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Subasta a la Baja Electrónica
Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID Nº 282851
En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 16:55 del día 8/4/2015,

 en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. Nº 961 casi Tte Fariña, en la dirección
 web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución N°1408/14, finaliza la 

SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID Nº 282851 -
ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LOS SERVICIOS DE TERAPIA INTENSIVA DE LOS DISTINTOS CENTROS ASISTENCIALES

 de la Institución:

Código Verificador: cdb5fd439ea6f7b894eaba462a36579f

 

Nivel de Entidad: PODER EJECUTIVO

Entidad: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

UOC: Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C) - Dirección Operativa de Contrataciones(D.O.C) - Nivel 
Central

Código SICP: 1451

 

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

				Listado de Avisos
No existen avisos para esta subasta

 

    Listado de Consultas

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En el Item 18 DEFIBRILADOR
Donde dice: Selección de energía de 1 hasta 200 joules mediante botones en el panel del equipo o en la palas.
Solicitamos se puedan cotizar equipos con selección de energía desde 5 joules para dar mayor participación a los 
proveedores. 

En el Item 18 DEFIBRILADOR
Donde dice: Monitor con pantalla liquido LCD de alta resolución de 6 pulgadas como mínimo o mejor.
Solicitamos se puedan cotizar equipos con pantallas de LCD a partir de 5.7 pulgadas para dar mayor 
participación a los proveedores.

En el Item 18 DEFIBRILADOR
Donde dice: Compatibilidad con redes WIFI.
Solicitamos se puedan cotizar equipos con sistema de gestión de datos a través de tarjetas de memoria en vez de 
WIFI  para dar mayor participación a los proveedores.

19-11-2014 12:05:09

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Se podrán ofertar desfibriladores con selección de energía de 5 joules, o menos, hasta 200 joules mediante 
botones en el panel del equipo o en la palas. Remitirse a la Adenda N° 02

03-12-2014 15:28:19

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice: Batería interna para autonomía de dos (2) horas, como mínimo. Se solicita a la Convocante si el 
equipo a ofertar puede tener una batería con una duración mínima de una (1) hora como mínimo

20-11-2014 15:55:36

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC 03-12-2014 15:29:24

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde Dice ECG
Velocidad de barrido: 12.5, 25, 50 and 100mm/seg.
Se solicita a la Convocante si se puede ofertar equipos con velocidad de barrido de hasta 50mm/seg

20-11-2014 15:58:10

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora
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Se podrán ofertar monitores con velocidad de barrido para ECG de 12.5, 25 y 50 mm/seg; o mayor. Remitirse a 
la Adenda N° 02

03-12-2014 15:30:05

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde Dice: ECG
Límites de Alarma seleccionable
Limite alto: 100 a 200lpm
Limite bajo: 30 a 100 lpm

Se solicita a la Convocante si estos parámetros pueden ser opcionales?

20-11-2014 15:59:45

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC 03-12-2014 15:31:10

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde Dice: PULSO
Rango de pulso 30~250lpm
Se solicita a la Convocante aplicar un rango de variación de + - 10 lpm

20-11-2014 16:01:11

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

La variación de +/- 10 lpm se aplica al límite superior del rango de pulso. Para el límite inferior se mantiene el 
valor de 30 lpm. Es decir, se aceptarán monitores con rango de pulso: Límite inferior 30 lpm. Límite superior 250 
lpm +/- 10 lpm. Remitirse a la Adenda N° 02

03-12-2014 15:33:21

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde Dice: PULSO
Curva de pletismografía
Se consulta a la Convocante si este parámetro puede ser considerado como opcional.

20-11-2014 16:02:39

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC. 03-12-2014 15:35:10

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde Dice: RESPIRACIÓN
Limite de Alarma seleccionable
Limite alto: 6 a 120 rpm
Limite bajo: 3 a 120 rpm

Se solicita a la Convocante si estos parámetros pueden ser opcionales?

20-11-2014 16:04:23

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC. 03-12-2014 15:35:26

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde Dice: RESPIRACIÓN
Velocidad de barrido: Al menos de 12.5, 25, 50mm/seg.
Se solicita a la Convocante si se puede cotizar equipos con velocidad de barrido de 6.25, 12.5, 25mm/s

20-11-2014 16:06:26

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC. 03-12-2014 15:35:42

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde Dice: PRESIÓN NO INVASIVA (NIBP)
Rango de medición de Pulso: 30 - 250lpm.

Se solicita a la Convocante aplicar un Rango de variación de +- 10 lpm.

20-11-2014 16:08:13

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

La variación de +/- 10 lpm se aplica al límite superior del rango de pulso. Para el límite inferior se mantiene el 
valor de 30 lpm. Es decir, se aceptarán monitores con rango de pulso: Límite inferior 30 lpm. Límite superior 250 
lpm +/- 10 lpm. Remitirse a la Adenda N° 02

03-12-2014 16:00:04

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde Dice: Con batería interna para autonomía de dos (2) horas como mínimo.

Se solicita a la Convocante si se puede ofertar un equipo con batería interna de una (1) hora como mínimo?

20-11-2014 16:11:32

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC. 03-12-2014 15:38:05
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CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde Dice: ECG
Velocidad de barrido: 12.5, 25, 50 and 100mm/seg.

Se solicita a la Convocante si se puede ofertar equipos con velocidad de barrido de hasta 50mm/seg.

20-11-2014 16:13:13

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Se podrán ofertar monitores con velocidad de barrido para ECG de 12.5, 25 y 50 mm/seg; o mayor. Remitirse a 
la Adenda N° 02

03-12-2014 15:39:08

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde Dice: ECG
Limite de Alarma Seleccionable
Limite Alto: 100 a 200 lpm
Limite bajo: 30 a 100 lpm

Se solicita a la Convocante si estos parámetros pueden ser opcionales de ofertar?

20-11-2014 16:14:35

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC. 03-12-2014 15:39:59

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice: PULSO
Rango de pulso: 30~250 lpm

Se solicita a la Convocante aplicar un rango de variación de +- 10 lpm

20-11-2014 16:16:15

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

La variación de +/- 10 lpm se aplica al límite superior del rango de pulso. Para el límite inferior se mantiene el 
valor de 30 lpm. Es decir, se aceptarán monitores con rango de pulso: Límite inferior 30 lpm. Límite superior 250 
lpm +/- 10 lpm.  Remitirse a la Adenda N° 02

03-12-2014 15:42:06

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde Dice: PULSO

Curva de pletismografía

Se solicita a la Convocante si este parámetro puede ser tenido en cuenta como opcional?

20-11-2014 16:17:43

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC 03-12-2014 15:43:11

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde Dice: PRESION NO INVASIVA (NIBP)

Rango de medición de presión:
SYS: 40~250 (mmHg)
DIA: 15~250 (mmHg)

Se solicita a la Convocante aplicar un rango de variación de +- 20 mmHg para ambos parametros

20-11-2014 16:20:05

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC 03-12-2014 16:00:49

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde Dice: PRESION NO INVASIVA (NIPB)

Rango de Medición de Presión
SYS: 40~250 (mmHg)
DIA: 15~200(mmHg)

Se solicita a la Convocante aplicar un rango de variación de +- 20 mmHg para ambos parámetros

20-11-2014 16:22:06

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC 03-12-2014 16:01:39

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice: Batería interna para una autonomía de dos (2) horas como mínimo.

Se solicita a la Convocante si se puede ofertar equipos con batería interna de una (1) hora como mínimo

20-11-2014 16:25:12
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RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC 03-12-2014 16:38:46

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde Dice: ECG

Velocidad de barrido: 12.5, 25, 50 and 100 mm/seg

Se solicita a la Convocante si se puede ofertar equipos con velocidad de barrido de hasta 50mm/seg?

20-11-2014 16:28:04

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Se podrán ofertar monitores con velocidad de barrido para ECG de 12.5, 25 y 50 mm/seg; o mayor. Remitirse a 
Adenda N° 02

03-12-2014 16:39:21

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice: ECG

Limite de Alarma seleccionable:
Limite alto: 100 a 200 lpm
Limite bajo: 30 a 100 lpm

Se solicita  la Convocante si estos parámetros pueden ser tenidos en cuenta en carácter de opcional a la hora de 
ofertar los equipos?

20-11-2014 16:30:34

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Deberá ajustarse a las Especificaciones técnicas solicitadas. Se aclara que las características solicitadas en el PBC 
son mínimas.

04-12-2014 16:02:16

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice: PULSO

Rango de pulso 30~250 lpm

Se solicita a la Convocante aplicar un rango de variación de +- 10 lpm

20-11-2014 16:32:07

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

La variación de +/- 10 lpm se aplica al límite superior del rango de pulso. Para el límite inferior se mantiene el 
valor de 30 lpm. Es decir, se aceptarán monitores con rango de pulso: Límite inferior 30 lpm. Límite superior 250 
lpm +/- 10 lpm. Remitirse a la Adenda N° 02

03-12-2014 17:42:40

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde Dice: PULSO

Curva de Pletismografía
se solicita a la Convocante si este parámetro puede ser de carácter OPCIONAL a la hora de ofertar este ítem?

20-11-2014 16:33:32

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC 03-12-2014 17:43:22

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde Dice: RESPIRACIÓN

Limites de Alarma Seleccionable
Limite alto: 6 a 120 rpm
Limite bajo: 3 a 120 rpm

Se solicita a la Convocante si estos parámetros pueden ser considerados como OPCIONALES a la hora de ofertar 
los equipos?

20-11-2014 16:35:41

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC 03-12-2014 17:43:34

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde Dice: RESPIRACIÓN

Velocidad de Barrido: 12.5, 25,50 and 100mm/seg

Se solicita a la Convocante si se puede ofertar equipos con velocidad de baarrido de 6.25, 12.5 y 50mm/seg?

20-11-2014 16:37:09

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC 03-12-2014 17:43:49
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CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Por tratarse de grandes cantidades, solicitamos a la Convocante, tenga a bien extender el plazo de entrega a 90 
(noventa) días, contados a partir del cobro del Anticipo.

20-11-2014 16:37:49

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Remitirse a la Adenda N° 02 03-12-2014 17:44:18

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

¿Cuáles son los lugares designados por el MSPyBS para la entrega de estos bienes? 20-11-2014 16:38:21

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Remitirse a la Adenda N° 02 03-12-2014 17:45:11

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En la Sección III. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. ITEM 1: Cama Eléctrica con Balanza para UTI 
ADULTOS
Solicitamos a la convocante tenga a bien permitir cotizaciones de camas con trendelemburg +10° y 
trendelemburg inverso -10°. Consideramos razonable este pedido, pues en la altura (mínima y máxima) la 
Convocante otorga un rango de variación de +/- 10 y 15 cms respectiva (aproximadamente 25% de variación 
sobre el valor original), por lo que creemos que también podría otorgar esta variación para los movimientos de 
trendelumburg y trendelemburg inverso

20-11-2014 16:39:04

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC 03-12-2014 17:45:44

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En la Sección III. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. ITEM 2: Cama Eléctrica con Balanza para UTI 
PEDIATRICA
Solicitamos a la convocante tenga a bien permitir de camas con trendelemburg +10° y trendelemburg inverso 
-10°. Por las razones expuestas para el item 1.

20-11-2014 16:39:30

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC 03-12-2014 17:46:51

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice: RESPIRACIÓN

Alarma de apnea con período programable de apnea de 5s a 40s o menos

Se solicita a la Convocante si se puede ofertar equipo con velocidad de apnea de 10s a 60s?

20-11-2014 16:40:13

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Se podrán ofertar monitores con alarma de apnea con períodos programables de apnea de 10seg o menos, a 40seg 
o más. Remitirse a la Adenda N° 02

03-12-2014 17:47:43

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En la Sección III. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. ITEM 2: Cama Eléctrica con Balanza para UTI 
PEDIATRICA
Solicitamos a la convocante tenga a bien incorporar un rango de variación de +/- 10 cms en la Altura mínima. En 
otras medidas otorgan variaciones, por lo que consideramos que en esta Altura mínima también se debería 
permitir ligeras variaciones.

20-11-2014 16:40:19

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Remitirse a la Adenda N° 02 03-12-2014 17:48:28

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde Dice: PRESION NO INVASIVA (NIBP)

Rango de medición de Pulso: 30-250 lpm
Se solicita a la Convocante aplicar un rango de variación de +- 10 lpm

20-11-2014 16:42:01

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

La variación de +/- 10 lpm se aplica al límite superior del rango de pulso. Para el límite inferior se mantiene el 
valor de 30 lpm. Es decir, se aceptarán monitores con rango de pulso: Límite inferior 30 lpm. Límite superior 250 
lpm +/- 10 lpm. Remitirse a la Adenda N° 02

03-12-2014 17:49:52

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora
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Donde Dice: PRESION NO INVASIVA (NIBP)

Rango de medición de Presión:
SYS: 40~250 (mmHg)
DIA: 15~200 (mmHg)

Se solicita a la Convocante aplicar un rango de variación de +-20 mmHg para ambos parametros

20-11-2014 16:43:53

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC 03-12-2014 17:50:12

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Se solicita a la Convocante incluya por escrito que este tipo de mantenimiento no incluye arreglos o fallas por 
mal uso de los mismos.

20-11-2014 16:55:50

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Remitirse a la Adenda N° 02 03-12-2014 17:50:33

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Se consulta a la Convocante si los lugares de entrega serán en Asunción? 20-11-2014 16:56:38

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Remitirse a la Adenda N° 02 03-12-2014 17:50:59

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Se solicita a la Convocante aclarar una vez que salga la resolución de pago de intereses en cuanto tiempo la 
Convocante debe de realizar el pago.

20-11-2014 16:57:52

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Favor remitirse a la CGC 14.5, se establecen 60 días calendario después de la aprobación de la Factura por parte 
de la Contratante.

04-12-2014 16:03:54

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Se solicita a la Convocante aclarar a que se refiere con "..no pudiendo considerarse un atraco en la entrega del 
monto en concepto de anticipo financiero dentro de dicho plazo?

20-11-2014 16:59:30

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Se aclara que la Convocante posee 60 días corridos a partir de la solicitud para el desembolso del anticipo 
financiero, por tanto dentro de ese plazo no se podrá considerar que la Convocante incurra en retrasos por falta de 
pago.

04-12-2014 16:08:39

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Se solicita a la Convocante aclarar por cada item ofertado si debemos presentar contratos anteriores del mismo 
bien? ya que colocan de bienes similares y luego citan bienes que se solicitan en este llamado.

20-11-2014 17:01:25

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Remitirse a la Adenda Nº 04 19-01-2015 12:13:38

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Favor aclarar si los monitores deben ser modulares. 20-11-2014 17:09:44

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

No se requiere que los monitores sean modulares. 03-12-2014 17:52:49

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde se solícita: Lecho del paciente: Ancho: en el rango de 45 a 60 cms. Largo: en el rango de 95 a 115 cms. 
Solicitamos que el largo del lecho sea de entre 65 y 90 cm, más que suficiente para el tratamiento de un neonatal.

20-11-2014 17:38:54

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC 03-12-2014 17:53:36

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde solicitan Distancia mínima del calentador al lecho del paciente: 80 cm solicitamos que la distancia sea 
desde 75 cm, el cual se encuentra dentro de las normas de calidad y permitiría mayor participación

20-11-2014 17:40:22

RESPUESTAS
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Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Se podrán ofertar Servocunas con distancia mínima del calentador al lecho del paciente: 75 cm. Remitirse a la 
Adenda N° 02

03-12-2014 17:54:11

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde solicitan: Rango de temperatura de aire 15ºC +/- 2° a 40ºC +/- 2°, solicitamos eliminar esta 
especificación ya que corresponde a la especificación de una incubadora, no a servocunas.

20-11-2014 17:41:30

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Rango de control de temperatura: 35°C o menos a 37ºC o más, con límite superior no mayor a 39ºC. Remitirse a 
la Adenda N° 02

03-12-2014 17:54:55

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde se solicita: Lámpara o elemento calefactor abatible en ambos lados que permita fácil acceso de equipos 
de rayos X. Deberá seguir calentando al paciente durante las maniobras solicitamos que se permita la 
participación a equipos cuyo calefactor sea abatible a uno de los lados, ya que permitiría mayor participación y 
no afectaría a calidad de tratamiento en el equipo.

20-11-2014 17:41:58

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC 03-12-2014 17:56:32

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde se solicita: Idioma de paneles: Español o Inglés con su correspondiente pictografía, considerando que 
estos equipos también a más de los Médicos, son utilizados por Licenciadas y Técnicos en Enfermería, 
solicitamos se considere solo el idioma español, para contar con mayor seguridad a la hora de su utilización.

20-11-2014 17:50:02

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC 03-12-2014 17:56:57

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde se solicita: Alarmas: Temperatura cutánea: ± 0,3° C del punto seleccionado, solicitamos se permita 
cotizar equipos con  ± 1° C, para dar una mayor participación de proveedores, además con la sensibilidad 
solicitada las alarmas estarían activándose constantemente, poco aplicable.

20-11-2014 17:50:31

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC 03-12-2014 17:57:11

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde se solicita: Luminoterapia:  Integrada al cabezal radiante, solicitamos permitan cotizar equipos cuyas 
luminoterapias están integradas al equipo, y no necesariamente al cabezal radiante, el cual no aporta ninguna 
mejora en la calidad ni en el tratamiento.

20-11-2014 17:51:04

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC 03-12-2014 17:57:24

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde se solicita: Luminoterapia:   Área mínima de cobertura de radiación sobre lecho del paciente: 400 mm. x  
200 mm, solicitamos permitan cotizar equipos con cobertura de 300mm x 200mm, donde las diferencia es 
mínima y permitirían la participación de marcas importantes del mercado.

20-11-2014 17:51:35

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Se podrán ofertar servocunas con luminoterapia con área mínima de cobertura de radiación sobre lecho del 
paciente de 300 mm. x 200 mm. Remitirse a la Adenda N° 02

03-12-2014 17:58:05

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde se solicita Movimiento de Trendelemburg directo e inverso, de al menos 10° o mayor al respecto 
solicitamos considerar que dicho movimiento sea de al menos 15° o mayor, de manera a que el tratamiento sea 
más efectivo, de menor plazo y de menos costo

20-11-2014 17:53:10

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC 03-12-2014 17:58:25

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde se solícita: Modulo integrado para medición de saturación de oxígeno, sugerimos eliminar esta 
medición ya que está incluida en los monitores que acompañan a las incubadoras en una sala de UTI.

20-11-2014 17:53:52

RESPUESTAS
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Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC 03-12-2014 17:59:26

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde solicitan Gráficas de tendencias de temperatura, humedad, saturometría y peso, sugerimos Gráficas de 
tendencias de temperatura, humedad y peso.

20-11-2014 17:55:13

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC 03-12-2014 17:59:37

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde solicitan: Tamaño de partículas eliminadas: 0.3 micrones o menos.   Solicitamos aceptar equipos con 
filtros de 0.5 micrones y  99.9% de eficacia que cumple con normas de calidad internacionales

20-11-2014 17:55:49

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Se podrán ofertar incubadoras con filtros de 0.5 micrones, o menos, y 99.9% de eficacia. Remitirse a la Adenda N
° 02

03-12-2014 18:00:27

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde se solicita: Pantalla LCD de la incubadora con control de brillo,  solicitamos considerar a que el control 
de brillo sea opcional, para permitir mayor participación.

20-11-2014 17:56:17

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC 03-12-2014 18:00:49

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde se solicita: Movimiento de Trendelemburg directo e inverso, accionado eléctricamente, de al menos 10°, 
respectivamente, con precisión de +/- 1° o menor al respecto solicitamos considerar que dicho movimiento sea 
de al menos 15° o mayor, de manera a que el tratamiento sea más efectivo, de menor plazo y de menos costo.

20-11-2014 17:56:55

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC 03-12-2014 18:01:03

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En el punto donde se solicita para el ECG: Velocidad de barrido: 12.5, 25, 50 and 100 mm/seg., solicitamos sean 
aceptados monitores con velocidad de barrido de  6,25 mm/s, 12,5 mm/s,  25 mm/s, 50 mm/s, para dar mayor 
apertura a la posibilidad de participación y considerando que marcas como Dragger, Philips, Spacelab y Mindray 
llegan hasta 50 mm/s.

20-11-2014 17:58:05

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Se podrán ofertar monitores con velocidad de barrido para ECG de 12.5, 25 y 50 mm/seg; o mayor. Remitirse a 
la Adenda N° 02

03-12-2014 18:01:56

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice: Monitoreo y despliegue del segmento ST en todas las derivaciones monitorizada, consultamos si el  
monitor deberá poder realizar monitoreo, despliegue y análisis del segmento ST en todas las derivaciones 
monitorizadas?

20-11-2014 17:58:33

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

En este punto se aclara que como mínimo, el monitor deberá tener la función de monitoreo y despliegue del 
segmento ST en todas las derivaciones monitorizadas. Se podrán ofertar monitores, que además, incluyan la 
función de análisis del segmento ST

03-12-2014 18:02:18

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice: Detección de por lo menos 10 tipos de arritmias, considerando que los monitores serán instalados en 
terapias polivalentes, sugerimos que el monitor pueda detectar y analizar al menos 20 tipos de arritmias.

20-11-2014 17:59:20

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

En este punto se aclara que como mínimo, el monitor deberá tener la función de detección de por lo menos 10 
tipos de arritmias. Se podrán ofertar monitores que tengan la función de detección y análisis de 10 o más tipos de 
arritmias.

03-12-2014 18:03:16

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En el punto donde se solicita para respiración: Velocidad de barrido: Al menos de 12.5, 25, 50 mm/seg. 
solicitamos sean aceptados monitores con velocidad de barrido de  6,25 mm/s, 12,5 mm/s,  25 mm/s, para dar 
mayor apertura a la posibilidad de participación y considerando que la mayor velocidad de barrido no aporta un 
beneficio clínico al paciente.

20-11-2014 17:59:41
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RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC 03-12-2014 18:03:53

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Con respecto a la presión invasiva, solicitamos se amplíe la exactitud de  ± 1mmHg o 2%, el que sea mayor  a 
una exactitud de ±4 mmHg (±0,53 kPa) o ±4% de lectura, el valor que sea mayor.

20-11-2014 18:00:10

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC 03-12-2014 18:04:05

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Considerando que estos productos deben tener una vida útil entre cinco y diez años, sugerimos que soliciten 
monitores de tipo modular con espacio para agregar a futuro módulos como ser: otras presiones invasivas, gasto 
cardiaco, capnografía, etc.

20-11-2014 18:00:28

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC 03-12-2014 18:04:16

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En relación al parámetro de saturación de Oxígeno, deberá contar con tecnología de saturación sensible a la baja 
perfusión y tolerancia a los movimientos comprobable mediante papers (tipo Nellcor, FAST o Massimo)?

20-11-2014 18:01:01

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Remitirse a la Adenda N° 02 03-12-2014 18:04:51

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

El monitor debe venir preparado con el software para medir hasta cuatro presiones invasivas a futuro, solo con la 
incorporación de nuevos módulos?

20-11-2014 18:01:37

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Se requiere dos (2) canales para medición de presiones invasivas (PI), como mínimo. Remitirse a la Adenda N° 
02

03-12-2014 18:05:27

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Considerando que solicitan pantalla de 15 y gran cantidad de parámetros, sugerimos que este monitor cuente 
con al menos  10 curvas simultáneas.

20-11-2014 18:30:21

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC 03-12-2014 18:05:56

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Debido a que estos monitores para UTI donde se estima una internación de larga duración, sugerimos que donde 
dice: tendencias hasta 72 horas, como mínimo, de todos los parámetros seleccionables por el usuario, esta 
capacidad sea ampliada a tendencias de  200 horas como mínimo de todos los parámetros

20-11-2014 18:31:24

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC 03-12-2014 18:06:29

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Considerando que estos monitores serán usados con pacientes muy críticos, sugerimos que el parámetro de ECG 
cuente con las 12 derivaciones de manera simultánea: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6

20-11-2014 18:31:42

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC 03-12-2014 18:06:42

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En el punto donde se solicita para el ECG: Velocidad de barrido: 12.5, 25, 50 and 100 mm/seg., solicitamos sean 
aceptados monitores con velocidad de barrido de  6,25 mm/s, 12,5 mm/s,  25 mm/s, 50 mm/s, para dar mayor 
apertura a la posibilidad de participación y considerando que marcas como Dragger, Philips, Spacelab y Mindray 
llegan hasta 50 mm/s.

20-11-2014 18:32:15

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Se podrá ofertar monitores con velocidad de barrido para ECG de 12.5, 25 y 50 mm/seg; o mayor. Remitirse a la 
Adenda

03-12-2014 18:07:39
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CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice: Monitoreo y despliegue del segmento ST en todas las derivaciones monitorizada, el monitor deberá 
poder realizar monitoreo, despliegue y análisis del segmento ST en todas las derivaciones monitorizadas?

20-11-2014 18:32:32

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

En este punto se aclara que como mínimo, el monitor deberá tener la función de monitoreo y despliegue del 
segmento ST en todas las derivaciones monitorizadas. Se podrán ofertar monitores, que además, incluyan la 
función de análisis del segmento ST.

03-12-2014 18:08:09

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice: Detección de por lo menos 10 tipos de arritmias, considerando que los monitores podrán ser 
instalados en terapias polivalentes, sugerimos que el monitor pueda detectar y analizar al menos 20 tipos de 
arritmias

20-11-2014 18:33:13

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

En este punto se aclara que como mínimo, el monitor deberá tener la función de detección de por lo menos 10 
tipos de arritmias. Se podrán ofertar monitores que tengan la función de detección y análisis de 10 o más tipos de 
arritmias

03-12-2014 18:08:37

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En el punto donde se solicita para respiración: Velocidad de barrido: Al menos de 12.5, 25, 50 mm/seg. 
solicitamos sean aceptados monitores con velocidad de barrido de  6,25 mm/s, 12,5 mm/s,  25 mm/s, para dar 
mayor apertura a la posibilidad de participación y considerando que la mayor velocidad de barrido no aporta un 
beneficio clínico al paciente.

20-11-2014 18:33:32

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC 03-12-2014 18:09:37

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Con respecto a la presión invasiva, solicitamos se amplie la exactitud de  ± 1mmHg o 2%, el que sea mayor , a 
exactitud de ±4 mmHg (±0,53 kPa) o ±4% de lectura, el valor que sea mayor

20-11-2014 18:33:54

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC 03-12-2014 18:09:50

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Considerando que estos productos deben tener una vida útil entre cinco y diez años, sugerimos que soliciten 
monitores de tipo modular con espacio para agregar a futuro módulos como ser: otras presiones invasivas, gasto 
cardiaco, capnografía, etc..

20-11-2014 18:34:15

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC 03-12-2014 18:09:58

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

El parámetro de saturación de Oxígeno deberá contar con tecnología de saturación sensible a la baja perfusión y 
tolerancia a los movimientos comprobable mediante papers (tipo Nellcor, FAST o Massimo)?

20-11-2014 18:34:30

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Remitirse a la Adenda N° 02 03-12-2014 18:10:44

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

El monitor debe venir preparado con el software para medir hasta cuatro presiones invasivas a futuro solo con la 
incorporación de nuevos módulos?

20-11-2014 18:34:47

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Se requiere dos (2) canales para medición de presiones invasivas (PI), como mínimo. Remitirse a la Adenda N° 
02

03-12-2014 18:11:07

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En el punto donde se solicita para el ECG: Velocidad de barrido: 12.5, 25, 50 and 100 mm/seg., solicitamos sean 
aceptados monitores con velocidad de barrido de  6,25 mm/s, 12,5 mm/s,  25 mm/s, 50 mm/s, para dar mayor 
apertura a la posibilidad de participación y considerando que marcas como Dragger, Philips, Spacelab y Mindray 
llegan hasta 50 mm/s.

20-11-2014 18:35:44

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora
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Se podrán ofertar monitores con velocidad de barrido para ECG de 12.5, 25 y 50 mm/seg; o mayor. Remitirse a 
la Adenda N° 02

03-12-2014 18:11:45

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En relación al parámetro de respiración el rango de 120 rpm es bajo para neonatología. Sugerimos que el rango 
de respiración sea de 0 a 170 rpm

20-11-2014 18:36:01

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Debe decir: RESPIRACIÓN: Rango: 0 a 150 rpm, o mayor. Remitirse a la Adenda N° 02 03-12-2014 18:12:46

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice Trendelemburg de 15° como minino. Se deja en 13° como mínimo. "Favor aclarar cual es la 
angulación de trendelemburg solicitada."

20-11-2014 18:36:14

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Debe Decir: Trendelemburg de 13°, como mínimo. Remitirse a la Adenda N° 02 03-12-2014 18:13:14

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En el punto donde se solicita para respiración: Velocidad de barrido: Al menos de 12.5, 25, 50 mm/seg. 
solicitamos sean aceptados monitores con velocidad de barrido de  6,25 mm/s, 12,5 mm/s,  25 mm/s, para dar 
mayor apertura a la posibilidad de participación y considerando que la mayor velocidad de barrido no aporta un 
beneficio clínico al paciente.

20-11-2014 18:36:22

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC. 03-12-2014 18:13:30

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En el punto de alarma de apnea con período programable de apnea de 5s a 40s, o menos, podrían aceptar equipos 
con período programable de apnea de 10 a 60 segundos?

20-11-2014 18:36:40

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Se podrán ofertar monitores con alarma de apnea con períodos programables de apnea de 10seg o menos, a 40seg 
o más. Remitirse a la Adenda N° 02

03-12-2014 18:13:54

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Con respecto a la presión invasiva, solicitamos se amplíe la exactitud de  ± 1mmHg o 2%, el que sea mayor , a 
exactitud de ±4 mmHg (±0,53 kPa) o ±4% de lectura, el valor que sea mayor

20-11-2014 18:37:01

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC. 03-12-2014 18:14:10

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

El parámetro de saturación de Oxígeno deberá contar con tecnología de saturación sensible a la baja perfusión y 
tolerancia a los movimientos comprobable mediante papers (tipo Nellcor, FAST o Massimo)que es 
particularmente importante en neonatología?

20-11-2014 18:37:20

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Remitirse a la Adenda N° 02 03-12-2014 18:14:31

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Solicitan la función de silla cardiaca. "Favor aclarar si esto se debe realizar con un solo botón" 20-11-2014 18:37:32

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Remitirse a la Adenda N° 02 03-12-2014 18:15:24

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En relación a la batería solicitada, solicitamos  aclarar si esta debe alimentar el ventilador, la pantalla y el 
compresor interno, ya que existen equipos que solo alimentan en ventilador, sin alimentar la pantalla, ni el 
modulo compresor.

20-11-2014 18:38:11

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Remitirse a la Adenda N° 02 03-12-2014 18:16:03

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora
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Donde dice posición mecánica de RCP. "Favor aclarar si se necesita además la función de RCP eléctrica con un 
solo botón."

20-11-2014 18:38:14

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Remitirse a la Adenda N° 02 03-12-2014 18:16:28

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Consultamos si la cama debe contar con modulo de llamada  a enfermería para mayor comodidad del paciente. 20-11-2014 18:38:53

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

No se requiere módulo de llamada a enfermería. Se aclara que las características solicitadas en el PBC son 
mínimas, no limitativas. Se aceptaran equipos que cuenten con características técnicas superiores.

03-12-2014 18:17:32

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En relación a la Ventilación no Invasiva VNI, sugerimos que debe estar disponible en  todos los modos 
respiratorios y también establecer el rango mínimo de compensación de fugas que sugerimos en 70 LPM.

20-11-2014 18:39:08

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Se aclara que las características solicitadas en el PBC son mínimas, no limitativas. Se podrán ofertar equipos que 
cuenten con características técnicas superiores

03-12-2014 18:17:53

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice Balanza integrada en la plataforma de la cama. "Favor aclarar si la misma deberá incluir sistema de 
monitoreo de salida del paciente de la cama"

20-11-2014 18:39:31

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Remitirse a la Adenda N° 02 03-12-2014 18:18:17

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En relación a los modos ventilatorios solicitados, convendría agregar  el modo PRVC (regulado por presión, 
controlado por volumen)

20-11-2014 18:40:18

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Se aclara que las características solicitadas en el PBC son mínimas, no limitativas. Se podrán ofertar equipos que 
cuenten con características técnicas superiores

03-12-2014 18:19:48

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Favor aclarar si la cama deberá contar con alarma audible y sonora de batería baja para mayor seguridad del 
paciente cuando la cama no este conectada a la red eléctrica.

20-11-2014 18:40:22

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC 03-12-2014 18:20:29

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice: Tiempo Inspiratorio (seg): Límite Inferior 0,5 o menor y Límite superior  8 o mayor, solicitamos 
aceptar equipos con un Tiempo Inspiratorio (seg): Límite Inferior 0,5 o menor y Límite superior  5 o mayor y 
que con este rango se tiene margen más que suficiente para cualquier tipo de paciente y patología.

20-11-2014 18:40:57

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC 03-12-2014 18:20:42

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Consultamos si la cama debe tener control con pedales hands free. 20-11-2014 18:41:23

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC 03-12-2014 18:20:54

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde die: Con pantalla táctil TFT de 15, como mínimo, solicitamos aceptar equipos con pantalla táctil TFT 
de 12, como mínimo de tal forma a permitir mayor participación.

20-11-2014 18:41:34

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC 03-12-2014 18:21:06

CONSULTA
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Consulta Realizada Fecha Hora

En relación a los modos ventilatorios solicitados y  considerando que estos equipos son para uso neonatal 
sugerimos incluir los modos standard mas  utilizados en neonatología que son:
TCPL (ciclado por tiempo, limitado por presion)
Con volumen garantizado o Límite de volumen.
Nasal CPAP

20-11-2014 18:42:18

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Se aclara que las características solicitadas en el PBC son mínimas, no limitativas. Se podrán ofertar equipos que 
cuenten con características técnicas superiores

03-12-2014 18:21:25

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Hacemos notar que en este ítem es muy necesario incluir un humidificador y sus accesorios. Recomendamos 
humidificador servocontrolado, más el nuemro necesario de cámaras de humidificación, con todos sus cables y 
sensores.

20-11-2014 18:42:39

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Se aclara que por cada equipo ofertado se deberá incluir un humidificador servocontrolado, con dos cámaras de 
humidificación neonatal/pediátrico, con sus cables y sensores correspondientes. Remitirse a la Adenda N° 02

03-12-2014 18:21:55

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice "Flujo inspiratorio (lpm) limite inferior 1 o menor y limite superior 150 o mayor". Se podrá ofertar 
equipos con flujo  inspiratorio limite inferior  de 3 o menor ya que este parámetro solicitado de 1 lpm 
corresponde a equipos con opción de ventilación neonatal.

20-11-2014 18:42:58

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Se aceptaran equipos con  Flujo inspiratorio (lpm) límite inferior 3 o menor y limite superior 150 o mayor. 
Remitirse a la Adenda N° 02

03-12-2014 18:22:59

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice: VC-MMV (Ventilación mandatoria minuto, controlada por volumen), solicitamos  aceptar equipos 
con volumen garantizado y controlada por volumen.

20-11-2014 18:43:02

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Se aclara que las características solicitadas en el PBC son mínimas, no limitativas. Se podrán ofertar equipos que 
cuenten con características técnicas superiores o adicionales

03-12-2014 18:23:18

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice "Volumen corriente (mL) limite inferior 20 o menor y limite superior 2500 o mayor." Se podrán 
ofertar equipos con volumen corriente limite inferior 25 o menor considerando que la diferencia no es 
significativa en pacientes adultos?

20-11-2014 18:43:56

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Se podrán ofertar ventiladores pulmonares con  Volumen corriente (mL) límite inferior 25 o menor y limite 
superior 2.500 o mayor. Remitirse a la Adenda N° 02

03-12-2014 18:23:45

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice "Frecuencia respiratoria (rpm) limite inferior 5 o menor y limite superior 150 o mayor." Solicitamos 
poder ofertar equipos con frecuencia respiratoria de limite superior 100 o mayor ya que este parámetro solicitado 
corresponde a equipos con opción de ventilación neonatal.

20-11-2014 18:45:19

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Se podrán ofertar equipos con  Frecuencia respiratoria (rpm) límite superior 100 o mayor. Remitirse a la Adenda 
N° 02

03-12-2014 18:24:41

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice "Calculo de oclusión de presión" y "Calculo de fuerza inspiratoria negativa". Solicitamos dejar estas 
maniobras como opcional de manera a dar mayor participación de oferentes.

20-11-2014 18:46:15

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC 03-12-2014 18:27:25

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En relación a la compensación de fugas, sugerimos establecer un rango mínimo de por lo menos 70 LPM. 20-11-2014 18:46:18

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Se aclara que las características solicitadas en el PBC son mínimas, no limitativas. Se podrán ofertar equipos que 
cuenten con características técnicas superiores o adicionales

03-12-2014 18:27:48
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CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice: Volumen minuto de fugas (MVleak) solicitamos aceptar equipos que monitorizan fugas 
expresadas en volumen minuto o  en porcentaje.

20-11-2014 18:46:41

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Se aclara que las características solicitadas en el PBC son mínimas, no limitativas. Se podrán ofertar equipos que 
cuenten con características técnicas superiores o adicionales

03-12-2014 18:28:30

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En relación al punto que dice: Puertos USB, dos como mínimo solicitamos aceptar equipos con un puerto USB 
como mínimo más puerto MIB que es el que se usa para conexiones a sistemas hospitalarios.

20-11-2014 18:47:00

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Se aclara que las características solicitadas en el PBC son mínimas, no limitativas. Se podrán ofertar equipos que 
cuenten con características técnicas superiores o adicionales

03-12-2014 18:29:07

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Consultamos si el equipo debe contar con la modalidad  de ventilación proporcional asistida, ya que esta 
modalidad permite mayor variabilidad del volumen corriente durante la ventilacion proporcionando mayor 
confort para el paciente.

20-11-2014 18:47:08

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Remitirse a la Adenda N° 02 03-12-2014 18:29:28

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

1.	Considerando la aceptación y la amplia difusión que ha tenido en los últimos años el sistema servocontrolado 
de suministro de Oxígeno, que ha sido desarrollado para evitar la hiperoxigenacion del paciente y las graves 
consecuencias entre las que se encuentran las retinopatías (ceguera total o parcial del paciente) sugerimos 
considerar incluir la siguiente característica.

20-11-2014 18:47:32

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Se aclara que las características solicitadas en el PBC son mínimas, no limitativas. Se podrán ofertar equipos que 
cuenten con características técnicas superiores o adicionales

03-12-2014 18:29:43

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice "Parches para maniobras de RCP y para Marcapasos tamaño adulto: 20 unidades". Favor aclarar si 
estos parches deben ser  reutilizables o descartables , en caso de ser reutilizables, las cantidades serían las 
mismas?

20-11-2014 19:05:43

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Remitirse a la Adenda N° 02 03-12-2014 18:30:11

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Solicitamos a la convocante ampliar el plazo de entrega a 90 dias a partir del cobro del anticipo. 20-11-2014 19:13:24

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Remitirse a la Adenda N° 02 04-12-2014 16:11:50

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En el CGC 15.1 de las condiciones especiales del contrato, menciona que el anticipo sera del 20% del valor del 
total adjudicado. Solicitamos a la convocante, ampliar el porcentaje del anticipo al 50% del valor total adjudicado 
debido a las cantidades y tipos de equipos solicitados.

20-11-2014 19:15:44

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, de acuerdo art. 147 de la Ley 5142/14 "En la 
contratación de bienes , servicios, obras, y/o consultorías , el anticipo previsto no podrá ser superior al 30 % del 
valor del contrato"

04-12-2014 16:18:06

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice:
Accesorios incluidos por cada equipo:
1 (un) sujetador tipo universal.
Solicitamos permitan ofertar Oximetros sin este accesorio (sujetador tipo universal) atendiendo que los modelos 
de Oxímetros portátiles de la mayoría de los fabricantes no cuentan con este tipo de dispositivo y además se trata 
de un accesorio que no incide en el funcionamiento del equipo.

20-11-2014 19:16:19

RESPUESTAS



08-04-2015 15 de 73

    Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Remitirse a la Adenda N° 02 03-12-2014 18:32:14

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice:
Pantalla con visualizador de texto 4x20 caracteres, o mejor, empotrada en la puerta. Fondo iluminado, avisos 
ópticos y acústicos, con teclas de membrana para iniciar el programa.
Solicitamos permitan cotizar equipos provistos de pantalla con visualizador de texto 2 x 20 caracteres, o mejor, 
empotrada en la puerta. Fondo iluminado, avisos ópticos y acústicos, con teclas de membrana para iniciar el 
programa.

20-11-2014 19:16:57

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Remitirse a la Adenda N° 02 03-12-2014 18:32:41

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice:
Control de la temperatura durante la fase de desinfección a través de 2 sensores de temperatura en la parte 
inferior de la cámara.
Solicitamos permitan cotizar equipos con control de la temperatura durante la fase de desinfección a través de 2 
sensores de temperatura, uno en la parte inferior de la cámara y otro en el generador de vapor.

20-11-2014 19:17:20

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Remitirse a la Adenda N° 02 03-12-2014 18:33:06

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

1.	Donde solicitan Integrada por lámparas LED, solicitamos se incluyan que el tratamiento sea con luz azul para 
el tratamiento y luz blanca para la visualización del paciente, el cual permite evaluar el color de la piel del 
neonato.

21-11-2014 08:14:43

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Se aclara que las características solicitadas en el PBC son mínimas, no limitativas. Se podrán ofertar equipos que 
cuenten con características técnicas superiores o adicionales.

03-12-2014 18:33:47

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

2.	Donde solicitan: Contador de horas, solicitamos se especifique correctamente y se solicite que el equipo 
cuente por un lado, con contador de total de horas de funcionamiento que sirve para medir la vida útil de las 
lámparas led y contador de horas de tratamiento por cada paciente.

21-11-2014 08:15:14

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Se aclara que las características solicitadas en el PBC son mínimas, no limitativas. Se podrán ofertar equipos que 
cuenten con características técnicas superiores o adicionales.

03-12-2014 18:34:04

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

1- Donde dice ECG, velocidad de barrido 12.5,25,50 and 100mm/seg Solicitamos se permita ofertar equipos con 
Velocidad de barrido  12.5,25,50
2- Precisión: 1lpm o 1% cualquiera sea mayor, solicitamos permita ofertar equipos con precisión +/-2lpm
3- SpO2. Resolución +/-2% o menor. Solicitamos permita ofertar equipos con Resolución de +/-3% para el rango 
SpO2=50-69
4- Respiración:  Rango de 0-120rpm. Solicitamos permita ofertar equipos con rango de 4-120rpm
5- NIBP: Rango de Medisión de Presión 
SYS:40-250mmHg
DIA: 15-200mmHg
Solicitamos permita ofertar equipos con Rango de Medisión 
SYS: 60-270
DIA: 40-295 cuando se utilize para pacientes adultos 
Exactitud: 8mmHg

21-11-2014 08:29:33

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora
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1-	Donde dice ECG, velocidad de barrido 12.5, 25, 50 and 100mm/seg Solicitamos se permita ofertar equipos con 
Velocidad de barrido 12.5, 25, 50.
Respuesta: Se podrán ofertar monitores con velocidad de barrido para ECG de 12.5, 25 y 50 mm/seg; o mayor. 
Remitirse a la Adenda N° 02

2-	Precisión: 1lpm o 1% cualquiera sea mayor, solicitamos permita ofertar equipos con precisión +/-2lpm.
Respuesta: Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC
 
3-	SpO2. Resolución +/-2% o menor. Solicitamos permita ofertar equipos con Resolución de +/-3% para el rango 
SpO2=50-69.
 Respuesta: Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.

4-	Respiración: Rango de 0-120rpm. Solicitamos permita ofertar equipos con rango de 4-120rpm.
 Respuesta: Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.

5-	NIBP: Rango de Medición de Presión SYS:40-250mmHg DIA: 15-200mmHg Solicitamos permita ofertar 
equipos con Rango de Medición SYS: 60-270 DIA: 40-295 cuando se utilice para pacientes adultos Exactitud: 
8mmHg.
            Respuesta: Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC

03-12-2014 18:35:57

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

1- Donde dice distensibilidad o compliancia estatica y dinámica solicitamos permita ofertar ventiladores con 
compliancia estática

21-11-2014 08:36:01

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC 03-12-2014 18:36:49

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Elastancia, considerando que este parámetro se puede obtener con datos de compliancia solicitamos permita 
ofertar equipos que no cuenten con monitorización de Elastancia

21-11-2014 08:36:24

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC 03-12-2014 18:40:45

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice Trabajo respiratorio del paciente y trabajo inspiratorio total solicitamos permitan ofertar equipos que 
cuenten en lugar de estos con monitorización del trabajo impuesto

21-11-2014 08:39:00

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC 03-12-2014 18:41:11

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Solicitamos permitan ofertar equipos con monitor TFT de 12.5" 21-11-2014 08:40:53

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC 03-12-2014 18:41:29

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

ITEM 4 INCUBADORAS
Donde Dice: Movimiento de Trendelemburg directo e inverso, accionamiento eléctricamente.

Se pueden cotizar equipos con trendelemburg de accionamiento manual?

21-11-2014 08:40:53

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC 03-12-2014 18:42:51

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Solicitamos se permita ofertar equipos que no cuenten con modo de ventilación VC-MMV 21-11-2014 08:42:01

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC 03-12-2014 18:43:03

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

ITEM 5 - MONITORES MULTIPARAMETRICOS
Sugerimos soliciten monitores con tecnología de conectores inteligentes o modulares de tal manera a hacerlo 
ampliable y poder agregar parámetros en el futuro.

21-11-2014 08:42:37

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Se aclara que las características solicitadas en el PBC son mínimas, no limitativas. Se podrán ofertar equipos que 
cuenten con características técnicas superiores o adicionales.

03-12-2014 18:43:26
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CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

ITEM 6 - MONITORES MULTIPARAMETRICOS
Sugerimos soliciten monitores con tecnología de conectores inteligentes o modulares de tal manera a hacerlo 
ampliable y poder agregar parámetros en el futuro.

21-11-2014 08:43:12

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Se aclara que las características solicitadas en el PBC son mínimas, no limitativas. Se podrán ofertar equipos que 
cuenten con características técnicas superiores o adicionales.

03-12-2014 18:43:44

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

ITEM 7 - MONITORES MULTIPARAMETRICOS
Sugerimos soliciten monitores con tecnología de conectores inteligentes o modulares de tal manera a hacerlo 
ampliable y poder agregar parámetros en el futuro.

21-11-2014 08:43:50

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Se aclara que las características solicitadas en el PBC son mínimas, no limitativas. Se podrán ofertar equipos que 
cuenten con características técnicas superiores o adicionales.

03-12-2014 18:44:00

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

ITEM 5 - MONITORES MULTIPARAMETRICOS
Sugerimos soliciten Sistema gasto cardiaco continuo por software, ya que esto no representa un sobrecosto en 
insumos y provee datos sumamente importantes para el tratamiento médico.

21-11-2014 08:44:51

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC 03-12-2014 18:44:15

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

ITEM 6 - MONITORES MULTIPARAMETRICOS
Sugerimos soliciten Sistema gasto cardiaco continuo por software, ya que esto no representa un sobrecosto en 
insumos y provee datos sumamente importantes para el tratamiento médico.

21-11-2014 08:45:17

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC 03-12-2014 18:44:26

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

ITEM 7 - MONITORES MULTIPARAMETRICOS
Sugerimos soliciten Sistema gasto cardiaco continuo por software, ya que esto no representa un sobrecosto en 
insumos y provee datos sumamente importantes para el tratamiento médico.

21-11-2014 08:45:30

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC 03-12-2014 18:45:54

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

ITEM 18 - DESFIBRILADOR
Donde dice: Selección de energía de 1 hasta 200 julios mediante botones en el panel del equipo o en las palas.

Consulta: Se pueden cotizar equipos con tecnología bifásica con selección de energía de 0 a 270 julios con perilla 
giratoria que hace más fácil y rápida la selección de energía.

21-11-2014 08:47:19

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC 03-12-2014 18:46:08

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Frecuencia respiratoria (rpm) Limite inferior 0.5 o menor solicitamos se permita ofertar ventiladores con limite 
inferior 1 o menor

21-11-2014 08:47:49

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC 03-12-2014 18:46:19

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

ITEM 18 - DESFIBRILADOR
Donde dice: Asistencia durante maniobras de RCP con medición de profundidad y frecuencia de las 
compresiones.

Consulta: Se pueden cotizar equipos sin asistencia de RCP, o que se ponga como opcional debido a que una sola 
marca en el mercado lo posee.

21-11-2014 08:48:47

RESPUESTAS
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Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC 03-12-2014 18:46:36

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Solicitamos se permita ofertar equipos que no cuenten con puertos USB 21-11-2014 08:49:06

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC 03-12-2014 18:46:46

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

ECG: donde dice Velocidad de barrido 12.5, 25, 50 and 100mm/seg. Solicitamos permita ofertar equipos con 
velocidad de barrido 12.5, 25, 50

21-11-2014 08:53:31

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Se podrán ofertar monitores con velocidad de barrido para ECG de 12.5, 25 y 50 mm/seg; o mayor. Remitirse a 
la Adenda N° 02

03-12-2014 18:47:19

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

ECG precisión 1lpm o 1%. Solicitamos se permita ofertar equipos con precisión +/-2lpm 21-11-2014 08:54:25

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC 03-12-2014 18:47:35

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

ITEM 18 - DESFIBRILADOR
Donde dice: Compatibilidad con redes WIFI 

Sugerimos habiliten como alternativa  otras conexiones inalámbricas como Bluetooh por ejemplo, debido a que 
de esta manera el desfibrilador se puede conectar a cualquier dispositivo, PC, celulares, tablets, etc y luego 
trasmitir los datos a una red WIFI

21-11-2014 08:54:28

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC 03-12-2014 18:47:59

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

ITEM 18 - DESFIBRILADOR
Ya que estos equipos se suelen utilizar en Ambulacias sugerimos soliciten Certificación de vibración en 
Categoría 4 para uso en ambulancias terrestres y en Categoría 9 para transporte aéreo.

21-11-2014 08:55:07

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC 03-12-2014 18:48:37

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Rango de respiración de 0-120 rpm. Solicitamos se permita ofertar equipos que cuenten con rango a partir de 
4rpm

21-11-2014 08:55:42

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC 03-12-2014 18:48:53

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

NIBP. Rango de medición de Presión
SYS: 40-250mmHg
DIA:15-200mmHg
Solicitamos se permita ofertar equipos con rango de medición: 
SYS}: 60-270
DIA: 40-245
Precisión 8mmHg

21-11-2014 08:57:58

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC 03-12-2014 18:49:13

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora
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Favor aclarar si sera para ventilacio neonatal-pediatrico y debera contar con las siguientes caracteristicas:
1-Aclarar si devera contacon con Modos Ventilatorios: CPAP, CMV, SIMV, PSV y HFO como mìnimo.
2- solicitamos se admita Puerto de Entrada/Salida: RS-232, atendiendo que al tener mayor compatibilidad de 
puertos de E/S compatibles a los exitentes comercialmente como USB, se corre el riesgo de introduccion de virus 
y software maliciosos en el equipo.
3- Solicitamos que Volumen minuto de fugas sea OPCIONAL, atendiendo a que en equipos de casi todas la 
marcas se posee la posibilidad de medicion de fugas en porcentaje.
4-Solicitamos que medicion de EtCO2 sea OPCIONAL, teniendo en cuenta que durante terapias de HFO no se 
puede medir este parametro, siendo lo recomendado Medición de CO2, en flujo principal o lateral via percutanea.
5.Sugerimos Suministro de Gas: 40 o menor a 87 psi o mayor.

21-11-2014 08:58:02

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Favor aclarar si será para ventilación neonatal-pediátrico y deberá contar con las siguientes características: 
Respuesta: En las especificaciones técnicas del Ítem 10, en el PBC, en el punto de ?Descripción general? se 
menciona claramente que es para ventilación neonatal-pediátrico.

1-Aclarar si deberá contar con Modos Ventilatorios: CPAP, CMV, SIMV, PSV y HFO como mínimo. 
Respuesta: Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.

2- solicitamos se admita Puerto de Entrada/Salida: RS-232, atendiendo que al tener mayor compatibilidad de 
puertos de E/S compatibles a los existentes comercialmente como USB, se corre el riesgo de introducción de 
virus y software maliciosos en el equipo. 
Respuesta: Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.

3- Solicitamos que Volumen minuto de fugas sea OPCIONAL, atendiendo a que en equipos de casi todas la 
marcas se posee la posibilidad de medición de fugas en porcentaje. 
Respuesta: Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.

4-Solicitamos que medición de EtCO2 sea OPCIONAL, teniendo en cuenta que durante terapias de HFO no se 
puede medir este parámetro, siendo lo recomendado Medición de CO2, en flujo principal o lateral vía percutánea. 
Respuesta: Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.

5. Sugerimos Suministro de Gas: 40 o menor a 87 psi o mayor.
Respuesta: Para el suministro de gas se aceptará presión de Oxígeno en el rango de 40 psi, o menor, hasta 87 psi. 
Remitirse a la Adenda N° 02

03-12-2014 18:50:25

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Solicitamos se permita ofertar equipos con pantalla monocromática 21-11-2014 08:59:05

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC 03-12-2014 18:51:04

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Favor aclarar si sera para ventilacion neonatal pediatrico y si:
1-Aclarar si devera contacon con Modos Ventilatorios: CPAP, CMV, SIMV, PSV y HFO como mìnimo.
2- solicitamos se admita Puerto de Entrada/Salida: RS-232, atendiendo que al tener mayor compatibilidad de 
puertos de E/S compatibles a los exitentes comercialmente como USB, se corre el riesgo de introduccion de virus 
y software maliciosos en el equipo.
3- Solicitamos que Volumen minuto de fugas sea OPCIONAL, atendiendo a que en equipos de casi todas la 
marcas se posee la posibilidad de medicion de fugas en porcentaje.
4-Solicitamos que medicion de EtCO2 sea OPCIONAL, teniendo en cuenta que durante terapias de HFO no se 
puede medir este parametro, siendo lo recomendado Medición de CO2, en flujo principal o lateral via percutanea.
5.Sugerimos Suministro de Gas: 40 o menor a 87 psi o mayor.

21-11-2014 09:03:05

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Favor aclarar si será para ventilación neonatal-pediátrico y deberá contar con las siguientes características: 
Respuesta: En las especificaciones técnicas del Ítem 10, en el PBC, en el punto de ?Descripción general? se 
menciona claramente que es para ventilación neonatal-pediátrico.

1-Aclarar si deberá contar con Modos Ventilatorios: CPAP, CMV, SIMV, PSV y HFO como mínimo. 
Respuesta: Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.

2- solicitamos se admita Puerto de Entrada/Salida: RS-232, atendiendo que al tener mayor compatibilidad de 
puertos de E/S compatibles a los existentes comercialmente como USB, se corre el riesgo de introducción de 
virus y software maliciosos en el equipo. 
Respuesta: Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.

3- Solicitamos que Volumen minuto de fugas sea OPCIONAL, atendiendo a que en equipos de casi todas la 
marcas se posee la posibilidad de medición de fugas en porcentaje. 
Respuesta: Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.

4-Solicitamos que medición de EtCO2 sea OPCIONAL, teniendo en cuenta que durante terapias de HFO no se 
puede medir este parámetro, siendo lo recomendado Medición de CO2, en flujo principal o lateral vía percutánea. 
Respuesta: Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.

5. Sugerimos Suministro de Gas: 40 o menor a 87 psi o mayor.
Respuesta: Para el suministro de gas se aceptará presión de Oxígeno en el rango de 40 psi, o menor, hasta 87 psi. 
Remitirse a la Adenda N° 02

03-12-2014 18:51:58

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora
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Solicitan Compatibilidad con redes WIFI.
Solicitamos que esta caracteristica sea opcional o no excluyente, pues con ello limitan la libre comptetencia, ya 
que en el mercado existen muy pocas marcas que cumplen con dicho parámetro.

03-12-2014 14:01:45

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC 05-12-2014 15:56:10

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Sobre los accesorios donde dice circuito paciente reutilizable cantidad 6 (seis), favor confirmar las cantidades 
que creemos son excesivas, o que se podria deber a un error involuntario sugerimos que sean 3 (tres) circuitos ya 
que solicitan 3 (tres) filtros inspiratorios y exhalatorios.

03-12-2014 14:16:32

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Remitirse a la Adenda N° 04 16-12-2014 14:51:17

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Sobre los accesorios donde dice Sensor de flujo reusable, favor aclarar lo que solicitan como repuesto a cerca del 
mismo, ya que los ventiladores cuentan con sensor de flujo exhalatorio, sensor de flujo de aire, sensor de flujo de 
oxigeno, y de ser asi, las cantidades necesarias, o si lo que solicitan es un sensor de flujo exhalatorio interno que 
no necesita esterilizacion para la seguridad de los pacientes debido a que esta protegido contra infecciones 
asociadas al ventilador.

03-12-2014 14:17:51

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Remitirse a la Adenda N° 04 16-12-2014 14:51:46

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Sobre los accesorios, donde dice Un Humidificador con dos camaras tamaño adulto reutilizables con soporte para 
fijacion del ventilador, solicitamos aclarar si este accesorio es imprescindible ya que para pacientes adultos lo 
ideal es utilizar los filtros HME en lugar de los Humidificadores con camara, que son mejores para este tipo de 
pacientes.

03-12-2014 14:22:59

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Remitirse a la Adenda N° 3. Se aclara que hemos considerado necesario incluir este tipo de humidificador a fin 
de precautelar una eventual falta o desabastecimiento de filtros HME, por lo que se mantiene el requerimiento

16-12-2014 14:52:10

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice Ocho brazaletes reusables para medición de la presión no invasiva (PNI) tamaños: Cuatro adulto 
mediano, y cuatro adulto grande.
Se solicita a la Convocante si los tamaños estan correctos ya que según la descripción es para Neonatal

03-12-2014 14:59:38

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Remitirse a la Adenda N° 04 16-12-2014 14:52:45

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice Presion proporcional asistida, favor aclarar si la misma corresponde al modo de ventilacion 
proporcional asistida, ya que modalidad de presion proporcional asistida no esta bien expresada.

03-12-2014 17:32:06

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Se aclara que se refiere al modo de Ventilación Proporcional Asistida 05-12-2014 15:41:32

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice: "Tiempo inspiratorio (seg): limite inferior 0.1 o menor y limite superior 10 o mayor" solicitamos 
aceptar equipos con  limite inferior 0.15 o menor y limite superior 5 o mayor"

03-12-2014 19:04:34

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC 05-12-2014 15:41:53

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donce dice: Volumen tidal (mL): limite inferior 2 o menor y limite superior 300  o mayor hacemos notar que en 
pediatia hay muchos pacientes con rangos superiores a los 300 ml solicitados, razon por la cual sugerimos elevar 
este requisito a limite inferior 2 o menor y limite superior 1000  o mayor

03-12-2014 19:05:14

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC 05-12-2014 15:42:10

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora
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1.	Asi mismo solicitamos una respuesta a la consulta siguente: Considerando la aceptación y la amplia difusión 
que ha tenido en los últimos años el sistema servocontrolado de suministro de Oxígeno, que ha sido desarrollado 
para evitar la hiperoxigenacion del paciente y las graves consecuencias entre las que se encuentran las 
retinopatías (ceguera total o parcial del paciente) sugerimos considerar incluir esta característica.

03-12-2014 19:05:41

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC 05-12-2014 15:42:38

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde  dice: Tiempo Inspiratorio (seg): Límite Inferior 0,5 o menor y Límite superior  8 o mayor, solicitamos 
aceptar equipos con un Tiempo Inspiratorio (seg): Límite Inferior 0,5 o menor y Límite superior  5 o mayor y 
que con este rango se tiene margen más que suficiente para cualquier tipo de paciente y patología.

03-12-2014 19:06:41

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC 05-12-2014 15:42:55

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde die: Con pantalla táctil TFT de 15, como mínimo, solicitamos aceptar equipos con pantalla táctil TFT 
de 12 como mínimo de tal forma a permitir mayor participación

03-12-2014 19:07:13

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC 05-12-2014 15:43:21

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice: VC-MMV (Ventilación mandatoria minuto, controlada por volumen), solicitamos  aceptar equipos 
con volumen garantizado y controlada por volumen.

03-12-2014 19:07:45

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC 05-12-2014 15:43:34

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En relación al punto que dice: Puertos USB, dos como mínimo solicitamos aceptar equipos con un puerto USB 
como mínimo más puerto MIB que es el que se usa para conexiones a sistemas hospitalarios.

03-12-2014 19:08:11

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC 05-12-2014 15:43:47

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

4.	En relación a los modos ventilatorios solicitados y  considerando que estos equipos son para uso neonatal 
sugerimos incluir los modos standard mas  utilizados en neonatología que son:
	TCPL (ciclado por tiempo, limitado por presion)
	Con volumen garantizado o Límite de volumen.
	Nasal CPAP

03-12-2014 19:08:50

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC 05-12-2014 15:44:09

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

1.	Donde se solícita: Modulo integrado para medición de saturación de oxígeno, solicitamos eliminar esta 
medición ya que está incluida en los monitores que acompañan a las incubadora en una sala de UTI.  La 
precisión de la medición de saturación en un monitor es altamente superior a la de una incubadora, no tiene 
sentido contar con un monitor que si o si se precisa en la sala de UTI con saturación  Insistimos no tiene  ningún 
beneficio clínico que sea deslizable a ambos lados.

03-12-2014 19:09:32

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Remitirse a la Adenda N° 04 16-12-2014 14:53:29

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

De igual manera, donde solicitan Gráficas de tendencias de temperatura, humedad, saturometría y peso, 
sugerimos Gráficas de tendencias de temperatura, humedad y peso.

03-12-2014 19:10:01

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la Adenda N° 04. Se aclara que las características solicitadas son mínimas, serán aceptadas equipos 
con mayores prestaciones

16-12-2014 14:54:20

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora
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Donde se solicita: Pantalla LCD de la incubadora con control de brillo,  solicitamos considerar a que la misma 
sea opcional, o que se elimine el control de brillo para permitir mayor participación.   Porque no se permitiría 
participar a marcas o fabricantes que no cuenten con esta especificación considerando que una pantalla del tipo 
LCD es altamente visible y no afecta en el tratamiento clínico del paciente

03-12-2014 19:10:34

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC 05-12-2014 15:47:47

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde se solícita: Lecho del paciente: Ancho: en el rango de 45 a 60 cms. Largo: en el rango de 95 a 115 cms. 
Solicitamos que el largo del lecho sea de entre 65 y 90 cm. Más que suficiente para el tratamiento de un 
neonatal.  En la Adenda 2, no se visualiza ningún cambio, y definitivamente solo sirve para limitar la 
participación favoreciendo a un proveedor en particular.  No se necesita de tanto espacio, es más considerando 
las salas de terapia esto se vuelve contraproducente a la hora de prestar un servicio óptimo por que ocuparía 
mucho lugar.

03-12-2014 19:11:23

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC 05-12-2014 15:48:03

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde solicitan Distancia mínima del calentador al lecho del paciente: 80 cm solicitamos que la distancia sea 
desde 70 cm, el cual se encuentra dentro de las normas de calidad y permitiría mayor participación.  Sobre el 
particular, en la Adenda 2, se modifica bajando hasta 75cm, aún así sigue siendo limitativa la participación 
favoreciendo a un proveedor en particular, no existe ningún beneficio clínico sobre el particular entre estas 
medidas.

03-12-2014 19:12:30

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC 05-12-2014 15:48:14

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde se solicita: Lámpara o elemento calefactor abatible en ambos lados que permita fácil acceso de equipos 
de rayos X. Deberá seguir calentando al paciente durante las maniobras solicitamos que se permita la 
participación a equipos cuyo calefactor sea abatible a uno de los lados, ya que permitiría mayor participación y 
no afectaría a calidad de tratamiento en el equipo. Sobre el particular, solo existe la Adenda 2, donde no se 
visualiza ningún cambio, y que definitivamente solo sirve para limitar la participación favoreciendo a un 
proveedor en particular.  Insistimos no tiene  ningún beneficio clínico que sea deslizable a ambos lados.

03-12-2014 19:13:04

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC 05-12-2014 15:48:27

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde se solicita: Alarmas:  Temperatura cutánea: ± 0,3° C del punto seleccionado, solicitamos se permita 
cotizar equipos con  ± 1° C, para dar una mayor participación de proveedores, además con la sensibilidad 
solicitada las alarmas estarían activándose constantemente, poco aplicable. Sobre el particular, solo existe la 
Adenda 2, donde no se visualiza ningún cambio, y que definitivamente solo sirve para limitar la participación 
favoreciendo a un proveedor en particular.

03-12-2014 19:13:41

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC 05-12-2014 15:48:38

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde se solicita: Luminoterapia:  Integrada al cabezal radiante, solicitamos permitan cotizar equipos cuyas 
luminoterapias están integradas al equipo, y no necesariamente al cabezal radiante, el cual no aporta ninguna 
mejora en la calidad ni en el tratamiento.  En la Adenda 2, no se visualiza ningún cambio, y definitivamente solo 
sirve para limitar la participación favoreciendo a un proveedor en particular.  Insistimos no tiene  ningún 
beneficio clínico que la luminoterapia esté integrada al cabezal del radiante. Porque no podrían participar otras 
marcas cuyas luminoterapias están integradas al equipo en otro sector como es el soporte del calefactor.

03-12-2014 19:14:10

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC 05-12-2014 15:48:51

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde se solicita Regulación de altura entre 1,20 metros a 1,80 metros. Se aceptará una variación de +/- 10 
cm. Solicitamos permitan cotizar equipos con regulación de altura entre 1.20 metros a 1.55 metros, con 
variación +/-10 cm.  Esto no afecta a la calidad de la prestación del equipo y permite mayor participación de 
proveedores. En la Adenda 2, no se visualiza ningún cambio, y definitivamente solo sirve para limitar la 
participación favoreciendo a un proveedor en particular.

03-12-2014 19:14:48

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC 05-12-2014 15:49:06

CONSULTA
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Consulta Realizada Fecha Hora

En el punto donde se solicita para respiración: Velocidad de barrido: Al menos de 12.5, 25, 50 mm/seg. 
Solicitamos sean aceptados monitores con velocidad de barrido de  6,25 mm/s, 12,5 mm/s,  25 mm/s, para dar 
mayor apertura a la posibilidad de participación y considerando que la velocidad de barrido no aporta ningún 
beneficio clínico al paciente.

03-12-2014 19:21:14

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC 05-12-2014 15:49:21

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Con respecto a la presión invasiva, solicitamos se amplie la exactitud de  ± 1mmHg o 2%, el que sea mayor , a 
exactitud de ±4 mmHg (±0,53 kPa) o ±4% de lectura, el valor que sea mayor

03-12-2014 19:21:41

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC 05-12-2014 15:49:39

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

El parámetro de saturación de Oxígeno deberá contar con tecnología de saturación sensible a la baja perfusión y 
tolerancia a los movimientos comprobable mediante papers (tipo Nellcor, FAST o Massimo)? Considerando las 
necesidades manifestadas por los usuarios, de contar con monitores fiables, sugerimos considerar las tecnologías 
mencionadas que un buen número de marcas de monitores pueden cumplir y que aseguran que el MSP adquiera 
productos de alta calidad y con prestaciones adecuadas a un entorno de cuidados críticos.  Las tecnologías 
mencionadas  pueden medir la SpO2 en condiciones de baja perfusión y alto movimiento a su algoritmo de 
corrección de ruido en la señal, esto evita artefactos indeseables, lo que elimina los falsos positivos y falsos 
negativos. Esto ayuda a reducir el ruido ambiente, alarmas molestas (fatiga auditiva) y aumenta la seguridad del 
paciente.

03-12-2014 19:22:17

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la Adenda N° 04. Queda establecido que el parámetro de Saturación de Oxígeno (SpO2) deberá 
contar con tecnología de saturación con tolerancia a los movimientos del paciente, como mínimo.

16-12-2014 14:54:53

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

3-	El parámetro de saturación de Oxígeno deberá contar con tecnología de saturación sensible a la baja perfusión 
y tolerancia a los movimientos comprobable mediante papers (tipo Nellcor, FAST o Massimo)? Considerando las 
necesidades manifestadas por los usuarios, de contar con monitores fiables, sugerimos considerar las tecnologías 
mencionadas que un buen número de marcas de monitores pueden cumplir y que aseguran que el MSP adquiera 
productos de alta calidad y con prestaciones adecuadas a un entorno de cuidados críticos.  Las tecnologías 
mencionadas  pueden medir la SpO2 en condiciones de baja perfusión y alto movimiento a su algoritmo de 
corrección de ruido en la señal, esto evita artefactos indeseables, lo que elimina los falsos positivos y falsos 
negativos. Esto ayuda a reducir el ruido ambiente, alarmas molestas (fatiga auditiva) y aumenta la seguridad del 
paciente.

03-12-2014 19:22:37

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la Adenda N° 04. Queda establecido que el parámetro de Saturación de Oxígeno (SpO2) deberá 
contar con tecnología de saturación con tolerancia a los movimientos del paciente, como mínimo

16-12-2014 14:55:18

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En el punto donde se solicita para respiración: Velocidad de barrido: Al menos de 12.5, 25, 50 mm/seg. 
solicitamos sean aceptados monitores con velocidad de barrido de  6,25 mm/s, 12,5 mm/s,  25 mm/s, para dar 
mayor apertura a la posibilidad de participación y considerando que la velocidad de barrido no aporta ningún 
beneficio clínico al paciente

03-12-2014 19:23:05

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC 05-12-2014 15:54:33

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Con respecto a la presión invasiva, solicitamos se amplie la exactitud de  ± 1mmHg o 2%, el que sea mayor , a 
exactitud de ±4 mmHg (±0,53 kPa) o ±4% de lectura, el valor que sea mayor

03-12-2014 19:23:38

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC 05-12-2014 15:54:43

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En el punto donde se solicita para respiración: Velocidad de barrido: Al menos de 12.5, 25, 50 y 100 mm/seg. 
solicitamos sean aceptados monitores con velocidad de barrido de  6,25 mm/s, 12,5 mm/s,  25 mm/s, para dar 
mayor apertura a la posibilidad de participación y considerando que la velocidad de barrido no aporta ningún 
beneficio clínico al paciente

03-12-2014 19:24:22

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC 05-12-2014 15:54:55
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CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Con respecto a la presión invasiva, solicitamos se amplíe la exactitud de  ± 1mmHg o 2%, el que sea mayor , a 
exactitud de ±4 mmHg (±0,53 kPa) o ±4% de lectura, el valor que sea mayor

03-12-2014 19:25:16

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC 05-12-2014 15:55:04

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

El parámetro de saturación de Oxígeno deberá contar con tecnología de saturación sensible a la baja perfusión y 
tolerancia a los movimientos comprobable mediante papers (tipo Nellcor, FAST o Massimo)? Considerando las 
necesidades manifestadas por los usuarios, de contar con monitores fiables, sugerimos considerar las tecnologías 
mencionadas que un buen número de marcas de monitores pueden cumplir y que aseguran que el MSP adquiera 
productos de alta calidad y con prestaciones adecuadas a un entorno de cuidados críticos.  Las tecnologías 
mencionadas  pueden medir la SpO2 en condiciones de baja perfusión y alto movimiento a su algoritmo de 
corrección de ruido en la señal, esto evita artefactos indeseables, lo que elimina los falsos positivos y falsos 
negativos. Esto ayuda a reducir el ruido ambiente, alarmas molestas (fatiga auditiva) y aumenta la seguridad del 
paciente.

03-12-2014 19:25:59

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse a la Adenda N° 04. Queda establecido que el parámetro de Saturación de Oxígeno (SpO2) deberá 
contar con tecnología de saturación con tolerancia a los movimientos del paciente, como mínimo

16-12-2014 14:56:42

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

ITEM 18  DESFIBRILADOR 
Donde Dice: Asistencia durante maniobras de RCP con medición de profundidad y frecuencia de las 
comprensiones.

Queremos dejar expresa constancia de que esta especificación técnica corresponde específicamente a una sola 
marca de Cardiodesfibriladores, el cual sería el único potencial participante y no permitiendo la participación de 
otros oferentes con igual o mayor calidad de equipos. Solicitamos que esta especificación sea OPCIONAL a fin 
de evitar encasillar a una sola marca y modelo.

04-12-2014 08:41:41

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC 05-12-2014 15:55:21

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

ITEM 18 &#150; DESFIBRILADOR Donde Dice: Asistencia durante maniobras de RCP con medición de 
profundidad y frecuencia de las comprensiones. Queremos dejar expresa constancia de que esta especificación 
técnica corresponde específicamente a una sola marca de Cardiodesfibriladores, el cual sería el único potencial 
participante y no permitiendo la participación de otros oferentes con igual o mayor calidad de equipos. 
Solicitamos que esta especificación sea OPCIONAL a fin de evitar encasillar a una sola marca y modelo.

02-01-2015 15:21:37

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Adecuarse a las especificaciones técnicas requeridas en el P.B.C. 19-01-2015 15:18:40

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde se solícita: Lecho del paciente: Ancho: en el rango de 45 a 60 cms. Largo: en el rango de 95 a 115 cms. 
Solicitamos que el largo del lecho sea de entre 65 y 90 cm. Más que suficiente para el tratamiento de un 
neonatal.  En la Adenda 6, no se visualiza ningún cambio, y definitivamente solo sirve para limitar la 
participación favoreciendo a un proveedor en particular.  No se necesita de tanto espacio, es más considerando 
las salas de terapia esto se vuelve contraproducente a la hora de prestar un servicio óptimo por que ocuparía 
mucho lugar.

02-01-2015 15:38:20

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Se modifica a: Lecho del paciente: Ancho: en el rango de 45 a 60 cms. Largo: en el rango de 85 a 115 cms. 
Remitirse a la Adenda Nº 8

19-01-2015 15:20:52

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde solicitan Distancia mínima del calentador al lecho del paciente: 80 cm solicitamos que la distancia sea 
desde 70 cm, el cual se encuentra dentro de las normas de calidad y permitiría mayor participación.  Sobre el 
particular, en la Adenda 2, se modifica bajando hasta 75cm, aun así sigue siendo limitativa la participación 
favoreciendo a un proveedor en particular, no existe ningún beneficio clínico sobre el particular entre estas 
medidas.

02-01-2015 15:39:15

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Adecuarse a las especificaciones técnicas requeridas. 19-01-2015 15:21:26

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora
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Donde se solicita: Lámpara o elemento calefactor abatible en ambos lados que permita fácil acceso de equipos 
de rayos X. Deberá seguir calentando al paciente durante las maniobras solicitamos que se permita la 
participación a equipos cuyo calefactor sea abatible a uno de los lados, ya que permitiría mayor participación y 
no afectaría a calidad de tratamiento en el equipo. Sobre el particular, en la Adenda 6, no se visualiza ningún 
cambio, y que definitivamente solo sirve para limitar la participación favoreciendo a un proveedor en particular.  
Insistimos no tiene  ningún beneficio clínico que sea deslizable a ambos lados.

02-01-2015 15:39:46

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Adecuarse a las especificaciones técnicas requeridas en el P.B.C. 19-01-2015 15:22:03

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde se solicita: Alarmas:  Temperatura cutánea: ± 0,3° C del punto seleccionado, solicitamos se permita 
cotizar equipos con  ± 1° C, para dar una mayor participación de proveedores, además con la sensibilidad 
solicitada las alarmas estarían activándose constantemente, poco aplicable. Sobre el particular, en la Adenda 6, 
no se visualiza ningún cambio, y que definitivamente solo sirve para limitar la participación favoreciendo a un 
proveedor en particular.

02-01-2015 15:40:06

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Adecuarse a las especificaciones técnicas requeridas en el P.B.C. 19-01-2015 15:22:32

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde se solicita: Luminoterapia:  Integrada al cabezal radiante, solicitamos permitan cotizar equipos cuyas 
luminoterapias están integradas al equipo, y no necesariamente al cabezal radiante, el cual no aporta ninguna 
mejora en la calidad ni en el tratamiento.  En la Adenda 6, no se visualiza ningún cambio, y definitivamente solo 
sirve para limitar la participación favoreciendo a un proveedor en particular.  Insistimos no tiene  ningún 
beneficio clínico que la luminoterapia esté integrada al cabezal del radiante. Porque no podrían participar otras 
marcas cuyas luminoterapias están integradas al equipo en otro sector como es el soporte del calefactor.

02-01-2015 15:40:46

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Adecuarse a las especificaciones técnicas requeridas en el P.B.C. 19-01-2015 15:23:12

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde se solicita: Pantalla LCD de la incubadora con control de brillo,  solicitamos considerar a que la misma 
sea opcional, o que se elimine el control de brillo para permitir mayor participación.   Porque no se permitiría 
participar a marcas o fabricantes que no cuenten con esta especificación considerando que una pantalla del tipo 
LCD es altamente visible y no afecta en el tratamiento clínico del paciente.

02-01-2015 15:41:22

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Adecuarse a las especificaciones técnicas requeridas en el P.B.C. 19-01-2015 15:23:47

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde se solicita Regulación de altura entre 1,20 metros a 1,80 metros. Se aceptará una variación de +/- 10 
cm. Solicitamos permitan cotizar equipos con regulación de altura entre 1.20 metros a 1.55 metros, con 
variación +/-10 cm.  Esto no afecta a la calidad de la prestación del equipo y permite mayor participación de 
proveedores. En la Adenda 6, no se visualiza ningún cambio, y definitivamente solo sirve para limitar la 
participación favoreciendo a un proveedor en particular.

02-01-2015 15:42:03

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Adecuarse a las especificaciones técnicas requeridas en el P.B.C. 19-01-2015 15:24:00

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde  dice: Tiempo Inspiratorio (seg): Límite Inferior 0,5 o menor y Límite superior  8 o mayor, solicitamos 
aceptar equipos con un Tiempo Inspiratorio (seg): Límite Inferior 0,5 o menor y Límite superior  5 o mayor y 
que con este rango se tiene margen más que suficiente para cualquier tipo de paciente y patología.

02-01-2015 15:42:37

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Adecuarse a las especificaciones técnicas requeridas en el P.B.C. 19-01-2015 15:24:33

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice: "Tiempo inspiratorio (seg): limite inferior 0.1 o menor y limite superior 10 o mayor" solicitamos 
aceptar equipos con  limite inferior 0.15 o menor y limite superior 5 o mayor"

02-01-2015 15:43:37

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Adecuarse a las especificaciones técnicas requeridas en el P.B.C. 19-01-2015 15:24:45

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Asi mismo solicitamos una respuesta a la consulta siguente: Considerando la aceptación y la amplia difusión que 
ha tenido en los últimos años el sistema servocontrolado de suministro de Oxígeno, que ha sido desarrollado para 
evitar la hiperoxigenacion del paciente y las graves consecuencias entre las que se encuentran las retinopatías 
(ceguera total o parcial del paciente) sugerimos considerar incluir esta característica.

02-01-2015 15:44:50
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RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Adecuarse a las especificaciones técnicas requeridas en el P.B.C. 19-01-2015 15:24:56

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde die: Con pantalla táctil TFT de 15, como mínimo, solicitamos aceptar equipos con pantalla táctil TFT 
de 12 como mínimo de tal forma a permitir mayor participación.

02-01-2015 15:45:42

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Adecuarse a las especificaciones técnicas requeridas en el P.B.C. 19-01-2015 15:25:55

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice: VC-MMV (Ventilación mandatoria minuto, controlada por volumen), solicitamos  aceptar equipos 
con volumen garantizado y controlada por volumen.

02-01-2015 15:46:25

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Adecuarse a las especificaciones técnicas requeridas en el P.B.C. 19-01-2015 15:26:50

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En relación al punto que dice: Puertos USB, dos como mínimo solicitamos aceptar equipos con un puerto USB 
como mínimo más puerto MIB que es el que se usa para conexiones a sistemas hospitalarios.

02-01-2015 15:47:12

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Adecuarse a las especificaciones técnicas requeridas en el P.B.C. 19-01-2015 15:27:20

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En relación a los modos ventilatorios solicitados y  considerando que estos equipos son para uso neonatal 
sugerimos incluir los modos standard más  utilizados en neonatología que son:
TCPL (ciclado por tiempo, limitado por presion)
Con volumen garantizado o Límite de volumen.
Nasal CPAP

02-01-2015 15:47:58

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Adecuarse a las especificaciones técnicas requeridas en el P.B.C. 19-01-2015 15:27:59

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Referente: a nuestra consulta: "ITEM 7: MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS PARA UTI NEONATAL. ", 
correspondiente al ID 282851 "ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LOS SERVICIOS DE 
TERAPIA INTENSIVA DE LOS DISTINTOS CENTROS ASISTENCIALES " ha recibido una respuesta de la 
convocante. RESPUESTA: Ajustarse a la Adenda N° 04. Queda establecido que el parámetro de Saturación de 
Oxígeno (SpO2) deberá contar con tecnología de saturación con tolerancia a los movimientos del paciente, como 
mínimo. Queremos señalar que esta modificación no aparece en la Adenda Nº 04, ni en la Adenda Nº 06, por lo 
que solicitamos se adende como corresponde cuando se da cualquier modificación en la respuesta.

02-01-2015 15:51:39

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Remitirse a la Adenda N° 8. 19-01-2015 15:30:59

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Referente: a nuestra consulta: " ITEM 6: MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS CON GASTO CARDIACO 
PARA UTI ADULTOS", correspondiente al ID 282851 "ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA 
LOS SERVICIOS DE TERAPIA INTENSIVA DE LOS DISTINTOS CENTROS ASISTENCIALES " ha 
recibido una respuesta de la convocante. RESPUESTA: Ajustarse a la Adenda N° 04. Queda establecido que el 
parámetro de Saturación de Oxígeno (SpO2) deberá contar con tecnología de saturación con tolerancia a los 
movimientos del paciente, como mínimo. Queremos señalar que esta modificación no aparece en la Adenda Nº 
04 o en la Adenda Nº 06, por lo que solicitamos se adende como corresponde cuando se da cualquier 
modificación en la respuesta.

02-01-2015 15:53:15

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Remitirse a la Adenda N° 8. 19-01-2015 15:34:23

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Referente: a nuestra consulta: " ITEM 5: MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS PARA UTI ADULTOS", 
correspondiente al ID 282851 "ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LOS SERVICIOS DE 
TERAPIA INTENSIVA DE LOS DISTINTOS CENTROS ASISTENCIALES " ha recibido una respuesta de la 
convocante. RESPUESTA: Ajustarse a la Adenda N° 04. Queda establecido que el parámetro de Saturación de 
Oxígeno (SpO2) deberá contar con tecnología de saturación con tolerancia a los movimientos del paciente, como 
mínimo. Queremos señalar que esta modificación no aparece en la Adenda Nº 04 o en la Adenda Nº 06, por lo 
que solicitamos se adende como corresponde cuando se da cualquier modificación en la respuesta.

02-01-2015 15:54:09

RESPUESTAS
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Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Remitirse a la Adenda N° 8. 19-01-2015 15:35:07

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

1-	A fin de dar oportunidad a un mayor número de oferentes y que el Ministerio de Salud sea beneficiado con una 
cantidad mayor de ofertas de donde elegir, insistimos con la siguiente consulta: En el punto donde se solicita para 
respiración: Velocidad de barrido: Al menos de 12.5, 25, 50 mm/seg. solicitamos sean aceptados monitores con 
velocidad de barrido de  6,25 mm/s, 12,5 mm/s,  25 mm/s, considerando que la velocidad de barrido no aporta 
ningún beneficio clínico al paciente

02-01-2015 16:05:12

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Adecuarse a las especificaciones técnicas requeridas en el P.B.C. 19-01-2015 15:35:54

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

2-	A fin de dar oportunidad a un mayor número de oferentes y que el Ministerio de Salud sea beneficiado con una 
cantidad mayor de ofertas de donde elegir, insistimos con la siguiente consulta: Con respecto a la presión 
invasiva, solicitamos se amplie la exactitud de  ± 1mmHg o 2%, el que sea mayor , a exactitud de ±4 mmHg 
(±0,53 kPa) o ±4% de lectura, el valor que sea mayor

02-01-2015 16:06:01

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Adecuarse a las especificaciones técnicas requeridas en el P.B.C. 19-01-2015 15:36:18

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

1-	A fin de dar oportunidad a un mayor número de oferentes y que el Ministerio de Salud sea beneficiado con una 
cantidad mayor de ofertas de donde elegir, insistimos con la siguiente consulta: En el punto donde se solicita para 
respiración: Velocidad de barrido: Al menos de 12.5, 25, 50 mm/seg. solicitamos sean aceptados monitores con 
velocidad de barrido de  6,25 mm/s, 12,5 mm/s,  25 mm/s, considerando que la velocidad de barrido no aporta 
ningún beneficio clínico al paciente

02-01-2015 16:06:31

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Adecuarse a las especificaciones técnicas requeridas en el P.B.C. 19-01-2015 15:36:31

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

A fin de dar oportunidad a un mayor número de oferentes y que el Ministerio de Salud sea beneficiado con una 
cantidad mayor de ofertas de donde elegir, insistimos con la siguiente consulta: Con respecto a la presión 
invasiva, solicitamos se amplie la exactitud de  ± 1mmHg o 2%, el que sea mayor , a exactitud de ±4 mmHg 
(±0,53 kPa) o ±4% de lectura, el valor que sea mayor

02-01-2015 16:07:00

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Adecuarse a las especificaciones técnicas requeridas en el P.B.C. 19-01-2015 15:36:43

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

A fin de dar oportunidad a un mayor número de oferentes y que el Ministerio de Salud sea beneficiado con una 
cantidad mayor de ofertas de donde elegir, insistimos con la siguiente consulta: En el punto donde se solicita para 
respiración: Velocidad de barrido: Al menos de 12.5, 25, 50 y 100 mm/seg. solicitamos sean aceptados monitores 
con velocidad de barrido de  6,25 mm/s, 12,5 mm/s,  25 mm/s, considerando que la velocidad de barrido no 
aporta ningún beneficio clínico al paciente

02-01-2015 16:07:33

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Adecuarse a las especificaciones técnicas requeridas en el P.B.C. 19-01-2015 15:37:17

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

A fin de dar oportunidad a un mayor número de oferentes y que el Ministerio de Salud sea beneficiado con una 
cantidad mayor de ofertas de donde elegir, insistimos con la siguiente consulta: Con respecto a la presión 
invasiva, solicitamos se amplie la exactitud de  ± 1mmHg o 2%, el que sea mayor , a exactitud de ±4 mmHg 
(±0,53 kPa) o ±4% de lectura, el valor que sea mayor

02-01-2015 16:08:08

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Adecuarse a las especificaciones técnicas requeridas en el P.B.C. 19-01-2015 15:37:39

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora
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"Para todos los ítems:
El proveedor deberá ofrecer soporte de mantenimiento preventivo, correctivo y asistencia técnica (garantía) de 2 
(DOS) años a partir de la firma del Acta de Recepción Definitiva . En los dos primeros años se deberá incluir la 
garantía otorgada por el fabricante incluyendo la substitución sin costo de partes, repuestos y/o accesorios con 
defectos de fabrica. Para el tercer año la firma adjudicada deberá incluir sin costo los trabajos de mantenimiento 
preventivo y asistencia técnica".

CONSULTA:  Consultamos respetuosamente si deberá ser interpretado los años de garantía como sigue:
&#61692;	1° año: Repuestos del Mant. Prev. + Mano de Obra del Mant. Prev. + Repuestos del Mant. Correctivo 
+ Mano de Obra del Mant. Correctivo 
&#61692;	2° año: Repuestos del Mant. Prev. + Mano de Obra del Mant. Prev. + Repuestos del Mant. Correctivo 
+ Mano de Obra del Mant. Correctivo 
&#61692;	3° año:  Solo incluye el asesoramiento + mano de obra y no incluyen repuestos de ser necesarios para 
los trabajos de mantenimiento preventivo.
En caso negativo, solicitamos que nos aclaren como deberá ser interpretado.

05-01-2015 08:14:19

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

En los 2 (dos) primeros años se deberá incluir la garantía otorgada por el fabricante incluyendo la substitución sin 
costo, de partes, repuestos y/o accesorios con defectos de fábrica. Se aclara que incluye repuestos y mano de obra 
de mantenimiento preventivo y; repuestos y mano de obra de mantenimiento correctivo.
Para el tercer año la firma adjudicada deberá incluir sin costo mano de obra de mantenimiento preventivo y 
asistencia técnica. No incluye repuestos o accesorios para mantenimiento preventivo, ni repuestos, accesorios y 
mano de obra para mantenimiento correctivo.

19-01-2015 15:38:38

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice: Sistema centralizado de freno y direccionamiento, incluyendo una quinta rueda central......
Solicitamos que esta quinta rueda sea ofertada como  accesorio opcional, por  tratarse de una cama pediatrica, 
pequeña.

19-01-2015 16:41:55

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Adecuarse a las especificaciones Solicitadas 04-03-2015 12:45:38

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice: Espesor del colchon: 15 cm como minimo.
Consultamos se podrá ofertar camas con colchones de espesor minimo de 10 cm de alta densidad, por tratarse de 
camas pediatricas y sus usuarios no tendrán pesos muy elevados como los adultos.

19-01-2015 16:45:31

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Remitirse a la Adenda Nº 13. 04-03-2015 15:35:32

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice Balanza Digital  con capacidad para pesaje de cualquier posición del paciente de hasta 225 kg o 
mayor. Consultamos:  Para dar oportunidad a un mayor numero de oferentes de aceptar balanza digital con 
capacidad hasta 150 kg, por tratarse de camas pediatricas.

19-01-2015 16:49:39

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Remitirse a la Adenda Nº 13. 04-03-2015 15:35:44

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice: Suministro de aire comprimido por turbina incorporada o sistema de aire comprimido externo, no 
resulta claro si requieren o no un sistema de compresor o turbina incluido en la oferta. Considerando que hay 
hospitales que no cuentan con sistemas centralizados de aire comprimido, y que en otros casos, los sistemas de 
aire comprimido de los hospitales tienen agua de condensado en la línea y dependen de la alimentación eléctrica, 
creemos conveniente aclarar este punto y nos permitimos sugerir que estos equipos cuenten con suministro de 
aire comprimido por turbina o compresor incorporado al equipo.

19-01-2015 17:52:57

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Remitirse a la Adenda Nº 13. 04-03-2015 15:35:54

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En Modos Ventilatorios: En la Adenda N°: 6 solicitaban: Presión proporcional asistida o modalidad similar. En 
la Adenda No. 8 se modifica quedando como sigue: Ventilación proporcional asistida, siendo esta una modalidad 
exclusiva de un fabricante - específicamente Covidien , en el ventilador  Puritan Benett  840 .  Solicitamos 
mantener las especificaciones de la Adenda N° 6: Presión proporcional asistida o modalidad similar.

19-01-2015 17:56:27

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Remitirse a la Adenda Nº 13. 04-03-2015 15:36:04

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En las especificaciones técnicas en la Adenda No. 8, se han omitido varios subtítulos, tales como: Parámetros 
Monitorizados, Alarmas, Otros Requerimientos y Accesorios incluidos por cada equipo ofertado:  tornando 
confusa la interpretación de los puntos solicitados. Por tal motivo sugerimos respetuosamente volver a incluir 
estos subtítulos en una nueva Adenda.

19-01-2015 18:01:31
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RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Adecuarse a las especificaciones Solicitadas 04-03-2015 12:46:11

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En la Adenda N 6 solicitaban: Batería interna de respaldo con 60 minutos de autonomía para la alimentación total 
del equipo (pantalla, ventilador y compresor o turbina si posee), observamos que en la Adenda No. 8 se modificó 
quedando como sigue: Batería interna de respaldo con 60 minutos de autonomía. Consultamos si la batería 
interna de respaldo debe tener  60 minutos de autonomía como mínimo para la alimentación total del equipo 
(pantalla, ventilador y compresor o turbina si posee).

19-01-2015 18:03:07

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Se aclara que la batería interna de respaldo solicitada es para la alimentación total del equipo (pantalla, ventilador 
y compresor o turbina, si posee)

04-03-2015 12:48:09

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice volumen corriente Límite inferior 25 o menor y Límite superior 2500 o mayor, solicitamos permita 
ofertar equipos con volumen corriente de 20 a 2000ml

20-01-2015 08:20:12

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Remitirse a la Adenda Nº 13. 04-03-2015 15:36:14

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice presión proporcional asistida, solicitamos que esta opción sea opcional a fin de dar mayor 
participación a los oferentes  ya que solo 2 marcas cuentan con esta función

20-01-2015 08:24:00

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Remitirse a la Adenda Nº 13. 04-03-2015 15:35:11

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice Parámetros Monitorizados, Compliancia estática y Dinámica, solicitamos permita ofertar equipo con 
Compliancia Estática

20-01-2015 08:26:31

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Adecuarse a las especificaciones Solicitadas 04-03-2015 12:48:31

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice Parámetros Monitorizados, Elastancia, solicitamos permita ofertar equipos que no cuenten con 
Elastancia ya que se puede tener este dato a partir de Compliancia

20-01-2015 08:28:29

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Adecuarse a las especificaciones Solicitadas 04-03-2015 12:48:43

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice Parámetros Monitorizados, Resistencia del paciente, resistencia total solicitamos permita ofertar 
equipos que monitoreen solo la resistencia total

20-01-2015 08:31:18

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Adecuarse a las especificaciones Solicitadas 04-03-2015 12:48:56

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice Parámetros Monitorizados,trabajo inspiratorio de paciente y trabajo inspiratorio total, solicitamos 
permita ofertar equipo que cuenten con monitorizacion de trabajo impuesto

20-01-2015 08:32:57

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Adecuarse a las especificaciones Solicitadas 04-03-2015 12:49:10

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice VC-MMv (Ventilación Mandatoria minuto controlada por volumen solicitamos que esta función sea 
opcional a fin de dar mayor participación a los oferentes

20-01-2015 08:35:46

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Adecuarse a las especificaciones Solicitadas 04-03-2015 12:49:37

CONSULTA
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Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice Presión Inspiratoria (cmH2O). Límite inferior 1 o menor solicitamos que se modifique a Límite 
inferior 2 o menor

20-01-2015 08:37:55

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Adecuarse a las especificaciones Solicitadas 04-03-2015 12:49:52

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice frecuencia respiratoria (rpm) Límite inferior 0.5 o menor, solicitamos se permita ofertar equipos con 
límite inferior 1 o menor

20-01-2015 08:39:38

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Adecuarse a las especificaciones Solicitadas 04-03-2015 12:50:08

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice Puertos USB, dos como mínimo solicitamos que este punto sea opcional 20-01-2015 08:41:20

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Remitirse a la Adenda Nº 13. 04-03-2015 15:35:00

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice puerto USB para transferencia y archivo de datos a PC solicitamos que sea opcional o en su defecto 
que se permita ofertar equipos que tengan capacidad de transferir datos a PC ya sea por medio de USB u otro 
sistema (tarjeta SD) además estos equipos para poder leer los datos en una PC necesitan un software especial, 
solicitamos aclarar si ya debe esta este software incluído o solo una opción a futuro

20-01-2015 08:47:29

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Adecuarse a las especificaciones Solicitadas. Se aclara que, en caso de requerir de un software especial para 
transferencia y archivos de datos a PC, este deberá estar incluido.

04-03-2015 12:51:38

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice Medición de frecuencia cardiaca en el rango de 0 a 280 latidos por minuto, o más solicitamos se 
permita ofertar equipo con frecuencia cardiaca de 30 a 280 lpm o mejor

20-01-2015 08:49:51

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Adecuarse a las especificaciones Solicitadas 04-03-2015 12:51:54

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice Asistencia durante maniobras de RCP con medición de profundidad y frecuencia de las 
compresiones, solicitamos que esta función sea opcional a fin de dar mayor participación a los oferentes

20-01-2015 08:51:32

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Adecuarse a las especificaciones Solicitadas 04-03-2015 12:52:02

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice Oxímetro de Pulso con intervalo de saturación de 1-100% solicitamos permita ofertar equipos con 
intervalo de saturación de 70-100%

20-01-2015 08:53:13

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Adecuarse a las especificaciones Solicitadas 04-03-2015 12:52:11

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice Presión proporcional asistida solicitamos modificar este punto por Presión proporcional asistida o 
similar

20-01-2015 08:57:41

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Remitirse a la Adenda Nº 13. 04-03-2015 15:34:50

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Concentración de CO2 al final de la esp. Alta/Baja debe estar incluído o es una opción a futuro 20-01-2015 09:00:12

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Adecuarse a las especificaciones Solicitadas. Se aclara que esta característica debe estar incluida. 04-03-2015 12:52:56
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Listado de Proveedores Participantes

Oferente Categoría Nro. Nro. Garantía Tipo Entidad Fecha 
Emisión

Fecha Inicio 
de Vigencia

Fecha Fin de 
Vigencia

ARGON S.R.L. - 
80004373-1

Grande 1 007.1508.033042/000 Póliza La Consolidada S.A. 
de Seguros

07-04-2015 08-04-2015 05-10-2015

SCARPE SRL - 
80018104-2

Grande 2 45.1508.0006670.0000 Póliza ASEGURADORA 
DEL ESTE S.A.

07-04-2015 08-04-2015 05-10-2015

CATETERES Y 
AFINES S.A. - 

80030030-0

Sin categorizar 3 49150800001690000 Póliza Regional S.A de 
Seguros

06-04-2015 08-04-2015 16-09-2015

ALBATROS SACI - 
80002766-3

Grande 4 18.1508.09882/000 Póliza Asepasa 31-03-2015 07-04-2015 14-09-2015

IMPORTEX S.A. - 
80017358-9

Grande 5 007.1508.033055/000 Póliza La Consolidada S.A. 
de Seguros

07-04-2015 07-04-2015 04-10-2015

CASA BOLLER S.A. - 
80001556-8

Sin categorizar 6 1.1508.0009876.0000 Póliza El Comercio 
Paraguayo

01-04-2015 08-04-2015 08-09-2015

VICENTE SCAVONE 
& CIA.COMERCIAL 
E INDUSTRIAL SA - 

80001446-4

Sin categorizar 7 19.1508.0002951.0000 Póliza FENIX S.A. DE 
SEGUROS

06-04-2015 08-04-2015 05-10-2015

MAKRI S.A. - 
80029237-5

Grande 8 23.1508.0004104.0000 Póliza EL SOL DEL 
PARAGUAY CIA. 
DE SEGUROS Y 

REASEGUROS S.A.

06-04-2015 07-04-2015 04-10-2015

LA CASA DEL 
MEDICO S.A. - 

80011068-4

Sin categorizar 9 18.1508.09942/000 Póliza ASEGURADORA 
PARAGUAYA S.A.

07-04-2015 08-04-2015 07-09-2015

IMESE S.A. - 
80016426-1

Grande 10 007.1508.033044/000 Póliza La Consolidada S.A. 07-04-2015 07-04-2015 14-09-2015

DISTRIBUIDORA 
YPACARAI SA - 

80013820-1

Sin categorizar 11 23.1508.0004106.0000 Póliza El Sol del Paraguay 
Cia. de Seguros y 
Reaseguros S.A.

06-04-2015 07-04-2015 04-10-2015

SOLUMEDIC S.A. - 
80023913-0

Sin categorizar 12 007.1508.033061/000 Póliza LA CONSOLIDADA 
S.A. DE SEGUROS

07-04-2015 08-04-2015 15-09-2015

SERVICIO 
ELECTROMEDICO 
PROFESIONAL S.A 

(SEMPRO) - 
80006779-7

Sin categorizar 13 007.1508.033048 Póliza LA CONSOLIDADA 
SA DE SEGUROS

07-04-2015 08-04-2015 15-09-2015

 

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

1 42191807-001 CAMAS ELÉCTRICAS PARA UTI-ADULTOS 70

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
SCARPE SRL - 
80018104-2

POWEAM Poweam 
Medical 
Co.,Ltd.

PM-8 CHINA CAMAS ELÉCTRICAS 
PARA UTI-ADULTOS

22.000.000 1.540.000.000

LA CASA DEL 
MEDICO S.A. - 
80011068-4

JOSON CARE JOSON CARE 
ENTERPRISE 
CO. LTD. 
Distribuido por 
MEDICA LLC.

ES-96HD-W TAIWANESA CAMAS ELÉCTRICAS 
PARA UTI-ADULTOS

44.000.000 3.080.000.000

IMESE S.A. - 
80016426-1

Hill-Rom Hill-Rom HR1000 USA/MEXICO Camas electricas para UTI 
Adultos

40.000.000 2.800.000.000

SOLUMEDIC S.A. - 
80023913-0

LOS PINOS LOS PINOS 1060 COLOMBIA CAMAS ELECTRICAS 
PARA UTI ADULTO

40.800.000 2.856.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

2 42191807-001 CAMAS ELÉCTRICAS PARA UTI-PEDIATRÍA 25

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
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SCARPE SRL - 
80018104-2

POWEAM Poweam 
Medical 
Co.,Ltd.

PM-8 PED CHINA CAMAS ELÉCTRICAS 
PARA UTI-PEDIATRÍA

22.000.000 550.000.000

CATETERES Y 
AFINES S.A. - 
80030030-0

Stryker Stryker Medical GoBed II USA Camas Electricas para UTI-
Pediatría

84.950.000 2.123.750.000

ALBATROS SACI - 
80002766-3

ADVANCED ADVANCED 
INSTRUMENTATIONS 
INC.

B2000PLUS USA CAMA ELÉCTRICA PARA 
PACIENTE

43.650.000 1.091.250.000

SOLUMEDIC S.A. - 
80023913-0

LOS PINOS LOS PINOS 1060 COLOMBIA CAMAS ELECTRICAS 
PARA UTI PEDIATRIA

38.250.000 956.250.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

3 42191802-003 SERVOCUNAS 25

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
ARGON S.R.L. - 
80004373-1

FANEM FANEM Ltda. Ampla 2085 Brasil Se adjunta planilla de 
especificaciones técnicas, 
catálogo y manual de usario.

80.000.000 2.000.000.000

SCARPE SRL - 
80018104-2

OLIDEF Olidef cz Ind 
Com Ap Hosp 
Ltda.

MATRIX SC BRASIL SERVOCUNAS 42.000.000 1.050.000.000

CASA BOLLER S.A. - 
80001556-8

Drager Drager Babytherm 8004 Alemania Servocuna 151.447.434 3.786.185.850

VICENTE SCAVONE 
& CIA.COMERCIAL E 
INDUSTRIAL SA - 
80001446-4

Olidef Olidef Matrix SC Brasil  55.000.000 1.375.000.000

DISTRIBUIDORA 
YPACARAI SA - 
80013820-1

Medix Medix I.C.S.A. SM401 America Argentina Servocunas 70.680.000 1.767.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

4 42271714-001 INCUBADORAS 25

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
ARGON S.R.L. - 
80004373-1

FANEM FANEM Ltda. VISION 
ADVANCED 
2286. Con display 
LCD monocolor de 
5,5"

Brasil Se adjunta planilla de 
especificaciones técnicas, 
catálogo y manual de usario.

100.000.000 2.500.000.000

CASA BOLLER S.A. - 
80001556-8

Drager Drager Isolette 8000 Alemania Incubadoras de Terapia 
Intensiva

125.984.193 3.149.604.825

VICENTE SCAVONE 
& CIA.COMERCIAL E 
INDUSTRIAL SA - 
80001446-4

Olidef Olidef 211 MC-3 Brasil  70.000.000 1.750.000.000

DISTRIBUIDORA 
YPACARAI SA - 
80013820-1

Medix Medix I.C.S.A. Natal Care LX Argentina Incubadoras 78.880.000 1.972.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

5 42181904-002 MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS PARA UTI AULTOS 50

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
ARGON S.R.L. - 
80004373-1

EDAN EDAN 
INSTRUMENTS, 
Inc.

iM80 China Se adjunta planilla de 
especificaciones técnicas, 
catálogo y manual de usario.

50.000.000 2.500.000.000

SCARPE SRL - 
80018104-2

Poweam Poweam 
Medical 
Co.,Ltd.

G6L China MONITORES 
MULTIPARAMÉTRICOS 
PARA UTI AULTOS

21.000.000 1.050.000.000

ALBATROS SACI - 
80002766-3

ADVANCED ADVANCED 
INSTRUMENTATIONS 
INC.

PM2000XLPIBP USA MONITOR 
MULTIPARAMÉTRICO

38.255.000 1.912.750.000

CASA BOLLER S.A. - 
80001556-8

Drager Drager Vista 120 Alemania Monitores multiparametricos 
para uti adultos

72.565.094 3.628.254.700

MAKRI S.A. - 
80029237-5

MINDRAY Shenzhen 
Mindray Bio-
Medical 
Electronics 
Co.,Ltd.

BeneView T6 CHINA MONITORES 
MULTIPARAMÉTRICOS 
PARA UTI AULTOS

62.152.200 3.107.610.000

LA CASA DEL 
MEDICO S.A. - 
80011068-4

NIHON KOHDEN NIHON 
KOHDEN 
CORPORATION

BSM-3763 JAPONESA MONITORES 
MULTIPARAMÉTRICOS 
PARA UTI AULTOS

40.000.000 2.000.000.000

DISTRIBUIDORA 
YPACARAI SA - 
80013820-1

Philips Goldway Philips Medical 
Systems

G70 China Monitores multiparamétricos 
para UTI adultos

43.660.000 2.183.000.000

SOLUMEDIC S.A. - 
80023913-0

MINDRAY MINDRAY BENEVIEW T6 CHINA MONITOR 
MULTIPARAMETRICO 
PARA UTI ADULTOS

40.800.000 2.040.000.000
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DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

6 42181904-002 MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS CON GASTO CARDIACO PARA UTI ADULTOS 10

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
ARGON S.R.L. - 
80004373-1

EDAN EDAN 
INSTRUMENTS, 
Inc.

iM80 China Se adjunta planilla de 
especificaciones técnicas, 
catálogo y manual de usario.

70.000.000 700.000.000

SCARPE SRL - 
80018104-2

Poweam Poweam 
Medical 
Co.,Ltd.

G6L/CO CHINA MONITORES 
MULTIPARAMÉTRICOS 
CON GASTO CARDIACO 
PARA UTI ADULTOS

35.000.000 350.000.000

ALBATROS SACI - 
80002766-3

ADVANCED ADVANCED 
INSTRUMENTATIONS 
INC.

PM2000XLPICO USA MONITOR 
MULTIPARAMÉTRICO

62.450.000 624.500.000

MAKRI S.A. - 
80029237-5

MINDRAY Shenzhen 
Mindray Bio-
Medical 
Electronics 
Co.,Ltd.

BeneView T6 CHINA MONITORES 
MULTIPARAMÉTRICOS 
CON GASTO CARDIACO 
PARA UTI ADULTOS

223.233.120 2.232.331.200

LA CASA DEL 
MEDICO S.A. - 
80011068-4

NIHON KOHDEN NIHON 
KOHDEN 
CORPORATION

BSM-3763 JAPONESA MONITORES 
MULTIPARAMÉTRICOS 
CON GASTO CARDIACO 
PARA UTI ADULTOS

63.000.000 630.000.000

DISTRIBUIDORA 
YPACARAI SA - 
80013820-1

Philips Goldway Philips Medical 
Systems

G70 China Monitores multiparamétricos 
con gasto cardiaco para UTI 
adultos

62.200.000 622.000.000

SOLUMEDIC S.A. - 
80023913-0

MINDRAY MINDRAY BENEVIEW T6 CHINA MONITORES 
MULTIPARAMETRICOS 
CON GASTO CARDIACO 
PARA UTI ADULTOS

91.800.000 918.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

7 42181904-002 MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS PARA UTI NEONATAL 50

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
ARGON S.R.L. - 
80004373-1

EDAN EDAN 
INSTRUMENTS, 
Inc.

iM80 China Se adjunta planilla de 
especificaciones técnicas, 
catálogo y manual de usario.

50.000.000 2.500.000.000

SCARPE SRL - 
80018104-2

Poweam Poweam 
Medical 
Co.,Ltd.

G6L CHINA MONITORES 
MULTIPARAMÉTRICOS 
PARA UTI NEONATAL

21.500.000 1.075.000.000

ALBATROS SACI - 
80002766-3

ADVANCED ADVANCED 
INSTRUMENTATIONS 
INC.

PM2000XLPIBP USA MONITOR 
MULTIPARAMÉTRICO

36.850.000 1.842.500.000

CASA BOLLER S.A. - 
80001556-8

Drager Drager Vista 120 Alemania Monitores multiparametricos 
para uti neonatal

77.419.968 3.870.998.400

MAKRI S.A. - 
80029237-5

MINDRAY Shenzhen 
Mindray Bio-
Medical 
Electronics 
Co.,Ltd.

BeneView T6 CHINA MONITORES 
MULTIPARAMÉTRICOS 
PARA UTI NEONATAL

62.647.200 3.132.360.000

LA CASA DEL 
MEDICO S.A. - 
80011068-4

NIHON KOHDEN NIHON 
KOHDEN 
CORPORATION

BSM-3763 JAPONESA MONITORES 
MULTIPARAMÉTRICOS 
PARA UTI NEONATAL

47.500.000 2.375.000.000

DISTRIBUIDORA 
YPACARAI SA - 
80013820-1

Philips Goldway Philips Medical 
Systems

G70 China Monitores multiparamétricos 
para UTI neonatal

43.980.000 2.199.000.000

SOLUMEDIC S.A. - 
80023913-0

MINDRAY MINDRAY BENEVIEW T6 CHINA MONITORES 
MULTIPARAMETRICOS 
PARA UTI NEONATAL

40.800.000 2.040.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

8 42272207-002 VENTILADOR PULMONAR PARA ADULTOS 50

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
SCARPE SRL - 
80018104-2

MINDRAY SHENZHEN 
Mindray Bio-
medical 
Electronics 
Co.,LTD

synoVentE5 CHINA VENTILADOR PULMONAR 
PARA ADULTOS

125.000.000 6.250.000.000

CASA BOLLER S.A. - 
80001556-8

Drager Drager Evita V300 Alemania Ventilador pulmonar para 
adultos

221.305.311 11.065.265.550

IMESE S.A. - 
80016426-1

Covidien Covidien Puritan Bennett 840 USA/IRLANDA Ventilador Pulmonar para 
Adultos

170.000.000 8.500.000.000

DISTRIBUIDORA 
YPACARAI SA - 
80013820-1

Intermed Carefusion iX5 Brasil Ventilador pulmonar para 
adultos

151.860.000 7.593.000.000

SERVICIO 
ELECTROMEDICO 
PROFESIONAL S.A 
(SEMPRO) - 80006779-7

MAQUET MAQUET SERVO-S SUECIA SEGUN 
ESPECIFICACIONES 
TECNICAS

120.000.000 6.000.000.000
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DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

9 42272207-002 VENTILADOR PULMONAR PARA UTI NEONATAL/PEDIÁTRICO 45

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 
80001556-8

Drager Drager Evita V300 Alemania Ventilador pulmonar para uti 
neonatal/pediatrico

244.785.929 11.015.366.805

DISTRIBUIDORA 
YPACARAI SA - 
80013820-1

Intermed Carefusion iX5 Brasil Ventilador pulmonar para UTI 
neonatal/pediátrico

152.000.000 6.840.000.000

SERVICIO 
ELECTROMEDICO 
PROFESIONAL S.A 
(SEMPRO) - 80006779-7

MAQUET MAQUET SERVO SUECIA SEGUN 
ESPECIFICACIONES 
TECNICAS

173.300.000 7.798.500.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

10 42272207-001 VENTILADOR PULMONAR CON ALTA FRECUENCIA POR OSCILACIÓN 10

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 
80001556-8

Drager Drager Babylog VN500 Alemania Ventilador Pulmonar con alta 
frecuencia por oscilación

400.173.756 4.001.737.560

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

11 42271907-001 ASPIRADOR PORTÁTIL DE SECRECIONES 100

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
ARGON S.R.L. - 
80004373-1

SMAF SHANGHAI 
CANTEL 
International 
Trading Co., 
Ltd.

JX820D China Se adjunta planilla de 
especificaciones técnicas y 
catálogo

10.000.000 1.000.000.000

SCARPE SRL - 
80018104-2

PERLONG Perlong 
Medical 
Equipment 
Co.,Ltd

JX820D CHINA ASPIRADOR PORTÁTIL DE 
SECRECIONES

3.500.000 350.000.000

IMPORTEX S.A. - 
80017358-9

SILFAT SILFAB N8VP ARGENTINA ASPIRADOR PORTÁTIL DE 
SECRECIONES

6.525.000 652.500.000

VICENTE SCAVONE 
& CIA.COMERCIAL E 
INDUSTRIAL SA - 
80001446-4

Hersill Hersill V7 Plus España  6.000.000 600.000.000

LA CASA DEL 
MEDICO S.A. - 
80011068-4

ALLIED 
HEALTHCARE 
PRODUCTS

ALLIED 
HEALTHCARE 
PRODUCTS 
INC

L190-GR CE U.S.A. ASPIRADOR PORTÁTIL DE 
SECRECIONES

6.000.000 600.000.000

SERVICIO 
ELECTROMEDICO 
PROFESIONAL S.A 
(SEMPRO) - 80006779-7

MAQUET MEDAP VENTA ALEMANIA SEGUN 
ESPECIFICACIONES 
TECNICAS

12.000.000 1.200.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

12 42171911-001 BALÓN PORTÁTIL DE 0,5 M3 PARA OXÍGENO MEDICINAL 50

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
SCARPE SRL - 
80018104-2

PROTEC PROTEC 
EXPORT 
Industria, 
Comercio, 
Importacao e 
Exportacao

TIPO D BRASIL BALÓN PORTÁTIL DE 0,5 
M3 PARA OXÍGENO 
MEDICINAL

1.800.000 90.000.000

IMPORTEX S.A. - 
80017358-9

BELMED MEDIBEL 
S.A. 
INTRUMENTAL 
MEDICO

BALÓN 
PORTÁTIL DE 0,5 
M3 PARA 
OXÍGENO 
MEDICINAL

ARGENTINA BALÓN PORTÁTIL DE 0,5 
M3 PARA OXÍGENO 
MEDICINAL

7.020.000 351.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

13 42171911-001 Tubo de Oxigeno 11

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
SCARPE SRL - 
80018104-2

PROTEC PROTEC 
EXPORT 
Industria, 
Comercio, 
Importacao e 
Exportacao

TIPO E BRASIL Tubo de Oxigeno 1.900.000 20.900.000
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DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

14 42181801-001 OXIMETRO PORTÁTIL. 100

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
ARGON S.R.L. - 
80004373-1

AEON SHENZEHN 
AEON 
Technology 
Co. Ltd.

A360 China Se adjunta planilla de 
especificaciones técnicas y 
catálogo

5.000.000 500.000.000

SCARPE SRL - 
80018104-2

Poweam Poweam 
Medical Co.,Ltd

VHY-70E CHINA OXIMETRO PORTÁTIL. 3.200.000 320.000.000

CATETERES Y 
AFINES S.A. - 
80030030-0

Biolight Guangdong 
Biolight 
Meditech Co 
Ltd

M800 China Oximetro Portátil 2.500.000 250.000.000

ALBATROS SACI - 
80002766-3

ADVANCED ADVANCED 
INSTRUMENTATIONS 
INC.

PO100B USA OXIMETRO DE PULSO 3.290.000 329.000.000

VICENTE SCAVONE 
& CIA.COMERCIAL E 
INDUSTRIAL SA - 
80001446-4

CharmCare CharmCare CX 130 Korea  3.300.000 330.000.000

SOLUMEDIC S.A. - 
80023913-0

MINDRAY MINDRAY PM 60 CHINA OXIMETRO PORTÁTIL 4.080.000 408.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

15 42272001-003 LARINGOSCOPIO NEONATAL 20

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
ARGON S.R.L. - 
80004373-1

MD MEDICAL 
DEVICES 
(Pvt.) Limited

LED / McINTOSH Pakistán Se adjunta planilla de 
especificaciones técnicas y 
catálogo

5.000.000 100.000.000

ALBATROS SACI - 
80002766-3

KARL STORZ KARL STORZ 
GmbH & Co. 
KG

NO APLICA ALEMANIA LARINGOSCOPIO 
NEONATAL

6.500.000 130.000.000

IMPORTEX S.A. - 
80017358-9

BELMED MEDIBEL 
S.A. 
INTRUMENTAL 
MEDICO

LARINGOSCOPIO 
NEONATAL

ARGENTINA/
PAKISTAN

LARINGOSCOPIO 
NEONATAL

2.782.500 55.650.000

VICENTE SCAVONE 
& CIA.COMERCIAL E 
INDUSTRIAL SA - 
80001446-4

Hersill Hersill Neonatal España  3.000.000 60.000.000

LA CASA DEL 
MEDICO S.A. - 
80011068-4

GIMA GIMA S.P.A. 34476 ITALIANA LARINGOSCOPIO 
NEONATAL

1.920.000 38.400.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

16 42272001-001 LARINGOSCOPIO PEDIÁTRICO 20

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
ARGON S.R.L. - 
80004373-1

MD MEDICAL 
DEVICES 
(Pvt.) Limited

LED / McINTOSH Pakistán Se adjunta planilla de 
especificaciones técnicas y 
catálogo

5.000.000 100.000.000

ALBATROS SACI - 
80002766-3

KARL STORZ KARL STORZ 
GmbH & Co. 
KG

NO APLICA ALEMANIA LARINGOSCOPIO 
PEDIÁTRICO

6.500.000 130.000.000

IMPORTEX S.A. - 
80017358-9

BELMED MEDIBEL 
S.A. 
INTRUMENTAL 
MEDICO

Laringoscopio 
Pediatrico

ARGENTINA/
PAKISTAN

Laringoscopio Pediatrico 2.782.500 55.650.000

VICENTE SCAVONE 
& CIA.COMERCIAL E 
INDUSTRIAL SA - 
80001446-4

Hersill Hersill Pediatrico España  3.000.000 60.000.000

LA CASA DEL 
MEDICO S.A. - 
80011068-4

GIMA GIMA S.P.A. 34476 ITALIANA LARINGOSCOPIO 
PEDIÁTRICO

1.900.000 38.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

17 42272001-002 LARINGOSCOPIO ADULTO 30

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
ARGON S.R.L. - 
80004373-1

MD MEDICAL 
DEVICES 
(Pvt.) Limited

LED / McINTOSH Pakistán Se adjunta planilla de 
especificaciones técnicas y 
catálogo

5.000.000 150.000.000

ALBATROS SACI - 
80002766-3

KARL STORZ KARL STORZ 
GmbH & Co. 
KG

NO APLICA ALEMANIA LARINGOSCOPIO ADULTO 6.865.000 205.950.000
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IMPORTEX S.A. - 
80017358-9

BELMED MEDIBEL 
S.A. 
INTRUMENTAL 
MEDICO

LARINGOSCOPIO 
ADULTO

ARGENTINA/
PAKISTAN

LARINGOSCOPIO ADULTO 2.782.500 83.475.000

VICENTE SCAVONE 
& CIA.COMERCIAL E 
INDUSTRIAL SA - 
80001446-4

Hersill Hersill Adulto España  3.000.000 90.000.000

LA CASA DEL 
MEDICO S.A. - 
80011068-4

GIMA GIMA S.P.A. 34477 ITALIANA LARINGOSCOPIO ADULTO 1.930.000 57.900.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

18 42172101-001 DESFIBRILADOR 50

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
SCARPE SRL - 
80018104-2

CMOS DRAKE CMOS 
DRAKE DO 
NORDESTE 
LTDA

VIVO BRASIL DESFIBRILADOR 41.000.000 2.050.000.000

ALBATROS SACI - 
80002766-3

INSTRAMED INDUSTRIA 
MÉDICO 
HOSPITALAR 
LTDA.

CARDIOMAX BRASIL DESFIBRILADOR 63.000.000 3.150.000.000

IMESE S.A. - 
80016426-1

Zoll Zoll Medical 
Inc.

R-Series USA Desfibrilador 90.000.000 4.500.000.000

LA CASA DEL 
MEDICO S.A. - 
80011068-4

NIHON KOHDEN NIHON 
KOHDEN 
CORPORATION

TEC-5631E JAPONESA DESFIBRILADOR 46.200.000 2.310.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

19 42172101-004 CARRO DE PARO 50

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
ARGON S.R.L. - 
80004373-1

ESTRELLA ARGON S.R.L. CA-001 Paraguay Se adjunta planilla de 
especificaciones técnicas y 
catálogo

12.000.000 600.000.000

ALBATROS SACI - 
80002766-3

CARDINAL CARDINAL 
METALÚRGICA 
LTDA.

CE BRASIL CARRO DE PARO 10.000.000 500.000.000

IMPORTEX S.A. - 
80017358-9

NACIONAL GAESA S.A. CARRO DE PARO NACIONAL CARRO DE PARO 8.415.750 420.787.500

LA CASA DEL 
MEDICO S.A. - 
80011068-4

MEDIMUEBLE LA CASA 
DEL MEDICO 
S.A.

N/A NACIONAL CARRO DE PARO 4.400.000 220.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

20 42271702-999 HALOCEFÁLICOS 50

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
ARGON S.R.L. - 
80004373-1

FANEM FANEM 
LTDA.

Mediano Brasil Se adjunta planilla de 
especificaciones técnicas y 
catálogo

1.100.000 55.000.000

SCARPE SRL - 
80018104-2

Olidef Olidef cz Ind 
Com Ap Hosp 
Ltda.

NO APLICA BRASIL HALOCEFÁLICOS 500.000 25.000.000

IMPORTEX S.A. - 
80017358-9

BELMED MEDIBEL 
S.A. 
INTRUMENTAL 
MEDICO

HALOCEFÁLICOS ARGENTINA HALOCEFÁLICOS 481.500 24.075.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

21 42191802-001 FOTOTERAPIA LEDS 50

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
ARGON S.R.L. - 
80004373-1

FANEM FANEM Ltda. BILITRON 
3006BTP

Brasil Se adjunta planilla de 
especificaciones técnicas, 
catálogo y manual de usario.

16.000.000 800.000.000

ALBATROS SACI - 
80002766-3

ADVANCED ADVANCED 
INSTRUMENTATIONS 
INC.

PT2000STA USA FOTOTERAPIA LEDS 16.200.000 810.000.000

DISTRIBUIDORA 
YPACARAI SA - 
80013820-1

Medix Medix I.C.S.A. MediLed Argentina Fototerapia leds 15.600.000 780.000.000
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DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

22 41103202-002 LAVADORA/DESINFECTADORA AUTOMÁTICA 12

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
ARGON S.R.L. - 
80004373-1

Steelco Steelco S.p.A. BP 100 HE Italia Se adjunta planilla de 
especificaciones técnicas y 
catálogo

100.000.000 1.200.000.000

IMESE S.A. - 
80016426-1

Meiko Meiko TOPIC 20 Alemania Lavadora/
Termodesinfectadora de 
Laboratorio

90.000.000 1.080.000.000

LA CASA DEL 
MEDICO S.A. - 
80011068-4

TUTTNAUER TUTTNAUER 
LTD.

REVO100 ISRAELI LAVADORA/
DESINFECTADORA 
AUTOMÁTICA

46.200.000 554.400.000

 

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

 

Listado General de todas las Ofertas
 

1 - CAMAS ELÉCTRICAS PARA UTI-ADULTOS

Oferente Precio Fecha Hora Estado
SCARPE SRL - 80018104-2 1.450.000.000 08-04-2015 08:04:36.943 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 237a579c24b3e96ce7d54d9077a1719f

SCARPE SRL - 80018104-2 1.500.000.000 08-04-2015 07:55:18.725 Etapa de Puja

Código Verificador: 05029b43f555702d20657ea2f8ea6a31

SCARPE SRL - 80018104-2 1.540.000.000 08-04-2015 07:32:16.552 Propuesta

Código Verificador: 106f18e61e07011a0f6bee0cf3b1af4f

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.954.286.927 08-04-2015 08:09:22.917 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b4b121f1c60ecdea7dcdf01dcfbf164a

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.954.593.368 08-04-2015 08:08:23.037 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 60aff5696ebc86c6e0bb73ff54df55fd

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.955.593.368 08-04-2015 08:05:41.460 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 861aab37b8abdd3bfd857d71ed964c72

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.965.593.368 08-04-2015 08:05:19.718 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a69847eb778a190011ec2f709ab6c940

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.975.593.368 08-04-2015 08:05:05.471 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 3366fa0d5aaab8f0d9023c278bf74403

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.978.593.368 08-04-2015 08:04:50.579 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b08a987f2fbb0594da1ba88917b8e6d8

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.988.593.368 08-04-2015 08:04:41.638 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 7d1b90cbebe83a15adab7f6d0bb87d75

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.999.593.368 08-04-2015 08:04:25.620 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a66f3fb5aa405a42d4ffe31db338febb

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 2.000.593.368 08-04-2015 08:04:04.175 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 14d2878cfb1864d2c54165204a2f17f7

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 2.043.593.368 08-04-2015 08:03:53.447 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 03cdcedbce888520f173b2d21947c8c6

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 2.143.593.368 08-04-2015 08:03:40.335 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 730e1b5746da42978440ff914ae605b6

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 2.153.593.368 08-04-2015 08:03:31.782 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 0d234e426820d5dc359c0ce19b23855e

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 2.183.593.368 08-04-2015 08:03:19.366 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 4dac89318a303618dfe22a25500aa0c6

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 2.213.593.368 08-04-2015 08:03:05.768 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 559f9650b2cbc432b2bb8e14291d5e9c

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 2.223.593.368 08-04-2015 08:02:52.819 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c7bebd15f345bbf17cc9f490076268c5

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 2.223.893.368 08-04-2015 08:02:41.276 Periodo Aleatorio
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Código Verificador: 4a239eb69def6540337b3354f9651875

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 2.224.893.368 08-04-2015 08:02:32.969 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 177f5a09cd1c454cca488556c75eb073

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 2.254.893.368 08-04-2015 08:02:20.066 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 5866ed74121811ba2240fde58e5ea8b7

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 2.294.893.368 08-04-2015 08:01:57.290 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 364e0d977627c41ce53b49d6effb42bd

IMESE S.A. - 80016426-1 2.450.000.000 08-04-2015 08:03:57.686 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 55cb704adf3c61799d1da22b59e17d57

IMESE S.A. - 80016426-1 2.470.000.000 08-04-2015 08:02:07.910 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f9352788382e02848ad18754460ff4f2

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 2.494.893.368 08-04-2015 08:01:38.368 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 9c1cdfa892e1396d8ab8f81ec25d4d2b

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 2.500.000.000 08-04-2015 08:02:08.043 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 647585d1f27c803e9d5311e5e9c3c79d

IMESE S.A. - 80016426-1 2.555.000.000 08-04-2015 08:01:23.394 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 5c67b51e427633df4dd97b5fee4aac2e

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 2.598.895.648 08-04-2015 07:54:40.889 Etapa de Puja

Código Verificador: d6342b159c67a409d8930c236b57456d

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 2.730.000.000 08-04-2015 08:01:39.998 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 6f3bec78644d6173d87e9b1b1a99aa93

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 2.769.328.006 08-04-2015 07:50:27.449 Etapa de Puja

Código Verificador: 400d7cad22c4c78a466518fff72e6bb7

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 2.796.823.600 08-04-2015 07:35:14.952 Recepción de Lances

Código Verificador: d21cda764855774c5bff921d2b3bb22a

IMESE S.A. - 80016426-1 2.800.000.000 08-04-2015 07:32:16.551 Propuesta

Código Verificador: 0ac1af7466b6f13a4c12ba01712dc48a

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 2.856.000.000 08-04-2015 07:32:16.554 Propuesta

Código Verificador: 71cd01e87041da3eabfc4b98acaeb48f

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 3.080.000.000 08-04-2015 07:32:16.550 Propuesta

Código Verificador: 3137c6394a1f263d60e8af7b7b3ecb5f

 

2 - CAMAS ELÉCTRICAS PARA UTI-PEDIATRÍA

Oferente Precio Fecha Hora Estado
SCARPE SRL - 80018104-2 500.000.000 08-04-2015 08:20:22.893 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e2309daea8fda74c02a02fb178425518

SCARPE SRL - 80018104-2 550.000.000 08-04-2015 07:32:16.601 Propuesta

Código Verificador: eb93c42002584db4e655715bc48b3557

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 850.384.854 08-04-2015 08:24:10.148 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b60452c73d2eeac22a2f0cd6cd9881fe

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 850.984.854 08-04-2015 08:23:58.033 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 04ab93a24902b8ec89348a49efc581af

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 853.984.854 08-04-2015 08:23:48.606 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 0726dc66d640a5aed8bd3ad76fcaa484

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 863.984.854 08-04-2015 08:23:42.079 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 6dd595c16f353d34eb537ae8b474bae1

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 865.984.854 08-04-2015 08:23:33.288 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 05f3516723b3ace056ce2f149f227035

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 868.984.854 08-04-2015 08:23:25.221 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 0acf3b1ffc2a05e12cf634b7b406275c

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 869.984.854 08-04-2015 08:23:14.089 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f1820e79444f4cae97e03b15aae7d12b

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 870.134.654 08-04-2015 08:22:58.519 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c4362148ed38d12d1e7d95ed325b2b47

ALBATROS SACI - 80002766-3 879.000.000 08-04-2015 08:23:02.960 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 7fd907c38329a55fde665e3e18895b74

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 879.134.654 08-04-2015 08:22:49.015 Periodo Aleatorio

Código Verificador: bddf5cbe27969734f5068862ff240563
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ALBATROS SACI - 80002766-3 887.000.000 08-04-2015 08:22:56.175 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 673dcae07b2f3e39f7fa77b30ccef30b

ALBATROS SACI - 80002766-3 888.000.000 08-04-2015 08:22:47.114 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 72d2198fd323cd2d4e90b1d7ab848877

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 889.134.654 08-04-2015 08:22:36.170 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 4be5058ff0bb7bd5218db19f20619bbf

ALBATROS SACI - 80002766-3 890.000.000 08-04-2015 08:22:15.983 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 76c2e05c7c6c9a6911f43924a6596319

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 897.134.654 08-04-2015 08:22:05.205 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 81c5620ffc87242ff3d5506ed730e079

ALBATROS SACI - 80002766-3 908.000.000 08-04-2015 08:22:05.571 Periodo Aleatorio

Código Verificador: bf7252596d82b6215740c7a0cdf7d37e

ALBATROS SACI - 80002766-3 910.000.000 08-04-2015 08:21:53.672 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 37a93cc1737f6282a227ef40e06991aa

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 917.134.654 08-04-2015 08:21:55.899 Periodo Aleatorio

Código Verificador: aa9fbc6541c6e3dc5976cb513c6eb024

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 927.134.654 08-04-2015 08:21:46.604 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c009c4d5f7942ee4e855aca98c5ac0e1

ALBATROS SACI - 80002766-3 930.000.000 08-04-2015 08:21:38.450 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 63984062e072926ef6463c33651c5cbe

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 930.134.654 08-04-2015 08:21:30.505 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 6672bf9cf7f1b45d9ad0afccb09a9b33

ALBATROS SACI - 80002766-3 950.000.000 08-04-2015 08:21:16.650 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 27856d98ba19032aaaf2f6e9274e02fb

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 950.134.654 08-04-2015 08:21:23.117 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 39110ba326b4d9898a8455b1f42473dc

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 953.158.456 08-04-2015 08:20:34.171 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f0e14ceaddc9c2c7e06ccdda6110e9e4

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 955.158.456 08-04-2015 08:19:59.942 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 7dad8bd6f3ed57138ec206405592e29e

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 956.167.987 08-04-2015 08:13:41.281 Recepción de Lances

Código Verificador: 7c4ef8f133b9c747c6a80f84abbc6c34

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 956.250.000 08-04-2015 07:32:16.604 Propuesta

Código Verificador: 69c76aa1897899cd433440a05049a618

ALBATROS SACI - 80002766-3 1.091.250.000 08-04-2015 07:32:16.602 Propuesta

Código Verificador: 3885fbd63df43654414eb27a99e79cea

CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 2.112.500.000 08-04-2015 08:20:06.251 Periodo Aleatorio

Código Verificador: d2c737e6ff1ce8a0131d8308e1fe7f97

CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 2.123.750.000 08-04-2015 07:32:16.600 Propuesta

Código Verificador: f1ae8cbbe9c212dc7e4c0700f4ff55fd

 

3 - SERVOCUNAS

Oferente Precio Fecha Hora Estado
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL 
E INDUSTRIAL SA - 80001446-4

919.000.000 08-04-2015 08:53:52.559 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 27f05879e9ca4b4bf364084fd9e5b8a1

VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL 
E INDUSTRIAL SA - 80001446-4

920.000.000 08-04-2015 08:52:27.421 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 6922a878636b60eabb74637df3d07530

VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL 
E INDUSTRIAL SA - 80001446-4

928.000.000 08-04-2015 08:52:03.551 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 4569a17f9f351f660724dac320968ade

SCARPE SRL - 80018104-2 930.507.500 08-04-2015 08:51:50.155 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 43d19221a793c8526b10b6f4ec17bdb5

VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL 
E INDUSTRIAL SA - 80001446-4

949.000.000 08-04-2015 08:51:40.853 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 68094458aba97a2fdd758ed20366e512

SCARPE SRL - 80018104-2 950.000.000 08-04-2015 08:51:24.793 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 29c0325f261f11a4899fc22f07dd39e1
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VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL 
E INDUSTRIAL SA - 80001446-4

999.000.000 08-04-2015 08:51:05.821 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f4049ca5a0c2b794d2e611677abb9af2

SCARPE SRL - 80018104-2 1.000.000.000 08-04-2015 08:50:43.023 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 4737183b398e0453bee1932b64c2b31c

VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL 
E INDUSTRIAL SA - 80001446-4

1.045.000.000 08-04-2015 08:49:47.379 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f36fdcab6f9363b947346b111c83f823

SCARPE SRL - 80018104-2 1.050.000.000 08-04-2015 07:32:16.631 Propuesta

Código Verificador: 3b387f90fa5cee90f621301bb37c20cf

ARGON S.R.L. - 80004373-1 1.374.000.000 08-04-2015 08:49:48.927 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 5c95e8fa75f8d916370065ed93ba953d

VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL 
E INDUSTRIAL SA - 80001446-4

1.375.000.000 08-04-2015 07:32:16.630 Propuesta

Código Verificador: 6e8e0e0a9753a7ae8179fabfc904de39

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

1.500.000.000 08-04-2015 08:51:21.035 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 34a50d5fc08b2ea6bd6383c618876c80

ARGON S.R.L. - 80004373-1 1.750.000.000 08-04-2015 08:43:33.939 Etapa de Puja

Código Verificador: 952524f9c5ea7144ab8ec4c410596fd5

ARGON S.R.L. - 80004373-1 1.760.000.000 08-04-2015 08:38:54.658 Etapa de Puja

Código Verificador: b7cbf16bcb0828e591f9cea9b242e64a

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

1.767.000.000 08-04-2015 07:32:16.632 Propuesta

Código Verificador: 95cc840497d251e2140a9e038e55aea3

ARGON S.R.L. - 80004373-1 2.000.000.000 08-04-2015 07:32:16.628 Propuesta

Código Verificador: fbfaa335f023c6a38179d9791cfc937a

CASA BOLLER S.A. - 80001556-8 2.500.000.000 08-04-2015 08:50:32.489 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 901215e0ccee6925d78a3c09e2d9e0fa

CASA BOLLER S.A. - 80001556-8 3.786.185.850 08-04-2015 07:32:16.633 Propuesta

Código Verificador: b662fc6048d6c1eb7ca5bbe81704a949

 

4 - INCUBADORAS

Oferente Precio Fecha Hora Estado
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL 
E INDUSTRIAL SA - 80001446-4

1.724.900.000 08-04-2015 09:16:06.258 Periodo Aleatorio

Código Verificador: d75fe3f8af928879e986ed96216e25dc

ARGON S.R.L. - 80004373-1 1.724.999.990 08-04-2015 09:16:09.664 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 0bc8b20f094735f5082155f34ccb67de

ARGON S.R.L. - 80004373-1 1.726.499.990 08-04-2015 09:15:55.426 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 31bb928bfbf8626446f1c65810d73994

VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL 
E INDUSTRIAL SA - 80001446-4

1.726.500.000 08-04-2015 09:15:38.620 Periodo Aleatorio

Código Verificador: cf0e6592c146d62608f5244280365292

ARGON S.R.L. - 80004373-1 1.727.999.990 08-04-2015 09:15:40.665 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f6a4de8c23be83e65e81398b5d8eaa1f

VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL 
E INDUSTRIAL SA - 80001446-4

1.728.500.000 08-04-2015 09:15:30.364 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 83dc749dce7b8fee8bdbc329ade7dce2

ARGON S.R.L. - 80004373-1 1.729.999.990 08-04-2015 09:15:29.588 Periodo Aleatorio

Código Verificador: ebc959bbe9e7d1efae1bd17cfd978fd6

ARGON S.R.L. - 80004373-1 1.730.999.990 08-04-2015 09:15:20.550 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b8058367b49af5bcfc4119182d37ba10

VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL 
E INDUSTRIAL SA - 80001446-4

1.731.500.000 08-04-2015 09:15:22.655 Periodo Aleatorio

Código Verificador: da6759deb0a20d43b1942be0b8a12546

ARGON S.R.L. - 80004373-1 1.732.999.990 08-04-2015 09:15:12.780 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 2ec9e67f649e583343b212d22837fc12

VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL 
E INDUSTRIAL SA - 80001446-4

1.735.000.000 08-04-2015 09:15:00.333 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 12c29534a4ae3c97de09169ad11266cb

ARGON S.R.L. - 80004373-1 1.735.999.990 08-04-2015 09:15:00.346 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 58a4da5a801b6b132ce33ae67b9b9b18
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VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL 
E INDUSTRIAL SA - 80001446-4

1.736.500.000 08-04-2015 09:14:46.963 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 04b718e9901e2b2fc88f2e50aadef50b

ARGON S.R.L. - 80004373-1 1.736.999.990 08-04-2015 09:14:45.752 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 9e35c7af0c13e508088abc8c455ab35b

VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL 
E INDUSTRIAL SA - 80001446-4

1.737.000.000 08-04-2015 09:14:31.454 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 4cbb6f89dbbdcfdd04e43e56417835b3

ARGON S.R.L. - 80004373-1 1.738.999.000 08-04-2015 09:14:26.767 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 024c968dcc69fbc0bd82c656ad85872e

VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL 
E INDUSTRIAL SA - 80001446-4

1.739.000.000 08-04-2015 09:14:13.505 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f41dc2cd0b2be4d0fedd5cfaf0f14097

ARGON S.R.L. - 80004373-1 1.742.000.000 08-04-2015 09:14:15.735 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 12d45cce4c4e80e62117ac78aaac0171

ARGON S.R.L. - 80004373-1 1.743.000.000 08-04-2015 09:14:07.979 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 41806eb4e908d16f2a0ee151e71be7a8

VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL 
E INDUSTRIAL SA - 80001446-4

1.745.000.000 08-04-2015 09:13:54.290 Periodo Aleatorio

Código Verificador: bd0099dadad21e797e964ad0aa71e440

ARGON S.R.L. - 80004373-1 1.745.000.000 08-04-2015 09:13:57.174 Periodo Aleatorio

Código Verificador: ae91d85ebfe4b66dcbb86a1881c457e3

ARGON S.R.L. - 80004373-1 1.746.000.000 08-04-2015 09:13:47.974 Periodo Aleatorio

Código Verificador: befad0b54fa889134cdf457675e36b71

ARGON S.R.L. - 80004373-1 1.747.000.000 08-04-2015 09:13:39.920 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 7c2b021510765f0e9d132ac0c1ba26ed

ARGON S.R.L. - 80004373-1 1.749.000.000 08-04-2015 09:13:28.131 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 0a287a911e52f087d511eaf91a00974f

VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL 
E INDUSTRIAL SA - 80001446-4

1.750.000.000 08-04-2015 07:32:16.662 Propuesta

Código Verificador: 0739cba5393b8a5534acedbff948ac56

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

1.895.000.000 08-04-2015 09:16:05.641 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 271c2fd63d1be432ba1b4e61be317169

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

1.920.000.000 08-04-2015 09:15:17.732 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 7068e81d720057db0e5a6ca33ec32724

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

1.972.000.000 08-04-2015 07:32:16.663 Propuesta

Código Verificador: 4b76b2bbdb190a8bb0c8dd8625a30714

CASA BOLLER S.A. - 80001556-8 2.250.000.000 08-04-2015 09:13:52.804 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a3564ddf553f41291f51f489c39dac72

CASA BOLLER S.A. - 80001556-8 2.400.000.000 08-04-2015 09:12:51.465 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 4166f37291bd5301bbb22dc6cb05de63

ARGON S.R.L. - 80004373-1 2.500.000.000 08-04-2015 07:32:16.661 Propuesta

Código Verificador: a55678741aa0d25ce57dc0a1e9d8244e

CASA BOLLER S.A. - 80001556-8 3.149.604.825 08-04-2015 07:32:16.664 Propuesta

Código Verificador: 838d44c2685664567ff7ca0c7bc2dcfd

 

5 - MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS PARA UTI AULTOS

Oferente Precio Fecha Hora Estado
SCARPE SRL - 80018104-2 800.000.000 08-04-2015 09:40:08.419 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 7cb0585b26b3ad2f88f0d2a9f5d75a02

SCARPE SRL - 80018104-2 820.000.000 08-04-2015 09:39:29.646 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 83444be56f480e03aedab8c82700af84

ARGON S.R.L. - 80004373-1 849.999.000 08-04-2015 09:39:30.241 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 8a50a5bdb993aa120c152962263559af

SCARPE SRL - 80018104-2 850.000.000 08-04-2015 09:38:47.065 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 8d27512debadd0380ebb5833bb1209d9

ARGON S.R.L. - 80004373-1 899.999.000 08-04-2015 09:38:37.929 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 7efc47d30e96b5e837b3d878195951ed

SCARPE SRL - 80018104-2 900.000.000 08-04-2015 09:37:52.307 Periodo Aleatorio
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Código Verificador: 4442cb392654eb3efa1db542ee1a687e

ARGON S.R.L. - 80004373-1 949.999.000 08-04-2015 09:37:31.436 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 4f308177f3226ce6568d2fecf5b3ff5e

SCARPE SRL - 80018104-2 950.000.000 08-04-2015 09:36:45.839 Periodo Aleatorio

Código Verificador: d03594d4bed79297a87a7845e8629a56

ARGON S.R.L. - 80004373-1 999.999.000 08-04-2015 09:36:24.291 Periodo Aleatorio

Código Verificador: bded03541cf53ff7bcab5961a9dc739a

SCARPE SRL - 80018104-2 1.000.000.000 08-04-2015 09:35:53.814 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 7e0f6b167ca0cf228edcaa716224ef49

SCARPE SRL - 80018104-2 1.050.000.000 08-04-2015 07:32:16.699 Propuesta

Código Verificador: 33911ac734644e8508e19e1b24705245

ALBATROS SACI - 80002766-3 1.238.000.000 08-04-2015 09:40:49.775 Periodo Aleatorio

Código Verificador: bd7b7ca2cedc705c260d6271f82c7579

ALBATROS SACI - 80002766-3 1.240.000.000 08-04-2015 09:40:41.341 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 446dfce08b2059a8ab9792af0655592a

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.245.000.000 08-04-2015 09:41:52.726 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 6a5dab7fd754717e1e8be1fd6530d027

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.245.567.850 08-04-2015 09:41:12.539 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b722c04633cbfcf3097d579e5596d7c4

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.247.567.850 08-04-2015 09:41:00.153 Periodo Aleatorio

Código Verificador: dc0c4e8afeb35186105a073e7b000359

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.248.567.850 08-04-2015 09:40:50.577 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c8def853a30d6c9843968855fad31ccb

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.249.567.850 08-04-2015 09:40:45.556 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b676d5bd0f8f9dffdef130e2caf8cc30

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.250.567.850 08-04-2015 09:40:38.965 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 9690ca987e59dd65e1020832311dca27

ALBATROS SACI - 80002766-3 1.251.000.000 08-04-2015 09:40:32.550 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 48f8add427796790f7c1711eb8c1da43

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.251.567.850 08-04-2015 09:40:32.593 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 8c4e85d7ca986744fe221c8b6af1a68e

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.252.567.850 08-04-2015 09:40:27.004 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 11e118bcbc9c671be9ca87f0379d4a24

ALBATROS SACI - 80002766-3 1.253.000.000 08-04-2015 09:40:26.074 Periodo Aleatorio

Código Verificador: fd0132e3f4fa50f51bba4825fb970e40

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.253.567.850 08-04-2015 09:40:21.549 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b28f6bb04bdf28921f8a5bd223120906

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.254.567.850 08-04-2015 09:40:14.835 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 8cf64b6130f700f002563295a0fc4fe7

ALBATROS SACI - 80002766-3 1.255.000.000 08-04-2015 09:40:07.161 Periodo Aleatorio

Código Verificador: d8676eded5ae33e60975576cc26985eb

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.255.567.850 08-04-2015 09:40:08.597 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f6bd00f6fa01a9ae64a7790e48c9e1d0

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.257.567.850 08-04-2015 09:39:54.835 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 3a7a9f18b7526e61f7d4455d1d0007de

ALBATROS SACI - 80002766-3 1.258.000.000 08-04-2015 09:39:57.654 Periodo Aleatorio

Código Verificador: d4886753aeeb1515769b754be66e45eb

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.259.567.850 08-04-2015 09:39:44.571 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 33f1d2517d331b823185e65cb4fa6840

ALBATROS SACI - 80002766-3 1.260.000.000 08-04-2015 09:39:35.109 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f958310b30ba3c6e45cc6deb00721cb2

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.267.567.850 08-04-2015 09:39:35.251 Periodo Aleatorio

Código Verificador: cb975c0e1877ebc84d29e396c87fac23

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.269.567.850 08-04-2015 09:39:26.027 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 1f90c8377bb2193656c332d780ea5dfe

ALBATROS SACI - 80002766-3 1.270.000.000 08-04-2015 09:39:12.847 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 692084fed5c0b6f829fca8b36f2bb5a2

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.273.567.850 08-04-2015 09:39:16.198 Periodo Aleatorio



08-04-2015 43 de 73

Listado General de todas las Ofertas
Código Verificador: 2766d4a340ece1becde2c98d1bedc63f

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.279.567.850 08-04-2015 09:39:01.300 Periodo Aleatorio

Código Verificador: d93616b1461e1187e8a4c324c69c5131

ALBATROS SACI - 80002766-3 1.285.000.000 08-04-2015 09:39:03.925 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 78bfecf321b5654f811cfe966a873af7

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.289.567.850 08-04-2015 09:38:52.480 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 3defe57a93a17dd8142f2d4108708f5e

ALBATROS SACI - 80002766-3 1.290.000.000 08-04-2015 09:38:48.182 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 9569375b5d0d1a8873c711677b5bd0f5

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.299.567.850 08-04-2015 09:38:41.755 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e186c87bcf50380b9a91bac4032f0f36

ALBATROS SACI - 80002766-3 1.300.000.000 08-04-2015 09:38:25.392 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f23419fe3b22b6b00bf288061d2bbf35

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.300.567.850 08-04-2015 09:38:31.217 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 9f74bf611f73720c7490d61f27c1e91a

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.306.567.850 08-04-2015 09:38:17.082 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 0239f2ec5efd12ba525582a3896c30b3

ALBATROS SACI - 80002766-3 1.330.000.000 08-04-2015 09:38:18.770 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 45edaa31f16b1263cc4efe6e46e546cd

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.336.567.850 08-04-2015 09:38:09.211 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 5aa7ed868aef2b5e35b96bc7e6320561

ALBATROS SACI - 80002766-3 1.370.000.000 08-04-2015 09:38:08.762 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 8d9b508f86736d0500bb7f47cc8163b7

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.376.567.850 08-04-2015 09:37:58.304 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 991cd5a830d100a1d4ac2810f4e39c0c

MAKRI S.A. - 80029237-5 1.389.000.000 08-04-2015 09:43:08.639 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 53201c77ced4b4e89b98ee6fb112709c

CASA BOLLER S.A. - 80001556-8 1.390.000.000 08-04-2015 09:37:53.867 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 6b0dcfc4065009669c990acc316f5ec5

ALBATROS SACI - 80002766-3 1.400.000.000 08-04-2015 09:37:36.985 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c9a0ca205bf7cda993096282d39c1e94

CASA BOLLER S.A. - 80001556-8 1.420.000.000 08-04-2015 09:37:26.395 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f010ede281dd46bf3a7cf8dcae790365

ALBATROS SACI - 80002766-3 1.430.000.000 08-04-2015 09:37:30.185 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b5e3419669290cdd75838ec0623618b1

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.439.343.989 08-04-2015 09:37:17.433 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 8fea99c667141891cdae760ab642e8f2

ALBATROS SACI - 80002766-3 1.450.000.000 08-04-2015 09:37:12.207 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 8f8fe6135e8891439d89ac7437c69bb5

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.459.343.989 08-04-2015 09:37:08.581 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 92dc5c182c4792b8e99158d4ab520ecc

MAKRI S.A. - 80029237-5 1.499.000.000 08-04-2015 09:40:32.271 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 94c8e039b38b5938934fa006b73e8224

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.499.343.989 08-04-2015 09:37:01.355 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 7ababaa39193772107d749f31f07fd80

CASA BOLLER S.A. - 80001556-8 1.500.000.000 08-04-2015 09:37:01.895 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 9b0485b8868ca495269f5ffb24068b4e

ALBATROS SACI - 80002766-3 1.500.000.000 08-04-2015 09:37:02.968 Periodo Aleatorio

Código Verificador: d6350bc579af305c98c2c0a1219b9ebb

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 1.500.000.000 08-04-2015 09:40:11.071 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 920c25ee46c5c97c709096db0dbb9f2f

MAKRI S.A. - 80029237-5 1.530.000.000 08-04-2015 09:40:21.987 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 4015ef02a76c813344c629d4dc4d8a7d

MAKRI S.A. - 80029237-5 1.549.000.000 08-04-2015 09:38:20.878 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 4fb62618d23abbbe3207b07b82e77b67

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 1.550.000.000 08-04-2015 09:37:31.311 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b75aacc27baf87d2b5f9ebe891639c9a

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.599.343.989 08-04-2015 09:36:49.359 Periodo Aleatorio
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Código Verificador: 8481027faefb0da8e5eaf97560924bf0

ALBATROS SACI - 80002766-3 1.600.000.000 08-04-2015 09:36:38.416 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f6dec13895e308625f466c6170054413

MAKRI S.A. - 80029237-5 1.600.000.000 08-04-2015 09:37:43.699 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 088fbbc415d910a6c52ffb1cac0f7214

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.699.343.989 08-04-2015 09:36:28.040 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 3ef8b75d4bf69825c29eacca4fbaee81

ALBATROS SACI - 80002766-3 1.700.000.000 08-04-2015 09:36:15.454 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 0a4ab14e54a9612795417fce6ea28e9c

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 1.780.000.000 08-04-2015 09:36:43.869 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 2f9d483f219dd7eca29989dfdc80286f

MAKRI S.A. - 80029237-5 1.799.000.000 08-04-2015 09:36:20.029 Periodo Aleatorio

Código Verificador: fe9dc76df33d98fd2f8061dcd6c669ee

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.799.343.989 08-04-2015 09:36:19.514 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b85f9010e3ce83b44a93ac3f4c3158dd

CASA BOLLER S.A. - 80001556-8 1.800.000.000 08-04-2015 09:35:53.302 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c9d7ae5922583123d7ddba7363cd23ee

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.899.434.899 08-04-2015 09:25:43.911 Recepción de Lances

Código Verificador: 686b50413cdfbd320096977776586301

ARGON S.R.L. - 80004373-1 1.900.000.000 08-04-2015 09:25:25.150 Recepción de Lances

Código Verificador: 6068cd441b3c337e89fc64e1b3cecbf9

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.905.675.888 08-04-2015 09:22:40.477 Recepción de Lances

Código Verificador: 292be988d35802d5f777b2757ed695df

ARGON S.R.L. - 80004373-1 1.910.000.000 08-04-2015 09:21:47.696 Recepción de Lances

Código Verificador: ef73a6cbe8ac91a91b57fe3b827d4933

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.910.765.999 08-04-2015 09:19:48.628 Recepción de Lances

Código Verificador: bde12776bf47b5910b7026dfec4a060a

ALBATROS SACI - 80002766-3 1.912.750.000 08-04-2015 07:32:16.701 Propuesta

Código Verificador: a5e409595d893f3334a0725c86306147

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

1.926.000.000 08-04-2015 09:37:17.553 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a296e7c9a6edc8fe5356c25267b37341

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 2.000.000.000 08-04-2015 07:32:16.695 Propuesta

Código Verificador: 7058123d7ff8abcee70569fb458f95ff

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 2.040.000.000 08-04-2015 07:32:16.702 Propuesta

Código Verificador: ff3046194b72c97944f2590407cbd3a6

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

2.183.000.000 08-04-2015 07:32:16.700 Propuesta

Código Verificador: effc051a9e1e7831f96087398c2a4897

ARGON S.R.L. - 80004373-1 2.500.000.000 08-04-2015 07:32:16.697 Propuesta

Código Verificador: 4adee5dad710fe6ab23d307c44383a82

MAKRI S.A. - 80029237-5 3.107.610.000 08-04-2015 07:32:16.698 Propuesta

Código Verificador: ccb3d33974ad797f57d5cb9f7a782036

CASA BOLLER S.A. - 80001556-8 3.628.254.700 08-04-2015 07:32:16.704 Propuesta

Código Verificador: 76268be537e0c4b5e46b91e6995f4254

 

6 - MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS CON GASTO CARDIACO PARA UTI ADULTOS

Oferente Precio Fecha Hora Estado
SCARPE SRL - 80018104-2 300.000.000 08-04-2015 10:02:06.441 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 91a0bc80abbfd8250a27d135c17ddbe5

ALBATROS SACI - 80002766-3 349.000.000 08-04-2015 10:00:49.709 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 055d90e0d31cbb6a2a308fa3a4b22723

SCARPE SRL - 80018104-2 350.000.000 08-04-2015 07:32:16.740 Propuesta

Código Verificador: 29de1d88a635b7734c5d56abc053389f

ARGON S.R.L. - 80004373-1 465.000.000 08-04-2015 10:05:11.134 Periodo Aleatorio

Código Verificador: ec0c1b3f7311cb757b628d28333e72a3

ARGON S.R.L. - 80004373-1 466.000.000 08-04-2015 10:05:05.258 Periodo Aleatorio

Código Verificador: db370b6d1a6ad238ad57fc531fa31216

ARGON S.R.L. - 80004373-1 467.000.000 08-04-2015 10:05:00.282 Periodo Aleatorio
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Código Verificador: 25bc8a43506c29b769283fe7fedd4553

ARGON S.R.L. - 80004373-1 468.000.000 08-04-2015 10:04:54.508 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 8d8c660707f32edbc3a137331dc245be

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 470.000.000 08-04-2015 10:04:41.595 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c2cf8ef67e189c587fe2b0f2954cfc96

ARGON S.R.L. - 80004373-1 470.000.000 08-04-2015 10:04:47.452 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 2e155d187450dae42afec89cbe4b4c91

ARGON S.R.L. - 80004373-1 471.000.000 08-04-2015 10:04:40.798 Periodo Aleatorio

Código Verificador: fcfb2f93dee7bd3cd56c315b01060b59

ARGON S.R.L. - 80004373-1 472.000.000 08-04-2015 10:04:35.504 Periodo Aleatorio

Código Verificador: dbed487a8e0535e54addb603e691aff0

ARGON S.R.L. - 80004373-1 473.000.000 08-04-2015 10:04:27.772 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 74bedd7e0826059171a466bffc43a97a

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 474.000.000 08-04-2015 10:04:16.661 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a67fb3dcbaa31151022b73815ec185df

ARGON S.R.L. - 80004373-1 475.000.000 08-04-2015 10:04:04.526 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 2d91b760ffb20df5d6acb8ffa924306d

ARGON S.R.L. - 80004373-1 476.000.000 08-04-2015 10:03:57.422 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 97b72cbf5b6fb617d04632b0a9d81684

ARGON S.R.L. - 80004373-1 477.000.000 08-04-2015 10:03:51.833 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 78e6553450663b047dd1b8ccbac84d5a

ARGON S.R.L. - 80004373-1 479.000.000 08-04-2015 10:03:44.676 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 8e70d9c7454f12e5bc910cfd1c915f7b

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 480.000.000 08-04-2015 10:03:36.134 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b77f812f4b56b384ddfff148370e9e13

ARGON S.R.L. - 80004373-1 488.000.000 08-04-2015 10:03:34.751 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 5c25d35ec46c2e48fcccbaa17beed81d

ARGON S.R.L. - 80004373-1 489.000.000 08-04-2015 10:03:26.365 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e5b3075b07efb971e17cd781de577920

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 490.000.000 08-04-2015 10:03:11.144 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 93238145f4b6623782cf17ea585e12f0

ARGON S.R.L. - 80004373-1 492.000.000 08-04-2015 10:03:16.891 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a90f92df54ef29b4c5f0dd5932ef1030

ARGON S.R.L. - 80004373-1 493.000.000 08-04-2015 10:03:09.261 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 50f0351826a484fb9f3edbf5f883a91d

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 495.000.000 08-04-2015 10:03:02.203 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 0bfae6778a9fc65c64fcc5a944fcdc96

ARGON S.R.L. - 80004373-1 495.000.000 08-04-2015 10:03:03.658 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 6cb448cb545e64d11e176794dbe9f8ff

ARGON S.R.L. - 80004373-1 496.000.000 08-04-2015 10:02:54.207 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 395ec94b1eadc6c79fea6dd10e52ffe2

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 497.000.000 08-04-2015 10:02:52.276 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 84e549dfeef0ce5b54a3d149c8153b40

ARGON S.R.L. - 80004373-1 498.000.000 08-04-2015 10:02:44.866 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 739ff49ece0724b5ed3594b5e8758553

ARGON S.R.L. - 80004373-1 499.000.000 08-04-2015 10:02:33.497 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 898f255211734d6c219885fdf08566d9

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 500.000.000 08-04-2015 10:02:23.536 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e3b4c0e4af5c9117c04eb4cdce8a31e4

ARGON S.R.L. - 80004373-1 518.000.000 08-04-2015 10:02:04.705 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 2ea855f56d830265447c1c2fbbedceec

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 518.900.000 08-04-2015 10:01:17.875 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 117fb001b8e35cbd10e8d77322d8316d

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

549.000.000 08-04-2015 10:02:54.728 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 9f46a8c5244f2ebe637d7ba23e575725

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

598.000.000 08-04-2015 10:01:46.837 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b8ebb3cab7d368d1d76c34fb7176b123
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ARGON S.R.L. - 80004373-1 599.000.000 08-04-2015 10:01:14.214 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 012391f0aebbdb74c12c6f3a035b33a3

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

612.000.000 08-04-2015 10:01:22.874 Periodo Aleatorio

Código Verificador: dfef37d37ddd951456f962be9fae4667

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

617.000.000 08-04-2015 10:01:00.411 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f2269bbb30d877b7c1df11737aeeab12

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 620.000.000 08-04-2015 10:00:50.324 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 3f920ad0a9cbd4fccd4560425935b4b0

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

622.000.000 08-04-2015 07:32:16.741 Propuesta

Código Verificador: 6691a0da335ce9458e0411db0c59a124

ALBATROS SACI - 80002766-3 624.500.000 08-04-2015 07:32:16.742 Propuesta

Código Verificador: dfa6ad7269f338222f9f3dd1d6251c27

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 630.000.000 08-04-2015 07:32:16.736 Propuesta

Código Verificador: 83fb834e8a46ff8d055928032e1f429f

ARGON S.R.L. - 80004373-1 700.000.000 08-04-2015 07:32:16.737 Propuesta

Código Verificador: 1dd8d203ef4a2788e88474dc7c2698ad

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 770.000.000 08-04-2015 10:04:20.832 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 9820332c38495f7e94a991e3cb2bbf53

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 918.000.000 08-04-2015 07:32:16.743 Propuesta

Código Verificador: 17c0665750181db3937c169601c9c3de

MAKRI S.A. - 80029237-5 1.127.000.000 08-04-2015 10:01:23.052 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c506ba94ea93c6043ea83ba9ba2106fd

MAKRI S.A. - 80029237-5 2.232.331.200 08-04-2015 07:32:16.739 Propuesta

Código Verificador: 94bd9910f4f986d64909ac82abc5d0a9

 

7 - MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS PARA UTI NEONATAL

Oferente Precio Fecha Hora Estado
ARGON S.R.L. - 80004373-1 777.900.000 08-04-2015 10:31:57.195 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 6f579d4d7f5eed42d0c8a0a1fb0d5e70

ARGON S.R.L. - 80004373-1 777.990.000 08-04-2015 10:31:49.694 Periodo Aleatorio

Código Verificador: ca7a3734932a11ee882f24de0b6bf497

ARGON S.R.L. - 80004373-1 777.999.000 08-04-2015 10:31:39.091 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 1ab6f734f9770bfdd6b6180b04528e4a

ARGON S.R.L. - 80004373-1 777.999.900 08-04-2015 10:31:22.199 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f7f72cfbdf10a4c844756f5b530c1b65

ARGON S.R.L. - 80004373-1 777.999.990 08-04-2015 10:31:13.711 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c45c70864b13bdf21750f2caa15f29b6

ARGON S.R.L. - 80004373-1 778.300.000 08-04-2015 10:30:37.644 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 3851d18a3a6e284bbcbff405ec15fad8

ARGON S.R.L. - 80004373-1 778.500.000 08-04-2015 10:30:30.678 Periodo Aleatorio

Código Verificador: ebb0059a64baf2838252067dddc97b52

ARGON S.R.L. - 80004373-1 778.800.000 08-04-2015 10:30:23.293 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 73e725fa49e043ab55e7fac246453fa5

ARGON S.R.L. - 80004373-1 778.900.000 08-04-2015 10:30:13.476 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 1d30d5a60c1d7ad5e69ecdaeb932b14b

ARGON S.R.L. - 80004373-1 778.990.000 08-04-2015 10:30:07.151 Periodo Aleatorio

Código Verificador: fedf4373f455516b026391442eb18c3c

ARGON S.R.L. - 80004373-1 778.999.000 08-04-2015 10:29:56.271 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f592437487111f79efa6c78376a9f38b

ARGON S.R.L. - 80004373-1 779.999.000 08-04-2015 10:29:13.481 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 43316c468a3226f75ad9ab00e0f9d41d

SCARPE SRL - 80018104-2 780.989.000 08-04-2015 10:28:58.824 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 4cb95a1d6ea2f309841ceda44df3173b

ARGON S.R.L. - 80004373-1 780.999.000 08-04-2015 10:28:18.705 Periodo Aleatorio

Código Verificador: ab8d3860dc26d7fd30d71a555b899076

SCARPE SRL - 80018104-2 781.000.000 08-04-2015 10:27:44.451 Periodo Aleatorio
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Código Verificador: 91ce98ad73e9f3fecc1195e7d7946d60

ARGON S.R.L. - 80004373-1 782.704.000 08-04-2015 10:27:35.385 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 0c5cf605a47a42372ba17dd2674b3441

SCARPE SRL - 80018104-2 782.705.000 08-04-2015 10:26:39.536 Periodo Aleatorio

Código Verificador: bdbbbfd969b906c77162f24d4a9f7005

ARGON S.R.L. - 80004373-1 799.999.900 08-04-2015 10:26:40.302 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 09ff2eefd336afbd12342d06d97c2cb2

SCARPE SRL - 80018104-2 800.000.000 08-04-2015 10:26:00.298 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e43baeda465b693503bf4073ad80ac46

ARGON S.R.L. - 80004373-1 839.999.000 08-04-2015 10:26:00.489 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 10a3ca988027dbf8f2d32cc9cb0ff423

ARGON S.R.L. - 80004373-1 839.999.900 08-04-2015 10:25:50.598 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 5785a8ba1f1ce01699ff39247597a755

SCARPE SRL - 80018104-2 840.000.000 08-04-2015 10:25:14.135 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a6f3bdfa0c4b90e04d3f0cf56d32d50b

SCARPE SRL - 80018104-2 850.000.000 08-04-2015 10:24:17.466 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b974c21071f567b0ec25e79ff32eba61

ARGON S.R.L. - 80004373-1 997.000.000 08-04-2015 10:24:14.733 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 8fc9fad92f3e72efe8d6964b37230c2b

ARGON S.R.L. - 80004373-1 999.000.000 08-04-2015 10:23:54.694 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 144376e5ccbbbf8caf3b77975fa60131

SCARPE SRL - 80018104-2 1.000.000.000 08-04-2015 10:23:35.766 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 20c756cd3fbaecd9f4f30a44e2061e30

ALBATROS SACI - 80002766-3 1.074.000.000 08-04-2015 10:24:07.058 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 46d6dfbc394bedcf2b76fe30bb0dd1cb

SCARPE SRL - 80018104-2 1.075.000.000 08-04-2015 07:32:16.779 Propuesta

Código Verificador: 0e7cc7b622d375306e02972a6bc530d1

MAKRI S.A. - 80029237-5 1.425.000.000 08-04-2015 10:25:23.067 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 8a3b0b2fd343b125faf0b820a3ea7fc5

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.428.000.000 08-04-2015 10:24:50.930 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 1120533f4ba9510775748e687ff11ca5

CASA BOLLER S.A. - 80001556-8 1.500.000.000 08-04-2015 10:25:36.414 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b4153e7d6cf0c803c881aab584001c2d

MAKRI S.A. - 80029237-5 1.519.000.000 08-04-2015 10:25:01.260 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 61ac38d88fc9edb1d4238dfbc7e8cd44

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.527.597.869 08-04-2015 10:24:00.943 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e3917591df748cdbf0bab8d46b6b1cdf

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 1.550.000.000 08-04-2015 10:25:18.008 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f6441585f42b0ec22044d61503304b1b

ARGON S.R.L. - 80004373-1 1.600.000.000 08-04-2015 10:23:41.955 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 1a770ab01793a7aa6eba040e44a8b9b7

CASA BOLLER S.A. - 80001556-8 1.600.000.000 08-04-2015 10:25:04.892 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 519e3e6ccb0d12c0c0cae55bc986aa76

MAKRI S.A. - 80029237-5 1.620.000.000 08-04-2015 10:24:22.505 Periodo Aleatorio

Código Verificador: cc651723ffd30ee54bd60091aec29e91

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.627.597.869 08-04-2015 10:23:44.179 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 43e2e76a9b6e1d1c9ca65aaefe61d70a

ALBATROS SACI - 80002766-3 1.630.000.000 08-04-2015 10:23:31.967 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 3e05658b203fa39da9a3cfcddb7eb818

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 1.650.000.000 08-04-2015 10:24:31.931 Periodo Aleatorio

Código Verificador: ee9fab3cf08e811f41f4c9769771eeec

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.727.597.869 08-04-2015 10:23:32.986 Periodo Aleatorio

Código Verificador: be311a76184e387d6e0aab7dbb133cec

ALBATROS SACI - 80002766-3 1.730.000.000 08-04-2015 10:23:17.768 Periodo Aleatorio

Código Verificador: d0b72df37da620649275cbef716b0023

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 1.744.000.000 08-04-2015 10:24:16.262 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 95d70b3cdb00a76aba5c7a77d5f294e9

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.827.597.869 08-04-2015 10:23:18.354 Periodo Aleatorio
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Código Verificador: faa6bba2f3fad554d9ea081853c93ba5

ALBATROS SACI - 80002766-3 1.830.000.000 08-04-2015 10:22:55.324 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 8e088615a49320e9fafaaf30fb7eeaf6

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.837.597.869 08-04-2015 10:22:48.041 Etapa de Puja

Código Verificador: 8104672d542b327450e71da339a9465a

ARGON S.R.L. - 80004373-1 1.839.000.000 08-04-2015 10:21:03.376 Etapa de Puja

Código Verificador: 494366a323cd61a15d3f1d46c2528bf7

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.839.640.643 08-04-2015 10:16:48.438 Etapa de Puja

Código Verificador: 03c1b008aef6c6a041385dfb0685bee3

ARGON S.R.L. - 80004373-1 1.840.000.000 08-04-2015 10:15:57.086 Etapa de Puja

Código Verificador: 930980d6c590bdab19e4348c73068fc2

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.840.999.000 08-04-2015 10:11:47.492 Etapa de Puja

Código Verificador: 561114f416a2ae3dffdf1d1e76b2281d

ALBATROS SACI - 80002766-3 1.842.500.000 08-04-2015 07:32:16.781 Propuesta

Código Verificador: 2bc5fa1548a2356aa5d27823cd9a0834

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

1.950.000.000 08-04-2015 10:23:35.385 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 064d5a069d0773651943ba3c8de21d40

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 2.040.000.000 08-04-2015 07:32:16.782 Propuesta

Código Verificador: a8dc63072c460dd7a3f0b5ec17c2e0eb

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

2.199.000.000 08-04-2015 07:32:16.780 Propuesta

Código Verificador: f8d4661fc5c5bf7b6a5ce62dc821f161

MAKRI S.A. - 80029237-5 2.374.000.000 08-04-2015 10:23:04.664 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 5b61f9fdaab0852f71573ee97ce36235

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 2.375.000.000 08-04-2015 07:32:16.775 Propuesta

Código Verificador: 6400ac66bf6468a141d2aa520efec7fe

ARGON S.R.L. - 80004373-1 2.500.000.000 08-04-2015 07:32:16.776 Propuesta

Código Verificador: 801673db136eb62cb64b8db5c727fb2b

MAKRI S.A. - 80029237-5 3.132.360.000 08-04-2015 07:32:16.777 Propuesta

Código Verificador: dda8ba0bbbca557ea7fe2eb6f0a076ee

CASA BOLLER S.A. - 80001556-8 3.870.998.400 08-04-2015 07:32:16.783 Propuesta

Código Verificador: 86f1f07e07a56d004c7f71540752ef4a

 

8 - VENTILADOR PULMONAR PARA ADULTOS

Oferente Precio Fecha Hora Estado
SCARPE SRL - 80018104-2 5.218.255.000 08-04-2015 10:53:54.723 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 73f07a53e8c981569d43e35611e65ea4

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

5.477.000.000 08-04-2015 10:53:25.555 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e781ab54ca42c30fbbb29c997dd53e5c

SCARPE SRL - 80018104-2 5.481.000.000 08-04-2015 10:53:15.521 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 5d8f41347195e9995ce277612f8e90fd

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

5.482.000.000 08-04-2015 10:52:37.890 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 830e145f32946e317de6a500bad8b242

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

5.485.000.000 08-04-2015 10:51:45.791 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 8b4d15d2813ce2542785857ff7c6802f

SCARPE SRL - 80018104-2 5.492.900.000 08-04-2015 10:49:48.514 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 5267c020ae4db3401d3f902d504c6ac1

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

5.533.000.000 08-04-2015 10:51:15.225 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 69a77ea13c39d0e2ba1e7c09d3d23bba

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

5.549.000.000 08-04-2015 10:50:39.244 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b9c343919cdfa25101b95c544f4a3783

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

5.569.000.000 08-04-2015 10:50:20.119 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 7c2d1dc30063b355289a84f3498ad111

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

5.589.000.000 08-04-2015 10:50:00.203 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 88ab190479cb03bd194e6af9be0d6d64
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SERVICIO ELECTROMEDICO 
PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 
80006779-7

5.590.000.000 08-04-2015 10:49:42.128 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 95a192d74730ae75394540bae8d6f159

SCARPE SRL - 80018104-2 5.600.000.000 08-04-2015 10:48:20.342 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c42ae336693d5e23de365cac7b5b3f57

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

5.657.000.000 08-04-2015 10:49:48.775 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 71e13faf9775219271e81932f41a17fb

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

5.677.000.000 08-04-2015 10:49:31.509 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a8ca3d0a55e952df8f125a7bb1cae8e4

SERVICIO ELECTROMEDICO 
PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 
80006779-7

5.690.000.000 08-04-2015 10:49:05.076 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 5a4d80726f34a27864d2b79367ad026c

SCARPE SRL - 80018104-2 5.700.000.000 08-04-2015 10:48:08.001 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 704f040a254868b4b8ae29816433f8cc

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

5.745.000.000 08-04-2015 10:48:59.193 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 783987cabc7e090d2f0f6adf55117920

SERVICIO ELECTROMEDICO 
PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 
80006779-7

5.750.000.000 08-04-2015 10:47:54.928 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 07fb3e81e311c420dc88230fe062ab09

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

5.797.000.000 08-04-2015 10:48:21.587 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e72de2b59fdc5501175ebb1d646a1e01

SCARPE SRL - 80018104-2 5.800.000.000 08-04-2015 10:47:32.851 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 61dc8f659087998c6f7a089a6d20d117

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

5.865.000.000 08-04-2015 10:47:58.770 Periodo Aleatorio

Código Verificador: d804966a9684ed8194645546a46c33f4

SERVICIO ELECTROMEDICO 
PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 
80006779-7

5.880.000.000 08-04-2015 10:47:24.549 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b758e67a15a4d7cd85f1f0ce722d12b3

SCARPE SRL - 80018104-2 5.900.000.000 08-04-2015 10:41:12.081 Etapa de Puja

Código Verificador: 3bf23862a51f82d5002bd0a9acdf0c8e

SERVICIO ELECTROMEDICO 
PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 
80006779-7

6.000.000.000 08-04-2015 07:32:16.820 Propuesta

Código Verificador: 01c1488ab8ee375d61699bcae2c4c47d

CASA BOLLER S.A. - 80001556-8 6.000.000.000 08-04-2015 10:49:04.461 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 03e0164d5cfc7ca3f286184d8ced7aaa

SCARPE SRL - 80018104-2 6.250.000.000 08-04-2015 07:32:16.816 Propuesta

Código Verificador: 37503f776e047a8374ddea6b023e210c

CASA BOLLER S.A. - 80001556-8 6.500.000.000 08-04-2015 10:48:34.973 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c4b2a65ba1a93e239bbd7cd986a3ff6e

CASA BOLLER S.A. - 80001556-8 7.500.000.000 08-04-2015 10:47:40.294 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 0635c22aff23c0b26bbe8186f89f0a65

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

7.593.000.000 08-04-2015 07:32:16.818 Propuesta

Código Verificador: e1aa3be40c5e678a36045bdadcc0a53c

IMESE S.A. - 80016426-1 7.950.000.000 08-04-2015 10:52:02.273 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 8e470523a1c38841803333e9a13acb56

IMESE S.A. - 80016426-1 8.250.000.000 08-04-2015 10:47:41.653 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 12217a6c3b385220328f4efca7be3971

IMESE S.A. - 80016426-1 8.500.000.000 08-04-2015 07:32:16.815 Propuesta

Código Verificador: 1a39a27c643c85566bdd10b75b68b9d7

CASA BOLLER S.A. - 80001556-8 11.065.265.550 08-04-2015 07:32:16.819 Propuesta

Código Verificador: e1f04f527729e26822ab0c6e3024aedd

 

9 - VENTILADOR PULMONAR PARA UTI NEONATAL/PEDIÁTRICO

Oferente Precio Fecha Hora Estado
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DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

6.271.000.000 08-04-2015 11:13:59.114 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 01222d8b0b3e033cf36e016001d2d8ab

CASA BOLLER S.A. - 80001556-8 6.280.000.000 08-04-2015 11:13:58.828 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e1554a000b729363c4b4916447ebcb09

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

6.285.600.000 08-04-2015 11:13:45.423 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 1f9fdf2538da01577893865640aa3c0e

CASA BOLLER S.A. - 80001556-8 6.290.000.000 08-04-2015 11:13:41.853 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 03f87db9546a7bd853842d3d8b54764c

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

6.300.000.000 08-04-2015 11:13:30.790 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 9e6e67d2eeb60b8efc8c34c74be99d0b

CASA BOLLER S.A. - 80001556-8 6.300.000.000 08-04-2015 11:13:33.325 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f8b1967c6d8991f12a9c1594e1e212da

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

6.307.200.000 08-04-2015 11:13:19.141 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 4a42f5aa1ee60dbf4da2d7703987bf2a

CASA BOLLER S.A. - 80001556-8 6.313.000.000 08-04-2015 11:13:15.601 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c9c5ac9c6e40eb7c1d2576c2fb3e0117

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

6.314.400.000 08-04-2015 11:13:00.831 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 0320f61e00f974a4f2f2b6f2955d5b65

CASA BOLLER S.A. - 80001556-8 6.320.000.000 08-04-2015 11:12:59.021 Periodo Aleatorio

Código Verificador: cdcf1c8032af63a3278039d046fd3848

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

6.325.200.000 08-04-2015 11:12:48.559 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 5b5eec168c8e8cb6656108e7f580c942

CASA BOLLER S.A. - 80001556-8 6.330.000.000 08-04-2015 11:12:39.114 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 9799c1638e5371a41e96ea3259d22446

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

6.339.600.000 08-04-2015 11:12:30.608 Periodo Aleatorio

Código Verificador: deadb8a6efe628c7e7b465729592e4e6

CASA BOLLER S.A. - 80001556-8 6.340.000.000 08-04-2015 11:12:34.500 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 6487a3edd4ffff3bb679d86e828a16aa

CASA BOLLER S.A. - 80001556-8 6.350.000.000 08-04-2015 11:12:22.989 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 94990fc6c61f5f075eb7bb6722872dd0

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

6.354.000.000 08-04-2015 11:12:13.684 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 78236c57b5a43042742f1a0725f90a16

CASA BOLLER S.A. - 80001556-8 6.360.000.000 08-04-2015 11:12:05.938 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 7a9fb9ad7a0f31ab7071398fd66983cd

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

6.368.400.000 08-04-2015 11:11:56.921 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 86d65fc066419127870037d4149c4879

CASA BOLLER S.A. - 80001556-8 6.370.000.000 08-04-2015 11:11:52.425 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e9133994de0b0268ff920bd304c0b389

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

6.379.200.000 08-04-2015 11:11:40.885 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 6a6905867e6e8c77ccc168694c7dda88

CASA BOLLER S.A. - 80001556-8 6.380.000.000 08-04-2015 11:11:19.929 Periodo Aleatorio

Código Verificador: d260dc66a268f0e3cdeca74f51dc26ab

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

6.390.000.000 08-04-2015 11:11:28.873 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 6307a79e32faa633a39301596ab26f5b

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

6.397.200.000 08-04-2015 11:11:04.410 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 03c408968b828a8ba19bc6cfe634dcac

CASA BOLLER S.A. - 80001556-8 6.400.000.000 08-04-2015 11:10:56.509 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 8389d0f6f6151e37d2faf4606def6ea6

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

6.408.000.000 08-04-2015 11:10:44.659 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 040b1ffecea72a13fa1dc90aaf2a8a50

CASA BOLLER S.A. - 80001556-8 6.410.000.000 08-04-2015 11:10:26.438 Periodo Aleatorio

Código Verificador: ef25d59092a0d03c6a0db0457a863a91
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DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

6.418.800.000 08-04-2015 11:09:59.392 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 1045214a56fbe08f2828740a56f1cad3

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

6.429.600.000 08-04-2015 11:09:40.541 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e3cce87f320200be29320fd8f99f3fd3

CASA BOLLER S.A. - 80001556-8 6.430.000.000 08-04-2015 11:09:39.991 Periodo Aleatorio

Código Verificador: be96d5916db84ddf44b0b9910915bb44

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

6.436.800.000 08-04-2015 11:09:19.338 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c81a4d5170eb5c260676215b958f0304

CASA BOLLER S.A. - 80001556-8 6.440.000.000 08-04-2015 11:09:14.857 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 42ec4196e531dd9bec991ebd3cf4c6cf

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

6.444.000.000 08-04-2015 11:08:45.947 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b7ad64bedd4fc83d71e1f7fe61a974ce

CASA BOLLER S.A. - 80001556-8 6.450.000.000 08-04-2015 11:08:23.449 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 1b326c96dd7fcfb29bc2d5e247a82a93

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

6.498.000.000 08-04-2015 11:08:11.692 Periodo Aleatorio

Código Verificador: aa14effa91cbc0cc6ae3c43a5a3ff5cf

CASA BOLLER S.A. - 80001556-8 6.500.000.000 08-04-2015 11:07:51.519 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 385e2e70b6308b3c3b144e7ad4dc7bf2

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

6.588.000.000 08-04-2015 11:07:31.501 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 4aba6ceda51d77371d6f838eb395781a

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

6.598.800.000 08-04-2015 11:06:48.801 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 2d310be5408e19bcb8fed3610eba4236

CASA BOLLER S.A. - 80001556-8 6.600.000.000 08-04-2015 11:06:19.755 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 3f758c066898fcbd5edf9f5a366f69d6

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

6.696.000.000 08-04-2015 11:06:01.510 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 753769e158082f0f979b97221a6581cb

CASA BOLLER S.A. - 80001556-8 6.700.000.000 08-04-2015 11:05:41.863 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a025f2bc92dc0a11ce6f8b01e58599b0

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

6.732.000.000 08-04-2015 11:05:26.889 Periodo Aleatorio

Código Verificador: bf8705958d0749ab77d9c25f859bd349

CASA BOLLER S.A. - 80001556-8 6.750.000.000 08-04-2015 11:04:47.163 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 9cc79391903eab256b51992ea8ae1d2b

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

6.840.000.000 08-04-2015 07:32:16.842 Propuesta

Código Verificador: ebcd268b20b55b1a0de56ba78cb179fa

SERVICIO ELECTROMEDICO 
PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 
80006779-7

7.798.500.000 08-04-2015 07:32:16.844 Propuesta

Código Verificador: 1ada612a173171825140c23bb2e426ec

CASA BOLLER S.A. - 80001556-8 11.015.366.805 08-04-2015 07:32:16.843 Propuesta

Código Verificador: 3f661d0ff0e1e8023bae888963161f17

 

10 - VENTILADOR PULMONAR CON ALTA FRECUENCIA POR OSCILACIÓN

Oferente Precio Fecha Hora Estado
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8 3.600.000.000 08-04-2015 11:36:55.964 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 6495f43ac0728d5bd12ce00e35236801

CASA BOLLER S.A. - 80001556-8 3.700.000.000 08-04-2015 11:18:49.755 Recepción de Lances

Código Verificador: 040c407439f8ae6e1cdba2d1f421ea52

CASA BOLLER S.A. - 80001556-8 4.001.737.560 08-04-2015 07:32:16.863 Propuesta

Código Verificador: 2f779416344b5d2181d4a92a4d8710dc

 

11 - ASPIRADOR PORTÁTIL DE SECRECIONES

Oferente Precio Fecha Hora Estado
ARGON S.R.L. - 80004373-1 271.490.000 08-04-2015 12:03:56.963 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 71f550e9aeb82ce0688b858f8e166901
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ARGON S.R.L. - 80004373-1 271.499.000 08-04-2015 12:03:39.948 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 2d93422ce0cc60f63ede04bf242ab598

ARGON S.R.L. - 80004373-1 271.600.000 08-04-2015 12:02:48.281 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 124b5448cc8b2f678b7b5eba70c9a090

ARGON S.R.L. - 80004373-1 271.690.000 08-04-2015 12:02:36.669 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 72bd0a76bd167e99dd316f253b698df9

ARGON S.R.L. - 80004373-1 271.699.000 08-04-2015 12:02:20.252 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 4dbf4ebdbc14e4a1351a23873a285fc9

ARGON S.R.L. - 80004373-1 271.899.000 08-04-2015 12:02:05.218 Periodo Aleatorio

Código Verificador: eaf545c0ac670d81f020536f8feba533

ARGON S.R.L. - 80004373-1 272.000.000 08-04-2015 12:01:46.669 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c0cebed462d8c720f2a76285922960a8

ARGON S.R.L. - 80004373-1 272.090.000 08-04-2015 12:01:22.762 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 5f444d0c8250986423e5c7324ae76c9b

SCARPE SRL - 80018104-2 272.091.000 08-04-2015 12:00:53.161 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 6a593039f1a3cbd969c05e7ca788c28c

ARGON S.R.L. - 80004373-1 272.900.000 08-04-2015 12:00:46.146 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 70cd8934280722a2ebab1c60a2cb2493

ARGON S.R.L. - 80004373-1 272.999.000 08-04-2015 12:00:25.365 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 46a8c41f537ae532fe0fa3a13a59b2a7

ARGON S.R.L. - 80004373-1 273.089.000 08-04-2015 11:59:47.442 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 9f09e8d2cc07f90416c5821ae64ec289

SCARPE SRL - 80018104-2 273.090.000 08-04-2015 11:59:01.387 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a6a5a1ace9a536544383a034b2b7cf18

ARGON S.R.L. - 80004373-1 299.999.000 08-04-2015 11:58:54.013 Periodo Aleatorio

Código Verificador: fa2cf351e03f03838242a3e2e315980b

SCARPE SRL - 80018104-2 300.000.000 08-04-2015 11:58:16.221 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 50076f843cb009e25b7ddb4d3a3081c7

ARGON S.R.L. - 80004373-1 319.000.000 08-04-2015 11:58:09.887 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c362db426f6ade7e4a0d706d8193a5b2

SCARPE SRL - 80018104-2 320.000.000 08-04-2015 11:57:43.774 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e5aa5a9692ad772d5d946d7785164e32

SCARPE SRL - 80018104-2 350.000.000 08-04-2015 07:32:16.892 Propuesta

Código Verificador: ebc685386181a43fae1521f24e9c4af2

VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL 
E INDUSTRIAL SA - 80001446-4

462.000.000 08-04-2015 11:59:51.035 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 4140c41697fdf768c83f366c786d08bf

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 550.000.000 08-04-2015 12:01:04.272 Periodo Aleatorio

Código Verificador: edb4cbea9f87c85e6703c3cd62d35f08

IMPORTEX S.A. - 80017358-9 591.800.000 08-04-2015 12:00:59.243 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c2e82a3e2495c188f3635219d55ecc59

IMPORTEX S.A. - 80017358-9 592.000.000 08-04-2015 12:00:02.518 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 7db57c3dd5a47a3f14e1757bf54daeaa

IMPORTEX S.A. - 80017358-9 593.000.000 08-04-2015 11:59:38.395 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 958c464d68c2f7a44025c50387f24f21

IMPORTEX S.A. - 80017358-9 596.000.000 08-04-2015 11:59:03.632 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 49c8f125157555c20252528583a20bda

VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL 
E INDUSTRIAL SA - 80001446-4

597.000.000 08-04-2015 11:58:06.730 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b0f9725dc953b0ced0cf76ce50cdeaf9

IMPORTEX S.A. - 80017358-9 599.000.000 08-04-2015 11:57:40.990 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c63613cb0b206b332e4f1265283d49d2

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 600.000.000 08-04-2015 07:32:16.889 Propuesta

Código Verificador: 63c3b4b76b2a151a504de6ef54b9be21

VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL 
E INDUSTRIAL SA - 80001446-4

600.000.000 08-04-2015 07:32:16.891 Propuesta

Código Verificador: c35a36645a1c6fc356c16700f8986d29

IMPORTEX S.A. - 80017358-9 652.500.000 08-04-2015 07:32:16.895 Propuesta

Código Verificador: 5b1cf159b1de2a8858c294fdf34e7e98

ARGON S.R.L. - 80004373-1 1.000.000.000 08-04-2015 07:32:16.890 Propuesta
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Código Verificador: fdeaac2e0857b46742188645ffd95018

SERVICIO ELECTROMEDICO 
PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 
80006779-7

1.200.000.000 08-04-2015 07:32:16.894 Propuesta

Código Verificador: ca59b86f010e243852bb8720401b3198

 

12 - BALÓN PORTÁTIL DE 0,5 M3 PARA OXÍGENO MEDICINAL

Oferente Precio Fecha Hora Estado
SCARPE SRL - 80018104-2 90.000.000 08-04-2015 07:32:16.917 Propuesta

Código Verificador: 58e37e24224ef61a294697a1066cb5d8

IMPORTEX S.A. - 80017358-9 349.800.000 08-04-2015 12:06:49.508 Etapa de Puja

Código Verificador: b809dbde2b182b3dd837177dd3070c25

IMPORTEX S.A. - 80017358-9 351.000.000 08-04-2015 07:32:16.918 Propuesta

Código Verificador: 0f024bbdacbb76337fb2a4a1b79b1ed2

 

13 - Tubo de Oxigeno

Oferente Precio Fecha Hora Estado
SCARPE SRL - 80018104-2 20.900.000 08-04-2015 07:32:16.936 Propuesta

Código Verificador: 77679c5505e86221617b4c27145a7ef3

 

14 - OXIMETRO PORTÁTIL.

Oferente Precio Fecha Hora Estado
ALBATROS SACI - 80002766-3 179.700.000 08-04-2015 13:15:21.360 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 552f06e294196376b7527e33dfcb648e

ALBATROS SACI - 80002766-3 179.800.000 08-04-2015 13:15:07.008 Periodo Aleatorio

Código Verificador: ef74e26d6f7d7910b9913fc8651d6698

CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 179.890.000 08-04-2015 13:14:46.936 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 344f5e4e3efaf611c4f30b466ef46e62

ALBATROS SACI - 80002766-3 179.900.000 08-04-2015 13:13:54.241 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 03d004424490a55212b22c84442c3844

CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 180.000.000 08-04-2015 13:13:23.185 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 8e8159a3e9f667c07ba2c926ab16adf7

ARGON S.R.L. - 80004373-1 203.999.000 08-04-2015 13:13:44.420 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a315d0c923044d88e2472b29dc81d3aa

ALBATROS SACI - 80002766-3 204.000.000 08-04-2015 13:13:20.605 Periodo Aleatorio

Código Verificador: ec1050dba2d8b6c618547fe2a0dcf03c

ARGON S.R.L. - 80004373-1 204.999.000 08-04-2015 13:13:14.710 Periodo Aleatorio

Código Verificador: ec0bdcf9c04787eabd9d320bc3f98faa

ALBATROS SACI - 80002766-3 205.000.000 08-04-2015 13:12:58.514 Periodo Aleatorio

Código Verificador: fca8d9c09457f60e9b31515cd3e4cb51

ARGON S.R.L. - 80004373-1 206.999.000 08-04-2015 13:12:49.216 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 18d84cd9087fc72230d2294ffd86e805

ALBATROS SACI - 80002766-3 207.000.000 08-04-2015 13:12:37.315 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 8f93a034e82533c0949e4a050bb28e9f

ALBATROS SACI - 80002766-3 208.000.000 08-04-2015 13:12:29.799 Periodo Aleatorio

Código Verificador: fd4ebc7365811ea4bf6fb87b0e241b74

ARGON S.R.L. - 80004373-1 208.000.000 08-04-2015 13:12:35.066 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 7bafb8f7c9cc3cddeb5e972cec8e7e12

ARGON S.R.L. - 80004373-1 208.900.000 08-04-2015 13:12:26.526 Periodo Aleatorio

Código Verificador: dbc0d708989c89cf0db15e4d61b19982

ALBATROS SACI - 80002766-3 209.000.000 08-04-2015 13:12:17.243 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 772f357e54562ea667df6951cd88d49b

ARGON S.R.L. - 80004373-1 209.900.000 08-04-2015 13:12:18.553 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 2289dd35d1cccd5c5688844bf76b61ac

ARGON S.R.L. - 80004373-1 209.999.000 08-04-2015 13:12:08.941 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b494fad5f5ea63f4d5fff120fc8fc0ae

ARGON S.R.L. - 80004373-1 210.999.000 08-04-2015 13:11:58.898 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 8aa716606760d101a94e11ceef340736
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ALBATROS SACI - 80002766-3 211.000.000 08-04-2015 13:12:10.007 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 3dfaad3ff800ad6ed6b8316db0dfd394

ALBATROS SACI - 80002766-3 212.000.000 08-04-2015 13:11:45.806 Periodo Aleatorio

Código Verificador: fd9d527a6d3a5278575285acc052a6a9

ARGON S.R.L. - 80004373-1 212.999.000 08-04-2015 13:11:48.700 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e5ec48e3720477284be54d1a2e048b9c

ALBATROS SACI - 80002766-3 213.000.000 08-04-2015 13:11:34.002 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 01cf0f5ef714177e61b1a28af93a55ee

ARGON S.R.L. - 80004373-1 213.990.000 08-04-2015 13:11:36.430 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e2d18f2fa2510f7bb223d2762d2a5dc9

ARGON S.R.L. - 80004373-1 213.999.000 08-04-2015 13:11:29.778 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 7c71da6317893fc5abd3cef32b2beb8a

ALBATROS SACI - 80002766-3 214.000.000 08-04-2015 13:11:09.886 Periodo Aleatorio

Código Verificador: ef538898a395bac9e3d34e8c987b4f18

ARGON S.R.L. - 80004373-1 214.999.000 08-04-2015 13:11:10.961 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 8db6274fe840026568c554c7acbd3b8e

ALBATROS SACI - 80002766-3 215.000.000 08-04-2015 13:10:55.511 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 7c4de4e23cbad0a600d777a92bdebcf8

ARGON S.R.L. - 80004373-1 215.999.000 08-04-2015 13:10:54.889 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 14e0cc7a075fba3f312a84ee3b26bae4

ALBATROS SACI - 80002766-3 216.000.000 08-04-2015 13:10:43.117 Periodo Aleatorio

Código Verificador: cc2b84b0dca22c6b85b38688106d120e

ARGON S.R.L. - 80004373-1 216.990.000 08-04-2015 13:10:43.710 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 1aafc843e56c335a8d36f11aa9d1acf7

ARGON S.R.L. - 80004373-1 216.999.000 08-04-2015 13:10:36.777 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 3d2cef8d4403d8828ea587a346cda81c

ALBATROS SACI - 80002766-3 217.000.000 08-04-2015 13:10:37.179 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 3bf0f6dd16859e329d328776a44e54b3

VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL 
E INDUSTRIAL SA - 80001446-4

217.999.000 08-04-2015 13:10:38.954 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e5a03427677d3d7d0fd71321b5016d9c

ALBATROS SACI - 80002766-3 218.000.000 08-04-2015 13:10:05.428 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 54c6e9fa0249ef0a92f3521faa432c1d

SCARPE SRL - 80018104-2 219.228.300 08-04-2015 13:10:21.067 Periodo Aleatorio

Código Verificador: d33fa7716d7c55916bee10d0eacd5b49

ALBATROS SACI - 80002766-3 220.000.000 08-04-2015 13:09:50.096 Periodo Aleatorio

Código Verificador: cf2e1f8ef4a6d3c2e7e2ffbf09af767a

VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL 
E INDUSTRIAL SA - 80001446-4

222.000.000 08-04-2015 13:09:42.362 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 33b722e251786fd2f8650ddcebc9b97c

ARGON S.R.L. - 80004373-1 222.999.000 08-04-2015 13:09:45.735 Periodo Aleatorio

Código Verificador: cbed4861f0213b0edbd165054633f1d5

VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL 
E INDUSTRIAL SA - 80001446-4

223.000.000 08-04-2015 13:09:33.382 Periodo Aleatorio

Código Verificador: de725462f8e91321d35308a7f1312ee5

ALBATROS SACI - 80002766-3 223.000.000 08-04-2015 13:09:44.931 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 32fd97952c21529a8246b360182efadb

VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL 
E INDUSTRIAL SA - 80001446-4

224.000.000 08-04-2015 13:09:27.425 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 4a402f7330c449bacd873ceccb15e481

ALBATROS SACI - 80002766-3 225.000.000 08-04-2015 13:09:20.444 Periodo Aleatorio

Código Verificador: ee3ea1fb827ab34784db15d1b0a2733a

VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL 
E INDUSTRIAL SA - 80001446-4

226.000.000 08-04-2015 13:09:19.335 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 697791ff6f1083c00fd043c465a9c644

VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL 
E INDUSTRIAL SA - 80001446-4

227.000.000 08-04-2015 13:09:12.497 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 1c84edec67fe9917dccf17277310059f

ALBATROS SACI - 80002766-3 227.000.000 08-04-2015 13:09:14.085 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 26fcf0eda04b9c4dfba5d6ea2eac7c3f

ARGON S.R.L. - 80004373-1 227.999.000 08-04-2015 13:09:09.151 Periodo Aleatorio
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Código Verificador: a82c40a6bd7359098720f5e085f56f2c

ALBATROS SACI - 80002766-3 228.000.000 08-04-2015 13:09:06.780 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 93d63003ed70c951165db883dd271feb

ALBATROS SACI - 80002766-3 229.000.000 08-04-2015 13:09:01.143 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 164597f124c310deb9461db0938d8fee

VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL 
E INDUSTRIAL SA - 80001446-4

229.000.000 08-04-2015 13:09:07.556 Periodo Aleatorio

Código Verificador: d524a9dc300a9cd00e0c2b18599f83a4

SCARPE SRL - 80018104-2 230.000.000 08-04-2015 13:08:53.457 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 663e5b073b5f321d464c2a39551e7a35

ALBATROS SACI - 80002766-3 235.000.000 08-04-2015 13:08:50.117 Periodo Aleatorio

Código Verificador: ec827f21b3d8cf5c156965c80ec0a363

VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL 
E INDUSTRIAL SA - 80001446-4

236.000.000 08-04-2015 13:08:42.954 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 301e42dc9ee368431f409a6bef24e95f

VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL 
E INDUSTRIAL SA - 80001446-4

238.000.000 08-04-2015 13:08:33.624 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 91f729f43178e590eebc341801ab3fcb

VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL 
E INDUSTRIAL SA - 80001446-4

239.000.000 08-04-2015 13:08:27.336 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b6733cd1a6a47dca3cc0171f8f896af3

ALBATROS SACI - 80002766-3 240.000.000 08-04-2015 13:08:14.993 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 156fa44e8185e214348853c33c86b6c1

VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL 
E INDUSTRIAL SA - 80001446-4

242.000.000 08-04-2015 13:08:17.836 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a670102ed2582651b57cba48590c04a7

ARGON S.R.L. - 80004373-1 244.999.000 08-04-2015 13:08:18.983 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 4af27c22a3033f333c4710375c99f32b

VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL 
E INDUSTRIAL SA - 80001446-4

245.000.000 08-04-2015 13:08:00.536 Periodo Aleatorio

Código Verificador: ee5fa69ec2574aac684bab332fe4cb2d

ALBATROS SACI - 80002766-3 245.000.000 08-04-2015 13:08:09.157 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 56ba09039e891e71013cc8634c2793ce

ARGON S.R.L. - 80004373-1 247.000.000 08-04-2015 13:07:55.707 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 836dc9209453ab31e8ea35ab633e44fd

ALBATROS SACI - 80002766-3 248.000.000 08-04-2015 13:07:34.858 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 1b462416fa3267c0c04e8ea2a2df68a3

ALBATROS SACI - 80002766-3 249.000.000 08-04-2015 13:07:12.665 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f0e0eda13a562d45b570a2058e92fe97

CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 250.000.000 08-04-2015 07:32:16.966 Propuesta

Código Verificador: 5903f9575f89e6909dbe0f6791faf4a6

SCARPE SRL - 80018104-2 300.000.000 08-04-2015 13:04:26.266 Etapa de Puja

Código Verificador: 8926a5ece21a83b1f476147a20febc7a

ARGON S.R.L. - 80004373-1 317.000.000 08-04-2015 13:00:58.102 Etapa de Puja

Código Verificador: ace417c8c966c3fc59c58246764d76b9

SCARPE SRL - 80018104-2 318.000.000 08-04-2015 12:44:08.989 Recepción de Lances

Código Verificador: 3729bee1a5e44fdde4bd46238a2bb985

ARGON S.R.L. - 80004373-1 319.000.000 08-04-2015 12:42:26.414 Recepción de Lances

Código Verificador: a0625a5880250cec3606ae2f8d838a02

SCARPE SRL - 80018104-2 320.000.000 08-04-2015 07:32:16.967 Propuesta

Código Verificador: d7916a8778fb3de3eec5e93f8e7cb7e5

ALBATROS SACI - 80002766-3 329.000.000 08-04-2015 07:32:16.969 Propuesta

Código Verificador: 1205943b8a91e29484b6dfc7b456bfef

VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL 
E INDUSTRIAL SA - 80001446-4

330.000.000 08-04-2015 07:32:16.965 Propuesta

Código Verificador: b8e608f96158d5e853c83756a9a27f39

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 341.700.456 08-04-2015 13:12:05.747 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f72d061d7e5a9946f6bb51865476b117

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 341.705.456 08-04-2015 13:11:45.387 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b9a6a8d8bd9de171c7af9a74e41aa429

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 341.786.456 08-04-2015 13:11:33.002 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 9aeaf0ec8d346605518def4052dc6f6b
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SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 341.866.456 08-04-2015 13:11:14.200 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b82afc55dbb76e516a5de6f902decf3f

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 341.966.456 08-04-2015 13:10:58.648 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c5e6ffbd15141c935a155596b789126d

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 341.976.456 08-04-2015 13:10:50.946 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 1f7692bc4534afa4827583e2c085ae29

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 341.986.456 08-04-2015 13:10:34.995 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b7ba8c0133536f38853f93b90bed66ea

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 341.996.456 08-04-2015 13:10:18.440 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 6e74e992f532bc30b16bb6b38a61168b

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 342.686.456 08-04-2015 13:10:07.578 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 898af182d53f96610a5babb395bdae3c

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 352.423.456 08-04-2015 13:09:39.705 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 7eff3a3329e8573cd7cffd7b4c7f8d13

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 372.423.456 08-04-2015 13:09:29.916 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 77688b302ccd9cc86d5f8648333fa502

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 374.423.456 08-04-2015 13:09:16.966 Periodo Aleatorio

Código Verificador: d1d7fa5e6066a31cb1d24204411b779a

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 375.447.456 08-04-2015 13:08:59.532 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 423a4291882a8560747728dd106ca3ce

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 376.223.456 08-04-2015 13:08:43.092 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b6f9a99de4ee703bb4118e2e98c4f875

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 376.356.456 08-04-2015 13:08:33.981 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 687914131ddcdbebc5e5eee1cf76d497

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 386.356.786 08-04-2015 13:08:04.064 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 999c14b5833248bba4136ec63b708d2e

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 396.356.786 08-04-2015 13:07:54.169 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a7908080f1f4afb24944e3e84d1ac502

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 396.456.786 08-04-2015 13:07:40.623 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 5a03f7be12fc5b93fd068836dd7ed737

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 399.456.786 08-04-2015 13:07:29.851 Periodo Aleatorio

Código Verificador: be2dcc2646be2edb4905088576f56819

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 399.656.786 08-04-2015 13:07:20.152 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 63bfd6db44fd1a246a5e0d9c17571554

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 399.756.786 08-04-2015 13:07:06.394 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 1e6e095ff12ce4f061ac6107a3712130

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 399.956.786 08-04-2015 12:57:39.700 Etapa de Puja

Código Verificador: 325eda25a7e6109caa14d6d57eeeedce

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 402.356.786 08-04-2015 12:55:52.070 Etapa de Puja

Código Verificador: a96ddfd4cb3ba63cd40b29c724a099c4

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 403.456.684 08-04-2015 12:48:31.742 Recepción de Lances

Código Verificador: 8bbbaee489ce61ee7b85f4289495d96d

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 404.565.889 08-04-2015 12:44:52.378 Recepción de Lances

Código Verificador: 43cd3be98e7fdd9f2c69687ca2dc9f7f

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 405.765.889 08-04-2015 12:42:29.716 Recepción de Lances

Código Verificador: 29b44b824ab2e7252d6926fa8aa83fe7

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 408.000.000 08-04-2015 07:32:16.970 Propuesta

Código Verificador: 5a93dc09ad5e418e76434c2e4faa9617

ARGON S.R.L. - 80004373-1 500.000.000 08-04-2015 07:32:16.963 Propuesta

Código Verificador: a4af8576ee41b1468bd75a46e0322698

 

15 - LARINGOSCOPIO NEONATAL

Oferente Precio Fecha Hora Estado
ARGON S.R.L. - 80004373-1 30.000.000 08-04-2015 13:45:06.559 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 6f9d5339aa15ecc52f22ec3950b4a85f

ARGON S.R.L. - 80004373-1 30.499.000 08-04-2015 13:44:56.678 Periodo Aleatorio

Código Verificador: ce7022ffb7ff8542d4a916a0f210c318

ARGON S.R.L. - 80004373-1 30.899.000 08-04-2015 13:44:48.480 Periodo Aleatorio



08-04-2015 57 de 73

Listado General de todas las Ofertas
Código Verificador: 71301106e2ced8149a97b1e3bf958b2e

ARGON S.R.L. - 80004373-1 31.000.000 08-04-2015 13:44:37.681 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 97b4e5a13c27d48d53253b40069a2f5e

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 31.600.000 08-04-2015 13:44:43.658 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 71edabdb5d59c3c6cd8c2081a28d9bf3

ARGON S.R.L. - 80004373-1 31.699.000 08-04-2015 13:44:29.995 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e0c5ad403450eda2b2a631540d4b603d

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 31.900.000 08-04-2015 13:44:32.745 Periodo Aleatorio

Código Verificador: d2d082b74d955fad3f43d6f04f65749a

ARGON S.R.L. - 80004373-1 31.999.000 08-04-2015 13:44:20.617 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 7d3e012330aca53e971f549681d6e43c

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 32.000.000 08-04-2015 13:44:23.318 Periodo Aleatorio

Código Verificador: ba722e98b016330cf3395be7a943b78e

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 33.000.000 08-04-2015 13:44:10.444 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 2a3c03afaecf08a2e798c34f08c92e2a

ARGON S.R.L. - 80004373-1 33.999.000 08-04-2015 13:44:13.318 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 1494ff05a5b697f7b12c9a7682eb0cec

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 34.000.000 08-04-2015 13:43:57.383 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 82ce860147f376120c97a0bc6f470874

ARGON S.R.L. - 80004373-1 34.000.000 08-04-2015 13:44:02.528 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 7bc7d60c3237e5131ca9b329cd61761a

ARGON S.R.L. - 80004373-1 34.990.000 08-04-2015 13:43:54.860 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 8895d00408487eb057664e12efc135fb

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 35.000.000 08-04-2015 13:43:46.387 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 1684c172c3ed3e240ef9563592b0e1d8

ARGON S.R.L. - 80004373-1 36.990.000 08-04-2015 13:43:47.090 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 9453374705dd248a91d3fa3d1c0c887d

ARGON S.R.L. - 80004373-1 36.999.000 08-04-2015 13:43:37.016 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 612a310ef39747d79bc036699ffe10bd

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 37.000.000 08-04-2015 13:43:29.606 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 33a3b83b1d33073b2528f93941dc763a

ARGON S.R.L. - 80004373-1 38.000.000 08-04-2015 13:43:10.110 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 23a7c7d86b91056d9c9bd1638102fc88

ARGON S.R.L. - 80004373-1 38.399.000 08-04-2015 13:43:01.786 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f096a258e7d6dfca34fac1c162fc2fae

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 38.400.000 08-04-2015 07:32:17.003 Propuesta

Código Verificador: 9403cbcf5ec1336895aff5ebaf7934ab

VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL 
E INDUSTRIAL SA - 80001446-4

38.940.000 08-04-2015 13:36:04.351 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 5d2b5ea774dbbf237b535885d6676b9c

ARGON S.R.L. - 80004373-1 45.000.000 08-04-2015 13:42:49.077 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 0ff4fcd4b1a6227dedbd525b96f46d5c

ARGON S.R.L. - 80004373-1 46.000.000 08-04-2015 13:42:29.459 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a6ceb72403b0cc2789216f115a5bc65c

ARGON S.R.L. - 80004373-1 47.000.000 08-04-2015 13:42:15.302 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e1a6c74f0099394bf693f8e0ec16dead

ARGON S.R.L. - 80004373-1 47.900.000 08-04-2015 13:42:01.137 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f4914e8007bc534bde0c1a137512e161

ARGON S.R.L. - 80004373-1 47.990.000 08-04-2015 13:41:45.390 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 8794ece60a243e7af85cc36a743ccee9

ARGON S.R.L. - 80004373-1 47.999.000 08-04-2015 13:41:25.302 Periodo Aleatorio

Código Verificador: d200d00587d5a804601ea764ce09f0a6

ARGON S.R.L. - 80004373-1 49.000.000 08-04-2015 13:40:49.704 Periodo Aleatorio

Código Verificador: da28166047138760c4b2cfbb1a97b681

ARGON S.R.L. - 80004373-1 49.900.000 08-04-2015 13:40:26.352 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 977120a1907669b3d96e7584bd3cb0c5

ARGON S.R.L. - 80004373-1 49.990.000 08-04-2015 13:40:08.269 Periodo Aleatorio

Código Verificador: ee4388d35ed220d88e1f52142eb62f78

ARGON S.R.L. - 80004373-1 49.999.000 08-04-2015 13:39:04.653 Periodo Aleatorio
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Código Verificador: 731e938f928312770c0f1235cf82205a

ARGON S.R.L. - 80004373-1 52.999.000 08-04-2015 13:38:26.934 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 64cf91e7f48e4e985ea275a87bafda1b

ARGON S.R.L. - 80004373-1 54.000.000 08-04-2015 13:37:59.095 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 82dfcb665600923292f4d20d3ceb4638

IMPORTEX S.A. - 80017358-9 54.450.000 08-04-2015 13:38:08.403 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 815accf30130ae49e00bf12a4bef35b1

ARGON S.R.L. - 80004373-1 54.999.990 08-04-2015 13:37:07.280 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 1221f0bc553831816198f1b37abf9c16

IMPORTEX S.A. - 80017358-9 55.000.000 08-04-2015 13:36:48.016 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 26470ac15b624b8734eede5a559e0869

ARGON S.R.L. - 80004373-1 55.649.000 08-04-2015 13:36:22.861 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 5254baf7a550446bc606a7a182a4b1fb

IMPORTEX S.A. - 80017358-9 55.650.000 08-04-2015 07:32:17.008 Propuesta

Código Verificador: 88739eb881d56c9db0a1a551c7f08b66

VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL 
E INDUSTRIAL SA - 80001446-4

60.000.000 08-04-2015 07:32:17.006 Propuesta

Código Verificador: e1ea48a5ed180dfb985ff0cd49c58eba

ALBATROS SACI - 80002766-3 77.868.000 08-04-2015 13:41:08.240 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 6089202ed9bbbde33642bfc07a6f1a5e

ALBATROS SACI - 80002766-3 94.000.000 08-04-2015 13:38:19.333 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a5cc17808eb3296dbd77d9194e3c4dfe

ARGON S.R.L. - 80004373-1 94.999.999 08-04-2015 13:29:37.613 Etapa de Puja

Código Verificador: 6ff582e0ccb20a43b0627cb529a8087b

ALBATROS SACI - 80002766-3 95.000.000 08-04-2015 13:29:05.158 Etapa de Puja

Código Verificador: 6f37a2366e672ef089ac6f472f74bb7c

ARGON S.R.L. - 80004373-1 100.000.000 08-04-2015 07:32:17.005 Propuesta

Código Verificador: 65e1ae4d672397b26a8cb2464541ef85

ALBATROS SACI - 80002766-3 100.000.000 08-04-2015 13:28:48.895 Etapa de Puja

Código Verificador: 18716b44f67071f08d370bb324b4c7ab

ALBATROS SACI - 80002766-3 130.000.000 08-04-2015 07:32:17.007 Propuesta

Código Verificador: 91e3e78caf1c8d0d77efa46489e8887b

 

16 - LARINGOSCOPIO PEDIÁTRICO

Oferente Precio Fecha Hora Estado
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 38.000.000 08-04-2015 07:32:17.035 Propuesta

Código Verificador: 8515cfabae6b722fe34af6dd80884a4b

VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL 
E INDUSTRIAL SA - 80001446-4

38.940.000 08-04-2015 14:05:29.789 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 537ba618136e7c9d416ad05fe2173d5d

IMPORTEX S.A. - 80017358-9 49.800.000 08-04-2015 14:08:01.984 Periodo Aleatorio

Código Verificador: ef288e8f088cd1a6df7fe8786bce236d

IMPORTEX S.A. - 80017358-9 49.999.000 08-04-2015 14:07:38.333 Periodo Aleatorio

Código Verificador: fd70c07492d4bdda72cddf1a31183281

ARGON S.R.L. - 80004373-1 49.999.997 08-04-2015 14:07:33.535 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 6d4abdb6156f99b7382939199ab173d5

IMPORTEX S.A. - 80017358-9 49.999.998 08-04-2015 14:07:24.992 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 0b6df919971eecfd6876394fc12118cb

ARGON S.R.L. - 80004373-1 49.999.999 08-04-2015 14:07:05.291 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 836d1e291eb71ad8356ac8626203806a

IMPORTEX S.A. - 80017358-9 52.800.000 08-04-2015 14:07:05.443 Periodo Aleatorio

Código Verificador: cac52b4b201419fd7cba8b8aab659cd1

ARGON S.R.L. - 80004373-1 52.999.999 08-04-2015 14:06:39.790 Periodo Aleatorio

Código Verificador: eaddc064b5556aaeb2e35c6cce7d41f4

IMPORTEX S.A. - 80017358-9 54.000.000 08-04-2015 14:06:24.192 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 6de43a2f621743ad3b41d3f7789ff2d0

IMPORTEX S.A. - 80017358-9 54.500.000 08-04-2015 14:06:15.074 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 7e95d7e044b42e1c602875cfac6f8bee

ARGON S.R.L. - 80004373-1 54.799.999 08-04-2015 14:06:01.604 Periodo Aleatorio
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Código Verificador: 19a74ecf355f62012a2ae57f82cc9f49

IMPORTEX S.A. - 80017358-9 54.800.000 08-04-2015 14:05:41.715 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f1ef28392a64785f052ea7afd8f5fbe2

ARGON S.R.L. - 80004373-1 54.999.999 08-04-2015 14:05:42.754 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 74a775d40d80a59e2a7465268a49bf23

IMPORTEX S.A. - 80017358-9 55.000.000 08-04-2015 14:05:14.692 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 7225b012f97c7b024b775decf63ad1ff

ARGON S.R.L. - 80004373-1 55.399.999 08-04-2015 14:05:25.855 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 05462cb8d1b7238d78ec6eecb26e4d35

IMPORTEX S.A. - 80017358-9 55.400.000 08-04-2015 14:01:19.572 Etapa de Puja

Código Verificador: 0226cb9af339126510eba04c738ba5b4

IMPORTEX S.A. - 80017358-9 55.633.000 08-04-2015 13:59:34.549 Etapa de Puja

Código Verificador: 304a56ea2725024524ae7ed659104eff

ARGON S.R.L. - 80004373-1 55.640.000 08-04-2015 13:59:12.335 Etapa de Puja

Código Verificador: ca8f3f2f15e7d5beb1313e6ab49cf9f5

IMPORTEX S.A. - 80017358-9 55.647.000 08-04-2015 13:57:47.159 Etapa de Puja

Código Verificador: ec1d5eb5e15d2dab5be57e3c0c260ac3

IMPORTEX S.A. - 80017358-9 55.648.000 08-04-2015 13:55:15.686 Etapa de Puja

Código Verificador: 3b649b45ffa027cc87b628d673468da1

ARGON S.R.L. - 80004373-1 55.649.000 08-04-2015 13:47:34.967 Recepción de Lances

Código Verificador: a59599758c94fbc31a923f02d1958d61

IMPORTEX S.A. - 80017358-9 55.650.000 08-04-2015 07:32:17.041 Propuesta

Código Verificador: daac20151c243f4f95891ceb94a84348

VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL 
E INDUSTRIAL SA - 80001446-4

60.000.000 08-04-2015 07:32:17.038 Propuesta

Código Verificador: e78761ae17a1caee89960c01a18643ea

ALBATROS SACI - 80002766-3 77.868.000 08-04-2015 13:58:44.381 Etapa de Puja

Código Verificador: 7c56cd7332813d481328ba45dab5646e

ARGON S.R.L. - 80004373-1 100.000.000 08-04-2015 07:32:17.036 Propuesta

Código Verificador: d1c74eb5eb5b477e5084d6daf51d59a8

ALBATROS SACI - 80002766-3 130.000.000 08-04-2015 07:32:17.039 Propuesta

Código Verificador: 3e1ee824f1dcd3329729802eed332907

 

17 - LARINGOSCOPIO ADULTO

Oferente Precio Fecha Hora Estado
ARGON S.R.L. - 80004373-1 46.999.000 08-04-2015 14:39:49.886 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 35ecc11504596f9f9818364b5d50e79b

ARGON S.R.L. - 80004373-1 48.000.000 08-04-2015 14:39:14.498 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 33766786342ef58a7d139fb7b7d6c3c9

ARGON S.R.L. - 80004373-1 48.499.000 08-04-2015 14:39:05.317 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 6edebac74cbda57ea3b4031ce6133fb2

ARGON S.R.L. - 80004373-1 49.000.000 08-04-2015 14:38:52.561 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a1a28b0139e1da0ce058d208fe25d1d5

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 49.490.000 08-04-2015 14:38:59.670 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 16edd4fd1ec0668c209694ceb1b60c21

ARGON S.R.L. - 80004373-1 49.499.000 08-04-2015 14:38:44.659 Periodo Aleatorio

Código Verificador: d9df496595c05189e3ce804680dde055

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 49.500.000 08-04-2015 14:38:33.707 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a8b95ef29963e39f734d9c2b9fa77111

ARGON S.R.L. - 80004373-1 49.699.000 08-04-2015 14:38:39.399 Periodo Aleatorio

Código Verificador: eeab44172fa92fd4820c23e7c8fccc09

ARGON S.R.L. - 80004373-1 49.799.000 08-04-2015 14:38:32.442 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 497687da87e1bf722d2c467589330a14

ARGON S.R.L. - 80004373-1 49.999.000 08-04-2015 14:38:20.815 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 21bf6d6cd5aa994d95facbc3f5acfe6c

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 50.000.000 08-04-2015 14:38:23.568 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e7ddf460dd241847271d3a421344505c

ARGON S.R.L. - 80004373-1 50.199.000 08-04-2015 14:38:08.164 Periodo Aleatorio
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Código Verificador: e3aabd7b35bb48ea7bae7b7ea70e52a8

ARGON S.R.L. - 80004373-1 50.499.000 08-04-2015 14:37:59.140 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 4369d268fdbe077f609f1c7c7b6b3485

ARGON S.R.L. - 80004373-1 50.699.000 08-04-2015 14:37:49.662 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 8adfa72e51d3472084ad9248c29b5bc9

ARGON S.R.L. - 80004373-1 50.899.000 08-04-2015 14:37:42.253 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 44bff4cfe89fa4dabb956cecc3069f20

ARGON S.R.L. - 80004373-1 50.999.000 08-04-2015 14:37:32.457 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 54e016e964c8ab49c536575c05ad7e29

ARGON S.R.L. - 80004373-1 51.200.000 08-04-2015 14:37:20.166 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 40c2b395fdebc4624526762337c1822c

ARGON S.R.L. - 80004373-1 51.400.000 08-04-2015 14:37:12.209 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 007358e5b1d3a3dc52c1ab0c8536acbc

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 51.500.000 08-04-2015 14:37:02.706 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 3a99bd91f9ff6dc7706bebf3ac15f479

ARGON S.R.L. - 80004373-1 51.900.000 08-04-2015 14:37:00.111 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 2b88aa8c445d0c6f23860199cbeca6aa

ARGON S.R.L. - 80004373-1 51.999.000 08-04-2015 14:36:38.878 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 784821eab3bb2358587867d612ab8090

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 52.000.000 08-04-2015 14:36:21.261 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 6591e690cce1a6ceb8e852500fff9bbd

ARGON S.R.L. - 80004373-1 53.000.000 08-04-2015 14:36:30.755 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 5023799482780593bab04c9e9c9f466b

ARGON S.R.L. - 80004373-1 53.990.000 08-04-2015 14:36:18.374 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e2cfd5d8eab4bc809efa927cc380793c

ARGON S.R.L. - 80004373-1 53.999.000 08-04-2015 14:36:08.939 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 899e35b335c37ee6554c5009e8ee9bf4

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 54.990.000 08-04-2015 14:36:10.573 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 264112d0a4e44c176c6ef175f234e725

ARGON S.R.L. - 80004373-1 55.000.000 08-04-2015 14:35:59.059 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 8e146b144a134998c0194ff587c1adcf

ARGON S.R.L. - 80004373-1 55.500.000 08-04-2015 14:35:51.578 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 27b133e1429d8db7f92b5c31b9217c43

ARGON S.R.L. - 80004373-1 55.800.000 08-04-2015 14:35:43.352 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 978f43ff84b99ab630f96440fae8570d

ARGON S.R.L. - 80004373-1 55.900.000 08-04-2015 14:35:30.097 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 6dac368425abc2ccda52e79e1a6c481f

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 55.990.000 08-04-2015 14:35:32.730 Periodo Aleatorio

Código Verificador: cfbebbb944b64c4c94b262c5a1f05157

ARGON S.R.L. - 80004373-1 55.999.000 08-04-2015 14:35:16.080 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 29bde8db7bc9a6af501c009fefd0675e

ARGON S.R.L. - 80004373-1 57.000.000 08-04-2015 14:34:50.596 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 380846f5f56fc085ecfa9f4676c96128

ARGON S.R.L. - 80004373-1 57.899.000 08-04-2015 14:34:19.821 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 61d0b67c12ad17980f947bf202da0fbb

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 57.900.000 08-04-2015 07:32:17.075 Propuesta

Código Verificador: 2da4c72515638a7684781a11024b2810

VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL 
E INDUSTRIAL SA - 80001446-4

58.410.000 08-04-2015 14:34:07.345 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f890899312a2a23262ff3434dcb8ccc0

IMPORTEX S.A. - 80017358-9 75.240.000 08-04-2015 14:35:12.555 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 4b10bfcd614d392cce24b9a23f4f6770

IMPORTEX S.A. - 80017358-9 83.400.000 08-04-2015 14:34:19.194 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 46b9ebdd31ce3d1a1c0e11eed2d28077

ARGON S.R.L. - 80004373-1 83.474.999 08-04-2015 14:33:44.266 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 3b5d11fe156d39680cfd4417a29bf238

IMPORTEX S.A. - 80017358-9 83.475.000 08-04-2015 07:32:17.082 Propuesta

Código Verificador: 2d0b36bd76ad512e388defa9d515b55b

ARGON S.R.L. - 80004373-1 89.999.000 08-04-2015 14:24:31.988 Etapa de Puja
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Código Verificador: 27523706b91fe4d33fdd97d411d4b1b3

VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL 
E INDUSTRIAL SA - 80001446-4

90.000.000 08-04-2015 07:32:17.079 Propuesta

Código Verificador: 973f0f64cb122f0224d77e0c59ebb8cb

ALBATROS SACI - 80002766-3 123.606.000 08-04-2015 14:27:34.226 Etapa de Puja

Código Verificador: 19768e2ce64fd85e77927a9fb2d7153c

ARGON S.R.L. - 80004373-1 150.000.000 08-04-2015 07:32:17.077 Propuesta

Código Verificador: 704f34d16ab4161a944a549172dffcc9

ALBATROS SACI - 80002766-3 205.950.000 08-04-2015 07:32:17.081 Propuesta

Código Verificador: 95c0931984f19c27197ba132e72f18e9

 

18 - DESFIBRILADOR

Oferente Precio Fecha Hora Estado
ALBATROS SACI - 80002766-3 1.810.000.000 08-04-2015 15:09:50.987 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 5b931aeb2a095720fe1b2d03b137e1ab

SCARPE SRL - 80018104-2 1.811.250.000 08-04-2015 15:09:37.543 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b19d081c6f8ab485d436d5b03b3c2e04

ALBATROS SACI - 80002766-3 1.974.000.000 08-04-2015 15:09:32.867 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 9ae2cb6f2fa7d8d4d4b330aad58fdb90

ALBATROS SACI - 80002766-3 1.975.000.000 08-04-2015 15:09:20.612 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 0e706be0deaee01e2a88e7f792c26f14

ALBATROS SACI - 80002766-3 1.979.000.000 08-04-2015 15:09:09.251 Periodo Aleatorio

Código Verificador: bf1ad5edbf78f45edf76314003f73338

ALBATROS SACI - 80002766-3 1.980.000.000 08-04-2015 15:08:52.631 Periodo Aleatorio

Código Verificador: dd6d341e0e83443f113a4fe08e323fc5

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 1.989.000.000 08-04-2015 15:08:59.985 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 7d0234c813ae5d65c1fe6e90d9361207

ALBATROS SACI - 80002766-3 1.990.000.000 08-04-2015 15:08:37.881 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 288c0059e1a1f6826989ecbb5919a34c

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 1.999.000.000 08-04-2015 15:08:49.754 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 089accc2d912f0b4bdcf9312782e3de9

ALBATROS SACI - 80002766-3 2.000.000.000 08-04-2015 15:08:25.618 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 3444c6fb40b02e726331b35c00fa268e

SCARPE SRL - 80018104-2 2.000.000.000 08-04-2015 15:09:26.219 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a3eb7e8c07276163f963133507404cfd

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 2.003.000.000 08-04-2015 15:08:33.940 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 751660e2b74696e34ce03245155040ac

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 2.005.000.000 08-04-2015 15:08:14.648 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 95473a76c7b999f0b97585a421a0560e

ALBATROS SACI - 80002766-3 2.005.000.000 08-04-2015 15:08:19.320 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 9c77722ab5eeee75bee29e4fc15a786d

ALBATROS SACI - 80002766-3 2.008.000.000 08-04-2015 15:07:54.821 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 370b28566a917f7ee79f98170d3f6d8c

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 2.010.000.000 08-04-2015 15:07:39.687 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f3ec019010ded02fe4d9096261cb6d47

ALBATROS SACI - 80002766-3 2.015.000.000 08-04-2015 15:07:45.001 Periodo Aleatorio

Código Verificador: de4805e2fa51f1bb110e594c2a07873a

ALBATROS SACI - 80002766-3 2.017.000.000 08-04-2015 15:07:32.443 Periodo Aleatorio

Código Verificador: d73e42119d7a296735dd456cfb2cbf5b

ALBATROS SACI - 80002766-3 2.018.000.000 08-04-2015 15:07:26.309 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 0796330d1ded1e42a3dbcf4ccfc43eca

ALBATROS SACI - 80002766-3 2.019.000.000 08-04-2015 15:07:19.952 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a8fd1dc3c54ed65af2d41e19acb44b02

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 2.020.000.000 08-04-2015 15:07:08.926 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 6c2ed8e78fdd563f89560bb4b2354485

ALBATROS SACI - 80002766-3 2.029.000.000 08-04-2015 15:07:05.789 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 690b71fb138be9d0b736362d92b893cc

SCARPE SRL - 80018104-2 2.030.000.000 08-04-2015 15:00:22.852 Etapa de Puja
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Código Verificador: 4c661fde909a62dd94e177ebacfed1b9

SCARPE SRL - 80018104-2 2.050.000.000 08-04-2015 07:32:17.135 Propuesta

Código Verificador: 749e6501481512cea78be2cdf5fe8c13

ALBATROS SACI - 80002766-3 2.200.000.000 08-04-2015 15:06:45.096 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a7c641b25fe0a6098ac40a6b08d313c3

ALBATROS SACI - 80002766-3 2.300.000.000 08-04-2015 15:06:36.901 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 4af5f6a326e202072bc59a78dfed13a8

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 2.310.000.000 08-04-2015 07:32:17.132 Propuesta

Código Verificador: 37583d74fd3ca49c7bad85a1025ba926

ALBATROS SACI - 80002766-3 3.150.000.000 08-04-2015 07:32:17.136 Propuesta

Código Verificador: edca7bd85df9b2eb9f526caa35133c3f

IMESE S.A. - 80016426-1 4.300.000.000 08-04-2015 15:06:41.288 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 2b3ae9ca9d82dc291437fc99f2c7ca75

IMESE S.A. - 80016426-1 4.500.000.000 08-04-2015 07:32:17.134 Propuesta

Código Verificador: 85259cbabb68fa73362116a235ba1905

 

19 - CARRO DE PARO

Oferente Precio Fecha Hora Estado
ARGON S.R.L. - 80004373-1 197.999.990 08-04-2015 15:34:22.279 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 4949bb7c7ed771cc438330d19c15cae4

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 198.000.000 08-04-2015 15:33:23.689 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 3b520e008d6bb2a741ffac11436b40ae

ARGON S.R.L. - 80004373-1 199.999.000 08-04-2015 15:33:20.498 Periodo Aleatorio

Código Verificador: bc5db252191a848252478517b7ca386c

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 200.000.000 08-04-2015 15:32:29.622 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 4fccff2a7a66f3871d93ce3266d9157d

ARGON S.R.L. - 80004373-1 204.999.000 08-04-2015 15:32:16.722 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 71b871e38ada221f91f5c41c1347a3de

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 205.000.000 08-04-2015 15:31:45.651 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 1c170f0c655740ad2218812d68f4bd4b

ARGON S.R.L. - 80004373-1 209.990.000 08-04-2015 15:31:48.201 Periodo Aleatorio

Código Verificador: bd6ffe0700cae83c5e3ebeb9178e2133

ARGON S.R.L. - 80004373-1 209.999.000 08-04-2015 15:31:42.797 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 2685b2e6ce31d80dc4dc99792a9bfb69

ARGON S.R.L. - 80004373-1 209.999.990 08-04-2015 15:31:35.004 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 4959554e239ca8fe5bb78c83cee2430c

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 210.000.000 08-04-2015 15:31:10.982 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c85b070b0934de65231118bc19d69f5f

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 215.000.000 08-04-2015 15:30:54.912 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 66b2caafc31ff13ea78c2e2182431eaa

ARGON S.R.L. - 80004373-1 219.999.990 08-04-2015 15:30:40.774 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 3df7bd7b4482e3116d1bf9faf36bf7bf

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 220.000.000 08-04-2015 07:32:17.168 Propuesta

Código Verificador: 9069748677d754a0f2954005a3b217fa

IMPORTEX S.A. - 80017358-9 374.800.000 08-04-2015 15:33:56.035 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 144750bd6b9561bb029e4de47c5a78aa

IMPORTEX S.A. - 80017358-9 375.000.000 08-04-2015 15:33:01.008 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 5f5cdd2e6b8128403306001ddacd7c8a

IMPORTEX S.A. - 80017358-9 376.000.000 08-04-2015 15:32:16.024 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e032c7228d5d42bb84c49bffcbe6f0da

IMPORTEX S.A. - 80017358-9 378.000.000 08-04-2015 15:31:55.098 Periodo Aleatorio

Código Verificador: bd08d90126300252ec46402fb92d4108

IMPORTEX S.A. - 80017358-9 379.000.000 08-04-2015 15:31:42.960 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 4ea2c2b3badc5d3c5917b00a007c46d0

ALBATROS SACI - 80002766-3 380.000.000 08-04-2015 15:31:28.623 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 7e0796f8c38ca4831bc3940826c3af87

IMPORTEX S.A. - 80017358-9 383.000.000 08-04-2015 15:31:28.860 Periodo Aleatorio

Código Verificador: ff8a855bdb7a155febca48941b45b253
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IMPORTEX S.A. - 80017358-9 385.000.000 08-04-2015 15:31:13.320 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 1374d2ad16710b6eaf476c1dc98e2a39

ALBATROS SACI - 80002766-3 390.000.000 08-04-2015 15:30:59.862 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a20fd6ce8f7c7922d5f95e5770b27b41

IMPORTEX S.A. - 80017358-9 392.500.000 08-04-2015 15:30:44.367 Periodo Aleatorio

Código Verificador: dc26a947e6938e21e80ddf3bff5e6bdf

ALBATROS SACI - 80002766-3 395.000.000 08-04-2015 15:30:32.847 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b4d3f0716fba0dfcdca4ba48830f1507

IMPORTEX S.A. - 80017358-9 395.500.000 08-04-2015 15:30:33.189 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 5586dc78938fc5822919037af0af39ad

ALBATROS SACI - 80002766-3 398.000.000 08-04-2015 15:30:20.081 Periodo Aleatorio

Código Verificador: d1bc5d037c3e9a7b8191bdc3cb680b5d

ALBATROS SACI - 80002766-3 399.000.000 08-04-2015 15:30:11.009 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 01f00929bbe019b57b77eb7d345c1c06

IMPORTEX S.A. - 80017358-9 400.500.000 08-04-2015 15:30:20.908 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 6180affa1332415c6b547565f14a6c41

ARGON S.R.L. - 80004373-1 401.999.999 08-04-2015 15:30:21.629 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 45881d86886ac383a8df218f61205f50

IMPORTEX S.A. - 80017358-9 402.500.000 08-04-2015 15:30:07.461 Periodo Aleatorio

Código Verificador: da5f4ec291bf0eced20107f2d3aae4d1

ALBATROS SACI - 80002766-3 405.000.000 08-04-2015 15:29:59.709 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 170c75aecedbd4bd3517238b9f4d6b5b

IMPORTEX S.A. - 80017358-9 407.000.000 08-04-2015 15:29:49.258 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b078952dea81b76bf587521691e483c0

ALBATROS SACI - 80002766-3 410.000.000 08-04-2015 15:29:45.696 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 144a71a10ea357949cee2bdfccdc888b

ARGON S.R.L. - 80004373-1 414.999.999 08-04-2015 15:29:45.671 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 5c517154247cfeac34a92dad710b36e3

IMPORTEX S.A. - 80017358-9 415.000.000 08-04-2015 15:29:34.130 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 306aff489d3bcb266d26ab7058681e79

ALBATROS SACI - 80002766-3 415.000.000 08-04-2015 15:29:39.757 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 7a4ac154e4c9996251239ececba3c3bd

ARGON S.R.L. - 80004373-1 417.999.999 08-04-2015 15:29:38.483 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 0cff3161e1842825e2c0931cb6a184af

ALBATROS SACI - 80002766-3 418.000.000 08-04-2015 15:29:20.750 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a809ef3243ba03ec55e16a569339b1a0

IMPORTEX S.A. - 80017358-9 418.000.000 08-04-2015 15:29:25.405 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 1d6296bdb62a70f2e8971ad6498e2251

ARGON S.R.L. - 80004373-1 419.000.000 08-04-2015 15:28:41.408 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 8999cfce019296f8d45b6db1133b68c7

IMPORTEX S.A. - 80017358-9 420.787.500 08-04-2015 07:32:17.173 Propuesta

Código Verificador: db81c74b77179a7eb06220df1e98c111

ARGON S.R.L. - 80004373-1 498.000.000 08-04-2015 15:22:18.117 Etapa de Puja

Código Verificador: fbad0c24e59e359c276190ac46958ff9

ARGON S.R.L. - 80004373-1 499.000.000 08-04-2015 15:17:10.024 Etapa de Puja

Código Verificador: 91591e265b1296166f6b2ad630fdb21e

ALBATROS SACI - 80002766-3 500.000.000 08-04-2015 07:32:17.171 Propuesta

Código Verificador: f4b7f7b13ba163f34e8fde0a6fdaa49b

ARGON S.R.L. - 80004373-1 600.000.000 08-04-2015 07:32:17.170 Propuesta

Código Verificador: df9939d9e2eb54795380374b70f8e581

 

20 - HALOCEFÁLICOS

Oferente Precio Fecha Hora Estado
IMPORTEX S.A. - 80017358-9 18.111.000 08-04-2015 16:04:16.663 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 4b84facec4159f6325bec333ba987712

SCARPE SRL - 80018104-2 18.112.500 08-04-2015 16:01:02.503 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 44bed68b54c73fe048b1a07e07f7072b
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SCARPE SRL - 80018104-2 19.000.000 08-04-2015 16:00:47.844 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 391750e10f75b9f493e2cb553e766f89

IMPORTEX S.A. - 80017358-9 19.998.000 08-04-2015 16:01:17.790 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 9f7010e3af757c50543910710e641df9

IMPORTEX S.A. - 80017358-9 19.999.000 08-04-2015 16:00:42.382 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b2762b2313a6f5f2a209be7929072880

SCARPE SRL - 80018104-2 20.000.000 08-04-2015 15:59:41.402 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 54922f515ab659f88b3c6f20687ae77a

IMPORTEX S.A. - 80017358-9 21.500.000 08-04-2015 15:58:48.047 Periodo Aleatorio

Código Verificador: ec22069ea1c115ee580352fe76065ffc

IMPORTEX S.A. - 80017358-9 21.670.000 08-04-2015 15:57:56.813 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 3841cd7d1671d1e9db7e620b69323f43

SCARPE SRL - 80018104-2 22.000.000 08-04-2015 15:49:35.562 Etapa de Puja

Código Verificador: f6152e577aebde73f9a429ef135aa3b9

IMPORTEX S.A. - 80017358-9 24.075.000 08-04-2015 07:32:17.203 Propuesta

Código Verificador: 2ea2be35bc624f8b1dd06ae9c2c960ea

SCARPE SRL - 80018104-2 25.000.000 08-04-2015 07:32:17.202 Propuesta

Código Verificador: 16fe30179df7fc538519c57b71cd2512

ARGON S.R.L. - 80004373-1 30.250.000 08-04-2015 15:58:28.782 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e77a8ce319ee3df88e90559900a1e854

ARGON S.R.L. - 80004373-1 50.000.000 08-04-2015 15:51:21.938 Etapa de Puja

Código Verificador: c39ace934eea7205e91fc4ab993babf1

ARGON S.R.L. - 80004373-1 55.000.000 08-04-2015 07:32:17.201 Propuesta

Código Verificador: 4e0ad8cdcba894f51c993182e23d429c

 

21 - FOTOTERAPIA LEDS

Oferente Precio Fecha Hora Estado
ALBATROS SACI - 80002766-3 550.000.000 08-04-2015 16:39:22.849 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e5c656f813a64c5d451911f2b77dc8a4

ALBATROS SACI - 80002766-3 560.000.000 08-04-2015 16:39:09.350 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 64f84fe0b3ef4b492b8dab59c8692aa8

ALBATROS SACI - 80002766-3 570.000.000 08-04-2015 16:39:03.218 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 5a0646b2c9e432a5720a76ef1b3354a3

ALBATROS SACI - 80002766-3 580.000.000 08-04-2015 16:38:57.521 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 97b94a8d5c6fd73da5bcac1a241098ad

ARGON S.R.L. - 80004373-1 589.999.990 08-04-2015 16:39:03.992 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 122ab9a6e91c4e92983f4283e988d540

ALBATROS SACI - 80002766-3 590.000.000 08-04-2015 16:38:46.909 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 5c549f5e77a7b4c06e6ebbe023b90c1f

ARGON S.R.L. - 80004373-1 599.000.000 08-04-2015 16:38:47.270 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 1f970162ec0cfcd5100c2e2d157a5b11

ARGON S.R.L. - 80004373-1 599.999.000 08-04-2015 16:38:38.699 Periodo Aleatorio

Código Verificador: ef948d8f5f07350c58b23ade44f3e9ac

ALBATROS SACI - 80002766-3 610.000.000 08-04-2015 16:38:27.446 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 1a1b6ae48e12d8c11186af944c388368

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

629.000.000 08-04-2015 16:38:21.791 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 5ec5292b147acd007b7b6826b08d9758

ALBATROS SACI - 80002766-3 630.000.000 08-04-2015 16:38:04.302 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 42681b7538233f2c35a22a4f99506ee7

ALBATROS SACI - 80002766-3 650.000.000 08-04-2015 16:37:57.291 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f94a3fdf79124fc066d36b194e58f246

ARGON S.R.L. - 80004373-1 666.999.000 08-04-2015 16:38:25.364 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 66613ecba2e2c0a5f3124603b214e157

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

667.000.000 08-04-2015 16:38:08.468 Periodo Aleatorio

Código Verificador: cdcc422e3d99334bf27a1eec3b80021b

ALBATROS SACI - 80002766-3 670.000.000 08-04-2015 16:37:49.830 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 7135e41585df595354edaabba15fe47d
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ARGON S.R.L. - 80004373-1 679.999.000 08-04-2015 16:37:48.298 Periodo Aleatorio

Código Verificador: cfa9020aba9c6e2481ba82198e9b8239

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

687.000.000 08-04-2015 16:37:47.723 Periodo Aleatorio

Código Verificador: fde59d6d0221949b79ed38d7423a63bc

ALBATROS SACI - 80002766-3 690.000.000 08-04-2015 16:37:38.734 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 9f35e6946b6d9da1a948010eea35db2b

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

698.000.000 08-04-2015 16:37:26.352 Periodo Aleatorio

Código Verificador: fe37bebd7bfd35afb3ae6ca3479270f3

ALBATROS SACI - 80002766-3 700.000.000 08-04-2015 16:37:03.079 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b42ba5a08ed613aab3618f265df3711e

ALBATROS SACI - 80002766-3 730.000.000 08-04-2015 16:36:47.773 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f7b93548471ad9145dc26d93feb94075

ALBATROS SACI - 80002766-3 750.000.000 08-04-2015 16:36:39.640 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 876b4c45c20d3418b08a71aad4d8b207

ARGON S.R.L. - 80004373-1 770.000.000 08-04-2015 16:19:09.474 Recepción de Lances

Código Verificador: c158c798162a816f2eb5cb7a375cb713

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

780.000.000 08-04-2015 07:32:17.229 Propuesta

Código Verificador: 830437ed15e92dab1a1467ff04eb71f8

ARGON S.R.L. - 80004373-1 800.000.000 08-04-2015 07:32:17.227 Propuesta

Código Verificador: 0a4e7f274b334af1b1b92e36c79c49ad

ALBATROS SACI - 80002766-3 810.000.000 08-04-2015 07:32:17.230 Propuesta

Código Verificador: eb693925101f1f2460a925a02677a7f8

 

22 - LAVADORA/DESINFECTADORA AUTOMÁTICA

Oferente Precio Fecha Hora Estado
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 554.400.000 08-04-2015 07:32:17.253 Propuesta

Código Verificador: e186641e12ef760e4503abfa89c8c40d

ARGON S.R.L. - 80004373-1 918.000.000 08-04-2015 16:54:22.645 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 2190892a11d6a7421304c0af885f3ce0

ARGON S.R.L. - 80004373-1 920.000.000 08-04-2015 16:51:51.072 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c0b71e4d7e060cf37ee1cf03f98bf5b2

ARGON S.R.L. - 80004373-1 920.999.000 08-04-2015 16:51:36.320 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 1ca513d4c680fff17b3c78b3a94e5739

ARGON S.R.L. - 80004373-1 923.999.000 08-04-2015 16:50:22.944 Periodo Aleatorio

Código Verificador: aac009537bed06cc210ffa2e4ecc8718

IMESE S.A. - 80016426-1 924.000.000 08-04-2015 16:50:00.363 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a0728e6a2e30ef3da0649f5ec6056726

ARGON S.R.L. - 80004373-1 937.999.000 08-04-2015 16:50:06.515 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 821ce0c006a37d0f08687d8c215b502b

ARGON S.R.L. - 80004373-1 939.000.000 08-04-2015 16:49:46.674 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c347c034de2af33cea76fc8fc8e779bd

IMESE S.A. - 80016426-1 940.000.000 08-04-2015 16:49:27.738 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 4a48865f377570468c8749d7e9640c34

ARGON S.R.L. - 80004373-1 948.000.000 08-04-2015 16:49:28.458 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 226ebe9bfac295ffa55eaa56b7416c5e

IMESE S.A. - 80016426-1 950.000.000 08-04-2015 16:49:14.349 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 0417d9e2a325d156aa31d73a671865bc

ARGON S.R.L. - 80004373-1 999.000.000 08-04-2015 16:42:39.861 Recepción de Lances

Código Verificador: 2a271693909d15297a8477b32eb3f5a2

IMESE S.A. - 80016426-1 1.080.000.000 08-04-2015 07:32:17.256 Propuesta

Código Verificador: ef312a02a7f99497ad66293909327547

ARGON S.R.L. - 80004373-1 1.200.000.000 08-04-2015 07:32:17.255 Propuesta

Código Verificador: 3851f14d9c2ee3e8a32548b92cdb15ea

 

Mejores Lances de cada Proveedor por Item
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1 - CAMAS ELÉCTRICAS PARA UTI-ADULTOS

Oferente Mejor Precio
SCARPE SRL - 80018104-2 1.450.000.000

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.954.286.927

IMESE S.A. - 80016426-1 2.450.000.000

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 2.500.000.000

 

2 - CAMAS ELÉCTRICAS PARA UTI-PEDIATRÍA

Oferente Mejor Precio
SCARPE SRL - 80018104-2 500.000.000

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 850.384.854

ALBATROS SACI - 80002766-3 879.000.000

CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 2.112.500.000

 

3 - SERVOCUNAS

Oferente Mejor Precio
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E 
INDUSTRIAL SA - 80001446-4

919.000.000

SCARPE SRL - 80018104-2 930.507.500

ARGON S.R.L. - 80004373-1 1.374.000.000

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1 1.500.000.000

CASA BOLLER S.A. - 80001556-8 2.500.000.000

 

4 - INCUBADORAS

Oferente Mejor Precio
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E 
INDUSTRIAL SA - 80001446-4

1.724.900.000

ARGON S.R.L. - 80004373-1 1.724.999.990

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1 1.895.000.000

CASA BOLLER S.A. - 80001556-8 2.250.000.000

 

5 - MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS PARA UTI AULTOS

Oferente Mejor Precio
SCARPE SRL - 80018104-2 800.000.000

ARGON S.R.L. - 80004373-1 849.999.000

ALBATROS SACI - 80002766-3 1.238.000.000

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.245.000.000

MAKRI S.A. - 80029237-5 1.389.000.000

CASA BOLLER S.A. - 80001556-8 1.390.000.000

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 1.500.000.000

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1 1.926.000.000

 

6 - MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS CON GASTO CARDIACO PARA UTI ADULTOS

Oferente Mejor Precio
SCARPE SRL - 80018104-2 300.000.000

ALBATROS SACI - 80002766-3 349.000.000

ARGON S.R.L. - 80004373-1 465.000.000

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 470.000.000

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1 549.000.000

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 770.000.000

MAKRI S.A. - 80029237-5 1.127.000.000

 

7 - MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS PARA UTI NEONATAL

Oferente Mejor Precio
ARGON S.R.L. - 80004373-1 777.900.000

SCARPE SRL - 80018104-2 780.989.000

ALBATROS SACI - 80002766-3 1.074.000.000

MAKRI S.A. - 80029237-5 1.425.000.000

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.428.000.000

CASA BOLLER S.A. - 80001556-8 1.500.000.000

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 1.550.000.000

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1 1.950.000.000
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8 - VENTILADOR PULMONAR PARA ADULTOS

Oferente Mejor Precio
SCARPE SRL - 80018104-2 5.218.255.000

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1 5.477.000.000

SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A 
(SEMPRO) - 80006779-7

5.590.000.000

CASA BOLLER S.A. - 80001556-8 6.000.000.000

IMESE S.A. - 80016426-1 7.950.000.000

 

9 - VENTILADOR PULMONAR PARA UTI NEONATAL/PEDIÁTRICO

Oferente Mejor Precio
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1 6.271.000.000

CASA BOLLER S.A. - 80001556-8 6.280.000.000

SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A 
(SEMPRO) - 80006779-7

7.798.500.000

 

10 - VENTILADOR PULMONAR CON ALTA FRECUENCIA POR OSCILACIÓN

Oferente Mejor Precio
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8 3.600.000.000

 

11 - ASPIRADOR PORTÁTIL DE SECRECIONES

Oferente Mejor Precio
ARGON S.R.L. - 80004373-1 271.490.000

SCARPE SRL - 80018104-2 272.091.000

VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E 
INDUSTRIAL SA - 80001446-4

462.000.000

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 550.000.000

IMPORTEX S.A. - 80017358-9 591.800.000

SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A 
(SEMPRO) - 80006779-7

1.200.000.000

 

12 - BALÓN PORTÁTIL DE 0,5 M3 PARA OXÍGENO MEDICINAL

Oferente Mejor Precio
SCARPE SRL - 80018104-2 90.000.000

IMPORTEX S.A. - 80017358-9 349.800.000

 

13 - Tubo de Oxigeno

Oferente Mejor Precio
SCARPE SRL - 80018104-2 20.900.000

 

14 - OXIMETRO PORTÁTIL.

Oferente Mejor Precio
ALBATROS SACI - 80002766-3 179.700.000

CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 179.890.000

ARGON S.R.L. - 80004373-1 203.999.000

VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E 
INDUSTRIAL SA - 80001446-4

217.999.000

SCARPE SRL - 80018104-2 219.228.300

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 341.700.456

 

15 - LARINGOSCOPIO NEONATAL

Oferente Mejor Precio
ARGON S.R.L. - 80004373-1 30.000.000

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 31.600.000

VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E 
INDUSTRIAL SA - 80001446-4

38.940.000

IMPORTEX S.A. - 80017358-9 54.450.000

ALBATROS SACI - 80002766-3 77.868.000

 

16 - LARINGOSCOPIO PEDIÁTRICO

Oferente Mejor Precio
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 38.000.000
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VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E 
INDUSTRIAL SA - 80001446-4

38.940.000

IMPORTEX S.A. - 80017358-9 49.800.000

ARGON S.R.L. - 80004373-1 49.999.997

ALBATROS SACI - 80002766-3 77.868.000

 

17 - LARINGOSCOPIO ADULTO

Oferente Mejor Precio
ARGON S.R.L. - 80004373-1 46.999.000

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 49.490.000

VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E 
INDUSTRIAL SA - 80001446-4

58.410.000

IMPORTEX S.A. - 80017358-9 75.240.000

ALBATROS SACI - 80002766-3 123.606.000

 

18 - DESFIBRILADOR

Oferente Mejor Precio
ALBATROS SACI - 80002766-3 1.810.000.000

SCARPE SRL - 80018104-2 1.811.250.000

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 1.989.000.000

IMESE S.A. - 80016426-1 4.300.000.000

 

19 - CARRO DE PARO

Oferente Mejor Precio
ARGON S.R.L. - 80004373-1 197.999.990

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 198.000.000

IMPORTEX S.A. - 80017358-9 374.800.000

ALBATROS SACI - 80002766-3 380.000.000

 

20 - HALOCEFÁLICOS

Oferente Mejor Precio
IMPORTEX S.A. - 80017358-9 18.111.000

SCARPE SRL - 80018104-2 18.112.500

ARGON S.R.L. - 80004373-1 30.250.000

 

21 - FOTOTERAPIA LEDS

Oferente Mejor Precio
ALBATROS SACI - 80002766-3 550.000.000

ARGON S.R.L. - 80004373-1 589.999.990

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1 629.000.000

 

22 - LAVADORA/DESINFECTADORA AUTOMÁTICA

Oferente Mejor Precio
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 554.400.000

ARGON S.R.L. - 80004373-1 918.000.000

IMESE S.A. - 80016426-1 924.000.000

 

Items Ganados por Proveedor
 

Proveedor: 80001446-4 - VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA

Item Precio Ganador
3 - SERVOCUNAS 919.000.000

4 - INCUBADORAS 1.724.900.000

 

Proveedor: 80001556-8 - CASA BOLLER S.A.

Item Precio Ganador
10 - VENTILADOR PULMONAR CON ALTA FRECUENCIA POR OSCILACIÓN 3.600.000.000

 

Proveedor: 80002766-3 - ALBATROS SACI
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Item Precio Ganador
14 - OXIMETRO PORTÁTIL. 179.700.000

18 - DESFIBRILADOR 1.810.000.000

21 - FOTOTERAPIA LEDS 550.000.000

 

Proveedor: 80004373-1 - ARGON S.R.L.

Item Precio Ganador
7 - MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS PARA UTI NEONATAL 777.900.000

11 - ASPIRADOR PORTÁTIL DE SECRECIONES 271.490.000

15 - LARINGOSCOPIO NEONATAL 30.000.000

17 - LARINGOSCOPIO ADULTO 46.999.000

19 - CARRO DE PARO 197.999.990

 

Proveedor: 80011068-4 - LA CASA DEL MEDICO S.A.

Item Precio Ganador
16 - LARINGOSCOPIO PEDIÁTRICO 38.000.000

22 - LAVADORA/DESINFECTADORA AUTOMÁTICA 554.400.000

 

Proveedor: 80013820-1 - DISTRIBUIDORA YPACARAI SA

Item Precio Ganador
9 - VENTILADOR PULMONAR PARA UTI NEONATAL/PEDIÁTRICO 6.271.000.000

 

Proveedor: 80017358-9 - IMPORTEX S.A.

Item Precio Ganador
20 - HALOCEFÁLICOS 18.111.000

 

Proveedor: 80018104-2 - SCARPE SRL

Item Precio Ganador
1 - CAMAS ELÉCTRICAS PARA UTI-ADULTOS 1.450.000.000

2 - CAMAS ELÉCTRICAS PARA UTI-PEDIATRÍA 500.000.000

5 - MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS PARA UTI AULTOS 800.000.000

6 - MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS CON GASTO CARDIACO PARA UTI 
ADULTOS

300.000.000

8 - VENTILADOR PULMONAR PARA ADULTOS 5.218.255.000

12 - BALÓN PORTÁTIL DE 0,5 M3 PARA OXÍGENO MEDICINAL 90.000.000

13 - Tubo de Oxigeno 20.900.000

 

Listado de Mensajes
 

1 - CAMAS ELÉCTRICAS PARA UTI-ADULTOS

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 08-04-2015 07:32:21.864

Buenos días, comenzamos la Subasta. 08-04-2015 07:32:29.175

En breve pasamos a la Etapa de Puja. 08-04-2015 07:39:29.142

Atención pasamos a la etapa de puja. 08-04-2015 07:47:26.359

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 08-04-2015 07:47:28.280

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

08-04-2015 08:01:18.944

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 08-04-2015 08:09:46.028

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 08-04-2015 08:09:46.096

 

2 - CAMAS ELÉCTRICAS PARA UTI-PEDIATRÍA

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 08-04-2015 08:10:13.852

Continuamos con la Subasta. 08-04-2015 08:10:19.950

En breve pasamos a la Etapa de Puja. 08-04-2015 08:12:38.390

Atención pasamos a la etapa de puja. 08-04-2015 08:13:38.950

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 08-04-2015 08:13:41.001

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

08-04-2015 08:19:41.421
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EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 08-04-2015 08:24:15.466

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 08-04-2015 08:24:15.517

 

3 - SERVOCUNAS

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 08-04-2015 08:27:18.386

Continuamos con la Subasta. 08-04-2015 08:27:24.313

Atención pasamos a la etapa de puja. 08-04-2015 08:33:17.241

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 08-04-2015 08:33:20.088

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

08-04-2015 08:49:33.983

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 08-04-2015 08:56:59.004

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 08-04-2015 08:56:59.149

 

4 - INCUBADORAS

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 08-04-2015 08:58:10.385

Continuamos con la Subasta. 08-04-2015 08:58:17.579

Atención pasamos a la etapa de puja. 08-04-2015 09:06:04.662

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 08-04-2015 09:06:06.737

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

08-04-2015 09:12:07.022

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 08-04-2015 09:16:11.149

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 08-04-2015 09:16:11.386

 

5 - MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS PARA UTI AULTOS

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 08-04-2015 09:17:18.032

Continuamos con la Subasta. 08-04-2015 09:17:24.859

Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. 08-04-2015 09:21:00.975

Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo. 08-04-2015 09:21:05.582

Señores Oferentes, bajen sus precios 08-04-2015 09:24:14.675

Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja. 08-04-2015 09:27:52.630

Atención pasamos a la etapa de puja. 08-04-2015 09:29:32.615

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 08-04-2015 09:29:35.004

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

08-04-2015 09:35:35.276

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 08-04-2015 09:43:29.395

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 08-04-2015 09:43:29.446

 

6 - MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS CON GASTO CARDIACO PARA UTI ADULTOS

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 08-04-2015 09:43:43.691

Continuamos con la Subasta. 08-04-2015 09:47:25.286

En breve pasamos a la Etapa de Puja. 08-04-2015 09:50:01.608

Atención pasamos a la etapa de puja. 08-04-2015 09:54:30.195

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 08-04-2015 09:54:32.365

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

08-04-2015 10:00:32.433

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 08-04-2015 10:05:19.521

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 08-04-2015 10:05:19.567

 

7 - MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS PARA UTI NEONATAL

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 08-04-2015 10:06:55.454

Continuamos con la Subasta. 08-04-2015 10:07:00.762

Atención pasamos a la etapa de puja. 08-04-2015 10:10:40.335

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 08-04-2015 10:10:42.080

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

08-04-2015 10:22:48.557

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 08-04-2015 10:32:09.777

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 08-04-2015 10:32:09.830

 

8 - VENTILADOR PULMONAR PARA ADULTOS
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Mensaje Fecha Hora

EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 08-04-2015 10:32:53.576

Continuamos con la Subasta. 08-04-2015 10:34:06.315

Atención pasamos a la etapa de puja. 08-04-2015 10:39:22.234

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 08-04-2015 10:39:24.601

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

08-04-2015 10:47:12.097

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 08-04-2015 10:54:09.205

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 08-04-2015 10:54:09.322

 

9 - VENTILADOR PULMONAR PARA UTI NEONATAL/PEDIÁTRICO

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 08-04-2015 10:56:25.453

Continuamos con la Subasta. 08-04-2015 10:56:46.832

Atención pasamos a la etapa de puja. 08-04-2015 10:58:23.573

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 08-04-2015 10:58:25.518

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

08-04-2015 11:04:25.625

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 08-04-2015 11:14:04.663

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 08-04-2015 11:14:04.799

 

10 - VENTILADOR PULMONAR CON ALTA FRECUENCIA POR OSCILACIÓN

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 08-04-2015 11:14:17.778

Continuamos con la Subasta. 08-04-2015 11:14:22.433

Señor Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta. 08-04-2015 11:17:21.825

Señor Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo. 08-04-2015 11:17:24.473

Señor Oferente, baje su precio 08-04-2015 11:22:24.479

En breve pasamos a la Etapa de Puja. 08-04-2015 11:22:35.232

Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de 
Puja.

08-04-2015 11:28:15.080

Atención pasamos a la etapa de puja. 08-04-2015 11:28:15.993

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 08-04-2015 11:28:17.882

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

08-04-2015 11:34:17.995

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 08-04-2015 11:43:14.068

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 08-04-2015 11:43:14.121

 

11 - ASPIRADOR PORTÁTIL DE SECRECIONES

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 08-04-2015 11:44:09.770

Continuamos con la Subasta. 08-04-2015 11:44:16.198

En breve pasamos a la Etapa de Puja. 08-04-2015 11:44:18.743

Atención pasamos a la etapa de puja. 08-04-2015 11:50:59.100

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 08-04-2015 11:51:01.208

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

08-04-2015 11:57:01.364

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 08-04-2015 12:03:59.422

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 08-04-2015 12:03:59.468

 

12 - BALÓN PORTÁTIL DE 0,5 M3 PARA OXÍGENO MEDICINAL

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 08-04-2015 12:04:53.362

Continuamos con la Subasta. 08-04-2015 12:04:58.283

En breve pasamos a la Etapa de Puja. 08-04-2015 12:05:01.231

Atención pasamos a la etapa de puja. 08-04-2015 12:06:24.715

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 08-04-2015 12:06:26.837

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

08-04-2015 12:12:49.766

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 08-04-2015 12:16:02.332

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 08-04-2015 12:16:02.481

 

13 - Tubo de Oxigeno

Mensaje Fecha Hora
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EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 08-04-2015 12:16:32.123

Atención pasamos a la etapa de puja. 08-04-2015 12:21:44.306

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 08-04-2015 12:21:46.434

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

08-04-2015 12:27:46.451

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 08-04-2015 12:36:28.570

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 08-04-2015 12:36:28.628

 

14 - OXIMETRO PORTÁTIL.

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 08-04-2015 12:41:31.102

Continuamos con la Subasta. 08-04-2015 12:41:38.188

Atención pasamos a la etapa de puja. 08-04-2015 12:55:17.415

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 08-04-2015 12:55:19.883

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

08-04-2015 13:06:58.373

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 08-04-2015 13:15:29.573

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 08-04-2015 13:15:29.668

 

15 - LARINGOSCOPIO NEONATAL

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 08-04-2015 13:17:26.284

Continuamos con la Subasta. 08-04-2015 13:17:31.997

Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo. 08-04-2015 13:26:42.430

Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja. 08-04-2015 13:26:46.021

Señores Oferentes, bajen sus precios 08-04-2015 13:26:50.794

Atención pasamos a la etapa de puja. 08-04-2015 13:27:04.518

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 08-04-2015 13:27:06.464

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

08-04-2015 13:35:37.775

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 08-04-2015 13:45:13.782

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 08-04-2015 13:45:13.827

 

16 - LARINGOSCOPIO PEDIÁTRICO

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 08-04-2015 13:47:08.099

Continuamos con la Subasta. 08-04-2015 13:47:12.655

Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. 08-04-2015 13:47:15.780

Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo. 08-04-2015 13:51:29.690

Señores esperamos mejores ofertas. 08-04-2015 13:51:32.787

Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja. 08-04-2015 13:54:34.595

Atención pasamos a la etapa de puja. 08-04-2015 13:54:37.014

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 08-04-2015 13:54:38.960

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

08-04-2015 14:04:44.616

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 08-04-2015 14:08:04.804

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 08-04-2015 14:08:04.867

 

17 - LARINGOSCOPIO ADULTO

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 08-04-2015 14:12:12.112

Continuamos con la Subasta. 08-04-2015 14:12:18.424

Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. 08-04-2015 14:18:37.370

Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo. 08-04-2015 14:18:40.588

Señores Oferentes, bajen sus precios 08-04-2015 14:18:46.148

Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja. 08-04-2015 14:20:45.496

Atención pasamos a la etapa de puja. 08-04-2015 14:20:46.549

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 08-04-2015 14:20:48.432

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

08-04-2015 14:33:34.255

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 08-04-2015 14:40:01.359

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 08-04-2015 14:40:01.428

 

18 - DESFIBRILADOR
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Mensaje Fecha Hora

EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 08-04-2015 14:40:44.550

Continuamos con la Subasta. 08-04-2015 14:40:50.157

En breve pasamos a la Etapa de Puja. 08-04-2015 14:40:53.747

Atención pasamos a la etapa de puja. 08-04-2015 14:57:36.824

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 08-04-2015 14:57:38.791

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

08-04-2015 15:06:22.924

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 08-04-2015 15:10:35.204

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 08-04-2015 15:10:35.257

 

19 - CARRO DE PARO

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 08-04-2015 15:10:41.719

Continuamos con la Subasta. 08-04-2015 15:10:48.437

Atención pasamos a la etapa de puja. 08-04-2015 15:12:34.635

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 08-04-2015 15:12:36.822

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

08-04-2015 15:28:18.166

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 08-04-2015 15:34:27.400

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 08-04-2015 15:34:27.443

 

20 - HALOCEFÁLICOS

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 08-04-2015 15:34:49.330

Continuamos con la Subasta. 08-04-2015 15:41:03.717

Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. 08-04-2015 15:41:07.721

Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo. 08-04-2015 15:41:11.772

Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja. 08-04-2015 15:46:28.523

Atención pasamos a la etapa de puja. 08-04-2015 15:46:29.711

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 08-04-2015 15:46:31.466

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

08-04-2015 15:57:22.159

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 08-04-2015 16:05:30.228

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 08-04-2015 16:05:30.286

 

21 - FOTOTERAPIA LEDS

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 08-04-2015 16:06:28.669

Continuamos con la Subasta. 08-04-2015 16:06:33.510

Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. 08-04-2015 16:06:36.233

Señores Oferentes, bajen sus precios 08-04-2015 16:09:38.661

Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo. 08-04-2015 16:09:45.204

Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja. 08-04-2015 16:30:15.309

Atención pasamos a la etapa de puja. 08-04-2015 16:30:17.647

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 08-04-2015 16:30:22.256

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

08-04-2015 16:36:22.342

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 08-04-2015 16:39:36.602

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 08-04-2015 16:39:36.683

 

22 - LAVADORA/DESINFECTADORA AUTOMÁTICA

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 08-04-2015 16:40:06.357

Atención pasamos a la etapa de puja. 08-04-2015 16:43:01.421

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 08-04-2015 16:43:03.335

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

08-04-2015 16:49:03.423

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 08-04-2015 16:55:31.493

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 08-04-2015 16:55:31.544

 

 Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el
 procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.
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