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Subasta a la Baja Electrónica
Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID Nº 289360
En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 9:33 del día 3/9/2015,

 en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. Nº 961 casi Tte Fariña, en la dirección
 web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución N°1408/14, finaliza la 

SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID Nº 289360 -
LPN 33-15 ADQUISICION DE VENTILADORES PULMONARES PARA EL HOSPITAL GERIATRICO DR. GERARDO BOUNGERMINI

 de la Institución:

Código Verificador: cf72225286f2609a24a772175c07527a

 

Nivel de Entidad: Entidades Públicas de Seguridad Social

Entidad: Instituto de Previsión Social

UOC: Uoc Ips

Código SICP: 1321

 

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

				Listado de Avisos
No existen avisos para esta subasta

 

    Listado de Consultas

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

1. Las mascaras que deben ir son regulares o para anti asfixia. 2. estos equipos  de CPAP son para conectarse con 
los ventiladores pulmonares o tanques de oxigeno?

04-07-2015 10:34:30

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

1. El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 3
2. Se aclara que los equipos de CPAP son para conectarse a los ventiladores pulmonares

29-07-2015 13:36:08

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

1.	En relación a la pantalla gráfica, consultamos si deberá de ser a color? Si el tamaño mínimo de la pantalla sería 
10"? Si debe ser sensible al tacto? Si deberá permitir la visualización simultanea de tres curvas en tiempo real, 
bucles, parámetros monitoreados y alarmas?

06-07-2015 09:37:52

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 3 29-07-2015 13:36:26

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

2.	Consultamos si el ventilador deberá tener turbinas o compresor de aire? 06-07-2015 09:38:20

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Se aclara que el ventilador podrá contar con turbina o compresor de aire. 29-07-2015 13:36:52

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

3.	Deberá contar con batería interna con autonomía de mínima de 4 horas en caso de corte de luz o traslado? 06-07-2015 09:39:09

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 3 29-07-2015 13:38:19

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora
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4.	El circuito paciente del ventilador deberá de contar con dos ramas? Deberá utilizar circuitos genéricos de 
diferentes fabricantes? Y por favor aclarar cuantos circuitos deberán ser incluidos y si estos deberán ser reusables.

06-07-2015 09:39:49

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 3 29-07-2015 13:38:42

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

1.	En relación a la pantalla gráfica, consultamos si deberá de ser a color? Si el tamaño mínimo de la pantalla sería 
10"? Si debe ser sensible al tacto? Si deberá permitir la visualización simultanea de tres curvas en tiempo real, 
bucles, parámetros monitoreados y alarmas?

06-07-2015 09:48:42

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 3 29-07-2015 13:38:54

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

2.	Consultamos si el ventilador deberá tener turbinas o compresor de aire? 06-07-2015 09:49:27

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Se aclara que el ventilador podrá contar con turbina o compresor de aire. 29-07-2015 13:39:19

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

3.	Deberá contar con batería interna con autonomía de mínima de 4 horas en caso de corte de luz o traslado? 06-07-2015 09:49:52

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 3 29-07-2015 13:39:31

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

3.	Deberá contar con batería interna con autonomía de mínima de 4 horas en caso de corte de luz o traslado? 06-07-2015 09:50:19

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 3 29-07-2015 13:39:53

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

4.	El circuito paciente del ventilador deberá de contar con dos ramas? Deberá utilizar circuitos genéricos de 
diferentes fabricantes? Y por favor aclarar cuantos circuitos deberán ser incluidos y si estos deberán ser reusables.

06-07-2015 09:50:44

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 3 29-07-2015 13:40:27

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

5.	El ventilador debe tener la capacidad de ventilación no invasiva NIV en todos los modos ventilatorios? 06-07-2015 09:51:08

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 3 29-07-2015 13:40:51

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

5.	El ventilador debe tener la capacidad de ventilación no invasiva NIV en todos los modos ventilatorios? 06-07-2015 09:51:40

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 3 29-07-2015 13:41:22

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

6.	Es necesario el Back up de apnea? 06-07-2015 09:52:05

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 3 29-07-2015 13:41:29

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

7.	El Ventilador de tener la Capacidad de sincronizar con nebulizador externo sincronizado con la inspiración? 06-07-2015 09:52:31

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 3 29-07-2015 13:41:39
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CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

8.	Donde dice: Monitoreo continuo de mecánica por favor aclarar si se refiere a monitoreo continuo de 
mecánica respiratoria y que parámetros se requieren ya que estos parámetros son propios de equipos de alta 
complejidad?

06-07-2015 09:52:54

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 3 29-07-2015 13:41:56

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

9.	Donde dice: de composición de gas se refiere a monitoreo de FiO2? 06-07-2015 09:53:21

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Donde dice ??de composición de gas.? se refiere a monitoreo de FiO2. El oferente deberá ajustarse a lo 
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.-

29-07-2015 13:44:07

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

10.	El ventilador deberá tener la base de humidificación? 06-07-2015 09:53:56

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 3 29-07-2015 13:44:28

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

1.	Los modos ventilatorias deben ser CPAP - S/T  PCV? 06-07-2015 09:54:38

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 3 29-07-2015 13:45:00

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

2.	El equipo deberá de contar con selección de puerto de exhalación para una mejor ventilación en modo CPAP? 06-07-2015 09:55:02

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 3 29-07-2015 13:45:13

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

3.	El Ventilador debe contar con pantalla gráfica para la visualización de curvas en tiempo real, parámetros 
monitoreados y alarmas?

06-07-2015 09:55:32

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

El ventilador podrá contar con pantalla gráfica para la visualización de curvas en tiempo real, parámetros 
monitoreados y alarmas.

29-07-2015 13:45:48

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

4.	El Ventilador debe tener Sensibilidad de disparo por flujo regulable? 06-07-2015 09:56:03

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 3 29-07-2015 13:47:13

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

5.	Se requiere que el ventilador cuente con  turbina para un mejor desempeño del ventilador en VNI?. 06-07-2015 09:56:25

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

El ventilador podrá contar con turbina para un mejor desempeño del ventilador en VNI. Por lo que el oferente 
deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, se aceptaran características adicionales 
siempre que no disminuya la capacidad de los equipos.

29-07-2015 13:47:41

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

6.	La Batería interna de autonomía debe ser mínima de 6 en caso de corte de luz o traslado? 06-07-2015 09:56:57

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 3 29-07-2015 13:47:54

CONSULTA



03-09-2015 4 de 14

    Listado de Consultas

Consulta Realizada Fecha Hora

7.	En relación a las  máscaras con circuitos no se observan cual seria la cantidad necesaria y que tipo de máscaras 
solicitan: oronasal, nasal o mascara total de cara?

06-07-2015 09:57:20

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 3 29-07-2015 13:48:07

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

7.	En relación a las  máscaras con circuitos no se observan cual seria la cantidad necesaria y que tipo de máscaras 
solicitan: oronasal, nasal o mascara total de cara?

06-07-2015 09:57:51

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 3 29-07-2015 13:48:35

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

1.	El equipo para CPAP, es descartable o estamos hablando de un Equipo?
2.	En caso de ser equipo el intervalo de presión debe ser de 4 a 20 cmH2O?
3.	El tiempo de rampa debe ser de 0 a 45 minutos?
4.	El equipo deberá de contar con detección de respiración?
5.	Debe de tener humidificador integrado?
6.	Cual seria el tipo de mascara a solicitar; oronasal, nasal o total cara, y la cantidad por equipo?

06-07-2015 09:58:29

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

En cuanto a las preguntas 1, 2, 3, 5 y 6 el oferente deberá remitirse a la Adenda N° 3.
Con relación a la pregunta 4 El ventilador podrá contar con detección de respiración.

29-07-2015 13:49:14

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

1.	El equipo para CPAP, es descartable o estamos hablando de un Equipo? 06-07-2015 09:58:54

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Se aclara que se trata de un equipo independiente, el oferente deberá remitirse a la Adenda N° 3. 29-07-2015 13:49:31

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

2.	En caso de ser equipo el intervalo de presión debe ser de 4 a 20 cmH2O? 06-07-2015 09:59:19

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 3 29-07-2015 13:49:44

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

3.	El tiempo de rampa debe ser de 0 a 45 minutos? 06-07-2015 09:59:46

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 3 29-07-2015 13:50:19

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

4.	El equipo deberá de contar con detección de respiración? 06-07-2015 10:00:12

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Se aclara que el ventilador podrá contar con detección de respiración. 29-07-2015 13:50:34

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

5.	Debe de tener humidificador integrado? 06-07-2015 10:00:41

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 3 29-07-2015 13:50:52

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

6.	Cual seria el tipo de mascara a solicitar; oronasal, nasal o total cara, y la cantidad por equipo? 06-07-2015 10:01:04

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 3 29-07-2015 13:51:11

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora
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3.	El tiempo de rampa debe ser de 0 a 45 minutos? 06-07-2015 10:01:33

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 3 29-07-2015 13:51:29

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

4.	El equipo deberá de contar con detección de respiración? 06-07-2015 10:02:09

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Se aclara que el ventilador podrá contar con detección de respiración 29-07-2015 13:51:43

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora
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Especificaciones Técnicas
Solicitamos ampliar las especificaciones técnicas de modo a garantizar la oferta de equipos de alta complejidad, 
sugiriendo las siguientes características:
Ventilador con los Modos:
A/C por presión y Volumen
SIMV por presión y volumen
Modos de Presión con Volumen Garantizado (PC-PRVC, SIMV PRVC)
Presión con volumen soportado.
NIV (modo especifico para ventilación no invasiva) con compensación de fugas mayor a 40 lpm.
Modo APRV o BILEVEL
Modo SBT para prueba de liberación de la ventilación
MICRONEBULIZADOR con programación desde la pantalla principal del micronebulizador de tecnología 
microbomba.
PRESION AUXILIAR con puerto de Presión Auxiliar integrado.
Detección automática del paciente.
CELDA DE OXIGENO INAGOTABLE
Batería mínimo 80 Min.
Puerto de salida R232 y RS-422
PROCEDIMIENTOS
Medición de la presión meseta y la Compliance Estática
Modo Aspiración con pre y pos oxigenación
Pausa Espiratoria programada para medición del AutoPEEP y el Volumen Intrínseco.
Compensación de fuga y resistencia del circuito.
MECANICA PULMONAR
Medición de la NIF, P01 y Capacidad Vital.
TOMAS DE PANTALLA
Mínimo 8 tomas de pantalla.
COMPENSACION
Compensación de Trigger
Compensación de fugas modo invasivo mínimo 85 %
Compensación de tubo o traqueotomía.

MONITORIZACION
PARAMETROS MINIMOS
VMesp, FR, Ppico, PEEPe, I:E, FiO2, Pplat, C, Cstat, Rva,  Fuga, VMesp espont, VMesp mec, FR espont, FR 
mec, VTesp, VTesp/kg, VTinsp, PEEPi, PmediaVMesp, Pmedia, RSBI, Constante de tiempo.
TENDENCIAS
Visualización de las tendencias de:
VMesp, FR, Ppico, PEEPe, FiO2, Pplat, C, Cstat, Rva, Fuga, Pmedia, VMesp espont, VMesp mec, FR espont, 
FR mec, VTesp, VTesp/kg, VTinsp, PEEPi, Pmedia del equipo y Ppico aux, por 72 horas.
Visualizacion por Alarmas, por Eventos y ajustes.
Visualizacion de capturas de pantalla con Alarma, mediciones, curvas y alarmas.
GRAFICAS
6 graficas simples y loops simultáneas con monitorizacion numérica.
Monitorizacion numérica por grupos pulmonares y por Kg y m2. identificables por color
 
PARAMETROS
Peso Ideal Paciente 7 kg a 200 Kg
VT 20ml - 2000 ml
Frecuencia Respiratoria 3 a 120 rpm.
Flujo mínimo de 180 lpm.
PEEP/CPAP: 0 a 50 cmH2O
Presión Inspiratoria: 0 a 98 cmH2O
Presión Soporte: 0 a 60 cmH2O.
Tiempo Inspiratorio: 0.25 a 15 seg.
Tiempo Espiratorio: 0.25 a 59.75 seg.
Tiempo Espiratorio NO INVASIVA: 0.50 a 59.75 seg.
Tiempo de Elevación: 0 a 500 ms
Ventana Trigger: 80 % del tiempo espiratorio.
Trigger Inspiratorio por Flujo: 1 a 9 lpm
Trigger Inspiratorio por Presión: -0.25 a -10 cmH2O.
Flujo de Finalización: 5 al 80 %
Flujo Circulante: 2 a 10 lpm.
I:E 1:9 - 4:1

ALARMAS
Visuales desde la parte externa del monitor y luz diferencial por severidad. 
Audibles y con diferenciación por severidad
Presión alta y baja
Autopeep alto y bajo
VT alto y bajo, VM alto y bajo
Apnea, FR alta y baja. Presión auxiliar alta y baja.
Bajos gases medicinales
Ventilador inoperante
Válvula de presión liberada.

13-07-2015 12:16:16

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 5 12-08-2015 15:42:15

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora



03-09-2015 7 de 14

    Listado de Consultas

Especificaciones Técnicas
Solicitamos ampliar las especificaciones técnicas de modo a garantizar la oferta de equipos de alta complejidad, 
sugiriendo las siguientes características:
Ventilador con los Modos:
A/C por presión y Volumen
SIMV por presión y volumen
Modos de Presión con Volumen Garantizado (PC-PRVC, SIMV PRVC)
Presión con volumen soportado.
NIV (modo especifico para ventilación no invasiva) con compensación de fugas mayor a 40 lpm.
Modo APRV o BILEVEL
Modo SBT para prueba de liberación de la ventilación
MICRONEBULIZADOR con programación desde la pantalla principal del micronebulizador de tecnología 
microbomba.
PRESION AUXILIAR con puerto de Presión Auxiliar integrado.
Detección automática del paciente.
CELDA DE OXIGENO INAGOTABLE
Batería mínimo 80 Min.
Puerto de salida R232 y RS-422
PROCEDIMIENTOS
Medición de la presión meseta y la Compliance Estática
Modo Aspiración con pre y pos oxigenación
Pausa Espiratoria programada para medición del AutoPEEP y el Volumen Intrínseco.
Compensación de fuga y resistencia del circuito.
MECANICA PULMONAR
Medición de la NIF, P01 y Capacidad Vital.
TOMAS DE PANTALLA
Mínimo 8 tomas de pantalla.
COMPENSACION
Compensación de Trigger
Compensación de fugas modo invasivo mínimo 85 %
Compensación de tubo o traqueotomía.

MONITORIZACION
PARAMETROS MINIMOS
VMesp, FR, Ppico, PEEPe, I:E, FiO2, Pplat, C, Cstat, Rva,  Fuga, VMesp espont, VMesp mec, FR espont, FR 
mec, VTesp, VTesp/kg, VTinsp, PEEPi, PmediaVMesp, Pmedia, RSBI, Constante de tiempo.
TENDENCIAS
Visualización de las tendencias de:
VMesp, FR, Ppico, PEEPe, FiO2, Pplat, C, Cstat, Rva, Fuga, Pmedia, VMesp espont, VMesp mec, FR espont, 
FR mec, VTesp, VTesp/kg, VTinsp, PEEPi, Pmedia del equipo y Ppico aux, por 72 horas.
Visualizacion por Alarmas, por Eventos y ajustes.
Visualizacion de capturas de pantalla con Alarma, mediciones, curvas y alarmas.
GRAFICAS
6 graficas simples y loops simultáneas con monitorizacion numérica.
Monitorizacion numérica por grupos pulmonares y por Kg y m2. identificables por color
 
PARAMETROS
Peso Ideal Paciente 7 kg a 200 Kg
VT 20ml - 2000 ml
Frecuencia Respiratoria 3 a 120 rpm.
Flujo mínimo de 180 lpm.
PEEP/CPAP: 0 a 50 cmH2O
Presión Inspiratoria: 0 a 98 cmH2O
Presión Soporte: 0 a 60 cmH2O.
Tiempo Inspiratorio: 0.25 a 15 seg.
Tiempo Espiratorio: 0.25 a 59.75 seg.
Tiempo Espiratorio NO INVASIVA: 0.50 a 59.75 seg.
Tiempo de Elevación: 0 a 500 ms
Ventana Trigger: 80 % del tiempo espiratorio.
Trigger Inspiratorio por Flujo: 1 a 9 lpm
Trigger Inspiratorio por Presión: -0.25 a -10 cmH2O.
Flujo de Finalización: 5 al 80 %
Flujo Circulante: 2 a 10 lpm.
I:E 1:9 - 4:1

ALARMAS
Visuales desde la parte externa del monitor y luz diferencial por severidad. 
Audibles y con diferenciación por severidad
Presión alta y baja
Autopeep alto y bajo
VT alto y bajo, VM alto y bajo
Apnea, FR alta y baja. Presión auxiliar alta y baja.
Bajos gases medicinales
Ventilador inoperante
Válvula de presión liberada.

13-07-2015 12:21:25

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 5 12-08-2015 15:42:39

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Atendiendo a que la dependencia para la cual se desean adquirir los ventiladores pulmonares no cuenta con 
suministro de Aire Comprimido, prodrán ser ofertados equipos que sólo requieran la conexion a la linea de 
oxigeno.?

16-07-2015 16:55:03

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora
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Se aclara que el Hospital Geriátrico dispone de una planta central de Aire Comprimido y de Oxígeno. Se 
aceptarán ventiladores que requieran solo la conexión a la línea de oxígeno o ventiladores que requieran 
conexión a aire comprimido central y dispongan de un compresor propio en caso de que falle el suministro de 
Aire Comprimido.

12-08-2015 15:42:54

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Seran aceptadas Normas y Certificacion del Mercosur? 14-08-2015 08:54:24

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

El oferente deberá ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. 26-08-2015 13:52:43

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Seran aceptadas Normas y Certificacion del Mercosur? 14-08-2015 08:55:05

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

El oferente deberá ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. 26-08-2015 13:52:52

Listado de Proveedores Participantes

Oferente Categoría Nro. Nro. Garantía Tipo Entidad Fecha 
Emisión

Fecha Inicio 
de Vigencia

Fecha Fin de 
Vigencia

VIPAL SA - 
80019247-8

Sin categorizar 1 007.1508.034435/000 Póliza LA CONSOLIDADA 02-09-2015 03-09-2015 10-02-2016

SERVICIO 
ELECTROMEDICO 
PROFESIONAL S.A 

(SEMPRO) - 
80006779-7

Sin categorizar 2 007.1508.034438 Póliza LA CONSOLIDADA 
S.A.

02-09-2015 03-09-2015 10-02-2016

DISTRIBUIDORA 
YPACARAI SA - 

80013820-1

Sin categorizar 3 1508.34439.0 Póliza LA CONSOLIDADA 
S.A. DE SEGUROS

02-09-2015 02-09-2015 09-02-2016

LA OXIGENA 
PARAGUAYA S.A. - 

80002019-7

Sin categorizar 4 GTL-146/15 Garantía 
Bancaria

BANCO ITAU 
PARAGUAY S.A.

10-08-2015 02-09-2015 17-03-2016

 

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

1 42272223-004 Respirador volumetrico para UTI 5

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
VIPAL SA - 80019247-8 GENERAL 

ELECTRIC
GENERAL 
ELECTRIC

CARESCAPE R860 EE UU Respirador volumetrico para 
UTI

179.204.206 896.021.030

SERVICIO 
ELECTROMEDICO 
PROFESIONAL S.A 
(SEMPRO) - 80006779-7

MAQUET MAQUET SERVO AIR SUECIA SEGUN PBC 150.000.000 750.000.000

DISTRIBUIDORA 
YPACARAI SA - 
80013820-1

Carefusion Carefusion Vela 
Comprehensive

U.S.A. Respirador volumétrico para 
UTI

120.000.000 600.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

2 46182002-001 Respirador mecanico 4

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
DISTRIBUIDORA 
YPACARAI SA - 
80013820-1

Philips Respironics Philips Medical 
Systems

V60 U.S.A. Respirador mecánico 135.000.000 540.000.000

LA OXIGENA 
PARAGUAYA S.A. - 
80002019-7

RESMED RESMED 
CORP

STELLAR 150 EEUU RESPIRADOR MECANICO 67.431.066 269.724.264

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

3 42272223-9996 Equipo de presion positiva continua de la via aerea (CPAP) 9
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PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
DISTRIBUIDORA 
YPACARAI SA - 
80013820-1

Philips Respironics Philips Medical 
Systems

A30 U.S.A. Equipo de presion positiva 
continua de la via aerea 
(CPAP)

50.000.000 450.000.000

LA OXIGENA 
PARAGUAYA S.A. - 
80002019-7

RESMED RESMED 
CORP

S9 VPAP ST-A EEUU EQUIPO DE VIA AEREA 56.679.171 510.112.539

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

4 42271602-001 Espirometro 4

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
-        

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

5 42271718-9997 Medidor de presion para balon endotraqueal 4

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
DISTRIBUIDORA 
YPACARAI SA - 
80013820-1

Portex Smiths Medical 100/568/000 U.S.A. Medidor de presion para balon 
endotraqueal

3.000.000 12.000.000

 

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

 

Listado General de todas las Ofertas
 

1 - Respirador volumetrico para UTI

Oferente Precio Fecha Hora Estado
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

461.000.000 03-09-2015 08:25:20.220 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c1c3073f00afe2bdfd5c1919b0a488c2

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

465.000.000 03-09-2015 08:25:05.315 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 281c916d9f486eb9cd3fdd183aedd301

SERVICIO ELECTROMEDICO 
PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 
80006779-7

498.000.000 03-09-2015 08:24:56.577 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 3856f49d9894ddaf9975f0b279e294c7

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

499.000.000 03-09-2015 08:24:36.473 Periodo Aleatorio

Código Verificador: bef3bae230bd856237c8363cb9867e05

SERVICIO ELECTROMEDICO 
PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 
80006779-7

500.000.000 03-09-2015 08:24:15.135 Periodo Aleatorio

Código Verificador: ddcd4e7890430ad9f73a986e7293ed42

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

504.000.000 03-09-2015 08:24:09.295 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 063dc8356d924a7c6ad68880d3c59b8a

SERVICIO ELECTROMEDICO 
PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 
80006779-7

505.000.000 03-09-2015 08:23:56.062 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c62e48b13799804665d1773f5f780af1

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

509.000.000 03-09-2015 08:23:42.128 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 269178d8a6f35827566c2ffc627762a2

SERVICIO ELECTROMEDICO 
PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 
80006779-7

510.000.000 03-09-2015 08:23:20.815 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 87d52dee4ec02fd620e4520934c8dcb2

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

520.000.000 03-09-2015 08:23:07.904 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 276a5a9781fe24b1ed75f79d6a723838



03-09-2015 10 de 14

Listado General de todas las Ofertas
SERVICIO ELECTROMEDICO 
PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 
80006779-7

550.000.000 03-09-2015 08:22:42.557 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b538a0c96f492e80a7d3efc88d2914e5

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

570.000.000 03-09-2015 08:22:33.988 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 16d77fb2832c549a61bb88578b3dde8a

SERVICIO ELECTROMEDICO 
PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 
80006779-7

580.000.000 03-09-2015 08:22:14.396 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 0383fb4d3deab5451529e145ec8e7cd9

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

600.000.000 03-09-2015 08:03:46.155 Propuesta

Código Verificador: 6d24b12a5353f2a757cb8577a38db494

VIPAL SA - 80019247-8 690.000.000 03-09-2015 08:25:43.543 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 044a5d1b52bfcee224f0ef563b0d6a99

VIPAL SA - 80019247-8 745.656.240 03-09-2015 08:15:49.793 Etapa de Puja

Código Verificador: eefb9052e472245d2199636657d81d2f

SERVICIO ELECTROMEDICO 
PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 
80006779-7

750.000.000 03-09-2015 08:03:46.153 Propuesta

Código Verificador: 7c101e73b6725d2a2b85fdce4c841b47

VIPAL SA - 80019247-8 896.021.030 03-09-2015 08:03:46.151 Propuesta

Código Verificador: 2734da4e1cd9e46ff27b454d7d1c61e4

 

2 - Respirador mecanico

Oferente Precio Fecha Hora Estado
LA OXIGENA PARAGUAYA S.A. - 
80002019-7

269.500.000 03-09-2015 08:44:33.136 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 1cc0a1dd546d15827dceea3d5bc212b2

LA OXIGENA PARAGUAYA S.A. - 
80002019-7

269.724.264 03-09-2015 08:03:46.247 Propuesta

Código Verificador: f74648fc793e7d5cd8fde8329aaa44f1

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

457.000.000 03-09-2015 08:40:17.278 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 16c75ada96c37a07c9d78ee02fbb1395

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

540.000.000 03-09-2015 08:03:46.249 Propuesta

Código Verificador: 42fea1bb45199596614e4bbd25bbca02

 

3 - Equipo de presion positiva continua de la via aerea (CPAP)

Oferente Precio Fecha Hora Estado
LA OXIGENA PARAGUAYA S.A. - 
80002019-7

348.000.000 03-09-2015 09:19:52.539 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 5f31871f3af2fd595b19ebc18de9ea3f

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

348.300.000 03-09-2015 09:19:40.030 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 1d5367a654b662c00c69745a6ac84ddb

LA OXIGENA PARAGUAYA S.A. - 
80002019-7

350.000.000 03-09-2015 09:19:39.628 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 63b9d3fab83f2dd650fa730aaf9882a7

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

351.000.000 03-09-2015 09:19:20.064 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b30204cd2b90ac4dc3a6e47e46803b77

LA OXIGENA PARAGUAYA S.A. - 
80002019-7

352.000.000 03-09-2015 09:19:25.440 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 46aa4120a1993b1e3e99e96756629f58

LA OXIGENA PARAGUAYA S.A. - 
80002019-7

354.000.000 03-09-2015 09:19:06.736 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 5a790ec9a19bdb0efcd9524416bdc491

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

354.600.000 03-09-2015 09:18:58.563 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e771fff0f402a21c001f089112de95cb

LA OXIGENA PARAGUAYA S.A. - 
80002019-7

357.000.000 03-09-2015 09:18:51.302 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 072f04ee731488ae3b63067f745afd64

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

357.300.000 03-09-2015 09:18:37.666 Periodo Aleatorio
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Código Verificador: 0a28850832a92877d809b3a3e93e7784

LA OXIGENA PARAGUAYA S.A. - 
80002019-7

359.000.000 03-09-2015 09:18:33.397 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 0e6d90cf49fd6af30c368570699d7ce9

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

360.000.000 03-09-2015 09:18:24.164 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 59223fbcf21f4cc30612c4133c14e89c

LA OXIGENA PARAGUAYA S.A. - 
80002019-7

362.000.000 03-09-2015 09:18:25.565 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 6a29c7f0986025f606c06aed0b7f1954

LA OXIGENA PARAGUAYA S.A. - 
80002019-7

364.000.000 03-09-2015 09:18:14.258 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 89c69887a37c375aeeb2c7bffd437e6c

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

364.500.000 03-09-2015 09:18:03.105 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 0de78042c84299f1f8370a6bd447ecc8

LA OXIGENA PARAGUAYA S.A. - 
80002019-7

366.000.000 03-09-2015 09:17:55.717 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 2a57365e209c9861a88431967fb3fef1

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

367.200.000 03-09-2015 09:17:36.797 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 7179e53d9048590849ca7e00d745b35d

LA OXIGENA PARAGUAYA S.A. - 
80002019-7

368.000.000 03-09-2015 09:17:46.525 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 1893a32adf1bbf0de12d4abd9230dd70

LA OXIGENA PARAGUAYA S.A. - 
80002019-7

370.000.000 03-09-2015 09:17:21.451 Periodo Aleatorio

Código Verificador: d0dd7451b41e64b4abde9a95fed1631c

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

370.800.000 03-09-2015 09:17:25.535 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 20ac97916bc1b85507e32a1bdfee228b

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

372.600.000 03-09-2015 09:17:09.530 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 416630141e9ac812b41b3d51fd4ee382

LA OXIGENA PARAGUAYA S.A. - 
80002019-7

374.000.000 03-09-2015 09:17:00.987 Periodo Aleatorio

Código Verificador: ec78938d2f247be8061b6ba2f56cae19

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

375.300.000 03-09-2015 09:16:53.162 Periodo Aleatorio

Código Verificador: fb65fe96e0f72d4730d10f9b1196e100

LA OXIGENA PARAGUAYA S.A. - 
80002019-7

377.000.000 03-09-2015 09:16:47.408 Periodo Aleatorio

Código Verificador: abef106dd922da9b2054c6daf4b9f43b

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

379.800.000 03-09-2015 09:16:34.389 Periodo Aleatorio

Código Verificador: d3dfde5f5199caa0d3021010c01d59d7

LA OXIGENA PARAGUAYA S.A. - 
80002019-7

380.000.000 03-09-2015 09:16:20.319 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 4020174587a8edcbd40889ab4ca5369a

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

385.200.000 03-09-2015 09:16:12.386 Periodo Aleatorio

Código Verificador: aa6080fd67d4ee0429db9dbf424858c6

LA OXIGENA PARAGUAYA S.A. - 
80002019-7

386.000.000 03-09-2015 09:16:11.138 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 42eee87c0e4bbebefb0b78c061f854ba

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

387.000.000 03-09-2015 09:15:57.378 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 551c41dc3f345a3acf97a039ad4ac0c0

LA OXIGENA PARAGUAYA S.A. - 
80002019-7

389.000.000 03-09-2015 09:15:43.123 Periodo Aleatorio

Código Verificador: ba8dd3951a045b690b449021b2037027

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

390.600.000 03-09-2015 09:15:45.849 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 6a37a7d88004cacd9fbdf40eeffbc46c

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

393.300.000 03-09-2015 09:15:33.691 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c5c2dae4d935d923dffeb47789fbf188

LA OXIGENA PARAGUAYA S.A. - 
80002019-7

395.000.000 03-09-2015 09:15:21.372 Periodo Aleatorio

Código Verificador: d1dc950e737f8d97f934cc6478ea32c5
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DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

396.000.000 03-09-2015 09:15:23.844 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 1a4869a02f6e4a62312cbd603f5fe8d3

LA OXIGENA PARAGUAYA S.A. - 
80002019-7

399.000.000 03-09-2015 09:15:08.101 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 3860e9bc30d0d3f8b064dc5c33dc0686

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

400.500.000 03-09-2015 09:15:12.259 Periodo Aleatorio

Código Verificador: de2bb91d673b1cab6688cbb6c2584af9

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

402.300.000 03-09-2015 09:14:58.630 Periodo Aleatorio

Código Verificador: d2553addc5fbbe37addb61943674bc3c

LA OXIGENA PARAGUAYA S.A. - 
80002019-7

404.000.000 03-09-2015 09:14:46.681 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 93b104d891a6c24134059a4bda714d9b

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

405.000.000 03-09-2015 09:14:26.850 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 621744743c91f07d4e07951a1ea9ecb3

LA OXIGENA PARAGUAYA S.A. - 
80002019-7

409.500.000 03-09-2015 09:14:19.946 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 7fbf9ef27457faed102b8d7163c87c64

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

410.400.000 03-09-2015 09:14:02.772 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a0755d8ec20608185520f3f8d072f364

LA OXIGENA PARAGUAYA S.A. - 
80002019-7

414.500.000 03-09-2015 09:13:43.266 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 08e4538acca3998059e80f6e4817383b

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

423.000.000 03-09-2015 09:13:27.452 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 72aa8a1276ef4a9dd567a7dea3963934

LA OXIGENA PARAGUAYA S.A. - 
80002019-7

424.500.000 03-09-2015 09:13:17.656 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 487c4db0e3826d66082ff7dfd319430d

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

430.200.000 03-09-2015 09:13:10.908 Periodo Aleatorio

Código Verificador: dab7dbf7df6d1ec2f23f1414cced95f7

LA OXIGENA PARAGUAYA S.A. - 
80002019-7

434.500.000 03-09-2015 09:12:58.798 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 312ed9141351e87f393338701389ea61

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

440.000.000 03-09-2015 09:12:43.110 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 2312c84482c84c987d7bdfd42da4f542

LA OXIGENA PARAGUAYA S.A. - 
80002019-7

449.400.000 03-09-2015 09:12:09.846 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b2ddc1a575699f45c896859beb48c054

LA OXIGENA PARAGUAYA S.A. - 
80002019-7

449.500.000 03-09-2015 09:02:23.488 Recepción de Lances

Código Verificador: ee2bc4f39f3de8b37ab773df4163d0b0

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

450.000.000 03-09-2015 08:03:46.289 Propuesta

Código Verificador: 8d569992e8a76cea31e41269163e70d6

LA OXIGENA PARAGUAYA S.A. - 
80002019-7

510.112.539 03-09-2015 08:03:46.288 Propuesta

Código Verificador: 18aadd765f46770d4cc0818e81bc472d

 

5 - Medidor de presion para balon endotraqueal

Oferente Precio Fecha Hora Estado
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

12.000.000 03-09-2015 08:03:46.360 Propuesta

Código Verificador: 63064243621dcb8fe5e34fd9051dcb65

 

Mejores Lances de cada Proveedor por Item
 

1 - Respirador volumetrico para UTI

Oferente Mejor Precio
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1 461.000.000

SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A 
(SEMPRO) - 80006779-7

498.000.000
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VIPAL SA - 80019247-8 690.000.000

 

2 - Respirador mecanico

Oferente Mejor Precio
LA OXIGENA PARAGUAYA S.A. - 80002019-7 269.500.000

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1 457.000.000

 

3 - Equipo de presion positiva continua de la via aerea (CPAP)

Oferente Mejor Precio
LA OXIGENA PARAGUAYA S.A. - 80002019-7 348.000.000

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1 348.300.000

 

5 - Medidor de presion para balon endotraqueal

Oferente Mejor Precio
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1 12.000.000

 

Items Ganados por Proveedor
 

Proveedor: 80002019-7 - LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.

Item Precio Ganador
2 - Respirador mecanico 269.500.000

3 - Equipo de presion positiva continua de la via aerea (CPAP) 348.000.000

 

Proveedor: 80013820-1 - DISTRIBUIDORA YPACARAI SA

Item Precio Ganador
1 - Respirador volumetrico para UTI 461.000.000

5 - Medidor de presion para balon endotraqueal 12.000.000

 

Listado de Mensajes
 

1 - Respirador volumetrico para UTI

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 03-09-2015 08:08:29.542

Buenos días, comenzamos la Subasta. 03-09-2015 08:13:37.357

Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria. 03-09-2015 08:13:44.942

En breve pasamos a la Etapa de Puja. 03-09-2015 08:13:50.284

Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas. 03-09-2015 08:13:55.434

Atención pasamos a la etapa de puja. 03-09-2015 08:13:57.559

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 03-09-2015 08:14:00.935

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

03-09-2015 08:21:49.939

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 03-09-2015 08:30:53.046

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 03-09-2015 08:30:53.160

 

2 - Respirador mecanico

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 03-09-2015 08:31:07.041

Continuamos con la Subasta. 03-09-2015 08:31:15.220

En breve pasamos a la Etapa de Puja. 03-09-2015 08:31:22.958

Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas. 03-09-2015 08:32:16.618

Atención pasamos a la etapa de puja. 03-09-2015 08:32:20.342

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 03-09-2015 08:32:23.510

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

03-09-2015 08:38:23.615

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 03-09-2015 08:45:15.682

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 03-09-2015 08:45:15.778
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3 - Equipo de presion positiva continua de la via aerea (CPAP)

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 03-09-2015 08:51:56.228

Continuamos con la Subasta. 03-09-2015 08:52:07.945

Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. 03-09-2015 08:52:54.918

Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo. 03-09-2015 08:53:11.548

Señores Oferentes, reiteramos, es necesario que sigan mejorando sus precios 03-09-2015 08:58:51.359

Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja. 03-09-2015 09:05:51.974

Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas. 03-09-2015 09:05:56.555

Atención pasamos a la etapa de puja. 03-09-2015 09:05:58.240

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 03-09-2015 09:06:01.480

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

03-09-2015 09:12:01.601

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 03-09-2015 09:19:52.633

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 03-09-2015 09:19:52.691

 

5 - Medidor de presion para balon endotraqueal

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 03-09-2015 09:20:12.778

Continuamos con la Subasta. 03-09-2015 09:20:20.181

En breve pasamos a la Etapa de Puja. 03-09-2015 09:20:25.329

Atención pasamos a la etapa de puja. 03-09-2015 09:21:42.884

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 03-09-2015 09:21:45.143

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

03-09-2015 09:27:45.200

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 03-09-2015 09:33:50.220

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 03-09-2015 09:33:50.283

 

 Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el
 procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.
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