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Subasta a la Baja Electrónica
Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID Nº 339245
En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:10 del día 23/2/2018,

 en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. Nº 961 casi Tte Fariña, en la dirección
 web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución N°1408/14, finaliza la 

SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID Nº 339245 -
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL MSP Y BS

 de la Institución:

Código Verificador: 774bf2d045601c2b7e4ca243fc8c5d72

 

Nivel de Entidad: Poder Ejecutivo

Entidad: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

UOC: Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C) - Dirección Operativa de Contrataciones(D.O.C) - Nivel 
Central

Código SICP: 1451

 

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

				Listado de Avisos
No existen avisos para esta subasta

 

    Listado de Consultas

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde Dice: "Analisis de la variacion de la frecuencia cardiaca con grafico de tortas y tendencia" solicitamos a la 
convocante aclarar a que se refiere con grafico de tortas.

12-01-2018 09:09:04

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Se hace referencia al grafico circular que despliega los datos porcentuales y proporcionales. 30-01-2018 13:11:48

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En la sección III, Suministros Requeridos. En el apartado Especificaciones Técnicas. En el punto 1.16 solicitan 
Salida para llamada a enfermera Solicitamos a la convocante modificar este punto a OPCIONAL, ya que no es 
una característica que afecte al rendimiento o funcionamiento del equipo. Así también, el modificar este punto 
dará mayor participación a oferentes de equipos biomédicos de calidad y durabilidad conocidas por la institución.

12-01-2018 09:31:33

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

el oferente debera remitirse a la Adenda N° 2 30-01-2018 13:12:39

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En la sección III, Suministros Requeridos. En el apartado Especificaciones Técnicas. En el punto 1.16 solicitan 
Salida para llamada a enfermera Solicitamos a la convocante modificar este punto a OPCIONAL, ya que no es 
una característica que afecte al rendimiento o funcionamiento del equipo. Así también, el modificar este punto 
dará mayor participación a oferentes de equipos biomédicos de calidad y durabilidad conocidas por la institución.

12-01-2018 09:32:30

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

el oferente debera remitirse a la Adenda N° 2 30-01-2018 13:13:08

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En la sección III, Suministros Requeridos. En el apartado Especificaciones Técnicas. En el punto 1.37 solicitan 
Despliegue de onda plestimográfica e índice de perfusión Solicitamos a la convocante modificar este punto 
donde dice Indice de perfusión a OPCIONAL, ya que no es una característica que afecte al rendimiento o 
funcionamiento del equipo. Así también, el modificar este punto dará mayor participación a oferentes de equipos 
biomédicos de calidad y durabilidad conocidas por la institución

12-01-2018 09:33:11
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RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

el oferente debera remitirse a la Adenda N° 2 30-01-2018 13:13:25

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En la sección III, Suministros Requeridos. En el apartado Especificaciones Técnicas. En el punto 1.40 solicitan 
Frecuencia de pulso de 15 a 300 Solicitamos a la convocante modificar este punto a Frecuencia de pulso de 20 a 
300, ya que el rango inferior solicitado es excesivamente bajo, es muy difícil que un paciente llegue a ese rango 
inferior de frecuencia de pulso, y solo una marca específica cumple con ese rango. Así también, el modificar este 
punto dará mayor participación a oferentes de equipos biomédicos de calidad y durabilidad conocidas por la 
institución.

12-01-2018 09:34:04

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

el oferente debera remitirse a la Adenda N° 2 30-01-2018 13:13:41

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En la sección III, Suministros Requeridos. En el apartado Especificaciones Técnicas. En el punto 1.49 solicitan 
Rango de medición: de -50 a 400 mmHG Solicitamos a la convocante modificar este punto a Rango de medición: 
de -50 a 300 mmHG, ya que el rango superior solicitado es excesivamente alto, es muy difícil que un paciente 
llegue a ese rango superior de presión, y solo una marca específica cumple con ese rango. Así también, el 
modificar este punto dará mayor participación a oferentes de equipos biomédicos de calidad y durabilidad 
conocidas por la institución.

12-01-2018 09:34:31

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

el oferente debera remitirse a la Adenda N° 2 30-01-2018 13:13:53

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En la sección III, Suministros Requeridos. En el apartado Especificaciones Técnicas. En el punto 1.63 solicitan 
Brazalete para presión no invasiva de tamaño adulto, Cantidad: 2 (dos) de cada tamaño por cada equipo 
Solicitamos a la convocante aclarar en este punto si requieren de 2(dos) brazaletes para presión invasiva adulto, o 
2 (dos) brazaletes de cada tamaño (neonato, pediátrico y adulto).

12-01-2018 09:34:57

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

el oferente debera remitirse a la Adenda N° 2 30-01-2018 13:14:06

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En la sección III, Suministros Requeridos. En el apartado Especificaciones Técnicas. En el punto 2.16 solicitan 
Salida para llamada a enfermera Solicitamos a la convocante modificar este punto a OPCIONAL, ya que no es 
una característica que afecte al rendimiento o funcionamiento del equipo. Así también, el modificar este punto 
dará mayor participación a oferentes de equipos biomédicos de calidad y durabilidad conocidas por la institución.

12-01-2018 09:35:30

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

el oferente debera remitirse a la Adenda N° 2 30-01-2018 13:14:14

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En la sección III, Suministros Requeridos. En el apartado Especificaciones Técnicas. En el punto 2.35 solicitan 
Frecuencia respiratoria: Pediátrico de 0 a 120 rpm, Neonatal: de 0 a 170 rpm Solicitamos a la convocante 
modificar este punto a Frecuencia respiratoria: Pediátrico de 0 a 120 rpm, Neonatal: de 0 a 150 rpm, ya que el 
rango superior para pacientes neonatos solicitado es excesivamente alto, es muy difícil que un paciente llegue a 
ese rango superior de frecuencia respiratoria, y solo una marca específica cumple con ese rango. Así también, el 
modificar este punto dará mayor participación a oferentes de equipos biomédicos de calidad y durabilidad 
conocidas por la institución.

12-01-2018 09:35:51

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

el oferente debera remitirse a la Adenda N° 2 30-01-2018 13:14:24

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En la sección III, Suministros Requeridos. En el apartado Especificaciones Técnicas. En el punto 1.39 solicitan 
Despliegue de onda plestimográfica e índice de perfusión Solicitamos a la convocante modificar este punto 
donde dice Indice de perfusión a OPCIONAL, ya que no es una característica que afecte al rendimiento o 
funcionamiento del equipo. Así también, el modificar este punto dará mayor participación a oferentes de equipos 
biomédicos de calidad y durabilidad conocidas por la institución

12-01-2018 09:36:12

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

el oferente debera remitirse a la Adenda N° 2 30-01-2018 13:14:51

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora
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En la sección III, Suministros Requeridos. En el apartado Especificaciones Técnicas. En el punto 2.42 solicitan 
Frecuencia de pulso de 15 a 300 lpm Solicitamos a la convocante modificar este punto a Frecuencia de pulso de 
20 a 300, ya que el rango inferior solicitado es excesivamente bajo, es muy difícil que un paciente llegue a ese 
rango inferior de frecuencia de pulso, y solo una marca específica cumple con ese rango. Así también, el 
modificar este punto dará mayor participación a oferentes de equipos biomédicos de calidad y durabilidad 
conocidas por la institución.

12-01-2018 09:36:35

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

el oferente debera remitirse a la Adenda N° 2 30-01-2018 13:15:03

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En la sección III, Suministros Requeridos. En el apartado Especificaciones Técnicas. En el punto 1.4 solicitan 
Rango de medición: de -50 a 400 mmHG Solicitamos a la convocante modificar este punto a Rango de medición: 
de -50 a 300 mmHG, ya que el rango superior solicitado es excesivamente alto, es muy difícil que un paciente 
llegue a ese rango superior de presión, y solo una marca específica cumple con ese rango. Así también, el 
modificar este punto dará mayor participación a oferentes de equipos biomédicos de calidad y durabilidad 
conocidas por la institución.

12-01-2018 09:36:54

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

el oferente debera remitirse a la Adenda N° 2 30-01-2018 13:15:16

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Solicitamos ampliar el plan de entregas entre 60 a 90 días desde la recepción de la Orden de Compra por parte 
del Proveedor, considernado la cantidad de equipos a ser adquiridos.

12-01-2018 09:59:13

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

el oferente deberá ajustarse al pliego de bases y condiciones 30-01-2018 13:15:46

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Solicitamos la posibilidad de incluir un anticipo financiero de entre el 20 y 30%, considerando la gran cantidad 
de equipos solicitados y cuyos costos son altos. De igual manera solicitamos que el plazo de entrega sea desde el 
pago del anticipo, en caso de considerarse dicho pago.

12-01-2018 10:01:19

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

el oferente deberá ajustarse al pliego de bases y condiciones 30-01-2018 13:16:15

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Frecuencia de pulso de 15 a 300 lpm, solicitamos a la convocante modificar este punto a " Frecuencia de pulso 
minima de 20 lpm y un maximo de 300lpm", ya que las tecnologias de Massimo(25-240 lpm), Philips 
(30-300lpm), Nellcore (20-300lpm) los cuales son las principales y mas confiables, no cumplen con la misma. 
Asi tambien estaria dando mayor participacion a los oferentes y a tecnologias confiables.

12-01-2018 11:13:37

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

el oferente debera remitirse a la Adenda N° 2 30-01-2018 13:16:50

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Frecuencia de pulso de 15 a 300 lpm, solicitamos a la convocante modificar este punto a " Frecuencia de pulso 
minima de 20 lpm y un maximo de 300lpm", ya que las tecnologias de Massimo(25-240 lpm), Philips 
(30-300lpm), Nellcore (20-300lpm) los cuales son las principales y mas confiables, no cumplen con la misma. 
Asi tambien estaria dando mayor participacion a los oferentes y a tecnologias confiables.

12-01-2018 11:15:25

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

el oferente debera remitirse a la Adenda N° 2 30-01-2018 13:17:03

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En el punto 1.49 - Rango de medición: de -50 a 400 mmHG Solicitamos a la convocante modificar este punto a 
Rango de medición: de -50 a 300 mmHG, ya que el rango superior solicitado es excesivamente alto, es muy 
difícil que un paciente llegue a ese rango superior de presión, asi tambien dara mayor participacion a oferentes.

12-01-2018 11:20:46

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

el oferente debera remitirse a la Adenda N° 2 30-01-2018 13:17:21

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En el punto 1.49 - Rango de medición: de -50 a 400 mmHG Solicitamos a la convocante modificar este punto a 
Rango de medición: de -50 a 300 mmHG, ya que el rango superior solicitado es excesivamente alto, es muy 
difícil que un paciente llegue a ese rango superior de presión, asi tambien dara mayor participacion a oferentes.

12-01-2018 11:23:14

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora
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el oferente debera remitirse a la Adenda N° 2 y Pliego de bases y condiciones 30-01-2018 13:17:56

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En el punto 1.47 - Incorporar analisis ABPM. Esta especificación no es para monitores multiparametricos; esto 
refiere a sistemas de monitorización ambulatoria de la presión arterial, o Holter de presion, que por sus siglas en 
ingles ABPM (Ambulatory Blood Pressure Monitor). Solicitamos eliminar este punto.

12-01-2018 11:33:49

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

el oferente debera remitirse a la Adenda N° 2 30-01-2018 13:18:40

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En el punto 2.50 - Incorporar analisis ABPM. Esta especificación no es para monitores multiparametricos; esto 
refiere a sistemas de monitorización ambulatoria de la presión arterial, o Holter de presion, que por sus siglas en 
ingles ABPM (Ambulatory Blood Pressure Monitor). Solicitamos eliminar este punto.

12-01-2018 11:34:23

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

el oferente debera remitirse a la Adenda N° 2 30-01-2018 13:18:52

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En el punto 2.35 solicitan Frecuencia respiratoria: Pediátrico de 0 a 120 rpm, Neonatal: de 0 a 170 rpm 
Solicitamos a la convocante modificar este punto a Frecuencia respiratoria: de 0 a 150 rpm, ya que el rango 
superior para pacientes neonatos solicitado es excesivamente alto, es muy difícil que un paciente llegue a ese 
rango de frecuencia respiratoria. Así también, el modificar este punto dará mayor participación a oferentes.

12-01-2018 11:39:51

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

el oferente debera remitirse a la Adenda N° 2 30-01-2018 13:19:09

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En el punto 2.30 - donde dice: Analisis de la variacion de la frecuencia cardiaca con grafico de tortas y 
tendencias, solicitamos a la convocante favor aclarar a que ser refiere con grafico de tortas.

12-01-2018 11:42:31

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Se hace referencia al grafico circular que despliega los datos porcentuales y proporcionales. 30-01-2018 13:19:39

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Solicitamos la posibilidad de incluir un anticipo financiero de entre el 20 y 30%, considerando la gran inversion 
en los equipos solicitados cuyos costos son altos. De igual manera solicitamos que el plazo de entrega sea desde 
el pago del anticipo, en caso de considerarse dicho anticipo.

12-01-2018 11:46:20

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

el oferente deberá ajustarse al Pliego de bases y Condiciones 30-01-2018 13:20:23

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

solicitamos a la convocante que el plazo de entrega se modifique de 60 a 90 dias corridos a partir del pago del 
anticipo.

12-01-2018 11:51:54

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

el oferente deberá ajustarse al Pliego de bases y Condiciones 30-01-2018 13:20:49

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Item 1 y 2 1.15 y 2.15 Solicitan: los datos del paciente deberán poder transportarse en un dispositivo de 
almacenamiento genérico en formato HL7, para relevar datos de pacientes sin estar conectados a una central. 
Creemos que hay una confusión en este punto, normalmente los monitores Multiparamétricos utilizan el 
protocolo HL7 cuando están conectados en Red, protocolo especialmente creado para esto. La función de 
exportar datos del monitor se realiza de otra forma sin que tenga nada que ver el protocolo HL7. Solicitamos que 
este punto quede de la siguiente forma: El monitor deberá contar con conectividad al protocolo HL7.

12-01-2018 17:43:05

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

el oferente debera remitirse a la Adenda N° 2 30-01-2018 13:21:03

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

ITEM 1 Y 2 1.16 y 2.16 Solicitan: Salida para llamada a enfermera. Esta función encarece al equipo y 
normalmente no se utiliza porque los Hospitales no cuentan con la interface entre el monitor y la red del hospital 
del sistema de llamado a enfermería. Solicitamos que este punto quede como Opcional.

12-01-2018 17:44:19

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora
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el oferente debera remitirse a la Adenda N° 2 30-01-2018 13:21:18

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

ITEM 1 Y 2 1.30 y 2.30 Solicitan: Análisis de la variación de la frecuencia cardíaca con gráfico de tortas y 
tendencia. Normalmente todas las marcas de monitores tienen gráficos y estos pueden ser lineales o tortas 
dependiendo de la marca y que para fines del operador no tiene importancia cuál de ellos tenga el monitor. 
Solicitamos que modifiquen este punto a gráfico lineal y/o torta para dar oportunidad a que se presenten mayor 
cantidad de oferentes.

12-01-2018 17:45:16

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

El gráfico debe desplegar los datos porcentuales y proporcionales, pudiendo ser esto en formato circular u otro 
que represente de manera similar.

30-01-2018 13:21:38

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Plazos de Entrega: Debido a la cantidad solicitada, los mismos van a ser fabricados y teniendo en cuenta que ser 
importados de Japón solicitamos que el plazo de entrega sea de 60 días corridos desde la recepción de las 
Ordenes de Compra.

12-01-2018 17:45:55

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

el oferente deberá ajustarse al Pliego de bases y Condiciones 30-01-2018 13:21:51

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Sección II. Suministros Requeridos - 2. Plan de Entregas Solicitamos a la Convocante extender el plazo de 
entrega a por lo menos 60 (sesenta) días hábiles, contados a partir de la recepción por parte del Proveedor de la 
Orden de Compra correspondiente

15-01-2018 07:34:56

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

el oferente deberá ajustarse al Pliego de bases y Condiciones 30-01-2018 13:22:09

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Sección II. Suministros Requeridos - 2. Plan de Entregas Solicitamos a la Convocante aclarar el lugar de entrega. 15-01-2018 07:35:13

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

el oferente debera remitirse a la Adenda N° 2 30-01-2018 13:22:29

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Sección II. Suministros Requeridos - 2. Plan de Entregas Solicitamos a la Convocante aclarar si será necesario 
realizar la INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO los bienes solicitados en la presente licitación.

15-01-2018 07:35:30

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

el oferente debera remitirse a la Adenda N° 2 30-01-2018 13:22:50

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Sección III. Suministros Requeridos – Item Nº 1 – Monitores Multiparametricos Adulto En donde dice: 1.69 – 
Instalación del equipo y soporte en la institución designada, capacitación de uso y de servicio técnico Solicitamos 
a la Convocante aclarar el lugar de entrega.

15-01-2018 07:47:13

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

el oferente debera remitirse a la Adenda N° 2 30-01-2018 13:24:08

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Sección III. Suministros Requeridos – Item Nº 1 – Monitores Multiparametricos Adulto En donde dice: 1.4 – 
Pantalla Color LCD TFT de 12 pulgadas color o más, resolución de 800 x 600 pixeles Solicitamos a la 
Convocante aceptar monitores Multiparametricos con pantalla de 10 pulgadas o mayor.

15-01-2018 07:47:29

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

el oferente deberá ajustarse al pliego de bases y condiciones 30-01-2018 13:25:00

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Sección III. Suministros Requeridos – Item Nº 1 – Monitores Multiparametricos Adulto Los monitores para el 
ITEM Nº 1 deben ser MODULARES o PRECONFIGURADOS. Favor aclarar

15-01-2018 07:47:45

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

el oferente debera remitirse a la Adenda N° 2 30-01-2018 13:25:18

CONSULTA
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Consulta Realizada Fecha Hora

Sección III. Suministros Requeridos – Item Nº 2 – Monitores Multiparametricos Pediatrico/Neonatal En donde 
dice: 2.72 – Instalación del equipo y soporte en la institución designada, capacitación de uso y de servicio técnico 
Solicitamos a la Convocante aclarar el lugar de entrega.

15-01-2018 07:48:01

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

el oferente debera remitirse a la Adenda N° 2 30-01-2018 13:25:38

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Sección III. Suministros Requeridos – Item Nº 2 – Monitores Multiparametricos Pediatrico/Neonatal En donde 
dice: 2.4 – Pantalla Color LCD TFT de 12 pulgadas color o mas, resolución de 800 x 600 pixeles Solicitamos a la 
Convocante aceptar monitores Multiparametricos con pantalla de 10 pulgadas o mayor.

15-01-2018 07:48:18

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

el oferente debera ajustarse al pliego de bases y condiciones 30-01-2018 13:26:03

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Sección III. Suministros Requeridos – Item Nº 1 – Monitores Multiparametricos Adulto Los monitores para el 
ITEM Nº 2 deben ser MODULARES o PRECONFIGURADOS. Favor aclarar

15-01-2018 07:48:37

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

el oferente debera remitirse a la Adenda N° 2 30-01-2018 13:26:15

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En el punto 2.35 Donde dice: Frecuencia respiratoria neonatal de 0 a 170 rpm, solicitamos se puedan cotizar 
equipos con frecuencia respiratoria neonatal de 0 a 120 rpm, en vista de que esto no afectaría la funcionalidad del 
monitor y daría oportunidad a más participantes en la licitación.

15-01-2018 07:58:14

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

el oferente debera remitirse a la Adenda N° 2 30-01-2018 13:26:26

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Solicitamos tengan a bien ampliar el plan de entregas a 90 días, debido a la cantidad de equipos solicitados. 
Generalmente en estos casos se realiza un pedido particular a las fábricas por no contar con esas cantidades en 
stock.

15-01-2018 08:00:09

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

el oferente debera ajustarse al pliego de bases y condiciones 30-01-2018 13:26:38

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En la sección III, Suministros Requeridos. En el apartado Especificaciones Técnicas. En el punto 1.46 solicitan 
Repetición del modo automático: 1- 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 y 480 minutos Solicitamos a la 
convocante permitir la participación a oferentes que cuentan con diferentes intervalos de tiempo pero 
compatibles, ya que cada marca cuenta con Intervalos de Repetición del modo automático diferentes. O que la 
convocante modifique este punto por Repetición del modo automático en intervalos de 1 hasta 480 minutos. El 
modificar este punto dará mayor participación a oferentes de equipos biomédicos de calidad y durabilidad 
conocidas por la institución.

05-02-2018 17:32:07

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse al pliego de bases y condiciones 13-02-2018 17:13:22

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En la sección III, Suministros Requeridos. En el apartado Especificaciones Técnicas. En el punto 2.49 solicitan 
Repetición del modo automático: 1- 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 y 480 minutos Solicitamos a la 
convocante permitir la participación a oferentes que cuentan con diferentes intervalos de tiempo pero 
compatibles, ya que cada marca cuenta con Intervalos de Repetición del modo automático diferentes. O que la 
convocante modifique este punto por Repetición del modo automático en intervalos de 1 hasta 480 minutos. El 
modificar este punto dará mayor participación a oferentes de equipos biomédicos de calidad y durabilidad 
conocidas por la institución.

05-02-2018 17:32:53

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse al pliego de bases y condiciones 13-02-2018 17:13:49

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora
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En la sección III, Suministros Requeridos. En el apartado Especificaciones Técnicas. Garantía del Equipo. En los 
puntos 1.68 y 2.71 solicitan Instalación del equipo y soporte en la institución designada, capacitación de uso y de 
servicio técnico (detección de fallas) Los equipos serán entregados en el Depósito de la Dirección Biomédica 
dependiente de la DGGIES, la capacitación así como la instalación y puesta en funcionamiento será realizada en 
los Hospitales Especializados y/o Regionales dependientes del MSPyBS Solicitamos a la convocante especificar 
a qué Hospitales Especializados y/o Regionales irán destinados los equipos, de modo a poder elaborar un 
presupuesto acorde a lo solicitado. Para ello se necesitan costear los gastos de traslado de equipos y personal 
técnico, y esto varía según la distancia en la que se encuentra cada Hospital.

05-02-2018 17:33:46

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

el oferente deberá remitirse a la adenda N° 3 14-02-2018 10:14:56

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

EN el punto 1.15 Solicitan: "Los datos de paciente deberán poder transportarse en un dispositivo de 
almacenamiento genérico en formato HL7, para relevar datos de pacientes sin estar conectados a una central. El 
monitor deberá contar con conectividad al protocolo HL7." Solicitamos que el requerimiento de conectividad 
mediante protocolo HL7 sea considerado OPCIONAL, permitiendo cotizar equipos que permitan transferir los 
datos de pacientes a una PC mediante cable de RED, para de esta manera permitir la participación de un mayo 
numero de oferentes

05-02-2018 23:14:18

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse al pliego de bases y condiciones 13-02-2018 17:15:26

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En el punto 1.21 Solicitan:" Posibilidad de visualización de tiras de ECG en formato Full – Disclosure y zoom 
sobre zona de interés." Solicitamos el mismo sea considerado como requisito opcional, considerando que no 
repercute en la funcionalidad del equipo, para de este modo permitir mayor participación de oferentes

05-02-2018 23:22:20

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse al pliego de bases y condiciones 13-02-2018 17:16:26

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En el punto 2.21 Solicitan:" Posibilidad de visualización de tiras de ECG en formato Full – Disclosure y zoom 
sobre zona de interés." Solicitamos el mismo sea considerado como requisito opcional, considerando que no 
repercute en la funcionalidad del equipo, para de este modo permitir mayor participación de oferentes

05-02-2018 23:23:02

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse al pliego de bases y condiciones 13-02-2018 17:16:40

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En el punto 1.25 Solicitan: "Análisis de segmento ST en al menos 4 canales." Sugerimos permitan cotizar 
equipos con análisis del segmento ST en al menos 2 canales

05-02-2018 23:25:10

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse al pliego de bases y condiciones 13-02-2018 17:16:53

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En el punto 2.25 Solicitan: "Análisis de segmento ST en al menos 4 canales." Sugerimos permitan cotizar 
equipos con análisis del segmento ST en al menos 2 canales

05-02-2018 23:25:48

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse al pliego de bases y condiciones 13-02-2018 17:17:06

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

EN EL PUNTO 1.30 Solicitan: "Análisis de la variación de la frecuencia cardíaca con gráfico y tendencia" 
Solicitamos eliminar este requerimiento para permitir la participación de un mayor número de oferentes

05-02-2018 23:27:37

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse al pliego de bases y condiciones 13-02-2018 17:17:21

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

EN EL PUNTO 2.30 Solicitan: "Análisis de la variación de la frecuencia cardíaca con gráfico y tendencia" 
Solicitamos eliminar este requerimiento para permitir la participación de un mayor número de oferentes

05-02-2018 23:28:05

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse al pliego de bases y condiciones 13-02-2018 17:17:35

CONSULTA
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Consulta Realizada Fecha Hora

En el punto 1.32 Solicitan "Modo de curvas fija 3,125; 6,25; 12,5 mm/s (OPCIONAL)" Sugerimos modifiquen 
este requerimiento solicitando Modo de curvas fija 6,25; 12,5 ; 25; 50 mm/s

05-02-2018 23:30:43

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse al pliego de bases y condiciones 13-02-2018 17:17:51

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En el punto 2.32 Solicitan "Modo de curvas fija 3,125; 6,25; 12,5 mm/s (OPCIONAL)" Sugerimos modifiquen 
este requerimiento solicitando Modo de curvas fija 6,25; 12,5 ; 25; 50 mm/s

05-02-2018 23:31:12

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse al pliego de bases y condiciones 13-02-2018 17:18:06

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En el punto 1.46 Solicitan: "Repetición del modo automático: 1 – 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 y 480 
minutos." Solicitamos permitan cotizar equipos con Repetición del modo automático: 1 min, 2 min, 2,5 min, 3 
min, 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min, 1 h, 1,5 h, 2 h, 3 h, 4 h, 8 h

05-02-2018 23:36:32

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse al pliego de bases y condiciones 13-02-2018 17:18:21

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En el punto 2.46 Solicitan: "Repetición del modo automático: 1 – 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 y 480 
minutos." Solicitamos permitan cotizar equipos con Repetición del modo automático: 1 min, 2 min, 2,5 min, 3 
min, 5 min, 10 min, 15

05-02-2018 23:37:17

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse al pliego de bases y condiciones 13-02-2018 17:18:35

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En el punto 1.58 Solicitan: "Almacenamiento de 200 sucesos de alarmas." SOlicitamos permitan cotizar equipos 
con almacenamiento de hasta 100 eventos de alarmas y ondas asociadas

05-02-2018 23:41:01

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse al pliego de bases y condiciones 13-02-2018 17:18:51

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En el punto 2.60 Solicitan: "Almacenamiento de 200 sucesos de alarmas." SOlicitamos permitan cotizar equipos 
con almacenamiento de hasta 100 eventos de alarmas y ondas asociadas

05-02-2018 23:41:52

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse al pliego de bases y condiciones 13-02-2018 17:19:04

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En el punto 2.35 Solicitan: "Frecuencia respiratoria: Pediátrico de 0 a 120 rpm o mejor, Neonatal: de 0 a 150 rpm 
o mejor" Sugerimos SOliciten equipos con los siguientes Rangos: Frecuencia respiratoria: Pediátrico de 0 a 200 
rpm o mejor, Neonatal: de 0 a 200 rpm o mejor"

05-02-2018 23:48:25

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse al pliego de bases y condiciones 13-02-2018 17:19:17

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En el punto 2.15 Solicitan "Los datos de paciente deberán poder transportarse en un dispositivo de 
almacenamiento genérico en formato HL7, para relevar datos de pacientes sin estar conectados a una central. El 
monitor deberá contar con conectividad al protocolo HL7." Solicitamos que la conectividad por medio del 
protocolo HL7 sea considerado opcional, permitiendo cotizar equipos con transferencia de datos a PC por medio 
de cables de RED

05-02-2018 23:52:42

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse al pliego de bases y condiciones 13-02-2018 17:19:30

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Solicitamos tengan a bien ampliar el plan de entregas a 90 días, debido a la cantidad de equipos solicitados. 
Generalmente en estos casos se realiza un pedido particular a las fábricas por no contar con esas cantidades en 
stock.

06-02-2018 07:52:53
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RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse al pliego de bases y condiciones 13-02-2018 17:19:43

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En el punto 2.35 Donde dice: Frecuencia respiratoria neonatal de 0 a 170 rpm, solicitamos se puedan cotizar 
equipos con frecuencia respiratoria neonatal de 0 a 120 rpm, en vista de que esto no afectaría la funcionalidad del 
monitor y daría oportunidad a más participantes en la licitación.

06-02-2018 07:53:34

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ajustarse al pliego de bases y condiciones 13-02-2018 17:19:55

Listado de Proveedores Participantes
endoso

Nro. Garantía Tipo ENTIDAD 
EMISORA

Fecha Emisión Fecha Inicio de 
Vigencia

Fecha Fin de 
Vigencia

Oferente: LA CASA DEL MEDICO S.A. - RUC: 80011068-4 Categoría: Sin categorizar Nro.  Oferente: 1
18.1508.0014065.0000 Póliza ASEGURADORA 

PARAGUAYA SA
21-02-2018 22-02-2018 01-08-2018

Oferente: CASA BOLLER S.A. - RUC: 80001556-8 Categoría: Sin categorizar Nro.  Oferente: 2
007.1508.041680/000 Póliza La Consolidada S.A. de Seguros 22-02-2018 22-02-2018 10-09-2018

Oferente: CATETERES Y AFINES S.A. - RUC: 80030030-0 Categoría: Sin categorizar Nro.  Oferente: 3
49.1508.0001101.0000 Póliza Regional S.A de Seguros 22-02-2018 22-02-2018 12-08-2018

Oferente: V & V S.A - RUC: 80038216-1 Categoría: Sin categorizar Nro.  Oferente: 4
56.1508.0000820.0000 Póliza Panal Compañia de Seguros 

Generales S.A.
22-02-2018 22-02-2018 21-08-2018

Oferente: DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - RUC: 
80013820-1

Categoría: Sin categorizar Nro.  Oferente: 5

45.1508.0008960.0000 Póliza ASEGURADORA DEL ESTE 
S.A.

22-02-2018 23-02-2018 02-08-2018

Oferente: SOLUMEDIC S.A. - RUC: 80023913-0 Categoría: Sin categorizar Nro.  Oferente: 6
007.1508.041683/000 Póliza LA CONSOLIDADA S.A. DE 

SEGUROS
22-02-2018 23-02-2018 22-08-2018
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Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

1 42181904-002 Monitor multiparametrico Adultos 50

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
LA CASA DEL 
MEDICO S.A. - 
80011068-4

Nihon Kohden Nihon Kohden 
Corporation

BSM-3562 Japon Monitor multiparametrico 
Adultos

34.500.000 1.725.000.000

CASA BOLLER S.A. - 
80001556-8

Dräger Drägerwerk 
AG & Co. 
KGaA

Vista 120 S Alemania / EEUU Monitor multiparametrico 
Adultos

38.001.227 1.900.061.350

CATETERES Y 
AFINES S.A. - 
80030030-0

BIOLIGHT BIOLIGHT Q5 China Monitor multiparametrico 
Adultos

40.000.000 2.000.000.000

V & V S.A - 80038216-1 Aeonmed Beijing 
Aeonmed Co., 
Ltd

F5 China Monitor multiparametrico 
Adulto

40.000.000 2.000.000.000

DISTRIBUIDORA 
YPACARAI SA - 
80013820-1

Philips-Goldway Philips Medical 
Systems

G40 China Monitor multiparamétrico 
adultos

33.000.000 1.650.000.000

SOLUMEDIC S.A. - 
80023913-0

MINDRAY MINDRAY iMEC 12 CHINA Monitor multiparametrico 
Adultos

30.000.000 1.500.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

2 42181904-002 Monitor multiparametrico Pediatrico/Neonatal 50

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
LA CASA DEL 
MEDICO S.A. - 
80011068-4

Nihon Kohden Nihon Kohden 
Corporation

BSM-3562 Japon Monitor multiparametrico 
Pediatrico/Neonatal

35.200.000 1.760.000.000

CASA BOLLER S.A. - 
80001556-8

Dräger Drägerwerk 
AG & Co. 
KGaA

Vista 120 S Alemania / EEUU Monitor multiparametrico 
Pediatrico/Neonatal

41.092.006 2.054.600.300

CATETERES Y 
AFINES S.A. - 
80030030-0

BIOLIGHT BIOLIGHT Q5 China Monitor multiparametrico 
Pediatrico/Neonatal

40.000.000 2.000.000.000

V & V S.A - 80038216-1 Aeonmed Beijing 
Aeonmed Co., 
Ltd

F5 China Monitor multiparametrico 
Pediátrico/Neonatal

40.000.000 2.000.000.000

DISTRIBUIDORA 
YPACARAI SA - 
80013820-1

Philips-Goldway Philips Medical 
Systems

G40 China Monitor multiparamétrico 
pediátrico/neonatal

33.000.000 1.650.000.000

SOLUMEDIC S.A. - 
80023913-0

MINDRAY MINDRAY iMEC 12 CHINA Monitor multiparametrico 
Pediatrico/Neonatal

30.000.000 1.500.000.000

 

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

 

Listado General de todas las Ofertas
 

1 - Monitor multiparametrico Adultos

Oferente Precio Fecha Hora Estado
V & V S.A - 80038216-1 844.950.000 23-02-2018 07:53:00.385 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 5e05f941668665a3ce132fc45cd579dd

CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 845.000.000 23-02-2018 07:52:54.825 Periodo Aleatorio

Código Verificador: d549868e30add28fe7b3ce8178eda86e

V & V S.A - 80038216-1 845.000.000 23-02-2018 07:52:54.863 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e0bf5ec0d99eca695bc3ce594b5ae3a9

V & V S.A - 80038216-1 845.250.000 23-02-2018 07:52:50.170 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 1dac5eb254f268df2aba08b32d507ad0

V & V S.A - 80038216-1 845.500.000 23-02-2018 07:52:44.380 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f3851b1aed465353e2cfe41158c162f7

V & V S.A - 80038216-1 846.000.000 23-02-2018 07:52:39.799 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a5c55abe2760baa22e0a99a84aa36294

CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 847.000.000 23-02-2018 07:52:31.345 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 822e119240e3177a0219326aae7b7762

V & V S.A - 80038216-1 847.000.000 23-02-2018 07:52:34.641 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 39cf3f9ad022b0646e5efdebd899b57b
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V & V S.A - 80038216-1 847.500.000 23-02-2018 07:52:29.661 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 7669cda953b78eb88675b1ac43d5492e

V & V S.A - 80038216-1 848.000.000 23-02-2018 07:52:20.955 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 27e35f5af9a4eafaffb05c60946b7882

CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 848.000.000 23-02-2018 07:52:21.569 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a21013d28617d7ea31c1ad761ea00cd8

V & V S.A - 80038216-1 848.500.000 23-02-2018 07:52:15.545 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 535c613bb7042e9b73e8fa2c40cf1b00

V & V S.A - 80038216-1 849.000.000 23-02-2018 07:52:10.986 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f8aa24ca21264d2af78bc56f2c318018

V & V S.A - 80038216-1 849.500.000 23-02-2018 07:52:06.352 Periodo Aleatorio

Código Verificador: dcbafb5652b70f79cffadbbe6f3b3a92

CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 850.000.000 23-02-2018 07:51:58.938 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 14afe567623e671d3b7ee3b1ff362aa7

V & V S.A - 80038216-1 851.000.000 23-02-2018 07:51:50.260 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 983784430e79e14268ecf4864248b5fc

CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 851.000.000 23-02-2018 07:51:52.646 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 2b8d8b75e0ec40fd05db0ef3cb976bf7

V & V S.A - 80038216-1 852.000.000 23-02-2018 07:51:45.416 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 02c670619421a82afad921014f0accc1

CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 852.000.000 23-02-2018 07:51:46.800 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 391af24a9fb77d1ae94f7228fb517ed6

CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 855.000.000 23-02-2018 07:51:32.435 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b684d235cde3d8215ffa3871e38372c0

V & V S.A - 80038216-1 855.000.000 23-02-2018 07:51:36.193 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f2ffd19243840e16241b42880aea35f8

V & V S.A - 80038216-1 858.000.000 23-02-2018 07:51:29.254 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c8df565510817d2970210cf2bec67149

V & V S.A - 80038216-1 859.000.000 23-02-2018 07:51:24.888 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 33000e0937758866d98986915f580f17

CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 860.000.000 23-02-2018 07:51:17.693 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 867b65f2d01dfe3550a75296e0494ba9

V & V S.A - 80038216-1 862.000.000 23-02-2018 07:51:20.812 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c6bc04421005595dba9457a246c483df

V & V S.A - 80038216-1 863.000.000 23-02-2018 07:51:16.400 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 5d0142a0606563342974c054c7ea6207

CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 864.000.000 23-02-2018 07:51:08.781 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 11d7cde25b39a449ec6bacb9e758b79e

V & V S.A - 80038216-1 867.000.000 23-02-2018 07:51:09.762 Periodo Aleatorio

Código Verificador: abc1c1bca82a33efd151406aad7ac390

V & V S.A - 80038216-1 868.000.000 23-02-2018 07:51:05.564 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 0ecf4b19cd9db4db174f68c0beb5178e

CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 869.000.000 23-02-2018 07:50:57.378 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 4e1668f075c7660383f19f85e5032499

V & V S.A - 80038216-1 875.000.000 23-02-2018 07:50:57.493 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 870da025c6134a639a9c66a7e695a130

V & V S.A - 80038216-1 879.000.000 23-02-2018 07:50:52.848 Periodo Aleatorio

Código Verificador: ff5f9b9f0c6fe5e2f2de97541dcc04d7

CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 880.000.000 23-02-2018 07:50:45.720 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 954117b7e2067189f46d2f013094b966

V & V S.A - 80038216-1 887.000.000 23-02-2018 07:50:47.040 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c1c214f55013ac1a3563ff24cfc48d51

V & V S.A - 80038216-1 888.000.000 23-02-2018 07:50:41.225 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 2f2a980adbbfe8ab8f216901e2f2f448

CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 890.000.000 23-02-2018 07:50:34.109 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 3d4a0927469a2363fa1e17aaba3d3475

V & V S.A - 80038216-1 895.000.000 23-02-2018 07:50:26.607 Periodo Aleatorio

Código Verificador: aa0387e3cf35af0d61b2e94fd1127493
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V & V S.A - 80038216-1 899.000.000 23-02-2018 07:50:21.233 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 0a6cb5981511b41b01aad767cfa0ed51

CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 900.000.000 23-02-2018 07:50:11.060 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 4caac724b65a04591391bad439446f7a

V & V S.A - 80038216-1 910.000.000 23-02-2018 07:50:08.911 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 622b13a3cfdcb3bf3953db8044cf7931

V & V S.A - 80038216-1 915.000.000 23-02-2018 07:50:02.940 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 4e261298c43ca47dbb9b4c163ef192a5

CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 920.000.000 23-02-2018 07:49:57.930 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 14cefafde519e75e10f83e94dc990971

V & V S.A - 80038216-1 935.000.000 23-02-2018 07:49:58.707 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f2edcdb5304d68a7df2e3cd303e6b319

V & V S.A - 80038216-1 939.000.000 23-02-2018 07:49:53.662 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b99817604adde8257c19f03277a591c4

CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 940.000.000 23-02-2018 07:49:46.698 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 69c7d8be87e35707385054a35a1c3b4b

V & V S.A - 80038216-1 958.000.000 23-02-2018 07:49:42.789 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 0a879466efde8601c176f88c8bba142c

CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 960.000.000 23-02-2018 07:49:34.926 Periodo Aleatorio

Código Verificador: ae465ded5f2bc06e599bc0116ebcc58c

V & V S.A - 80038216-1 970.000.000 23-02-2018 07:49:35.814 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 6d186976b0d68d14cc9ebb9441022008

V & V S.A - 80038216-1 975.000.000 23-02-2018 07:49:31.542 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 2507c75703ff59d9bf3b44319bbb241e

CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 980.000.000 23-02-2018 07:49:25.534 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 9fb81546afc77ebe878092e92cd20a11

V & V S.A - 80038216-1 990.000.000 23-02-2018 07:49:26.556 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 552b2b6768942fa0152f8060c0130225

V & V S.A - 80038216-1 999.000.000 23-02-2018 07:49:19.092 Periodo Aleatorio

Código Verificador: fead89ab3e003587a65f2c60778052c9

CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 1.000.000.000 23-02-2018 07:49:11.490 Periodo Aleatorio

Código Verificador: ea7c3f9b0c341b472cd4919496a89e8a

V & V S.A - 80038216-1 1.019.000.000 23-02-2018 07:49:14.433 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 3195d24efaad51c314e0658e288c6f23

V & V S.A - 80038216-1 1.020.000.000 23-02-2018 07:49:08.428 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 92b8ed310e7a682acca01959a8c11ecf

V & V S.A - 80038216-1 1.025.000.000 23-02-2018 07:48:57.035 Periodo Aleatorio

Código Verificador: dff6207ea39f5f5987c49b30434a4fe5

CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 1.029.000.000 23-02-2018 07:48:46.241 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c8048967ddb1b5eaf6bf4cccdd90caa4

V & V S.A - 80038216-1 1.065.000.000 23-02-2018 07:48:46.209 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 23f0d452a09a19a708092b6112c435c3

CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 1.069.000.000 23-02-2018 07:48:29.633 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 91e3ee2362c01836c6d5970dc272d7a2

V & V S.A - 80038216-1 1.070.000.000 23-02-2018 07:48:40.831 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 65b0b19c2c53a12133c1ae8ab2dc01e3

V & V S.A - 80038216-1 1.075.000.000 23-02-2018 07:48:36.435 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 04dce8f74b28410fd0e7ccdd29761b88

V & V S.A - 80038216-1 1.085.000.000 23-02-2018 07:48:32.163 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 8966a67f09236726b045b65c3a892ef5

V & V S.A - 80038216-1 1.088.000.000 23-02-2018 07:48:27.679 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 19a6b5e94e5eb9b73443dfd70cd9f3d8

CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 1.089.000.000 23-02-2018 07:48:20.979 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 7e24570aabd7c97110af181117ef72d6

V & V S.A - 80038216-1 1.095.000.000 23-02-2018 07:48:22.644 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 641e1cc720d0076796fc17545624e592

V & V S.A - 80038216-1 1.099.000.000 23-02-2018 07:48:18.378 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b3d5a53894d7f490510edb13129e99d5
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CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 1.100.000.000 23-02-2018 07:48:12.730 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 550a0c0ff2e48b42ed9d9dc07af51e39

V & V S.A - 80038216-1 1.102.000.000 23-02-2018 07:48:11.861 Periodo Aleatorio

Código Verificador: d796b12ff22dd57cd56b0b1fe8ccc8c7

V & V S.A - 80038216-1 1.103.000.000 23-02-2018 07:48:06.689 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c88ac3945b4f7a90c706578ae32ca5c1

V & V S.A - 80038216-1 1.105.000.000 23-02-2018 07:48:01.283 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c957b04732c6e191814c071c3199f4ef

CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 1.108.000.000 23-02-2018 07:48:03.705 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b2aee5b2e8d6fc7ae1600945295c18c2

V & V S.A - 80038216-1 1.109.000.000 23-02-2018 07:47:54.972 Periodo Aleatorio

Código Verificador: d812afb639cf93414a412da04795fb38

V & V S.A - 80038216-1 1.110.000.000 23-02-2018 07:47:49.033 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a8268a904f5f39a2435f9fe753be804b

V & V S.A - 80038216-1 1.113.000.000 23-02-2018 07:47:44.142 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 64e1cc1a3e501d03db9aa775c4dfc4ee

CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 1.115.000.000 23-02-2018 07:47:36.341 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 71ec5e17ace986b9437e0f778be6e21a

V & V S.A - 80038216-1 1.118.000.000 23-02-2018 07:47:38.407 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 557df6e883e8537baa060bc6c95e1465

V & V S.A - 80038216-1 1.120.000.000 23-02-2018 07:47:31.749 Periodo Aleatorio

Código Verificador: defb61e072c2eb3759a4b6f3752969ae

V & V S.A - 80038216-1 1.125.000.000 23-02-2018 07:47:26.488 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 79f9c2d817b2f58d9f17eb5910f767e6

V & V S.A - 80038216-1 1.128.000.000 23-02-2018 07:47:21.956 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e4f3f242e65bd063a2f6d9efe807d696

CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 1.130.000.000 23-02-2018 07:47:13.826 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 8f1e0fc34195706e02129104ff5f34cd

V & V S.A - 80038216-1 1.148.000.000 23-02-2018 07:47:16.434 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b7d4580371dfd6c5bf1f66d1a3ae0433

V & V S.A - 80038216-1 1.150.000.000 23-02-2018 07:47:10.142 Periodo Aleatorio

Código Verificador: dafc70ee011d26776948b92055bf39ee

V & V S.A - 80038216-1 1.175.000.000 23-02-2018 07:47:05.565 Periodo Aleatorio

Código Verificador: cffca5ca315d50df1921fad84ced31f0

CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 1.180.000.000 23-02-2018 07:46:55.286 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f49a2a66a7990b56ee0fe7747bb50743

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.225.000.000 23-02-2018 07:48:39.605 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f9e566fb683b336dd351fbf07b495566

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

1.226.000.000 23-02-2018 07:47:03.869 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 9a65a5e9060843862922a300f38c64ff

V & V S.A - 80038216-1 1.233.000.000 23-02-2018 07:46:53.281 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 040bc80c9ac9b6b2bed14390279f4316

V & V S.A - 80038216-1 1.235.000.000 23-02-2018 07:46:48.441 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 274fcd0c62573285491a9861058be3e4

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

1.238.000.000 23-02-2018 07:46:41.764 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 2c27f1ffd38aea61f6c5d954ed79a002

V & V S.A - 80038216-1 1.240.000.000 23-02-2018 07:46:40.258 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 78312719ad2320fdf86907ab7a0fd43b

V & V S.A - 80038216-1 1.245.000.000 23-02-2018 07:46:35.662 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 0b81be33962b4dd03a1c6dc801e11070

CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 1.250.000.000 23-02-2018 07:46:27.005 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 085268322c9167a642fbce23474e59b7

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.280.000.000 23-02-2018 07:46:54.066 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f1378cf092abe23797298d41fa769cb5

V & V S.A - 80038216-1 1.285.000.000 23-02-2018 07:46:28.687 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e97cfa87b9edf200e9131969339c5c07

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.300.000.000 23-02-2018 07:46:20.097 Periodo Aleatorio
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Código Verificador: d6fb2122d876a77f1d9af02394790332

V & V S.A - 80038216-1 1.300.000.000 23-02-2018 07:46:23.942 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 222a2de70d2d5e675f0d55c9092db7d7

CASA BOLLER S.A. - 80001556-8 1.300.000.000 23-02-2018 07:51:16.794 Periodo Aleatorio

Código Verificador: bc2081a4bb7e7534c4dc461e458d5526

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

1.306.000.000 23-02-2018 07:46:15.294 Periodo Aleatorio

Código Verificador: bab6967b0288a86f41e6068141817f8c

CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 1.350.000.000 23-02-2018 07:46:15.319 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a34318f14b14952152e4beda4802f53d

V & V S.A - 80038216-1 1.355.000.000 23-02-2018 07:46:16.600 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 1199fd0fe3e6a60d48d6f9f305dd73e2

V & V S.A - 80038216-1 1.360.000.000 23-02-2018 07:46:12.045 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b442ba781e2717c004f2e08ef05d07f3

V & V S.A - 80038216-1 1.365.000.000 23-02-2018 07:46:07.185 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 0484544d037581f7c53608177441e70d

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.370.000.000 23-02-2018 07:46:13.666 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 1e4759ab2ef1983b0f4ad2d7907cda07

V & V S.A - 80038216-1 1.375.000.000 23-02-2018 07:46:01.275 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 38db91c9f315abef45d773e517f737b2

V & V S.A - 80038216-1 1.385.000.000 23-02-2018 07:45:53.685 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a8e3021862be0fd64cde045c9d9f4f5a

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.390.000.000 23-02-2018 07:46:01.464 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 3c13aa8b16bdaeae5331dc01e4945af3

V & V S.A - 80038216-1 1.395.000.000 23-02-2018 07:45:45.960 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 66cb886af45ea691a12d9157337d82a8

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.400.000.000 23-02-2018 07:45:39.160 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 5406c4a6865ad2093937429d665c5ad5

CASA BOLLER S.A. - 80001556-8 1.400.000.000 23-02-2018 07:46:25.799 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c4be9d9228050949b24e9abf36edb9bf

V & V S.A - 80038216-1 1.430.000.000 23-02-2018 07:45:40.754 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 9d1e651f3236f1f181aefc4344f97190

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

1.434.000.000 23-02-2018 07:45:53.845 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 24f057350490a96fe1042c82c9ee7487

V & V S.A - 80038216-1 1.440.000.000 23-02-2018 07:45:34.673 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 5110090d6a69fc67146c3ae66c611785

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

1.448.000.000 23-02-2018 07:45:38.689 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 7e49187202b8fb896f4842a2115689a4

CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 1.450.000.000 23-02-2018 07:45:23.734 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 084747a2d522a342ff409a29a8359571

V & V S.A - 80038216-1 1.493.000.000 23-02-2018 07:45:30.029 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 52278decb0ecc4acddda506b7e5ef278

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

1.494.000.000 23-02-2018 07:45:26.698 Periodo Aleatorio

Código Verificador: ba42aac32089dbc544ea8025d8b57a66

V & V S.A - 80038216-1 1.495.000.000 23-02-2018 07:45:21.166 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f1eb62ab32e405f4e8580d01844a34b8

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.500.000.000 23-02-2018 07:20:28.814 Propuesta

Código Verificador: 12b4a46f426102d822842d8a94f50464

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 1.500.000.000 23-02-2018 07:50:21.260 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b47f8670fcd5b5991343a399023fc572

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 1.600.000.000 23-02-2018 07:46:36.925 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 5b815d829b3c49f5911699dd54fc29d0

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

1.650.000.000 23-02-2018 07:20:28.834 Propuesta

Código Verificador: b2c2c7ea29a54f30d3734cc6685ae39c

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 1.650.000.000 23-02-2018 07:46:05.982 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 36ab2f338f0e3bea2723d254da7d1d14

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 1.700.000.000 23-02-2018 07:45:19.664 Periodo Aleatorio
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Código Verificador: 1c221fe1b06d6948d914ae2631c3db5f

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 1.725.000.000 23-02-2018 07:20:28.840 Propuesta

Código Verificador: 46bae7c3349801fd6251ad822c8737b6

CASA BOLLER S.A. - 80001556-8 1.900.061.350 23-02-2018 07:20:28.843 Propuesta

Código Verificador: 3cf0aba66180b813999e35ed90e36f3e

CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 2.000.000.000 23-02-2018 07:20:28.846 Propuesta

Código Verificador: 61edacb04b24c8de51e50b48fc1ba4cf

V & V S.A - 80038216-1 2.000.000.000 23-02-2018 07:20:28.847 Propuesta

Código Verificador: 9f9eb875e8e77edadb748271f8141140

 

2 - Monitor multiparametrico Pediatrico/Neonatal

Oferente Precio Fecha Hora Estado
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 860.000.000 23-02-2018 08:09:56.631 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 52a18848778e2ccfeddfd999d9568f27

CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 870.000.000 23-02-2018 08:09:49.099 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 7a538b0ef922c9fa8a73c8d225063593

V & V S.A - 80038216-1 875.000.000 23-02-2018 08:09:44.393 Periodo Aleatorio

Código Verificador: d435edea5ad230fd94cdb16dc154faa0

V & V S.A - 80038216-1 880.000.000 23-02-2018 08:09:40.172 Periodo Aleatorio

Código Verificador: ac433f28d02dc9ac3559b1f010713814

V & V S.A - 80038216-1 895.000.000 23-02-2018 08:09:36.362 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a6de6f10f30eac4bbf088784bd40b213

CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 900.000.000 23-02-2018 08:09:30.005 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 7c987ad18d6d4a5447c9ddaf59bb0e5a

V & V S.A - 80038216-1 900.000.000 23-02-2018 08:09:31.676 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b3f5a5435ab2843c66421d978da53625

CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 910.000.000 23-02-2018 08:09:24.035 Periodo Aleatorio

Código Verificador: de118958cf2d41b3a334fe502454e558

V & V S.A - 80038216-1 915.000.000 23-02-2018 08:09:27.001 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 163967766e4bd9fb903dc14ddcd87af1

CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 920.000.000 23-02-2018 08:09:20.956 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 0e49425a7ff5904be63b9da6c62eb4f5

V & V S.A - 80038216-1 925.000.000 23-02-2018 08:09:22.857 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 2ddcda89cfaaaedadf5ea43c97da908d

CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 930.000.000 23-02-2018 08:09:16.576 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b9ecc72d718c25fa2c76e1ba8dbfb4f0

V & V S.A - 80038216-1 930.000.000 23-02-2018 08:09:18.822 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 14f72c6fa68ce69ff2db6a8caf0355cb

V & V S.A - 80038216-1 935.000.000 23-02-2018 08:09:14.703 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 8f7f8f6645dcfdb67226d7b28ac2baa5

V & V S.A - 80038216-1 939.000.000 23-02-2018 08:09:09.520 Periodo Aleatorio

Código Verificador: ef040571f962bd1b64791c949a694f00

CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 940.000.000 23-02-2018 08:09:11.315 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 239e57595cfecf738e1bb6f503b9e702

CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 950.000.000 23-02-2018 08:09:03.434 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 11b3eda6881090b167e744c27e635342

V & V S.A - 80038216-1 959.000.000 23-02-2018 08:09:04.944 Periodo Aleatorio

Código Verificador: d4a0b9f366ce5177d2b32d560b852877

CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 960.000.000 23-02-2018 08:08:57.594 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 74b70efb3c39eec15297748b5a5f9024

V & V S.A - 80038216-1 965.000.000 23-02-2018 08:08:57.554 Periodo Aleatorio

Código Verificador: d4c8709b78c51a7fbaefdfc13e225c3b

V & V S.A - 80038216-1 970.000.000 23-02-2018 08:08:51.879 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a27170a0632ef917f90fb84bd4655c44

V & V S.A - 80038216-1 980.000.000 23-02-2018 08:08:46.502 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 1f1bf7da01135a16b6cedd051f1e298a

CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 980.000.000 23-02-2018 08:08:53.185 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 0e8c7f7277ea8ac746a36c2a0489c185
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CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 990.000.000 23-02-2018 08:08:46.226 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 05c25bc606429bf8237eddf8a7cd1d1d

CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 1.000.000.000 23-02-2018 08:08:37.027 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 64e8d23dfd1f7c154d4bda9265362981

V & V S.A - 80038216-1 1.000.000.000 23-02-2018 08:08:41.605 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 87914f56624c95f1f9f6ebf97d8d5bc0

V & V S.A - 80038216-1 1.005.000.000 23-02-2018 08:08:37.248 Periodo Aleatorio

Código Verificador: acfba9f0afc34ab09ba0b822f910aaf1

CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 1.010.000.000 23-02-2018 08:08:31.263 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 3515a2c6f35265c118f8ab6c9225a62d

V & V S.A - 80038216-1 1.015.000.000 23-02-2018 08:08:30.096 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 9e50118336c394450c14764c5a92118c

CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 1.020.000.000 23-02-2018 08:08:26.377 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 9c9e05049c5d2ba7998f1951a96162d4

V & V S.A - 80038216-1 1.025.000.000 23-02-2018 08:08:25.783 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 70ed42974f0d373ce8081455245fb4ed

CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 1.030.000.000 23-02-2018 08:08:21.975 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 86cccfda464b3f5aa2036b4628ea7a0b

V & V S.A - 80038216-1 1.035.000.000 23-02-2018 08:08:21.241 Periodo Aleatorio

Código Verificador: eca605a693c2f94f423d53bca640d62d

CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 1.040.000.000 23-02-2018 08:08:14.630 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 450613a54af6daf3f2d046c039657538

V & V S.A - 80038216-1 1.047.000.000 23-02-2018 08:08:16.509 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 6bfa5e26685ab3174f2b8f1831acbb18

V & V S.A - 80038216-1 1.049.000.000 23-02-2018 08:08:11.756 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 83b90cccd4c45490af1903d7b4665ce0

CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 1.050.000.000 23-02-2018 08:08:08.905 Periodo Aleatorio

Código Verificador: dbf1f81599168d22ed6dc3fb6b1f2296

V & V S.A - 80038216-1 1.055.000.000 23-02-2018 08:08:07.440 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a02855c8c37ce742dd50c5d0b117e724

CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 1.060.000.000 23-02-2018 08:08:01.112 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 9208b80329b3c40bc7be01b82f4e96d9

V & V S.A - 80038216-1 1.065.000.000 23-02-2018 08:08:02.962 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 8bdde3ef1b752620aef7e26113138c27

CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 1.070.000.000 23-02-2018 08:07:55.416 Periodo Aleatorio

Código Verificador: aa7320daf910be102b288cb4d454f515

CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 1.080.000.000 23-02-2018 08:07:49.039 Periodo Aleatorio

Código Verificador: fe51ac0bd13b5b9edb58c55e5e6677ed

V & V S.A - 80038216-1 1.080.000.000 23-02-2018 08:07:52.574 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 05f6881b818191afd8472fd194da05ec

V & V S.A - 80038216-1 1.090.000.000 23-02-2018 08:07:47.654 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 651bf192eb52b78f5f3021a0336b2025

CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 1.100.000.000 23-02-2018 08:07:38.106 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b40931f616e5bd35b8f35d0461c09c1a

V & V S.A - 80038216-1 1.100.000.000 23-02-2018 08:07:39.126 Periodo Aleatorio

Código Verificador: ce930dd8e86ad8936f7fc37b7050ddf9

CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 1.110.000.000 23-02-2018 08:07:28.461 Periodo Aleatorio

Código Verificador: bfbfdbbfbd31b727f92e2f0ab73d8d6b

V & V S.A - 80038216-1 1.115.000.000 23-02-2018 08:07:27.864 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c684cb92c959597490e08e8b6952a261

CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 1.120.000.000 23-02-2018 08:07:21.888 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f74c4c60e2d452325e83562821c80341

V & V S.A - 80038216-1 1.125.000.000 23-02-2018 08:07:22.358 Periodo Aleatorio

Código Verificador: eab0ea47eb7ccc04362078bc50686d45

CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 1.130.000.000 23-02-2018 08:07:16.113 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 3b98f8642ee82f614292d5b2ad929fd5

V & V S.A - 80038216-1 1.130.000.000 23-02-2018 08:07:17.609 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f56eb79c1e7e309b6a4037fd3fe91601
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CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 1.140.000.000 23-02-2018 08:07:11.012 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 832d66f2a1076d409f991db4882c096d

V & V S.A - 80038216-1 1.140.000.000 23-02-2018 08:07:13.258 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f7c10947e39b7b00570a94e3a8382ef4

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

1.149.000.000 23-02-2018 08:07:16.792 Periodo Aleatorio

Código Verificador: bf35687da9d19da23302abb287382dce

CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 1.150.000.000 23-02-2018 08:07:04.587 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b3b43e289f81c908e2dc7163d88e2a37

V & V S.A - 80038216-1 1.155.000.000 23-02-2018 08:07:09.142 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 232d3ab67893d54efafac7321d3c2ddf

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

1.159.000.000 23-02-2018 08:07:00.859 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 51ff33c585da9743ceb7ecf998b296a4

V & V S.A - 80038216-1 1.159.000.000 23-02-2018 08:07:04.479 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c310a5a45fff8870db0181684f826f04

CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 1.160.000.000 23-02-2018 08:06:52.746 Periodo Aleatorio

Código Verificador: bbfd52e592ddf7a5c301a25072ce6c97

V & V S.A - 80038216-1 1.165.000.000 23-02-2018 08:07:00.302 Periodo Aleatorio

Código Verificador: ecd1664e7b9a04a5db69ad98ad3b69c5

V & V S.A - 80038216-1 1.169.500.000 23-02-2018 08:06:55.284 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 2a961890d04d5bdf41f00d1e7deb5f2a

CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 1.170.000.000 23-02-2018 08:06:46.475 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 183bb9a8c6894357b7586ee647397e3b

V & V S.A - 80038216-1 1.182.000.000 23-02-2018 08:06:44.527 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 1328acde50803bcfc9a3810999f91e2c

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

1.184.000.000 23-02-2018 08:06:47.261 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c2df6206581cb895d037cea4f6d83d94

V & V S.A - 80038216-1 1.185.000.000 23-02-2018 08:06:38.897 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 408ee435ed70763cfbb07329c0c77aa3

V & V S.A - 80038216-1 1.189.000.000 23-02-2018 08:06:34.357 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 07f972241666b7189f4e1334d493a543

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

1.190.000.000 23-02-2018 08:06:37.179 Periodo Aleatorio

Código Verificador: cc72662c38ea8dc6d02fe4ca0588f5ed

CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 1.190.000.000 23-02-2018 08:06:37.367 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 12c125ac214cc7aab1464c46a164d22a

V & V S.A - 80038216-1 1.199.000.000 23-02-2018 08:06:27.131 Periodo Aleatorio

Código Verificador: ad4d421fa0b1d916a18e3f77b6840af6

CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 1.200.000.000 23-02-2018 08:06:21.599 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 868f9a7936af0cc000c01aa99feda9ed

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

1.200.000.000 23-02-2018 08:06:26.555 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c0e1bac998f5425b8622a0420534bcf3

V & V S.A - 80038216-1 1.209.000.000 23-02-2018 08:06:22.455 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 58ea72433716c17113be315baed40c2f

CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 1.210.000.000 23-02-2018 08:06:16.158 Periodo Aleatorio

Código Verificador: d963fe54612b4f7aad0b3d9aaa4df779

V & V S.A - 80038216-1 1.219.000.000 23-02-2018 08:06:16.688 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f94e7a970f51a852127f46ae91751bfb

CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 1.220.000.000 23-02-2018 08:06:11.261 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 073f594409a3513380f120da11830deb

V & V S.A - 80038216-1 1.225.000.000 23-02-2018 08:06:11.694 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a6b6539e42078105146da1fc8d17049f

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

1.225.000.000 23-02-2018 08:06:14.661 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 61997f71fe6523b1a0b4e3e6fbfd3f33

V & V S.A - 80038216-1 1.227.000.000 23-02-2018 08:06:06.401 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 0ab2d6b46833eec9abfda4ffd5b216c3

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

1.230.000.000 23-02-2018 08:05:57.138 Periodo Aleatorio
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Código Verificador: 663178a09388a7c449fbd53742ed7173

CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 1.230.000.000 23-02-2018 08:05:59.015 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 51f927b68f0eae67da2f83cc9dafd04a

V & V S.A - 80038216-1 1.238.000.000 23-02-2018 08:06:01.261 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e0bfb1f67e8eb28deca2e3b4efb97db1

V & V S.A - 80038216-1 1.239.000.000 23-02-2018 08:05:56.378 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 8579bbf2cef4d891c9c748bc6606e815

CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 1.240.000.000 23-02-2018 08:05:47.687 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 9d1d86afba4f2c1944713337b07643bf

V & V S.A - 80038216-1 1.247.000.000 23-02-2018 08:05:51.979 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 8edc360b8132542c475f85bef971326d

V & V S.A - 80038216-1 1.248.000.000 23-02-2018 08:05:47.198 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e7da11878fa8709d6ecb4659e2327d8e

V & V S.A - 80038216-1 1.249.000.000 23-02-2018 08:05:42.644 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 7b2ac9fef5d73e1ac6f69c3348cbc8b1

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

1.249.000.000 23-02-2018 08:05:47.082 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c524affefcab8f7c3e48a7db7d4cc090

CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 1.250.000.000 23-02-2018 08:05:36.097 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a4dc72dbe2e9e41bfa14a9d992c7eaa1

V & V S.A - 80038216-1 1.258.000.000 23-02-2018 08:05:37.037 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 9ab9b9186173abcb25bc38b85e03e4be

V & V S.A - 80038216-1 1.259.000.000 23-02-2018 08:05:31.060 Periodo Aleatorio

Código Verificador: ad7c07168717f42f5b60e542913b25ad

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

1.259.000.000 23-02-2018 08:05:37.483 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 868307b1a1c8ee8bc37bf735a28ffd03

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

1.260.000.000 23-02-2018 08:05:23.317 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 2b2f92353ac72d4018a939ef2da6eba8

CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 1.260.000.000 23-02-2018 08:05:24.902 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 6c7d7f43300353788d69afe215fe3399

V & V S.A - 80038216-1 1.265.000.000 23-02-2018 08:05:25.018 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c5074eb6b57088aa868c57400dc1babc

V & V S.A - 80038216-1 1.269.000.000 23-02-2018 08:05:19.600 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 9b8574b37c55fc922637d003ee3bfeeb

CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 1.270.000.000 23-02-2018 08:05:13.723 Periodo Aleatorio

Código Verificador: de8f858ebde422a960887c600b65b2c7

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

1.280.000.000 23-02-2018 08:05:11.524 Periodo Aleatorio

Código Verificador: cac0dca33bc45fc01e3b977cf2dc1c13

V & V S.A - 80038216-1 1.285.000.000 23-02-2018 08:05:14.691 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 714bafb48108949348a69cb67f40a1d5

V & V S.A - 80038216-1 1.289.000.000 23-02-2018 08:05:07.366 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 8f2fd7a72e441511169d76bed3839eee

CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 1.290.000.000 23-02-2018 08:04:56.721 Periodo Aleatorio

Código Verificador: d9fef33ebe297fa54ae1e51e881e48fe

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

1.290.000.000 23-02-2018 08:05:00.963 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 1fcf77765d3d83af489c39357a538260

V & V S.A - 80038216-1 1.305.000.000 23-02-2018 08:05:01.861 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 3cb7594a74d2ff3ca80eb59e02dd9641

V & V S.A - 80038216-1 1.308.000.000 23-02-2018 08:04:56.070 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 460d1a6db6276cd74dbcea106b06b67c

V & V S.A - 80038216-1 1.309.000.000 23-02-2018 08:04:49.508 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c0c6f3478e2cab09ee0228de72c1d421

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

1.310.000.000 23-02-2018 08:04:43.612 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c79be8e86001fb421fb8da135a3448a5

V & V S.A - 80038216-1 1.325.000.000 23-02-2018 08:04:44.236 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 55be3fd64aa735536c90d2ac6c4bab6f
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V & V S.A - 80038216-1 1.328.000.000 23-02-2018 08:04:38.783 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 1d2414b3e6ec849e3765094d221c4b27

V & V S.A - 80038216-1 1.329.000.000 23-02-2018 08:04:28.890 Periodo Aleatorio

Código Verificador: beb6eb4383183fdb4a8482ed830e997c

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

1.380.000.000 23-02-2018 08:04:18.948 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 12286a240dd1b07716256a40de673f39

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.450.000.000 23-02-2018 08:04:25.294 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 2cb02640d843c4998eaf258242d7c484

V & V S.A - 80038216-1 1.488.000.000 23-02-2018 08:04:21.498 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c917d32a3ad93a51af20491b979446d3

V & V S.A - 80038216-1 1.489.000.000 23-02-2018 08:04:15.778 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e414937ce8c929bb2380980c46af642f

V & V S.A - 80038216-1 1.490.000.000 23-02-2018 08:04:07.238 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 0814cc4a6be8f0e904aadedc849c5697

CASA BOLLER S.A. - 80001556-8 1.490.000.000 23-02-2018 08:05:36.134 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 50f369d579783c3217715ea54a2e6280

V & V S.A - 80038216-1 1.493.000.000 23-02-2018 08:03:56.225 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 9f5bf4ebf81266faf353e4426ecbfa49

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

1.494.000.000 23-02-2018 08:03:48.525 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 77aefcba9dc174a70e825eaad22fab7b

V & V S.A - 80038216-1 1.495.000.000 23-02-2018 08:03:43.182 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 309c62b929cd332ddfafbd2bb609ca52

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.500.000.000 23-02-2018 07:20:29.095 Propuesta

Código Verificador: 01e2bef6420ce96e22857184f9d05089

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 1.540.000.000 23-02-2018 08:06:12.123 Periodo Aleatorio

Código Verificador: bf9f9fbedf6d5a24b606c9c0e9ac9f55

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

1.650.000.000 23-02-2018 07:20:29.097 Propuesta

Código Verificador: fce8ac98218c30c066e8b95e5fffb3d7

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 1.690.000.000 23-02-2018 08:03:59.089 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b081201e9088a716ffbd02a6d590aaef

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 1.760.000.000 23-02-2018 07:20:29.099 Propuesta

Código Verificador: 331f1c60372544170c8675b7da05b9ba

CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 2.000.000.000 23-02-2018 07:20:29.103 Propuesta

Código Verificador: cd77162817c561f51e05a43815998585

V & V S.A - 80038216-1 2.000.000.000 23-02-2018 07:20:29.105 Propuesta

Código Verificador: f477ea719ed95db030c4994b6397bc7a

CASA BOLLER S.A. - 80001556-8 2.054.600.300 23-02-2018 07:20:29.101 Propuesta

Código Verificador: 78c4e41069997be3820bc9e6fda6ff04

 

Mejores Lances de cada Proveedor por Item
 

1 - Monitor multiparametrico Adultos

Oferente Mejor Precio
V & V S.A - 80038216-1 844.950.000

CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 845.000.000

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.225.000.000

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1 1.226.000.000

CASA BOLLER S.A. - 80001556-8 1.300.000.000

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 1.500.000.000

 

2 - Monitor multiparametrico Pediatrico/Neonatal

Oferente Mejor Precio
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 860.000.000

V & V S.A - 80038216-1 875.000.000

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1 1.149.000.000

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1.450.000.000

CASA BOLLER S.A. - 80001556-8 1.490.000.000
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LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 1.540.000.000

 

Items Ganados por Proveedor
 

Proveedor: 80030030-0 - CATETERES Y AFINES S.A.

Item Precio Ganador
2 - Monitor multiparametrico Pediatrico/Neonatal 860.000.000

 

Proveedor: 80038216-1 - V & V S.A

Item Precio Ganador
1 - Monitor multiparametrico Adultos 844.950.000

 

Listado de Mensajes
 

1 - Monitor multiparametrico Adultos

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 23-02-2018 07:30:50.604

Buenos días, comenzamos la Subasta. 23-02-2018 07:30:57.754

Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria. 23-02-2018 07:35:45.753

En breve pasamos a la Etapa de Puja. 23-02-2018 07:37:07.530

Atención pasamos a la etapa de puja. 23-02-2018 07:38:46.187

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 23-02-2018 07:38:49.464

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

23-02-2018 07:44:49.516

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 23-02-2018 07:53:00.760

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 23-02-2018 07:53:00.856

 

2 - Monitor multiparametrico Pediatrico/Neonatal

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 23-02-2018 07:54:32.732

Continuamos con la Subasta. 23-02-2018 07:54:38.826

En breve pasamos a la Etapa de Puja. 23-02-2018 07:54:41.781

Atención pasamos a la etapa de puja. 23-02-2018 07:57:23.021

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 23-02-2018 07:57:25.958

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

23-02-2018 08:03:26.069

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 23-02-2018 08:09:58.202

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 23-02-2018 08:09:58.315

 

 Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el
 procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.
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