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Subasta a la Baja Electrónica
Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID Nº 401375
En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 14:46 del día 22/9/2022,

 en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. Nº 961 casi Tte Fariña, en la dirección
 web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la 

SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID Nº 401375 -
LPN N° 61/21 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTALES MÉDICOS, PARA EL CAES J.A. SALDÍVAR Y CAES GUARAMBARÉ - XI REGIÓN SANITARIA - 

MSPYBS
 de la Institución:

Código Verificador: 90c099ac171362ec93c546d07e7280b2

 

Nivel de Entidad: Poder Ejecutivo

Entidad: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

UOC: Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)

Código SICP: 1451

 

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

				Listado de Avisos
No existen avisos para esta subasta

 

    Listado de Consultas

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Las especificaciones técnicas descriptas por la Convocante son mínimas y no permiten determinar al oferente el 
tipo de electrobisturí que pretenden adquirir. Por ejemplo: tipos de cirugías a ser realizados: general, 
ginecológico, endoscópico, sellado de vasos, etc. Tampoco se menciona la potencia en los distintos modos: Corte 
monopolar 250W o mayor. Coagulación monopolar 120W o mayor. Coagulación bipolar 50W o mayor. 
Tampoco se mecionan los accesorios que deben acompañar al equipo: Pedal doble; pinza bipolar recta y curva; 
lápices descartables; placas neutras, etc. Por lo expuesto, solicitamos a la Convocante establecer claramente los 
parámetros técnicos a ser considerados para presentar una oferta acorde a las necesidades del hospital, apuntando 
siempre a equipos de tecnología moderna.

20-10-2021 15:03:57

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:17:14

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En el item 7, carro de paro con monitor, donde indica "Fabricado en acero inoxidable" solicitamos amablemente 
a la convocante aceptar "Fabricado en acero inoxidable o polimero. También solicitamos amablemente aclarar en 
los puntos donde solicita parámetros del monitor multiparametrico que los parámetros solicitados son mínimos 
requerimientos. De esta manera dar lugar mayor participación a oferentes.

20-10-2021 15:48:16

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:18:01

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En el item 9 Desfibrilador Solicitamos amablemente a la convocante que las medidas requeridas aclaren con la 
palabra aproximado, o solicitar medidas inferiores como mínimo. Sugerimos 33x31x13 cm. Así también el 
tiempo de carga máximo 8 segundos a 360 Julios, solicitamos que sea 8 segundos como máximo. De esta manera 
dar rango de apertura a los requerimientos y subsanar cualquier idea de direccionamiento en las especificaciones 
además permitir la participación de mayor cantidad de oferentes

20-10-2021 16:00:09

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:22:56

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora
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En el item 9 Desfibrilador donde solicita "Fuente de alimentación VOLTAJE del Vehículo para DC 12V. 
Solicitamos a la convocante eliminar este requerimientos considerando que los vehículos ambulancia tienen 
inversores 220V, además los equipos cuentan con batería de respaldo interna como solicitado. De esta manera 
ampliar el rango de requerimientos técnicos y además dar participación a mayor cantidad de oferentes

20-10-2021 16:06:35

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:23:07

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Item 10 Ecografo En el punto donde solicita monitor interlazado de 10, solicitamos a la convocante aclarar si se 
refiere al tamaño del monitor, y el significado de la palabra "sin entrelazado"

20-10-2021 16:10:45

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:23:19

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En el item 10 Donde solicita "UNIDAD PRINCIPAL DP-6600" Solicitamos a la convocante aclarar este 
parámetro. Consideramos que el modelo DP-6600 corresponde a la marca mindray (ver enlace adjunto). 
Solicitamos amablemente a la convocante aperturar los rangos de los parámetros requeridos de manera a eliminar 
cualquier idea de direccionamiento de requerimientos en este item

20-10-2021 16:15:50

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:23:50

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

item 12 Esterilizador En el punto donde solicita capacidad de 6 a 8 bandejas, solicitamos amablemente a la 
convocante aceptar equipos con 3 o mas bandejas, considerando que el litraje solicitado (50 a 96) no es 
suficientemente grande para aceptar mas de 3 bandejas teniendo en cuenta el espacio o altura entre bandejas para 
permitir la circulación del aire entre los materiales.

20-10-2021 16:35:58

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:23:59

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

en el item 12 Esterilizador Donde la convocante solicita los siguientes parámentros - timer de operación 0 a 240 
min/ operación contínua: Solicitamos a la convocante agregar al requerimiento a 240 o más - Termostato 
regulable entre 30° a 220°C como mínimo: Solicitamos a la convocante aclarar 30°C o menos a 220°C o más - 
Exactitud de la medición de la temperatura 1.2% del valor final: Solicitamos a la convocante aceptar como valor 
alternativo +/-1°C de fluctuación. De esta manera dar lugar a mayor cantidad de participación a oferentes

20-10-2021 16:40:16

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:24:12

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Item 21 Camilla de parto Donde solicita: "Ruedas de cuatro pulgadas con freno individual" Solicitamos 
amablemente a la convocante eliminar este requerimiento considerando que según las características técnicas 
requeridas hace referencia a camilla ginecológica fija para examinación de paciente dentro del consultorio.

20-10-2021 16:58:41

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:24:31

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Item 21 Medidas útiles: 1.72cm x 60cm. Solicitamos amablemente a la convocante agregar al requerimiento la 
palabra como mínimo, sugerimos, "medidas mínimas requeridas", de esta manera aperturar la solicitud requerida 
y evitar cualquier sospecha de direccionamiento hacia una marca específica.

20-10-2021 17:01:54

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:24:42

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En el item 21 Donde la convocante solicita "medidas totales: 1m x 6cm" solicitamos amablemente a la 
convocante aclarar a que hace referencia este requerimiento. Tambien donde especifica ALTURA FIJA: 60cm, 
solicitamos a la convocante agregar al requerimiento la palabra como "mínimo". Sugerimos Altura fija mínima: 
60cm.

20-10-2021 17:04:37

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:25:06

CONSULTA
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Consulta Realizada Fecha Hora

Item 21 Camilla de parto Donde solicita Capacidad de carga 200kg, solicitamos a la convocante agregar 
capacidad de carga 200 kg +/- 20kg

20-10-2021 17:06:10

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:25:38

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Solicitamos amablemente a la convocante que el plazo de entrega de 30 días se considere a 60 días, esta solicitud 
proviene especialmente por la crisis de logística de transporte que se esta viviendo a nivel mundial, tanto en 
transportes marítimos como aéreo, es de público conocimiento que las importaciones sufren de retrasos a causa 
de falta de espacios en las transportadoras y salidas tardías de las mercaderías en los puertos de origen. Además 
la mayoría de los ítems solicitado no son fabricado localmente por lo que todas las empresas estaríamos afectado 
por dicha condición.

20-10-2021 18:03:56

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:25:55

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Los 3 primeros ítems del apartado Características Generales solicitan: - Construcción acorde a normas 
internacionales de calidad. - Sistema de seguridad eléctrica acorde a normas. - Protección radiológica acorde a 
normas. En los 3 puntos hacen referencias a normas. Se solicita aclarar específicamente a cuáles normas hacen 
referencia los puntos señalados. Se sugiere incluir como exigencia la presentación de certificaciones de calidad 
de los productos CE, FDA o JIS, que son las más prestigiosas a nivel mundial. Por otro lado, consideramos que 
también es importante incluir como exigencia que el fabricante cuente con la Certificación ISO 13485, que hace 
referencia a la gestión de la calidad para la industria de dispositivos médicos.

21-10-2021 14:33:59

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:26:21

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Item 26: Maquina de Anestesia Las Especificaciones Técnicas solicitadas no permiten determinar la complejidad 
de la Maquina de Anestesia a cotizar, ni las prestaciones concretas, ni el tipo de pacientes, ni la cantidad de 
accesorios. Sugerimos a la convocante presentar unas especificaciones técnicas en formato de planilla, con ítems 
numerados para cada característica del equipo requerido, datos y rangos específicos para cada parámetro, como 
habitualmente lo solicitan en otras Licitaciones del Ministerio de Salud.

21-10-2021 14:38:03

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:26:34

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

El primer punto del apartado Tubo de Rayos X se solicita: - Ánodo rotativo con poder de absorción calórica 
mínima de 130kHU. Se consulta si es viable la participación de equipos cuya capacidad calórica del ánodo sea de 
105 kHU en adelante. La no modificación de este parámetro impediría la participación de equipos con amplia 
experiencia en el mercado local e internacional, siendo que para equipos de este porte los valores sugeridos son 
suficientes para una prestación clínica adecuada. Cabe destacar que los valores de disipación y generación de 
calor se encuentran asociados al los valores indicados por cada fabricante que, a su vez, garantizan la calidad de 
las prestaciones del equipo fabricado.

21-10-2021 14:38:15

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:26:56

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Ítem 37: Solicitamos a la convocante que el tamaño de la pantalla del monitor solicitado sea de 12 pulgadas o 
más. Sugerimos además que el parámetro de capnografia y la función de impresora térmica sean OPCIONALES, 
debido a que el costo de un Monitor con esas características supera ampliamente el valor que figura como precio 
referencial.

21-10-2021 14:38:43

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:27:05

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Ítem 38: Solicitamos a la convocante que el tamaño de la pantalla del monitor solicitado sea de 12 pulgadas o 
más. Sugerimos además que el parámetro de capnografia y la función de impresora térmica sean OPCIONALES, 
debido a que el costo de un Monitor con esas características supera ampliamente el valor que figura como precio 
referencial.

21-10-2021 14:39:13

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:27:15

CONSULTA
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Consulta Realizada Fecha Hora

Solictamos amablemente a la convocante que el plazo de entrega de bienes sea de por lo menos 60 dias, teniendo 
en cuenta los incovenientes a nivel global con la logistica del transporte de productos importados.

21-10-2021 14:40:44

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:27:26

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En el tercer punto del apartado Tubo de Rayos X se solicita: - Rotación más / menos 90°. Se solicita especificar a 
la rotación de qué elemento hace referencia. Si es del colimador o del tubo de rayos X. En caso de ser la rotación 
del colimador, se consulta si es viable la participación de equipos cuyos ángulos de rotación sean +/- 45° en 
adelante, lo cual no afecta a las prestaciones clínicas del equipo. Así mismo, cabe señalar que de contar con un 
equipo cuya fabricación sea de características brazo contrabalanceado, el equipo permite una mayor versatilidad 
en la ubicación del equipo a efectos de realizar los procedimientos requeridos.

21-10-2021 14:42:31

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:27:38

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En el cuarto punto del apartado Tubo de rayos X se solicita: - Foco fino de aprox. 1.0 mm2 y foco grueso de 
aprox. 2 mm2. Se sugiere indicar el parámetro de la siguiente manera: Foco fino de aprox. 1.0 mm2 y foco 
grueso de aprox. 2 mm2. O un solo punto focal de 0.8 mm2 o menor De esta manera, permitirían la participación 
de equipos con amplia experiencia en el mercado local e internacional, sin que vaya en detrimento de la calidad 
de la imagen, ya que, los tamaños o cantidades de puntos focales son características relacionadas a la fabricación 
de los equipos conforme a los lineamientos de cada empresa y no una característica que aporte mayor o menor 
valor clínico.

21-10-2021 14:42:48

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:28:39

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En el quinto punto del apartado Tubo de Rayos X se solicita: - Brazo portatubo articulado montado sobre chasis 
rodante con rotación Axial principal de más / menos 90° y rotación axial longitudinal de más / menos 180°. Con 
sistema de freno manual o eléctrico. Se solicita agregar al presente enunciado la opción o brazo 
contrabalanceado, ya que esta característica brinda los siguientes beneficios: o Mayor versatilidad en movimiento 
o Mayor capacidad de alcanzar cualquier proyección y numerosas tomas desde cualquier ángulo o Equipo más 
compacto, que permite un traslado cómodo y seguro del equipo. Así mismo, al agregar la característica señalada 
permitirían la participación de equipos con amplia experiencia en el mercado nacional e internacional, sin que 
vaya en detrimento de la calidad de la imagen.

21-10-2021 14:43:01

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:28:48

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En el segundo punto del apartado Generador de Rayos X solicita: - Potencia de salida mínima 30 Kw. Se sugiere 
asignar un valor de 20 kW o mayor, ya que la potencia requerida (30 kW) supera las características habituales de 
equipos de porte analógico. Así mismo, la eficiencia en la propia fabricación de los generadores permite entregar 
la misma cantidad de energía con una menor potencia en el generador, traduciéndose ello en un mayor ahorro de 
energía sin que esto implique una reducción en la calidad de la imagen o prestaciones del equipo.

21-10-2021 14:43:16

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:28:58

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En el tercer punto del apartado Consola de mando solicita: - Tiempo de exposición de 0.005 a 3 s. 
aproximadamente. Se solicita a la convocante ampliar el rango de tiempo de exposición de 0.004 s a 8 segundos 
o menor. Ya que esta modificación no representa un impacto significativo en el flujo operativo ni en la dosis 
sugerida para los procedimientos con equipos de este porte.

21-10-2021 14:43:31

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:29:06

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En el cuarto punto del apartado Consola de mando solicita: - kV y mA conjugados en intervalos pequeños Se 
sugiere asignar valores de 40 - 125 kV en 23 ó 45 pasos o menor y 0,32 - 250 mAs en 30 ó 59 pasos o menor. Ya 
que en este apartado no se aclaran los valores requeridos.

21-10-2021 14:43:48

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:29:16

CONSULTA
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Consulta Realizada Fecha Hora

Se podría cotizar con las siguientes características técnicas: 1- Fabricado en acero inóxidable y/o acero al 
carbono 2- Ruedas giratorias de 100 a 150mm, dos con freno. 3- Ancho: 70cm +/-10cm 4- Profundo: 60cm 
+/-15cm 5- Alto: 85cm +/-15cm

21-10-2021 15:01:52

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:29:25

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Se podría cotizar con las siguientes características técnicas: 1- Dimensiones: podría ser OPCIONAL ya que 
varían según cada fabricante. 2- Peso: 9.8kg o menor 3- Tiempo de carga: mínimo de 5 horas 4. LED 
Dimensiones: 7" o mayor. 5- Resolución 480x234 o mejor

21-10-2021 15:05:15

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:29:34

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Se podría cotizar con las siguientes características técnicas: 1- Sistema mecánico y/o eléctrico 2- ruedas de cuatro 
pulgadas o más con freno individual o central 3- Medidas útiles: 1,72cm x 60cm. No debería ser 1.72m x 60cm?. 
Se podría considerar una variación de +/-5cm? 4- Medidas totales: 1m x 60cm. Se podría cotizar de 1.90m x 
60cm o menor? 5- Altura fija o regulable: 60cm como mínimo

21-10-2021 15:35:32

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:29:42

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

A los efectos de lograr las mejores prestaciones posibles, recomendamos detallar más detalles de la mesa 
solicitada, como por ejemplo: 1. Datos generales 1.1. Descripción general: Equipo diseñado para proveer un 
soporte al cuerpo del paciente durante procedimientos quirúrgicos 1.2 Marca: 1.3 Modelo: 1.4 Origen: 1.5 
Normas: FDA, ISO, TUV, UL, CE, JIS, DIN, Normas del MERCOSUR. Al menos dos de ellas 1.6 Dirección 
web del fabricante: 1.7 Registro Sanitario DINAVISA, vigente 2 Características Generales 2.1 Mesa quirúrgica 
general, eléctrica: 2.2 Estructura: Chasis en acero inoxidable AISI 304 (cromo-níquel). 2.3 Secciones: al menos 
05 (cinco): cabeza, dorso, renal o sentadura y dos (02) pierneras 2.4 Sección de las piernas bi-partita y 
desmontable completamente. 2.5 Movimiento de elevación y descenso (angulación vertical) de las pierneras. 2.6 
Soporte de piernas ginecológico, con altura regulable y Angulo regulable. 2.7 Base Revestida con material 
sintético ABS, pintura epoxica electrostática o de acero inoxidable. 2.8 Superficie radio transparente, para 
procedimientos de Rayos X y Arco en C 2.9 Largo de la mesa: al menos 200 cm 2.10 Ancho de la mesa: al 
menos 52 cm. 2.11 Capacidad de carga 380 kg. en todas las posiciones, o mayor. 2.12 Acolchados a prueba de 
agua de al menos 7 cm. adecuado para uso en cirugía. Los acolchados deberán acompañar las secciones de la 
mesa y deberán ser removibles y desinfectables. 2.13 Cuatro ruedas de al menos 12,5 cm. de diámetro. 2.14 
Sistema de freno de la mesa eléctrico, mecánico o pedal, con 2 posiciones; freno total y bloqueo en al menos 2 
ruedas para movimiento en línea recta 2.15 Barandas laterales de acero inoxidable, capaces de soportar el 
esfuerzo de los accesorios. 2.15 Control remoto de movimiento, alámbrico con cables de extensión de 1 a 3.5 m. 
2.16 Control auxiliar de movimientos incorporados en la mesa. 2.17 Movimientos 2.17.1 Elevación de 78 cm. o 
menos a 100 cm. o más con comando eléctrico 2.17.2 Inclinación lateral:18° o más, (eléctrica). 2.17.3 Tren 
delemburg directo e inverso: 30° e inverso: 30º (eléctrica) o mejor. 2.17.4 Angulación vertical de la sección 
piernas de 38º/90° (manual) 2.17.5 Angulación de la sección espalda: -40º a +65º (eléctrico) o mejor 2.17.6 
Elevación de sección de riñones 90mm (±20mm). 2.17.7 Movimiento longitudinal de la menos 300mm 
(eléctrico) 2.17.8 Tecla "Cero". Se activa para producir una secuencia de movimientos para llegar a la posición 
inicial cero (0), o una secuencia de movimientos, según las necesidades del usuario. 2.18 Otras características 
2.18.1 Sistema de batería con recarga automática al estar conectada a la red 2.18.2 Duración de la carga de la 
batería mínimo de 2.5 hs. 2.18.3 Leds indicadores del estado de la batería y baterías cargando 2.18.4 Tensión de 
trabajo 100-240 V AC, 50/60 Hz, 2.18.5 Grados de protección: Clase I, Tipo B, IPX4 o mejor 2.18.6 Garantía de 
1 año como mínimo. 2.18.7 Instalación, prueba y puesta en funcionamiento del equipo en las instalaciones 
indicadas por la convocante. 2.18.8 El oferente deberá contar con servicio técnico de post venta autorizado de la 
marca ofertada, presentar documentación que acredite. 2.19 Accesorios: 2.19.1 Soporte para muslos (par) 2.19.2 
Apoya hombros (par) 2.19.3 Soporte para brazos (par) con correas 2.19.4 Arco de narcosis (uno) 2.19.5 Soporte 
lateral (par) 2.19.6 Correas para fijación del cuerpo (uno) 2.19.7 Carro porta accesorios

21-10-2021 15:38:30

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:29:51

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora
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Recomendamos una mejor redacción de las especificaciones técnicas, a los efectos de lograr las mejores 
prestaciones, como por ejemplo: Marca: Modelo: Origen: Dirección Web del fabricante: Normas de calidad: 
FDA, ISO, CE, DIN y TÜV, Normas del MERCOSUR, al menos 2 de ellas. Normas de calidad específica: ISO 
13485 Registro Sanitario DINAVISA, vigente Características generales: Montada en el techo Carcasa de 
aluminio y/o polímero de alta resistencia, sellado para fácil desinfección. Carcasa en pétalos y/o circular. Según 
tecnología del fabricante Altura del brazo de resorte ajustable: 1200 mm como mínimo Suspensión cardan para la 
colocación de la luminaria. Temperatura de color 3.800K o mejor Reproducción cromática CRI: 95 (+-5) 
Reproducción cromática Rg: 90 (+-5) Panel de control en el cabezal de la lámpara o en el brazo de soporte 
Tiempo de vida de las LEDs: >50.000 horas Sombra con 1 máscara: 55 % (+-5%) Sombra con 2 máscaras: 45 % 
(+-5%) Sombra con 1 tubo: 90 % (+-5%) Sombra con tubo y 1 máscara: 50 % (+-5%) Sombra con tubo y 2 
máscaras: 45 % (+-5%) Características de las cúpulas Una Cúpula principal que generan iluminancia: a 1 metro 
de distancia de 150.000 lux como mínimo. Diámetro de las cúpulas: de al menos 690 mm Intensidad luminosa 
variable: entre 50.000 a 150.000lx o mayor Profundidad de campo: entre 200 a 210cm Irradiación total de al 
menos a 160.000lx= 364W/m2 Cúpula equipada: con al menos 50 LEDs de alto rendimiento. Diámetro del 
campo regulable: d10 de al menos 300 mm o menor a 330mm o mayor Temperatura de color: 3.800K o mejor 
Tecnología de iluminación exenta de deslumbramiento y sombras Rotación libre en todos los movimientos de los 
brazos en la parte de la estructura, sin fin de curso. Una Cúpula satélite que generan iluminancia: a 1 metro de 
distancia de 110.000 lux como mínimo. Datos Técnicos Voltaje: 100-240 V AC (min/max), 50 / 60 Hz. 
Clasificación del producto de acuerdo a MDD: 1 Clase de protección IP 54, o superior Debe cumplir con el IEC 
60601-2-41 Incluir al menos 2 mangos esterilizables Garantía de 1 año como mínimo. Instalación, prueba y 
puesta en funcionamiento del equipo en las instalaciones indicadas por la convocante. El oferente deberá contar 
con servicio técnico de post venta autorizado de la marca ofertada, presentar documentación que acredite.

21-10-2021 15:41:58

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:30:02

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Para lograr una mejor prestación, recomendamos ampliar las especificaciones técnicas, como por ejemplo: 
CIALÍTICA DE PIE, LED Marca: Modelo: Origen: Dirección Web del fabricante: Normas de calidad: FDA, 
ISO, CE, DIN y TÜV, Normas del MERCOSUR, al menos 2 de ellas. Normas de calidad específica: ISO 13485 
Registro Sanitario DINAVISA, vigente Características generales: Montada sobre cuatro ruedas o más Carcasa de 
aluminio y/o polímero de alta resistencia, sellado para fácil desinfección. Carcasa en pétalos y/o circular. Según 
tecnología del fabricante Temperatura de color 3.800K o mejor Reproducción cromática CRI: 95 (+-5) 
Reproducción cromática Rg: 90 (+-5) Panel de control en el cabezal de la lámpara o en el brazo de soporte 
Tiempo de vida de las LEDs: >50.000 horas Sombra con 2 máscaras: 55 % (+-5%) Sombra con 1 tubo: 97 % 
(+-3%) Sombra con tubo y 2 máscaras: 50 % (+-5%) Características de la cúpula Cúpula que generan 
iluminancia: a 1 metro de distancia de 100.000 lux como mínimo. Diámetro de las cúpulas: de al menos 690 mm 
Intensidad luminosa variable: entre 50.000 a 100.000lx o mayor Profundidad de campo: entre 100cm o mayor 
Irradiación total de al menos a 100.000lx= 211W/m2 Cúpula equipada: con al menos 50 LEDs de alto 
rendimiento. Diámetro del campo regulable: d10 de al menos 300 mm o menor a 330mm o mayor Temperatura 
de color: 3.800K o mejor Tecnología de iluminación exenta de deslumbramiento y sombras Rotación libre en 
todos los movimientos de los brazos en la parte de la estructura, sin fin de curso. Peso de la cúpula: no mayor a 
10kg. Datos Técnicos Voltaje: 100-240 V AC (min/max), 50 / 60 Hz. Clasificación del producto de acuerdo a 
MDD: 1 Clase de protección IP 54, o superior Sistema de baterías de respaldo de al menos 3hs de duración. Debe 
cumplir con el IEC 60601-2-41 Incluir al menos 2 mangos esterilizables Garantía de 1 año como mínimo. 
Instalación, prueba y puesta en funcionamiento del equipo en las instalaciones indicadas por la convocante. El 
oferente deberá contar con servicio técnico de post venta autorizado de la marca ofertada, presentar 
documentación que acredite.

21-10-2021 15:43:53

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:31:28

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Recomendamos ampliar las especificaciones técnicas a los efectos de lograr las mejores prestaciones, como por 
ejemplo: Electrobisturi Datos Generales Descripción: Unidad electroquirurgica Monopolar Marca: Modelo: 
Origen: Dirección Web del Fabricante: Normas de calidad específicas: FDA, CE,TUV, JIS o MERCOSUR al 
menos una Características Técnicas Corte puro, mezcla de corte/coagulación, coagulación y bipolar. Funciones 
de regulación automática de potencia de acuerdo al tejido controladas por microprocesador o microcontrolador. 
Corte puro de 300 Watts o mayor. Coagulación monopolar de 120 W o mayor. Alarma que se activa si no existe 
contacto adecuado con el paciente. Con indicadores visuales y audibles, con desactivación inmediata del 
generador si se detecta una condición de falla. Indicadores digitales. Sistema audiovisual indicador de activación 
de corte, coagulación y alarmas. Activación de la unidad desde el lápiz o pedal, tanto en modo monopolar como 
en bipolar. Con control independiente para selección de potencia en modo bipolar. Salida aislada para protección 
del paciente. Sistema de monitoreo de impedancia de placa retorno para desconexión automática en caso de 
aumento de impedancia. Accesorios Carro para transporte del equipo. Pedal monopolar para corte y coagulación. 
Pedal bipolar. Pinza bipolar recta de control de pedal, con cable. Pinza bipolar con bayoneta de control de pedal, 
con cable. Lápices desechables con control de corte y coagulación. Placas dobles desechables con gel húmedo 
para adulto. Otras características Voltaje: 220 AC (min/máx.), 50Hz con cable de alimentación de acuerdo a la 
norma CEE7/4 tipo F (Schuko) Manuales: Un (01) del usuario o de operación y Un (01) manual técnico que 
serán entregados en el momento de la recepción el equipo. Todos los manuales serán originales del fabricante y 
no fotocopias ni traducciones. Catálogos y Manuales Técnicos en idioma Español, Portugués o inglés donde se 
pueda comprobar el cumplimiento de las especificaciones técnicas aquí solicitadas. Capacitación a usuarios sobre 
el funcionamiento del equipo y capacitación técnica al personal técnico del Departamento de Electromedicina.

21-10-2021 15:46:10

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:31:37

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Solicitamos verificar el precio referencial fijado, se encuentra muy por debajo de los precios de mercado 21-10-2021 15:47:10

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora
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AJUSTARSE AL DICTAMEN DOC N° 186/2021. 06-06-2022 15:30:35

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Se podría cotizar con las siguientes características técnicas: 1- De material acero inóxidable y/o acero al carbono 
2- Dimensiones no mayores a: longitud 90cm, anchura 65cm, altura 100cm

21-10-2021 15:49:02

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:31:49

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Se podría cotizar con las siguientes características: 1- 12 pulgadas o mayor. Resolución: 800x600 o mejor. 2- El 
precio referencial fijado no se ajusta a monitores de 17" con parámetros de Presión Invasiva y Capnografía. 
Solicitamos se establezca un precio referencial acorde al mercado o que estos parámetros sea considerados 
OPCIONALES. 3- Autonomía de 3 horas o más

21-10-2021 15:53:03

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:32:03

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Se podría cotizar con las siguientes características: 1- 12 pulgadas o mayor. Resolución: 800x600 o mejor. 2- El 
precio referencial fijado no se ajusta a monitores de 17" con parámetros de Presión Invasiva y Capnografía. 
Solicitamos se establezca un precio referencial acorde al mercado o que estos parámetros sea considerados 
OPCIONALES. 3- Autonomía de 3 horas o más

21-10-2021 15:53:23

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:34:16

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

1- Se podría cotizar con pantalla táctil y/o teclado? 2- Solicitamos verificar el precio referencial fijado. 21-10-2021 15:54:34

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

AJUSTARSE AL DICTAMEN DOC N° 186/2021. 06-06-2022 15:31:04

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

¿Podrían especificar la longitud de la pinza solicitada? 21-10-2021 15:55:11

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:34:45

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

¿Se podría cotizar con un rango de +/-10mm de largo? 21-10-2021 15:55:50

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:34:57

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

¿Se podría cotizar con un rango de +/-2cm? 21-10-2021 15:56:32

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:35:10

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En el Punto que dice: adiestramiento a operadores. Se solicita al convocante especificar la cantidad de horas 
necesarias para realizar dicho entrenamiento, se sugiere que para cumplir con dicho punto es más que suficiente 
un entrenamiento de 16 horas y de esta manera cubrir con todos los procedimientos que se pueden realizar en el 
sistema de ecografía. Adicionalmente se pide que se establezca como requisito una plataforma de educación 
virtual donde el usuario pueda tener una educación continua durante el tiempo que tenga validez la garantía.

21-10-2021 15:56:46

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:35:43

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

¿Se podría cotizar con un rango de +/-2cm? 21-10-2021 15:56:58

RESPUESTAS
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Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:35:53

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

¿Se podría cotizar con un rango de +/-2cm? 21-10-2021 15:57:20

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:36:03

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

¿Se podría cotizar con un rango de +/-2cm? 21-10-2021 15:57:42

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:36:14

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En el Punto que dice: Capacitación para operarios y servicio técnico de mantenimiento., Se solicita amablemente 
a la convocante especificar la cantidad de horas necesarias para realizar el entrenamiento, tanto para el operario, 
asi como el servicio técnico de mantenimiento. Proponemos que para cumplir con dicho punto es más que 
suficiente un entrenamiento de 16 horas para la capacitación de los operarios, asi como el servicio técnico de 
mantenimiento y de esta manera cubrir con los procedimientos que guardan relación con el sistema de imágenes.

21-10-2021 15:57:55

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:36:25

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

¿Se podría cotizar con un rango de +/-1cm? 21-10-2021 15:58:04

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:36:36

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

¿Se podría cotizar con un rango de +/-2cm? 21-10-2021 15:58:24

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:36:46

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

¿Se podría cotizar con un rango de +/-2cm? 21-10-2021 15:58:41

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:36:55

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

¿Se podría cotizar con un rango de +/-2cm? 21-10-2021 15:58:57

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:37:05

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice: "Frecuencia máxima hasta 10 MHz" sugerimos a la convocante modificar a "frecuencias superiores 
a 15MHz" ya que dichos transductores ultrasensibles de banda ancha, permitirán seleccionar al usuario un rango 
de frecuencia que les proporcionará mejor resolución y penetración de los estudios ecográficos.

21-10-2021 15:59:16

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:37:15

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice: "Monitor sin entrelazado de 10" sugerimos a la convocante modificar a "Monitor LCD táctil de 15 
pulgadas o superior", debido a que este tamaño de monitor es estándar para equipos portátiles de tecnología de 
imagen de vanguardia para mejorar la definición y la calidad de la imagen para cada aplicación.

21-10-2021 15:59:48

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora
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FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:38:25

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Solicitamos a la convocante eliminar el punto donde dice "Unidad principal DP-6600 " puesto que dicho 
requerimiento corresponde únicamente al equipo de la marca Mindray modelo DP-6600, lo que imposibilita la 
participación de los demás oferentes.

21-10-2021 16:00:12

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:38:36

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

¿Se podría cotizar con un rango de +/-2cm? 21-10-2021 16:00:25

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:38:45

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

¿Se podría cotizar con un rango de +/-2cm? ¿Podrían aclara a qué se refieren con aislado para láser y 
electrocirugía?

21-10-2021 16:01:31

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:38:55

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Sugerimos a la convocante modificar donde dice "Bucle de cine de 256 fotogramas" a "procesamiento de 
imágenes con velocidad de cuadros a partir de 1200 fps o superior " ya que este es el mínimo de velocidad con el 
que cuentan los equipos en la actualidad, logrando un alto grado de sofisticación y manipulación de imágenes en 
tiempo real.

21-10-2021 16:01:52

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:39:05

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice: "Almacenamiento integrado para 90 imágenes" solicitamos modificar a la convocante a "capacidad 
de almacenamiento de 20.000 imágenes estáticas comprimidas o superior", dado que la magnitud de 
almacenamiento impacta positivamente en mejorar tanto la rapidez como el rendimiento general de los equipos 
de ecografía.

21-10-2021 16:02:19

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:39:15

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

¿Se podría cotizar con un rango de +/-1cm? El Código BF 433R corresponde a una marca específica en el 
mercado, favor excluir.

21-10-2021 16:02:38

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:39:25

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Se solicita amablemente a la convocante permitir transductores convexos con frecuencia de 2-5 MHz o mejor. El 
pedido obedece que usualmente para equipos de esta gama el transductor convexo se encuentra con un rango de 
funcionamiento entre dichas frecuencias, siendo dicho ancho de banda más que suficiente para la realización de 
todo tipo de estudios, sin afectar la calidad de las imágenes diagnósticas.

21-10-2021 16:02:50

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:39:36

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

¿Se podría cotizar con un rango de +/-1cm? 21-10-2021 16:03:01

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:39:51

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora
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Donde dice: "Estabilizador de voltage o como mínimo un UPS de 30min como mínimo" solicitamos a la 
convocate modificar a "UPS del tipo Online", debido a que la misma permite proteger el equipo ante variaciones 
de frecuencia, caídas y subidas de tensión, además de proveer energía eléctrica de gran calidad ante 
interrupciones en el suministro eléctrico.

21-10-2021 16:03:18

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:40:00

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Sugerimos a la convocante incluir en sus especificaciones técnicas una impresora térmica en blanco y negro, a fin 
de obtener una copia visualizable, perdurable y transportable de la información procesada y facilitar asi mismo la 
documentación del paciente.

21-10-2021 16:03:38

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:40:23

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Sugerimos a la convocante incluir en sus especificaciones técnicas una impresora térmica en blanco y negro, a fin 
de obtener una copia visualizable, perdurable y transportable de la información procesada y facilitar asi mismo la 
documentación del paciente.

21-10-2021 16:04:00

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:40:34

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Las especificaciones técnicas no corresponden a este instrumento, favor corregir 21-10-2021 16:04:14

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:40:45

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

¿Se podría cotizar con un rango de +/-1cm? 21-10-2021 16:04:44

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:40:56

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

¿Se podría cotizar con un rango de +/-2cm? 21-10-2021 16:05:04

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:41:17

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

¿Se podría cotizar con un rango de +/-2cm? 21-10-2021 16:05:25

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:41:28

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

¿Se podría cotizar con un rango de +/-2cm? 21-10-2021 16:05:42

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:41:38

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

¿Se podría cotizar con un rango de +/-2cm? 21-10-2021 16:05:56

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:41:48

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

¿Se podría cotizar con un rango de +/-1cm? 21-10-2021 16:06:17

RESPUESTAS
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Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:42:02

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

¿Se podría cotizar con un rango de +/-1cm? 21-10-2021 16:06:36

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:42:20

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

¿Se podría cotizar con un rango de +/-2cm? 21-10-2021 16:06:51

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:42:43

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

¿Se podría cotizar con un rango de +/-2cm? 21-10-2021 16:07:05

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:42:53

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

¿Se podría cotizar con un rango de +/-2cm? 21-10-2021 16:07:22

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:43:08

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

¿Se podría cotizar con un rango de +/-1cm? El código BR 433R corresponde a una marca específica en el 
mercado, favor exluir

21-10-2021 16:08:12

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:43:23

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

¿Se podría cotizar con un rango de +/-1cm? 21-10-2021 16:08:36

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:43:35

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

¿Se podría cotizar con un rango de +/-1cm? 21-10-2021 16:08:55

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:43:46

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

¿Se podría cotizar con un rango de +/-2cm? 21-10-2021 16:09:14

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:43:58

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

¿Se podría cotizar con un rango de +/-2cm? 21-10-2021 16:09:33

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:44:18

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

¿Se podría cotizar con un rango de +/-2cm? 21-10-2021 16:09:48

RESPUESTAS
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Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:44:31

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

¿Se podría cotizar con un rango de +/-2cm? 21-10-2021 16:10:08

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:44:52

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

¿Se podría cotizar con un rango de +/-2cm? 21-10-2021 16:10:28

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:45:13

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

¿Se podría cotizar con un rango de +/-1cm? El código BF 433R corresponde a una marca específica en el 
mercaddo, favor excluir.

21-10-2021 16:11:15

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:45:25

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Solicitamos amplia el plan de entrega a por lo menos 60 días corridos, a partir de la recepción de la orden de 
compra.

21-10-2021 16:12:13

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:45:35

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En el Pliego de Bases y Condiciones, se indica que las visitas al sitio NO APLICA 1.1. En base a las 
características del equipo solicitado en el ítem 10 Ecógrafo, y la importancia de que el sitio de instalación cumpla 
con los requerimientos de espacio y condiciones eléctricas que permitan el correcto funcionamiento e instalación. 
Solicitamos a la convocante detallar el sitio final de entrega del equipo e incluir la realización de una visita de 
verificación a la sala destinada para la instalación.

21-10-2021 16:17:21

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:45:45

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En el Pliego de Bases y Condiciones, se indica que las visitas al sitio NO APLICA 1.2. Para el ítem 10 Ecógrafo, 
en base a los requerimientos eléctricos del equipo como ser una toma eléctrica con sistema de puesta a tierra y 
edilicios como ser un piso firme y liso para el desplazamiento del equipo, solicitamos a la convocante aclarar 
quién será el responsable de las adecuaciones edilicias y eléctricas caso fuere necesario para la instalación y 
puesta en marcha del equipo.

21-10-2021 16:18:20

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:45:55

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En el Pliego de Bases y Condiciones, se indica que las visitas al sitio NO APLICA 1.3. En base a las 
características del equipo solicitado en el ítem 11 Equipo de Rayos X, y la importancia de que el sitio de 
instalación cumpla con los requerimientos de espacio y condiciones eléctricas que permitan el correcto 
funcionamiento e instalación. Solicitamos a la convocante incluir detallar el sitio final de entrega del equipo y la 
realización de una visita de verificación a la sala destinada para la instalación.-

21-10-2021 16:21:35

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:46:04

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En el Pliego de Bases y Condiciones, se indica que las visitas al sitio NO APLICA 1.4. Para el ítem 11 Equipo de 
Rayos X, en base a los requerimientos eléctricos del equipo como ser una toma eléctrica con sistema de puesta a 
tierra y edilicios como ser un piso firme y liso para el desplazamiento del equipo, solicitamos a la convocante 
aclarar quién será el responsable de las adecuaciones edilicias y eléctricas caso fuere necesario para la instalación 
y puesta en marcha del equipo.

21-10-2021 16:22:12

RESPUESTAS
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Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:46:13

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

El PBC establece: GARANTÍA DEL BIEN ADQUIRIDO (Equipos) Proveedor garantizará que todos los bienes 
suministrados en virtud del Contrato son nuevos, sin uso. El Proveedor garantizará que todos los bienes 
suministrados estarán libres de defectos derivados de actos y omisiones que éste hubiese incurrido, o derivados 
del diseño, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en el 
Paraguay. La garantía permanecerá vigente durante 24 meses posteriores al Acta de Recepción del bien. 
Solicitamos a la Convocante aclarar queLa Garantía deberá incluir soporte de mantenimiento Preventivo 
semestral y mantenimiento correctivo deLunesa Viernesde 08:00 a 17:00hs, incluyendo la sustitución sin 
costos de piezas de repuestos requeridos a necesidad por el Administrador del Contrato

21-10-2021 16:23:04

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:46:23

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

EL PBC establece: El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de:05 (cinco) días hábiles El 
proveedor garantiza que todos los bienes suministrados están libres de defectos derivados de actos y omisiones 
que este hubiera incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes 
en las condiciones que imperen en la República del Paraguay. Solicitamos a la Convocante considerar al menos 
el plazo de 15 días hábiles, tiempo real en el que se pueden realizar las gestiones de reposición, flete aéreo y 
despacho, considerando que todos los repuestos son importados únicamente de origen, ya que los mismos deben 
ser originales y con la garantía del Fabricante.

21-10-2021 16:23:54

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:46:33

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Item 22- Servocuna Donde solicita posiciones trendelemburg y fowler, sugerimos amablemente a la convocante 
describir la posición "fowler o trendelembur reverso/inverso", considerando que muchas especificaciones 
técnicas mencionan de la manera sugerida.

21-10-2021 16:24:16

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:46:42

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

item 22 - Servocuna. Donde solicita "Dispositivo portachasis para película de rayos x (opcional), apto para 
utilizar intensificador de imágenes. Solicitamos amablemente a la convocante aclara a que tipo de intensificador 
de imágenes corresponde el pedido, si hace referencia a Arco en C. Etc

21-10-2021 16:24:49

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:47:09

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

item 22- Servocuna. Donde solicita "Pantalla para visualización de parámetros de funcionamiento con selector 
digital de 3 dígitos para programa de control de la temperatura deseada". Solicitamos amablemente a la 
convocante que en dicho requerimiento agregue la palabra "al menos" 3 digitos.

21-10-2021 16:25:22

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:47:20

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

item 22 - Servocuna. Donde la convocante solicita " Simbología universal para las teclas y rótulos en español. 
Solicitamos amablemente a la convocante que sean aceptados rótulos en ingles, considerando que son 
descripciones y simbología universal, Ej: Start, stop, up, down con sus correspondientes indicadores

21-10-2021 16:25:47

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:47:30

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

item 22- Servocuna. En el punto donde la convocante solicita "Sistema de control de temperatura del paciente 
(servocontrol) con precisión de aproximadamente 0,1°C. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar 
equipos con precisión de +/- 0,3°C

21-10-2021 16:26:02

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:47:39

CONSULTA
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Consulta Realizada Fecha Hora

Item 22- Servocuna. En el punto donde la convocante solicita "tres tomas auxiliares parte posterior de la 
estructura p/ conexión equipos adicionales. Solicitamos amablemente a la convocante eliminar este punto 
considerando que las tomas auxiliares están limitadas por la corriente que puede entregar el equipo, el cual podría 
ocasionar daños al equipo solicitado

21-10-2021 16:26:28

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:47:49

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Solcitamos amablemente a la convocante aclarar los movimientos descriptos en la solicitud, Ejemplo: Cual es el 
significado de "proclive", "FF", Liptotomia". Además en la descripción limita la procedencia del equipo 
(BRASILERA) dejando totalmente sin posibilidad de participacion a varios potenciales oferentes incluso da 
lugar a interpretación de direccionamiento de mercado o marca.

21-10-2021 16:26:54

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:48:00

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

item 24- Luces Cialitica portátiles con mangos estériles. Solicitamos amablemente a la convocante aclarar la 
descripción "cámara de vidrio". Además sugerimos que Describa la intensidad lumínica que requiere EJ: 130.000 
lux

21-10-2021 16:27:11

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:48:08

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

El PBC establece: Observación: …//… En caso de empresas que tengan menos años de antigüedad, el promedio 
se realizará teniendo en cuenta la cantidad de años de existencia. En todos los casos se utilizarán dos decimales. 
Los oferentes con menos de 3 (tres) años de antigüedad, podrán presentar sus Balances Generales y Estados 
Financieros desde su existencia como empresa. Se solicita a la Convocante la exclusión este punto, en cuanto que 
se vulnera el principio de igualdad de los oferentes en cuanto que a unos se les pide el promedio de los 3 años se 
calculará el índice de cada año y luego se sumarán estos índices y se dividirán entre la cantidad de años para 
acreditar la capacidad financiera, en tanto que a otros con menos antigüedad se les considerará menos años de 
antigüedad. Ello a más de no ser un criterio de evaluación igualitario, podría vulnerar los derechos de la 
Convocante en cuanto que permitiría la participación de empresas sin un mínimo de antigüedad en el mercado y 
sin solvencia económica.-

21-10-2021 16:30:14

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:48:17

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

1. El PBC establece: Demostrar la experiencia en provisión de Equipos Médicos y/o Instrumentales y/o Muebles 
con facturaciones de venta por un monto equivalente al 25 % como mínimo del monto total ofertado en la 
presente licitación, en los: 3 (tres) últimos años. [2018, 2019 y 2020]. Requisitos documentales para evaluar el 
criterio de experiencia requerida: Copias de Contratos ejecutados finalizados, y/o facturaciones que avalen la 
experiencia en provisión (SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 
EQUIPOS BIOMÉDICOS) dentro de los Ejercicios Fiscales de los años 2018 2019 - 2020. Documentos: Copias 
de contratos ejecutados y/o Facturaciones de provisión: Equipos Médicos y/o Instrumentales y/o Muebles, por un 
monto equivalente al 25 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los: 3 (tres) 
ÚLTIMOS AÑOS (2018, 2019 y 2020) 2. Notas, constancias, certificaciones y/o Actas de Recepción Final en 
provisión de Equipos Médicos y/o Instrumentales y/o Muebles, donde conste el desempeño satisfactorio del 
Oferente, expedidos por Instituciones Públicas o Privadas dentro de los 3 (tres) ÚLTIMOS AÑOS (2018, 2019 y 
2020). Dicho documento deberá estar debidamente sellado y firmado por el responsable que lo emitió. Se solicita 
aclarar si las documentaciones para acreditar la experiencia podrán ser en cualquiera de los tres años o en 
sumatoria en cada uno de los años?

21-10-2021 16:32:02

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:48:27

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

El PBC establece: Requisito documental para evaluar la capacidad técnica. 4. Autorización del fabricante: 
Documentación otorgada por el fabricante para los representantes o distribuidores, debidamente consularizado, 
legalizada o apostillado, para comercializar el producto ofertado, inscripta en Registros Públicos. Solicitamos que 
se acepte la Autorización del fabricante autenticada por escribanía. Y que La Autorización del Fabricante 
debidamente apostillada y/o legalizada por el Consulado Paraguayo en el país de origen, e inscripto en la 
Dirección General de Registros Públicos sea requerida para la firma del contrato.- Lo solicitado obedece a que 
los trámites de legalización, apostillado y registros están en demorando en demasía.-

21-10-2021 16:33:15

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:48:37

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora
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Se solicita a la Convocante incluir entre las documentaciones a requerir las siguientes: • Certificado de Registro 
Sanitario del producto ofertado dando cumplimiento a la Ley 4659/12 de la DNVS, reglamentada por la 
Resolución S.G. 669/16, o en su defecto el expediente en trámite de emisión, para las Empresas Importadoras y 
Distribuidoras de Dispositivos Médicos emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria dependiente 
del MSPyBS. • Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Almacenamiento y Distribución para 
empresas Importadoras y Distribuidoras de Dispositivos Médicos emitido por la Dirección Nacional de 
Vigilancia Sanitaria dependiente del MSPyBS dando cumplimiento a la Ley 4659/12 de la DNVS, reglamentada 
por la Resolución S.G. 669/16. • Constancia o Renovación de Constancia de Inscripción a la empresa encargada 
de realizar la Importación de fuentes de radiación ionizante. Con el objetivo de dar cumplimiento a la Ley 
5169/2014 por la cual se crea la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear. Esta normativa regula la actividad 
de comercialización y asistencia técnica a equipos que emiten radiación ionizante (Rayos X). • Autorización de 
Servicio de Reparación y Mantenimiento a Equipos según la Categoría (1,2,3,4,5) que corresponda establecida en 
la Resolución -D-ARRN Nº 26/16 que aprueba el Reglamento Básico de Protección Radiológica y Seguridad de 
las Fuentes de Radiación Ionizante. Con el objetivo de dar cumplimiento a la Ley 5169/2014 por la cual se crea 
la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear. Esta normativa regula la actividad de comercialización y 
asistencia técnica a equipos que emiten radiación ionizante (Rayos X). • Plantel técnico encargado para los 
servicios de asistencia técnica durante el periodo de Garantía cuente con la Autorización Individual para 
Trabajador Ocupacionalmente Expuesto (TOE). Con el objetivo de dar cumplimiento a la Ley 5169/2014. Todo 
ello en cumplimiento a las normativas vigentes.-

21-10-2021 16:36:40

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:49:47

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas, Página Número 28 – Item 10 en el Pliego 
de Bases y Condiciones donde dice: garantía y servicio técnico de mantenimiento durante 12 meses después de la 
instalación, puesta en funcionamiento Solicitamos a la Convocante aclarar la garantía en relación a los 
transductores, especificando que ésta no corresponde por desgastes, daños causados y/o golpes. Se solicita a la 
Convocante especificar que la garantía de repuestos aplicará sólo por defectos originales de Fábrica.

21-10-2021 16:38:05

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:49:59

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas, Página Número 29 – Item 11 en el Pliego 
de Bases y Condiciones donde dice: Garantía mínima 2 años Especificar garantía por separado (tubo, generador, 
consola, etc.) incluir repuestos Se solicita a la Convocante especificar que la garantía de repuestos: tubo, 
generador, consola se aplicará por un período de 2 años a partir de la instalación y puesta en funcionamiento del 
equipo teniendo en cuenta que en la página numero 12 solicitan 24 meses de garantía para los bienes 
suministrados y en la página nro. 29 en el ítem 11, solicitan especificar la garantía del tubo, generador, consola, 
etc., lo cual genera una contradicción.

21-10-2021 16:40:11

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:50:14

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Sugerimos a la convocante aclarar que los Eventos de Mantenimiento Preventivo deben realizarse de forma 
semestral de Lunes a Viernes de 08:00 a 17:00hs excluyendo feriados. Sugerimos a la convocante aclarar que los 
eventos de Mantenimiento Correctivo serán a necesidad, realizados de Lunes a Viernes de 08:00 a 17:00hs 
excluyendo feriados

21-10-2021 16:40:52

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:50:29

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Página Número 28 del PBC. Solicitamos a la convocante definir correctamente el periodo de garantía teniendo en 
cuenta que en la pagina numero 12 solicitan 24 meses de garantía para los bienes suministrados y en la página 
nro. 28 en el ítem 10, solicitan 12 meses de garantía, lo cual genera una contradicción.

21-10-2021 16:43:43

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:50:44

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Página Número 42, en el Pliego de Bases y Condiciones se indica como lugar de entrega: Sede de la Úndecima 
Región Sanitaria, ubicado en la ciudad de J. Augusto Saldivar, Km 25,5 de la Ruta 1. Se solicita a la convocante, 
para el ítem 10 Ecografo, determinar quién será el responsable de trasladar el equipo desde el sitio de entrega 
mencionado al sitio final de instalación.

21-10-2021 16:44:44

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:50:57

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora
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de entrega: Sede de la Úndecima Región Sanitaria, ubicado en la ciudad de J. Augusto Saldivar, Km 25,5 de la 
Ruta 1. Se solicita a la convocante, para el ítem 11 Equipo de Rayos X, determinar quién será el responsable de 
trasladar el equipo desde el sitio de entrega mencionado al sitio final de instalación.

21-10-2021 16:45:14

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:51:10

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

El PBC establece: El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, 
prestación de servicios será de 0,01% Solicitamos a la Convocante que el porcentaje de multa por cada día de 
atraso en la entrega de bienes adjudicados sea de 0,001%. Pedimos equidad y que el porcentaje sea el mismo al 
que es aplicado como se indica en el punto Tasa de Interés por mora: En caso de que la contratante incurriera en 
mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del: se aplicará es del 0,001 % por cada 
día de atraso hasta que haya efectuado el pago completo.-

21-10-2021 16:46:07

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:51:23

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Item 25- Luces Cialitica portátil con Mangos Estériles para manejo. Solicitamos a la convocante aclarar la 
descripción "balcil", además incluir mas datos del equipo requerido como ejemplo: Luces LED, con 100000 lux 
de intensidad luminica o mayor, con base rodante, mango esterilizable, bateria incorporada, control de intensidad 
luminica. etc

21-10-2021 16:46:15

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:51:35

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En el punto donde solicita "Mezclador Electrónico vaporizadores", solicitamos amablemente a la convocante 
incluir en la propuesta mezclador electrónico o vaporizador mecánico con conexión tipo selectatec, considerando 
que muy pocas marcas presentan vaporizadores electrónicos, además esto encarece el producto considerando que 
el costo del mismo podría destinar a parámetros de mayor necesidad como monitores multiparamétrico, medidor 
de agentes anestésico etc.

21-10-2021 16:46:49

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:51:48

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

item 26 Maquina de Anestesia, solicitamos amablemente a la convocante detallar mas parámetros requerido 
como tipo de ventilador o modalidad ventilatoria, tipo de canister, fuelle, absorvedor, tipo de monitor 
multiparametrico. Etc

21-10-2021 16:47:17

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:52:19

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Item 33. Electrobisturi Solicitamos amablemente a la convocante que detalle mayor cantidad de parámetros 
requeridos como ejemplo: potencia del equipo en corte puro, potencia en coagulación, modos de trabajo, 
accesorios etc.

21-10-2021 16:47:48

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:52:33

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Item 1. Aspirador Donde la convocante solicita "Panel frontal del aspirador que visualiza todas las funciones 
operativas y el estado de carga de la batería. Solicitamos amablemente a la convocante eliminar el requerimiento 
batería por las prestaciones en flujo que solicita este item, hace referencia a aspirador quirúrgico de sala y no 
aspirador portátil

21-10-2021 16:54:38

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:52:44

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Item 1 Aspirador Donde la convocante solicita "2 frascos colector de 3 litros autoclavables con su tapa". 
Solicitamos amablemente a la convocante que aceptar "2 frascos de 3 litros autoclavables o desinfectable con su 
tapa"

21-10-2021 16:55:06

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora



22-09-2022 17 de 150

    Listado de Consultas

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:52:59

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

PBC establece: Dentro de los 30 (treinta) días corridos contados a partir de la recepción efectiva de la orden de 
compra; según el procedimiento descrito a continuación Se solicita a la Convocante modificar dichos plazos 
estableciendo cuanto sigue: A los 90 días corridos a partir de la recepción de la orden de compra. Se tendrá por 
recibida la orden de compra a partir del siguiente día hábil a la remisión del correo conforme lo establece La 
extensión del plazo se debe a que los bienes son importados y los plazos deben ser estimados de contemplar los 
siguientes factores: fabricación, permisos administrativos del país de origen, trámites aduaneros de exportación, 
flete internacional y trámites aduaneros de importación. Así también es importante resaltar que, debido a las 
medidas sanitarias de trabajo por la pandemia, varios de estos procesos sufren demoras considerables. Se resalta 
que el plazo requerido por la Convocante es de cumplimiento imposible, inclusive para la modalidad de flete 
aéreo, lo cual resultaría en aumentos considerables en los costos de logística, a menos que la Convocante 
pretenda que los potenciales proveedores ya cuenten con un equipo con esas EEE.TT. en stock , lo cual es 
improbable teniendo en cuenta que los mismos son fabricados a necesidad.-

21-10-2021 17:07:40

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:53:12

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Ítem 11: Equipo de Rayos X Portátil Teniendo en cuenta el presupuesto referencial asignado para este ítem, y la 
gran cantidad de accesorios y películas incluidos con el equipo, en donde solicitan un equipo portátil con dosis de 
hasta 100 mA, solicitamos a la convocante que el generador del equipo de rayos x sea de 4 KW o mayor, cuente 
con tubo de ánodo fijo con un punto focal de 1.8 mm o mayor con absorción calórica mínima de 40 KHU o 
mayor, rango de KV de 40 a 100KV. Con las nuevas tecnologías que tienen los equipos actuales, el valor de 
dosis solicitado (hasta 100mA) se cumple ampliamente con los rangos de parámetros recomendados (Generador 
de 4 KW, Tubo de ánodo fijo, Punto focal de 1.8mm, Absorción calórica de 40 KHU, Rango de KV de 40 a 100).

21-10-2021 17:09:04

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:53:28

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

El PBC establece: Nota de Remisión/Acta de Recepción. Frecuencia: 1 (una) sola vez Se menciona en el PBC al 
Acta de Recepción Definitiva como documento de cumplimiento no obstante la misma no se establece como 
documento para la solicitud de pago.- Solicitamos a la convocante modificar el indicador por la nota de remisión, 
en concordancia con las documentaciones requeridas para el pago, o en su defecto establecer quienes son los 
responsables de la emisión y suscripción del Acta de Recepción Definitiva, además solicitamos que dicho 
documento sea emitido al momento de la entrega del bien. Lo solicitado obedece a la distancia del sitio de 
ejecución. –

21-10-2021 17:09:35

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:53:42

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

El PBC establece: No aplica. Considerando el alcance de esta Licitación y en atención a los costos de los equipos 
licitados, solicitamos prever 20% en concepto de pago por Anticipo Financiero de acuerdo a lo establecido en la 
Ley 2051/03 y de acuerdo a lo establecido en la Ley Art. 171 de la Ley de Presupuesto General de la Nación para 
el Ejercicio año 2021 N° 6672/2020 y en consecuencia se emita un CDP por dicho valor.-

21-10-2021 17:11:20

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:53:53

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

El PBC establece: Demostrar la experiencia en provisión de Equipos Médicos y/o Instrumentales y/o Muebles 
con facturaciones de venta por un monto equivalente al 25 % como mínimo del monto total ofertado en la 
presente licitación, en los: 3 (tres) últimos años. [2018, 2019 y 2020]. Se sugiere a la Convocante requerir 
experiencia en la provisión de equipos de la modalidad ofertada. Esto considerando que a nuestro criterio, los 
potenciales oferentes deben contar con experiencia específica en desarrollo de proyectos de Imágenes Médicas, 
cuya complejidad difiere de otros dispositivos médicos de menor porte. Entendemos que este requerimiento no 
limitará la libre participación, considerando que en el mercado local existen varias empresas que cuentan con la 
experiencia necesaria en el rubro específico.

21-10-2021 17:18:04

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:54:04

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

REQUISITOS DE CALIFICACIONES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CAPACIDAD TÉCNICA. 
Respetuosamente solicitamos a la convocante permita la presentación del siguiente documento: Registro 
Sanitario vigente o Constancia de Inicio de trámite de registro sanitario emitido por la Dirección Nacional de 
Vigilancia Sanitaria dependiente del MSPyBS.-

21-10-2021 17:40:56

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:54:19
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CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Ítem 33 Equipo de Electrobisturí Las especificaciones técnicas descriptas por la Convocante son mínimas y no 
permiten determinar – al oferente - el tipo de electrobisturí que pretenden adquirir Sugerimos a la convocante 
agregar mas datos técnicos que permitan ofertar equipos acorde a sus necesidades: Modo Corte Monopolar 
Potencia máxima de corte puro: 160 W (o mayor) Potencia máxima de corte mezcla: 120 w (o mayor) Modo 
Coagulación monopolar Potencia máxima de coagulación Forzada: 100 W (o mayor) Potencia máxima de 
coagulación suave: 80 W (o mayor) Modo Bipolar Potencia máxima de coagulación bipolar: 60 W (o mayor) 
Señal de advertencia en caso de falla o desconexión del electrodo neutro: acústica y visual Posibilidad de 
determinar el límite de potencia, por el usuario Posibilidad de seleccionar el efecto deseado Peso del equipo: no 
mayor a 5 kg Posibilidad de activar mediante interruptor de pedal y lápices de comando Accesorios 01 (un) 
Sistema de control de aspiración de humo, para uso combinado con el electrobisturí, que incluya consola, pedal y 
10 filtros de aspiración de humo de un solo uso 01(un) Carro para transporte del equipo original con 4 ruedas 01
(un) Pedal de pie impermeable 100 (cien) Mango porta electrodos, con 2 botones para activar el generador. 100 
(cien) Electrodos neutros de un solo uso, superficie de contacto divida en dos 01 (una) Pinza bipolar recta de al 
menos 10 cm 01 (una) Pinza bipolar curva de al menos 10 cm Otros requerimientos: Certificado de registro 
sanitario vigente emitido por la DNVS dependiente del MSPyBS

21-10-2021 17:51:10

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:56:55

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Se le solicita amablemente a la convocante ampliar el plazo de entrega a 60 (sesenta) días corridos, contados a 
partir de la recepción efectiva de la orden de compra, teniendo en cuenta la situación actual para importaciones y 
los imprevistos que se pudieran tener.

21-10-2021 17:52:00

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:57:07

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Se le solicita amablemente a la convocante favor aceptar, balanza con un rango de pesaje de 5 a 15 Kg y una 
precisión de 5 g.

21-10-2021 17:53:50

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:57:19

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice dos conectores para transductores, solicitamos permita ofertar equipos que cuenten con un conector 
para transductor

21-10-2021 17:54:52

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:57:30

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice Unidad Principal DP-6600, solicitamos eliminar este punto ya que corresponde a un modelo de una 
marca específica de ecografo

21-10-2021 18:02:59

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:57:44

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Recomendamos incluir como mínimo los siguientes Modos de Imágen: Modo 2D, Doppler Color y Doppler 
Pulsado que son los modos de operación mínimos necesarios para un buen diagnóstico

21-10-2021 18:09:32

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:58:05

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Solicitan bucle de cine de 256 fotogramas, solicitamos permita ofertar equipos con bucle de cine de 255 
fotogramas o más

21-10-2021 18:13:00

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:58:21

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Solicitan: Transductor de matriz convexo electrónico multifrecuencia de 2 a 6 Mhz, solicitamos permita ofertar 
Transductor de matriz convexo electronico multifrecuencia de 2 a 5 Mhz

21-10-2021 18:17:14

RESPUESTAS
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Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:58:34

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Recomendamos solicitar que el equipo cuente con batería interna con autonomía de al menos 30 minutos 21-10-2021 18:22:54

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:58:46

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Recomendamos incluir: las aplicaciones o Softwares que debe tener el equipo, considerando los transductores 
solicitados , recomendamos diga: el equipo debe contar con los siguientes softwares o aplicaciones: ginecología, 
obstetricia, abdomen, partes blandas, mamas y tiroides

21-10-2021 18:26:48

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:59:00

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Recomendamos que el equipo sea resistente a golpes 21-10-2021 18:28:32

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:59:45

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En la lista de precio referencial el monto de la servocuna es de 55.000.000. Sugerimos respetuosamente a la 
convocante poder modificar dicho monto a 80.500.000 porque están solicitando con un equipo de luminoterapia 
y nuevamente observamos que en su estudio de mercado cuentan con 4 precios referenciales y tomaron el de 
menor monto pudiendo hacer un premedio para dar mayor participación a los oferentes y no solamente usar el 
precio referencia de Gaesa

21-10-2021 22:30:02

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 15:59:58

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En las especificaciones técnicas del carro de paro están solicitando un monitor de signos vitales incluido, pero el 
precio referencial esta muy por debajo de lo solicitado con todos los componentes que solicitan con el carro de 
paro mas el monitor de signos vitales el precio de referencia queda muy por debajo a que el mercado ofrece. 
Observamos que en su estudio de mercado cuentan con tres cotizaciones una de 52.000.000 que es la mas 
acertada a lo solicitado, el siguiente referecial que colocaron es del id 381898 donde en ese llamado solo esta el 
carro de paro sin el monitor de signos vitales y la tercera que es una cotización de Gaesa y justo esa lo usaron de 
referencial, por lo tanto solicitamos a la convocante poder incrementar en el presupuesto solicitado por los 
motivos expuesto mas arriba

21-10-2021 22:31:53

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 16:00:17

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

- Considerando el precio referencial para este item, y las prestaciones del monitor solicitado, sugerimos que se 
asigne item separado para el monitor

21-10-2021 22:33:36

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 16:00:30

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

- Donde dice: Dimensiones: L320xW205xH410 Peso: 9.8kg, considerando que son medidas muy específicas y 
que no todos los fabricantes cuentan con esas medidas, solicitamos se puedan cotizar desfibriladores con otras 
medidas

21-10-2021 22:34:06

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 16:00:43

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

- Donde solicitan: Tiempo de carga Máximo 8 segundos a 360 julios, solicitamos que esta especificación sea 
redactada de esta manera: Máximo 8 segundos a 200 julios, el equipo solicitado es de tecnología bifásica, y 
aplicar corriente bifásica a 360 joules es riesgoso para la vida del paciente

21-10-2021 22:34:34

RESPUESTAS
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Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 16:00:55

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

- Para Fuente de alimentación de CA 110 V, 60 Hz / 220 V, 50 Hz Voltaje del vehículo DC 12V, solicitamos 
que el voltaje del vehículo DC 12 V sea considerado opcional, ya que las descargas consumen mucha energía

21-10-2021 22:36:04

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 16:01:12

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

- Donde dice: Tipo LED gráfico de alta resolución y color verdadero, solicitamos se puedan cotizar equipos con 
Tipo LCD TFT de alta resolución. - Solicitamos que el Análisis del segmento S-T: -2.0 ~ 2.0mv sea considerado 
opcional.

21-10-2021 22:36:48

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 16:01:27

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

- Donde piden: Protección: con voltaje de stand 4000vAc / 50Hz en aislamiento y trabajo contra la interencia 
electroquirúrgica y la desfibrilación, solicitamos se puedan ofertar equipos con protección de voltaje de 1K 
contra inerferencia electroquirúrgica.

21-10-2021 22:37:15

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 16:01:39

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

- Solicitamos se puedan cotizar cajas para instrumentales de 40x20x8 cm 21-10-2021 22:37:44

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 16:01:51

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

- Solicitamos indicar si se trata de un desfibrilador del tipo DEA y definir mejor las especificaciones requeridas, 
puesto que las especificaciones del pliego prácticamente definen sólo la batería y pareciera un extracto copiado 
de un manual o catálogo

21-10-2021 22:38:10

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 16:04:16

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

- Solicitamos que las especificaciones técnicas de este item sean revisadas, puesto que las publicadas en el PBC 
corresponden de manera exclusiva a la marca Macrimasa-Pharma, modelo Vitalfic M90, lo que atenta contra la 
igualdad de competencia garantizada por la la Ley de Contrataciones 2.051/03

21-10-2021 22:38:40

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 16:04:32

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

- Solicitamos que las especificaciones técnicas de este item sean revisadas, puesto que las publicadas en el PBC 
corresponden de manera exclusiva a la marca Macrimasa-Pharma, modelo Vitalfic M90, lo que atenta contra la 
igualdad de competencia garantizada por la la Ley de Contrataciones 2.051/03.

21-10-2021 22:39:04

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 16:04:44

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

- Solicitamos que las especificaciones técnicas de este item sean revisadas, puesto que las publicadas en el PBC 
corresponden de manera exclusiva a un fabricante chino como artículo genérico y comercializado por varias 
marcas como suyo, lo que atenta contra la igualdad de competencia garantizada por la la Ley de Contrataciones 
2.051/03.

21-10-2021 22:40:25

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 16:04:59

CONSULTA
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Consulta Realizada Fecha Hora

- Solicitamos que se puedan cotizar instrumentales con variación de las medidas de + 2 cm siempre y cuando 
corresponda al uso que serán destinados

21-10-2021 22:41:04

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 16:05:11

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

- Solicitamos se puedan elevar los precios referenciales de los instrumentales de manera a que la convocante 
pueda contar con instrumentales de gran calidad que cuenten con certificaciones del acero con el que están 
construidos para que tengan una óptima duración.

21-10-2021 22:41:28

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

AJUSTARSE AL DICTAMEN DOC N° 186/2021. 06-06-2022 16:02:41

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

- Debido a los retrasos en la logística causados por la pandemia de público conocimiento, solicitamos que el 
plazo de entrega sea extendido a 90 días corridos a partir de la firma del Contrato

21-10-2021 22:41:58

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 16:06:44

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

- Sugerimos a la convocante que los equipos e instrumentales solicitados cuenten con Registro Sanitario vigente 
para la presentación de la oferta

21-10-2021 22:42:19

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 16:06:57

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice "Dentro de los 30 (treinta) días corridos contados a partir de la recepción efectiva de la orden de 
compra; según el procedimiento descrito a continuación" Solictamos a la convocante plazo de entrega de 60 dias 
despues de emitir la orden de compra debidos a los problemas recurentes de la pandemia

21-10-2021 23:26:04

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 16:07:08

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Item 47 Autoclave de 100 litros Solicitamos amablemente a la convocante aclarar el tipo de autoclave solicita, si 
hace referenci a esterilizadores por pulso de vacío, tipo horizontal o Vertical.

22-10-2021 07:16:09

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 16:07:39

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

item 49 Aspirador portátil Donde solicita frasco colector de 1 litro autoclavable, solicitamos amablemente a la 
convocante aceptar "Frasco de 1 litro autoclavable o desinfectable, de esta manera dar lugar a mayor 
participación de oferentes

22-10-2021 07:18:44

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

AJUSTARSE AL DICTAMEN DOC N° 186/2021. 06-06-2022 16:11:07

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Item 49. Aspirador portátil En el punto donde solicita tamaño 260x180x220, solicitamos amablemente a la 
convocante establecer rango de estas medidas o agregar límites como máximo, mínimo o aproximado. También 
sugerimos que el vacío máximo de succión tenga un rango de +/-100mmHg considerando que el verdadero 
parámetro deseado es el flujo o la velocidad de succión.

22-10-2021 07:21:21

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

AJUSTARSE AL DICTAMEN DOC N° 186/2021. 06-06-2022 16:11:22

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Item 36. Desfibrilador En el punto donde solicita dimensiones, solicitamos amablemente a la convocante 
establecer rangos al requerimiento como máximo, mínimo o aproximado. también sugerimos que el peso 
solicitado en el equipo, baterías también se puedan establecer rangos de peso y unificar el tipo de batería que 
requiere

22-10-2021 07:25:58
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RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

AJUSTARSE AL DICTAMEN DOC N° 186/2021. 06-06-2022 16:11:37

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Item 37 Monitor pediátrico Donde la convocante solicita resolución de 1280x1024, solicitamos amablemente a la 
convocante aceptar equipos con resolución de 800x600, de manera a dar lugar a mayor participación de oferentes.

22-10-2021 07:33:13

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

AJUSTARSE AL DICTAMEN DOC N° 186/2021. 06-06-2022 16:11:48

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Item 37 Monitor Pediátrico En el punto donde solicita "Transmisión infrarrojos para el modulo paramétrico", 
solicitamos amablemente a la convocante aclarar dicho requerimiento, si hace referencia a la transmisión del 
modulo al monitor por medio infrarrojo sin necesidad de conexión, o si hace referencia a algun tipo de control 
remoto externo.

22-10-2021 07:35:57

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

AJUSTARSE AL DICTAMEN DOC N° 186/2021. 06-06-2022 16:12:00

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

ítem 38 Monitor Adulto Donde la convocante solicita "17 pulgadas LCD de alta resolución. 1280x1024 pantalla 
táctil". Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos de 12 pulgadas como mínimo de resolución 
800x600, de esta manera dar lugar a mayor cantidad de oferentes

22-10-2021 07:42:33

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

AJUSTARSE AL DICTAMEN DOC N° 186/2021. 06-06-2022 16:12:10

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

item 38 MOnitor Adulto En el punto donde solicita "Transmisión infrarrojos para el modulo paramétrico", 
solicitamos amablemente a la convocante aclarar dicho requerimiento, si hace referencia a la transmisión del 
modulo al monitor por medio infrarrojo sin necesidad de conexión, o

22-10-2021 07:43:19

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

AJUSTARSE AL DICTAMEN DOC N° 186/2021. 06-06-2022 16:12:22

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

item 44 Oximetro de pulso En el punto donde especifica "DE MESA", solicitamos amablemente a la convocante 
aceptar equipos de mano, considerando mayor portabilidad y atendiendo que la medición es de un solo parámetro.

22-10-2021 07:46:41

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

AJUSTARSE AL DICTAMEN DOC N° 186/2021. 06-06-2022 16:12:34

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

LA Gran Mayoría de los precios Publicados son precios pre Pandemia, en la actualidad están todos por sobre un 
30% mas elevado. Podrían ajustar los referenciales

22-10-2021 07:47:50

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

AJUSTARSE AL DICTAMEN DOC N° 186/2021. 06-06-2022 16:08:16

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

item 45 Oxímetro de pulso pediátrico En el punto donde especifica "DE MESA", solicitamos amablemente a la 
convocante aceptar equipos de mano, considerando mayor portabilidad y atendiendo que la medición es de un 
solo parámetro.

22-10-2021 07:48:01

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

AJUSTARSE AL DICTAMEN DOC N° 186/2021. 06-06-2022 16:12:45

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Item 46 Electrocardiógrafo En el punto donde solicita Batería de litio. Solicitamos amablemente a la convocante 
agregar Batería de litio o similar. considerando que el parámetro en cuestion es la duración de la carga

22-10-2021 07:51:01

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

AJUSTARSE AL DICTAMEN DOC N° 186/2021. 06-06-2022 16:13:13

CONSULTA
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Consulta Realizada Fecha Hora

item 46 En el punto donde solicita "registra 150 ondas ECG" sugerimos amablemente a la convocante aceptar 
150 ondas ECG o más. tambien solicitamos a la convocante aclarar los parámetros "ROW8, ROW6, ROW12, 
ROW10" si podrian describir dichas siglas o explicar en idioma español dicho significado.

22-10-2021 07:55:06

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

AJUSTARSE AL DICTAMEN DOC N° 186/2021. 06-06-2022 16:13:24

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Item 43 Servocuna En el punto donde requiere rangos de temperatura, sugerimos amablemente a la convocante 
establecer límites como Ejemplo, "Temperatura Automático: 25°C o menos a 38°C o más. Tambien donde 
solicita trendelemburg, solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con trendelemburg/
trendelemburg inverso de +/-10°.

22-10-2021 07:58:34

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 16:14:28

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Item 1 Aspirador Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con reservorio de 5 litros o mayor 22-10-2021 08:00:58

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE AL PBC, versión 9. 06-06-2022 16:14:37

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Solicitamos se pueda ofertar con frasco de polisulfon de mínimo 1.7L siendo que no afectaría la funcionalidad 
del equipo.

08-06-2022 10:42:13

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 07:58:15

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Solicitamos se pueda ofertar el carro soporte con 5 rueditas? 08-06-2022 10:44:16

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 07:59:42

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Consultamos a la convocante, si el equipo debe leer las tres lecturas (mmHg/mbar/Pa.). En el caso que si, 
solicitamos se pueda aceptar las siguientes lecturas como mínimo (mmHg / kPa.)?

08-06-2022 10:46:12

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 08:01:36

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Solicitamos a la convocante se pueda aceptar el Vacio Máximo en el rango de 630mmHg a 701mmHg? 08-06-2022 10:49:40

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 08:02:09

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Solicitamos aclarar la capacidad del frasco colector ya que en características Generales pide de 3 litros y 
características Técnicas piden de 5 Litros. En el caso que sea el de 3 o 5 litros solicitamos admitan como mínimo 
1.7L de capacidad.

08-06-2022 10:55:29

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 08:02:28

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Conexión eléctrica 220 V / 50 Hz. En este punto solicitamos aclarar si la conexión eléctrica debe ser interna o 
puede poseer cargador de batería?

08-06-2022 10:58:25

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 08:02:54

CONSULTA
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Consulta Realizada Fecha Hora

Se puede especificar la definición de picos y sondas. Los picos sería la cánula tipo Yankauer? La sonda el tubo 
más fino que ingresa en la boca o endotraqueal?

08-06-2022 11:06:10

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 08:04:43

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Solicitamos en este punto especificar a la convocante si la rotación más/menos 90° se refiere al colimador? En el 
caso que si, que no sea condición necesaria que gire, ya que esto no afecta en la realización de adquisición de un 
estudio. Sin el giro se pueden obtener todos los tipos de estudios.

08-06-2022 11:09:40

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 08:06:24

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Solicitamos a la convocante se pueda ofertar punto focal de 1.5 para un solo punto focal. Esto a modo que con 
este punto focal es posible obtener todas las imágenes radiográficas.

08-06-2022 11:13:07

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 08:13:59

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Solitamos en este punto especificar si la rotación axial principal mas/menos 90 sería del tubo_colimador (se 
refiere al plano frontal del espacio del cuerpo humano ) y si la rotación axial longitudinal se refiere al 
movimiento vertical del tubo_colimador (en el plano sagital del cuerpo humano). Favor dar mas detalles.

08-06-2022 11:16:57

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 08:14:24

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Solicitamos en este punto especificar si el movimiento del tubo_colimador se refiere al movimiento vertical en el 
plano sagital del cuerpo humano. En el caso que si, que esto sea una opción en tener ya que al ser un equipo 
móvil con ruedas el operador puede mover hacia el plano que desea realizar el estudio.

08-06-2022 11:18:28

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 08:16:08

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Solicitamos considerar el precio referencial del ecógrafo, pues el mismo es muy bajo para los equipos de la 
misma gama ofrecidos en el mercado local, dicho precio daría lugar a la adquisición de un equipo de muy bajas 
prestaciones, en el que por lo general su tiempo de vida es muy corto, lo cual obligaría a invertir en un nuevo 
equipo en muy poco tiempo, o bien una mayor inversión en repuestos y soporte técnico ante los numerosos 
desperfectos que presenta un equipo de baja gama.

08-06-2022 11:19:27

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 08:16:50

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Solicitamos en este punto especificar si el movimiento del tubo_colimador se refiere al movimiento vertical en el 
plano sagital del cuerpo humano. En el caso que si, que esto sea una opción en tener ya que al ser un equipo 
móvil con ruedas el operador puede mover hacia el plano que desea realizar el estudio.

08-06-2022 11:20:17

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 08:17:08

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En el punto de: Potencia mínima 30kW, se solicita admitir como minimo 5kW o mayor. Ya que hay equipo que 
poseen generadores de alto voltaje y de alta frecuencia, actualmente la eficiencia en la propia fabricación de los 
generadores permite entregar la misma cantidad de energía (kV y mAs) con una menor potencia en el generador. 
La calidad de imagen y las prestaciones del equipo son optimas.

08-06-2022 11:21:18

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 08:18:27

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora
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Solicitamos a la convocante considerar entre 120kV o mayor. Ya que en esto no afectará en las presentaciones 
del equipo y se podrá tener todos los tipos de posiciones de miembros superior e inferior con alta calidad de 
imagen.

08-06-2022 11:23:00

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 08:18:49

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Solicitamos que aumente en intervalos de 1 o en pasos. Ejemplo aumento de kV en intervalos de 1kV y 0.5 mAs 08-06-2022 11:26:29

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 08:19:07

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Solicitamos a la convocante aclarar si el ''Timer de Exposición'' se refiere entre el tiempo entre preparación y 
adquisición?

08-06-2022 11:40:13

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 08:21:18

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Solicitamos aclarar si el regulador de voltaje se refiere a selección de 110VAC- 220VAC? Además, podría el 
interruptor de la alimentación eléctrica ser opcional ya que el equipo posee pulsador de encendido y apagado?

08-06-2022 11:43:29

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 08:21:39

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Se solicitamos favor, aclarar si al mencionar ''doble garantía'' se refiere al equipo o a una parte en especifica? 08-06-2022 11:52:53

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 08:22:36

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Multiple USB que soporta teclado, ratón y datos. varios puertos para dispositivos externos. Solicitamos se admita 
ofertar una de las funciones citadas, esto a modo que no afecta a las prestaciones del equipo para el paciente.

08-06-2022 11:56:01

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 08:23:00

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Solicitamos aclarar al decir ''opcional'' se refiere a puede contar o no con la impresora termina interna. Y si solo 
pide que se pueda conectar a una impresora láser externa sin necesidad de entregar una impresora láser externa 
con el equipo?

08-06-2022 12:07:50

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 08:23:24

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Montaje de pared y opción de montaje "trolley" Solicitamos a la convocante en este punto que se acepte con el 
cumplimiento de uno de ellos? Esto no determina o disminuye la capacidad del equipo ante las prestaciones para 
el paciente.

08-06-2022 12:16:25

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 08:23:43

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Autonomía de 2 hs o mas con soporte. Solicitamos a la convocante aclarar si el soporte es para el equipo o se 
refiere específicamente a un mayor rendimiento de batería?

08-06-2022 12:23:12

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 08:24:33

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora



22-09-2022 26 de 150

    Listado de Consultas

Solicitamos amablemente a la convocante verificar el estudio del mercado para el precio referencial ya que las ID 
utilizadas para éste caso no se ajustan a lo solicitado en este PBC, a modo de ejemplo, en este PBC se solicita un 
sistema de control de aspiración de humo para uso combinado con el electrobisturí, dicho sistema por lo general 
en varias marcas es un módulo totalmente independiente al electrobisturí, lo que eleva significativamente los 
costos.

08-06-2022 12:51:11

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 08:24:51

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Solicitamos a la convocante poder ofertar equipos con un peso de 10Kg +/- 10% ya que con la configuración 
solicitada se incrementa el peso y esto no afecta a la utilización del mismo, ya que la oferta incluye además el 
carro de transporte con ruedas para su fácil traslado.

08-06-2022 12:52:41

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 08:25:36

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Dimensiones L320xW205xH410 y Medidas: 33x31x13cm 2cm. ¿Podrían otorgar una variación de +/-10cm? 08-06-2022 13:59:39

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 08:26:24

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Las especificaciones técnicas descriptas son muy básicas, recomendamos a la convocante mejorar la misma 
agregando algunos requisitos mínimos como: Mesa quirúrgica para uso con pacientes de hasta 250kg o superior 
Mesa quirúrgica radiotransparente de operaciones móvil comandado por sistema de control remoto, eléctrico, 
para aplicaciones en cirugía general. Divida en 05 (cinco) secciones como mínimo: cabeza, dorso, renal o 
sentadura y 02 (dos) pierneras. Sección de las piernas bi-partida y desmontable. Movimiento de elevación y 
descenso (angulación vertical) de las pierneras. Revestida con material sintético ABS, pintura epóxica 
electroestática o de acero inoxidable Superficie radiotranparente en toda su extensión. Acolchados a prueba de 
agua de al menos 7cm adecuado para su uso en cirugía, con válvula de respiración u otro sistema para evitar 
entrada de líquidos. Los acolchados deberán ser por cada sección y acompañar todas las secciones de la mesa, 
deberán ser removibles y lavables Resistencia mínima de los colchones: 250kg. Cuatro ruedas que permitan el 
giro de la mesa Sistema de freno mecánico y/o eléctrico de un solo accionamiento Barandas laterales deslizantes 
de acero inoxidable AISI 304, capaces de soportar el esfuerzo de los accesorios (material sólido, no hueco) Panel 
de control de todos los movimientos en la base del equipo Control remoto de todos los movimientos con o sin 
cables Controlado por microprocesador Carga total mínima de peso de paciente: 250kg o superior. Clase de 
protección: IPX4 o superior Estructura del chasis de acero inóxidable AISI 304 (cromo-niquel) Características 
Técnicas y Movimientos Longitud total de la mesa: entre 2.000 y 2.150mm Ancho total: entre 520 y 550mm 
Altura ajustable entre: 800mm o menor a 1000mm o mayor, sin considerar las almohadillas Movimiento 
longitudinal y horizontal de la mesa: 300mm o mayor Trendelemburg / trendelenburg invertido: 25º o mejor 
Movimiento lateral: 20º o mejor Movimiento de la sección cabeza: 45º o mejor Movimiento de la sección piernas 
(arriba/abajo): 15º / 90º o mejor Elevador de riñón: 70mm o mayor Cubierta de base de la mesa en acero 
inoxidable (AISI 304) o polímero de alto impacto de uso médico, resistente a roturas. Tecla "Cero". Se activa 
para producir una secuencia de movimientos para llegar a la posición inicial cero (0), o una secuencia de 
movimientos, según las necesidades del usuario. Accesorios a ser proveídos por cada mesa. Soporte para pantalla 
a la altura del tórax del paciente. Cantidad: 1 Soporte para brazos con correas de fijación. Cantidad: 1 par Control 
remoto para todos los movimientos, con o sin cables. Cantidad: 1 Apoya Hombros. Cantidad: 1 par Soporte 
lateral de tórax. Cantidad: 1 par Soporte para muslo tipo GOEPEL. 1 par Soporte para suero. Cantidad: 1 Correas 
de fijación corporal de distintos tamaños. Cantidad: 3 Todos los fijadores necesarios para los accesorios, de la 
misma marca del equipo. Datos Técnicos Voltaje: 100-220 V AC (min/max), 50 – 60 Hz. No mayor a 30VDC 
Clasificación del producto de acuerdo a MDD: 1 Clase de protección IPX4, o superior Batería interna recargable, 
autonomía de al menos 120hs. Debe cumplir con el IEC 60601-1

08-06-2022 14:04:55

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 08:29:28

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Las especificaciones técnicas descriptas son muy básicas, recomendamos a la convocante mejorar la misma 
agregando algunos requisitos mínimos como: Características generales: Montada en el techo Carcasa de aluminio 
sellado para fácil desinfección Altura del brazo de resorte ajustable: 1200 mm como mínimo Suspensión cardan 
para la colocación de la luminaria. Temperatura de color 3.800K o mejor Reproducción cromática CRI: 95 (+-5) 
Reproducción cromática Rg: 90 (+-5) Panel de control cabezal de la lámpara o en el brazo de soporte Tiempo de 
vida de las LEDs: >50.000 horas Sombra con 1 máscara: 55 % (+-5%) Sombra con 2 máscaras: 45 % (+-5%) 
Sombra con 1 tubo: 90 % (+-5%) Sombra con tubo y 1 máscara: 50 % (+-5%) Sombra con tubo y 2 máscaras: 45 
% (+-5%) Características de las cúpulas 02 (dos) Cúpulas que generan iluminancia: a 1 metro de distancia de 
110.000 lux como mínimo en cada lámpara Diámetro de la cúpula: de al menos 690 mm. Irradiación total de al 
menos a 110.000lx= 264W/m2 Temperatura de color: 3.800K o mejor Tecnología de iluminación exenta de 
deslumbramiento y sombras Rotación libre en todos los movimientos de los brazos en la parte de la estructura, 
sin fin de curso. Datos Técnicos Voltaje: 100-220 V AC (min/max), 50 – 60 Hz. Clasificación del producto de 
acuerdo a MDD: 1 Clase de protección IPX 54, o superior Debe cumplir con el IEC 60601-2-41 Incluir al menos 
2 mangos esterilizables

08-06-2022 14:07:33

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 08:30:33

CONSULTA
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Consulta Realizada Fecha Hora

Las especificaciones técnicas descriptas son muy básicas, recomendamos a la convocante mejorar la misma 
agregando algunos requisitos mínimos como: Características generales: Montada sobre cuatro ruedas o más 
Carcasa de aluminio y/o polímero de alta resistencia, sellado para fácil desinfección. Carcasa en pétalos y/o 
circular. Según tecnología del fabricante Temperatura de color 3.800K o mejor Reproducción cromática CRI: 95 
(+-5) Reproducción cromática Rg: 90 (+-5) Panel de control en el cabezal de la lámpara o en el brazo de soporte 
Tiempo de vida de las LEDs: >50.000 horas Sombra con 2 máscaras: 55 % (+-5%) Sombra con 1 tubo: 97 % 
(+-3%) Sombra con tubo y 2 máscaras: 50 % (+-5%) Características de la cúpula Cúpula que generan 
iluminancia: a 1 metro de distancia de 100.000 lux como mínimo. Diámetro de las cúpulas: de al menos 690 mm 
Intensidad luminosa variable: entre 50.000 a 100.000lx o mayor Profundidad de campo: entre 100cm o mayor 
Irradiación total de al menos a 100.000lx= 211W/m2 Diámetro del campo regulable: d10 de al menos 300 mm o 
menor a 330mm o mayor Temperatura de color: 3.800K o mejor Tecnología de iluminación exenta de 
deslumbramiento y sombras Rotación libre en todos los movimientos de los brazos en la parte de la estructura, 
sin fin de curso. Peso de la cúpula: no mayor a 14kg. Datos Técnicos Voltaje: 100-240 V AC (min/max), 50 / 60 
Hz. Clasificación del producto de acuerdo a MDD: 1 Clase de protección IP 54, o superior Sistema de baterías de 
respaldo de al menos 3hs de duración. Debe cumplir con el IEC 60601-2-41 Incluir al menos 2 mangos 
esterilizables Garantía de 1 año como mínimo.

08-06-2022 14:09:07

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 08:31:50

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Peso del equipo: no mayor a 5kg. ¿Se podría cotizar con peso no mayor a 7kg? 08-06-2022 14:10:08

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 08:32:30

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

¿Podrían otorgar un rango de +/-10cm en las longitudes solicitadas? 08-06-2022 14:12:13

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 08:32:53

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

¿Podrían otorgar un rango de +/-2cm en las medidas? 08-06-2022 14:14:12

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 08:33:42

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Lo solicitado corresponde a un instrumental médico, creemos que la descripción: aislado para láser y 
electrocirugía no corresponde, favor verificar.

08-06-2022 14:16:01

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 08:34:30

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Solicitamos ampliar el plan de entregas a por lo menos 60 días corridos contados a partir de la recepción efectiva 
de la orden de compra.

08-06-2022 14:17:29

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 08:34:52

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Solicitamos aclarar que al decir ''opcional'' se refiere a puede contar o no con la impresora térmica interna. Y si 
solo pide que se pueda conectar a una impresora láser externa sin necesidad de entregar una impresora láser 
externa con el equipo.

08-06-2022 15:16:29

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 08:35:19

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice "Flujo Inspiratorio ajustable entre 10 l/min o menor a 75 l/min" solicitamos que esta caracteristica 
sea opcional, debido a que las nuevas tecnologias de Maquinas de Anestesia, no necesitan que se programe un 
flujo fijo, este es un parametro de valor automatico que se adapta a la mecanica pulmonar segun los 
requerimientos de la ventilacion

08-06-2022 15:18:09

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora
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AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 08:36:02

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice "Mezclador electronico" solicitamos que esta caracteristica sea OPCIONAL, debido a que el equipo 
requerido es de mediana complejidad y el presupuesto referencial no corresponde para Maquinas de Anestesia de 
esta tecnologia

08-06-2022 15:20:20

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 08:37:24

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice "Relación I:E 4:1 a 1:4 o mejor rango" solicitamos sea modificado a "Relacion I:E 2:1 a 1:4" o mejor 
rango, de modo a dar participacion a mas oferentes con equipos de comprobada duracion y funcionamiento en el 
mercado y teniendo en cuenta que relaciones inversas de mas de 2:1 no son utilizadas en Ventilacion durante la 
Anestesia

08-06-2022 15:25:11

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 08:37:59

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Sugerimos que las pantallas tanto del Ventilador de la Maquina de Anestesia como del Monitor Multiparametrico 
sean del tipo TACTIL, para asegurar contar con la mejor tecnologia disponible.

08-06-2022 15:27:16

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 08:39:23

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice: Dimensiones: L320xW205xH410 Peso: 9.8kg Se pide a la convocante abrir más estos parámetros 
para no cerrar solamente a un oferente. Además, se contradice con el siguiente punto de las especificaciones 
técnicas donde describen las medidas que son necesarias. Se recomiendan las siguientes dimensiones para 
permitir la participación de más oferentes: Alto: 33 ± 5 cm Largo: 31 ± 5 cm Ancho: 30 ± 5 cm Peso: 8 ± 1Kg

08-06-2022 15:27:49

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 08:40:40

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice Medidas: 33 x 31 x 13 cm 2 cm Se pide a la convocante especificar largo, ancho y alto y explicar a 
qué se refieren los últimos 2cm que piden. También se pide a la convocante abrir estos puntos ya que se cierran 
para un solo oferente. Al menos establecer rangos dentro de los cuales se pueda permitir la participación de más 
oferentes. Se recomienda la siguiente característica: Alto: 33 ± 5 cm Largo: 31 ± 5 cm Ancho: 30 ± 5 cm

08-06-2022 15:29:09

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 08:41:45

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice: Tiempo de carga Tiempo: mínimo de 4 horas para carga completa Se recomienda a la convocante 
no establecer como mínimo de 4 horas de carga porque es mucho tiempo empleado para carga completa de las 
baterías. Se recomienda colocar de la siguiente forma: Tiempo de carga: máximo de 4 horas para carga completa

08-06-2022 15:30:31

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 08:42:24

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice "PEEP 0 a 20 o mayor mbar (hPa)" solicitamos a la convocante que de modo a utilizar la unidad de 
medida de presion con la que estan familiarizados los Medicos, este parametro se solicite en cmH20 o su 
equivalente en mbar (hPa). Quedando este punto de la siguiente manera: PEEP 0 a 30 o mayor cmH20 o su 
equivalente en mbar (hPa)

08-06-2022 15:31:16

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 08:42:53

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En donde dice: Capacidad de la batería 100% de la batería proporcionará 120 minutos de monitoreo; y 30 
descargas a 360 julios. Se consulta a la convocante si es posible ofertar equipos cuyas características sean 
mejores que las que están pidiendo en el presente PBC ya que son dirigidas a un solo oferente.

08-06-2022 15:31:33

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora
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AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 08:43:32

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En el punto donde dice LED Dimensiones 7' diagonal {155mm * 88mm} Se consulta a la convocante si esta 
característica se refiere a la pantalla del equipo y, de ser así, se vuelve a consultar si es posible ofertar equipos 
con pantallas más grandes que la solicitada, permitiendo la participación de más oferentes al menos abriendo más 
este parámetro de la siguiente manera: Pantalla: LED / TFT color como mínimo 7 pulgadas en diagonal {155mm 
* 88mm

08-06-2022 15:32:35

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 08:43:54

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En el siguiente punto donde dice -Tipo LED gráfico de alta resolución y color verdadero -Resolución 480X234 
Se consulta a la convocante si es posible abrir más este punto para permitir la participación de más oferentes 
dejando de la forma que sigue: -Tipo LED o TFT Color, gráfico de alta resolución y color verdadero -Resolucio
́n mínima de 480X234

08-06-2022 15:33:35

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 08:44:12

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Sugerimos a la convocante añadir el parametro de medicion capnografia y agentes anestesicos en la pantalla del 
ventilador de la Maquina de Anestesia o en la pantalla del Monitor Multiparametrico, debido a que esta medicion 
es basica en todo procedimiento de administracion de la anestesia.

08-06-2022 15:34:40

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 08:47:24

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Solicitamos amablemente a la convocante que el plazo de entrega de los equipos sea de 90 dias, teniendo en 
cuenta los incovenientes de logistica de fabricacion y embarques a nivel global.

08-06-2022 15:36:01

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 08:47:59

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

El PBC establece: Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes: El 
pago del Suministro se efectuará con fondos previstos en el Objeto de Gasto 358, 535; 541; al Ejercicio AÑO 
2021; asignado al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social; y de conformidad al Plan de Caja Se observa 
en las documentaciones del llamado el CDP del año 2021, y la constancia de previsión plurianual, no obstante ya 
se debería contar con el CDP del año corriente por la totalidad del monto del llamado.- Se solicita a la 
Convocante la publicación del correspondiente CDP, conforme lo establece el Art. 14 de la Ley 2051/03.-

08-06-2022 16:23:49

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 08:48:19

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

El PBC Versión 9 establece: "...e) Autorización de Servicio de Reparación y Mantenimiento a Equipos según la 
Categoría (1,2,3,4,5) que corresponda establecida en la Resolución -D-ARRN Nº 26/16 que aprueba el 
Reglamento Básico de Protección Radiológica y Seguridad de las Fuentes de Radiación Ionizante. Con el 
objetivo de dar cumplimiento a la Ley 5169/2014 por la cual se crea la Autoridad Reguladora Radiológica y 
Nuclear. Esta normativa regula la actividad de comercialización y asistencia técnica a equipos que emiten 
radiación ionizante (Rayos X). " Se solicita a la Convocante considerar la presentación de constancia en trámite 
de esta documentación, con el compromiso de presentarla vigente para la suscripción del contrato en caso de ser 
adjudicado. Lo solicitado obedece a que existen retrasos por parte de la Institución emisora de la documentación.-

08-06-2022 16:29:02

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 08:48:40

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

El PBC versión 9 establece: La garantía de repuestos aplica a desperfectos de fábrica, durante el periodo de 
Garantía se incluye asistencia técnica, capacitación y se deberá realizar mantenimiento Preventivo según 
protocolo del fabricante. Se solicita a la Convocante detallar que: A)plazo en el cual el proveedor deberá atender 
la asistencia técnica y horario.- B)horario de Lunesa Viernesde 08:00 a 17:00hs para el mantenimiento 
preventivo según protocolo del fabricante.- Para ítem 11: c) Aclarar si el tubo de rayos X también deberán tener 
una garantía de 2 años ya que el mismo es considerado como materiales de desgastes y su garantía se rige por 
condiciones especiales de cada fabricante. d) Para el ítem 10: Aclarar si los transductores también deberán tener 
una garantía de 2 años ya que el mismo es considerado como materiales de desgastes y su garantía se rige por 
condiciones especiales de cada fabricante.

08-06-2022 16:56:56
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RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 08:49:11

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

El PBC pagina 8 menciona: Visita al sitio de ejecución del contrato: Lugar: CAES J. Augusto Saldívar 
Lugar: Guarambaré" Se solicita a la convocante detallar en forma precisa los sitios de instalación de los items 10 
y 11, de manera poder calcular los costos logísticos

08-06-2022 17:01:54

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 08:49:37

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Para el ítem 10 Ecógrafo, en base a los requerimientos eléctricos del equipo como ser una toma eléctrica con 
sistema de puesta a tierra y edilicios como ser un piso firme y liso para el desplazamiento del equipo. solicitamos 
a la convocante aclarar quién será el responsable de las adecuaciones edilicias y eléctricas caso fuere necesario 
para la instalación y puesta en marcha del equipo.  Para el ítem 11 Equipo de Rayos X, en base a los 
requerimientos eléctricos del equipo como ser una toma eléctrica con sistema de puesta a tierra y edilicios como 
ser un piso firme y liso para el desplazamiento del equipo, solicitamos a la convocante aclarar quién será el 
responsable de las adecuaciones edilicias y eléctricas caso fuere necesario para la instalación y puesta en marcha 
del equipo. 

08-06-2022 17:03:46

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 08:51:38

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

El PBC menciona en la pagina 14, El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de: 10 (diez) 
días hábiles. Se solicita a la Convocante considerar considerar 15 días hábiles, tiempo real en el que se pueden 
realizar las gestiones de importación de piezas, flete aéreo y despacho, considerando que todos los repuestos son 
importados únicamente de origen, ya que los mismos deben ser originales y con la garantía del Fabricante.

08-06-2022 17:07:36

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 08:52:22

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice Dos conectores para transductores, solicitamos permita ofertar ecógrafo con Un puerto para 
transductor, de manera a dar mayor participación a los oferentes

08-06-2022 17:10:59

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 08:53:57

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En dos puntos de las Especificaciones solicitan Dos conectores para Transductor, solicitamos que permitan 
ofertar equipos con un solo puerto para transductor

08-06-2022 17:31:14

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 08:54:25

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice: Dimensiones L320xW205xH410 Peso 9.8Kg Solicitamos que las Dimensiones sean referenciales y 
que puedan ofrecerse de dimensiones aproximadas pero que no pesan más que 9.8Kg ya que de acuerdo al 
fabricante hay marcas que cuentan cos desfibriladores que son más cuadrados, otros más alargados etc. Con estas 
medidas se estaría limitando la participacion de oferentes que cumplen con las demás características funcionales 
y que hacen a la importancia del mismo

08-06-2022 18:16:22

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 08:54:47

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice: Medidas 33 x 31 x 13cm 2cm Solicitamos que las Dimensiones sean referenciales y que puedan 
ofrecerse de dimensiones aproximadas e incluir en todo caso el peso máximo que puede tener el equipo ya que de 
acuerdo al fabricante hay marcas que cuentan con desfibriladores que son más cuadrados, otros más alargados 
etc. Con estas medidas se estaría limitando la participacion de oferentes que cumplen con las demás 
características funcionales y que hacen a la importancia del mismo

08-06-2022 18:18:51

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 08:55:11

CONSULTA
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Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice Tiempo mínimo de 4 horas para carga completa. Capacidad de la batería 100% de la batería 
proporcionará 120 mín de monitoreo continuo y 30 descargas a 360 joules Solicitamos que en caso de que la 
batería proporcione más de 120 min de monitoreo continuo y 30 descargas a 360J se permita un tiempo mínimo 
de carga mayor, es lógico que si la batería tiene mayor capacidad requerirá más tiempo de carga, ya que con la 
mitad de su capacidad puede alcanzar la autonomía que necesita. Solicitamos permita Tiempo mínimo de 7 horas 
para carga completa. Capacidad de la batería 100% de la batería proporcionará 5 horas de operación continuo 
y100 descargas a 200 joules

08-06-2022 18:27:11

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 08:56:22

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice: Cable de ECG , II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6, GND, favor aclarar a que se 
refiere con GND

08-06-2022 18:30:35

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 08:56:57

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA Se consulta si se puede cotizar ambas cialíticas (principal y auxiliar) con intensidad luminosa de 
120.000Lux o mejor?

08-06-2022 18:48:57

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 08:57:37

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA En las especificaciones no se especifica la temperatura de color. Se recomienda una temperatura de 
color de 4.300°K,

08-06-2022 18:49:45

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 08:57:58

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA Favor aclarar si la cúpula debe poseer ajuste digital del nivel de iluminación en por lo menos 5 
niveles.

08-06-2022 18:50:05

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 08:58:22

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA En las especificaciones no se especifican la Profundidad de iluminación al 20% y al 60% lo que 
determina el volumen de luz de la cialítica. Recomendamos una Profundidad de iluminación al 20% de 100cm o 
mayor y una Profundidad de iluminación del 60% de 60cm o mayor.

08-06-2022 18:50:27

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 08:58:46

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA Favor aclarar si la scialítica debe tener Control automático del flujo de iluminación de los LED de 
forma a evitar la caída de la potencia de la iluminación que es inherente a los LEDs. Esto posibilita una 
iluminación constante durante toda la cirugía.

08-06-2022 18:50:47

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 08:59:13

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA En las especificaciones no se estableció la vida últil de los LEDS, lo que define su calidad. 
Actualmente la tecnología de los LEDs está muy avanzada y por lo tanto recomendamos vida útil de los LEDs a 
60.000hs o mayor.

08-06-2022 18:51:05

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 09:00:29

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA Se consulta si la scialítica debe ser compatible con Flujo Laminar. Favor especificar. 08-06-2022 18:51:25
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RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 09:03:06

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA En las especificaciones no se especificaron los índices cromáticos básicos Ra (capacidad promedio 
de los índices de de color) y R9 (capacidad de reproducir con precisión el rojo). Se recomienda un índice 
cromático Ra de 95 y un índice cromático R9 de 92, como mínimo.

08-06-2022 18:51:42

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 09:03:36

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA Se consulta si las cialíticas deben tener rotación alrededor de su eje de 360° sin topes. 08-06-2022 18:51:55

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 09:04:04

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA Se consulta si se puede cotizar cialíticas con intensidad luminosa de 120.000Lux o mejor? 08-06-2022 18:52:31

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 09:04:31

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA En las especificaciones no se especifica la temperatura de color. Se recomienda una temperatura de 
color de 4.300°K, CONSULTA Favor aclarar si la cúpula debe poseer ajuste digital del nivel de iluminación en 
por lo menos 5 niveles. CONSULTA En las especificaciones no se especifican la Profundidad de iluminación al 
20% y al 60% lo que determina el volumen de luz de la cialítica. Recomendamos una Profundidad de 
iluminación al 20% de 100cm o mayor y una Profundidad de iluminación del 60% de 60cm o mayor. 
CONSULTA Favor aclarar si la scialítica debe tener Control automático del flujo de iluminación de los LED de 
forma a evitar la caída de la potencia de la iluminación que es inherente a los LEDs. Esto posibilita una 
iluminación constante durante toda la cirugía. CONSULTA En las especificaciones no se estableció la vida últil 
de los LEDS, lo que define su calidad. Actualmente la tecnología de los LEDs está muy avanzada y por lo tanto 
recomendamos vida útil de los LEDs a 60.000hs o mayor. CONSULTA Se consulta si la scialítica debe ser 
compatible con Flujo Laminar. Favor especificar. CONSULTA Se consulta si la scialítica va ser utilizada en 
quirófano porque, no es necesario que tenga batería interna ya que el quirófano posee alimentación por 
generadores. Por lo tanto, se solicita que la batería sea opcional. CONSULTA En las especificaciones no se 
especificaron los índices cromáticos básicos Ra (capacidad promedio de los índices de de color) y R9 (capacidad 
de reproducir con precisión el rojo). Se recomienda un índice cromático Ra de 95 y un índice cromático R9 de 
92, como mínimo.

08-06-2022 18:52:52

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 09:05:02

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA En las especificaciones no se especifica la temperatura de color. Se recomienda una temperatura de 
color de 4.300°K,

08-06-2022 18:53:26

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 09:05:39

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA Favor aclarar si la cúpula debe poseer ajuste digital del nivel de iluminación en por lo menos 5 
niveles.

08-06-2022 18:53:42

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 09:07:39

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA En las especificaciones no se especifican la Profundidad de iluminación al 20% y al 60% lo que 
determina el volumen de luz de la cialítica. Recomendamos una Profundidad de iluminación al 20% de 100cm o 
mayor y una Profundidad de iluminación del 60% de 60cm o mayor.

08-06-2022 18:54:02

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 09:09:39

CONSULTA
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Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA Favor aclarar si la scialítica debe tener Control automático del flujo de iluminación de los LED de 
forma a evitar la caída de la potencia de la iluminación que es inherente a los LEDs. Esto posibilita una 
iluminación constante durante toda la cirugía.

08-06-2022 18:54:19

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 09:10:00

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA En las especificaciones no se estableció la vida últil de los LEDS, lo que define su calidad. 
Actualmente la tecnología de los LEDs está muy avanzada y por lo tanto recomendamos vida útil de los LEDs a 
60.000hs o mayor.

08-06-2022 18:54:36

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 09:11:17

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA Se consulta si la scialítica debe ser compatible con Flujo Laminar. Favor especificar. 08-06-2022 18:54:55

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 09:12:03

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA Se consulta si la scialítica va ser utilizada en quirófano porque, no es necesario que tenga batería 
interna ya que el quirófano posee alimentación por generadores. Por lo tanto, se solicita que la batería sea 
opcional.

08-06-2022 18:55:10

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 09:12:40

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA En las especificaciones no se especificaron los índices cromáticos básicos Ra (capacidad promedio 
de los índices de de color) y R9 (capacidad de reproducir con precisión el rojo). Se recomienda un índice 
cromático Ra de 95 y un índice cromático R9 de 92, como mínimo.

08-06-2022 18:55:20

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 09:13:26

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA La norma IEC60601-2-21: Equipos electromédicos. Parte 2-21: Requisitos generales para la 
seguridad básica y funcionamiento esencial de las incubadoras radiantes para recién nacidos, permite un desvío 
del punto seleccionado en la temperatura cutánea de ±0,5°C, por lo tanto, exigir un desvío de +0,2°C está errado 
porque es exigir más que la propia norma técnica. Se solicita que donde dice: Error Maximo Admisible: + 0.2°C. 
Diga: Error Maximo Admisible: ±0.5ºC del punto seleccionado, porque de lo contrario se dirigen las 
especificaciones a la servocuna de MEDIX .

08-06-2022 18:55:49

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 09:13:46

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA Creemos que un error de tipeo en las especificaciones. Mostrar la temperatura de un paciente con 
temperatura debajo de 20°C o mayor que 41°C, no es fisiológico y no tiene sentido. Una servocuna no enfría al 
paciente, lo mantiene en la NORMTERMIA (36°C a 38°C,) a través de un control electrónico de la potencia del 
calefactor o resistencia. Por lo tanto, Se solicita que donde dice: Indicador de Temperatura: de 20 a 45°C, con 
incremento de de +0.1°C ;. Diga: Indicador de Temperatura: de 30 a 42°C o mejor rango, con incremento de de 
+0.1°C; Favor verificar y corregir

08-06-2022 18:56:14

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 09:14:06

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA Creemos que un error de tipeo en las especificaciones. Una servocuna no puede controlar a 
temperatura de 25°C o menos. Una servocuna no enfría al paciente, lo mantiene en la NORMTERMIA (36°C a 
38°C,) a través de un control electrónico de la potencia del calefactor o resistencia. Por lo tanto, Se solicita que 
donde dice: Control de Temperatura Automático: 25°C o menos a 38°C o más, con incremento de 0.1°C. Diga: 
Control de Temperatura Automático: 34°C a 38°C o mejor rango, con incremento de 0.1°C. Favor verificar y 
corregir.

08-06-2022 18:56:39

RESPUESTAS
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Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 09:14:49

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA La norma IEC60601-2-21: Equipos electromédicos. Parte 2-21: Requisitos generales para la 
seguridad básica y funcionamiento esencial de las incubadoras radiantes para recién nacidos, no define la 
potencia ni vida útil del calefactor. Y no todos los fabricantes de servocuna tienen calefactores con potencia de 
580W ni vida útil de 10.000hs, algunos tienen más. Por lo tanto, Se solicita que donde dice: Potencia:580 vatios 
Vida Útil: 10.000horas. Diga: Potencia:580 vatios aproximadamente, Vida Útil: 10.000horas, aproximadamente. 
Favor verificar y corregir.

08-06-2022 18:56:59

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 09:15:15

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA La norma IEC60601-2-21: Equipos electromédicos. Parte 2-21: Requisitos generales para la 
seguridad básica y funcionamiento esencial de las incubadoras radiantes para recién nacidos, no define que el 
bombillo de la lampara auxiliar debe ser dicroico. No todos los fabricantes de servocuna tienen bombillos 
dicroicos, ahora son leds que son mejores. Por lo tanto, Se solicita que donde dice: Bombillo de Lampara 
Auxiliar: Halógeno con reflector dicroico de 12V 20W. Diga: Bombillo de Lampara Auxiliar: Halógeno con 
reflector dicroico de 12V 20W. o mejor tecnología. Favor verificar y corregir.

08-06-2022 18:57:18

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 09:15:39

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA La dimensiones solicitadas en las especificaciones son muy específicas y particulares. Por lo tanto 
y para no dirigir las especificaciones, se solicita que donde donde dice: Dimensiones (Alto x Ancho x 
Profundidad): 1900 x 715 x 940mm. Peso Neto 100kg. Diga: Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad): 1900 x 
715 x 940mm. Peso Neto 100kg., aproximadamente

08-06-2022 18:57:37

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 09:15:59

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA Se consulta si la servocuna debe tener integrado un temporizador digital para RCP (Resucitación 
Cardio Pulmonar) con evaluación del tiempo durante la reanimación, y señal que ayuda a calcular la frecuencia 
cardíaca.

08-06-2022 18:57:52

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 09:16:27

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA Se consulta si la servocuna debe tener integrado un temporizador de Apgar para usar con la 
evaluación y puntuación del test de Apgar.

08-06-2022 18:58:08

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 09:17:14

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA Se consulta si la servocuna debe poseer barandillas laterales con dispositivos antigolpes con 
amortiguador giratorio que evite que se golpeen al abrirlas.

08-06-2022 18:58:30

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 09:17:38

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA Se consulta si la servocuna debe poseer ruedas dobles que le dan mayor estabilidad durante 
procedimientos o transporte y ubicación.

08-06-2022 18:58:43

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 09:18:21

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA No todos los fabricantes tienen las dimensiones exactas solicitadas en las especificaciones. De 
forma a permitir la mayor participación de oferentes y no dirigir las especificaciones a un fabricante en 
específico, se solicita que donde dice: Dimensiones: L320xW205xH410 Peso: 9.8kg. Diga: Dimensiones: 
L320xW205xH410 Peso: 9.8kg, aproximadamente.

08-06-2022 22:00:37
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RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 09:19:00

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA No todos los fabricantes tienen las dimensiones exactas solicitadas en las especificaciones. De 
forma a permitir la mayor participación de oferentes, no dirigir las especificaciones a un fabricante en específico 
y evitar confusiones, se solicita que donde dice: Medidas: 33 x 31 x 13 cm 2 cm Diga: Medidas: 33 x 31 x 13 cm 
2 cm, aproximadamente.

08-06-2022 22:01:00

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 09:19:22

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA No todos los fabricantes tienen las solicitudes exactas de las especificaciones. De forma a permitir 
la mayor participación de oferentes y no dirigir las especificaciones a un fabricante en específico, se solicita que 
donde dice: Tiempo de carga Tiempo: mínimo de 4 horas para carga completa Capacidad de la batería 100% de 
la batería proporcionará 120 minutos de monitoreo; y 30 descargas a 360 julios.. Diga: Tiempo de carga 
Tiempo: mínimo de 5 horas para carga completa, o menor. Capacidad de la batería 100% de la batería 
proporcionará 120 minutos de monitoreo; y 30 descargas a 360 julios o 100 descargas a 200 julios.

08-06-2022 22:01:20

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 09:20:23

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA No todos los fabricantes tienen las solicitudes exactas de las especificaciones. De forma a permitir 
la mayor participación de oferentes y no dirigir las especificaciones a un fabricante en específico, se solicita que 
donde dice:. Análisis del segmento S-T: -2.0 ~ 2.0mv. Análisis de arritmias: sí. Protección: con voltaje de 
stand 4000vAc / 50Hz en aislamiento y trabajo contra la interencia electroquirúrgica y la desfibrilación.. Diga: 
Análisis del segmento S-T: -2.0 ~ 2.0mv. Análisis de arritmias: sí. Protección: con voltaje de stand 4000vAc / 
50Hz en aislamiento y trabajo contra la interencia electroquirúrgica y la desfibrilación, opcionales.

08-06-2022 22:01:52

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 09:20:49

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA Favor aclarar si en la pantalla del monitor se debe visualizar la energía seleccionada y la energía 
aplicada al paciente.

08-06-2022 22:02:20

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 09:21:08

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA Favor aclarar si la velocidad de barrido debe ser: 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s, seleccionable por 
el usuario.

08-06-2022 22:02:36

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 09:21:27

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA Favor aclarar si la pantalla debe tener capacidad para cuatro canales, como mínimo. 08-06-2022 22:02:54

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 09:22:25

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA Se consulta si el equipo debe tener marcapaso externo transcutáneo. 08-06-2022 22:03:12

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 09:23:29

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA Favor aclarar si el equipo debe tener impresora incorporada, indispensable para la impresión 
automática de eventos, con velocidad de barrido de 25 mm/s y 50 mm/s., Con impresión manual y automática.

08-06-2022 22:03:29

RESPUESTAS



22-09-2022 36 de 150

    Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 09:24:01

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA Se consulta si el desfibrilador debe contar con modo DEA. 08-06-2022 22:03:45

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 09:25:51

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA Se consulta si el equipo debe detectar y monitorizar la profundidad de la compresiones en una RCP. 08-06-2022 22:03:56

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 09:26:55

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA No todos los fabricantes tienen las solicitudes exactas de las especificaciones. De forma a permitir 
la mayor participación de oferentes y no dirigir las especificaciones a un fabricante en específico, se solicita que 
donde dice: Analisis del segmento ST: -2.0 - 2.0mV. Analisis de arritmias: sí. Protección: con voltaje de stand 
4000VAC/50Hz en aislamiento y trabajo contra la interencia electroquirúrgica y la desfibrilación.. Diga: 
Analisis del segmento ST: -2.0 - 2.0mv. Analisis de arritmias: sí. Protección: con voltaje de stand 4000VAC/
50Hz en aislamiento y trabajo contra la interencia electroquirúrgica y la desfibrilación, opcionales.

08-06-2022 22:05:30

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 09:27:21

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice Tiempo mínimo de 4 horas para carga completa. Capacidad de la batería 100% de la batería 
proporcionará 120 mín de monitoreo continuo y 30 descargas a 360 joules Solicitamos que en caso de que la 
batería proporcione más de 120 min de monitoreo continuo y 30 descargas a 360J se permita un tiempo mínimo 
de carga mayor, es lógico que si la batería tiene mayor capacidad requerirá más tiempo de carga, ya que con la 
mitad de su capacidad puede alcanzar la autonomía que necesita. Solicitamos permita Tiempo mínimo de 7 horas 
para carga completa. Capacidad de la batería 100% de la batería proporcionará 5 horas de operación continuo 
y100 descargas a 200 joules

09-06-2022 06:28:16

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 09:27:44

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice: Dimensiones 30,0 cm (largo), 21.5cm profundidad, 28,0cm (altura) Solicitamos que las 
Dimensiones sean referenciales y que puedan ofrecerse de dimensiones aproximadas y se acepte un margen de 
diferencia de +/-6cm considerando que hay marcas que cuentan con desfibriladores que son más cuadrados, otros 
más alargados etc. Con estas medidas se estaría limitando la participacion de oferentes que cumplen con las 
demás características funcionales y que hacen a la importancia del mismo. Solicitamos diga Dimensiones 30,0x 
21.5cmx 28,0cm (+/-6cm)

09-06-2022 06:38:27

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 09:28:06

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice: Peso: Aparato -5,15Kg, Batería de niquel-metalhiduro-1,10Kg. Batería de iones de litio 0,60Kg. 
Palas Externas 0,85Kg Equipo completo (batería de niquel-metalhiduro) - 7,10 (excepto PANI) Equipo completo 
(batería de litio) - 6,6 (excepto PANI) Solicitamos englobar estas solicitudes en:Peso: Equipo completo 
incluyendo palas y batería hasta 7,5Kg. Las medidas solicitadas corresponden a un equipo particular por lo que 
impediría que los demás oferentes puedan participar

09-06-2022 06:47:10

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 09:28:28

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice Eléctrico AC: 100 a 265 VAC, 50/60Hz (Selección automática), solicitamos diga: Eléctrico AC: 100 
a 240 VAC, 50/60Hz (Selección automática),

09-06-2022 06:52:04

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 09:29:15

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora
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Donde dice DC Externo: 11 a 16VDC, solicitamos diga DC Externo: 12 a 16VDC teniendo en cuenta que en este 
punto se utilizan normalmente en las ambulancias y se utilizan 12V

09-06-2022 06:58:20

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 09:29:40

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice: Batería recargable removible: Tipo: NIQUEL-METALHIDRURO, 14,4 VDC 4,5 A/h. Duración: 
Batería con carga plena -3 horas en el modo monitor, sin impresora o un mínimo de 140 choques en 360 joules o 
un mínimo de 200 choques en 200 joules Solicitamos diga: Batería recargable removible: NIQUEL-
METALHIDRURO14,4 VDC 4,5 A/h o Batería de li-ion. Duración: Batería con carga plena al menos 3 horas en 
el modo monitor, sin impresora o un mínimo de 200 choques en 200 joules

09-06-2022 07:06:23

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 09:30:18

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice: Memoria: Tipo: Flash Nand. Solicitamos diga: Memoria: Tipo: Flash Nand o memoria SD 09-06-2022 07:08:23

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 03-08-2022 08:15:46

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Item 1 Aspirador de Secresiones Donde dice Panel frontal del aspirador que visualiza todas las funciones 
operativas y el estado de carga de la batería. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con Panel 
frontal del aspirador que visualiza todas las funciones operativas. El equipo debe contar con indicador de carga 
de la batería. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes considerando que existen 
marcas que presentan indicadores de carga en otras partes del equipo y no precisamente en el panel frontal. 
Además con la aceptación de esta sugerencia no compromete la funcionalidad del equipo.

29-07-2022 19:07:55

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 07-09-2022 09:44:39

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Item 1 Aspirador de secresiones Donde dice Frasco colector lavable y esterilizable (polisulfon o vidrio) de 3 
litros. Solicitamos amablemente a la convocante requerir frascos colector de 1 litro o mayor, esta solicitud 
obedece que el equipo requerido es portátil, esto facilitará el transporte y su acomodamiento en el lugar de uso.

29-07-2022 19:08:08

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 07-09-2022 09:45:19

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Item 1 Aspirador de secresiones Donde Solicita carro soporte con 4 rueditas dirigibles y con freno a pedal. 
Sugerimos a la convocante agregar como opcional a esta solicitud considerando que son equipos portátiles de 
manija y fácil acomodamiento si necesidad de ruedas o bases rodante.

29-07-2022 19:08:24

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 07-09-2022 09:45:50

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Item 1 Aspirador de Secresiones Donde Dice Capacidad de succión aproximadamente de 40 a 60 litros / min. 
Solicitamos amablemente a la convocante acotar dicho requerimiento de la siguiente manera Capacidad de 
succión mínima 28L/min considerando que son flujos de equipos portátiles para aplicación de extracción de 
secreciones (no quirúrgico) utilizado en urgencias, ambulancias etc.

29-07-2022 19:08:40

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 07-09-2022 17:05:35

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Item 9 Desfibrilador Donde dice Dimensiones: L320xW205xH410 Peso: 9.8kg. Solicitamos amablemente a la 
convocante agregar a este requerimiento la acotación aproximadamente. Considerando que estos parámetros 
difieren entre las distintas marcas y modelos. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de 
oferentes.

29-07-2022 19:08:54

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 07-09-2022 17:06:03

CONSULTA
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Consulta Realizada Fecha Hora

Item 9 Desfibrilador Donde dice Cable de ECG:I,II, III, AVR, AVL, AVF, V1-V6. Solicitamos amablemente a la 
convocante aceptar equipos con cable ECG con las siguientes derivaciones ECG:I,II, III, AVR, AVL, AVF, V 
Estas derivaciones son mostradas con cables de ECG de 3 o 5 puntas (normal de los desfibriladores). El 
requerimiento como está es parte de monitores multiparamétricos con cables ECG de 10 puntas o propios de los 
Electrocardiógrafos.

29-07-2022 19:09:08

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 07-09-2022 17:06:47

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Item 10 Ecógrafo Donde dice Capacidad de almacenamiento de 20.000 imágenes estáticas comprimidas o 
superior. Solicitamos amablemente a la convocante solicitar capacidad de almacenamiento del disco duro. 
Sugerimos, Capacidad de almacenamiento de 20.000 imágenes estáticas comprimidas o Disco Duro de 500 GB 
como mínimo.

29-07-2022 19:09:27

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 07-09-2022 17:09:11

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Item 10 Ecógrafo Donde Dice Transductor de matriz convexo electrónico con frecuencia de 2 a 5 MHz o mejor 
Transductor de matriz lineal electrónico multifrecuencia de 5 a 10 MHz. Solicitamos amablemente a la 
convocante aceptar equipos con las siguientes frecuencias Transductor de matriz convexo electrónico con 
frecuencia de 2,5 a 5 MHz o mejor Transductor de matriz lineal electrónico multifrecuencia de 6 a 10 MHz. De 
esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes, y por lo tanto mejores ofertas

29-07-2022 19:09:42

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 07-09-2022 17:10:00

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Item 10 Ecógrafo Solicitamos amablemente a la convocante incluir los siguientes requerimientos de manera a 
especificar las funciones reales del equipo y que las prestaciones requeridas sean mejores Sistema operativo host 
ultrasónico: sistema operativo Windows 8 o mejor Doppler de pulso de espectro Doppler de energía de dirección 
Idioma en español Pantalla 0-30 ° ajustable Preconfiguración: para diferentes inspecciones, condiciones de 
inspección preestablecidas para imágenes optimizadas, reducción de ajustes durante la operación y ajustes 
externos comúnmente requeridos y ajustes combinados TGC 8 segmentos Rango dinâmico 250dB o más 
Envolvente de espectro automático en tiempo real, envolvente de espectro manual, etc. Análisis y visualización 
automáticos del sistema: PSV, EDV, RI, PI, S/D, ACC, HR y otros tipos de datos Puerto USB al menos 2, Puerto 
LAN, Puerto HDMI Para aplicación en abdominal, obstetricia y ginecología, cardíaca, urinaria, partes pequeñas, 
superficial, vascular, pediátrica (neonatal), MSK, examen físico y otros aspectos de examen y diagnóstico

29-07-2022 19:10:02

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 07-09-2022 17:11:46

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Item 11 Equipo de Rayos X Donde dice Ánodo rotativo con poder de absorción calórica mínima de 130kHU 
Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con ánodo fijo, considerando que la mayoría de los 
equipos portátiles de alta frecuencia son fabricados con ánodo fijo por su alto rendimiento y baja generación de 
calor. De esta manera aceptar equipos con mejores prestaciones, menor peso, menor tamaño y por lo tanto más 
portable.

29-07-2022 19:10:21

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 07-09-2022 17:14:36

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Item 11 Equipo de Rayos X Donde dice Potencia de salida Máxima de 5KW o mayor, con frecuencia de 100 
Khz. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con frecuencia de 50 KHz. Sugerimos Potencia 
de salida Máxima de 5KW o mayor, con frecuencia de 50 Khz o mayor. Considerando que la frecuencia varía 
entre tipos de equipos y fabricación de generador, además aceptando esta sugerencia no disminuye las 
prestaciones del equipo sabiendo que el requerimiento es de 125KV.

29-07-2022 19:10:41

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 07-09-2022 17:16:48

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Item 12 Esterilizador Donde dice Exactitud de la medición de la temperatura 1,2 % del valor final Solicitamos 
amablemente a la convocante aceptar como requerimiento fluctuación de temperatura +/-1°C. Sugerimos 
Exactitud de la medición de la temperatura 1,2 % del valor final o fluctuación de temperatura +/-1°C. De esta 
manera aclarar la solicitud y dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes.

29-07-2022 19:11:01

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora
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FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 07-09-2022 17:17:44

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Item 37 Monitor Pediátrico Donde dice Conexión SD. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos 
con memoria interna o conexión de memoria mediante USB. De esta manera dar lugar de participación a mayor 
cantidad de oferentes y por lo tanto mejores ofertas

29-07-2022 19:11:15

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 07-09-2022 17:19:26

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Item 38 Monitor Pediátrico Donde dice Conexión SD. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos 
con memoria interna o conexión de memoria mediante USB. De esta manera dar lugar de participación a mayor 
cantidad de oferentes y por lo tanto mejores ofertas

29-07-2022 19:11:28

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 07-09-2022 17:22:04

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Item 43 SErvocuna Donde dice La SERVOCUNA debe incluir un temporizador de APGAR. Solicitamos 
amablemente a la convocante agregar a esta función como opcional, considerando que esta función es propia de 
una marca específica, de esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes y por lo tanto 
mejores ofertas.

29-07-2022 19:11:44

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 07-09-2022 17:22:24

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Item 46 Electrocardiógrfo Donde dice Respuesta de frecuencia hasta 150Hz. Solicitamos amablemente a la 
covocante aceptar equipos con respuesta en frecuencia de 160Hz. Considerando que el equipo sugerido es de 
mejor prestación, sugerimos Respuesta de frecuencia hasta 150Hz o mejor.

29-07-2022 19:11:59

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 08-09-2022 15:34:52

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Item 46 Electrocardiógrafo Donde dice Control con teclado y pantalla táctil para facilitar el manejo del 
dispositivo Solicitamos a la convocante requerir dicho parámetro de la siguiente manera Control con teclado o 
pantalla táctil para facilitar el manejo del dispositivo.

29-07-2022 19:12:26

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 08-09-2022 15:35:19

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Item 46 Electrocardiógrafo Donde dice La memoria del equipo permite guardar 1000 fichas de pacientes, lo cual 
es útil para la revisión de datos y estadísticas. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con 
memoria que permita almacenar datos del paciente de hasta 250 pacientes considerando que la mayoría de los 
equipos pueden exportar fichas a través de memoras expandibles, y que esta no limita las prestaciones del equipo.

29-07-2022 19:12:44

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 08-09-2022 15:39:18

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Item 47 Autoclave de 100 litros para ropas quirurgicas Sugerimos a la convocante agregar los siguientes parátros 
para mejorar las prestaciones del equipo - Controlado por PLC - Con 4 ciclos programados - Con test de Bowie 
and dick (remosión de aire) - Prueba de fugas - Generador de vapor incorporado - Potencia mínima del generador 
9KW - Con mecanismo de seguridad de la puerta (Sensor de puerta) - Tratamiento de agua - Canasta y 
canastillas para carga de materiales. - Impresora incorporada

29-07-2022 19:12:58

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 08-09-2022 15:40:13

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Item 49 Aspirador Portátil Donde dice Potencia de aspiración: 32 l / min; Solicitamos amablemente a la 
convocante acotar el requierimiento de la siguiente manera 28L/min o mayor. De esta manera dar lugar de 
participación a mayor cantidad de oferentes y por lo tanto mejores ofertas. Sugerimos vacio máximo de 600 mm/
Hg o mejor.

29-07-2022 19:13:13

RESPUESTAS
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Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 12-09-2022 18:51:43

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Solicitamos que en este punto sea elevado el precio referencial de manera a dar cumplimiento a lo solicitado 31-07-2022 18:53:50

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

AJUSTARSE AL DICTAMEN DE COMPLEMENTO DOC N° 203/2022 13-09-2022 07:39:25

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice: la batería proporcionará 120 minutos de monitoreo; y 30 descargas a 360 julios, sugerimos que sea 
cambiado a la batería proporcionará 120 minutos de monitoreo; y 20 descargas a 200 julios, considerando que 
la tecnología monofásica es obsoleta.

31-07-2022 18:54:26

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS CONSIDERAN REQUISITOS MINIMOS, SI SE OFERTAN 
EQUIPOS CON MEJORES CARACTERISTICAS, ESTOS SERAN TENIDOS EN CUENTA. AJUSTARSE A 
LA ULTIMA VERSION DEL PBC.

13-09-2022 07:45:30

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice: Memoria: Tipo Flash Nand o memoria SD, solicitamos que sea modificada a memoria interna. 31-07-2022 18:54:56

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 12-09-2022 18:54:45

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Solicitamos que en este punto sea elevado el precio referencial de manera a dar cumplimiento a lo solicitado 31-07-2022 18:55:34

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

AJUSTARSE AL DICTAMEN DE COMPLEMENTO DOC N° 203/2022 13-09-2022 07:40:27

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Solicitamos que las especificaciones sean revisadas ya abiertas puesto que las mismas corresponden al modelo 
Cardiomax de la marca Instramed y no permiten la libre competencia tal como lo garantiza la ley de 
contrataciones.

31-07-2022 18:56:21

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 13-09-2022 07:47:50

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En el ítem 10 Donde dice: "Dos conectores para transductores, o equipos con un conector con módulo 
expansión" solicitamos amablemente a la convocante que el conector con módulo expansión sea opcional debido 
a que dicha tecnología incrementará el precio del equipo, dejándolo muy superior al establecido como precio 
referencial en esta Licitación.

01-08-2022 01:35:46

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 13-09-2022 07:48:11

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En el ítem 10 Solicitamos a la convocante agregar maletín de resguardo para el ecógrafo 01-08-2022 01:36:27

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 13-09-2022 07:48:32

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En el ítem 10 Solicitamos a la convocante agregar medida de Volumen de Flujo y el steering del dopppler pulsado 01-08-2022 01:36:55

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS CONSIDERAN REQUISITOS MINIMOS, SI SE OFERTAN 
EQUIPOS CON MEJORES CARACTERISTICAS, ESTOS SERAN TENIDOS EN CUENTA. AJUSTARSE A 
LA ULTIMA VERSION DEL PBC.

13-09-2022 07:46:20

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En el ítem 10 Solicitamos a la convocante agregar doppler tisular color y espectral 01-08-2022 01:37:17



22-09-2022 41 de 150

    Listado de Consultas

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 13-09-2022 07:51:05

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En el ítem 10 Solicitamos a la convocante agregar 85.000 canales de procesamiento digital o mejor 01-08-2022 01:37:35

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 13-09-2022 07:51:28

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En el ítem 10 solicitamos a la convocante agregar "Normas de calidad generales: ISO 13485. Dicho documento 
debe estar vigente e indicar marca y modelo ofertado"

01-08-2022 01:38:24

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 13-09-2022 07:51:45

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En el ítem 10 solicitamos a la convocante agregar "Normas de calidad especificas: CE, FDA, JIS (al menos una 
de ellas). Dicho documento debe estar vigente al momento de la presentación de la oferta"

01-08-2022 01:38:53

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 13-09-2022 07:52:05

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Certificado de Registro Sanitario del producto ofertado dando cumplimiento a la Ley 4659/12 de la DNVS, 
reglamentada por la Resolución S.G. 669/16, o en su defecto el expediente en trámite de emisión, para las 
Empresas Importadoras y Distribuidoras de Dispositivos Médicos emitido por la Dirección Nacional de 
Vigilancia Sanitaria dependiente del MSPyBS. Solicitamos tambien poder presentar registro en tramite debido al 
tramite burocrativo que conllega la registracion de cada producto

01-08-2022 03:57:23

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 13-09-2022 08:04:23

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

en donde dice Normas de Calidad Internacionales FDA /CE /JIS/ ISO 13485, por lo menos una de ellas, de los 
equipos ofertados. Solicitamos a la convocante que sean incluidos Normas del Mercosur debido a que es lo 
mismo esta cetrtificacion que un CE o Un FDA.

01-08-2022 04:00:59

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 13-09-2022 08:04:37

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Solictamos Admitan cotizacion de Transductor de matriz lineal electrónico multifrecuencia de 5.3 a 10 MHz 01-08-2022 04:09:49

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 13-09-2022 08:05:34

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

PLAN DE ENTREGA Dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días corridos contados a partir de la recepción efectiva 
de la orden de compra; según el procedimiento descrito a continuación, Solictamos a la convocante que el plazo 
de entrega de vienes sea 75 dias posteriores a la emision de la orden de compra debido a los problemas de 
logisticas existentes

01-08-2022 04:13:48

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 13-09-2022 08:05:51

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA No todos los fabricantes tienen las dimensiones exactas solicitadas en las especificaciones. De 
forma a permitir la mayor participación de oferentes y no dirigir las especificaciones a un fabricante en 
específico, se solicita que donde dice: Dimensiones: L320xW205xH410 Peso: 9.8kg. Diga: Dimensiones: 
L320xW205xH410 Peso: 9.8kg, aproximadamente.

01-08-2022 06:04:27

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 13-09-2022 08:06:05
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CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA No todos los fabricantes tienen las dimensiones exactas solicitadas en las especificaciones. De 
forma a permitir la mayor participación de oferentes, no dirigir las especificaciones a un fabricante en específico 
y evitar confusiones, se solicita que donde dice: Medidas: 33 x 31 x 13 cm 2 cm Diga: Medidas: 33 x 31 x 13 cm 
2 cm, aproximadamente.

01-08-2022 06:04:44

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 13-09-2022 08:06:18

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA No todos los fabricantes tienen las solicitudes exactas de las especificaciones. De forma a permitir 
la mayor participación de oferentes y no dirigir las especificaciones a un fabricante en específico, se solicita que 
donde dice: y 30 descargas a 360 julios. Diga: y 30 descargas a 360 julios o 100 descargas a 200 julios.

01-08-2022 06:05:02

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 13-09-2022 08:07:30

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA Favor aclarar si en la pantalla del monitor se debe visualizar la energía seleccionada y la energía 
aplicada al paciente.

01-08-2022 06:05:14

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 13-09-2022 08:07:41

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA Favor aclarar si la velocidad de barrido debe ser: 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s, seleccionable por 
el usuario.

01-08-2022 06:05:30

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 13-09-2022 08:07:52

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA Favor aclarar si la pantalla debe tener capacidad para cuatro formas de ondas o canales, como 
mínimo.

01-08-2022 06:05:43

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 13-09-2022 08:08:04

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA Se consulta si el equipo debe tener marcapaso externo transcutáneo. 01-08-2022 06:05:55

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 13-09-2022 08:08:27

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA Favor aclarar si el equipo debe tener impresora incorporada, indispensable para la impresión 
automática de eventos, con velocidad de barrido de 25 mm/s y 50 mm/s., Con impresión manual y automática.

01-08-2022 06:06:08

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 13-09-2022 08:09:09

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA Se consulta si el desfibrilador debe contar con modo DEA. 01-08-2022 06:06:20

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 13-09-2022 08:09:22

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA Se consulta si el equipo debe detectar y monitorizar la profundidad de las compresiones en una 
RCP.

01-08-2022 06:06:27

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 13-09-2022 08:09:56
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CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA En las especificaciones se solicita: Reloj cuentahoras de funcionamiento total y para cada 
tratamiento con puesta a cero para fototerapia. Pero no se solicita luminoterapia ni se indica si este equipo debe 
tener un brazo articulado y si debe ir anclada al riel lateral de la servocuna, favor aclarar.

01-08-2022 06:27:41

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 13-09-2022 08:10:27

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA Se consulta si la servocuna debe tener integrado un temporizador digital para RCP (Resucitación 
Cardio Pulmonar) con evaluación del tiempo durante la reanimación, y señal que ayuda a calcular la frecuencia 
cardíaca.

01-08-2022 06:28:01

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 13-09-2022 08:10:47

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA Se consulta si la servocuna debe tener integrado un temporizador de Apgar para usar con la 
evaluación y puntuación del test de Apgar.

01-08-2022 06:28:23

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 13-09-2022 08:11:10

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA Se consulta si la servocuna debe poseer barandillas laterales rebatibles con dispositivos antigolpes 
con amortiguador giratorio que evite que se golpeen al abrirlas.

01-08-2022 06:28:36

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 13-09-2022 08:11:24

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA Se consulta si La bandeja para cassette de rayos X puede extraerse o insertarse desde la parte 
delantera y desde ambos laterales de la plataforma del colchón.

01-08-2022 06:28:49

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 13-09-2022 08:11:41

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA Se consulta si el diseño de la servocuna debe permitir la intubación posterior del paciente. 01-08-2022 06:29:02

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 13-09-2022 08:12:00

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA En las especificaciones no se indica la carga máxima que puede soportar el Portasuero de doble 
servicio. Debido a que el portasuero puede acomodar bombas de infusión se recomienda portasuero con carga 
mínima de 10kg o mayor.

01-08-2022 06:29:13

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 13-09-2022 08:12:10

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA Se consulta si el equipo debe poseer modo de Precalentamiento automático, que es el modo que 
calienta anticipadamente el colchón de la servocuna preparándola para un ingreso y así evitar la hipotermia por 
contacto.

01-08-2022 06:29:25

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 13-09-2022 08:12:23

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA Se consulta si el calefactor puede ser abatible a ambos lados con un ángulo de abertura de -85º a 
85º, para permitir que se realicen pequeños procedimientos quirúrgicos.

01-08-2022 06:29:35

RESPUESTAS
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Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 13-09-2022 08:12:36

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA Favor aclarar si el equipo debe ser del tipo ambulatorio con un peso de 1kg o menor 01-08-2022 06:42:40

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 13-09-2022 08:13:00

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA Favor aclarar si debe poseer pantalla del tipo touchscreen color con presentación de ondas 
plesthysmográficas y monitorización continua de parámetros como: Saturación de Oxígeno, Indice de perfusión y 
Frecuencia de pulso.

01-08-2022 06:42:54

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 13-09-2022 08:16:02

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA Se consulta si el equipo debe tener perfiles para pacientes Neonatales, Pediátricos y Adultos. 01-08-2022 06:43:07

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 13-09-2022 08:16:28

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA Se consulta si el equipo debe tener sensibilidad ajustable y seleccionable de bajo, medio y alto en 
casos de baja perfusión y movimiento.

01-08-2022 06:43:20

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 13-09-2022 08:17:08

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA Se consulta si el equipo debe estar diseñado para soportar caídas y golpes. 01-08-2022 06:43:34

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 13-09-2022 08:17:22

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA Se consulta si el equipo debe medir Frecuencia respiratoria y el índice de variabilidad 
pletismográfica que es un parámetro utilizado para determinar si el paciente es respondedor a carga de líquidos. 
Estos parámetros ya están incluidos en la mayoría de los saturómetros fabricados actualmente. Favor verificar

01-08-2022 06:43:43

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 13-09-2022 08:17:35

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA De forma a no dirigir las especificaciones a un fabricante utilizando medidas específicas y 
considerando que en la Norma IEC60601-2-41 Requisitos particulares para la seguridad básica y funcionamiento 
esencial de las luminarias quirúrgicas y las luminarias para diagnóstico., no se establece un diámetro mínimo de 
la cúpula, se solicita que donde DICE Diámetro de la cúpula: de al menos 750 mm. DIGA Diámetro de la cúpula: 
de al menos 600 mm o mayor, porque de nada sirve tener una cúpula grande porque lo que realmente importa es 
el sistema de colimación de los haces de luz.

01-08-2022 07:07:26

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 13-09-2022 08:17:47

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA Creemos que existe un error en la Norma IEC60601-2-41 Requisitos particulares para la seguridad 
básica y funcionamiento esencial de las luminarias quirúrgicas y las luminarias para diagnóstico, se establece 
claramente que la irradiación de cada cúpula no debe sobrepasar 500W/m2 de forma a evitar la disecación de los 
tejidos. Por lo tanto, solicitar una irradiación de al menos 500W/m2 está errado. Se recomienda que donde DICE 
Irradiación total de al menos a 500W/m2 DIGA Irradiación máxima de 500W/m2 por cada cúpula. Favor 
verificar y corregir.

01-08-2022 07:07:43

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 13-09-2022 08:17:58
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CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA En las especificaciones no se especifican si la Profundidad de iluminación se refiere al 20% o al 
60% lo que determina el volumen de luz de la scialítica. Para una scialítica para cirugía general, recomendamos 
una Profundidad de iluminación L1+L2 al 20% de 100cm o mayor y una Profundidad de iluminación L1+L2 del 
60% de 50cm o mayor. Favor verificar y corregir.

01-08-2022 07:07:58

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 13-09-2022 08:18:13

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA Favor aclarar si la scialítica debe tener Control automático del flujo de iluminación de los LED de 
forma a evitar la caída de la potencia de la iluminación que es inherente a los LEDs. Esto posibilita una 
iluminación constante durante toda la cirugía.

01-08-2022 07:08:10

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 13-09-2022 08:18:26

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA En las especificaciones no se especificaron los índices cromáticos básicos Ra (capacidad promedio 
de los índices de color) y R9 (capacidad de reproducir con precisión el rojo) y R15 (capacidad de reproducir el 
color de piel). Se recomienda un índice cromático Ra de 95 y un índice cromático R9 de 85 y un índice cromático 
R15 de 95, como mínimo.

01-08-2022 07:08:19

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 13-09-2022 08:18:50

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA De forma a no dirigir las especificaciones a un fabricante utilizando medidas específicas y 
considerando que en la Norma IEC60601-2-41 Requisitos particulares para la seguridad básica y funcionamiento 
esencial de las luminarias quirúrgicas y las luminarias para diagnóstico., no se establece un diámetro mínimo de 
la cúpula y considerando que se trata de una scialitica portátil, se solicita que donde DICE Diámetro de la cúpula: 
de al menos 690 mm. DIGA Diámetro de la cúpula: de al menos 430 mm o mayor, porque de nada sirve tener 
una cúpula grande porque lo que realmente importa es el sistema de colimación de los haces de luz.

01-08-2022 07:18:48

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 13-09-2022 08:19:13

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA Creemos que existe un error en la Norma IEC60601-2-41 Requisitos particulares para la seguridad 
básica y funcionamiento esencial de las luminarias quirúrgicas y las luminarias para diagnóstico, se establece 
claramente que la irradiación de cada cúpula no debe sobrepasar 500W/m2 de forma a evitar la disecación de los 
tejidos. Por lo tanto, solicitar una irradiación de al menos 500W/m2 está errado. Se recomienda que donde DICE 
Irradiación total de al menos a 500W/m2 DIGA Irradiación máxima de 500W/m2. Favor verificar y corregir.

01-08-2022 07:19:10

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 13-09-2022 08:19:24

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA De forma a no dirigir las especificaciones a un fabricante utilizando valores específicos y 
considerando que en la Norma IEC60601-2-41 Requisitos particulares para la seguridad básica y funcionamiento 
esencial de las luminarias quirúrgicas y las luminarias para diagnóstico establece que una lámpara para que sea 
scialítica debe tener como mínimo 50.000Lux, se solicita que donde DICE Cúpula que generan iluminancia: a 1 
metro de distancia de 140.000 lux como mínimo. DIGA Cúpula que generan iluminancia: a 1 metro de distancia 
de 120.000 lux como mínimo

01-08-2022 07:19:30

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 13-09-2022 08:20:04

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA En las especificaciones no se especifican la Profundidad de iluminación al 20% ni al 60% lo que 
determina el volumen de luz de la scialítica. Para una scialítica para cirugía general, recomendamos una 
Profundidad de iluminación L1+L2 al 20% de 100cm o mayor y una Profundidad de iluminación L1+L2 del 60% 
de 50cm o mayor. Favor verificar.

01-08-2022 07:19:47

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 13-09-2022 08:20:42

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora
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CONSULTA Favor aclarar si la scialítica debe tener Control automático del flujo de iluminación de los LED de 
forma a evitar la caída de la potencia de la iluminación que es inherente a los LEDs. Esto posibilita una 
iluminación constante durante toda la cirugía.

01-08-2022 07:20:00

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 13-09-2022 08:21:03

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA Se consulta si la scialítica debe ser compatible con Flujo Laminar. Favor especificar. 01-08-2022 07:20:12

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 13-09-2022 08:21:18

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA En las especificaciones no se especificaron los índices cromáticos básicos Ra (capacidad promedio 
de los índices de color) y R9 (capacidad de reproducir con precisión el rojo). Se recomienda un índice cromático 
Ra de 95 y un índice cromático R9 de 90, como mínimo.

01-08-2022 07:20:23

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 13-09-2022 08:21:28

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA Debido a la coyuntura y problemática mundial en la provisión de componentes electrónicos y en 
los transportes, debido a la pandemia del COVID-19 y guerra comercial entre China y EEUU, se solicita que el 
plazo de entrega sea de 90 días a partir de la emisión de la orden de compra.

01-08-2022 07:22:31

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 13-09-2022 08:21:56

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA Se consulta si la servocuna debe tener integrado un temporizador digital para RCP (Resucitación 
Cardio Pulmonar) con evaluación del tiempo durante la reanimación, y señal que ayuda a calcular la frecuencia 
cardíaca.

01-08-2022 07:30:34

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 13-09-2022 08:22:07

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA Se consulta si la servocuna debe poseer barandillas laterales con dispositivos antigolpes con 
amortiguador giratorio que evite que se golpeen al abrirlas.

01-08-2022 07:30:55

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 13-09-2022 08:22:21

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA Se consulta si la servocuna debe poseer ruedas dobles que le dan mayor estabilidad durante 
procedimientos o transporte y ubicación. Como solicitado en el item 22.

01-08-2022 07:31:09

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 13-09-2022 08:22:33

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA Se consulta si La bandeja para cassette de rayos X puede extraerse o insertarse desde la parte 
delantera y desde ambos laterales de la plataforma del colchón.

01-08-2022 07:31:21

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 13-09-2022 08:22:46

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA Se consulta si el diseño de la servocuna debe permitir la intubación posterior del paciente. 01-08-2022 07:31:34

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 13-09-2022 08:24:25

CONSULTA
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Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA Se consulta si el equipo debe poseer modo de Precalentamiento automático, que es el modo que 
calienta anticipadamente el colchón de la servocuna preparándola para un ingreso y así evitar la hipotermia por 
contacto.

01-08-2022 07:31:42

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 13-09-2022 08:26:37

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA: Favor aclarar si el equipo debe poseer sistema de protección contra sobrecarga de corriente. 01-08-2022 07:40:15

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 13-09-2022 08:27:28

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA: Favor aclarar si el equipo debe poseer en el modo bipolar inicio y parada automática de la 
coagulación bipolar, recomendado para evitar errores en la coagulación. El equipo para la coagulación bipolar de 
acuerdo a la impedancia de contacto del tejido.

01-08-2022 07:40:34

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS CONSIDERAN REQUISITOS MINIMOS, SI SE OFERTAN 
EQUIPOS CON MEJORES CARACTERISTICAS, ESTOS SERAN TENIDOS EN CUENTA. AJUSTARSE A 
LA ULTIMA VERSION DEL PBC.

13-09-2022 08:29:09

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA: Favor aclarar si el pedal de accionamiento solicitado es del tipo doble, para corte (de color 
Amarillo) y coagulación (de color Azul)

01-08-2022 07:40:49

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 13-09-2022 08:29:56

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA: Se consulta si el equipo debe contar con resistencia al impulso de desfibrilación de acuerdo a la 
IEC 60601-1 e IEC 60601-2-2

01-08-2022 07:41:03

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS CONSIDERAN REQUISITOS MINIMOS, SI SE OFERTAN 
EQUIPOS CON MEJORES CARACTERISTICAS, ESTOS SERAN TENIDOS EN CUENTA. AJUSTARSE A 
LA ULTIMA VERSION DEL PBC.

13-09-2022 08:29:36

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA: Favor aclarar si el equipo debe poseer sistema de protección contra sobrecarga de corriente. 01-08-2022 07:41:16

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 13-09-2022 08:30:24

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA: Se consulta si el equipo debe cumplir con la IEC 60601-2-2 para corrientes de fugas en alta 
frecuencia y con la IEC 60601-1 para corrientes de fugas en baja frecuencia

01-08-2022 07:41:27

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 13-09-2022 08:31:04

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA: Favor aclarar si el equipo debe poseer sistema de protección contra sobrecarga de corriente. 01-08-2022 07:41:45

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 13-09-2022 08:31:14

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA De forma a no dirigir las especificaciones a un fabricante utilizando medidas específicas, se solicita 
que donde DICE Altura ajustable entre: 700mm o menor a 1000mm o mayor, DIGA Altura ajustable entre: 
700mm o menor a 950mm o mayor,

01-08-2022 07:51:06

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora
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FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 13-09-2022 08:31:24

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA De forma a no dirigir las especificaciones a un fabricante utilizando medidas específicas, se solicita 
que donde DICE Movimiento de la sección piernas (arriba/abajo): 30º / 90º o mejor, DIGA Movimiento de la 
sección piernas (arriba/abajo): 0º / -90º o mejor.

01-08-2022 07:51:26

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 13-09-2022 08:31:46

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA De forma a no dirigir las especificaciones a un fabricante utilizando medidas específicas y 
considerando que una angulación superior a 15º facilita la caída del paciente, se solicita que donde DICE 
Movimiento lateral: 18º o mejor, DIGA Movimiento lateral: 15º o mejor

01-08-2022 07:51:44

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 13-09-2022 08:31:56

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA De forma a no dirigir las especificaciones a un fabricante utilizando medidas específicas, se solicita 
que donde DICE Movimiento de la sección cabeza: ±60º o mejor, DIGA Movimiento de la sección cabeza: de 
+75º a -40º o mejor rango.

01-08-2022 07:51:59

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 13-09-2022 08:32:05

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA De forma a no dirigir las especificaciones a un fabricante utilizando medidas específicas y 
considerando que una angulación superior a 15º facilita la caída del paciente y una angulación superior no tiene 
aplicación en el posicionamiento del paciente, se solicita que donde DICE Movimiento lateral: 18º o mejor, 
DIGA Movimiento lateral: 15º o mejor

01-08-2022 07:52:48

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 13-09-2022 08:32:13

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA De forma a no dirigir las especificaciones a un fabricante y considernado que no todos los 
fabricantes usan baterías del tipo NIQUEL-METALHIDRURO. Se solicita que donde dice NIQUEL-
METALHIDRURO diga NIQUEL-METALHIDRURO o mejor

01-08-2022 07:56:12

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 13-09-2022 08:32:37

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA De forma a no dirigir las especificaciones a un fabricante utilizando medidas específicas, se solicita 
que donde DICE Pacientes almacenados: >150 pacientes. Almacenaje: 15 seg, DIGA Pacientes almacenados: 
>150 pacientes. Almacenaje: 15 seg. aproximadamente.

01-08-2022 07:58:13

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 13-09-2022 08:32:45

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONUSULTA ECG: De forma a no dirigir las especificaciones a un fabricante utilizando medidas específicas, se 
solicita que donde dice grabación de 2 horas continúas de la curva de ECG, cuando en modo Desfibrilador 
Externo Automatico (DEA). Diga grabación de 2 horas continúas de la curva de ECG, cuando en modo 
Desfibrilador Externo Automatico (DEA), aproximadametne

01-08-2022 07:59:47

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC 13-09-2022 08:32:54
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Listado de Proveedores Participantes
endoso

Nro. Garantía Tipo ENTIDAD 
EMISORA

Fecha Emisión Fecha Inicio de 
Vigencia

Fecha Fin de 
Vigencia

Oferente: BIOERIX S.A.  - RUC: 80051821-7 Categoría: Sin categorizar Nro.  Oferente: 1
1508006642 Póliza ASEGURADORA YACYRETA 16-09-2022 16-09-2022 13-04-2023

Oferente: EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - RUC: 
80002379-0

Categoría: Sin categorizar Nro.  Oferente: 10

1508019637 Póliza Aseguradora Paraguaya 
S.A.E.C.A.

15-09-2022 16-09-2022 15-03-2023

Oferente: IMESE S.A. - RUC: 80016426-1 Categoría: Sin categorizar Nro.  Oferente: 11
1508054659 Póliza LA CONSOLIDADA S.A 16-09-2022 19-09-2022 26-02-2023

Oferente: SOLUMEDIC S.A. - RUC: 80023913-0 Categoría: Sin categorizar Nro.  Oferente: 12
07.1508.054667/0000 Póliza La Consolidad de Seguros 16-09-2022 16-09-2022 25-03-2023

Oferente: DYSA HEALTHCARE S.A. - RUC: 80013820-1 Categoría: Sin categorizar Nro.  Oferente: 13
1508007891 Póliza PATRIA S.A DE SEGUROS Y 

REASEGUROS
16-09-2022 17-09-2022 06-03-2023

Oferente: SURVYCON S.A. SURVEY & CONTROL - RUC: 
80063377-6

Categoría: Sin categorizar Nro.  Oferente: 2

1508005884 Póliza Royal Seguros S.A. 15-09-2022 16-09-2022 15-03-2023

Oferente: ANDRES H. ARCE SA - RUC: 80023488-0 Categoría: Sin categorizar Nro.  Oferente: 3
1508006644 Póliza ASEGURADORA YACYRETA 16-09-2022 16-09-2022 13-04-2023

Oferente: LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - RUC: 80011068-4 Categoría: Sin categorizar Nro.  Oferente: 4
1508019640 Póliza ASEGURADORA 

PARAGUAYA S.A.E.C.A.
15-09-2022 16-09-2022 23-02-2023
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Listado de Proveedores Participantes
endoso

Nro. Garantía Tipo ENTIDAD 
EMISORA

Fecha Emisión Fecha Inicio de 
Vigencia

Fecha Fin de 
Vigencia

Oferente: INDEX S.A.C.I. - RUC: 80002742-6 Categoría: Sin categorizar Nro.  Oferente: 5
1508054663-END.: 000 Póliza La Consolidada S.A. de Seguros 16-09-2022 19-09-2022 07-04-2023

Oferente: ALBATROS SACI - RUC: 80002766-3 Categoría: Sin categorizar Nro.  Oferente: 6
1508007889 Póliza Patria S.A de Seguros y 

Reaseguros
16-09-2022 16-09-2022 15-03-2023

Oferente: VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - RUC: 
80001446-4

Categoría: Sin categorizar Nro.  Oferente: 7

1508019645 Póliza ASEGURADORA 
PARAGUAYA S.A.E.C.A.

16-09-2022 16-09-2022 15-03-2023

Oferente: ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 
RUC: 80072821-1

Categoría: Mediana Nro.  Oferente: 8

1508005881 Póliza Royal Seguros S.A. 15-09-2022 16-09-2022 23-02-2023

Oferente: M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
REPRESENTACIONES S.A. - RUC: 80024252-1

Categoría: Sin categorizar Nro.  Oferente: 9

1508006646 Póliza Aseguradora Yacyreta S.A. 16-09-2022 19-09-2022 17-03-2023

 

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

1 42271907-001 Aspirador de secreciones 1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
ALTAS 
TECNOLOGIAS 
SOCIEDAD ANONIMA 
- 80072821-1

ARI ARI Medical 
Technology 
Co., Ltd.

23B.II CHINA Aspirador de secreciones 2.519.000 2.519.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

2 41111508-001 Balanza con altimetro 2

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
LCM SOCIEDAD 
ANÓNIMA - 80011068-4

BALMAK BALMAK 
INDUSTRIA E 
COMERCIO 
LTDA

111 BRASIL  2.300.000 4.600.000

ALTAS 
TECNOLOGIAS 
SOCIEDAD ANONIMA 
- 80072821-1

ARI ARI Medical 
Technology 
Co., Ltd.

RGT.A-200A-RT CHINA Balanza con altimetro 1.889.250 3.778.500
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DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

3 41111508-002 Balanza pediatrica 2

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
LCM SOCIEDAD 
ANÓNIMA - 80011068-4

BALMAK BALMAK 
INDUSTRIA E 
COMERCIO 
LTDA

109A BRASIL  2.000.000 4.000.000

ALTAS 
TECNOLOGIAS 
SOCIEDAD ANONIMA 
- 80072821-1

ARI ARI Medical 
Technology 
Co., Ltd.

RGT-20A-RT CHINA Balanza pediatrica 1.402.625 2.805.250

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

4 42191607-001 Biombo 5

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
LCM SOCIEDAD 
ANÓNIMA - 80011068-4

MEDIMUEBLE LCM SA BIOMBO DE 3 
CUERPOS

NACIONMAL  1.000.000 5.000.000

M Y F INDUSTRIAL Y 
COMERCIAL 
REPRESENTACIONES 
S.A. - 80024252-1

M&F MYF IND. 
COM. REP. S.A

Biombo Paraguay Biombo 980.000 4.900.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

5 42182901-001 Camilla ginecologica 2

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
LCM SOCIEDAD 
ANÓNIMA - 80011068-4

MEDIMUEBLE LCM SA CAMILLA 
GINECOLOGICA

NACIONAL  2.300.000 4.600.000

M Y F INDUSTRIAL Y 
COMERCIAL 
REPRESENTACIONES 
S.A. - 80024252-1

M&F MYF IND. 
COM. REP. S.A

Camilla 
ginecologica

Paraguay Camilla ginecologica 2.700.000 5.400.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

6 42192404-001 Carro para curaciones 4

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
LCM SOCIEDAD 
ANÓNIMA - 80011068-4

MEDIMUEBLE LCM SA CARRO PARA 
CURACIONES

NACIONAL  2.100.000 8.400.000

M Y F INDUSTRIAL Y 
COMERCIAL 
REPRESENTACIONES 
S.A. - 80024252-1

M&F MYF IND. 
COM. REP. S.A

Carro para 
curaciones

Paraguay Carro para curaciones 2.700.000 10.800.000

SOLUMEDIC S.A. - 
80023913-0

SAIKANG SAIKANG SK China Carro para Curaciones 3.500.000 14.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

7 42172101-004 Carro de paro 1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
LCM SOCIEDAD 
ANÓNIMA - 80011068-4

JIANGSU 
SAIKANG/BISTOS

JIANGSU 
SAIKANG 
MEDICAL 
EQUIPMENT 
CO. LTD/
BISTOS CO 
LTD

SK051-ET / BT-720 CHINA  20.000.000 20.000.000

ALTAS 
TECNOLOGIAS 
SOCIEDAD ANONIMA 
- 80072821-1

ARI ARI Medical 
Technology 
Co., Ltd.

ET850 CHINA Carro de paro 21.182.500 21.182.500

SOLUMEDIC S.A. - 
80023913-0

SAIKANG SAIKANG SK1 China Carro de Paro 19.000.000 19.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

8 42292202-001 Compresor para uso odontologico 1

PROPUESTAS INICIALES
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Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
ANDRES H. ARCE SA 
- 80023488-0

Toye Toye 40 litros China Compresor Odontologico 3.500.000 3.500.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

9 42172101-001 Desfibrilador 1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
LCM SOCIEDAD 
ANÓNIMA - 80011068-4

NIHON KOHDEN NIHON 
KOHDEN 
CORPORATION

TEC-5631 JAPON  45.000.000 45.000.000

ALBATROS SACI - 
80002766-3

Instramed Industria 
Médico 
Hospitalar Ltda.

Cardiomax Brasil Desfibrilador 50.000.000 50.000.000

ALTAS 
TECNOLOGIAS 
SOCIEDAD ANONIMA 
- 80072821-1

ARI ARI Medical 
Technology 
Co., Ltd.

DEF-7000 CHINA Desfibrilador 51.038.375 51.038.375

SOLUMEDIC S.A. - 
80023913-0

Mindray Mindray Beneheart D3 China Desfibrilador 48.000.000 48.000.000

DYSA HEALTHCARE 
S.A. - 80013820-1

Philips Philips 
Goldway 
(Shenzhen) 
Industrial Inc

Efficia DFM100 Alemania Desfibrilador 77.840.600 77.840.600

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

10 42201718-001 Ecografo 1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
LCM SOCIEDAD 
ANÓNIMA - 80011068-4

SONOSCAPE SONOSCAPE 
MEDICAL 
CORP.

E2 CHINA  200.000.000 200.000.000

ALTAS 
TECNOLOGIAS 
SOCIEDAD ANONIMA 
- 80072821-1

ARI ARI Medical 
Technology 
Co., Ltd.

AR-580C CHINA Ecografo 217.807.625 217.807.625

EDUARDO ELIZECHE 
BENITEZ SAC - 
80002379-0

Siemens 
Healthineers

Siemens 
Healthcare 
GmbH

ACUSON P500 Republica de 
Korea/ Alemania

Ecografo 286.000.000 286.000.000

IMESE S.A. - 
80016426-1

ESAOTE ESAOTE SPA MyLab SIGMA Italia ECOGRAFO 245.000.000 245.000.000

SOLUMEDIC S.A. - 
80023913-0

General Electric General Electric Versana Active China Ecografo 200.000.000 200.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

11 41111808-002 Equipo de rayos X portatil 1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
ALTAS 
TECNOLOGIAS 
SOCIEDAD ANONIMA 
- 80072821-1

PERLOVE Nanjing 
Perlove 
Medical 
Equipment Co., 
LTD

PLX101C CHINA Equipo de rayos X portatil 217.550.000 217.550.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

12 41104506-002 Estufa para esterilización 1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
ALTAS 
TECNOLOGIAS 
SOCIEDAD ANONIMA 
- 80072821-1

ARI ARI Medical 
Technology 
Co., Ltd.

GRF-9053A CHINA Estufa para esterilización 11.221.000 11.221.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

13 42182601-001 Lampara de pie con cuello movil 6

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
LCM SOCIEDAD 
ANÓNIMA - 80011068-4

MEDIMUEBLE LCM SA LAMPARA 
MOVIL CON 
CUELLO

NACIONAL  600.000 3.600.000

M Y F INDUSTRIAL Y 
COMERCIAL 
REPRESENTACIONES 
S.A. - 80024252-1

M&F MYF IND. 
COM. REP. S.A

Lampara de pie con 
cuello movil

Paraguay Lampara de pie con cuello 
movil

650.000 3.900.000
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DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

14 42182703-001 Tallimetro 2

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
LCM SOCIEDAD 
ANÓNIMA - 80011068-4

MEDIMUEBLE LCM SA MESA CON 
TALLIMETRO

NACIONAL  800.000 1.600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

15 56122001-001 Mesa para laboratorio 1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
M Y F INDUSTRIAL Y 
COMERCIAL 
REPRESENTACIONES 
S.A. - 80024252-1

M&F MYF IND. 
COM. REP. S.A

Mesa para 
laboratorio

Paraguay Mesa para laboratorio 3.100.000 3.100.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

16 42192101-001 Apoya Brazo para Extraccion de Sangre 2

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
LCM SOCIEDAD 
ANÓNIMA - 80011068-4

MEDIMUEBLE LCM SA APOYA BRAZO 
PARA 
EXTRACCION

NACIONAL  300.000 600.000

M Y F INDUSTRIAL Y 
COMERCIAL 
REPRESENTACIONES 
S.A. - 80024252-1

M&F MYF IND. 
COM. REP. S.A

Apoya Brazo para 
Extraccion de 
Sangre

Paraguay Apoya Brazo para Extraccion 
de Sangre

280.000 560.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

17 42192107-001 Silla para extraccion de sangre 2

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
M Y F INDUSTRIAL Y 
COMERCIAL 
REPRESENTACIONES 
S.A. - 80024252-1

M&F MYF IND. 
COM. REP. S.A

Silla para 
extraccion de sangre

Paraguay Silla para extraccion de sangre 1.600.000 3.200.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

18 42151701-001 Sillon odontologico 1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
ANDRES H. ARCE SA 
- 80023488-0

GNATUS ALLIAGE S200 BRASIL SILLON ODONTOLOGICO 28.500.000 28.500.000

ALTAS 
TECNOLOGIAS 
SOCIEDAD ANONIMA 
- 80072821-1

ARI ARI Medical 
Technology 
Co., Ltd.

DU-2305 CHINA Sillon odontologico 20.987.606 20.987.606

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

19 42192102-9999 Sillon para Hidratacion 5

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
M Y F INDUSTRIAL Y 
COMERCIAL 
REPRESENTACIONES 
S.A. - 80024252-1

M&F MYF IND. 
COM. REP. S.A

Sillon para 
Hidratacion

Paraguay Sillon para Hidratacion 2.600.000 13.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

20 42192207-001 Camilla con ruedas 2

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
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M Y F INDUSTRIAL Y 
COMERCIAL 
REPRESENTACIONES 
S.A. - 80024252-1

M&F MYF IND. 
COM. REP. S.A

Camilla con ruedas Paraguay Camilla con ruedas 3.600.000 7.200.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

21 42182901-001 Camilla ginecologica 2

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
BIOERIX S.A. - 
80051821-7

Bihealthcare Zhangjiagang 
Braun Industry 
Co.,Ltd.

BIDE004M China Camilla ginecológica 53.000.000 106.000.000

LCM SOCIEDAD 
ANÓNIMA - 80011068-4

MEDPEJ MEDPEJ 
EQUIPAMIENTOS 
MEDICOS 
LTDA

CG-7000P BRASIL  48.000.000 96.000.000

ALTAS 
TECNOLOGIAS 
SOCIEDAD ANONIMA 
- 80072821-1

ARI ARI Medical 
Technology 
Co., Ltd.

BC15 CHINA Camilla ginecologica 52.899.000 105.798.000

M Y F INDUSTRIAL Y 
COMERCIAL 
REPRESENTACIONES 
S.A. - 80024252-1

M&F MYF IND. 
COM. REP. S.A

Camilla 
ginecologica

Paraguay Camilla ginecologica 46.800.000 93.600.000

SOLUMEDIC S.A. - 
80023913-0

Linet Linet Graciella Republica Checa Camilla Ginecologica 50.000.000 100.000.000

DYSA HEALTHCARE 
S.A. - 80013820-1

Mubi Medical INDUSTRIA 
COLOMBIANA 
DE 
DOTACIONES 
METALICAS 
S.A.S

IXYS COLOMBIA Camilla ginecologica 69.300.000 138.600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

22 42191802-003 Servocuna 1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
LCM SOCIEDAD 
ANÓNIMA - 80011068-4

FANEM FANEM LTDA AMPLA 2085 BRASIL  58.000.000 58.000.000

ALTAS 
TECNOLOGIAS 
SOCIEDAD ANONIMA 
- 80072821-1

ARI ARI Medical 
Technology 
Co., Ltd.

AW-2E CHINA Servocuna 62.975.000 62.975.000

DYSA HEALTHCARE 
S.A. - 80013820-1

Medix Medical MEDIX 
MEDICAL 
DEVICES 
S.R.L.

SM401 ARGENTINA Servocuna 82.500.000 82.500.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

23 42295108-001 Mesa Quirurgica 2

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
BIOERIX S.A. - 
80051821-7

Bihealthcare Zhangjiagang 
Braun Industry 
Co.,Ltd.

BIOT002EH China Mesa quirurgica 247.000.000 494.000.000

LCM SOCIEDAD 
ANÓNIMA - 80011068-4

JIANGSU 
SAIKANG

JIANGSU 
SAIKANG 
MEDICAL 
EQUIPMENT 
CO. LTD

A-100-4A CHINA  220.000.000 440.000.000

ALBATROS SACI - 
80002766-3

Barrfab Barrfab 
Industria 
Comercio 
Importación 
Exportación de 
Equipamientos 
Hospitalares 
Ltda.

BF 683 EH Brasil Mesa quirúrgica 280.000.000 560.000.000

ALTAS 
TECNOLOGIAS 
SOCIEDAD ANONIMA 
- 80072821-1

ARI ARI Medical 
Technology 
Co., Ltd.

AMTD.III CHINA Mesa Quirurgica 246.175.000 492.350.000

SOLUMEDIC S.A. - 
80023913-0

Mindray Mindray Hybase China Mesa Quirurgica 300.000.000 600.000.000

DYSA HEALTHCARE 
S.A. - 80013820-1

BAUMER BAUMER S.A Atena A0100-1000 BRASIL Mesa Quirurgica 270.000.000 540.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

24 39101602-002 Lampara cialitica con satelite 2

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
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LCM SOCIEDAD 
ANÓNIMA - 80011068-4

MEDPEJ MEDPEJ 
EQUIPAMENTOS 
MEDICOS 
LTDA

FL-2000-TL BRASIL  130.000.000 260.000.000

ALBATROS SACI - 
80002766-3

Barrfab Barrfab 
Industria 
Comercio 
Importación 
Exportación de 
Equipamientos 
Hospitalares 
Ltda.

BF H2 / BF H2 Brasil Lámparca cialítica con satélite 150.000.000 300.000.000

ALTAS 
TECNOLOGIAS 
SOCIEDAD ANONIMA 
- 80072821-1

ARI ARI Medical 
Technology 
Co., Ltd.

AML760/760 CHINA Lampara cialitica con satelite 145.357.750 290.715.500

SOLUMEDIC S.A. - 
80023913-0

Mindray Mindray HyLED China Lampara cialitica con Satélite 150.000.000 300.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

25 39101602-003 Lampara scialiticas de pie 1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
LCM SOCIEDAD 
ANÓNIMA - 80011068-4

MEDPEJ MEDPEJ 
EQUIPAMENTOS 
MEDICOS 
LTDA

FL-2000-AL BRASIL  80.000.000 80.000.000

ALBATROS SACI - 
80002766-3

Barrfab Barrfab 
Industria 
Comercio 
Importación 
Exportación de 
Equipamientos 
Hospitalares 
Ltda.

BF H2 Brasil Lámpara cialítica de pie 100.000.000 100.000.000

ALTAS 
TECNOLOGIAS 
SOCIEDAD ANONIMA 
- 80072821-1

ARI ARI Medical 
Technology 
Co., Ltd.

AML700E CHINA Lampara scialiticas de pie 76.066.166 76.066.166

SOLUMEDIC S.A. - 
80023913-0

Mindray Mindray HyLED X9M China Lampara scialiticas de pie 68.000.000 68.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

26 42272504-007 Maquina de anestesia 2

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
LCM SOCIEDAD 
ANÓNIMA - 80011068-4

MEDPEJ MEDEC 
INTERNATIONAL 
bv

CAELUS LITE BELGICA  330.000.000 660.000.000

ALTAS 
TECNOLOGIAS 
SOCIEDAD ANONIMA 
- 80072821-1

SUPERSTAR Nanjing 
Superstar 
Medical 
Equipment Co., 
Ltd.

S6200 CHINA Maquina de anestesia 230.601.168 461.202.336

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

27 42295112-002 Mesa de instrumental 2

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
LCM SOCIEDAD 
ANÓNIMA - 80011068-4

JIANGSU 
SAIKANG

JIANGSU 
SAIKANG 
MEDICAL 
EQUIPMENT 
CO. LTD

SKH038-2 CHINA  2.500.000 5.000.000

M Y F INDUSTRIAL Y 
COMERCIAL 
REPRESENTACIONES 
S.A. - 80024252-1

M&F MYF IND. 
COM. REP. S.A

Mesa de 
instrumental

Paraguay Mesa de instrumental 2.600.000 5.200.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

28 42281509-002 tambor para esterilizacion 3

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
-        

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad
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29 42281509-002 tambor para esterilizacion 3

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
LCM SOCIEDAD 
ANÓNIMA - 80011068-4

ÀSP AKHYAR 
SURGICAL 
PROFESSIONALS

TAMBOR 
MEDIANO PARA 
APOSITO

PAKISTAN  1.000.000 3.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

30 42181515-008 Cajas para instrumental 3

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
-        

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

31 42281509-002 tambor para esterilizacion 2

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
-        

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

32 42281509-002 tambor para esterilizacion 3

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
-        

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

33 42291613-003 Electrobisturi 3

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
SURVYCON S.A. 
SURVEY & CONTROL 
- 80063377-6

BOWA BOWA-
electronic 
GmbH & Co. 
KG

ARC 250 Alemania Electrobisturí 126.500.000 379.500.000

ALBATROS SACI - 
80002766-3

Barrfab / Karl Storz Barrfab 
Industria 
Comercio 
Importación 
Exportación de 
Equipamientos 
Hospitalares 
Ltda. / Karl 
Storz

LC3 / Spilot Brasil / Alemania Electrobisturí 130.000.000 390.000.000

ALTAS 
TECNOLOGIAS 
SOCIEDAD ANONIMA 
- 80072821-1

ARI ARI Medical 
Technology 
Co., Ltd.

ESU-2000AI(LED) CHINA Electrobisturi 105.721.666 317.164.998

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

34 41103311-003 Vacuometro 2

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
-        

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

35 42172101-004 Carro de paro 2

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
ALBATROS SACI - 
80002766-3

Cardinal Cardinal 
Industria e 
Comercio Ltda.

CE Brasil Carro de paro 18.000.000 36.000.000

SOLUMEDIC S.A. - 
80023913-0

SAIKANG SAIKANG SK1 China Carro de Paro 19.000.000 38.000.000
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DYSA HEALTHCARE 
S.A. - 80013820-1

Mubi Medical INDUSTRIA 
COLOMBIANA 
DE 
DOTACIONES 
METALICAS 
S.A.S

Carro de Paro COLOMBIA Carro de paro 27.148.000 54.296.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

36 42172101-001 Desfibrilador 2

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
ALBATROS SACI - 
80002766-3

Instramed Industria 
Médico 
Hospitalar Ltda.

Cardiomax Brasil Desfibrilador 50.000.000 100.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

37 42181904-001 Monitor de signos vitales 2

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
LCM SOCIEDAD 
ANÓNIMA - 80011068-4

BISTOS BISTOS CO 
LTD

BT-780 COREA  40.000.000 80.000.000

ALBATROS SACI - 
80002766-3

Advanced Advanced 
Instrumentations 
Inc.

PM-2000XL Plus USA Monitor de signos vitales 35.000.000 70.000.000

ALTAS 
TECNOLOGIAS 
SOCIEDAD ANONIMA 
- 80072821-1

ARI ARI Medical 
Technology 
Co., Ltd.

ARI-800D CHINA monitor de signos vitales 40.075.000 80.150.000

SOLUMEDIC S.A. - 
80023913-0

EDAN EDAN Elite China Monitor de Signos Vitales 40.000.000 80.000.000

DYSA HEALTHCARE 
S.A. - 80013820-1

Philips Philips 
Goldway 
(Shenzhen) 
Industrial Inc

G40E ALEMANIA Monitor de signos vitales 45.163.000 90.326.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

38 42181904-002 Monitor multiparametrico 2

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
LCM SOCIEDAD 
ANÓNIMA - 80011068-4

BISTOS BISTOS CO 
LTD

BT-780 COREA  40.000.000 80.000.000

ALBATROS SACI - 
80002766-3

Advanced Advanced 
Instrumentations 
Inc

PM-2000XL Plus USA Monitor multiparamétrico 35.000.000 70.000.000

ALTAS 
TECNOLOGIAS 
SOCIEDAD ANONIMA 
- 80072821-1

ARI ARI Medical 
Technology 
Co., Ltd.

ARI-800D CHINA Monitor multiparametrico 40.075.000 80.150.000

SOLUMEDIC S.A. - 
80023913-0

EDAN EDAN Elite China Monitor Multiparametrico 40.000.000 80.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

39 42272304-001 Resucitador Adulto c/ Camara y mascara 2

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
-        

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

40 42272304-003 Resucitador Pediatrico c/ Camara y mascara 2

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
-        

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

41 41123403-003 Porta suero 18

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
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LCM SOCIEDAD 
ANÓNIMA - 80011068-4

JIANGSU 
SAIKANG

JIANGSU 
SAIKANG 
MEDICAL 
EQUIPMENT 
CO LTD

SKB041-2 CHINA  500.000 9.000.000

M Y F INDUSTRIAL Y 
COMERCIAL 
REPRESENTACIONES 
S.A. - 80024252-1

M&F MYF IND. 
COM. REP. S.A

Porta suero Paraguay Porta suero 430.000 7.740.000

SOLUMEDIC S.A. - 
80023913-0

SAIKANG SAIKANG SK CHINA Porta Suero 450.000 8.100.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

42 42191811-001 Cuna 4

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
LCM SOCIEDAD 
ANÓNIMA - 80011068-4

JIANGSU 
SAIKANG

JIANGSU 
SAIKANG 
MEDICAL 
EQUIPMENT 
CO LTD

SK-B3 CHINA  1.800.000 7.200.000

SOLUMEDIC S.A. - 
80023913-0

SAIKANG SAIKANG SK China Cuna 1.200.000 4.800.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

43 42191802-003 Servocuna 2

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
LCM SOCIEDAD 
ANÓNIMA - 80011068-4

FANEM FANEM 
LTDA.

AMPLA 2085 BRASIL  65.000.000 130.000.000

ALTAS 
TECNOLOGIAS 
SOCIEDAD ANONIMA 
- 80072821-1

ARI ARI Medical 
Technology 
Co., Ltd.

AW-2E CHINA Servocuna 69.329.750 138.659.500

DYSA HEALTHCARE 
S.A. - 80013820-1

Medix Medical MEDIX 
MEDICAL 
DEVICES 
S.R.L

SM401 ARGENTINA Servocuna 90.825.000 181.650.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

44 42181801-001 Oximetro de pulso 2

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
ALBATROS SACI - 
80002766-3

Advanced Advanced 
Instrumentations 
Inc.

PO-100B+ USA Oximetro de pulso 5.000.000 10.000.000

LCM SOCIEDAD 
ANÓNIMA - 80011068-4

KONSUNG JIANGSU 
KONSUNG 
BIO-
MEDICAL 
SCIENCE 
AND 
TECHNOLOGY 
CO LTD

SONOSAT-FWT01 CHINA  5.000.000 10.000.000

ALTAS 
TECNOLOGIAS 
SOCIEDAD ANONIMA 
- 80072821-1

ARI ARI Medical 
Technology 
Co., Ltd.

HO-23 CHINA Oximetro de pulso 5.324.250 10.648.500

SOLUMEDIC S.A. - 
80023913-0

Mindray Mindray PM60 China Oximetro de Pulso. 5.000.000 10.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

45 42181801-001 Oximetro de pulso 2

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
ALBATROS SACI - 
80002766-3

Advanced Advanced 
Instrumentations 
Inc.

PO-100B+ USA Oximetro de pulso 5.000.000 10.000.000

LCM SOCIEDAD 
ANÓNIMA - 80011068-4

KONSUNG JIANGSU 
KONSUNG 
BIO-
MEDICAL 
SCIENCE 
AND 
TECHNOLOGY 
CO LTD

SONOSAT-FWT01 CHINA  5.000.000 10.000.000

ALTAS 
TECNOLOGIAS 
SOCIEDAD ANONIMA 
- 80072821-1

ARI ARI Medical 
Technology 
Co., Ltd.

HO-23 CHINA Oximetro de pulso 5.324.250 10.648.500
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SOLUMEDIC S.A. - 
80023913-0

MIndray Mindray PM60 China Oximetro de Pulso 5.000.000 10.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

46 42181716-001 Electrocardiografo 2

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
INDEX S.A.C.I. - 
80002742-6

CARDIOVEX Veccsa S.A. ECG3P Argentina Equipo 
electrocardiógrafoportátil

18.000.000 36.000.000

LCM SOCIEDAD 
ANÓNIMA - 80011068-4

NIHON KOHDEN NIHON 
KOHDEN 
CORPORATION

ECG-3150 JAPON  15.000.000 30.000.000

ALTAS 
TECNOLOGIAS 
SOCIEDAD ANONIMA 
- 80072821-1

ARI ARI Medical 
Technology 
Co., Ltd.

ECG-C12G CHINA Electrocardiografo 16.030.000 32.060.000

SOLUMEDIC S.A. - 
80023913-0

Mindray Mindray Beneheart R12 China Electrocardiografo 18.000.000 36.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

47 42281508-002 Autoclave de esterilizacion 1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
ALTAS 
TECNOLOGIAS 
SOCIEDAD ANONIMA 
- 80072821-1

SHINVA SHINVA 
MEDICAL 
INSTRUMENT 
CO., LTD.

XG1.UCD-135D CHINA Autoclave de esterilizacion 160.000.000 160.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

48 42192207-001 Camilla con ruedas 5

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
LCM SOCIEDAD 
ANÓNIMA - 80011068-4

MEDIMUEBLE LCM SA CAMILLA CON 
RUEDAS

NACIONAL  4.000.000 20.000.000

M Y F INDUSTRIAL Y 
COMERCIAL 
REPRESENTACIONES 
S.A. - 80024252-1

M&F MYF IND. 
COM. REP. S.A

Camilla con ruedas Paraguay Camilla con ruedas 3.600.000 18.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

49 42295123-002 Aspirador quirurgico 3

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
ALTAS 
TECNOLOGIAS 
SOCIEDAD ANONIMA 
- 80072821-1

ARI ARI Medical 
Technology 
Co., Ltd.

23B.II CHINA Aspirador quirurgico 2.576.250 7.728.750

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

50 42281503-001 Esterilizadores 1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
ALTAS 
TECNOLOGIAS 
SOCIEDAD ANONIMA 
- 80072821-1

ARI ARI Medical 
Technology 
Co., Ltd.

GRF-9053A CHINA Esterilizadores 10.148.516 10.148.516

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

51 42191808-001 Cama para internado 16

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
LCM SOCIEDAD 
ANÓNIMA - 80011068-4

JIANGSU 
SAIKANG

JIANGSU 
SAIKANG 
MEDICAL 
EQUIPMENT 
CO LTD

SKD-B SERIES CHINA  10.000.000 160.000.000
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ALTAS 
TECNOLOGIAS 
SOCIEDAD ANONIMA 
- 80072821-1

ARI ARI Medical 
Technology 
Co., Ltd.

DK11L CHINA Cama para internado 10.767.546 172.280.736

SOLUMEDIC S.A. - 
80023913-0

SAIKANG SAIKANG SK China Cama para inetrnado 11.000.000 176.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

52 56101515-004 Cama 5

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
M Y F INDUSTRIAL Y 
COMERCIAL 
REPRESENTACIONES 
S.A. - 80024252-1

M&F MYF IND. 
COM. REP. S.A

Cama Paraguay Cama 1.800.000 9.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

53 52141605-001 Carro para transporte de ropa 5

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
-        

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

54 42291802-003 Pinza anatomica 3

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
LCM SOCIEDAD 
ANÓNIMA - 80011068-4

REDA REDA 
INSTRUMENTE 
GMBH

PINZAS 
ANATOMICA 
ADSON CON 
DIENTE

ALEMANIA  100.000 300.000

VICENTE SCAVONE 
& CIA. S.A.E - 
80001446-4

Edlo ITM S/A - 
Industria de 
Tecnología 
Médica

N/A Brasil  100.000 300.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

55 41122407-001 Mango de bisturi 3

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
LCM SOCIEDAD 
ANÓNIMA - 80011068-4

ASP AKHYAR 
SURGICAL 
PROFESSIONALS

MANGO DE 
BISTURI

PAKISTAN  100.000 300.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

56 42291802-045 Pinza hemostatica 3

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
LCM SOCIEDAD 
ANÓNIMA - 80011068-4

ASP AKHYAR 
SURGICAL 
PROFESSIONALS

PINZA 
HEMOSTATICA 
MEDIANA 
CURVA

PAKISTAN  150.000 450.000

VICENTE SCAVONE 
& CIA. S.A.E - 
80001446-4

Edlo ITM S/A - 
Industria de 
Tecnología 
Médica

N/A Brasil  250.000 750.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

57 42291614-001 Tijera curva 3

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
LCM SOCIEDAD 
ANÓNIMA - 80011068-4

REDA REDA 
INSTRUMENTE 
GMBH

TIJERA CURVA 
MEDIANA

ALEMANIA  200.000 600.000

VICENTE SCAVONE 
& CIA. S.A.E - 
80001446-4

Edlo ITM S/A - 
Industria de 
Tecnología 
Médica

N/A Brasil  200.000 600.000
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DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

58 42142505-001 Porta aguja de metal 3

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
LCM SOCIEDAD 
ANÓNIMA - 80011068-4

REDA REDA 
INSTRUMENTE 
GMBH

PORTA AGUJAS 
MEDIANA

ALEMANIA  250.000 750.000

VICENTE SCAVONE 
& CIA. S.A.E - 
80001446-4

Edlo ITM S/A - 
Industria de 
Tecnología 
Médica

N/A Brasil  250.000 750.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

59 42291802-001 Pinza Kocher 3

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
LCM SOCIEDAD 
ANÓNIMA - 80011068-4

ASP AKHYAR 
SURGICAL 
PROFESSIONALS

PINZA PARA 
CAMPO

PAKISTAN  200.000 600.000

VICENTE SCAVONE 
& CIA. S.A.E - 
80001446-4

Edlo ITM S/A - 
Industria de 
Tecnología 
Médica

N/A Brasil  210.000 630.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

60 42291802-045 Pinza hemostatica 6

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
LCM SOCIEDAD 
ANÓNIMA - 80011068-4

REDA REDA 
INSTRUMENTE 
GMBH

PINZA 
HEMOSTATICA 
CURVA 
MEDIANA

ALEMANIA  150.000 900.000

VICENTE SCAVONE 
& CIA. S.A.E - 
80001446-4

Edlo ITM S/A - 
Industria de 
Tecnología 
Médica

N/A Brasil  150.000 900.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

61 42291802-045 Pinza hemostatica 6

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
LCM SOCIEDAD 
ANÓNIMA - 80011068-4

REDA REDA 
INTRUMENTE 
GMBH

PINZA 
HEMOSTATICA 
RECTA MEDIANA

ALEMANIA  150.000 900.000

VICENTE SCAVONE 
& CIA. S.A.E - 
80001446-4

Edlo ITM S/A - 
Industria de 
Tecnología 
Médica

N/A Brasil  150.000 900.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

62 42291802-001 Pinza Kocher 4

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
LCM SOCIEDAD 
ANÓNIMA - 80011068-4

ASP AKHYAR 
SURGICAL 
PROFESSIONALS

PINZA KOCHER 
GRANDE

PAKISTAN  150.000 600.000

VICENTE SCAVONE 
& CIA. S.A.E - 
80001446-4

Edlo ITM S/A - 
Industria de 
Tecnología 
Médica

N/A Brasil  300.000 1.200.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

63 42291802-005 Pinza de Diseccion 2

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
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LCM SOCIEDAD 
ANÓNIMA - 80011068-4

ASP AKHYAR 
SURGICAL 
PROFESSIONALS

PINZA DE 
DISECCION CON 
DIENTE

PAKISTAN  150.000 300.000

VICENTE SCAVONE 
& CIA. S.A.E - 
80001446-4

Edlo ITM S/A - 
Industria de 
Tecnología 
Médica

N/A Brasil  200.000 400.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

64 42291802-005 Pinza de Diseccion 2

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
LCM SOCIEDAD 
ANÓNIMA - 80011068-4

ASP AKHYAR 
SURGICAL 
PROFESSIONALS

PINZA DE 
DISECCION SIN 
DIENTE

PAKISTAN  300.000 600.000

VICENTE SCAVONE 
& CIA. S.A.E - 
80001446-4

Edlo ITM S/A - 
Industria de 
Tecnología 
Médica

N/A Brasil  200.000 400.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

65 41122407-001 Mango de bisturi 1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
LCM SOCIEDAD 
ANÓNIMA - 80011068-4

ASP AKHYAR 
SURGICAL 
PROFESSIONALS

MANGO DE 
BISTURI N 4

PAKISTAN  100.000 100.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

66 42291614-999 Tijeras Metzembaum 2

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
LCM SOCIEDAD 
ANÓNIMA - 80011068-4

ASP AKHYAR 
SURGICAL 
PROFESSIONALS

TIJERA 
METSEMBAU 
CURVA

PAKISTAN  300.000 600.000

VICENTE SCAVONE 
& CIA. S.A.E - 
80001446-4

Edlo ITM S/A - 
Industria de 
Tecnología 
Médica

N/A Brasil  220.000 440.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

67 42291614-002 Tijera recta 2

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
LCM SOCIEDAD 
ANÓNIMA - 80011068-4

ASP AKHYAR 
SURGICAL 
PROFESSIONALS

TIJERA MAYO 
RECTA

PAKISTAN  300.000 600.000

VICENTE SCAVONE 
& CIA. S.A.E - 
80001446-4

Edlo ITM S/A - 
Industria de 
Tecnología 
Médica

N/A Brasil  220.000 440.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

68 42291802-023 Separador para cirugía 2

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
LCM SOCIEDAD 
ANÓNIMA - 80011068-4

REDA REDA 
INSTRUMENTE 
GMBH

SEPARADORES 
FARABEUF

ALEMANIA  200.000 400.000

VICENTE SCAVONE 
& CIA. S.A.E - 
80001446-4

Edlo ITM S/A - 
Industria de 
Tecnología 
Médica

N/A Brasil  150.000 300.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

69 42291802-001 Pinza Kocher 4

PROPUESTAS INICIALES
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Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
LCM SOCIEDAD 
ANÓNIMA - 80011068-4

REDA REDA 
INSTRUMENTE 
GMBH

PINZA FOSTER 
ARO

ALEMANIA  300.000 1.200.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

70 42291802-016 Pinzas Backaus 6

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
LCM SOCIEDAD 
ANÓNIMA - 80011068-4

REDA REDA 
INSTRUMENTE 
GMBH

PINZAS 
BACKAUS

ALEMANIA  200.000 1.200.000

VICENTE SCAVONE 
& CIA. S.A.E - 
80001446-4

Edlo ITM S/A - 
Industria de 
Tecnología 
Médica

N/A Brasil  150.000 900.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

71 42281509-002 tambor para esterilizacion 1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
LCM SOCIEDAD 
ANÓNIMA - 80011068-4

ASP AKHYAR 
SURGICAL 
PROFESSIONALS

TAMBOR DE 
ESTERILIZACION

PAKISTAN  1.200.000 1.200.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

72 42291802-001 Pinza Kocher 1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
LCM SOCIEDAD 
ANÓNIMA - 80011068-4

REDA REDA 
INSTRUMENTE 
GMBH

PINZA PARA 
CAMPO

ALEMANIA  200.000 200.000

VICENTE SCAVONE 
& CIA. S.A.E - 
80001446-4

Edlo ITM S/A - 
Industria de 
Tecnología 
Médica

N/A Brasil  210.000 210.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

73 42291802-062 Valva Ginecologica 2

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
LCM SOCIEDAD 
ANÓNIMA - 80011068-4

REDA REDA 
INSTRUMENTE 
GMBH

VALVAS 
VAGINALES 
DOYEN

ALEMANIA  1.200.000 2.400.000

VICENTE SCAVONE 
& CIA. S.A.E - 
80001446-4

Edlo ITM S/A - 
Industria de 
Tecnología 
Médica

N/A Brasil  1.500.000 3.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

74 42291802-062 Valva Ginecologica 1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
LCM SOCIEDAD 
ANÓNIMA - 80011068-4

REDA REDA 
INSTRUMENTE 
GMBH

VALVA SUPRA 
PUBICA

ALEMANIA  1.000.000 1.000.000

VICENTE SCAVONE 
& CIA. S.A.E - 
80001446-4

Edlo ITM S/A - 
Industria de 
Tecnología 
Médica

N/A Brasil  1.500.000 1.500.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

75 41122407-001 Mango de bisturi 1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
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LCM SOCIEDAD 
ANÓNIMA - 80011068-4

ASP AKHYAR 
SURGICAL 
PROFESSIONALS

MANGO DE 
BISTURI

PAKISTAN  100.000 100.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

76 42291802-005 Pinza de Diseccion 2

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
LCM SOCIEDAD 
ANÓNIMA - 80011068-4

ASP AKHYAR 
SURGICAL 
PROFESSIONALS

PINZAS DE 
DISECCION CON 
DIENTE

PAKISTAN  150.000 300.000

VICENTE SCAVONE 
& CIA. S.A.E - 
80001446-4

Edlo ITM S/A - 
Industria de 
Tecnología 
Médica

N/A Brasil  200.000 400.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

77 42291802-005 Pinza de Diseccion 2

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
LCM SOCIEDAD 
ANÓNIMA - 80011068-4

ASP AKHYAR 
SURGICAL 
PROFESSIONALS

PINZAS DE 
DISECCION SIN 
DIENTE

PAKISTAN  150.000 300.000

VICENTE SCAVONE 
& CIA. S.A.E - 
80001446-4

Edlo ITM S/A - 
Industria de 
Tecnología 
Médica

N/A Brasil  200.000 400.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

78 42291614-002 Tijera recta 1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
LCM SOCIEDAD 
ANÓNIMA - 80011068-4

ASP AKHYAR 
SURGICAL 
PROFESSIONALS

TIJERAS RECTAS PAKISTAN  150.000 150.000

VICENTE SCAVONE 
& CIA. S.A.E - 
80001446-4

Edlo ITM S/A - 
Industria de 
Tecnología 
Médica

N/A Brasil  250.000 250.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

79 42291614-001 Tijera curva 1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
LCM SOCIEDAD 
ANÓNIMA - 80011068-4

REDA REDA 
INSTRUMENTE 
GMBH

TIJERAS CURVA ALEMANIA  200.000 200.000

VICENTE SCAVONE 
& CIA. S.A.E - 
80001446-4

Edlo ITM S/A - 
Industria de 
Tecnología 
Médica

N/A Brasil  200.000 200.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

80 42291802-023 Separador para cirugía 2

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
LCM SOCIEDAD 
ANÓNIMA - 80011068-4

ASP AKHYAR 
SURGICAL 
PROFESSIONALS

SEPARADORES 
PARABEUF

PAKISTAN  150.000 300.000

VICENTE SCAVONE 
& CIA. S.A.E - 
80001446-4

Edlo ITM S/A - 
Industria de 
Tecnología 
Médica

N/A Brasil  150.000 300.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

81 42291802-045 Pinza hemostatica 4

PROPUESTAS INICIALES
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Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
LCM SOCIEDAD 
ANÓNIMA - 80011068-4

REDA REDA 
INSTRUMENTE 
GMBH

PINZAS 
HEMOSTATICA 
CURVA 
MEDIANA

ALEMANIA  150.000 600.000

VICENTE SCAVONE 
& CIA. S.A.E - 
80001446-4

Edlo ITM S/A - 
Industria de 
Tecnología 
Médica

N/A Brasil  200.000 800.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

82 42291802-045 Pinza hemostatica 4

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
LCM SOCIEDAD 
ANÓNIMA - 80011068-4

REDA REDA 
INSTRUMENTE 
GMBH

PINZAS 
HEMOSTATICA 
RECTA MEDIANA

ALEMANIA  150.000 600.000

VICENTE SCAVONE 
& CIA. S.A.E - 
80001446-4

Edlo ITM S/A - 
Industria de 
Tecnología 
Médica

N/A Brasil  200.000 800.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

83 42291802-001 Pinza Kocher 4

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
LCM SOCIEDAD 
ANÓNIMA - 80011068-4

REDA REDA 
INSTRUMENTE 
GMBH

PINZA KOCHER 
MEDIANA

ALEMANIA  250.000 1.000.000

VICENTE SCAVONE 
& CIA. S.A.E - 
80001446-4

Edlo ITM S/A - 
Industria de 
Tecnología 
Médica

N/A Brasil  250.000 1.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

84 42142505-001 Porta aguja de metal 3

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
LCM SOCIEDAD 
ANÓNIMA - 80011068-4

REDA REDA 
INSTRUMENTE 
GMBH

PORTA AGUJAS 
MEDIANA

ALEMANIA  250.000 750.000

VICENTE SCAVONE 
& CIA. S.A.E - 
80001446-4

Edlo ITM S/A - 
Industria de 
Tecnología 
Médica

N/A Brasil  250.000 750.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

85 42291802-001 Pinza Kocher 1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
LCM SOCIEDAD 
ANÓNIMA - 80011068-4

REDA REDA 
INSTRUMENTE 
GMBH

PINZA ARO ALEMANIA  300.000 300.000

VICENTE SCAVONE 
& CIA. S.A.E - 
80001446-4

Edlo ITM S/A - 
Industria de 
Tecnología 
Médica

N/A Brasil  250.000 250.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

86 42281509-002 tambor para esterilizacion 1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
LCM SOCIEDAD 
ANÓNIMA - 80011068-4

ÀSP AKHYAR 
SURGICAL 
PROFESSIONALS

TAMBOR DE 
ESTERILIZACION

PAKISTAN  1.300.000 1.300.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad
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87 42291802-016 Pinzas Backaus 6

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
LCM SOCIEDAD 
ANÓNIMA - 80011068-4

REDA REDA 
INSTRUMENTE 
GMBH

PINZA BACKAUS ALEMANIA  200.000 1.200.000

VICENTE SCAVONE 
& CIA. S.A.E - 
80001446-4

Edlo ITM S/A - 
Industria de 
Tecnología 
Médica

N/A Brasil  200.000 1.200.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

88 42181515-008 Cajas para instrumental 4

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
LCM SOCIEDAD 
ANÓNIMA - 80011068-4

ASP AKHYAR 
SURGICAL 
PROFESSIONAL

CAJAS PARA 
INSTRUMENTALES 
20X10

PAKISTAN  800.000 3.200.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

89 42291802-045 Pinza hemostatica 4

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
LCM SOCIEDAD 
ANÓNIMA - 80011068-4

REDA REDA 
INSTRUMENTE 
GMBH

PINZA 
HEMOSTATICA 
CURVA 
MEDIANA

ALEMANIA  200.000 800.000

VICENTE SCAVONE 
& CIA. S.A.E - 
80001446-4

Edlo ITM S/A - 
Industria de 
Tecnología 
Médica

N/A Brasil  200.000 800.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

90 42291802-045 Pinza hemostatica 2

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
LCM SOCIEDAD 
ANÓNIMA - 80011068-4

REDA REDA 
INSTRUMENTE 
GMBH

PINZA 
HEMOSTATICA 
RECTA MEDIANA

ALEMANIA  200.000 400.000

VICENTE SCAVONE 
& CIA. S.A.E - 
80001446-4

Edlo ITM S/A - 
Industria de 
Tecnología 
Médica

N/A Brasil  200.000 400.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

91 42291802-001 Pinza Kocher 2

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
LCM SOCIEDAD 
ANÓNIMA - 80011068-4

REDA REDA 
INSTRUMENTE 
GMBH

PINZA KOCHER 
CON DIENTE 
MEDIANA

ALEMANIA  300.000 600.000

VICENTE SCAVONE 
& CIA. S.A.E - 
80001446-4

Edlo ITM S/A - 
Industria de 
Tecnología 
Médica

N/A Brasil  250.000 500.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

92 42291802-001 Pinza Kocher 1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
LCM SOCIEDAD 
ANÓNIMA - 80011068-4

REDA REDA 
INSTRUMENTE 
GMBH

PINZA KOCHER 
SIN DIENTE 
MEDIANA

ALEMANIA  300.000 300.000

VICENTE SCAVONE 
& CIA. S.A.E - 
80001446-4

Edlo ITM S/A - 
Industria de 
Tecnología 
Médica

N/A Brasil  200.000 200.000
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DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

93 42291802-001 Pinza Kocher 2

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
LCM SOCIEDAD 
ANÓNIMA - 80011068-4

REDA REDA 
INSTRUMENTE 
GMBH

PINZA ARO ALEMANIA  300.000 600.000

VICENTE SCAVONE 
& CIA. S.A.E - 
80001446-4

Edlo ITM S/A - 
Industria de 
Tecnología 
Médica

N/A Brasil  300.000 600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

94 42142505-001 Porta aguja de metal 2

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
LCM SOCIEDAD 
ANÓNIMA - 80011068-4

REDA REDA 
INSTRUMENTE 
GMBH

PORTA AGUJAS 
MEDIANA

ALEMANIA  300.000 600.000

VICENTE SCAVONE 
& CIA. S.A.E - 
80001446-4

Edlo ITM S/A - 
Industria de 
Tecnología 
Médica

N/A Brasil  250.000 500.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

95 42281509-002 tambor para esterilizacion 2

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
LCM SOCIEDAD 
ANÓNIMA - 80011068-4

ASP AKHYAR 
SURGICAL 
PROFESSIONALS

TAMBOR DE 
ESTERILIZACION

PAKISTAN  1.300.000 2.600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

96 42291802-001 Pinza Kocher 4

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
LCM SOCIEDAD 
ANÓNIMA - 80011068-4

REDA REDA 
INSTRUMENTE 
GMBH

PINZA DE CAMPO ALEMANIA  200.000 800.000

VICENTE SCAVONE 
& CIA. S.A.E - 
80001446-4

Edlo ITM S/A - 
Industria de 
Tecnología 
Médica

N/A Brasil  250.000 1.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

97 42291802-016 Pinzas Backaus 4

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
LCM SOCIEDAD 
ANÓNIMA - 80011068-4

REDA REDA 
INSTRUMENTE 
GMBH

PINZA BACKAUS ALEMANIA  200.000 800.000

VICENTE SCAVONE 
& CIA. S.A.E - 
80001446-4

Edlo ITM S/A - 
Industria de 
Tecnología 
Médica

N/A Brasil  200.000 800.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

98 41105107-001 Tambor para Gasa 3

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
LCM SOCIEDAD 
ANÓNIMA - 80011068-4

ASP AKHYAR 
SURGICAL 
PROFESSIONALS

TAMBORES 
MEDIANO PARA 
GASA

PAKISTAN  1.000.000 3.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad
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99 42281509-002 tambor para esterilizacion 3

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
LCM SOCIEDAD 
ANÓNIMA - 80011068-4

ASP AKHYAR 
SURGICAL 
PROFESSIONALS

TAMBOR DE 
ESTERILIZACION

PAKISTAN  1.000.000 3.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

100 42181515-007 Rinonera 3

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
LCM SOCIEDAD 
ANÓNIMA - 80011068-4

REDA REDA 
INSTRUMENTE 
GMBH

RIÑONERAS 
MEDIANO Y 
GRANDE

ALEMANIA  200.000 600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

101 42181515-001 Bandeja de acero para instrumentales 3

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
-        

 

Beneficio MyPIMES

7 - Carro de paro

Oferente Precio Fecha Hora
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 12.100.000 19-09-2022 10:08:33.977

18 - Sillon odontologico

Oferente Precio Fecha Hora
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 19.900.000 19-09-2022 13:27:20.430

23 - Mesa Quirurgica

Oferente Precio Fecha Hora
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 169.900.000 19-09-2022 14:47:23.021

24 - Lampara cialitica con satelite

Oferente Precio Fecha Hora
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 180.700.000 19-09-2022 15:05:15.565

25 - Lampara scialiticas de pie

Oferente Precio Fecha Hora
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 48.600.500 19-09-2022 15:20:25.992

26 - Maquina de anestesia

Oferente Precio Fecha Hora
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 283.950.000 20-09-2022 08:19:48.901

37 - Monitor de signos vitales

Oferente Precio Fecha Hora
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 49.000.000 20-09-2022 09:51:24.093

43 - Servocuna

Oferente Precio Fecha Hora
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 89.990.000 20-09-2022 10:53:02.133

44 - Oximetro de pulso

Oferente Precio Fecha Hora
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 4.690.000 20-09-2022 11:16:16.007

51 - Cama para internado

Oferente Precio Fecha Hora
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1 118.666.000 21-09-2022 08:22:46.388
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1 - Aspirador de secreciones

Oferente Precio Fecha Hora Estado
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

2.508.000 19-09-2022 08:19:29.959 Etapa de Puja

Código Verificador: 8b5e555a3e0e40640030ad2b0df25496

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

2.519.000 19-09-2022 08:00:49.524 Propuesta

Código Verificador: 6add9587876e06f0496a1d47a4df8199

 

2 - Balanza con altimetro

Oferente Precio Fecha Hora Estado
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

3.000.600 19-09-2022 08:44:00.139 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 70747d08521897a8d34382818ce23027

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

3.000.700 19-09-2022 08:43:51.121 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 312d0a43eb23344fe54ba12c9621cf85

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

3.000.800 19-09-2022 08:43:43.617 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 85ec28227cd6458079de743f77df6cb7

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

3.000.850 19-09-2022 08:43:19.735 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e7b51ba1e880b9d3fd676bfcb39ef735

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 3.026.000 19-09-2022 08:43:05.977 Periodo Aleatorio

Código Verificador: ea6864bfa4e3a1e05445ba4f6daa18e7

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

3.181.850 19-09-2022 08:42:42.851 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c98892eb5cca43c12711dc2d64c8ca37

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

3.182.850 19-09-2022 08:42:35.009 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b4d53659366071faa16eb15346b45d9b

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

3.185.500 19-09-2022 08:42:10.923 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b3c087399602a8bdf4b55bdd19fcbf3b

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 3.234.000 19-09-2022 08:41:34.144 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f92bc8097a558ebb7132811c3241da19

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

3.240.000 19-09-2022 08:41:51.527 Periodo Aleatorio

Código Verificador: eb087299972cb508811c736d5e214f43

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 3.400.000 19-09-2022 08:40:22.047 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 82a687e2f04afa627dba0ed832d878a9

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

3.405.000 19-09-2022 08:40:39.571 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 8456c670cc6679cf85e5412bdfb1fcce

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

3.575.000 19-09-2022 08:39:54.943 Periodo Aleatorio

Código Verificador: bcd79f31c0bf1d88551974926343dc7d

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

3.580.000 19-09-2022 08:39:30.062 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 3395b187b7e7109eca3c9c39251769cf

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 3.588.000 19-09-2022 08:38:49.572 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 0b8c4c8e519a4357ced0164740d55f04

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

3.778.500 19-09-2022 08:00:49.603 Propuesta

Código Verificador: d02a262a57b4343020e7f955147b06a0

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 4.600.000 19-09-2022 08:00:49.604 Propuesta

Código Verificador: 18d2e19f69755368ba9f1e1f9162e464

 

3 - Balanza pediatrica

Oferente Precio Fecha Hora Estado
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

2.540.150 19-09-2022 08:57:40.862 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 0018818f23984d0b41f9357bd03e07a8

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

2.550.150 19-09-2022 08:57:32.777 Periodo Aleatorio

Código Verificador: de0e6e48640cb9744e4bce4d68bbca1a
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ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

2.605.250 19-09-2022 08:57:18.491 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b89b1141c3032c3362f98b707f68e6ba

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 2.664.000 19-09-2022 08:56:41.260 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f9134ec3a5239d8d3e9a9393ce37b74e

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

2.805.250 19-09-2022 08:00:49.656 Propuesta

Código Verificador: a8f5d631e3ee6d0982c97687a71d37bc

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 4.000.000 19-09-2022 08:00:49.657 Propuesta

Código Verificador: fc86c9ae3c9edff28521ad76d98ebdc3

 

4 - Biombo

Oferente Precio Fecha Hora Estado
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 4.590.000 19-09-2022 09:09:26.857 Periodo Aleatorio

Código Verificador: eb645ab27068541ba6bc173a35ce09c0

M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1

4.620.000 19-09-2022 09:09:24.809 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 72e80d55725ef87a892bf363eb0975ca

M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1

4.630.000 19-09-2022 09:09:18.362 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 3b60d18b0626c5b8a62d761f11af5bea

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 4.650.000 19-09-2022 09:09:07.264 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 08251f16bcdd1c8bf7e0d123928102ad

M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1

4.670.000 19-09-2022 09:09:09.678 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 6c904575593163ebc5af6f3fbdd9d454

M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1

4.680.000 19-09-2022 09:08:56.400 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 3345c70b6e61e1657e2c28a5daef4583

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 4.700.000 19-09-2022 09:08:35.240 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 97ffe9968972598ac949bce0441abcb8

M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1

4.730.000 19-09-2022 09:08:31.318 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c8953c9c15c5436c777c3eaa1a48486b

M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1

4.740.000 19-09-2022 09:08:13.401 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b0141abec836e77fa6448c14e474d99b

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 4.750.000 19-09-2022 09:08:04.559 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 3e6d21be7fc946a39dad94a96792f19a

M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1

4.780.000 19-09-2022 09:08:07.988 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a05efb5231e33fadebe75fef46db0855

M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1

4.790.000 19-09-2022 09:07:54.801 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 6c8d2ac127a98b44e9c8d2b50a3e064e

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 4.790.000 19-09-2022 09:07:55.657 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 65ad2feaeeabf99af3970c50f0bee3f2

M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1

4.800.000 19-09-2022 09:07:34.226 Periodo Aleatorio

Código Verificador: d83b11c4607757a88372b6af8821f499

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 4.840.000 19-09-2022 09:07:19.800 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 3ce8594cc593696352a1a10c7d4b4b7c

M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1

4.850.000 19-09-2022 09:07:04.673 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c0c2e3ea618330ce5266684ca5f8831f

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 4.890.000 19-09-2022 09:06:29.370 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 28523651d278d876de80893d85db6efe

M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1

4.900.000 19-09-2022 08:00:49.704 Propuesta

Código Verificador: 78f1c2a1d70290e34283dad6e83bf0af

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 5.000.000 19-09-2022 08:00:49.705 Propuesta

Código Verificador: a49e3b037c6df3b1badfda3e9b5b62a1

 

5 - Camilla ginecologica
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Oferente Precio Fecha Hora Estado

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 4.180.000 19-09-2022 09:22:23.147 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c7f40677aa48fd0eef44441701a49be8

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 4.200.000 19-09-2022 09:20:57.093 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 6d2ef9938b33ff5795f8d49c76db8981

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 4.260.000 19-09-2022 09:20:25.360 Periodo Aleatorio

Código Verificador: ba3ab4f38b9d89b5572b941d56910b80

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 4.280.000 19-09-2022 09:20:12.203 Periodo Aleatorio

Código Verificador: d54998fd8250850287f4341d50fa1e15

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 4.300.000 19-09-2022 09:19:55.174 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c2426ae8f67ad12a711f60da47c9729d

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 4.350.000 19-09-2022 09:19:44.250 Periodo Aleatorio

Código Verificador: ea9c59901ad36b367fa1a6d5fbf71dc8

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 4.380.000 19-09-2022 09:19:24.831 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b5d0b8d0a1b04ec80cc363d871e2dd04

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 4.400.000 19-09-2022 09:19:04.456 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b62f8f8d11c32a17c86778b8755bf03e

M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1

4.400.000 19-09-2022 09:19:16.264 Periodo Aleatorio

Código Verificador: cb6a394f31d15e5b2b0e20a72e122c68

M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1

4.440.000 19-09-2022 09:19:09.156 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 9ed75abf952c39ad0c1a60ee485d7809

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 4.450.000 19-09-2022 09:18:52.623 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a94bbe41fc0ce6f87cd4a367bc483fa6

M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1

4.480.000 19-09-2022 09:18:43.729 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 12441ec54c4e7be47861e59c761185a4

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 4.490.000 19-09-2022 09:18:23.998 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 2d76d251e52de6f4f531a177a2a60d18

M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1

4.500.000 19-09-2022 09:18:11.631 Periodo Aleatorio

Código Verificador: ae85a5091dce0efb93e2224733e5f882

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 4.540.000 19-09-2022 09:17:55.238 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 59290d4438a72ea118c2ff5e952ae60e

M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1

4.550.000 19-09-2022 09:17:37.277 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f935102d86dcc7b4ad330deac73ce8b1

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 4.600.000 19-09-2022 08:00:49.754 Propuesta

Código Verificador: 135db70e2e7d787c5527b136c48e552e

M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1

5.400.000 19-09-2022 08:00:49.753 Propuesta

Código Verificador: e69a3b326b5e825fe9629ed78e5150e4

 

6 - Carro para curaciones

Oferente Precio Fecha Hora Estado
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 7.500.000 19-09-2022 09:49:43.756 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 281675c05a1a09164d03ca78130284f7

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 7.599.000 19-09-2022 09:49:33.049 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f79058377fe3f43f285017a77a726e5e

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 7.600.000 19-09-2022 09:45:42.491 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 07e7bbaa3a68cd23af2b2fc154a9aed9

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 7.690.000 19-09-2022 09:45:29.907 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 8a162f19ab843edfe49f42d03bbed291

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 7.700.000 19-09-2022 09:44:31.902 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f7ed65400605987d88b960488bc925bb

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 7.790.000 19-09-2022 09:44:16.156 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 3a52afeacaa5f0319e7461f6dd953378

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 7.800.000 19-09-2022 09:43:37.559 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 9e12fda2fbf393177e83bd844e4b8e9c

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 7.890.000 19-09-2022 09:43:25.032 Periodo Aleatorio
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Código Verificador: 9c9709580ee93bedeb1322d1ccce5e15

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 7.900.000 19-09-2022 09:42:12.407 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 98b8836a421b13afc32fb77ca571240d

M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1

8.000.000 19-09-2022 09:36:03.132 Etapa de Puja

Código Verificador: beec15def7a87e20e2f7616521912d8e

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 8.400.000 19-09-2022 08:00:49.817 Propuesta

Código Verificador: 468b4ee7a04868faea77299803d9aefe

M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1

10.800.000 19-09-2022 08:00:49.816 Propuesta

Código Verificador: 35d45cded0745b3a9c06f5bc128da10d

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 14.000.000 19-09-2022 08:00:49.818 Propuesta

Código Verificador: 2390a32077e57e63f69fefda736aa041

 

7 - Carro de paro

Oferente Precio Fecha Hora Estado
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

12.100.000 19-09-2022 10:08:33.977 Beneficio MIPYME

Código Verificador: 090e8a66d2f29a0efbd8e4db562c84e0

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 12.150.000 19-09-2022 10:06:08.556 Periodo Aleatorio

Código Verificador: fba5f0bae9feabe2110afdda93a76adb

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

12.250.000 19-09-2022 10:06:10.531 Periodo Aleatorio

Código Verificador: aac714b2d57faa2e753ca0dcaf002143

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 12.300.000 19-09-2022 10:05:44.040 Periodo Aleatorio

Código Verificador: ea52692e0efc991126c656ac5a32301b

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

12.800.000 19-09-2022 10:05:45.659 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 6fe55d4d8b281a8ae6ff4f17ac6e8e47

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 12.825.000 19-09-2022 10:05:08.405 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 6edcb1ed1b8addbcc628fef90269bae2

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

13.000.000 19-09-2022 10:05:19.651 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 12f39fddc5e13cdd61e75dc29bef7c2f

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 13.100.000 19-09-2022 10:04:42.508 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 44b326bb8754f4472c6a225710580089

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

13.400.000 19-09-2022 10:05:11.463 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 77540a6938bc10b60d4467e43e50d853

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 13.490.000 19-09-2022 10:04:15.208 Periodo Aleatorio

Código Verificador: ca73510c791fd491939b5cfd05462a7c

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

13.500.000 19-09-2022 10:04:46.392 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 9abe3b558225e4bcaaa9a2e13005ef55

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 13.775.000 19-09-2022 10:03:47.910 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 5bd6ece556799a7038a761966135dc4e

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

13.800.000 19-09-2022 10:04:19.596 Periodo Aleatorio

Código Verificador: ce5ce5aa2d1b28a24eea89a9b1f95a76

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

14.200.000 19-09-2022 10:03:37.826 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 7f3a660aa2781ce474832e641c229d61

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 14.250.000 19-09-2022 10:03:18.716 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 3524c1a1114bac5c553135d9e11b6792

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

14.500.000 19-09-2022 10:03:27.661 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 0ca0c69eeee431a6d7fd6c7c0e5249c2

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 14.755.000 19-09-2022 10:02:34.007 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 9f465be83b642bbb75ecd73ad5767907

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

15.000.405 19-09-2022 10:02:49.771 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 5b54dd18a3fce077cb37e4c99ad1dfb9

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 15.532.500 19-09-2022 10:02:18.147 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 97f53c9b5b9e717afc9e0ab125760719
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ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

15.650.405 19-09-2022 10:02:16.439 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 58ef25be590c77d506e9621da0527724

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

15.850.405 19-09-2022 10:02:06.928 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b71d55401e8d360d7175b313efa9e9e3

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 16.150.000 19-09-2022 10:01:57.332 Periodo Aleatorio

Código Verificador: d039e3b95b051d41858cd2856a23ab9e

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

16.350.405 19-09-2022 10:01:56.027 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 79578b50fd16a22486d78db5f69fc34d

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

16.500.405 19-09-2022 10:01:45.383 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 5b9f7189fc26341bc7e070d4738b5ec2

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 16.620.000 19-09-2022 10:01:22.283 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 89ed16e8be4ec39114c7d31f91618a6a

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

17.000.405 19-09-2022 10:01:32.267 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 76710ce1626a67d7c8f3baf519d16d20

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

17.460.405 19-09-2022 10:01:26.002 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 80badbd15601068b91f56c9cc9f8ddf9

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 17.500.000 19-09-2022 10:00:37.679 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a082089f57bb87b6bf10c01a87cdb4d1

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

17.500.405 19-09-2022 10:01:08.333 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 8878bdc92679498e870f1ccd8f848648

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 18.500.000 19-09-2022 09:59:07.980 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 89d25bf7157b61049c6d9344b21b7bf7

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

18.500.405 19-09-2022 10:01:03.476 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a88206a4b0126ce4590a3e1f5b4f9817

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

18.564.305 19-09-2022 10:00:49.431 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 14ed6fe57677ec53ad61ecda6c9fc64d

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

18.565.305 19-09-2022 10:00:44.710 Periodo Aleatorio

Código Verificador: af9e16b7a316f2c60ef76beaa75fa9d6

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

18.575.305 19-09-2022 10:00:33.375 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 0a79d71ac5fa5e363c6ede98e3bd8086

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

18.600.000 19-09-2022 10:00:11.962 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 8a781f6ac563127d5743ff67c0c18753

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 19.000.000 19-09-2022 08:00:49.876 Propuesta

Código Verificador: 357fa7df94ed6d9fc8d40ab3175f2e99

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 20.000.000 19-09-2022 08:00:49.876 Propuesta

Código Verificador: bb746d2f5be9128b19f6dfcac293989c

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

21.182.500 19-09-2022 08:00:49.875 Propuesta

Código Verificador: 4488c278c711ef3a2d86dd6ebda88e96

 

8 - Compresor para uso odontologico

Oferente Precio Fecha Hora Estado
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0 3.500.000 19-09-2022 08:00:49.891 Propuesta

Código Verificador: 3a699d48640ae2d1cffaf82d9414dc09

 

9 - Desfibrilador

Oferente Precio Fecha Hora Estado
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1 18.000.000 19-09-2022 10:37:49.052 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 4f16bd2f01b090d3a127049bdb92bba3

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

22.900.900 19-09-2022 10:38:14.884 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 8e74c35ec75c95ffce962f2bfc9fe985

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 23.000.000 19-09-2022 10:37:40.587 Periodo Aleatorio
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Código Verificador: 1c4d8b927d76e6fce6302fc80e3007d0

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

23.078.900 19-09-2022 10:37:23.983 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 15f2cb272cfb78c5ad06ab6ff4c74112

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 23.900.000 19-09-2022 10:37:12.503 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 0afab1f6607e3ea93fbd6645657fa3f4

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1 24.000.000 19-09-2022 10:36:55.863 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 0edce5c40b64769e33ec84945de2cd21

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

24.078.900 19-09-2022 10:37:12.116 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 93b824b9a4a70d1fee199975bf538491

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1 27.000.000 19-09-2022 10:36:21.941 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 7214e00cae9db0771eefa21811a2f554

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

27.378.900 19-09-2022 10:36:34.256 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e5cf401cdd2e1ade8fe9de4441e5b209

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

29.378.900 19-09-2022 10:36:28.315 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 308724ca7923624ef8e54cdbb1982bf1

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 30.500.000 19-09-2022 10:36:16.682 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 48d0deaa23d716135b05ed2156e3d167

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1 31.000.000 19-09-2022 10:35:53.775 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a6a771a6daaef0c99e1ad95080bda1e0

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

31.578.900 19-09-2022 10:36:13.162 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 6b0aed0a93864abb25160d2541e82eee

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

32.578.900 19-09-2022 10:36:04.660 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 64dcfe8da31bacdae7b9fe836b5777a3

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 36.500.000 19-09-2022 10:35:53.647 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 5fde074b733587736fc81d5056989301

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

36.578.900 19-09-2022 10:35:44.105 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 1259748a860fb91454b08561087b008c

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

36.598.900 19-09-2022 10:35:38.804 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 5cb3204399e0b2fd6220c845dfed806c

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

36.698.900 19-09-2022 10:35:34.008 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 8f3d466827c339112f381caf14f15fa1

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

36.798.900 19-09-2022 10:35:27.487 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 2452ac7b48a76942399c65856187bf5d

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 36.900.000 19-09-2022 10:35:13.017 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 0a75102ce2c393c7f7438ce8cbeaf94b

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

36.998.900 19-09-2022 10:35:16.256 Periodo Aleatorio

Código Verificador: cf523d66c36756ad5c12c6dfe7cb0996

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1 37.000.000 19-09-2022 10:34:29.248 Periodo Aleatorio

Código Verificador: d05d69af437ec36d4b08c96fb2bfcea4

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

38.000.000 19-09-2022 10:34:45.808 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 7e5c768838fbf5343cc4e900e2e1a5b4

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 41.890.000 19-09-2022 10:35:03.532 Periodo Aleatorio

Código Verificador: fdc41e784d14ea711f492508575e88fe

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 41.900.000 19-09-2022 10:34:18.934 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 2b93f4bbace82094ffee3439ebf1de5f

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

42.000.000 19-09-2022 10:33:12.799 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b4483ba94a162b18a66c36bbb7c49682

ALBATROS SACI - 80002766-3 44.500.000 19-09-2022 10:34:05.093 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 0af2ec28f1a40d68b000bf863e2eb5cf

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 44.900.000 19-09-2022 10:33:01.972 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e93697e6eea7b2a57db5c0d72803e90a

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 45.000.000 19-09-2022 08:00:49.990 Propuesta
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Código Verificador: 78069e6a758db819812b2eff9389ef9a

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

45.000.000 19-09-2022 10:32:57.173 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c60ec67e13ea058260a3b8112f541f7e

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 48.000.000 19-09-2022 08:00:49.991 Propuesta

Código Verificador: 1a08ba1a558ac578eeaf7911f703c101

ALBATROS SACI - 80002766-3 50.000.000 19-09-2022 08:00:49.988 Propuesta

Código Verificador: 5d6ef50ced04a398f99638fe4d963457

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

51.038.375 19-09-2022 08:00:49.989 Propuesta

Código Verificador: 09161be8e58dcd6dba4373e87f827ad6

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1 77.840.600 19-09-2022 08:00:49.990 Propuesta

Código Verificador: c9cbe083b4dfa9267e383ea03fb6535d

 

10 - Ecografo

Oferente Precio Fecha Hora Estado
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

154.300.000 19-09-2022 10:59:28.191 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c3efb3117eb470049139fe6d477eca93

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 155.100.000 19-09-2022 11:00:10.628 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 3c3f25b5b3b8b0c9d1d4530cca68a00c

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 155.158.447 19-09-2022 11:00:01.425 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 49782180a653c1ff351d2932f14c27c0

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

155.300.000 19-09-2022 10:57:19.279 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 465e44617d6179cd8ea7e118cfdcbe4f

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 155.300.000 19-09-2022 10:59:51.001 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 8ebf6ee02ffdec8a9afcee951558338a

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 155.358.447 19-09-2022 10:59:52.439 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 65450d7b99ea0ac08e1687cfe2279f16

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 155.457.447 19-09-2022 10:59:39.516 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 5f553ac1b36ac32f2d4ed7ef791bbff1

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 155.500.000 19-09-2022 10:59:31.750 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 6f3fd0423e58f9734872f2e026ca6251

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 155.657.447 19-09-2022 10:59:32.499 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 69bdf186ec6ec182e5e452d0165dca33

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 155.857.447 19-09-2022 10:59:21.916 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 3a8d4cbd61d534c8077eabfde412e6cd

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 155.900.000 19-09-2022 10:59:03.749 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 82fcaaf57400e7a2d10fcbbd4ea20c9a

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 155.957.447 19-09-2022 10:58:44.536 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 81d439090752fa6d61033de2eda5afcb

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 156.000.000 19-09-2022 10:58:26.709 Periodo Aleatorio

Código Verificador: dfc63846ae9087572f5bb8715637a677

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 158.911.447 19-09-2022 10:57:42.657 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 3e4a0d2e6f6a4c8e2be016d09c50c756

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 159.000.000 19-09-2022 10:57:13.534 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 20de01639b790d01bd5d446b9bf61b6f

IMESE S.A. - 80016426-1 160.090.000 19-09-2022 10:57:38.953 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 7b675ce1e30191683db5461c65489b9d

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 160.111.447 19-09-2022 10:57:10.023 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f6309950849f0eb9de9a875ffeda340a

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

160.300.000 19-09-2022 10:56:48.389 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 4b373151d741abf4439332be2d4ec4d3

IMESE S.A. - 80016426-1 161.990.000 19-09-2022 10:56:46.591 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 7f95a08c58d507e6698c1114613cd93a

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 162.200.000 19-09-2022 10:56:39.038 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b6af9cf9d798995b3914189a997bc372

IMESE S.A. - 80016426-1 164.990.000 19-09-2022 10:56:35.013 Periodo Aleatorio
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Código Verificador: f1633dadeb0c057b2caa56239a845dea

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

165.300.000 19-09-2022 10:56:22.479 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 827e94ae01861ed2acf8c228b70f60dd

IMESE S.A. - 80016426-1 170.990.000 19-09-2022 10:56:16.230 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 26bd9f86caac7afb7f30075718dc5293

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 171.200.000 19-09-2022 10:56:10.394 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 0a692f929fdfd8836ca7d9996bf0f0aa

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

171.300.000 19-09-2022 10:56:17.342 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 2571531021e0a19f1cc107a180d8225f

IMESE S.A. - 80016426-1 171.990.000 19-09-2022 10:56:12.521 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 2d8e099d6bd1a291ebb00bb2cdb6e5c4

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 172.000.000 19-09-2022 10:56:08.118 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 1a1097d05705714fd1bcf21cbb78b50d

IMESE S.A. - 80016426-1 172.990.000 19-09-2022 10:55:54.020 Periodo Aleatorio

Código Verificador: eb285d161e2bb7fa2bc31ca70a9ed058

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

173.000.000 19-09-2022 10:55:51.831 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 2188aab823e2febc7a53dcfa363e7dc4

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 173.200.000 19-09-2022 10:55:40.371 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 6c8b14ae33e9138850cb4a94e701a47f

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

174.000.000 19-09-2022 10:55:46.906 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 61ac8dc9151995a237a0cecabc072bd0

IMESE S.A. - 80016426-1 174.990.000 19-09-2022 10:55:25.833 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 7149840fc1f33e3de0aa4705cb4122bc

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

175.000.000 19-09-2022 10:55:41.748 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 44fd1b03ad14286e1b7b07d14128f88c

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

175.300.360 19-09-2022 10:55:12.323 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 573a4f9c7104045c3c52a2629073bdae

IMESE S.A. - 80016426-1 175.990.000 19-09-2022 10:55:19.489 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b18d834d6ffbb5b82ab26c050753a641

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 176.200.000 19-09-2022 10:55:23.622 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 4fcac57d7ff85b1522d607f1d3279416

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

176.300.360 19-09-2022 10:54:58.512 Periodo Aleatorio

Código Verificador: fe42672828048afe4664e3075a51deed

IMESE S.A. - 80016426-1 177.190.000 19-09-2022 10:55:02.986 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 8f076ae3e365e673541ab1d376344dd2

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

177.260.360 19-09-2022 10:54:47.810 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 3f587c32a88a4f7e5356518175d7031d

IMESE S.A. - 80016426-1 177.990.000 19-09-2022 10:54:40.794 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 38319d60a36c338bf06a38306f83c967

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

178.260.360 19-09-2022 10:54:36.687 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 126a82154c0d4e83f731cd6c7e248061

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 179.200.000 19-09-2022 10:54:39.794 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 5b4e2380acb83e9af3d893a63839b6d7

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

179.260.360 19-09-2022 10:54:28.726 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 4311c11be71bd21450872b5d96ac4910

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 179.600.000 19-09-2022 10:54:29.153 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 0894f1987c28e32d71e0e0719335b182

IMESE S.A. - 80016426-1 179.700.000 19-09-2022 10:54:12.196 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a331dc0cfb8bc375523ada5fc0b08220

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

180.130.360 19-09-2022 10:54:03.897 Periodo Aleatorio

Código Verificador: d45c535df46ace83e06690e20bba5b86

IMESE S.A. - 80016426-1 181.700.000 19-09-2022 10:53:56.155 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 369eca3e6d25ccf1908206e1631518d1
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SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 182.000.000 19-09-2022 10:53:48.099 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a6dfb9de9d1c3fc4458f867fded6ee13

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

182.130.360 19-09-2022 10:53:54.372 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c0529dd17a785a2bf126db7637d4eeb9

IMESE S.A. - 80016426-1 182.700.000 19-09-2022 10:53:51.781 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 4d736bb09ae62ebb19f374b78622cc13

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 183.600.000 19-09-2022 10:53:42.667 Periodo Aleatorio

Código Verificador: facc5a3070796f7dd6328901bc13d916

IMESE S.A. - 80016426-1 183.700.000 19-09-2022 10:52:30.011 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c2f02798dfb1ff55f6aeda6bde9619b4

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

184.300.360 19-09-2022 10:52:21.099 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 982c48e6fb0bd92f512b2c78ab226a21

IMESE S.A. - 80016426-1 185.900.000 19-09-2022 10:52:14.987 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 3bce2ea877fa41fb477adb68e08e59bf

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

186.125.360 19-09-2022 10:52:09.177 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 7ffefcc89d0a201c5cc256b20ad9b88f

IMESE S.A. - 80016426-1 186.900.000 19-09-2022 10:52:09.258 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 90f88932569299f49b0460c8727341ae

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

187.125.360 19-09-2022 10:52:01.474 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a61bef35b79e588f77486a59c34d1b89

IMESE S.A. - 80016426-1 188.900.000 19-09-2022 10:51:56.424 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a1f2e4a0991e68b78418a780fc83e59d

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

189.125.360 19-09-2022 10:51:41.044 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b993810eeadf0ca744fb0cf5179fbd57

IMESE S.A. - 80016426-1 198.900.000 19-09-2022 10:51:45.354 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 595d3ed7f6a045b5964c3bfbb981c503

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 199.000.000 19-09-2022 10:52:46.185 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 199253072b697c83d1de9d6ede37f927

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 200.000.000 19-09-2022 08:00:50.072 Propuesta

Código Verificador: 32c0d85018807e606acb17609a4624dc

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 200.000.000 19-09-2022 08:00:50.073 Propuesta

Código Verificador: 4ce195ccd1fbdb6bfb613888a8a86221

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

217.807.625 19-09-2022 08:00:50.071 Propuesta

Código Verificador: a546d93c869b4dc9a8942c51f75a4770

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 
80002379-0

230.000.000 19-09-2022 10:52:58.966 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 83b995c3e2a323289188c4f24d7f0509

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 
80002379-0

240.000.000 19-09-2022 10:52:27.893 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 2dcc9e0cb4d87ea067cac8b4f4c9a799

IMESE S.A. - 80016426-1 245.000.000 19-09-2022 08:00:50.074 Propuesta

Código Verificador: 27400aaed76f480f515d3c80c5e25e8c

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 
80002379-0

286.000.000 19-09-2022 08:00:50.072 Propuesta

Código Verificador: 3a76587d0f16424b6f35d504289dd57a

 

11 - Equipo de rayos X portatil

Oferente Precio Fecha Hora Estado
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

216.000.000 19-09-2022 11:21:50.183 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 9c3a8e81dda481172d90f0ce826148de

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

217.000.000 19-09-2022 11:07:01.476 Etapa de Puja

Código Verificador: aa744913dac47c760dc16f693615ed36

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

217.550.000 19-09-2022 08:00:50.089 Propuesta

Código Verificador: c9c6e36217fa75eb3dbc0cff98d98c48
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12 - Estufa para esterilización

Oferente Precio Fecha Hora Estado
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

11.170.000 19-09-2022 11:24:19.209 Recepción de Lances

Código Verificador: 91ef10782204d837093eaae3f4a80920

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

11.221.000 19-09-2022 08:00:50.129 Propuesta

Código Verificador: 62c762f84b62d1fca4be32ed62f8e951

 

13 - Lampara de pie con cuello movil

Oferente Precio Fecha Hora Estado
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 2.750.000 19-09-2022 11:56:30.906 Periodo Aleatorio

Código Verificador: aaf799aa42ae78c29f90fbf9fd33e9f8

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 2.990.000 19-09-2022 11:54:54.230 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 8fb886d9cd4564f155256832bbcb0c34

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 3.050.000 19-09-2022 11:54:25.574 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 77739ec13da54e4870b2fbc1e6cb5510

M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1

3.060.000 19-09-2022 11:54:15.578 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 9aab3ec1f9a46461e2d44975141225dc

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 3.190.000 19-09-2022 11:53:26.051 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 7ea4fdeabe46c2eb348f89b5030a680f

M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1

3.200.000 19-09-2022 11:53:01.120 Periodo Aleatorio

Código Verificador: bf50e6cad7abc901892c8589e09bc067

M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1

3.230.000 19-09-2022 11:52:51.760 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 3a5acbe4366c43e11ae9e270898e72d2

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 3.230.000 19-09-2022 11:52:57.875 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 608ff1f2e478ab435bed8cb3c5b145ec

M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1

3.240.000 19-09-2022 11:52:46.607 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 90b6c16470dc75acd12254e559a943bb

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 3.250.000 19-09-2022 11:52:39.312 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 98858d8ffa728a5cb0a380862adb929a

M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1

3.250.000 19-09-2022 11:52:41.143 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 5b331954d05fd81b11e539af2b56afea

M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1

3.280.000 19-09-2022 11:52:31.550 Periodo Aleatorio

Código Verificador: fe19f8017398f4da0e16c5066d764fe5

M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1

3.290.000 19-09-2022 11:52:23.580 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a244e4c9d9fb237636bcbf5b97579164

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 3.300.000 19-09-2022 11:52:08.036 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 41849f74638f53b8c6ff9c168c252aad

M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1

3.300.000 19-09-2022 11:52:18.091 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 6d262de4accb5d0eda77dcf321ff78f2

M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1

3.460.000 19-09-2022 11:52:11.938 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f98883f5d73c7a7685ed9cb811d46c3d

M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1

3.470.000 19-09-2022 11:52:03.159 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 6d9096ca940b8fd24c78b25462ce7d11

M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1

3.480.000 19-09-2022 11:51:58.318 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 7e5946d74677c17eea72e3f466c6ff8b

M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1

3.490.000 19-09-2022 11:51:52.983 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c938224297c6860e97f1ab2063da67bd

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 3.490.000 19-09-2022 11:51:56.864 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 33628e0cbf4c79906a0da41ad5a89686

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 3.500.000 19-09-2022 11:51:36.518 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 1db2a3dbf52c8e3f7a6c0085daee5b27
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M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1

3.500.000 19-09-2022 11:51:46.429 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b2498e043a28c02c81182abd7dfb92e0

M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1

3.580.000 19-09-2022 11:50:06.456 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b4c6f0ed9193a2866321692911406a5b

M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1

3.590.000 19-09-2022 11:49:51.282 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b279beac32fa929575682779f097da69

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 3.600.000 19-09-2022 08:00:50.189 Propuesta

Código Verificador: fc3ed98b366ca386ac4ca118d9d9e447

M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1

3.900.000 19-09-2022 08:00:50.188 Propuesta

Código Verificador: 2117bee8729dd91cb982e6b8f17c3d55

 

14 - Tallimetro

Oferente Precio Fecha Hora Estado
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 1.600.000 19-09-2022 08:00:50.205 Propuesta

Código Verificador: 810b16c504b6016c56f9e0896aa04482

 

15 - Mesa para laboratorio

Oferente Precio Fecha Hora Estado
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1

3.100.000 19-09-2022 08:00:50.243 Propuesta

Código Verificador: f6d4aa25ea5ff6f7caa4c9d1d964d2f3

 

16 - Apoya Brazo para Extraccion de Sangre

Oferente Precio Fecha Hora Estado
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1

540.000 19-09-2022 12:49:28.042 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 04197ecd7cc91878f0aaa2e0956873d0

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 545.000 19-09-2022 12:49:08.382 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 379212af8e3a5bc7b7684d6a9b8a8ff8

M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1

550.000 19-09-2022 12:48:36.854 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e33106c23e5b87e7b26850c8273b077d

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 555.000 19-09-2022 12:48:24.548 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 8195999d5c4d408aa18f66b386bfa9c6

M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1

560.000 19-09-2022 08:00:50.301 Propuesta

Código Verificador: 33eeea32ee9eb539ec5febfc10cd440b

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 600.000 19-09-2022 08:00:50.302 Propuesta

Código Verificador: 5c020cfc1bfc50611f43eda72f3234f5

 

17 - Silla para extraccion de sangre

Oferente Precio Fecha Hora Estado
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1

3.200.000 19-09-2022 08:00:50.317 Propuesta

Código Verificador: 24f0a9a3c8ac04b81d204945eeca7a50

 

18 - Sillon odontologico

Oferente Precio Fecha Hora Estado
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

19.900.000 19-09-2022 13:27:20.430 Beneficio MIPYME

Código Verificador: cafc19971e491a393ad5c50dfcdaf9fc

ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0 20.000.000 19-09-2022 13:11:55.749 Etapa de Puja

Código Verificador: d3181e4d77fdb4b6649d3df50e12e295

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

20.987.606 19-09-2022 08:00:50.374 Propuesta

Código Verificador: f03380be3433d836c9290f0777fc0f92

ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0 28.500.000 19-09-2022 08:00:50.375 Propuesta

Código Verificador: 1b38775ac6ac8bf1581dddc0fc492dd2
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19 - Sillon para Hidratacion

Oferente Precio Fecha Hora Estado
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1

13.000.000 19-09-2022 08:00:50.390 Propuesta

Código Verificador: 99ec343e74c8517850d724d58c266b49

 

20 - Camilla con ruedas

Oferente Precio Fecha Hora Estado
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1

7.200.000 19-09-2022 08:00:50.422 Propuesta

Código Verificador: 575744e471c7fc9b6373dacb533e2b50

 

21 - Camilla ginecologica

Oferente Precio Fecha Hora Estado
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

22.600.000 19-09-2022 14:17:12.404 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 214373b35ed7d644219c3e656d445b36

BIOERIX S.A. - 80051821-7 22.990.000 19-09-2022 14:17:02.569 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 0fd2d942a685484eb4ad3ba11d6d3525

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

24.600.000 19-09-2022 14:16:33.588 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 3f101f8787fb60ab9cc8268165b631ec

BIOERIX S.A. - 80051821-7 25.990.000 19-09-2022 14:16:19.788 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 23552a542c9c41d7e2848b9c82a9e519

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

29.600.000 19-09-2022 14:16:30.587 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 83d5a3df2d84ddb084f26cb1c2b8ca8e

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

30.600.000 19-09-2022 14:15:23.349 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 5836885164b634cc4b96c1c860ca721c

BIOERIX S.A. - 80051821-7 31.990.000 19-09-2022 14:15:13.748 Periodo Aleatorio

Código Verificador: d690ffe919b37262147f79b3ac27c5f4

BIOERIX S.A. - 80051821-7 32.990.000 19-09-2022 14:14:58.841 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 177087a211c7272e5748825a3c122b36

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

33.600.000 19-09-2022 14:15:08.509 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 3e821a9a7b2589142b8d80b4213284bd

BIOERIX S.A. - 80051821-7 34.990.000 19-09-2022 14:14:54.110 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 879643dc9452fbb5d34b7558fd103f6c

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

35.600.000 19-09-2022 14:14:40.704 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 1053ef6f97edd9cdc0512262cedfd876

BIOERIX S.A. - 80051821-7 35.990.000 19-09-2022 14:14:32.841 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 723c56557113f4ebf79c0d6c11759cad

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

40.600.000 19-09-2022 14:14:32.675 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 6beb1134469c5e12d42d82b8c5914cff

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

41.600.000 19-09-2022 14:14:28.525 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f2f115ad36ef6cdf5506d02945ee9ed1

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

42.600.000 19-09-2022 14:14:24.845 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 0bf9719eaca33a072e30ee5440d56fe4

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

43.600.000 19-09-2022 14:14:20.239 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f9a5ab182cbfc8f7132132d5008949e7

BIOERIX S.A. - 80051821-7 43.990.000 19-09-2022 14:14:22.459 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a3ba0e3cf6b71f5e6d8e51a1cbb250a1

BIOERIX S.A. - 80051821-7 44.990.000 19-09-2022 14:14:16.548 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 0a676b631738df527d5c1c92843d7fd2

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

45.600.000 19-09-2022 14:14:14.435 Periodo Aleatorio

Código Verificador: d81d775108a787dcec03f337033757c1
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BIOERIX S.A. - 80051821-7 45.990.000 19-09-2022 14:14:09.534 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 0bc21b1852c14f70e851dd03a906483b

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

46.600.000 19-09-2022 14:14:07.030 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 5e89ae6bdc70b2d7e3cb6fc81d5d17f8

BIOERIX S.A. - 80051821-7 46.990.000 19-09-2022 14:14:03.848 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a8172753bf62575ec947b41f73cf4cec

BIOERIX S.A. - 80051821-7 47.000.000 19-09-2022 14:13:50.204 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 82b137ef67166c270a67d40dc26b49b6

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

47.600.000 19-09-2022 14:14:03.148 Periodo Aleatorio

Código Verificador: ea03766a6e9ae582030962942d1b1e1d

BIOERIX S.A. - 80051821-7 48.000.000 19-09-2022 14:13:41.903 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 589468ad56361ad0592d641221d89a5b

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1 48.500.000 19-09-2022 14:14:07.821 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 30ddb6b6e88601c23bdbdca70521e40e

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

48.600.000 19-09-2022 14:13:54.013 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 8f6ad627efc9cf9fb63c44e1c8f4c080

BIOERIX S.A. - 80051821-7 49.000.000 19-09-2022 14:13:24.776 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 4ff596ae318cf10a34fdb4b645805830

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1 49.500.000 19-09-2022 14:13:59.560 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 5e94aa33f06d0f650665b1e1cf783a85

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

49.600.000 19-09-2022 14:13:34.254 Periodo Aleatorio

Código Verificador: eade53146d48fdf2344b0b1eb88b9b5e

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1 51.500.000 19-09-2022 14:13:44.262 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 7cf50a74187ea17d1910ed5c39287e5e

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

51.600.000 19-09-2022 14:13:08.150 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 6eb777c115fb2798202d2025e768c801

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1 52.000.000 19-09-2022 14:13:30.908 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 277d17c1c71901bd3727179a9f5e6285

BIOERIX S.A. - 80051821-7 54.000.000 19-09-2022 14:13:10.437 Periodo Aleatorio

Código Verificador: d94423d028b30689b2dd3b8f67b7a353

BIOERIX S.A. - 80051821-7 55.000.000 19-09-2022 14:12:53.927 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 170be4e537d4512cc5ebcfaa3d7ba6ba

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

55.600.000 19-09-2022 14:13:02.351 Periodo Aleatorio

Código Verificador: ea9fc6c4e0303a6cfb56bb8190dfd8c2

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1 57.000.000 19-09-2022 14:12:43.300 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 7808e2cc3f2163fdc5ce23799648d974

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

57.600.000 19-09-2022 14:12:53.468 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 688e22556c832f751bff396f2116ddfc

BIOERIX S.A. - 80051821-7 58.000.000 19-09-2022 14:12:30.364 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 0aa8161fcf840bf9d030f165ace99fdd

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

58.600.000 19-09-2022 14:12:39.786 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 85584fdeb76bcfbc539c673b3312c955

BIOERIX S.A. - 80051821-7 60.000.000 19-09-2022 14:12:12.820 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 7362e672928844342fc2c83fd8a7a472

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

62.600.000 19-09-2022 14:12:21.634 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c2a4570539da327d2eef4903db745b94

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1 64.000.000 19-09-2022 14:12:13.107 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a42bd329b71e5a086d2639f03b534d8b

BIOERIX S.A. - 80051821-7 65.000.000 19-09-2022 14:11:51.931 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 26249a48ee005c3aed6f9395a98a6351

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

65.600.000 19-09-2022 14:12:04.250 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a46b84e63207d4cd4d138ead462660f8

BIOERIX S.A. - 80051821-7 69.999.000 19-09-2022 14:11:26.245 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 8d905b3a5aca42dd5cdc3ee5b10324ef
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ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

70.600.000 19-09-2022 14:11:12.807 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 80179e737e9d376b8f16a1d6756dce79

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 81.900.000 19-09-2022 14:11:50.195 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 9970f4e8dc5635ed021b7cbb7892f659

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1 82.000.000 19-09-2022 14:11:29.859 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b4859b851a7ed45d515bb6ad904bec38

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 84.000.000 19-09-2022 14:11:19.367 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 9e94e8194fb02f0f0919289def11e9e6

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1 85.000.000 19-09-2022 14:10:54.882 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e9749a38e77c5f57c303f370f82d9114

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

87.600.000 19-09-2022 14:11:05.847 Periodo Aleatorio

Código Verificador: ba4ee99007ed4f66eeb03a14e93c340c

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

89.600.000 19-09-2022 14:11:00.430 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 1f55d74f7d46ab9f16e3e7730b8fd7b9

BIOERIX S.A. - 80051821-7 89.999.000 19-09-2022 14:10:48.427 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e32442489e06a9b3a96bfd735366bc5f

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 90.000.000 19-09-2022 14:10:33.630 Periodo Aleatorio

Código Verificador: d606f1bd8b87225fd571b49322c3ba17

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

90.600.000 19-09-2022 14:10:40.751 Periodo Aleatorio

Código Verificador: ee01546d51c5717f8f0930590f089f89

BIOERIX S.A. - 80051821-7 91.599.000 19-09-2022 14:10:36.251 Periodo Aleatorio

Código Verificador: cad7239a510005e455ac4566744dfa7a

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

91.600.000 19-09-2022 14:10:17.323 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 698aefeaa237075c74ed3235dc9c5842

M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1

92.000.000 19-09-2022 14:10:49.468 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b0b7ba968d5062a5b573d6239da568fb

BIOERIX S.A. - 80051821-7 93.599.000 19-09-2022 14:09:58.081 Periodo Aleatorio

Código Verificador: aba5cc2bc9eac700af60e9ef7b6a5987

M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1

93.600.000 19-09-2022 08:00:50.533 Propuesta

Código Verificador: 10cca0a0bdbf7945adb81cbc9aefaa6b

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

93.600.000 19-09-2022 14:09:41.821 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b529c0bc3ce5fcb1c1cadfbcb52262b9

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 96.000.000 19-09-2022 08:00:50.536 Propuesta

Código Verificador: d77de39122fb09c9d6db540f8b3e37f1

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 96.600.000 19-09-2022 14:11:21.130 Periodo Aleatorio

Código Verificador: dfbc38686424047a0401a03902ba4136

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 100.000.000 19-09-2022 08:00:50.537 Propuesta

Código Verificador: 95224175a9b2778b1ba1a660c75e7ca5

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

105.798.000 19-09-2022 08:00:50.534 Propuesta

Código Verificador: 278bc39d9e3cbd828281e3a9afc4f353

BIOERIX S.A. - 80051821-7 106.000.000 19-09-2022 08:00:50.535 Propuesta

Código Verificador: f8527afcc814019800d3e0d1905bfc9f

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1 138.600.000 19-09-2022 08:00:50.535 Propuesta

Código Verificador: 9047f6b9d61df3b12fb4aa636690961d

 

22 - Servocuna

Oferente Precio Fecha Hora Estado
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

39.000.000 19-09-2022 14:30:50.554 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 6419822de583efb732909a3cee97c894

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1 39.500.000 19-09-2022 14:30:41.535 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 09a7c3d5b1ae5e9ffdc8d95cf50e7cb6

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1 40.500.000 19-09-2022 14:30:18.601 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 91d8df040781db59d29d39ad197f2e0f
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ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

42.000.000 19-09-2022 14:29:58.159 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 2b420a77ab60339a7490eef067cb3978

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 43.400.000 19-09-2022 14:29:50.303 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 9251ae5f3a1c6433326121430444308e

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1 43.500.000 19-09-2022 14:29:24.015 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 6a215735bfd3b27645457812ae4a5fa6

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

44.000.000 19-09-2022 14:29:27.511 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 52f6466eac5ca4e559de78843203192f

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1 44.500.000 19-09-2022 14:29:16.573 Periodo Aleatorio

Código Verificador: ac790b5c9ecb02a3e82a7ee7a5a55633

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

45.000.000 19-09-2022 14:29:08.472 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 6be6aa79414dbc763690df83823e21c1

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 46.000.000 19-09-2022 14:29:14.430 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a496ce0d4efb9547f598c3f4d5ccd16a

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1 46.500.000 19-09-2022 14:29:04.191 Periodo Aleatorio

Código Verificador: bbb131b74eb8070b7a69477728c0c850

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

47.000.000 19-09-2022 14:28:57.564 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 35fdd28542d3a0260fd26156e9d0b79b

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 47.500.000 19-09-2022 14:28:54.107 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 88ab440a70c22f900e6d4bd71bae23e1

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1 47.500.000 19-09-2022 14:28:57.659 Periodo Aleatorio

Código Verificador: ffaaae101611e2fd359f99f04c867244

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1 48.000.000 19-09-2022 14:28:35.310 Periodo Aleatorio

Código Verificador: fafb240c9736d2d55bc47835a260c3c9

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

48.000.000 19-09-2022 14:28:46.800 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 7320e87565e2459341526f3aa027e563

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 49.500.000 19-09-2022 14:28:38.810 Periodo Aleatorio

Código Verificador: ab1f3a071fd3b0c2f84bb7722367c102

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1 50.000.000 19-09-2022 14:28:08.397 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 9e2c0bc355bc2d4c44489482d6282502

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

51.000.000 19-09-2022 14:28:18.014 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e8a71ab51d327f39ae0d7abdb06ef6e9

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 54.150.000 19-09-2022 14:28:06.376 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a9a0fe95c71577bcbb3691515aee5be5

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1 55.000.000 19-09-2022 14:27:59.873 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 5ca91db88ed646afde659ec997766448

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

56.000.000 19-09-2022 14:27:52.161 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e67bcbfb0f1c0a4bc4f36dbcac5c92ea

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 56.420.000 19-09-2022 14:27:36.777 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 60c2b012d15ed8bc36e7cf3f6b5468b6

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1 57.000.000 19-09-2022 14:27:41.088 Periodo Aleatorio

Código Verificador: ef38b6d23e15eab2e44cb53dbd9cd671

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 58.000.000 19-09-2022 08:00:50.600 Propuesta

Código Verificador: 0ce25aef4445b8fd316850320e5377a9

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

59.396.350 19-09-2022 14:26:12.982 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a161110cd1b724149f8c7bb53731cfa4

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

62.975.000 19-09-2022 08:00:50.598 Propuesta

Código Verificador: b411656a3f50f1f720315abda0687f2a

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1 82.500.000 19-09-2022 08:00:50.599 Propuesta

Código Verificador: faadea21bec11b62970eb63bba09e3f7

 

23 - Mesa Quirurgica

Oferente Precio Fecha Hora Estado
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ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

169.900.000 19-09-2022 14:47:23.021 Beneficio MIPYME

Código Verificador: 6dcc0fcc36f6339989eb8a2c77c5c68c

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 170.000.000 19-09-2022 14:46:38.105 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 5cb2eb54a7d7c2e6d18127e3f6a7a94c

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

175.000.000 19-09-2022 14:46:52.023 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 2e3d2c091d8208059eac1a6ed804d6df

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

180.000.000 19-09-2022 14:46:15.638 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c8d3207c5f8ab8bb895ee4aa917734c6

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 180.400.000 19-09-2022 14:46:04.042 Periodo Aleatorio

Código Verificador: fcdd48b4ddb7fd98c015f88fe073c0d1

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

190.000.000 19-09-2022 14:45:22.895 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 1f7569dffcedb76f7cb5f53ebcc8d0a2

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 195.000.000 19-09-2022 14:45:17.396 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 32f727df7748fe95341a52b23b3db675

BIOERIX S.A. - 80051821-7 200.000.000 19-09-2022 14:44:59.721 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f90a8f992c79fe33c9b82ffbe6f7919f

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

200.000.000 19-09-2022 14:45:04.703 Periodo Aleatorio

Código Verificador: d01ab237472ed6ef6b32b0f48c9a4410

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

220.000.000 19-09-2022 14:45:00.360 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 2a4c86d5b26961a9571700623446db81

BIOERIX S.A. - 80051821-7 230.000.000 19-09-2022 14:44:44.200 Periodo Aleatorio

Código Verificador: fb0c42a8269adf6d43e7502d4a5c8d3e

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

230.000.000 19-09-2022 14:44:51.237 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 26ea9543a560eb3660629155b1b94b0c

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

248.000.000 19-09-2022 14:44:46.990 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 612c9f1d28a829d9c1475e522737e5b0

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 249.000.000 19-09-2022 14:44:39.963 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 508d1fa3fcaba285d7c617d2bbdda11d

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

249.000.000 19-09-2022 14:44:41.947 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 7614eb7f0e411f94182a8a8762a1adad

BIOERIX S.A. - 80051821-7 250.000.000 19-09-2022 14:44:23.325 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 037173bd2e5922dcc69416a8e92d5492

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

250.000.000 19-09-2022 14:44:32.182 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 3a2d1eca581977b2517f7dedd3f4dc59

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

274.000.000 19-09-2022 14:44:28.275 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 5ff81b5ff40c3521fe8bbc5dce1da53c

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

275.000.000 19-09-2022 14:44:18.819 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 1113561c38848eb96ef7ec6abe5ac8f4

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 279.000.000 19-09-2022 14:44:27.609 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f66199ae27b2b562b3ab1fe49f8b0b72

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

280.000.000 19-09-2022 14:44:00.281 Periodo Aleatorio

Código Verificador: cdbee6c174c1acabd7e98573081a1263

BIOERIX S.A. - 80051821-7 282.000.000 19-09-2022 14:44:00.203 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 501c991510887bde44c6681ded06bbef

BIOERIX S.A. - 80051821-7 285.000.000 19-09-2022 14:43:52.076 Periodo Aleatorio

Código Verificador: afbc269f8fe0d3f97b13f7456b4c984d

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 295.000.000 19-09-2022 14:43:44.270 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 24a5d10a4c6543ce4e6686496d872687

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

300.000.000 19-09-2022 14:43:33.252 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 71a6c47d260837a89970346921a735b9

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 300.000.000 19-09-2022 14:43:36.380 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 5aaf78f445002c683863eddf2be121e7
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BIOERIX S.A. - 80051821-7 310.000.000 19-09-2022 14:43:26.952 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 936b764e1ce1bf727183a30c51c31831

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 310.000.000 19-09-2022 14:43:35.599 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 3bbb989f56f2ff871f2d5535b46f2a50

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1 322.930.000 19-09-2022 14:43:18.752 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 4afb289d93d67e609ce01b2e4a3967a3

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 350.000.000 19-09-2022 14:43:26.268 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a8676027bd1cb37ca4bcff1aa8bdacab

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

350.000.000 19-09-2022 14:43:29.045 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 786d9efa74060ac372c8a81a1bfb3109

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

360.000.000 19-09-2022 14:43:15.765 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 03a866055bf72acce285e5f56c67b3a8

BIOERIX S.A. - 80051821-7 362.000.000 19-09-2022 14:43:13.929 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f0b92024e550a041195d7caa65ec3022

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 364.000.000 19-09-2022 14:43:18.466 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 52826230c151289936c3c7cd3ca726d9

BIOERIX S.A. - 80051821-7 365.000.000 19-09-2022 14:43:06.741 Periodo Aleatorio

Código Verificador: bc818dae4ccca57dc5c7b54946a62210

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 365.000.000 19-09-2022 14:43:13.540 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 78689e25d0351f32566abf1f5927cd27

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

370.000.000 19-09-2022 14:42:58.441 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 2b5b4e457b9c0fedc28ee3e0cdf0d9ab

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 375.000.000 19-09-2022 14:42:49.205 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 5538ef9fd65508fda862c4f08737f2c9

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1 375.500.000 19-09-2022 14:42:59.636 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b8fb848247a9048f9eb0f610caadb270

BIOERIX S.A. - 80051821-7 380.000.000 19-09-2022 14:42:35.641 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 9b2c9255c8cc72ec4c98e34be30e15ab

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1 380.500.000 19-09-2022 14:42:51.629 Periodo Aleatorio

Código Verificador: d84feafc7842ab845ce41d25a2c981e5

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

390.000.000 19-09-2022 14:42:24.090 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 9a60e8316284067cce4fbb2c676947b7

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1 390.500.000 19-09-2022 14:42:37.883 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 86ebc76b3acdafefc6fb70e1f91ccf14

BIOERIX S.A. - 80051821-7 395.000.000 19-09-2022 14:42:18.574 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 1cbd4f450e4960ba50058fe243516a82

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 398.900.000 19-09-2022 14:42:11.025 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 6fcf9766e0226fdba1cfe8e1fadaa355

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 399.000.000 19-09-2022 14:41:59.012 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 9863840500df7aea44c0c3ae445246f2

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

400.000.000 19-09-2022 14:42:08.986 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 2233824d8c5bcd25612ef76fa30077b7

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1 405.500.000 19-09-2022 14:42:22.312 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 880d50c47175e0b4c0069a8606865883

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 409.900.000 19-09-2022 14:41:57.405 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 2e53bd99626c0d44b3835336f037b93a

BIOERIX S.A. - 80051821-7 410.000.000 19-09-2022 14:41:46.595 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 3bbca33b174bf370ac6035af426fa120

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

420.000.000 19-09-2022 14:41:34.092 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 2cb092010531449f26870cce9f3aebcf

BIOERIX S.A. - 80051821-7 426.000.000 19-09-2022 14:41:36.643 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 3f26d037fb23578daa8699d06b237444

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1 428.000.000 19-09-2022 14:41:30.335 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 1e2c0d1a07344e4cf58ccf9579f61571

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 428.500.000 19-09-2022 14:41:23.343 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 12bccf65db197c51a58917f8a94f9d91
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BIOERIX S.A. - 80051821-7 429.000.000 19-09-2022 14:41:10.525 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 5029c6f4affa9ab0f3733e3730c03863

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

430.000.000 19-09-2022 14:41:21.286 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 8f09e26ba251197b24c957d7f626e579

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 438.000.000 19-09-2022 14:41:00.543 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 86c13a1e0279c4844dc56328266f9980

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

438.000.000 19-09-2022 14:41:12.113 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 8d254b6f7fae80987792c83a0f2c0555

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 438.900.000 19-09-2022 14:41:09.956 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e2ad08fe0880fa776242fff41966f3ca

BIOERIX S.A. - 80051821-7 439.000.000 19-09-2022 14:40:53.494 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 8fcc9733d1e80d7d3e7551cb89180423

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1 439.000.000 19-09-2022 14:41:01.285 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 73203c2002cf26fb0482058213b6206b

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 440.000.000 19-09-2022 08:00:50.695 Propuesta

Código Verificador: fdc2fe2c1fbee4c4765be4a840e465a2

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

440.000.000 19-09-2022 14:40:21.057 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b608f9eff698623e837b6f5942eb086c

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

492.350.000 19-09-2022 08:00:50.693 Propuesta

Código Verificador: 8c9522713d3af636e7ddca03332b060b

BIOERIX S.A. - 80051821-7 494.000.000 19-09-2022 08:00:50.694 Propuesta

Código Verificador: 606de2c8dbd168bdbb334dd188df88a6

ALBATROS SACI - 80002766-3 500.000.000 19-09-2022 14:41:22.093 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f5c49ef7038c2f956e55cffd7a951c56

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1 540.000.000 19-09-2022 08:00:50.694 Propuesta

Código Verificador: 7e23b5db2da7a091a6e8440525c5384b

ALBATROS SACI - 80002766-3 560.000.000 19-09-2022 08:00:50.692 Propuesta

Código Verificador: 49bd75582bf3fda649bc9139563ec83c

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 600.000.000 19-09-2022 08:00:50.696 Propuesta

Código Verificador: 7708a3a02bf90296cd6012cfd033539b

 

24 - Lampara cialitica con satelite

Oferente Precio Fecha Hora Estado
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

180.700.000 19-09-2022 15:05:15.565 Beneficio MIPYME

Código Verificador: 0dd1550f250ba7b713633a0134fe7b6e

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 180.800.000 19-09-2022 15:04:25.934 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 3ef6881c854945f2ad3839dcfbab2775

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 180.900.000 19-09-2022 15:04:14.734 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 7f15f2532d589b8010c6e8b088ef7182

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 182.850.000 19-09-2022 15:03:46.330 Periodo Aleatorio

Código Verificador: edbbb2c9ba27be1d682296ba720c4688

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 185.000.000 19-09-2022 15:03:11.460 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 23f5f59230848d0f57bb5d2a67c814b3

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

185.500.000 19-09-2022 15:04:41.059 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 7fc3a0bfc635983d5ff9a0443bb13d70

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

186.500.000 19-09-2022 15:04:35.792 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 6a6363fc9e18e5b0bbe0b11f1ac9c5c6

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

187.500.000 19-09-2022 15:04:24.790 Periodo Aleatorio

Código Verificador: fa36d3be1911a1af9800ecc049e6527a

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

188.500.000 19-09-2022 15:04:15.312 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b0f8930af468f5f539147bc8032f7f66

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

189.500.000 19-09-2022 15:03:58.886 Periodo Aleatorio

Código Verificador: ebd558b652ace022b2ff07a3f106f925
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ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

190.500.000 19-09-2022 15:03:34.746 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 499171f9f9533d4970ac1c69a686178e

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

191.500.000 19-09-2022 15:03:27.734 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 13b56bb0d000a9622f14bbf041e83cf7

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

192.500.000 19-09-2022 15:03:20.597 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 8db61bad0a734168001bdcc97755f8d1

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

193.500.000 19-09-2022 15:03:17.299 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 0b20e6116cf90e7a5d26ada21ace5227

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 194.000.000 19-09-2022 15:02:52.179 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 29806e2d9ed90d8f87532fb3770d741b

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

194.500.000 19-09-2022 15:03:14.590 Periodo Aleatorio

Código Verificador: fd6f8279ff84064c0b8acf6e900a1e16

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 195.000.000 19-09-2022 15:02:01.256 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 4980c3fc769e975e7e4bf647a2482c54

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

195.500.000 19-09-2022 15:02:49.134 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 20973e3354ccab178efc4e944872c9f6

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

196.500.000 19-09-2022 15:02:44.945 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 226ec26917f3edeed490aea36e0f3d4a

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

197.500.000 19-09-2022 15:02:41.083 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 393d13e59c36c62dbd6ec2327b5a5aee

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

198.500.000 19-09-2022 15:02:37.440 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b2e349bba74d81a2aba4014cc4b4c83d

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

199.500.000 19-09-2022 15:02:33.092 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 00cbec43fd8929e86531a5cd4dfe8164

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

200.500.000 19-09-2022 15:02:27.220 Periodo Aleatorio

Código Verificador: fdfa5a6527233b86c7628fdf1b23b110

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

201.500.000 19-09-2022 15:02:23.822 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 26a8aafb73983f94f98587e6094c03d3

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

202.500.000 19-09-2022 15:02:19.301 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 1bec972c1db6713664d678e89fc4b1fb

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

203.500.000 19-09-2022 15:02:15.135 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b42a7a34233fe16e23c0cc2f04b30268

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

206.500.000 19-09-2022 15:02:12.025 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 644036ad52748cfec924f0f80b92ddd7

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

207.500.000 19-09-2022 15:01:55.439 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 329c89b979329e7e84435277d93bd710

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

208.000.000 19-09-2022 15:01:44.293 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c7428ea5a755e88f1e961aa365fcd33f

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

210.000.000 19-09-2022 15:01:29.882 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 71e642fdf51efbb7f4509c96f97699ca

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 210.000.000 19-09-2022 15:01:31.089 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 7d214d1a52d69eafa600cb69ea2f2370

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 212.900.000 19-09-2022 15:01:19.682 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 1ccc9d7b281f9fb610ca06bda10e33ef

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 213.000.000 19-09-2022 15:01:02.415 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 028155bbcd778aec57df4c75c52e5893

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 216.000.000 19-09-2022 15:00:48.480 Periodo Aleatorio

Código Verificador: ff0f025c816696e5e4ba1a3d4498fd8a

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

216.000.000 19-09-2022 15:00:56.084 Periodo Aleatorio
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Código Verificador: fcdf9b608d4471dd365490521858d094

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 221.000.000 19-09-2022 15:00:38.694 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f643374a67478151b1c294657d867744

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

221.000.000 19-09-2022 15:00:50.268 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c693b20d3e878a40058ed497ab283867

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 222.000.000 19-09-2022 15:00:27.744 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 288b881820c08a88b74b856e995b263d

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

229.000.000 19-09-2022 15:00:38.573 Periodo Aleatorio

Código Verificador: fc51bc958b551776c8fc256412f24f1f

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 232.900.000 19-09-2022 15:00:36.260 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 00cb82e35e12080410056eb0adc11f57

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

233.000.000 19-09-2022 15:00:09.295 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 4be3282f6d38974af3b01e067b5f0b50

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

234.000.000 19-09-2022 14:59:56.510 Periodo Aleatorio

Código Verificador: dff0b30a6bb4b7c6f4a61e75cc64e085

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 234.900.000 19-09-2022 15:00:01.078 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 77de72de719dfde5959801f43d19a026

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 235.000.000 19-09-2022 14:59:30.708 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 15967f164d52db0a66cea72b3ca095c1

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

235.000.000 19-09-2022 14:59:45.232 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 7980218f823c36dc71a2e1d17d970289

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

237.000.000 19-09-2022 14:59:40.491 Periodo Aleatorio

Código Verificador: d664bbe147418c755d0694a2e42a3f1b

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 238.900.000 19-09-2022 14:59:30.576 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 48d2315d9440f85363c2df76589a826b

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

239.000.000 19-09-2022 14:59:22.161 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 4a6f3afe4036e985642dc947bee314e1

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 239.900.000 19-09-2022 14:59:12.515 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 7fa78d6bdc477814356b14cc48aad90a

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 240.000.000 19-09-2022 14:59:01.424 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 9e32865593d73400fbcf5ce53aba24d5

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

240.000.000 19-09-2022 14:59:16.330 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b90c7a0a25ed89826c2b21e022a25773

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 241.900.000 19-09-2022 14:58:27.964 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 9c9917af8b4124a3cb7a55fce5c16e10

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

242.000.000 19-09-2022 14:58:13.811 Periodo Aleatorio

Código Verificador: ebaef3f06b7b307765cb434b04939564

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 243.000.000 19-09-2022 14:58:10.381 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c33cd5a4153508fb184ab8cb6c395de6

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 244.000.000 19-09-2022 14:57:49.502 Periodo Aleatorio

Código Verificador: aec575eebeff121f57337d74284bdc68

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

245.000.000 19-09-2022 14:57:30.730 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 93336a32a828d3b6ba3dcd33d7b494ac

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 248.000.000 19-09-2022 14:57:25.157 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f04c234fff6498d61c462ac8b796dbc1

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 249.900.000 19-09-2022 14:57:17.456 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a0d2f6352c5fc618cc1cfc01f944d031

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

250.000.000 19-09-2022 14:56:16.904 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 76c587bd11fbfb764a5147cbc66699c5

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 259.900.000 19-09-2022 14:56:06.757 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e84134138433c7d9cc31b8acddb4c2a2

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 260.000.000 19-09-2022 08:00:50.769 Propuesta

Código Verificador: 5638c2ba8b9787f6c180d5b1ca1825c2
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ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

260.000.000 19-09-2022 14:55:47.655 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c5e2742bc40a23cefebcf1c00b10235a

ALBATROS SACI - 80002766-3 270.000.000 19-09-2022 14:57:46.014 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 7fbe487cfa0ca10f2e8d176a8df8d0b0

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

290.715.500 19-09-2022 08:00:50.768 Propuesta

Código Verificador: 2ea183be7da1810d51962c796b18be62

ALBATROS SACI - 80002766-3 300.000.000 19-09-2022 08:00:50.767 Propuesta

Código Verificador: fd0bf169d42fe413cf3043a510894fed

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 300.000.000 19-09-2022 08:00:50.770 Propuesta

Código Verificador: 84da877daaf87aaae6df2494f992bfe6

 

25 - Lampara scialiticas de pie

Oferente Precio Fecha Hora Estado
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

48.600.500 19-09-2022 15:20:25.992 Beneficio MIPYME

Código Verificador: e03608e5f9814009bfb1acf58505d865

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 48.680.000 19-09-2022 15:19:43.570 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 425de9560fbbe3bf1216c527fa5a72e6

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

49.250.500 19-09-2022 15:19:55.055 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 25cd0357801ce195cd24a59119d5d4b8

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 49.900.000 19-09-2022 15:19:50.546 Periodo Aleatorio

Código Verificador: d8e5a2ee46192e0db79809240486e1c4

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 50.000.000 19-09-2022 15:18:46.444 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 5d74f60be6f00bb047e2ace0637c20c0

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

50.250.500 19-09-2022 15:19:25.959 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 4742429a9bfe19ca863cd89c0a1a6836

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

51.250.500 19-09-2022 15:19:04.074 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 2f408e6c8f36de3634f3a9da32ee9ddd

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

58.250.500 19-09-2022 15:19:01.117 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 47acaf5262c47023e4ce41ce346d725b

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

59.200.000 19-09-2022 15:18:44.654 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 0613274355b61db0aa04a9cd12300fa2

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

59.500.000 19-09-2022 15:18:32.527 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 7b8364ff271672013ceeaf34072faa44

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 60.300.000 19-09-2022 15:18:28.913 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 231082b8eb2f52d331d9e1d55048c161

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 60.400.000 19-09-2022 15:18:16.810 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f1a95d0148bf069ff1b076dccd45dfc1

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

60.500.000 19-09-2022 15:18:01.601 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 2fe7beafff57dfef0b892018aa55cc82

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 61.000.000 19-09-2022 15:17:58.548 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 03c48cda7ee9b3b18cd6de31faaa6ba1

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 61.400.000 19-09-2022 15:17:48.410 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 60d0f3dadcdd0160409753bb4c5a2390

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

61.500.000 19-09-2022 15:17:23.560 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 3f29f6032f1bf4c0cc94804129388e85

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 62.100.000 19-09-2022 15:17:22.346 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 2e137d8a04101c27d36675216954b548

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 62.300.000 19-09-2022 15:17:04.678 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 79f2bf852554fc0b2c71a121cc8562a5

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

62.500.000 19-09-2022 15:16:52.689 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a19d554d2adf1251f86f08f0a3fb6766

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 62.900.000 19-09-2022 15:16:46.314 Periodo Aleatorio
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Código Verificador: 377c52897560071a7ab422c6787412b4

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 63.500.000 19-09-2022 15:16:31.799 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 06522a82b22521994b8a5d781c7038ab

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

63.500.000 19-09-2022 15:16:39.422 Periodo Aleatorio

Código Verificador: de49fab2dd1a75007a256675efe83044

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 63.900.000 19-09-2022 15:15:55.278 Periodo Aleatorio

Código Verificador: dbe4b54f90e9376f8fc7e3911764f4d1

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

64.000.000 19-09-2022 15:15:37.807 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a56e4f3a8963aa453a628052223497c7

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 64.500.000 19-09-2022 15:15:31.705 Periodo Aleatorio

Código Verificador: bc95837ce9fdfe994991cb9764fbecb9

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 64.900.000 19-09-2022 15:15:06.061 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 04f6d98022da1e39016020e309a45076

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

65.000.000 19-09-2022 15:14:47.132 Periodo Aleatorio

Código Verificador: bb0d11188c1520bd3ee0dc032ff79e29

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 67.500.000 19-09-2022 15:14:42.792 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 650a25b49657a6fc61d0865958d20693

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 68.000.000 19-09-2022 08:00:50.843 Propuesta

Código Verificador: 81f8071bde8f2d16b26e16b413035d2e

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

68.000.000 19-09-2022 15:13:26.637 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 757638070102a64f0ce25bc6bae6c91c

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

76.066.166 19-09-2022 08:00:50.841 Propuesta

Código Verificador: 14611a22a04a9f563af4f49a1850724b

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 80.000.000 19-09-2022 08:00:50.842 Propuesta

Código Verificador: 1a86b18f4384fafeba1b000428288cd3

ALBATROS SACI - 80002766-3 90.000.000 19-09-2022 15:16:51.188 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 5d1a2360f7a1f5204f79ff77b7adc184

ALBATROS SACI - 80002766-3 100.000.000 19-09-2022 08:00:50.841 Propuesta

Código Verificador: afe0a1564ef97ac1b36031b8fa08293f

 

26 - Maquina de anestesia

Oferente Precio Fecha Hora Estado
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

283.950.000 20-09-2022 08:19:48.901 Beneficio MIPYME

Código Verificador: fa35ae33748210e1474cca63d979a759

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 284.000.000 20-09-2022 08:18:55.810 Periodo Aleatorio

Código Verificador: d529dc8df1f73bb5514516a980778a3e

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 290.000.000 20-09-2022 08:18:40.360 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b25624acdb2386507320bb5215502505

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

290.000.000 20-09-2022 08:18:53.044 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 90a702188176de0821e967f6a47ab061

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 299.000.000 20-09-2022 08:18:15.621 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 87688139d6559e99cf9ae1f49832c4cb

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

310.000.000 20-09-2022 08:18:20.682 Periodo Aleatorio

Código Verificador: ac06f11cd6658c95e078227031df86ee

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 313.000.000 20-09-2022 08:17:56.779 Periodo Aleatorio

Código Verificador: fa348bdcdf1b3c99286f4b93e4305f71

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

315.000.000 20-09-2022 08:18:03.058 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 1d87179d3f45df14d03e34f2921e226c

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 320.000.000 20-09-2022 08:17:34.242 Periodo Aleatorio

Código Verificador: eb7e559828668584cd62a8fc969f1275

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

330.000.000 20-09-2022 08:17:43.489 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 4bdbd3d0a136e0bb12b0a7ebd72816fe

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 340.000.000 20-09-2022 08:17:28.653 Periodo Aleatorio
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Código Verificador: dab3a3afee685dd9e66afb1fad7d0aa8

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 350.000.000 20-09-2022 08:17:22.028 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 2ffd70853f7afafc2a7208d8c6ab91f3

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

350.000.000 20-09-2022 08:17:40.353 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 58df97ab6fe1b154be8d381a55477bd8

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

355.000.000 20-09-2022 08:17:33.967 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 476648ffa830fe28d8cb3e7f35b6a6ee

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 364.000.000 20-09-2022 08:17:04.402 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 741b2328229e2ce8f3bcc4a68597c041

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

364.000.000 20-09-2022 08:17:16.778 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 6002d7d7713e82933346e15238cf9817

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

375.000.000 20-09-2022 08:17:03.496 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f60e02f0eae0d216cb42913586a23a1b

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 384.000.000 20-09-2022 08:16:37.982 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 2a845b8319b2ecb25ba5af92a7e8abbe

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

390.000.000 20-09-2022 08:16:48.138 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 00dc6210775575ebe4ab5ba712cc9d97

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 395.000.000 20-09-2022 08:16:13.204 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 15eccedbc80b63906db91df636cf69fc

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

405.000.000 20-09-2022 08:16:16.800 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f9633d107fcd183a68f9d43c261e68bc

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 416.000.000 20-09-2022 08:15:45.078 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 77c5c03ff398fc07e46331a2c207c3c2

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

420.000.000 20-09-2022 08:15:59.253 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 47c1f248d47f26291e023cdaf21c57fd

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 436.000.000 20-09-2022 08:15:11.520 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 9fae11b329e225e308f432e11fbfb464

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

438.000.000 20-09-2022 08:15:20.406 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 437ae8e58c72c3ed6b288abbcdb07cda

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

459.000.000 20-09-2022 08:12:15.593 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 552bcd8d8461dc681b391e5b8bfb99b0

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

461.202.336 19-09-2022 08:00:50.882 Propuesta

Código Verificador: 70833255adf78555e7a7cc2359a46c87

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 660.000.000 19-09-2022 08:00:50.884 Propuesta

Código Verificador: e9ceb102f90be37b4a01232a9a12db7f

 

27 - Mesa de instrumental

Oferente Precio Fecha Hora Estado
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 3.640.000 20-09-2022 08:33:45.518 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 317a0c0c54b86d9657841c9570eced44

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 4.500.000 20-09-2022 08:31:50.034 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 0164efd243baf382a286e089a5821c16

M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1

4.580.000 20-09-2022 08:30:52.898 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a727d61257a1dd6942a023b80a24ea94

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 4.850.000 20-09-2022 08:30:42.144 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 412220d59dee81f71b2e8868349fcddd

M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1

4.900.000 20-09-2022 08:28:25.434 Periodo Aleatorio

Código Verificador: dc124ed75265b95cef02cf3fcabf9492

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 5.000.000 19-09-2022 08:00:50.925 Propuesta

Código Verificador: 644f4744e89b80fb4f8f379b31e4a556

M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1

5.200.000 19-09-2022 08:00:50.924 Propuesta

Código Verificador: 436b6cd664c86d457e36bbe9d6db3211
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29 - tambor para esterilizacion

Oferente Precio Fecha Hora Estado
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 2.160.000 20-09-2022 08:40:30.287 Etapa de Puja

Código Verificador: a5678b9530f5b537d27c522b495b92d2

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 3.000.000 19-09-2022 08:00:50.963 Propuesta

Código Verificador: d743869ac871b11d1076c671e5768634

 

33 - Electrobisturi

Oferente Precio Fecha Hora Estado
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

317.164.998 19-09-2022 08:00:51.122 Propuesta

Código Verificador: 56039ecf9c67b4f774ae2d5fe9fccf3c

ALBATROS SACI - 80002766-3 330.000.000 20-09-2022 09:03:53.169 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 8dada36a8efa83c91d77309184e56e25

SURVYCON S.A. SURVEY & CONTROL - 
80063377-6

344.000.000 20-09-2022 09:03:44.692 Periodo Aleatorio

Código Verificador: fe47f76a6881e6dcb3fc9cc45d19bf5c

ALBATROS SACI - 80002766-3 345.000.000 20-09-2022 09:03:26.574 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 764f892fc25b7043b253f34a8d62f305

SURVYCON S.A. SURVEY & CONTROL - 
80063377-6

355.000.000 20-09-2022 09:03:04.703 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a051f3fea1f17428fff00b3109318c77

ALBATROS SACI - 80002766-3 360.000.000 20-09-2022 09:02:35.658 Periodo Aleatorio

Código Verificador: cf1063133862c3cb9ffe7ea1ce84eb80

SURVYCON S.A. SURVEY & CONTROL - 
80063377-6

379.500.000 19-09-2022 08:00:51.123 Propuesta

Código Verificador: 4696547fae5b79ee3335988ebba0b6b9

ALBATROS SACI - 80002766-3 390.000.000 19-09-2022 08:00:51.121 Propuesta

Código Verificador: 6572ea99e6272e0e3d216285f0bf35ed

 

35 - Carro de paro

Oferente Precio Fecha Hora Estado
ALBATROS SACI - 80002766-3 25.800.000 20-09-2022 09:23:32.158 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f003236bb71bb84f3d5e701b09972cf9

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 25.900.000 20-09-2022 09:23:22.031 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 8962b3505b594683bbe88d983560e2b3

ALBATROS SACI - 80002766-3 26.000.000 20-09-2022 09:23:06.055 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f5eb8a8dc3b877cf2bae79b148ac0534

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 26.300.000 20-09-2022 09:22:53.535 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 171525c8755ef508be0c47816e95e1a5

ALBATROS SACI - 80002766-3 26.500.000 20-09-2022 09:22:40.199 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 7c853e30040f5c0207d5d1da79927779

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 26.900.000 20-09-2022 09:22:31.717 Periodo Aleatorio

Código Verificador: dfedb6d906af8930bacf926e42ca96ef

ALBATROS SACI - 80002766-3 27.000.000 20-09-2022 09:21:44.078 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 36c49152b6dc8d87fa0dc0bcc741f018

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 27.500.000 20-09-2022 09:21:41.430 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 86d48bf5597cc2c83e62ff38db49cce8

ALBATROS SACI - 80002766-3 28.000.000 20-09-2022 09:21:23.863 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 0f44b242b2161546c17cbcc7eb699929

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 28.900.000 20-09-2022 09:21:21.034 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 23177dbd847bf5012b22e9c810a71e2d

ALBATROS SACI - 80002766-3 29.000.000 20-09-2022 09:21:03.863 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 4aa67775ae23e9992ecfbaed0237b35a

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 29.900.000 20-09-2022 09:20:58.763 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f63c142e2ff55ae2665e2399b0922768

ALBATROS SACI - 80002766-3 30.000.000 20-09-2022 09:20:44.243 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 3cd0917db26815c4329fa09f20b578cc
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SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 31.900.000 20-09-2022 09:20:36.787 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b453ea58aae63c4dde99f8a0d41b3ad2

ALBATROS SACI - 80002766-3 32.000.000 20-09-2022 09:20:18.221 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a4f7df2ed530d1771cc982f22a6a8232

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 33.900.000 20-09-2022 09:20:01.192 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c8f7a1a82d924dd5ab5f06e8b4b19fae

ALBATROS SACI - 80002766-3 34.000.000 20-09-2022 09:19:27.373 Periodo Aleatorio

Código Verificador: cbbe14e3badc0248ebdee8bb48a54647

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 35.900.000 20-09-2022 09:19:16.619 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 060320c51f02c9a66aa732554897d0fe

ALBATROS SACI - 80002766-3 36.000.000 19-09-2022 08:00:51.232 Propuesta

Código Verificador: 1fbb9c3678aa00401fcc4393db86791b

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1 37.500.000 20-09-2022 09:16:54.611 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 19eca73985ff1bd162ee2c84fafe3017

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 38.000.000 19-09-2022 08:00:51.233 Propuesta

Código Verificador: 1e607a4f7d70eb5a605067fae106b6f7

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1 54.296.000 19-09-2022 08:00:51.233 Propuesta

Código Verificador: 8d9b9067c09f67d1344197c7205ad3be

 

36 - Desfibrilador

Oferente Precio Fecha Hora Estado
ALBATROS SACI - 80002766-3 100.000.000 19-09-2022 08:00:51.252 Propuesta

Código Verificador: 2c0cc2ac1151f1aaafd9bbea46236e0a

 

37 - Monitor de signos vitales

Oferente Precio Fecha Hora Estado
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

49.000.000 20-09-2022 09:51:24.093 Beneficio MIPYME

Código Verificador: 3cada7167ea5bf773907eec41e44a47e

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1 49.500.000 20-09-2022 09:50:52.374 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f2eedaaf721641f4833bf99257370169

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

50.000.000 20-09-2022 09:51:03.607 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 89d4bbd46b3b77a575326dc4ffe16a46

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

51.000.000 20-09-2022 09:50:55.482 Periodo Aleatorio

Código Verificador: ee4e81e8e417dbe9dbbdef8c0267be29

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

53.000.000 20-09-2022 09:50:41.347 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 604c18519a267556d24c461efc893b58

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 53.499.999 20-09-2022 09:50:47.656 Periodo Aleatorio

Código Verificador: ede9bafc86e134672aee974dfbb3cfaa

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1 53.500.000 20-09-2022 09:50:03.675 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b99ea466f975c4d477853dd839e9bbf0

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 53.999.999 20-09-2022 09:50:10.744 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 087867e4ee5377664a93a668711664d9

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1 54.500.000 20-09-2022 09:49:52.309 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e4d8a67d66d58c9487d9186a92f9e06e

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

57.000.000 20-09-2022 09:49:50.191 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 4195aebd48e5a66d2115db2175506bad

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 57.999.999 20-09-2022 09:49:35.025 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 6168b2a24cb894b3a231034c35d6ef68

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

58.000.000 20-09-2022 09:49:27.684 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c019b19879a59197b23b8048c50567a1

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1 58.500.000 20-09-2022 09:49:08.223 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 74b19656ea24d9d5eaa2476198c46a8c

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

59.000.000 20-09-2022 09:49:23.028 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 68d2b02a82de523e521dbc963846dda6
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ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

60.000.000 20-09-2022 09:49:17.688 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 71d105ae25d3995ff7eeb95726273d3c

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

61.000.000 20-09-2022 09:49:12.686 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 5a18d2d88cf45cae7af62f56b768da8d

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1 61.500.000 20-09-2022 09:48:50.868 Periodo Aleatorio

Código Verificador: bd3cd5106eca2cc68c0b10e9ad1f4028

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

62.000.000 20-09-2022 09:49:06.339 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a33f4defc582c757c8a8333842e2e20f

ALBATROS SACI - 80002766-3 62.000.000 20-09-2022 09:50:54.445 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 554af9629daae4d6fef473d09b84f653

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

63.000.000 20-09-2022 09:48:59.621 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 07e5ee62376f5f41e25be39adcac13b9

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1 63.500.000 20-09-2022 09:48:45.497 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 9693b2b5571bb810231ce4662fef52db

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 63.900.000 20-09-2022 09:50:39.795 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 91afdd0087e520a4f4e14be3ef2e08c3

ALBATROS SACI - 80002766-3 64.000.000 20-09-2022 09:49:06.569 Periodo Aleatorio

Código Verificador: d7ee9a683c0552c00a6cd5da661a8b33

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 65.000.000 20-09-2022 09:48:51.448 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 3df5a0f5f245bbac64b03c8306192ee8

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1 65.500.000 20-09-2022 09:48:16.762 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 33d4f407947bf9378833a5d2a19d91ff

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

66.000.000 20-09-2022 09:48:42.360 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 603782d78c1d8f03d4fb15d9ed1bc294

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

67.000.000 20-09-2022 09:48:32.801 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 4623c84f3eb89ada7ae13cf22c2f5643

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

68.000.000 20-09-2022 09:48:26.514 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 5273591f887853516dc28d07fb4b7964

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

69.000.000 20-09-2022 09:48:21.522 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 17ca9dfaf45751030fb70e01b745e5b1

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 69.999.999 20-09-2022 09:48:07.692 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 10eadc87268902177f0261ec0399351d

ALBATROS SACI - 80002766-3 70.000.000 19-09-2022 08:00:51.389 Propuesta

Código Verificador: 8493aa141fb67c1785047a7a3ea8bd71

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

70.000.000 20-09-2022 09:47:36.141 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c0692ca1cda5d143208dc2d5b460f391

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 80.000.000 19-09-2022 08:00:51.391 Propuesta

Código Verificador: 84a07473905f8367dbea3ec3798f58cf

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 80.000.000 19-09-2022 08:00:51.392 Propuesta

Código Verificador: c75e42ad46b2b86f00862f0e32a9a84a

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

80.150.000 19-09-2022 08:00:51.390 Propuesta

Código Verificador: d8ca867de2751d4016403a6ff3766ead

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1 90.326.000 19-09-2022 08:00:51.391 Propuesta

Código Verificador: 1d50bcaa540b155988b28c03bbb335c3

 

38 - Monitor multiparametrico

Oferente Precio Fecha Hora Estado
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

55.000.000 20-09-2022 10:04:33.213 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 5d2221b829b2a79418a338024d5c7889

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 56.000.000 20-09-2022 10:04:27.394 Periodo Aleatorio

Código Verificador: bebf19a7db8d06746d47e4f15d73dc79

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

56.000.000 20-09-2022 10:04:29.783 Periodo Aleatorio
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Código Verificador: 93071838dd8994aa7989b9633090f5e3

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 57.000.000 20-09-2022 10:04:22.071 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 526f513ae55ba40c89bc5211489378b4

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 58.000.000 20-09-2022 10:04:17.019 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 74862381d6284807f4cef57def9eb9d6

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

58.000.000 20-09-2022 10:04:26.075 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 55fc4cb6908116cb5b7481abebfd42a8

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

59.000.000 20-09-2022 10:04:05.954 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f8d21b92220facf68051f28f5eb63d55

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 59.000.000 20-09-2022 10:04:08.907 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 783016e6cfb587eb6ccfc7938b6a72cc

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 60.000.000 20-09-2022 10:03:59.662 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 43a7bed60749a924a0f5a3cac778d44f

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

60.000.000 20-09-2022 10:04:00.432 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e9d3829f6fbd0c57cdd1978d0d6039e5

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 61.000.000 20-09-2022 10:03:47.443 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e3054a4058f0ae01a94fd8346e081fce

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

61.000.000 20-09-2022 10:03:53.077 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 24fa5132998b25b7e1494d2ea8205959

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 62.000.000 20-09-2022 10:03:40.777 Periodo Aleatorio

Código Verificador: df780ac718891b92d761ecf071200e43

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

62.000.000 20-09-2022 10:03:43.536 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f67b738c93f92cc1a7e64ae144fc1fc3

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

63.000.000 20-09-2022 10:03:34.777 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 5463a2869d06ae24db6a52666c2e7b81

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 64.000.000 20-09-2022 10:03:15.907 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e2110be5ccdee19a375a2763b890bef6

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

64.000.000 20-09-2022 10:03:21.203 Periodo Aleatorio

Código Verificador: cecea63872fffa88a003cfe4b879c509

ALBATROS SACI - 80002766-3 65.000.000 20-09-2022 10:03:02.899 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 4a947f765c6d0c707b02f8c07266c081

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

65.000.000 20-09-2022 10:03:07.845 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e98af467e8cf1d1f932566f35085f32f

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 66.000.000 20-09-2022 10:02:12.584 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 5a235d3fdeb1c75fae6cfc0fa1dbd6b6

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

66.000.000 20-09-2022 10:02:20.977 Periodo Aleatorio

Código Verificador: d9a2ed38d6aff95fdb16787261fa89ef

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

67.000.000 20-09-2022 10:01:59.643 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f6323d092705c70cc6bd9e6aeb97ee31

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 67.000.000 20-09-2022 10:02:02.493 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 7bb2eb8976848c0b50e466e7493ad1e0

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 68.000.000 20-09-2022 10:01:52.150 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 8577326697316933eabf33fc22302f42

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

69.000.000 20-09-2022 10:01:31.518 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 421fe6c209253e09aad0fe02d80f4acd

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 69.900.000 20-09-2022 10:01:16.691 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f841aeab369ef433fff0c95f2b7f05d0

ALBATROS SACI - 80002766-3 70.000.000 19-09-2022 08:00:51.493 Propuesta

Código Verificador: 832ffffa5472c97056d4a96eca0d9743

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

70.000.000 20-09-2022 10:01:00.742 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c69e5898a8b72621168acd7d9266e637

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 80.000.000 19-09-2022 08:00:51.495 Propuesta

Código Verificador: 7ded834020c0a734987e3bdad768766e
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SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 80.000.000 19-09-2022 08:00:51.495 Propuesta

Código Verificador: 7fab145db4c669e6905bbd3c381ca60e

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

80.150.000 19-09-2022 08:00:51.494 Propuesta

Código Verificador: e93d9230b0614823d48d212d4df613b9

 

41 - Porta suero

Oferente Precio Fecha Hora Estado
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 5.490.000 20-09-2022 10:20:59.454 Periodo Aleatorio

Código Verificador: bef1cc1d1f22df1d6ae0baf11b1ab807

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 5.499.999 20-09-2022 10:20:46.515 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 9d4107de21f354bf3b4582ef7277213f

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 5.570.000 20-09-2022 10:20:50.204 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 90fda6fa695612ffffd43a9354dfd5a1

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 5.590.000 20-09-2022 10:20:38.838 Periodo Aleatorio

Código Verificador: cac2db9193ffb6bbed763c6db0690968

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 5.599.999 20-09-2022 10:20:25.557 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 0be20b4163f2becf0f4921dfdb87f8a8

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 5.650.000 20-09-2022 10:20:15.241 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 82848c6501f73c8c5c6fea95b246838a

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 5.699.999 20-09-2022 10:20:03.787 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 21ad8efb0347273ffcdc54b15dc51b73

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 5.750.000 20-09-2022 10:20:07.493 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 77b2bc65a303a71a4191fca7521fb36f

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 5.790.000 20-09-2022 10:19:51.996 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 4cd6cac2e600dc0b843914f3d14fcffe

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 5.799.999 20-09-2022 10:19:35.359 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 199e8950fff6a2926a0cdf6ccae13d5c

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 5.850.000 20-09-2022 10:19:22.811 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c194e19ab4c1e4d70d8fd91ff325f49c

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 5.899.999 20-09-2022 10:19:14.948 Periodo Aleatorio

Código Verificador: cee342f29c6bad5810f313758ef3377c

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 6.000.000 20-09-2022 10:18:56.897 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 57ec8824a8d1f17f3831a7dfce4b3bca

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 6.099.999 20-09-2022 10:18:40.780 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f91cbbb55b986423c44581e8b3b98f17

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 6.250.000 20-09-2022 10:18:35.003 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b4ffebaa17a4945ddf6f0c67b23f461a

M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1

6.300.000 20-09-2022 10:18:26.957 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 0d8a29c9b347168cb8d42b34ce9d73bf

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 6.599.999 20-09-2022 10:17:59.585 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b3861a47d9f30484cd671dbb44dcd555

M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1

6.600.000 20-09-2022 10:18:18.539 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 178f0d1507c678fa9db7122683045497

M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1

6.700.000 20-09-2022 10:18:13.550 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e18780434a623812a8ea4547d61829a2

M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1

6.800.000 20-09-2022 10:17:41.799 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 1dcaba01a815f886764f6f75c75fd357

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 6.899.999 20-09-2022 10:17:36.421 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 309b590b160af3ee2e274482638ec5fb

M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1

6.900.000 20-09-2022 10:17:29.380 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 8d8528d3266ee7d3681b6fffb6c6b6cd

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 6.999.999 20-09-2022 10:17:29.296 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 380395beb1215dae4ff9be3f2c6bb47f

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 7.600.000 20-09-2022 10:17:14.855 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 3902351def16797d1dd482e6c0424645
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SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 7.699.999 20-09-2022 10:16:42.713 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 2484c87b4469efbf1f44600c410a3d2a

M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1

7.740.000 19-09-2022 08:00:51.626 Propuesta

Código Verificador: 915e7f09b6689a089985deae7d0a1982

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 8.100.000 19-09-2022 08:00:51.628 Propuesta

Código Verificador: 4a5e04684f171f2bfb758b859c66c044

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 9.000.000 19-09-2022 08:00:51.627 Propuesta

Código Verificador: e60e7d30a0f7e624ab9384607770fa19

 

42 - Cuna

Oferente Precio Fecha Hora Estado
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 4.800.000 19-09-2022 08:00:51.671 Propuesta

Código Verificador: 94b065e6d99b28f3fe4a4fae5be63355

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 5.200.000 20-09-2022 10:29:45.722 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 19347784695cbece706ade826a4c368a

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 7.200.000 19-09-2022 08:00:51.671 Propuesta

Código Verificador: 8ae3312957e42705767ad90cb28d82fe

 

43 - Servocuna

Oferente Precio Fecha Hora Estado
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

89.990.000 20-09-2022 10:53:02.133 Beneficio MIPYME

Código Verificador: 3547cf8d7f2484f743aff06b20be30eb

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 90.000.000 20-09-2022 10:52:04.640 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 598fad93bbccdf634fc64f858b3beb8e

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

93.000.000 20-09-2022 10:52:15.322 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b801bdc16ed21fc76a8eb6835a348aec

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 94.000.000 20-09-2022 10:51:52.511 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b24380f7e69295de45928988b4d16eb4

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

98.000.000 20-09-2022 10:52:00.042 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 470e58a28cef76075f400af1800e73e3

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

99.000.000 20-09-2022 10:51:56.879 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 9d6bd13ae0e9984457f03c7965c2d6c7

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

100.000.000 20-09-2022 10:51:22.300 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 95fad06fad7798ce702962148cd593bf

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 100.900.000 20-09-2022 10:51:13.199 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 905de1459c4e93d368c4deada88e3564

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1 110.500.000 20-09-2022 10:51:29.300 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 5503347b67f8c8e4ac7d873eac2cd775

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

112.000.000 20-09-2022 10:51:02.780 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b6a3b9c4158ec45bb79bd5c77bfc31ff

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

113.000.000 20-09-2022 10:50:53.842 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 3c029dac6b818b439b47405f7af25b3b

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1 113.900.000 20-09-2022 10:50:54.899 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 4af4b7c6ecb4457337de8a36bc117730

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 114.000.000 20-09-2022 10:50:27.676 Periodo Aleatorio

Código Verificador: ec92db1f68598e21ad550f9bedee9a8c

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

114.000.000 20-09-2022 10:50:50.585 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c4fc6e473149c9f37d59bc40177c4bb4

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

115.000.000 20-09-2022 10:50:45.857 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c9f1e1e131454191bd928f8067348e11

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

116.000.000 20-09-2022 10:50:41.425 Periodo Aleatorio

Código Verificador: d0ebb1a7be5a1ebe378e95d49e531087
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DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1 116.500.000 20-09-2022 10:50:44.023 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 38855d21b34b6acfbd9a232316017b4c

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1 117.500.000 20-09-2022 10:50:33.843 Periodo Aleatorio

Código Verificador: cf6969996c215f35c8cbc9cf5e5dec05

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

118.000.000 20-09-2022 10:50:29.818 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a2128fe2284b886726349b013071a924

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

120.000.000 20-09-2022 10:50:07.715 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 8970250b764718344b538280390d9f37

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1 120.500.000 20-09-2022 10:50:00.714 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 59c2015092d8fc64a980d37b5103df1a

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 121.000.000 20-09-2022 10:49:35.689 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a9fd607d6b0d1c293f36f2fa78de96e4

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

121.000.000 20-09-2022 10:50:04.181 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 1abe476d8f3bdab58fac3e28374375fa

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

122.000.000 20-09-2022 10:49:59.298 Periodo Aleatorio

Código Verificador: bd67e1417cd9a3349cec67b22dc72701

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

123.000.000 20-09-2022 10:49:45.223 Periodo Aleatorio

Código Verificador: cec834bb80f830ea8a6446b03d8bb540

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1 124.000.000 20-09-2022 10:49:02.523 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 13c52d82b2c28afb090a8a4df9ec6030

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

124.000.000 20-09-2022 10:49:38.819 Periodo Aleatorio

Código Verificador: aa4caeff56aa854ee22f14703008a44d

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

128.000.000 20-09-2022 10:49:05.873 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 68944be8275e86db2e2c10b48778adc8

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

129.000.000 20-09-2022 10:47:15.588 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 6745991e89e23510d64067e244197a4b

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 130.000.000 19-09-2022 08:00:51.752 Propuesta

Código Verificador: 09add75da32dd2fa2b92252348c20c78

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

130.000.000 20-09-2022 10:47:02.677 Periodo Aleatorio

Código Verificador: be47589ca64b94644a3b7f761e7f4e55

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

138.659.500 19-09-2022 08:00:51.751 Propuesta

Código Verificador: 8e04b8649f03de218de09d1e2ffda104

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1 181.650.000 19-09-2022 08:00:51.752 Propuesta

Código Verificador: ba89e3ae84211320ca40ead54de10078

 

44 - Oximetro de pulso

Oferente Precio Fecha Hora Estado
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

4.690.000 20-09-2022 11:16:16.007 Beneficio MIPYME

Código Verificador: 182dc4df563670d96a234b6ceed0353f

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 4.700.000 20-09-2022 11:15:17.591 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b80844b41ccf664837f3f3e201dda4ef

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

4.900.000 20-09-2022 11:15:23.825 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a01d2c15789132607e07f62c384db252

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 5.000.000 20-09-2022 11:15:00.668 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a91609957c71f14dc094444a8545ac62

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

5.000.000 20-09-2022 11:15:12.302 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 769fa75764e244f95d0a8ded2eceff7b

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 5.300.000 20-09-2022 11:14:46.997 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 427043d806a217f9ecdeab0df56eaa54

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

5.300.000 20-09-2022 11:14:51.603 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 1c8e121042b96d7437af16590ec9f4a7
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LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 5.600.000 20-09-2022 11:14:17.324 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 95b002c0b69691f0a7c23f5c429571c7

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

5.600.000 20-09-2022 11:14:33.826 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 4d5bf1d9ce5ae16b5bc1924a0b2246ae

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

5.800.000 20-09-2022 11:14:18.970 Periodo Aleatorio

Código Verificador: de349c63c40aa0a7a19206cada5fb295

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

5.900.000 20-09-2022 11:14:09.820 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 2f5ac4457317676293a8eacb24f68948

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

6.000.000 20-09-2022 11:14:00.854 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 1a60d87cc2515af3727849c9364db695

ALBATROS SACI - 80002766-3 6.000.000 20-09-2022 11:14:31.035 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 8b65dbdd7ab761ec92f55c6374848cce

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 6.499.999 20-09-2022 11:13:55.829 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 2dfff8c5175542ef189cc757f61dac5e

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 6.500.000 20-09-2022 11:13:49.362 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 86c40113127daa0e115fa081d7ca4b7a

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

6.500.000 20-09-2022 11:13:58.029 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 299fb71a766504d30c397df02ff1c758

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

6.700.000 20-09-2022 11:13:53.003 Periodo Aleatorio

Código Verificador: cf2b2edc6a07fcdaa91c6020394cfc66

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 6.999.999 20-09-2022 11:13:45.874 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 08e1133d57f8642cb7659e3069a60c82

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

7.000.000 20-09-2022 11:13:30.428 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 3ad1ecb8fc63d5c5d5ec04c05c13a28b

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 7.299.999 20-09-2022 11:13:35.959 Periodo Aleatorio

Código Verificador: ec74e1b5613d5b47f49ecdae23ecc513

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

7.300.000 20-09-2022 11:13:25.684 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 5553a0ce8ca6b1ca5e21e43fa0713ec8

ALBATROS SACI - 80002766-3 7.300.000 20-09-2022 11:13:34.740 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 747565705349e151884872e0e36a8955

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 7.499.999 20-09-2022 11:13:29.064 Periodo Aleatorio

Código Verificador: bc81926617bf6c78eb1cf4aa324a7a20

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 7.500.000 20-09-2022 11:13:19.134 Periodo Aleatorio

Código Verificador: ff77edc1b152ee61875f0a22bb87e659

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 7.799.999 20-09-2022 11:13:22.620 Periodo Aleatorio

Código Verificador: cce46ba049f7a4d4c38e1be2e7be0976

ALBATROS SACI - 80002766-3 7.800.000 20-09-2022 11:13:15.104 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 09cc5e4f2c10245431055464873c9aea

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

7.800.000 20-09-2022 11:13:22.787 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 8f7e92955cc0b004b2cbd9ccd700ea39

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

7.900.000 20-09-2022 11:13:18.755 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 3bef615e42ee6fcf4df95fec9d5c999f

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 7.999.999 20-09-2022 11:13:08.147 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 75bab7129c9174ba6d6ce791b4b062ec

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 8.000.000 20-09-2022 11:12:57.339 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 63e5a9e513bc97225ca0459254af734a

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

8.000.000 20-09-2022 11:13:11.465 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b263085ed3dec01bf5c5873de9d1c97a

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

8.100.000 20-09-2022 11:13:08.108 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 3df12a207c79f457d0992cecd40e6edd

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

8.200.000 20-09-2022 11:13:05.685 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 268b25cd2a71655e7b1395a368711590
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ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

8.300.000 20-09-2022 11:13:01.334 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 52afe759b7c30ac31dd9903ff1b61720

ALBATROS SACI - 80002766-3 8.400.000 20-09-2022 11:12:58.742 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 5f9783d0b16d466976084544e9b3bedb

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

8.400.000 20-09-2022 11:12:58.910 Periodo Aleatorio

Código Verificador: aa6daf7d1a93d420701675eaf679deb2

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 8.499.999 20-09-2022 11:12:51.329 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 83730e6794308314a93180ff69de794a

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 8.500.000 20-09-2022 11:12:45.929 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 4debab4a63c069a71d2d8f89659e715c

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

8.500.000 20-09-2022 11:12:47.535 Periodo Aleatorio

Código Verificador: d4c1352cf1757cb5488b84e8c9a5c30d

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 8.599.999 20-09-2022 11:12:36.760 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 56fb14f4d59df44df1bdaa0723347ed2

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

8.600.000 20-09-2022 11:12:41.780 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 28e04e111221d28e1e6b5b651666756a

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 8.700.000 20-09-2022 11:12:27.414 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 7db112613eb6d19c7c78bd5b153f4671

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

8.700.000 20-09-2022 11:12:34.436 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 625a5fc3350e96c3942e1141bb3bc671

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 8.999.999 20-09-2022 11:12:30.022 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 3dc7a5df1bed52e0f5abcb6acec29daf

ALBATROS SACI - 80002766-3 9.000.000 20-09-2022 11:12:16.404 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 272fb8232d940af18a71ee18b9dc4a95

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

9.000.000 20-09-2022 11:12:26.844 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c566593619bd1ad4e1d5d9b3f004c308

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

9.100.000 20-09-2022 11:12:24.540 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 1bf17d00f8274317abdf08ec52d85d5a

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 9.199.999 20-09-2022 11:12:19.947 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 1ab4927bcc85f4299340b1aea037707f

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

9.200.000 20-09-2022 11:12:21.212 Periodo Aleatorio

Código Verificador: dc9dc4643dbd252af6eda78403bb8239

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 9.300.000 20-09-2022 11:12:05.704 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 1b5da63c1d9962d63678dddc4c4f56eb

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

9.300.000 20-09-2022 11:12:16.871 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 4e9ac5db408998122079e93a945545cb

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

9.400.000 20-09-2022 11:12:13.668 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 78aebca675189b817c1397e875722a2e

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 9.499.999 20-09-2022 11:12:12.132 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e18d9956b94451121f2cc77ede27e93e

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

9.500.000 20-09-2022 11:12:09.042 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 094d8d883de140d7a6498ed9dcd47493

ALBATROS SACI - 80002766-3 9.600.000 20-09-2022 11:11:55.476 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 58f85d5cd5ec7debcf69eb167cc9cc56

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

9.700.000 20-09-2022 11:12:00.210 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f3ea1002d7b359e5b642e7528f08e37a

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 9.799.999 20-09-2022 11:11:48.048 Periodo Aleatorio

Código Verificador: db0993d80ee655605ad6fdbb6d161263

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

9.800.000 20-09-2022 11:11:32.240 Periodo Aleatorio

Código Verificador: ec476c29e8882faee39dfcc92195d0f1

ALBATROS SACI - 80002766-3 9.800.000 20-09-2022 11:11:44.128 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 66df94a170c24eca0f3756a3e0201865
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SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 9.898.999 20-09-2022 11:11:23.312 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 8bb4bf5614ee2e47bdf714eddb975646

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 9.900.000 20-09-2022 11:10:59.214 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 35444388c2dcaee6c349235d16437d0c

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

9.900.000 20-09-2022 11:11:03.541 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e35b5f0427784493e725f202e6810c73

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 9.998.999 20-09-2022 11:10:30.214 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 02697e21ee9b61363ba6e797adf93369

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

9.999.999 20-09-2022 11:02:10.808 Recepción de Lances

Código Verificador: c1e0c53aaccaf3e0db53129cca4f0f6a

ALBATROS SACI - 80002766-3 10.000.000 19-09-2022 08:00:51.838 Propuesta

Código Verificador: fc7b3bf55e46579dd43214b5054db35d

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 10.000.000 19-09-2022 08:00:51.839 Propuesta

Código Verificador: 52172549fecdd0412cee75464fe0905a

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 10.000.000 19-09-2022 08:00:51.840 Propuesta

Código Verificador: 5fd7cc531072e1646e495eae2b390a27

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

10.648.500 19-09-2022 08:00:51.839 Propuesta

Código Verificador: 55abbb0462e67f2fd99691d65dac709a

 

45 - Oximetro de pulso

Oferente Precio Fecha Hora Estado
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

3.700.000 20-09-2022 11:30:16.832 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 7a2ddc5b092d142f125cf3648d046b13

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 3.730.000 20-09-2022 11:30:06.213 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 01b8cbcf44056c78bf797adb179c69bc

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 3.930.000 20-09-2022 11:29:51.603 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 393d7556b2c8ffc2f664c4e373edf104

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

4.000.000 20-09-2022 11:30:04.362 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b9dfae6b5642445dc64e3d7d12efb7f0

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

4.040.000 20-09-2022 11:30:01.435 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 613c76ac6de42f8dd26efb3fbe4ae692

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 4.140.000 20-09-2022 11:29:22.954 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 5ea8aefe5a7b72e820666948ee45a02b

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

4.140.000 20-09-2022 11:29:51.600 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e0f0c28071e8fad7b2d228cc22f62a2d

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

4.300.000 20-09-2022 11:29:32.592 Periodo Aleatorio

Código Verificador: d60d165ce1b53ef349a1c3f5034eb36f

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 4.360.000 20-09-2022 11:29:12.470 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 2dedb1502465f8d4cf898c94c627c1dc

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

4.500.000 20-09-2022 11:29:19.085 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 6518d4d6478a16bf5b0ef74aad7ad59d

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 4.580.000 20-09-2022 11:29:05.435 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 7a1f1ede2778e6375f7700d3c507e9b0

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

4.800.000 20-09-2022 11:28:53.479 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e683920711dd5ed65bccd700fdd0672c

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 4.830.000 20-09-2022 11:28:47.102 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 44702387d3f693fdb1c23a9e660b8244

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

5.000.000 20-09-2022 11:28:46.453 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 95c38794ecdee88726d2acd7dd8f4e65

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 5.090.000 20-09-2022 11:28:37.914 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 36e021ba9bbb1947230b1e2920c5e5d5

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

5.100.000 20-09-2022 11:28:42.596 Periodo Aleatorio
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Código Verificador: 31b7679fa23c9a0e3c776fb9234d8e45

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

5.200.000 20-09-2022 11:28:32.262 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 8857c2a3a77a59e0465177174696f3a1

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 5.200.000 20-09-2022 11:28:32.762 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 0ecc6cec88a1a23566645dce8b02cae8

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 5.250.000 20-09-2022 11:28:27.399 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 36c9414f55778f559aa9eb71cdef810c

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

5.300.000 20-09-2022 11:28:29.384 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 3fc6387c83003769e63515b8de9d08e3

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 5.360.000 20-09-2022 11:28:21.035 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 00247adffefb8a167f79935d78b101ee

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

5.500.000 20-09-2022 11:28:25.286 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 3bca246aa2be0e362ba5d204ba1b86a5

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

5.600.000 20-09-2022 11:28:13.775 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 1176ed77392238e31003e9111eed23b5

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 5.650.000 20-09-2022 11:28:06.795 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 6f8a4bbb084e14d0d2a7740b60dffad8

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

5.800.000 20-09-2022 11:28:07.902 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 178c1e1a7ad2abe4bdcb3860253435d9

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

5.900.000 20-09-2022 11:27:53.271 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b054768f6b6d1130da4d5a9ea104a04d

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 5.950.000 20-09-2022 11:27:53.058 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 8531386916ddd0e0ed2786b87fb0888b

ALBATROS SACI - 80002766-3 6.000.000 20-09-2022 11:27:34.876 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 09d3d552c46f179ff8f0c940e7af936e

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

6.000.000 20-09-2022 11:27:44.200 Periodo Aleatorio

Código Verificador: d540fe4d54c2e3a61ee08d7967b09b07

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 6.360.000 20-09-2022 11:27:36.521 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 0e9dd4c1a920141c8cf80b38fa50bdb7

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

6.500.000 20-09-2022 11:27:41.403 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c25d9fa6c2a595fbe4f50b8ebc0fbdb7

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

6.600.000 20-09-2022 11:27:30.374 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 37b116a6153a27150d799f23b95538bd

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

6.700.000 20-09-2022 11:27:20.348 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 6c3590182acd947f8a37c75d8f498810

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 6.859.000 20-09-2022 11:27:21.254 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c5cbc1add0144a7521af94fe6a49583c

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 6.899.999 20-09-2022 11:27:14.300 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b3ebfc0095403db211a9fae62944301e

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

6.900.000 20-09-2022 11:27:16.120 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 372da7624ce91027d037cfb5f4001477

ALBATROS SACI - 80002766-3 7.000.000 20-09-2022 11:27:01.984 Periodo Aleatorio

Código Verificador: ae9e61946e5fb0d9e56dcde374bf7867

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

7.000.000 20-09-2022 11:27:10.846 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 127796ec9b936f4d63eb1a1d0dedfd59

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

7.100.000 20-09-2022 11:27:05.574 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c833f93339769ac83bae394ae0a2e111

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

7.200.000 20-09-2022 11:26:59.441 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 0eaa66208193b754433201d79aa1366b

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 7.220.000 20-09-2022 11:26:55.730 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 620858d4e2afe757545c9f48630bc763

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 7.399.999 20-09-2022 11:27:03.439 Periodo Aleatorio



22-09-2022 103 de 150

Listado General de todas las Ofertas
Código Verificador: a64b4f3f3c491e61a4fd577163df9f84

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 7.600.000 20-09-2022 11:26:45.238 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 477b53ea62340d5c293f27ac22dde0ef

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

7.600.000 20-09-2022 11:26:56.870 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 2b06047000aaad65d37ac60529a82546

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

7.700.000 20-09-2022 11:26:52.518 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 4103e9d81ea85685124e396c7e9eea66

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

7.900.000 20-09-2022 11:26:48.007 Periodo Aleatorio

Código Verificador: be3c89e34e4e7b74fc441e54fe72129b

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 7.900.900 20-09-2022 11:26:43.741 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 4982764c06690c1c72d4975577a470ad

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

8.000.000 20-09-2022 11:26:17.185 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f77d7eb412d5e4bc390aba4ee3e5289d

ALBATROS SACI - 80002766-3 8.000.000 20-09-2022 11:26:19.992 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 784c81201dd4af3341bf685d5586b472

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 8.100.900 20-09-2022 11:26:05.309 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 0c817e09ab238721081f2e5d4e654fe9

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

8.200.000 20-09-2022 11:25:51.936 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c0e909227147f9962a19c0eede09b33c

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 8.900.900 20-09-2022 11:25:43.163 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 761d623529e09ef24e0de14560a10c39

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 9.000.000 20-09-2022 11:25:25.032 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 23afbe9beb359c3f7ffadf207b7999f1

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

9.200.000 20-09-2022 11:25:47.801 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c9600b17325d97d891a8a8e0f7cb065b

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

9.300.000 20-09-2022 11:25:34.316 Periodo Aleatorio

Código Verificador: d805b2fbd3d0e149660db608bf69eba1

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

9.500.000 20-09-2022 11:25:29.207 Periodo Aleatorio

Código Verificador: ab6306cb4e377b4fd4022fbaaaacc58d

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 9.900.900 20-09-2022 11:25:30.319 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 25fea3623a9cb0a8774332bc1d336594

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

9.999.999 20-09-2022 11:17:16.302 Recepción de Lances

Código Verificador: d3980c10b70e85c32e9928cf041dc155

ALBATROS SACI - 80002766-3 10.000.000 19-09-2022 08:00:51.925 Propuesta

Código Verificador: 6fd9b109c0829baea900d662ae97001c

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 10.000.000 19-09-2022 08:00:51.927 Propuesta

Código Verificador: 285c45b382cfa2bc3106de7b32467f9e

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 10.000.000 19-09-2022 08:00:51.928 Propuesta

Código Verificador: 52a03bd525fec24b41d19ee36b3bb131

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

10.648.500 19-09-2022 08:00:51.926 Propuesta

Código Verificador: e50ebbfa548f37495cff54d9def8193f

 

46 - Electrocardiografo

Oferente Precio Fecha Hora Estado
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

29.000.000 20-09-2022 11:48:31.450 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e8f8e49a1765bda3469051d3d79af7f6

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 29.399.999 20-09-2022 11:48:23.909 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e549912e6678b05e208be08a924701c2

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

29.500.000 20-09-2022 11:46:08.309 Periodo Aleatorio

Código Verificador: de5cc0498dae5ebb42fc0de441d235ba

INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 29.590.000 20-09-2022 11:39:28.363 Etapa de Puja

Código Verificador: 249e8a7d7ae666b304ae06b1994216eb
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LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 30.000.000 19-09-2022 08:00:52.008 Propuesta

Código Verificador: a25c89175a5a2e91819b07d4141c8cad

INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 30.000.000 20-09-2022 11:35:38.149 Etapa de Puja

Código Verificador: 69e083a7a26100ea1c298df7c105935a

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

32.060.000 19-09-2022 08:00:52.007 Propuesta

Código Verificador: 76c08b8bde5fbb18ac118972078e21ab

INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 36.000.000 19-09-2022 08:00:52.009 Propuesta

Código Verificador: 331407d9409a5c4c24a78e752dd0d2fc

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 36.000.000 19-09-2022 08:00:52.010 Propuesta

Código Verificador: f21ed6313a54446a04d766c0af03d4f8

 

47 - Autoclave de esterilizacion

Oferente Precio Fecha Hora Estado
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

160.000.000 19-09-2022 08:00:52.027 Propuesta

Código Verificador: 313d49c69381487b3192d8166f86e70d

 

48 - Camilla con ruedas

Oferente Precio Fecha Hora Estado
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 12.795.000 20-09-2022 12:17:57.882 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a297798f48b9c50eb09897d4655fd92f

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 14.390.000 20-09-2022 12:16:40.440 Periodo Aleatorio

Código Verificador: dff9de63cc7b2ee5094e6b02793da1c6

M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1

16.000.000 20-09-2022 12:17:01.962 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 7149f9e1a6a24eb7b7c02bab0d1106ee

M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1

18.000.000 19-09-2022 08:00:52.087 Propuesta

Código Verificador: 0966fcd27a9a5e30cc99deea7ba78803

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 20.000.000 19-09-2022 08:00:52.088 Propuesta

Código Verificador: 36529a53119295dd0ae5153a9d7f212b

 

49 - Aspirador quirurgico

Oferente Precio Fecha Hora Estado
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

7.695.000 20-09-2022 12:30:05.591 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f2a719c43e8d240351104b2f96f6434a

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

7.728.750 19-09-2022 08:00:52.105 Propuesta

Código Verificador: 7ed6b34f604b2d6bbfbcff43abefa344

 

50 - Esterilizadores

Oferente Precio Fecha Hora Estado
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

10.100.000 20-09-2022 12:39:46.889 Etapa de Puja

Código Verificador: dbc6248d19390d1e1c10bf3f85101c4d

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

10.148.516 19-09-2022 08:00:52.139 Propuesta

Código Verificador: 2cd49ed5907f70a92fbdacb825a570e8

 

51 - Cama para internado

Oferente Precio Fecha Hora Estado
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

118.666.000 21-09-2022 08:22:46.388 Beneficio MIPYME

Código Verificador: 0b1e8218859d47a3f32036c8530c4154

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 119.000.000 21-09-2022 08:22:01.200 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 23e78cb7ff3832d47674e9aa0fa4fdf7

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

119.000.000 21-09-2022 08:22:05.844 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 179e9060d24d33e992fd49bc58a8736e

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 119.999.999 21-09-2022 08:22:07.462 Periodo Aleatorio
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Código Verificador: 1f427bf7f3558ee33218d07f117004a0

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

120.000.000 21-09-2022 08:21:51.998 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 7c90aea5ca0b4c56b9016be20c1d2847

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 123.999.999 21-09-2022 08:21:47.753 Periodo Aleatorio

Código Verificador: eb30bc711a02757157a744d1e423a29e

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 124.700.000 21-09-2022 08:21:30.631 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f3f80f7d7b3638d35b23b23306d4ce33

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

125.000.000 21-09-2022 08:21:42.038 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 82b02730ab0e1e0c361ac3f3d35ac57b

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 129.999.999 21-09-2022 08:21:25.961 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 76f223e03a3ccd9a4542c67d122bf3ae

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

130.000.000 21-09-2022 08:21:32.649 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 478ce8993af08f59b216dcffa8256e62

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

131.500.000 21-09-2022 08:20:58.536 Periodo Aleatorio

Código Verificador: eaf950da54e837d7c3a2f388be58c07f

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 131.999.999 21-09-2022 08:20:55.318 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 041ecd2e9013bf8e963c19ff301b4579

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 132.000.000 21-09-2022 08:20:44.083 Periodo Aleatorio

Código Verificador: fb04d1865ac8cbb3e710e631e7fe00ab

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

134.500.000 21-09-2022 08:20:49.803 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 6ccc1cde62adaab74857235a61e41db2

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 134.999.999 21-09-2022 08:20:40.917 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 8459d9ec241c7bc306a25b02331a05dd

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 135.000.000 21-09-2022 08:20:13.489 Periodo Aleatorio

Código Verificador: eea7d6eeeb514228016c9bb3573ec1c5

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

137.500.000 21-09-2022 08:20:45.192 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b71dc1a54eadba7a0fa58cde9b76e883

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

138.000.000 21-09-2022 08:20:33.703 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 5912e54f8f9b9dc73ea9fa09a8ade27e

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

138.600.000 21-09-2022 08:20:25.934 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a7bc1d2d7d79b88e43487e7da706dcb7

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

140.800.000 21-09-2022 08:20:13.332 Periodo Aleatorio

Código Verificador: be38c337e8138f43577fdb8dd71f89af

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 140.999.999 21-09-2022 08:20:09.951 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b15db42cd25f5b1b9067c8014c47d1aa

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

141.000.000 21-09-2022 08:20:02.738 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 608a737a92d6bec39eb1a8346b20cf1d

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

141.500.000 21-09-2022 08:19:53.805 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 9968295b74eb290b3628f3ea3c3c1f9e

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 141.999.999 21-09-2022 08:19:45.216 Periodo Aleatorio

Código Verificador: fecdf4e0cfc14e8445162e8c6ca35234

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

142.500.000 21-09-2022 08:19:47.735 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 24e15c02a51f45678df418131cef7d0e

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

143.000.000 21-09-2022 08:19:36.344 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e3c8389b53cd9abbe9243489ca4fab8e

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 143.999.999 21-09-2022 08:19:38.196 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e295a5820cc52bfd55086f76e45b17d7

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

144.000.000 21-09-2022 08:19:25.606 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 9a003daf262dca9bbb353e5ce09d661a

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 144.999.999 21-09-2022 08:19:30.308 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 911fffae3f72eceebebc4beb8656aa41

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 145.000.000 21-09-2022 08:19:14.467 Periodo Aleatorio
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Código Verificador: 0272fa15f79587ec76c25f919947970f

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 149.999.999 21-09-2022 08:18:38.120 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 643a3f5d38620bedd2f99bb6b1baff9e

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

150.000.000 21-09-2022 08:17:54.093 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a158dd542c16f2cf9a683ff6264b5426

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 159.999.999 21-09-2022 08:17:50.149 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 039e40929a32a60f445b74a6623f2ef5

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 160.000.000 19-09-2022 08:00:52.222 Propuesta

Código Verificador: 57853bf029faabbcefd7e7f5543f4186

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

160.000.000 21-09-2022 08:16:54.231 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 8ff0592edd6eaeee48289059fbc31e99

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD 
ANONIMA - 80072821-1

172.280.736 19-09-2022 08:00:52.221 Propuesta

Código Verificador: 8c3b44b502bb3e7469d5ae778386d5f2

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 176.000.000 19-09-2022 08:00:52.223 Propuesta

Código Verificador: b6a6d462cd1d69c98973c3d3dd69a445

 

52 - Cama

Oferente Precio Fecha Hora Estado
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1

9.000.000 19-09-2022 08:00:52.239 Propuesta

Código Verificador: 0e3b7bee0fe02372f9ca12631bad09fc

 

54 - Pinza anatomica

Oferente Precio Fecha Hora Estado
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 240.000 21-09-2022 08:47:07.769 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b79506c3a6ecccd823556eb4a456121c

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 250.000 21-09-2022 08:46:09.860 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 841676ccafac3ae102efa070d0ded9d7

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 
80001446-4

256.364 21-09-2022 08:46:25.521 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 2205bb67bdca62475c7726def7c3edc8

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 
80001446-4

259.000 21-09-2022 08:46:05.100 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 37657fca008907ee1428bb6ecad19022

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 260.000 21-09-2022 08:45:46.573 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 930c0dec00a5952d9c5c459acc952f04

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 
80001446-4

269.000 21-09-2022 08:45:43.819 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 63be6f26a81246a6325156bf605f682b

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 270.000 21-09-2022 08:45:26.730 Periodo Aleatorio

Código Verificador: ebfe66c7c34bfc329024b9947a46cda7

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 
80001446-4

285.000 21-09-2022 08:45:21.861 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 993388d10bcb478393de9b9695d48a64

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 290.000 21-09-2022 08:45:10.678 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 074821a6afb96bb996279b69c94a80bd

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 
80001446-4

300.000 19-09-2022 08:00:52.320 Propuesta

Código Verificador: 4df4018d6790879a9b5f5243d999deb1

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 300.000 19-09-2022 08:00:52.321 Propuesta

Código Verificador: f41871b251d4f53ba5a27526d6469b26

 

55 - Mango de bisturi

Oferente Precio Fecha Hora Estado
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 132.000 21-09-2022 08:57:39.337 Etapa de Puja

Código Verificador: ae3784918f735bc8f54bdf69740c67fc

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 300.000 19-09-2022 08:00:52.339 Propuesta

Código Verificador: ebc657f8f881f76cc312487a5beee370
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56 - Pinza hemostatica

Oferente Precio Fecha Hora Estado
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 350.000 21-09-2022 09:21:50.785 Periodo Aleatorio

Código Verificador: bed69c7159103412ff88d4ab7517eb3f

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 450.000 19-09-2022 08:00:52.409 Propuesta

Código Verificador: 181a98a1655c0ecc8becc44e8dae1a91

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 
80001446-4

750.000 19-09-2022 08:00:52.408 Propuesta

Código Verificador: 236077e6b21f03d30ba7e6313fdd42a6

 

57 - Tijera curva

Oferente Precio Fecha Hora Estado
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 480.000 21-09-2022 09:39:25.715 Periodo Aleatorio

Código Verificador: cf6112dfcffee42182268a89b2761191

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 500.000 21-09-2022 09:38:15.296 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 468346a1f2312c91f43d869ef5cc965c

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 
80001446-4

507.273 21-09-2022 09:38:27.854 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 34f96463fa3962445e8f4038e9282443

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 
80001446-4

510.000 21-09-2022 09:38:05.713 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e3ecaba8ab4b1165eaab09a40f4e2038

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 515.000 21-09-2022 09:37:53.948 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 97a93556d037084d7e0f7a5689f2212c

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 
80001446-4

519.000 21-09-2022 09:37:45.934 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 2f87531493d10561c11d5c94df215bf2

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 520.000 21-09-2022 09:37:29.228 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f63d474e12862506bd8ef2ee76295ffe

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 
80001446-4

529.000 21-09-2022 09:37:21.758 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 46a36fa69bd7d76ce3636de48c4763a7

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 530.000 21-09-2022 09:37:01.840 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b7876682f108a4914bbbb3968ebaf5a0

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 
80001446-4

535.000 21-09-2022 09:36:49.217 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a5aab856bcbf3794266266733fa65458

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 540.000 21-09-2022 09:36:38.353 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c5017c34183c77d8977d18c33a6eb35a

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 
80001446-4

549.000 21-09-2022 09:36:28.836 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 803665bbe35204613b58cacff15dce8f

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 550.000 21-09-2022 09:36:10.634 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 7122e62187abc223f52f2b875ffea938

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 
80001446-4

559.000 21-09-2022 09:35:59.101 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b723e618540139d8c7baad342fdb7523

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 560.000 21-09-2022 09:35:48.030 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 879a93a00eb834f058b5c4097f909d34

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 
80001446-4

569.000 21-09-2022 09:35:36.467 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 108715f8e71f5ef7bf0f68dbe0301fba

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 570.000 21-09-2022 09:35:26.632 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 8d024c7e8132c52571ec03369c394cf4

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 
80001446-4

575.000 21-09-2022 09:35:17.309 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 5374200772ab1c4650f5e90a60ff478e

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 580.000 21-09-2022 09:35:07.266 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e519f88ecf5cef75e7d4e5644d77daa5

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 
80001446-4

585.000 21-09-2022 09:34:57.219 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 3f064c6395158bdaf5de90c3128aaf24

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 590.000 21-09-2022 09:34:45.183 Periodo Aleatorio
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Código Verificador: 8103275a38e74ab6436b6764a6b71ea5

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 
80001446-4

600.000 19-09-2022 08:00:52.453 Propuesta

Código Verificador: bec3d821b697af811b93827e7f37905a

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 600.000 19-09-2022 08:00:52.454 Propuesta

Código Verificador: 4df98cea5479c548d8dda02beff3d5a4

 

58 - Porta aguja de metal

Oferente Precio Fecha Hora Estado
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 645.000 21-09-2022 09:57:15.003 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 3147e98e609eb7736e7c6f56f8670b80

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 650.000 21-09-2022 09:56:24.187 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 7fbd4b855ecf7802f7d6f90b7301a479

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 700.000 21-09-2022 09:55:58.066 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 4b86890478307bd381d3eda536a66987

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 730.000 21-09-2022 09:55:46.526 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b0450983a7d9087d9e5524dbd89c957e

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 
80001446-4

736.364 21-09-2022 09:56:06.192 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 6ebfc15ec0a9c552b0565bddb29c08ae

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 
80001446-4

739.000 21-09-2022 09:55:43.445 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b6559c96ef471279f3405da1ef49f65c

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 740.000 21-09-2022 09:54:56.347 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 5c4d1e63e78e544e6bc59816aaccd96c

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 
80001446-4

750.000 19-09-2022 08:00:52.500 Propuesta

Código Verificador: a0d3e603a1342e8403e537ab555378af

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 750.000 19-09-2022 08:00:52.501 Propuesta

Código Verificador: 3045f435d4710efb5bfb2c127910dff1

 

59 - Pinza Kocher

Oferente Precio Fecha Hora Estado
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 420.000 21-09-2022 10:12:59.245 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 1868b51f4cf6fbcf246329f7dda6f92e

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 440.000 21-09-2022 10:12:10.715 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 59fdb34171238f4298fc746a1acaa696

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 450.000 21-09-2022 10:11:53.930 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a2022ce6062b331fd8e93e10934ef436

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 460.000 21-09-2022 10:11:41.196 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 43bb9ab8b28172f144bbe944113c3f11

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 470.000 21-09-2022 10:11:36.110 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 7db2c5c782ad9d5620436b28fb1fd4af

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 480.000 21-09-2022 10:11:26.580 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 32c06add5b79a8c0af86e15413fde645

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 
80001446-4

480.000 21-09-2022 10:11:41.473 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 362b0ee697cfd7340e5f94ae1e5936ec

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 
80001446-4

499.000 21-09-2022 10:11:26.046 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 6f367190c4c936a3baadbc5dd2b5a2bb

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 500.000 21-09-2022 10:11:17.810 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 480b6ebb4d76ca5aae52e84d3da21ed4

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 
80001446-4

505.000 21-09-2022 10:11:06.132 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 000f761df7f90290902e967d4fc0eef9

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 510.000 21-09-2022 10:10:57.564 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a7fdd709d3e7f0f252b357b8198d0356

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 
80001446-4

517.000 21-09-2022 10:10:49.881 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 2a1aad12029b9ee7fb63dd99e77b19d4

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 520.000 21-09-2022 10:10:27.325 Periodo Aleatorio
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Código Verificador: d8a3f81e9f69afb6105f262c69c01a67

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 
80001446-4

529.000 21-09-2022 10:10:37.698 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 2dee99e5312e90b0e775ba783a331c5e

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 530.000 21-09-2022 10:10:05.288 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 08be7a7fd76fbcb16f4e0c93ca94df44

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 
80001446-4

548.000 21-09-2022 10:09:51.544 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 2fc7800cc974969a4a739f9f58719175

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 550.000 21-09-2022 10:09:22.416 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 12d01f1c18b2855f300613093d499872

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 
80001446-4

595.000 21-09-2022 10:08:58.093 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f2f1be6ccb328f35b3ab1f6c1391eadb

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 600.000 19-09-2022 08:00:52.546 Propuesta

Código Verificador: d4cdc11d4b0cb45573e0d44a7aab4801

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 
80001446-4

630.000 19-09-2022 08:00:52.545 Propuesta

Código Verificador: 69069f46b7be69be95809927bfc0b464

 

60 - Pinza hemostatica

Oferente Precio Fecha Hora Estado
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 750.000 21-09-2022 10:27:27.093 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 1006b53dd8e9e51c000c95124eebf169

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 780.000 21-09-2022 10:26:50.843 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 58865effbaa7d414847b0c395edbfc78

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 800.000 21-09-2022 10:26:27.604 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c88e92a8636e4903dd386f18fd8eaa52

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 810.000 21-09-2022 10:26:15.134 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 297b4160251d2f730d0420a8acd69a1e

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 820.000 21-09-2022 10:26:04.726 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 52e113bbd8dc025ede35ac4b0d70a4ea

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 830.000 21-09-2022 10:25:00.695 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 80e2f7ae040f5159d9a117a8dcd9564d

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 840.000 21-09-2022 10:23:48.882 Periodo Aleatorio

Código Verificador: da1c659de41d8770b550fc6d2087da6c

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 850.000 21-09-2022 10:23:38.323 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 70bd7319818d465d730358688287204f

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 
80001446-4

900.000 19-09-2022 08:00:52.590 Propuesta

Código Verificador: 6011d9a408dc4524a4a40afb5c526c3c

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 900.000 19-09-2022 08:00:52.591 Propuesta

Código Verificador: 6476c395324c7f343b4d473f02d91002

 

61 - Pinza hemostatica

Oferente Precio Fecha Hora Estado
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 720.000 21-09-2022 10:46:52.737 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 633427374a40fe5c44f84d75780d0f55

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 780.000 21-09-2022 10:45:49.706 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 2f4d73b0a61933b3b79dc4c39a55307d

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 810.000 21-09-2022 10:44:13.001 Periodo Aleatorio

Código Verificador: d28cef693682ce5cfd861693abd69c62

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 830.000 21-09-2022 10:43:06.121 Periodo Aleatorio

Código Verificador: af984ec1d714c1cd99cbeade07af0f7f

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 850.000 21-09-2022 10:42:44.668 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 2f1531ae81d79dd1c723eb80211b9f66

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 
80001446-4

889.999 21-09-2022 10:42:37.017 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 1c13a9915bd4fdbd11771f9917903df8

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 890.000 21-09-2022 10:41:28.247 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 832b7e51fb2a5964c0a1150433222cdf
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VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 
80001446-4

900.000 19-09-2022 08:00:52.636 Propuesta

Código Verificador: b7e8680ff8a6c100324c2d189a024910

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 900.000 19-09-2022 08:00:52.637 Propuesta

Código Verificador: 3e4d5a4ac851fd595234edf1fb5a50cd

 

62 - Pinza Kocher

Oferente Precio Fecha Hora Estado
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 600.000 19-09-2022 08:00:52.681 Propuesta

Código Verificador: a75fd18da610efa8cc7c4f65cd3c7173

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 
80001446-4

1.200.000 19-09-2022 08:00:52.680 Propuesta

Código Verificador: 29b45216b79ed5d4ea06d435a7f78c67

 

63 - Pinza de Diseccion

Oferente Precio Fecha Hora Estado
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 230.000 21-09-2022 11:21:35.282 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e1b8b2bbd6c6d3fdda9e93f2a3dfe423

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 250.000 21-09-2022 11:21:10.924 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 09a9c456ee2a3c0963cf49e7b14c8c3b

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 260.000 21-09-2022 11:18:40.818 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f1df97df04f4679ab298434b4232af85

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 270.000 21-09-2022 11:18:21.663 Periodo Aleatorio

Código Verificador: bbd5dbb6ae72104eaca6969058a0d4fd

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 280.000 21-09-2022 11:18:02.912 Periodo Aleatorio

Código Verificador: fb67ab0543fe4205a6ef2ae8e34541eb

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 290.000 21-09-2022 11:17:52.052 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 141e97251a4934c0db0414c70fdaa05a

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 300.000 19-09-2022 08:00:52.731 Propuesta

Código Verificador: b9212da80389a5fe602b0b99d7890505

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 
80001446-4

400.000 19-09-2022 08:00:52.730 Propuesta

Código Verificador: 862d4c23e01fd1156f64fb2d61cce631

 

64 - Pinza de Diseccion

Oferente Precio Fecha Hora Estado
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 178.000 21-09-2022 11:34:13.827 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e627a44a86b17632c1eeefc1c544a558

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 200.000 21-09-2022 11:32:14.912 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 9850730e0998463c6fa42af2686bdc9a

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 250.000 21-09-2022 11:32:00.579 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 77fb5fad0debb7aa32de4cebb95df46f

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 270.000 21-09-2022 11:31:18.310 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 0beddd21b9adf6e6d66e75b257dd3b00

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 300.000 21-09-2022 11:30:51.126 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 0e4571d77b794439c2750e50fce24dff

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 320.000 21-09-2022 11:29:38.165 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b3abe5da56a442435c241191fd16b21d

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 
80001446-4

400.000 19-09-2022 08:00:52.789 Propuesta

Código Verificador: 97a1d448a4614662e33a425281b5a494

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 600.000 19-09-2022 08:00:52.790 Propuesta

Código Verificador: d8e5755e9a2b973aa455531a58c34fbf

 

65 - Mango de bisturi

Oferente Precio Fecha Hora Estado
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 44.000 21-09-2022 11:43:26.795 Recepción de Lances

Código Verificador: 9a6135811a1de730d44d70326951ca42

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 100.000 19-09-2022 08:00:52.812 Propuesta
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Código Verificador: 9e8a9c3122476c11b8b1eb3f32c08142

 

66 - Tijeras Metzembaum

Oferente Precio Fecha Hora Estado
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 235.000 21-09-2022 12:10:52.938 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 4fc09614836600fe8fe2ab8f4f495a4d

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 240.000 21-09-2022 12:10:15.747 Periodo Aleatorio

Código Verificador: ae646821d63de0871fca37ae5c141db3

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 245.000 21-09-2022 12:09:37.803 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 8c363de664c5c0bc91711e6b37513053

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 
80001446-4

250.000 21-09-2022 12:09:22.696 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 47f78cefe39d3c04a6f5a47b19e6d4ea

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 270.000 21-09-2022 12:09:18.856 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 0d83f999d489c031983f0d8903087722

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 
80001446-4

280.000 21-09-2022 12:09:08.336 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 3f927cb07e511f57dfda4b6d0ffc05e8

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 290.000 21-09-2022 12:08:58.854 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 39256b973a7fc0bbaa7e7c194aece1b5

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 
80001446-4

300.000 21-09-2022 12:08:44.007 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 589cead0113672aa7f9b0951dba8ed04

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 350.000 21-09-2022 12:08:38.852 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 9959da14f89bdd4ca1eae71b1428d1f1

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 
80001446-4

390.000 21-09-2022 12:08:31.784 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f6056dc8f6ea4ae707671fc6dedbf145

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 400.000 21-09-2022 12:08:06.526 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 7fd2c0283d43c9a47a2e7590e14538a9

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 
80001446-4

400.000 21-09-2022 12:08:27.563 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 8816cd2609c012f9a2e02065e6c0e6f6

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 
80001446-4

410.000 21-09-2022 12:07:57.734 Periodo Aleatorio

Código Verificador: aa1f4037fad4a289de0b6f6f71666d2f

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 430.000 21-09-2022 12:07:04.265 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 402797e8e8235e0ccd3d6873524b2392

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 
80001446-4

440.000 19-09-2022 08:00:52.883 Propuesta

Código Verificador: d6d1f1043e6d78b0d22cd37ea7473030

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 600.000 19-09-2022 08:00:52.884 Propuesta

Código Verificador: a5a6d1c4daf6a82424583f5d997e4937

 

67 - Tijera recta

Oferente Precio Fecha Hora Estado
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 285.000 21-09-2022 12:23:22.966 Periodo Aleatorio

Código Verificador: d05fd6d4831750b6cecaae3740c0b3c0

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 300.000 21-09-2022 12:21:13.787 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 1b2a651c74ff92bb1fdd1439d8720601

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 330.000 21-09-2022 12:21:04.616 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f43d3a97bc756521c19bf53bcc7d25ef

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 350.000 21-09-2022 12:20:03.413 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 1d16b54e1bc3b4504638b71ebbbc836b

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 
80001446-4

400.000 21-09-2022 12:19:43.468 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 7af53c7665d2ca538bb41412cd37b2c8

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 430.000 21-09-2022 12:19:33.972 Periodo Aleatorio

Código Verificador: de00b3f668291a1f2ffbb590f82184af

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 
80001446-4

440.000 19-09-2022 08:00:52.932 Propuesta

Código Verificador: feec923cf08ec93d63d72c0d375a20f1
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LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 600.000 19-09-2022 08:00:52.933 Propuesta

Código Verificador: 5d56d3b13a7e77a3db4741e653af9d11

 

68 - Separador para cirugía

Oferente Precio Fecha Hora Estado
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 270.000 21-09-2022 12:41:35.553 Periodo Aleatorio

Código Verificador: d5272f0f94e37252cd63c31cad60ceef

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 275.000 21-09-2022 12:40:51.402 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 04c3a143d7de96151388f44efe062f6f

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 280.000 21-09-2022 12:38:19.306 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 52d977d9b77f6908b8404c4a308a2e59

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 290.000 21-09-2022 12:38:11.835 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 4c4020bf20fcad4a84e270c9cced10aa

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 
80001446-4

300.000 19-09-2022 08:00:52.979 Propuesta

Código Verificador: ac70a1462d34b8b5a65e2f327d4f32f4

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 400.000 19-09-2022 08:00:52.980 Propuesta

Código Verificador: d0221c4f26ec6c57cb545f42412571a1

 

69 - Pinza Kocher

Oferente Precio Fecha Hora Estado
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 988.000 21-09-2022 12:44:53.176 Etapa de Puja

Código Verificador: 9f9e852aa4752f6c33ae1176cb396050

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 1.200.000 19-09-2022 08:00:52.998 Propuesta

Código Verificador: e90f24d93194d9e496b3d45a234ae111

 

70 - Pinzas Backaus

Oferente Precio Fecha Hora Estado
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 790.000 21-09-2022 13:08:58.943 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 74b586842ad4cbeab38141c176eaf945

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 830.000 21-09-2022 13:07:48.243 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 7079918ffbc60cd7519bdf054643bd8f

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 860.000 21-09-2022 13:07:24.852 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f04046c64487c6c345ddbd43e180d589

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 890.000 21-09-2022 13:06:58.100 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 289b674d00cd6a19ce250962626e72ff

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 
80001446-4

900.000 19-09-2022 08:00:53.065 Propuesta

Código Verificador: 2316937d77beee97e44e9989d4713c18

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 1.200.000 19-09-2022 08:00:53.066 Propuesta

Código Verificador: d25ab5bc4f6833a2debfb20de7f6bbc3

 

71 - tambor para esterilizacion

Oferente Precio Fecha Hora Estado
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 1.200.000 19-09-2022 08:00:53.084 Propuesta

Código Verificador: e81419623a51ac86a4ce98b9b084dc98

 

72 - Pinza Kocher

Oferente Precio Fecha Hora Estado
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 140.000 21-09-2022 13:36:58.941 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 2da684094a6a01b3801b62b075939f17

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 
80001446-4

160.000 21-09-2022 13:36:48.526 Periodo Aleatorio

Código Verificador: dd83358edc44ca2a899f98c74eac83ef

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 180.000 21-09-2022 13:36:53.706 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a20740a986c95a638e87f5583df7e007

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 190.000 21-09-2022 13:35:03.286 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 05b2917c72bc218036725bbbe8d34d5f
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LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 200.000 19-09-2022 08:00:53.154 Propuesta

Código Verificador: 179922423fab84bd95f2eead328521a4

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 
80001446-4

210.000 19-09-2022 08:00:53.153 Propuesta

Código Verificador: 1c20f1c0441e6dc355ed2ad39dcdf724

 

73 - Valva Ginecologica

Oferente Precio Fecha Hora Estado
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 2.400.000 19-09-2022 08:00:53.201 Propuesta

Código Verificador: 27d0a0c1fb68d42089cd2bb2cda4f2e5

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 
80001446-4

3.000.000 19-09-2022 08:00:53.200 Propuesta

Código Verificador: 4c5b719b080f9914dc501429d1a1b9e5

 

74 - Valva Ginecologica

Oferente Precio Fecha Hora Estado
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 970.000 21-09-2022 14:09:44.191 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 41eb253748bb9cea827ec4962c8ccfd3

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 990.000 21-09-2022 14:04:32.858 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 44d72b3b65d50539af241361563054c3

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 1.000.000 19-09-2022 08:00:53.249 Propuesta

Código Verificador: 7a41070bb9204d8704eebfc6c707da04

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 
80001446-4

1.500.000 19-09-2022 08:00:53.248 Propuesta

Código Verificador: 0cbd61fa956d0d380968e58f16afa3d1

 

75 - Mango de bisturi

Oferente Precio Fecha Hora Estado
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 44.000 21-09-2022 14:25:31.260 Etapa de Puja

Código Verificador: aec45f8747337733663d36ebf1eaf844

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 100.000 19-09-2022 08:00:53.267 Propuesta

Código Verificador: 6d6a70bedbc551a2518ab5fce94a3ca4

 

76 - Pinza de Diseccion

Oferente Precio Fecha Hora Estado
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 210.000 22-09-2022 08:16:53.353 Periodo Aleatorio

Código Verificador: ff421daa655b0cea7b53528a652b0986

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 250.000 22-09-2022 08:16:17.901 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a11504d904c3f6b22703554d392c13d7

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 280.000 22-09-2022 08:14:45.266 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 8240da7fc7531aa50e5c6ef1a535658d

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 290.000 22-09-2022 08:14:40.514 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a5e052111b58b95f4f1c4453790b61c4

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 300.000 19-09-2022 08:00:53.328 Propuesta

Código Verificador: 78c0980d3a576918dca9e96b90872688

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 
80001446-4

400.000 19-09-2022 08:00:53.327 Propuesta

Código Verificador: 0d8e4c23dd6b38b7d265c4a104035db7

 

77 - Pinza de Diseccion

Oferente Precio Fecha Hora Estado
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 210.000 22-09-2022 08:34:45.938 Periodo Aleatorio

Código Verificador: d7480b8c026b66739f8960fd1c6db2b0

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 220.000 22-09-2022 08:33:06.005 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 6d77b54893f7c6a261969a61d10ae6c0

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 230.000 22-09-2022 08:32:19.193 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 9f8b08ded826619fc98a6873ae1584a2

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 250.000 22-09-2022 08:31:22.208 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 8c3fc5f33228f7f22c4206037f768112
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LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 280.000 22-09-2022 08:30:11.949 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 1e4328feca31121453018308460c7dd0

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 290.000 22-09-2022 08:29:41.508 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 7233acc539c8a24d1da58ab0c330f6ff

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 300.000 19-09-2022 08:00:53.372 Propuesta

Código Verificador: 0065906b3d783aa6538d83a60709f4b9

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 
80001446-4

400.000 19-09-2022 08:00:53.371 Propuesta

Código Verificador: bae13f53329eb54fc4a0c81c0b2da198

 

78 - Tijera recta

Oferente Precio Fecha Hora Estado
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 130.000 22-09-2022 08:49:57.365 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 467c9f97f6ffb538ac131cb902290a67

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 140.000 22-09-2022 08:47:25.065 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e6ab1a543864ddfbbbf094aa2da98e30

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 150.000 19-09-2022 08:00:53.415 Propuesta

Código Verificador: 276f8855b79b4ca7d223cb51008a90d3

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 
80001446-4

250.000 19-09-2022 08:00:53.414 Propuesta

Código Verificador: d2cf79f9c497ad51228d23bce0bae758

 

79 - Tijera curva

Oferente Precio Fecha Hora Estado
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 170.000 22-09-2022 09:00:07.870 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f44b637a0be31f50d6858a4696109bb6

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 190.000 22-09-2022 08:58:47.920 Periodo Aleatorio

Código Verificador: d3af1d0258767dea1b9b2f0f0cdc2e19

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 
80001446-4

200.000 19-09-2022 08:00:53.466 Propuesta

Código Verificador: f890c4e561165b88a57a764207db5fe9

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 200.000 19-09-2022 08:00:53.482 Propuesta

Código Verificador: e4e0f9e38cb7b4999c4d9f93aed8ff42

 

80 - Separador para cirugía

Oferente Precio Fecha Hora Estado
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 260.000 22-09-2022 09:18:56.567 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 0797894e126d2e9b672d87ab5a3f0175

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 270.000 22-09-2022 09:18:24.548 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 5cf4b00b19af6ef5c617446aa12e3cff

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 280.000 22-09-2022 09:17:59.896 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 70007b1eedcf2f85c266cb9b4d69a1df

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 290.000 22-09-2022 09:16:54.811 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 12a6d7c98e07a115ea5d7c0ee232a313

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 
80001446-4

300.000 19-09-2022 08:00:53.533 Propuesta

Código Verificador: 5bc4f2bc6e598c5b1180a4ceb1e3719c

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 300.000 19-09-2022 08:00:53.534 Propuesta

Código Verificador: 86dad6a73277790110da318a6071e728

 

81 - Pinza hemostatica

Oferente Precio Fecha Hora Estado
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 600.000 19-09-2022 08:00:53.589 Propuesta

Código Verificador: 09af4d0208b7f897b27fbbab02522be5

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 
80001446-4

800.000 19-09-2022 08:00:53.588 Propuesta

Código Verificador: 55d940e22143a04ef338ebaf0e9252f5

 

82 - Pinza hemostatica
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LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 600.000 19-09-2022 08:00:53.637 Propuesta

Código Verificador: f74d6525af4a70d5daf1c17aedac6820

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 
80001446-4

800.000 19-09-2022 08:00:53.636 Propuesta

Código Verificador: ab44ffb8db9141f4ccb6444e44337f11

 

83 - Pinza Kocher

Oferente Precio Fecha Hora Estado
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 970.000 22-09-2022 10:06:29.110 Periodo Aleatorio

Código Verificador: ee04c2f421569aafbb31186c5329d914

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 980.000 22-09-2022 10:06:08.202 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 137ef842c1cfa844015aa93f8db4a228

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 
80001446-4

1.000.000 19-09-2022 08:00:53.682 Propuesta

Código Verificador: 3325752933383f95c5efc6bf2c6d70dc

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 1.000.000 19-09-2022 08:00:53.684 Propuesta

Código Verificador: f6b5acbb660675bdae0337e873d73a94

 

84 - Porta aguja de metal

Oferente Precio Fecha Hora Estado
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 525.000 22-09-2022 10:19:58.000 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b80576b9df53b9fa6d9ec864e10111c2

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 530.000 22-09-2022 10:18:50.458 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a5513aa3a409d920e9fba8cac289cc34

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 
80001446-4

540.000 22-09-2022 10:18:37.498 Periodo Aleatorio

Código Verificador: cf9ea9da7bf1f872befa833991a7bf9b

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 690.000 22-09-2022 10:18:23.747 Periodo Aleatorio

Código Verificador: fc05b8a0d13ecdc61fc9f2745adb2278

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 710.000 22-09-2022 10:17:51.313 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 212a04eebe29fc5f55aeea3a1f74efdd

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 720.000 22-09-2022 10:17:25.676 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 7e1575d3e8d7653daa19f7e84c64f5af

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 
80001446-4

750.000 19-09-2022 08:00:53.731 Propuesta

Código Verificador: 65840281e7748cc6dc32c92bd0518423

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 750.000 19-09-2022 08:00:53.732 Propuesta

Código Verificador: b84182d7ed5de15c8520c5c9242783b7

 

85 - Pinza Kocher

Oferente Precio Fecha Hora Estado
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 190.000 22-09-2022 10:36:41.974 Periodo Aleatorio

Código Verificador: d4de4d16009ed245302575121ac3d29c

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 195.000 22-09-2022 10:36:13.447 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 4d7abf7c454cf27c23a00135a53d3f8e

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 199.000 22-09-2022 10:35:31.874 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 262caf4c401cdfdba649cc081e867573

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 
80001446-4

200.000 22-09-2022 10:35:19.063 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 34b886fbeaa7ace154c8675230f2bf3f

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 230.000 22-09-2022 10:33:17.293 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 06dff823c3f9aa15d49ddafa0836d9fa

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 240.000 22-09-2022 10:32:51.176 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 4056c2e0e2f2cdf1374d3821d9fa67db

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 
80001446-4

250.000 19-09-2022 08:00:53.777 Propuesta

Código Verificador: c2e37de506184ecf99442756c99aef62

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 300.000 19-09-2022 08:00:53.777 Propuesta

Código Verificador: 94642477fc4113fca7057cc1fba0cdde
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86 - tambor para esterilizacion

Oferente Precio Fecha Hora Estado
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 1.280.000 22-09-2022 10:47:15.614 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a84b7eb05434850b00d9bcc4c2852b6b

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 1.300.000 19-09-2022 08:00:53.799 Propuesta

Código Verificador: 897248c091e6f28b3ebc74ba3e15d94d

 

87 - Pinzas Backaus

Oferente Precio Fecha Hora Estado
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 756.000 22-09-2022 11:05:37.023 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 009327a8d5be27e77252d2d158f49d59

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 970.000 22-09-2022 11:05:27.938 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 995b3922725fe32514ce724d3d171f7b

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 1.100.000 22-09-2022 11:05:06.897 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b33fca86af04c3d00a3228af341f3874

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 1.150.000 22-09-2022 11:04:52.661 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 04b44d5a74537697d4dbb11570a42995

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 1.190.000 22-09-2022 11:03:34.641 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 33595209c86a69647bacf48779b5d5d8

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 
80001446-4

1.200.000 19-09-2022 08:00:53.862 Propuesta

Código Verificador: 595fd9bb578fdace73bf233aabeed795

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 1.200.000 19-09-2022 08:00:53.863 Propuesta

Código Verificador: 1ebdea64018eac8d44812daf44d6d290

 

88 - Cajas para instrumental

Oferente Precio Fecha Hora Estado
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 2.560.000 22-09-2022 11:17:25.671 Etapa de Puja

Código Verificador: a3558245e0d2f18858becbd015831566

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 3.200.000 19-09-2022 08:00:53.889 Propuesta

Código Verificador: d5dc07df58ef1091eb5ac5bb9ddd15f8

 

89 - Pinza hemostatica

Oferente Precio Fecha Hora Estado
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 540.000 22-09-2022 11:47:03.919 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 8a66e1d3ca82146a218feabbf01c9fee

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 570.000 22-09-2022 11:46:23.728 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b669378a90c4f30df5a170099c77acdb

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 600.000 22-09-2022 11:46:03.797 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 5647def605c0d87c2236eac98ac105f9

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 690.000 22-09-2022 11:45:32.642 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a032f35515e04f459a06e89b660c3fa7

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 700.000 22-09-2022 11:44:54.701 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 05f9036740ee15230f1b19b3acb15b34

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 750.000 22-09-2022 11:44:12.197 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 80eee8331b1b0836b0edf6705ef4cfe2

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 790.000 22-09-2022 11:42:53.266 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 1232b970d41b8c18266c2276c50f8583

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 
80001446-4

800.000 19-09-2022 08:00:53.958 Propuesta

Código Verificador: c95dfb81642069f02fda78adfebf62d3

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 800.000 19-09-2022 08:00:53.959 Propuesta

Código Verificador: 9bfee72951ac15de10e2a5d83f9c5add

 

90 - Pinza hemostatica

Oferente Precio Fecha Hora Estado
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LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 260.000 22-09-2022 12:02:37.834 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 1a031572c7800f121de06e761e2edca6

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 
80001446-4

280.000 22-09-2022 12:02:03.723 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 502cbb115a75563cf58ac22ddfd93f4f

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 290.000 22-09-2022 12:02:01.378 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 33f51620d709da79399fd54e25766f1c

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 320.000 22-09-2022 12:01:43.032 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e39a4d5a7ba06eb71673e424d86bcf36

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 350.000 22-09-2022 12:00:20.858 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a4e1c5cc751ae468a01c4793fee1b669

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 390.000 22-09-2022 11:59:11.714 Periodo Aleatorio

Código Verificador: dc840ffa4b8952f3ce68b9f1c30166f3

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 
80001446-4

400.000 19-09-2022 08:00:54.006 Propuesta

Código Verificador: 1fc8d0b9795079a65846b170a7367697

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 400.000 19-09-2022 08:00:54.007 Propuesta

Código Verificador: 2aaf3d45c2f02effa6cada6f58dab164

 

91 - Pinza Kocher

Oferente Precio Fecha Hora Estado
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 350.000 22-09-2022 12:11:19.650 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 72449df3274a819e80cc0b2ffb3918aa

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 
80001446-4

360.000 22-09-2022 12:11:08.028 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 2bd6240eadec8249a42c04c763b8c92c

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 490.000 22-09-2022 12:10:51.761 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f35a0ecd19e8ac98d29601e0dcdc5e08

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 
80001446-4

500.000 19-09-2022 08:00:54.053 Propuesta

Código Verificador: 15e2b7da335d91a181eaa7883fbf6422

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 600.000 19-09-2022 08:00:54.054 Propuesta

Código Verificador: 607632bb9f81b19f3ae5fb66340e4788

 

92 - Pinza Kocher

Oferente Precio Fecha Hora Estado
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 175.000 22-09-2022 12:25:59.105 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 7fe0150e73bd28109b02531ca8c8abf0

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 179.000 22-09-2022 12:25:33.866 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 701accda13914102a861b5df4669045d

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 
80001446-4

180.000 22-09-2022 12:25:16.362 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 6400268a05850d0fef54d1976561a4a8

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 195.000 22-09-2022 12:24:24.982 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 8f58cfe5e1b61356954f1307dd29fe0e

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 
80001446-4

200.000 19-09-2022 08:00:54.101 Propuesta

Código Verificador: 02d1c06b79d51af528a9bfe206cad161

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 300.000 19-09-2022 08:00:54.101 Propuesta

Código Verificador: b64b34bbb0749e37cfdc63e7f2cf90eb

 

93 - Pinza Kocher

Oferente Precio Fecha Hora Estado
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 450.000 22-09-2022 12:39:28.650 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 4516f0083528967d5badd2a473436e18

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 461.000 22-09-2022 12:37:17.812 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 8c87e191dea7dfd29bc95ba1f4d065f9

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 
80001446-4

462.000 22-09-2022 12:35:29.602 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 7da6535f942f0ead34d570cd2d08dcec
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VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 
80001446-4

600.000 19-09-2022 08:00:54.150 Propuesta

Código Verificador: 174d207452d954bafad1a2b594fb1979

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 600.000 19-09-2022 08:00:54.151 Propuesta

Código Verificador: 33dd7a403333a80ed8f42fee163807ac

 

94 - Porta aguja de metal

Oferente Precio Fecha Hora Estado
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 340.000 22-09-2022 12:56:54.488 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 2df2210811c8fdfa6082ffcfad15378f

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 355.000 22-09-2022 12:54:01.108 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a3746147fb32a5fd3fd31becfcd60be5

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 359.000 22-09-2022 12:53:41.724 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 135148d69c0dd7877e9296625065d5a4

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 
80001446-4

360.000 22-09-2022 12:53:02.145 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b2f1374d075951095c6d2da65d3eea15

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 
80001446-4

500.000 19-09-2022 08:00:54.201 Propuesta

Código Verificador: 8014240a0b5bea399d89091047e0d560

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 600.000 19-09-2022 08:00:54.202 Propuesta

Código Verificador: 6e986a37c0d603721509d91e3b833c97

 

95 - tambor para esterilizacion

Oferente Precio Fecha Hora Estado
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 2.600.000 19-09-2022 08:00:54.225 Propuesta

Código Verificador: c06837971df2c2121039fd43a9bc6d11

 

96 - Pinza Kocher

Oferente Precio Fecha Hora Estado
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 690.000 22-09-2022 13:35:29.304 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a0c0eb2032e8b556bff748870b901d26

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 700.000 22-09-2022 13:34:35.543 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 05181ed0863d5897cbbcdaea93da1a13

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 710.000 22-09-2022 13:33:59.875 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 522f16207b8714945f38e4d783977f66

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 
80001446-4

720.000 22-09-2022 13:32:46.721 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 5ec7159662b44087faa6e94944a2d20b

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 800.000 19-09-2022 08:00:54.291 Propuesta

Código Verificador: 3d8ba05e61d8cca16ae62b3905d8c819

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 
80001446-4

1.000.000 19-09-2022 08:00:54.290 Propuesta

Código Verificador: af731777734ededa976ba6fa29320f91

 

97 - Pinzas Backaus

Oferente Precio Fecha Hora Estado
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 600.000 22-09-2022 13:54:17.984 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 7c0c4000996b602a633f24def0dcaf1a

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 650.000 22-09-2022 13:54:13.143 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 8d59a1fd3ef99037bc2eb0c1c5be66b2

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 
80001446-4

680.000 22-09-2022 13:54:10.065 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a5e1d34dd9b452d62c2879d8a8b30ae9

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 685.000 22-09-2022 13:53:53.585 Periodo Aleatorio

Código Verificador: d5c2710b457583d021f61e1e378dc41b

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 
80001446-4

694.000 22-09-2022 13:53:38.363 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 2a2f7234f16fa0437bd91b07d1980063

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 700.000 22-09-2022 13:53:31.000 Periodo Aleatorio

Código Verificador: ae6498c3443e930760f1038e430e9d60
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LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 780.000 22-09-2022 13:53:27.269 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 59c83142d1af5af7f9acb858d4aa8b79

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 
80001446-4

784.000 22-09-2022 13:53:31.125 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 1c050b28eafb21b1ee7130e43d1b7cb5

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 785.000 22-09-2022 13:53:22.330 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 2487dea0fda45b4b0506bcb490658031

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 
80001446-4

789.000 22-09-2022 13:53:03.684 Periodo Aleatorio

Código Verificador: bbd1f62379878c29c55b44794bb188d5

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 790.000 22-09-2022 13:52:40.180 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 3652fedab95a133bbced350884e01fb3

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 
80001446-4

800.000 19-09-2022 08:00:54.339 Propuesta

Código Verificador: 593ff70ef943e77700dbe2589c5244d1

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 800.000 19-09-2022 08:00:54.340 Propuesta

Código Verificador: fa8c344f840254bfea08ef432efc31b0

 

98 - Tambor para Gasa

Oferente Precio Fecha Hora Estado
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 2.150.000 22-09-2022 14:00:54.919 Recepción de Lances

Código Verificador: ad13b953a81626ce041d385ddc95e053

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 3.000.000 19-09-2022 08:00:54.360 Propuesta

Código Verificador: 681644a3ed033a86f8f02b4bf66c73c3

 

99 - tambor para esterilizacion

Oferente Precio Fecha Hora Estado
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 2.150.000 22-09-2022 14:15:47.429 Etapa de Puja

Código Verificador: 4ffec5077ef8e51a1271ae5f088b92bb

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 3.000.000 19-09-2022 08:00:54.401 Propuesta

Código Verificador: 559a0b3bf7206f02c86c2ba7384f233e

 

100 - Rinonera

Oferente Precio Fecha Hora Estado
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 600.000 19-09-2022 08:00:54.443 Propuesta

Código Verificador: bb09559214a8ecbf191e31e17e0f490f

 

Mejores Lances de cada Proveedor por Item
 

1 - Aspirador de secreciones

Oferente Mejor Precio
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 
80072821-1

2.508.000

 

2 - Balanza con altimetro

Oferente Mejor Precio
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 
80072821-1

3.000.600

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 3.026.000

 

3 - Balanza pediatrica

Oferente Mejor Precio
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 
80072821-1

2.540.150

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 2.664.000

 

4 - Biombo

Oferente Mejor Precio
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 4.590.000
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M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1

4.620.000

 

5 - Camilla ginecologica

Oferente Mejor Precio
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 4.180.000

M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1

4.400.000

 

6 - Carro para curaciones

Oferente Mejor Precio
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 7.500.000

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 7.599.000

M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1

8.000.000

 

7 - Carro de paro

Oferente Mejor Precio
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 
80072821-1

12.100.000

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 12.150.000

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 19.000.000

 

8 - Compresor para uso odontologico

Oferente Mejor Precio
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0 3.500.000

 

9 - Desfibrilador

Oferente Mejor Precio
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1 18.000.000

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 
80072821-1

22.900.900

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 23.000.000

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 41.890.000

ALBATROS SACI - 80002766-3 44.500.000

 

10 - Ecografo

Oferente Mejor Precio
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 
80072821-1

154.300.000

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 155.100.000

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 155.158.447

IMESE S.A. - 80016426-1 160.090.000

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 230.000.000

 

11 - Equipo de rayos X portatil

Oferente Mejor Precio
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 
80072821-1

216.000.000

 

12 - Estufa para esterilización

Oferente Mejor Precio
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 
80072821-1

11.170.000

 

13 - Lampara de pie con cuello movil

Oferente Mejor Precio
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 2.750.000

M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1

3.060.000

 

14 - Tallimetro

Oferente Mejor Precio
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 1.600.000
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15 - Mesa para laboratorio

Oferente Mejor Precio
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1

3.100.000

 

16 - Apoya Brazo para Extraccion de Sangre

Oferente Mejor Precio
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1

540.000

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 545.000

 

17 - Silla para extraccion de sangre

Oferente Mejor Precio
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1

3.200.000

 

18 - Sillon odontologico

Oferente Mejor Precio
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 
80072821-1

19.900.000

ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0 20.000.000

 

19 - Sillon para Hidratacion

Oferente Mejor Precio
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1

13.000.000

 

20 - Camilla con ruedas

Oferente Mejor Precio
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1

7.200.000

 

21 - Camilla ginecologica

Oferente Mejor Precio
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 
80072821-1

22.600.000

BIOERIX S.A. - 80051821-7 22.990.000

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1 48.500.000

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 81.900.000

M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1

92.000.000

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 96.600.000

 

22 - Servocuna

Oferente Mejor Precio
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 
80072821-1

39.000.000

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1 39.500.000

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 43.400.000

 

23 - Mesa Quirurgica

Oferente Mejor Precio
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 
80072821-1

169.900.000

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 170.000.000

BIOERIX S.A. - 80051821-7 200.000.000

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 279.000.000

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1 322.930.000

ALBATROS SACI - 80002766-3 500.000.000

 

24 - Lampara cialitica con satelite

Oferente Mejor Precio
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 
80072821-1

180.700.000
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LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 180.800.000

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 212.900.000

ALBATROS SACI - 80002766-3 270.000.000

 

25 - Lampara scialiticas de pie

Oferente Mejor Precio
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 
80072821-1

48.600.500

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 48.680.000

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 49.900.000

ALBATROS SACI - 80002766-3 90.000.000

 

26 - Maquina de anestesia

Oferente Mejor Precio
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 
80072821-1

283.950.000

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 284.000.000

 

27 - Mesa de instrumental

Oferente Mejor Precio
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 3.640.000

M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1

4.580.000

 

29 - tambor para esterilizacion

Oferente Mejor Precio
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 2.160.000

 

33 - Electrobisturi

Oferente Mejor Precio
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 
80072821-1

317.164.998

ALBATROS SACI - 80002766-3 330.000.000

SURVYCON S.A. SURVEY & CONTROL - 80063377-6 344.000.000

 

35 - Carro de paro

Oferente Mejor Precio
ALBATROS SACI - 80002766-3 25.800.000

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 25.900.000

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1 37.500.000

 

36 - Desfibrilador

Oferente Mejor Precio
ALBATROS SACI - 80002766-3 100.000.000

 

37 - Monitor de signos vitales

Oferente Mejor Precio
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 
80072821-1

49.000.000

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1 49.500.000

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 53.499.999

ALBATROS SACI - 80002766-3 62.000.000

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 63.900.000

 

38 - Monitor multiparametrico

Oferente Mejor Precio
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 
80072821-1

55.000.000

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 56.000.000

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 57.000.000

ALBATROS SACI - 80002766-3 65.000.000

 

41 - Porta suero



22-09-2022 123 de 150

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

Oferente Mejor Precio
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 5.490.000

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 5.499.999

M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1

6.300.000

 

42 - Cuna

Oferente Mejor Precio
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 4.800.000

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 5.200.000

 

43 - Servocuna

Oferente Mejor Precio
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 
80072821-1

89.990.000

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 90.000.000

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1 110.500.000

 

44 - Oximetro de pulso

Oferente Mejor Precio
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 
80072821-1

4.690.000

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 4.700.000

ALBATROS SACI - 80002766-3 6.000.000

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 6.499.999

 

45 - Oximetro de pulso

Oferente Mejor Precio
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 
80072821-1

3.700.000

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 3.730.000

ALBATROS SACI - 80002766-3 6.000.000

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 6.899.999

 

46 - Electrocardiografo

Oferente Mejor Precio
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 
80072821-1

29.000.000

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 29.399.999

INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 29.590.000

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 30.000.000

 

47 - Autoclave de esterilizacion

Oferente Mejor Precio
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 
80072821-1

160.000.000

 

48 - Camilla con ruedas

Oferente Mejor Precio
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 12.795.000

M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1

16.000.000

 

49 - Aspirador quirurgico

Oferente Mejor Precio
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 
80072821-1

7.695.000

 

50 - Esterilizadores

Oferente Mejor Precio
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 
80072821-1

10.100.000

 

51 - Cama para internado
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Oferente Mejor Precio
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 
80072821-1

118.666.000

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 119.000.000

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 119.999.999

 

52 - Cama

Oferente Mejor Precio
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1

9.000.000

 

54 - Pinza anatomica

Oferente Mejor Precio
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 240.000

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4 256.364

 

55 - Mango de bisturi

Oferente Mejor Precio
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 132.000

 

56 - Pinza hemostatica

Oferente Mejor Precio
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 350.000

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4 750.000

 

57 - Tijera curva

Oferente Mejor Precio
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 480.000

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4 507.273

 

58 - Porta aguja de metal

Oferente Mejor Precio
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 645.000

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4 736.364

 

59 - Pinza Kocher

Oferente Mejor Precio
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 420.000

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4 480.000

 

60 - Pinza hemostatica

Oferente Mejor Precio
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 750.000

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4 900.000

 

61 - Pinza hemostatica

Oferente Mejor Precio
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 720.000

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4 889.999

 

62 - Pinza Kocher

Oferente Mejor Precio
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 600.000

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4 1.200.000

 

63 - Pinza de Diseccion

Oferente Mejor Precio
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 230.000

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4 400.000
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64 - Pinza de Diseccion

Oferente Mejor Precio
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 178.000

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4 400.000

 

65 - Mango de bisturi

Oferente Mejor Precio
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 44.000

 

66 - Tijeras Metzembaum

Oferente Mejor Precio
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 235.000

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4 250.000

 

67 - Tijera recta

Oferente Mejor Precio
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 285.000

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4 400.000

 

68 - Separador para cirugía

Oferente Mejor Precio
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 270.000

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4 300.000

 

69 - Pinza Kocher

Oferente Mejor Precio
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 988.000

 

70 - Pinzas Backaus

Oferente Mejor Precio
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 790.000

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4 900.000

 

71 - tambor para esterilizacion

Oferente Mejor Precio
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 1.200.000

 

72 - Pinza Kocher

Oferente Mejor Precio
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 140.000

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4 160.000

 

73 - Valva Ginecologica

Oferente Mejor Precio
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 2.400.000

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4 3.000.000

 

74 - Valva Ginecologica

Oferente Mejor Precio
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 970.000

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4 1.500.000

 

75 - Mango de bisturi

Oferente Mejor Precio
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 44.000

 

76 - Pinza de Diseccion
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LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 210.000

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4 400.000

 

77 - Pinza de Diseccion

Oferente Mejor Precio
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 210.000

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4 400.000

 

78 - Tijera recta

Oferente Mejor Precio
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 130.000

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4 250.000

 

79 - Tijera curva

Oferente Mejor Precio
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 170.000

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4 200.000

 

80 - Separador para cirugía

Oferente Mejor Precio
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 260.000

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4 300.000

 

81 - Pinza hemostatica

Oferente Mejor Precio
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 600.000

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4 800.000

 

82 - Pinza hemostatica

Oferente Mejor Precio
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 600.000

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4 800.000

 

83 - Pinza Kocher

Oferente Mejor Precio
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 970.000

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4 1.000.000

 

84 - Porta aguja de metal

Oferente Mejor Precio
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 525.000

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4 540.000

 

85 - Pinza Kocher

Oferente Mejor Precio
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 190.000

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4 200.000

 

86 - tambor para esterilizacion

Oferente Mejor Precio
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 1.280.000

 

87 - Pinzas Backaus

Oferente Mejor Precio
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 756.000

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4 1.200.000
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88 - Cajas para instrumental

Oferente Mejor Precio
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 2.560.000

 

89 - Pinza hemostatica

Oferente Mejor Precio
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 540.000

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4 800.000

 

90 - Pinza hemostatica

Oferente Mejor Precio
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 260.000

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4 280.000

 

91 - Pinza Kocher

Oferente Mejor Precio
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 350.000

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4 360.000

 

92 - Pinza Kocher

Oferente Mejor Precio
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 175.000

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4 180.000

 

93 - Pinza Kocher

Oferente Mejor Precio
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 450.000

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4 462.000

 

94 - Porta aguja de metal

Oferente Mejor Precio
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 340.000

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4 360.000

 

95 - tambor para esterilizacion

Oferente Mejor Precio
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 2.600.000

 

96 - Pinza Kocher

Oferente Mejor Precio
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 690.000

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4 720.000

 

97 - Pinzas Backaus

Oferente Mejor Precio
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 600.000

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4 680.000

 

98 - Tambor para Gasa

Oferente Mejor Precio
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 2.150.000

 

99 - tambor para esterilizacion

Oferente Mejor Precio
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 2.150.000

 

100 - Rinonera

Oferente Mejor Precio
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LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4 600.000

 

Items Ganados por Proveedor
 

Proveedor: 80002766-3 - ALBATROS SACI

Item Precio Ganador
35 - Carro de paro 25.800.000

36 - Desfibrilador 100.000.000

 

Proveedor: 80011068-4 - LCM SOCIEDAD ANÓNIMA

Item Precio Ganador
4 - Biombo 4.590.000

5 - Camilla ginecologica 4.180.000

13 - Lampara de pie con cuello movil 2.750.000

14 - Tallimetro 1.600.000

27 - Mesa de instrumental 3.640.000

29 - tambor para esterilizacion 2.160.000

41 - Porta suero 5.490.000

48 - Camilla con ruedas 12.795.000

54 - Pinza anatomica 240.000

55 - Mango de bisturi 132.000

56 - Pinza hemostatica 350.000

57 - Tijera curva 480.000

58 - Porta aguja de metal 645.000

59 - Pinza Kocher 420.000

60 - Pinza hemostatica 750.000

61 - Pinza hemostatica 720.000

62 - Pinza Kocher 600.000

63 - Pinza de Diseccion 230.000

64 - Pinza de Diseccion 178.000

65 - Mango de bisturi 44.000

66 - Tijeras Metzembaum 235.000

67 - Tijera recta 285.000

68 - Separador para cirugía 270.000

69 - Pinza Kocher 988.000

70 - Pinzas Backaus 790.000

71 - tambor para esterilizacion 1.200.000

72 - Pinza Kocher 140.000

73 - Valva Ginecologica 2.400.000

74 - Valva Ginecologica 970.000

75 - Mango de bisturi 44.000

76 - Pinza de Diseccion 210.000

77 - Pinza de Diseccion 210.000

78 - Tijera recta 130.000

79 - Tijera curva 170.000

80 - Separador para cirugía 260.000

81 - Pinza hemostatica 600.000

82 - Pinza hemostatica 600.000

83 - Pinza Kocher 970.000

84 - Porta aguja de metal 525.000

85 - Pinza Kocher 190.000

86 - tambor para esterilizacion 1.280.000

87 - Pinzas Backaus 756.000

88 - Cajas para instrumental 2.560.000

89 - Pinza hemostatica 540.000

90 - Pinza hemostatica 260.000

91 - Pinza Kocher 350.000

92 - Pinza Kocher 175.000

93 - Pinza Kocher 450.000

94 - Porta aguja de metal 340.000

95 - tambor para esterilizacion 2.600.000

96 - Pinza Kocher 690.000
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97 - Pinzas Backaus 600.000

98 - Tambor para Gasa 2.150.000

99 - tambor para esterilizacion 2.150.000

100 - Rinonera 600.000

 

Proveedor: 80013820-1 - DYSA HEALTHCARE S.A.

Item Precio Ganador
9 - Desfibrilador 18.000.000

 

Proveedor: 80023488-0 - ANDRES H. ARCE SA

Item Precio Ganador
8 - Compresor para uso odontologico 3.500.000

 

Proveedor: 80023913-0 - SOLUMEDIC S.A.

Item Precio Ganador
6 - Carro para curaciones 7.500.000

42 - Cuna 4.800.000

 

Proveedor: 80024252-1 - M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.

Item Precio Ganador
15 - Mesa para laboratorio 3.100.000

16 - Apoya Brazo para Extraccion de Sangre 540.000

17 - Silla para extraccion de sangre 3.200.000

19 - Sillon para Hidratacion 13.000.000

20 - Camilla con ruedas 7.200.000

52 - Cama 9.000.000

 

Proveedor: 80072821-1 - ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA

Item Precio Ganador
1 - Aspirador de secreciones 2.508.000

2 - Balanza con altimetro 3.000.600

3 - Balanza pediatrica 2.540.150

7 - Carro de paro 12.100.000

10 - Ecografo 154.300.000

11 - Equipo de rayos X portatil 216.000.000

12 - Estufa para esterilización 11.170.000

18 - Sillon odontologico 19.900.000

21 - Camilla ginecologica 22.600.000

22 - Servocuna 39.000.000

23 - Mesa Quirurgica 169.900.000

24 - Lampara cialitica con satelite 180.700.000

25 - Lampara scialiticas de pie 48.600.500

26 - Maquina de anestesia 283.950.000

33 - Electrobisturi 317.164.998

37 - Monitor de signos vitales 49.000.000

38 - Monitor multiparametrico 55.000.000

43 - Servocuna 89.990.000

44 - Oximetro de pulso 4.690.000

45 - Oximetro de pulso 3.700.000

46 - Electrocardiografo 29.000.000

47 - Autoclave de esterilizacion 160.000.000

49 - Aspirador quirurgico 7.695.000

50 - Esterilizadores 10.100.000

51 - Cama para internado 118.666.000

 

Listado de Mensajes
 

1 - Aspirador de secreciones

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 19-09-2022 08:10:07.971
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Buenos días, comenzamos la Subasta. 19-09-2022 08:10:16.316

Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial. 19-09-2022 08:10:24.186

Atención pasamos a la etapa de puja. 19-09-2022 08:13:38.470

Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de 
Puja.

19-09-2022 08:13:43.855

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 19-09-2022 08:13:45.651

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

19-09-2022 08:25:30.022

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 19-09-2022 08:28:40.030

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 19-09-2022 08:28:40.071

 

2 - Balanza con altimetro

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 19-09-2022 08:29:07.662

Continuamos con la Subasta. 19-09-2022 08:29:11.806

Atención pasamos a la etapa de puja. 19-09-2022 08:29:12.397

Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. 19-09-2022 08:29:19.992

Señores esperamos mejores ofertas. 19-09-2022 08:29:24.066

Si bien los precios se encuentran por encima del referencial, en breve, pasaremos a la Etapa de la Puja. 19-09-2022 08:29:32.203

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 19-09-2022 08:31:20.826

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

19-09-2022 08:37:20.908

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 19-09-2022 08:45:05.029

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 19-09-2022 08:45:05.071

 

3 - Balanza pediatrica

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 19-09-2022 08:45:55.403

Continuamos con la Subasta. 19-09-2022 08:45:58.819

Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. 19-09-2022 08:46:11.183

Señores esperamos mejores ofertas. 19-09-2022 08:46:20.853

Atención pasamos a la etapa de puja. 19-09-2022 08:47:50.953

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 19-09-2022 08:47:56.247

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

19-09-2022 08:53:56.365

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 19-09-2022 08:57:46.382

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 19-09-2022 08:57:47.474

 

4 - Biombo

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 19-09-2022 08:58:57.070

Continuamos con la Subasta. 19-09-2022 09:00:02.134

Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. 19-09-2022 09:00:06.835

Señores esperamos mejores ofertas. 19-09-2022 09:00:10.748

Atención pasamos a la etapa de puja. 19-09-2022 09:00:11.935

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 19-09-2022 09:00:14.271

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

19-09-2022 09:06:14.478

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 19-09-2022 09:09:31.515

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 19-09-2022 09:09:31.560

 

5 - Camilla ginecologica

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 19-09-2022 09:10:42.617

Continuamos con la Subasta. 19-09-2022 09:10:47.420

Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. 19-09-2022 09:10:53.893

Señores esperamos mejores ofertas. 19-09-2022 09:10:57.602

Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de 
Puja.

19-09-2022 09:11:05.416

Atención pasamos a la etapa de puja. 19-09-2022 09:11:06.943

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 19-09-2022 09:11:10.529

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

19-09-2022 09:17:10.746

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 19-09-2022 09:27:04.954

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 19-09-2022 09:27:05.000
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6 - Carro para curaciones

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 19-09-2022 09:27:26.445

Continuamos con la Subasta. 19-09-2022 09:35:40.002

Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. 19-09-2022 09:35:45.817

Señores esperamos mejores ofertas. 19-09-2022 09:35:49.529

Atención pasamos a la etapa de puja. 19-09-2022 09:35:50.494

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 19-09-2022 09:35:53.009

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

19-09-2022 09:42:03.292

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 19-09-2022 09:50:36.555

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 19-09-2022 09:50:36.591

 

7 - Carro de paro

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 19-09-2022 09:50:47.394

Continuamos con la Subasta. 19-09-2022 09:50:53.429

Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. 19-09-2022 09:51:07.908

Señores esperamos mejores ofertas. 19-09-2022 09:51:10.908

Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja. 19-09-2022 09:51:15.109

Atención pasamos a la etapa de puja. 19-09-2022 09:51:17.133

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 19-09-2022 09:52:35.687

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

19-09-2022 09:58:35.849

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 19-09-2022 10:08:22.994

EL/OFERENTE UBICADO/A EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA, TIENE TRES MINUTOS 
CORRIDOS PARA MEJORAR SU OFERTA HACIA ABAJO, CASO CONTRARIO LA COMPETENCIA 
FINALIZARA CON LA UBICACIÓN FINAL OBTENIDA EN EL PERIODO ALEATORIO.

19-09-2022 10:08:23.053

INGRESAMOS A LA ETAPA DE DESEMPATE MIPYMES, EN RAZON DE EL/LA OFERENTE QUE SE 
UBICÓ EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA ESTA CATEGORIZADO/A COMO MIPYMES DE 
MENOR RANGO, POR TANTO TIENE DERECHO A LOS BENEFICIOS DEL ARTÍCULO 6 DEL 
DECRETO 1434.

19-09-2022 10:08:23.053

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 19-09-2022 10:08:34.000

 

8 - Compresor para uso odontologico

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 19-09-2022 10:09:19.501

Continuamos con la Subasta. 19-09-2022 10:09:23.521

Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial. 19-09-2022 10:09:28.950

Señor/a Oferente, baje su precio 19-09-2022 10:09:36.221

Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de 
Puja.

19-09-2022 10:09:43.033

Atención pasamos a la etapa de puja. 19-09-2022 10:09:49.434

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 19-09-2022 10:13:58.863

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

19-09-2022 10:19:59.191

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 19-09-2022 10:23:06.228

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 19-09-2022 10:23:06.275

 

9 - Desfibrilador

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 19-09-2022 10:25:15.752

Continuamos con la Subasta. 19-09-2022 10:25:21.042

Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. 19-09-2022 10:25:26.296

Señores esperamos mejores ofertas. 19-09-2022 10:25:29.759

Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo. 19-09-2022 10:25:32.812

Atención pasamos a la etapa de puja. 19-09-2022 10:26:37.934

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 19-09-2022 10:26:40.215

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

19-09-2022 10:32:40.439

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 19-09-2022 10:41:40.728

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 19-09-2022 10:41:40.765

 

10 - Ecografo

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 19-09-2022 10:42:31.631
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Continuamos con la Subasta. 19-09-2022 10:42:35.166

Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. 19-09-2022 10:45:25.115

Señores esperamos mejores ofertas. 19-09-2022 10:45:30.455

Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de 
Puja.

19-09-2022 10:45:35.149

Atención pasamos a la etapa de puja. 19-09-2022 10:45:35.689

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 19-09-2022 10:45:37.778

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

19-09-2022 10:51:37.889

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 19-09-2022 11:00:10.967

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 19-09-2022 11:00:11.033

 

11 - Equipo de rayos X portatil

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 19-09-2022 11:00:52.936

Continuamos con la Subasta. 19-09-2022 11:00:56.510

Señor/a Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta. 19-09-2022 11:01:10.593

Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta. 19-09-2022 11:01:37.348

Atención pasamos a la etapa de puja. 19-09-2022 11:01:40.552

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 19-09-2022 11:01:43.147

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

19-09-2022 11:13:01.507

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 19-09-2022 11:22:46.768

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 19-09-2022 11:22:46.808

 

12 - Estufa para esterilización

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 19-09-2022 11:23:02.789

Continuamos con la Subasta. 19-09-2022 11:23:09.542

Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial. 19-09-2022 11:23:17.879

Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de 
Puja.

19-09-2022 11:23:20.712

Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta. 19-09-2022 11:23:29.556

Atención pasamos a la etapa de puja. 19-09-2022 11:23:30.400

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 19-09-2022 11:24:33.841

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

19-09-2022 11:30:33.942

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 19-09-2022 11:36:48.122

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 19-09-2022 11:36:48.185

 

13 - Lampara de pie con cuello movil

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 19-09-2022 11:37:53.471

Continuamos con la Subasta. 19-09-2022 11:37:56.759

Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. 19-09-2022 11:38:02.624

Señores esperamos mejores ofertas. 19-09-2022 11:38:08.340

Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja. 19-09-2022 11:38:13.321

Atención pasamos a la etapa de puja. 19-09-2022 11:38:16.407

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 19-09-2022 11:43:37.502

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

19-09-2022 11:49:37.526

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 19-09-2022 11:58:12.564

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 19-09-2022 11:58:12.599

 

14 - Tallimetro

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 19-09-2022 11:59:48.070

Continuamos con la Subasta. 19-09-2022 11:59:56.714

Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial. 19-09-2022 12:01:22.427

Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de 
Puja.

19-09-2022 12:01:52.246

Atención pasamos a la etapa de puja. 19-09-2022 12:01:52.793

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 19-09-2022 12:01:55.041

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

19-09-2022 12:07:55.247

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 19-09-2022 12:13:25.302
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EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 19-09-2022 12:13:25.362

 

15 - Mesa para laboratorio

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 19-09-2022 12:16:41.459

Continuamos con la Subasta. 19-09-2022 12:16:45.148

Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial. 19-09-2022 12:16:49.272

Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de 
Puja.

19-09-2022 12:16:52.970

Señor/a Oferente, baje su precio 19-09-2022 12:17:28.935

Atención pasamos a la etapa de puja. 19-09-2022 12:17:30.166

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 19-09-2022 12:17:32.012

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

19-09-2022 12:23:32.208

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 19-09-2022 12:31:47.376

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 19-09-2022 12:31:47.420

 

16 - Apoya Brazo para Extraccion de Sangre

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 19-09-2022 12:32:14.770

Continuamos con la Subasta. 19-09-2022 12:32:19.018

Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. 19-09-2022 12:32:24.090

Señores esperamos mejores ofertas. 19-09-2022 12:32:27.485

Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja. 19-09-2022 12:32:30.758

Atención pasamos a la etapa de puja. 19-09-2022 12:35:08.195

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 19-09-2022 12:35:10.314

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

19-09-2022 12:41:10.530

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 19-09-2022 12:49:36.623

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 19-09-2022 12:49:36.662

 

17 - Silla para extraccion de sangre

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 19-09-2022 12:52:21.769

Continuamos con la Subasta. 19-09-2022 12:52:25.373

Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial. 19-09-2022 12:52:28.552

Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja. 19-09-2022 12:52:32.758

Atención pasamos a la etapa de puja. 19-09-2022 12:54:48.292

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 19-09-2022 12:54:50.635

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

19-09-2022 13:00:50.700

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 19-09-2022 13:07:08.828

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 19-09-2022 13:07:08.865

 

18 - Sillon odontologico

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 19-09-2022 13:08:58.779

Continuamos con la Subasta. 19-09-2022 13:09:02.061

Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. 19-09-2022 13:10:48.837

Señores esperamos mejores ofertas. 19-09-2022 13:10:52.684

Atención pasamos a la etapa de puja. 19-09-2022 13:10:53.275

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 19-09-2022 13:10:55.648

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

19-09-2022 13:17:55.854

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 19-09-2022 13:27:02.893

EL/OFERENTE UBICADO/A EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA, TIENE TRES MINUTOS 
CORRIDOS PARA MEJORAR SU OFERTA HACIA ABAJO, CASO CONTRARIO LA COMPETENCIA 
FINALIZARA CON LA UBICACIÓN FINAL OBTENIDA EN EL PERIODO ALEATORIO.

19-09-2022 13:27:02.959

INGRESAMOS A LA ETAPA DE DESEMPATE MIPYMES, EN RAZON DE EL/LA OFERENTE QUE SE 
UBICÓ EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA ESTA CATEGORIZADO/A COMO MIPYMES DE 
MENOR RANGO, POR TANTO TIENE DERECHO A LOS BENEFICIOS DEL ARTÍCULO 6 DEL 
DECRETO 1434.

19-09-2022 13:27:02.959

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 19-09-2022 13:27:20.634

 

19 - Sillon para Hidratacion

Mensaje Fecha Hora
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EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 19-09-2022 13:29:12.222

Continuamos con la Subasta. 19-09-2022 13:29:16.496

Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. 19-09-2022 13:29:21.543

Señores esperamos mejores ofertas. 19-09-2022 13:29:25.076

Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de 
Puja.

19-09-2022 13:29:34.108

Atención pasamos a la etapa de puja. 19-09-2022 13:29:34.958

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 19-09-2022 13:29:36.793

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

19-09-2022 13:35:36.929

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 19-09-2022 13:44:55.995

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 19-09-2022 13:44:56.035

 

20 - Camilla con ruedas

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 19-09-2022 13:45:40.412

Continuamos con la Subasta. 19-09-2022 13:45:44.000

Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial. 19-09-2022 13:45:57.894

Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de 
Puja.

19-09-2022 13:46:01.212

Atención pasamos a la etapa de puja. 19-09-2022 13:46:07.619

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 19-09-2022 13:46:09.892

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

19-09-2022 13:52:10.091

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 19-09-2022 14:00:25.149

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 19-09-2022 14:00:25.189

 

21 - Camilla ginecologica

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 19-09-2022 14:00:44.140

Continuamos con la Subasta. 19-09-2022 14:00:49.147

Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. 19-09-2022 14:00:55.592

Señores esperamos mejores ofertas. 19-09-2022 14:00:58.350

Atención pasamos a la etapa de puja. 19-09-2022 14:03:28.352

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 19-09-2022 14:03:30.265

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

19-09-2022 14:09:30.480

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 19-09-2022 14:17:50.565

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 19-09-2022 14:17:50.660

 

22 - Servocuna

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 19-09-2022 14:17:59.822

Continuamos con la Subasta. 19-09-2022 14:18:04.000

Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. 19-09-2022 14:18:07.344

Señores esperamos mejores ofertas. 19-09-2022 14:18:12.097

En breve pasamos a la Etapa de Puja. 19-09-2022 14:18:32.500

Atención pasamos a la etapa de puja. 19-09-2022 14:20:03.888

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 19-09-2022 14:20:05.483

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

19-09-2022 14:26:05.571

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 19-09-2022 14:31:17.607

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 19-09-2022 14:31:18.650

 

23 - Mesa Quirurgica

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 19-09-2022 14:32:17.713

Continuamos con la Subasta. 19-09-2022 14:32:22.677

Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. 19-09-2022 14:32:30.087

Señores esperamos mejores ofertas. 19-09-2022 14:32:33.412

Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo. 19-09-2022 14:32:44.960

Atención pasamos a la etapa de puja. 19-09-2022 14:32:47.706

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 19-09-2022 14:34:05.415

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

19-09-2022 14:40:05.597

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 19-09-2022 14:46:59.664
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INGRESAMOS A LA ETAPA DE DESEMPATE MIPYMES, EN RAZON DE EL/LA OFERENTE QUE SE 
UBICÓ EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA ESTA CATEGORIZADO/A COMO MIPYMES DE 
MENOR RANGO, POR TANTO TIENE DERECHO A LOS BENEFICIOS DEL ARTÍCULO 6 DEL 
DECRETO 1434.

19-09-2022 14:46:59.752

EL/OFERENTE UBICADO/A EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA, TIENE TRES MINUTOS 
CORRIDOS PARA MEJORAR SU OFERTA HACIA ABAJO, CASO CONTRARIO LA COMPETENCIA 
FINALIZARA CON LA UBICACIÓN FINAL OBTENIDA EN EL PERIODO ALEATORIO.

19-09-2022 14:46:59.752

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 19-09-2022 14:47:23.037

 

24 - Lampara cialitica con satelite

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 19-09-2022 14:47:31.226

Continuamos con la Subasta. 19-09-2022 14:47:34.710

Señores esperamos mejores ofertas. 19-09-2022 14:47:41.026

Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. 19-09-2022 14:47:44.273

Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja. 19-09-2022 14:47:47.451

Atención pasamos a la etapa de puja. 19-09-2022 14:48:18.887

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 19-09-2022 14:49:36.895

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

19-09-2022 14:55:37.127

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 19-09-2022 15:04:49.149

INGRESAMOS A LA ETAPA DE DESEMPATE MIPYMES, EN RAZON DE EL/LA OFERENTE QUE SE 
UBICÓ EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA ESTA CATEGORIZADO/A COMO MIPYMES DE 
MENOR RANGO, POR TANTO TIENE DERECHO A LOS BENEFICIOS DEL ARTÍCULO 6 DEL 
DECRETO 1434.

19-09-2022 15:04:49.232

EL/OFERENTE UBICADO/A EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA, TIENE TRES MINUTOS 
CORRIDOS PARA MEJORAR SU OFERTA HACIA ABAJO, CASO CONTRARIO LA COMPETENCIA 
FINALIZARA CON LA UBICACIÓN FINAL OBTENIDA EN EL PERIODO ALEATORIO.

19-09-2022 15:04:49.232

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 19-09-2022 15:05:15.582

 

25 - Lampara scialiticas de pie

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 19-09-2022 15:05:44.170

Continuamos con la Subasta. 19-09-2022 15:05:48.927

Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. 19-09-2022 15:05:53.431

Conforme lo establece el Calendario de Eventos, con este grupo cerramos la Subasta de la fecha, continuaremos 
el día de mañana.

19-09-2022 15:06:09.997

Atención pasamos a la etapa de puja. 19-09-2022 15:06:11.952

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 19-09-2022 15:07:03.944

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

19-09-2022 15:13:04.115

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 19-09-2022 15:19:58.497

INGRESAMOS A LA ETAPA DE DESEMPATE MIPYMES, EN RAZON DE EL/LA OFERENTE QUE SE 
UBICÓ EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA ESTA CATEGORIZADO/A COMO MIPYMES DE 
MENOR RANGO, POR TANTO TIENE DERECHO A LOS BENEFICIOS DEL ARTÍCULO 6 DEL 
DECRETO 1434.

19-09-2022 15:19:58.570

EL/OFERENTE UBICADO/A EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA, TIENE TRES MINUTOS 
CORRIDOS PARA MEJORAR SU OFERTA HACIA ABAJO, CASO CONTRARIO LA COMPETENCIA 
FINALIZARA CON LA UBICACIÓN FINAL OBTENIDA EN EL PERIODO ALEATORIO.

19-09-2022 15:19:58.570

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 19-09-2022 15:20:26.010

 

26 - Maquina de anestesia

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 20-09-2022 08:00:19.048

Buenos días. Conforme lo establece el Calendario de Eventos, continuamos con la Subasta. 20-09-2022 08:00:24.867

Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. 20-09-2022 08:00:32.725

Señores esperamos mejores ofertas. 20-09-2022 08:02:39.005

Atención pasamos a la etapa de puja. 20-09-2022 08:03:38.786

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 20-09-2022 08:03:41.047

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

20-09-2022 08:09:41.238

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 20-09-2022 08:19:09.355

INGRESAMOS A LA ETAPA DE DESEMPATE MIPYMES, EN RAZON DE EL/LA OFERENTE QUE SE 
UBICÓ EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA ESTA CATEGORIZADO/A COMO MIPYMES DE 
MENOR RANGO, POR TANTO TIENE DERECHO A LOS BENEFICIOS DEL ARTÍCULO 6 DEL 
DECRETO 1434.

20-09-2022 08:19:09.505

EL/OFERENTE UBICADO/A EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA, TIENE TRES MINUTOS 
CORRIDOS PARA MEJORAR SU OFERTA HACIA ABAJO, CASO CONTRARIO LA COMPETENCIA 
FINALIZARA CON LA UBICACIÓN FINAL OBTENIDA EN EL PERIODO ALEATORIO.

20-09-2022 08:19:09.505

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 20-09-2022 08:19:48.955
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27 - Mesa de instrumental

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 20-09-2022 08:20:56.415

Continuamos con la Subasta. 20-09-2022 08:21:03.384

Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. 20-09-2022 08:21:13.195

Señores esperamos mejores ofertas. 20-09-2022 08:21:19.086

Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja. 20-09-2022 08:21:25.029

Atención pasamos a la etapa de puja. 20-09-2022 08:21:25.885

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 20-09-2022 08:21:53.828

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

20-09-2022 08:27:53.902

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 20-09-2022 08:37:13.018

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 20-09-2022 08:37:13.051

 

29 - tambor para esterilizacion

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 20-09-2022 08:37:21.591

Continuamos con la Subasta. 20-09-2022 08:37:26.639

Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial. 20-09-2022 08:37:36.263

Señor/a Oferente, baje su precio 20-09-2022 08:37:41.989

Atención pasamos a la etapa de puja. 20-09-2022 08:37:43.344

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 20-09-2022 08:37:45.909

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

20-09-2022 08:46:30.371

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 20-09-2022 08:51:29.489

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 20-09-2022 08:51:29.524

 

33 - Electrobisturi

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 20-09-2022 08:54:03.508

Continuamos con la Subasta. 20-09-2022 08:54:19.899

Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. 20-09-2022 08:54:31.940

Señores esperamos mejores ofertas. 20-09-2022 08:54:36.510

Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de 
Puja.

20-09-2022 08:54:43.067

Atención pasamos a la etapa de puja. 20-09-2022 08:54:43.569

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 20-09-2022 08:54:45.323

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

20-09-2022 09:00:45.407

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 20-09-2022 09:04:12.573

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 20-09-2022 09:04:12.617

 

35 - Carro de paro

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 20-09-2022 09:05:26.739

Continuamos con la Subasta. 20-09-2022 09:05:31.473

Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial. 20-09-2022 09:08:04.758

Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas. 20-09-2022 09:08:11.138

Atención pasamos a la etapa de puja. 20-09-2022 09:08:11.727

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 20-09-2022 09:08:13.572

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

20-09-2022 09:14:13.740

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 20-09-2022 09:23:39.824

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 20-09-2022 09:23:39.879

 

36 - Desfibrilador

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 20-09-2022 09:24:01.623

Continuamos con la Subasta. 20-09-2022 09:24:06.141

Señor/a Oferente, baje su precio 20-09-2022 09:24:12.769

Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial. 20-09-2022 09:24:17.633

En breve pasamos a la Etapa de Puja. 20-09-2022 09:24:20.713

Atención pasamos a la etapa de puja. 20-09-2022 09:24:27.129

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 20-09-2022 09:24:30.654
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EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

20-09-2022 09:30:30.882

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 20-09-2022 09:37:03.332

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 20-09-2022 09:37:03.374

 

37 - Monitor de signos vitales

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 20-09-2022 09:38:12.829

Continuamos con la Subasta. 20-09-2022 09:38:17.137

Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. 20-09-2022 09:38:33.185

En breve pasamos a la Etapa de Puja. 20-09-2022 09:38:37.958

Señores esperamos mejores ofertas. 20-09-2022 09:38:44.761

Atención pasamos a la etapa de puja. 20-09-2022 09:38:48.774

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 20-09-2022 09:41:02.501

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

20-09-2022 09:47:03.336

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 20-09-2022 09:51:08.340

INGRESAMOS A LA ETAPA DE DESEMPATE MIPYMES, EN RAZON DE EL/LA OFERENTE QUE SE 
UBICÓ EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA ESTA CATEGORIZADO/A COMO MIPYMES DE 
MENOR RANGO, POR TANTO TIENE DERECHO A LOS BENEFICIOS DEL ARTÍCULO 6 DEL 
DECRETO 1434.

20-09-2022 09:51:08.407

EL/OFERENTE UBICADO/A EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA, TIENE TRES MINUTOS 
CORRIDOS PARA MEJORAR SU OFERTA HACIA ABAJO, CASO CONTRARIO LA COMPETENCIA 
FINALIZARA CON LA UBICACIÓN FINAL OBTENIDA EN EL PERIODO ALEATORIO.

20-09-2022 09:51:08.407

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 20-09-2022 09:51:24.108

 

38 - Monitor multiparametrico

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 20-09-2022 09:52:06.642

Continuamos con la Subasta. 20-09-2022 09:52:11.399

Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial. 20-09-2022 09:52:18.170

En breve pasamos a la Etapa de Puja. 20-09-2022 09:52:21.406

Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas. 20-09-2022 09:52:26.761

Atención pasamos a la etapa de puja. 20-09-2022 09:54:53.181

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 20-09-2022 09:54:55.126

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

20-09-2022 10:00:55.329

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 20-09-2022 10:04:36.332

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 20-09-2022 10:04:36.378

 

41 - Porta suero

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 20-09-2022 10:05:38.537

Continuamos con la Subasta. 20-09-2022 10:09:49.916

Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. 20-09-2022 10:10:00.253

Señores esperamos mejores ofertas. 20-09-2022 10:10:06.107

Atención pasamos a la etapa de puja. 20-09-2022 10:10:06.742

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 20-09-2022 10:10:08.348

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

20-09-2022 10:16:08.418

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 20-09-2022 10:21:05.552

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 20-09-2022 10:21:05.593

 

42 - Cuna

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 20-09-2022 10:22:03.974

Continuamos con la Subasta. 20-09-2022 10:23:20.832

Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. 20-09-2022 10:23:25.992

Señores esperamos mejores ofertas. 20-09-2022 10:23:33.602

Atención pasamos a la etapa de puja. 20-09-2022 10:23:34.182

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 20-09-2022 10:23:36.240

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

20-09-2022 10:29:36.325

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 20-09-2022 10:39:09.333

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 20-09-2022 10:39:09.417
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43 - Servocuna

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 20-09-2022 10:39:25.445

Continuamos con la Subasta. 20-09-2022 10:39:29.639

Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. 20-09-2022 10:39:38.153

Señores esperamos mejores ofertas. 20-09-2022 10:39:46.877

Atención pasamos a la etapa de puja. 20-09-2022 10:39:50.302

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 20-09-2022 10:40:58.206

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

20-09-2022 10:46:58.305

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 20-09-2022 10:52:29.331

INGRESAMOS A LA ETAPA DE DESEMPATE MIPYMES, EN RAZON DE EL/LA OFERENTE QUE SE 
UBICÓ EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA ESTA CATEGORIZADO/A COMO MIPYMES DE 
MENOR RANGO, POR TANTO TIENE DERECHO A LOS BENEFICIOS DEL ARTÍCULO 6 DEL 
DECRETO 1434.

20-09-2022 10:52:29.393

EL/OFERENTE UBICADO/A EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA, TIENE TRES MINUTOS 
CORRIDOS PARA MEJORAR SU OFERTA HACIA ABAJO, CASO CONTRARIO LA COMPETENCIA 
FINALIZARA CON LA UBICACIÓN FINAL OBTENIDA EN EL PERIODO ALEATORIO.

20-09-2022 10:52:29.393

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 20-09-2022 10:53:02.151

 

44 - Oximetro de pulso

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 20-09-2022 11:01:42.352

Continuamos con la Subasta. 20-09-2022 11:01:46.770

Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. 20-09-2022 11:01:54.200

Señores esperamos mejores ofertas. 20-09-2022 11:01:58.707

Atención pasamos a la etapa de puja. 20-09-2022 11:03:14.443

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 20-09-2022 11:03:17.313

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

20-09-2022 11:09:17.518

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 20-09-2022 11:15:30.553

EL/OFERENTE UBICADO/A EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA, TIENE TRES MINUTOS 
CORRIDOS PARA MEJORAR SU OFERTA HACIA ABAJO, CASO CONTRARIO LA COMPETENCIA 
FINALIZARA CON LA UBICACIÓN FINAL OBTENIDA EN EL PERIODO ALEATORIO.

20-09-2022 11:15:30.622

INGRESAMOS A LA ETAPA DE DESEMPATE MIPYMES, EN RAZON DE EL/LA OFERENTE QUE SE 
UBICÓ EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA ESTA CATEGORIZADO/A COMO MIPYMES DE 
MENOR RANGO, POR TANTO TIENE DERECHO A LOS BENEFICIOS DEL ARTÍCULO 6 DEL 
DECRETO 1434.

20-09-2022 11:15:30.622

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 20-09-2022 11:16:16.021

 

45 - Oximetro de pulso

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 20-09-2022 11:16:39.890

Continuamos con la Subasta. 20-09-2022 11:16:44.090

Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. 20-09-2022 11:16:50.697

Señores esperamos mejores ofertas. 20-09-2022 11:17:12.832

Atención pasamos a la etapa de puja. 20-09-2022 11:17:14.992

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 20-09-2022 11:17:18.429

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

20-09-2022 11:23:18.455

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 20-09-2022 11:30:44.529

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 20-09-2022 11:30:44.568

 

46 - Electrocardiografo

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 20-09-2022 11:30:57.883

Continuamos con la Subasta. 20-09-2022 11:31:01.730

Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. 20-09-2022 11:31:08.337

Señores esperamos mejores ofertas. 20-09-2022 11:31:15.479

Si bien los precios se encuentran por encima del referencial, en breve, pasaremos a la Etapa de la Puja. 20-09-2022 11:31:25.389

Atención pasamos a la etapa de puja. 20-09-2022 11:31:25.713

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 20-09-2022 11:31:28.537

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

20-09-2022 11:45:29.284

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 20-09-2022 11:49:27.443

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 20-09-2022 11:49:27.529

 

47 - Autoclave de esterilizacion
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Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 20-09-2022 11:52:10.304

Continuamos con la Subasta. 20-09-2022 11:52:14.687

Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial. 20-09-2022 11:52:19.701

Señor/a Oferente, baje su precio 20-09-2022 11:52:26.334

Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de 
Puja.

20-09-2022 11:52:32.496

Atención pasamos a la etapa de puja. 20-09-2022 11:52:41.681

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 20-09-2022 11:52:44.223

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

20-09-2022 11:58:44.269

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 20-09-2022 12:04:29.292

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 20-09-2022 12:04:29.332

 

48 - Camilla con ruedas

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 20-09-2022 12:06:46.260

Continuamos con la Subasta. 20-09-2022 12:06:51.454

Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. 20-09-2022 12:06:56.924

Señores bajen sus precios. 20-09-2022 12:07:06.519

Señores esperamos mejores ofertas. 20-09-2022 12:07:12.167

Atención pasamos a la etapa de puja. 20-09-2022 12:07:12.751

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 20-09-2022 12:07:15.457

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

20-09-2022 12:13:16.271

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 20-09-2022 12:18:29.272

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 20-09-2022 12:18:29.319

 

49 - Aspirador quirurgico

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 20-09-2022 12:18:45.068

Continuamos con la Subasta. 20-09-2022 12:18:51.800

Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial. 20-09-2022 12:18:58.987

Señor/a Oferente, baje su precio 20-09-2022 12:19:07.682

Atención pasamos a la etapa de puja. 20-09-2022 12:19:12.615

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 20-09-2022 12:22:34.631

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

20-09-2022 12:28:35.263

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 20-09-2022 12:34:53.291

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 20-09-2022 12:34:53.333

 

50 - Esterilizadores

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 20-09-2022 12:35:09.463

Continuamos con la Subasta. 20-09-2022 12:35:15.165

Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial. 20-09-2022 12:35:21.761

Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de 
Puja.

20-09-2022 12:35:25.804

Conforme lo establece el Calendario de Eventos, con este grupo cerramos la Subasta de la fecha, continuaremos 
el día de mañana.

20-09-2022 12:35:39.526

Atención pasamos a la etapa de puja. 20-09-2022 12:35:40.194

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 20-09-2022 12:35:42.437

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

20-09-2022 12:45:47.026

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 20-09-2022 12:52:56.194

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 20-09-2022 12:52:56.239

 

51 - Cama para internado

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 21-09-2022 08:01:55.242

Buenos días. Conforme lo establece el Calendario de Eventos, continuamos con la Subasta. 21-09-2022 08:02:05.762

Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. 21-09-2022 08:04:39.805

Señores esperamos mejores ofertas. 21-09-2022 08:04:44.685

Atención pasamos a la etapa de puja. 21-09-2022 08:10:43.154

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 21-09-2022 08:10:46.173
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EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

21-09-2022 08:16:46.211

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 21-09-2022 08:22:10.338

INGRESAMOS A LA ETAPA DE DESEMPATE MIPYMES, EN RAZON DE EL/LA OFERENTE QUE SE 
UBICÓ EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA ESTA CATEGORIZADO/A COMO MIPYMES DE 
MENOR RANGO, POR TANTO TIENE DERECHO A LOS BENEFICIOS DEL ARTÍCULO 6 DEL 
DECRETO 1434.

21-09-2022 08:22:10.399

EL/OFERENTE UBICADO/A EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA, TIENE TRES MINUTOS 
CORRIDOS PARA MEJORAR SU OFERTA HACIA ABAJO, CASO CONTRARIO LA COMPETENCIA 
FINALIZARA CON LA UBICACIÓN FINAL OBTENIDA EN EL PERIODO ALEATORIO.

21-09-2022 08:22:10.399

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 21-09-2022 08:22:46.401

 

52 - Cama

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 21-09-2022 08:23:17.549

Continuamos con la Subasta. 21-09-2022 08:23:21.701

Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial. 21-09-2022 08:23:27.152

Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de 
Puja.

21-09-2022 08:23:33.425

Atención pasamos a la etapa de puja. 21-09-2022 08:24:18.270

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 21-09-2022 08:24:20.605

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

21-09-2022 08:30:20.772

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 21-09-2022 08:35:06.808

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 21-09-2022 08:35:06.863

 

54 - Pinza anatomica

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 21-09-2022 08:35:14.829

Continuamos con la Subasta. 21-09-2022 08:37:28.863

Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. 21-09-2022 08:37:33.937

Señores esperamos mejores ofertas. 21-09-2022 08:38:10.103

Atención pasamos a la etapa de puja. 21-09-2022 08:38:37.301

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 21-09-2022 08:38:39.688

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

21-09-2022 08:44:39.892

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 21-09-2022 08:49:44.009

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 21-09-2022 08:49:44.046

 

55 - Mango de bisturi

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 21-09-2022 08:50:49.626

Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial. 21-09-2022 08:51:11.253

En breve pasamos a la Etapa de Puja. 21-09-2022 08:51:15.841

Atención pasamos a la etapa de puja. 21-09-2022 08:51:48.433

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 21-09-2022 08:51:50.383

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

21-09-2022 09:03:39.439

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 21-09-2022 09:09:29.578

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 21-09-2022 09:09:29.616

 

56 - Pinza hemostatica

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 21-09-2022 09:10:32.576

Continuamos con la Subasta. 21-09-2022 09:10:37.734

Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. 21-09-2022 09:10:43.394

Señores esperamos mejores ofertas. 21-09-2022 09:10:48.492

Atención pasamos a la etapa de puja. 21-09-2022 09:11:34.196

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 21-09-2022 09:11:36.739

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

21-09-2022 09:17:36.908

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 21-09-2022 09:26:49.929

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 21-09-2022 09:26:49.965

 

57 - Tijera curva

Mensaje Fecha Hora
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EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 21-09-2022 09:27:13.461

Continuamos con la Subasta. 21-09-2022 09:27:17.166

Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. 21-09-2022 09:27:22.547

Señores esperamos mejores ofertas. 21-09-2022 09:28:24.485

Atención pasamos a la etapa de puja. 21-09-2022 09:28:24.815

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 21-09-2022 09:28:29.560

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

21-09-2022 09:34:29.691

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 21-09-2022 09:39:42.757

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 21-09-2022 09:39:42.800

 

58 - Porta aguja de metal

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 21-09-2022 09:47:33.440

Continuamos con la Subasta. 21-09-2022 09:48:03.887

Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. 21-09-2022 09:48:09.930

Señores esperamos mejores ofertas. 21-09-2022 09:48:16.558

Atención pasamos a la etapa de puja. 21-09-2022 09:48:21.627

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 21-09-2022 09:48:40.801

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

21-09-2022 09:54:40.840

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 21-09-2022 10:01:45.116

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 21-09-2022 10:01:45.163

 

59 - Pinza Kocher

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 21-09-2022 10:01:58.662

Continuamos con la Subasta. 21-09-2022 10:02:03.516

Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. 21-09-2022 10:02:07.897

Señores esperamos mejores ofertas. 21-09-2022 10:02:12.044

Atención pasamos a la etapa de puja. 21-09-2022 10:02:12.411

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 21-09-2022 10:02:14.770

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

21-09-2022 10:08:14.846

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 21-09-2022 10:14:05.964

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 21-09-2022 10:14:06.004

 

60 - Pinza hemostatica

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 21-09-2022 10:15:40.891

Continuamos con la Subasta. 21-09-2022 10:15:44.799

Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. 21-09-2022 10:17:14.526

Atención pasamos a la etapa de puja. 21-09-2022 10:17:15.176

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 21-09-2022 10:17:17.778

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

21-09-2022 10:23:17.832

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 21-09-2022 10:32:33.008

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 21-09-2022 10:32:33.061

 

61 - Pinza hemostatica

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 21-09-2022 10:32:49.494

Continuamos con la Subasta. 21-09-2022 10:32:53.553

Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. 21-09-2022 10:34:43.066

En breve pasamos a la Etapa de Puja. 21-09-2022 10:34:49.386

Atención pasamos a la etapa de puja. 21-09-2022 10:34:51.702

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 21-09-2022 10:34:57.267

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

21-09-2022 10:40:57.456

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 21-09-2022 10:49:53.538

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 21-09-2022 10:49:53.578

 

62 - Pinza Kocher

Mensaje Fecha Hora
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EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 21-09-2022 10:50:56.570

Continuamos con la Subasta. 21-09-2022 10:51:41.390

Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial. 21-09-2022 10:51:56.768

En breve pasamos a la Etapa de Puja. 21-09-2022 10:52:02.306

Atención pasamos a la etapa de puja. 21-09-2022 10:52:02.983

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 21-09-2022 10:52:05.584

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

21-09-2022 10:58:05.748

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 21-09-2022 11:05:03.759

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 21-09-2022 11:05:03.813

 

63 - Pinza de Diseccion

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 21-09-2022 11:06:42.111

Continuamos con la Subasta. 21-09-2022 11:06:46.367

Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. 21-09-2022 11:06:57.275

Señores esperamos mejores ofertas. 21-09-2022 11:07:02.540

Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja. 21-09-2022 11:07:06.375

Atención pasamos a la etapa de puja. 21-09-2022 11:10:08.422

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 21-09-2022 11:10:10.368

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

21-09-2022 11:16:10.579

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 21-09-2022 11:22:18.085

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 21-09-2022 11:22:18.162

 

64 - Pinza de Diseccion

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 21-09-2022 11:22:59.703

Continuamos con la Subasta. 21-09-2022 11:23:03.909

Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. 21-09-2022 11:23:13.581

Señores esperamos mejores ofertas. 21-09-2022 11:23:19.479

Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja. 21-09-2022 11:23:25.545

Atención pasamos a la etapa de puja. 21-09-2022 11:23:26.237

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 21-09-2022 11:23:29.111

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

21-09-2022 11:29:29.118

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 21-09-2022 11:39:18.270

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 21-09-2022 11:39:18.307

 

65 - Mango de bisturi

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 21-09-2022 11:42:10.248

Continuamos con la Subasta. 21-09-2022 11:42:14.148

Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial. 21-09-2022 11:42:25.409

Atención pasamos a la etapa de puja. 21-09-2022 11:45:03.547

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 21-09-2022 11:45:05.208

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

21-09-2022 11:51:05.317

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 21-09-2022 11:56:25.349

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 21-09-2022 11:56:25.387

 

66 - Tijeras Metzembaum

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 21-09-2022 11:56:47.870

Continuamos con la Subasta. 21-09-2022 11:56:52.706

Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. 21-09-2022 11:56:58.941

Señores esperamos mejores ofertas. 21-09-2022 12:00:55.639

Atención pasamos a la etapa de puja. 21-09-2022 12:00:56.202

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 21-09-2022 12:00:57.945

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

21-09-2022 12:06:58.085

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 21-09-2022 12:12:19.176

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 21-09-2022 12:12:19.215

 

67 - Tijera recta
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EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 21-09-2022 12:12:57.523

Continuamos con la Subasta. 21-09-2022 12:13:01.156

Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. 21-09-2022 12:13:06.792

Señores esperamos mejores ofertas. 21-09-2022 12:13:10.567

Si bien los precios se encuentran por encima del referencial, en breve, pasaremos a la Etapa de la Puja. 21-09-2022 12:13:13.509

Señores bajen sus precios. 21-09-2022 12:13:25.240

Atención pasamos a la etapa de puja. 21-09-2022 12:13:27.733

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 21-09-2022 12:13:30.139

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

21-09-2022 12:19:30.148

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 21-09-2022 12:28:58.262

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 21-09-2022 12:28:58.315

 

68 - Separador para cirugía

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 21-09-2022 12:29:22.160

Continuamos con la Subasta. 21-09-2022 12:29:25.967

Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. 21-09-2022 12:29:31.217

Señores esperamos mejores ofertas. 21-09-2022 12:29:36.435

Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja. 21-09-2022 12:29:40.271

Atención pasamos a la etapa de puja. 21-09-2022 12:31:44.380

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 21-09-2022 12:31:46.278

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

21-09-2022 12:37:46.315

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 21-09-2022 12:43:06.369

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 21-09-2022 12:43:06.416

 

69 - Pinza Kocher

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 21-09-2022 12:43:31.496

Continuamos con la Subasta. 21-09-2022 12:43:36.742

Señor/a Oferente, baje su precio 21-09-2022 12:43:44.318

Atención pasamos a la etapa de puja. 21-09-2022 12:43:44.786

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 21-09-2022 12:43:46.848

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

21-09-2022 12:50:53.187

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 21-09-2022 12:58:50.209

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 21-09-2022 12:58:50.247

 

70 - Pinzas Backaus

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 21-09-2022 13:00:01.005

Continuamos con la Subasta. 21-09-2022 13:00:05.084

Señores esperamos mejores ofertas. 21-09-2022 13:00:07.555

Atención pasamos a la etapa de puja. 21-09-2022 13:00:08.382

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 21-09-2022 13:00:10.631

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

21-09-2022 13:06:10.746

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 21-09-2022 13:09:45.793

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 21-09-2022 13:09:45.891

 

71 - tambor para esterilizacion

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 21-09-2022 13:09:54.770

Continuamos con la Subasta. 21-09-2022 13:09:58.829

Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial. 21-09-2022 13:10:04.989

En breve pasamos a la Etapa de Puja. 21-09-2022 13:10:08.354

Atención pasamos a la etapa de puja. 21-09-2022 13:10:55.632

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 21-09-2022 13:10:57.949

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

21-09-2022 13:16:58.033

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 21-09-2022 13:24:11.048

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 21-09-2022 13:24:11.086
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72 - Pinza Kocher

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 21-09-2022 13:25:46.663

Continuamos con la Subasta. 21-09-2022 13:25:50.836

Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial. 21-09-2022 13:25:58.558

Señores esperamos mejores ofertas. 21-09-2022 13:26:04.174

Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja. 21-09-2022 13:26:13.642

Atención pasamos a la etapa de puja. 21-09-2022 13:26:15.568

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 21-09-2022 13:26:57.500

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

21-09-2022 13:32:57.605

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 21-09-2022 13:38:30.743

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 21-09-2022 13:38:30.785

 

73 - Valva Ginecologica

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 21-09-2022 13:39:22.730

Continuamos con la Subasta. 21-09-2022 13:39:26.767

Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. 21-09-2022 13:39:37.364

Señores esperamos mejores ofertas. 21-09-2022 13:39:41.949

Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja. 21-09-2022 13:39:45.599

Atención pasamos a la etapa de puja. 21-09-2022 13:39:46.093

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 21-09-2022 13:39:48.092

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

21-09-2022 13:45:49.027

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 21-09-2022 13:52:58.121

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 21-09-2022 13:52:58.158

 

74 - Valva Ginecologica

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 21-09-2022 13:57:13.170

Continuamos con la Subasta. 21-09-2022 13:57:17.422

Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. 21-09-2022 13:57:21.930

Señores esperamos mejores ofertas. 21-09-2022 13:57:26.743

Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja. 21-09-2022 13:57:31.356

Atención pasamos a la etapa de puja. 21-09-2022 13:57:33.728

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 21-09-2022 13:57:37.750

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

21-09-2022 14:03:37.959

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 21-09-2022 14:10:25.004

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 21-09-2022 14:10:25.048

 

75 - Mango de bisturi

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 21-09-2022 14:24:00.600

Continuamos con la Subasta. 21-09-2022 14:24:05.141

Conforme lo establece el Calendario de Eventos, con este grupo cerramos la Subasta de la fecha, continuaremos 
el día de mañana.

21-09-2022 14:24:09.025

Atención pasamos a la etapa de puja. 21-09-2022 14:24:09.631

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 21-09-2022 14:24:12.038

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

21-09-2022 14:31:32.006

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 21-09-2022 14:37:10.995

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 21-09-2022 14:37:11.068

 

76 - Pinza de Diseccion

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 22-09-2022 08:01:02.946

Buenos días. Conforme lo establece el Calendario de Eventos, continuamos con la Subasta. 22-09-2022 08:04:40.003

Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. 22-09-2022 08:04:59.072

Señores esperamos mejores ofertas. 22-09-2022 08:05:12.524

Atención pasamos a la etapa de puja. 22-09-2022 08:05:13.138

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 22-09-2022 08:07:57.166

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

22-09-2022 08:13:57.361



22-09-2022 145 de 150

Listado de Mensajes
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 22-09-2022 08:22:48.688

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 22-09-2022 08:22:48.726

 

77 - Pinza de Diseccion

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 22-09-2022 08:23:00.985

Continuamos con la Subasta. 22-09-2022 08:23:07.804

Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. 22-09-2022 08:23:11.727

Señores esperamos mejores ofertas. 22-09-2022 08:23:16.493

Si bien los precios se encuentran por encima del referencial, en breve, pasaremos a la Etapa de la Puja. 22-09-2022 08:23:20.008

Atención pasamos a la etapa de puja. 22-09-2022 08:23:27.297

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 22-09-2022 08:23:29.256

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

22-09-2022 08:29:29.331

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 22-09-2022 08:38:05.492

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 22-09-2022 08:38:05.532

 

78 - Tijera recta

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 22-09-2022 08:38:23.032

Continuamos con la Subasta. 22-09-2022 08:38:27.058

Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. 22-09-2022 08:38:31.085

Señores esperamos mejores ofertas. 22-09-2022 08:38:34.279

Si bien los precios se encuentran por encima del referencial, en breve, pasaremos a la Etapa de la Puja. 22-09-2022 08:38:46.959

Atención pasamos a la etapa de puja. 22-09-2022 08:41:08.993

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 22-09-2022 08:41:10.927

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

22-09-2022 08:47:11.003

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 22-09-2022 08:50:30.066

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 22-09-2022 08:50:30.106

 

79 - Tijera curva

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 22-09-2022 08:50:45.706

Continuamos con la Subasta. 22-09-2022 08:50:51.532

Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. 22-09-2022 08:50:54.796

Señores esperamos mejores ofertas. 22-09-2022 08:50:59.946

Si bien los precios se encuentran por encima del referencial, en breve, pasaremos a la Etapa de la Puja. 22-09-2022 08:51:03.091

Atención pasamos a la etapa de puja. 22-09-2022 08:51:06.739

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 22-09-2022 08:52:40.976

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

22-09-2022 08:58:41.069

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 22-09-2022 09:03:49.115

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 22-09-2022 09:03:49.153

 

80 - Separador para cirugía

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 22-09-2022 09:03:55.967

Continuamos con la Subasta. 22-09-2022 09:04:00.322

Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. 22-09-2022 09:05:57.551

Señores bajen sus precios. 22-09-2022 09:06:00.845

Atención pasamos a la etapa de puja. 22-09-2022 09:09:47.919

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 22-09-2022 09:09:51.491

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

22-09-2022 09:15:51.665

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 22-09-2022 09:20:42.555

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 22-09-2022 09:20:42.590

 

81 - Pinza hemostatica

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 22-09-2022 09:21:09.767

Continuamos con la Subasta. 22-09-2022 09:21:14.926

Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial. 22-09-2022 09:21:23.252

Atención pasamos a la etapa de puja. 22-09-2022 09:27:26.924
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LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 22-09-2022 09:27:28.826

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

22-09-2022 09:33:28.844

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 22-09-2022 09:40:30.909

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 22-09-2022 09:40:30.946

 

82 - Pinza hemostatica

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 22-09-2022 09:46:15.186

Continuamos con la Subasta. 22-09-2022 09:46:19.412

Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial. 22-09-2022 09:46:24.133

En breve pasamos a la Etapa de Puja. 22-09-2022 09:46:27.601

Atención pasamos a la etapa de puja. 22-09-2022 09:46:28.286

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 22-09-2022 09:46:30.662

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

22-09-2022 09:52:30.737

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 22-09-2022 09:57:48.781

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 22-09-2022 09:57:48.826

 

83 - Pinza Kocher

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 22-09-2022 09:59:09.135

Continuamos con la Subasta. 22-09-2022 09:59:13.354

Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. 22-09-2022 09:59:19.818

Señores esperamos mejores ofertas. 22-09-2022 09:59:24.848

Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja. 22-09-2022 09:59:28.002

Atención pasamos a la etapa de puja. 22-09-2022 09:59:29.238

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 22-09-2022 09:59:32.721

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

22-09-2022 10:05:32.760

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 22-09-2022 10:10:23.768

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 22-09-2022 10:10:23.805

 

84 - Porta aguja de metal

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 22-09-2022 10:10:34.908

Continuamos con la Subasta. 22-09-2022 10:10:38.319

Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. 22-09-2022 10:10:42.956

Señores esperamos mejores ofertas. 22-09-2022 10:10:49.016

Si bien los precios se encuentran por encima del referencial, en breve, pasaremos a la Etapa de la Puja. 22-09-2022 10:10:54.405

Atención pasamos a la etapa de puja. 22-09-2022 10:10:55.579

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 22-09-2022 10:10:59.370

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

22-09-2022 10:16:59.528

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 22-09-2022 10:21:23.669

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 22-09-2022 10:21:23.704

 

85 - Pinza Kocher

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 22-09-2022 10:22:27.808

Continuamos con la Subasta. 22-09-2022 10:22:31.728

Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. 22-09-2022 10:24:45.714

Señores esperamos mejores ofertas. 22-09-2022 10:24:51.840

Atención pasamos a la etapa de puja. 22-09-2022 10:24:52.507

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 22-09-2022 10:24:55.918

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

22-09-2022 10:30:55.932

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 22-09-2022 10:37:46.551

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 22-09-2022 10:37:46.597

 

86 - tambor para esterilizacion

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 22-09-2022 10:39:26.383

Continuamos con la Subasta. 22-09-2022 10:40:44.757
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Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial. 22-09-2022 10:40:48.571

Atención pasamos a la etapa de puja. 22-09-2022 10:40:49.220

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 22-09-2022 10:40:52.113

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

22-09-2022 10:46:52.316

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 22-09-2022 10:53:22.380

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 22-09-2022 10:53:22.499

 

87 - Pinzas Backaus

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 22-09-2022 10:55:48.132

Continuamos con la Subasta. 22-09-2022 10:55:57.683

Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. 22-09-2022 10:56:03.827

Señores esperamos mejores ofertas. 22-09-2022 10:56:23.123

Atención pasamos a la etapa de puja. 22-09-2022 10:56:24.632

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 22-09-2022 10:56:27.824

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

22-09-2022 11:02:27.963

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 22-09-2022 11:11:49.983

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 22-09-2022 11:11:50.083

 

88 - Cajas para instrumental

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 22-09-2022 11:11:56.821

Continuamos con la Subasta. 22-09-2022 11:12:00.842

Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial. 22-09-2022 11:12:10.071

Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de 
Puja.

22-09-2022 11:12:17.047

Atención pasamos a la etapa de puja. 22-09-2022 11:12:17.587

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 22-09-2022 11:12:19.770

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

22-09-2022 11:23:25.794

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 22-09-2022 11:32:50.916

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 22-09-2022 11:32:50.950

 

89 - Pinza hemostatica

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 22-09-2022 11:33:39.151

Continuamos con la Subasta. 22-09-2022 11:33:45.689

Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. 22-09-2022 11:33:48.665

Señores esperamos mejores ofertas. 22-09-2022 11:33:53.594

Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de 
Puja.

22-09-2022 11:33:59.053

Atención pasamos a la etapa de puja. 22-09-2022 11:36:34.676

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 22-09-2022 11:36:36.775

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

22-09-2022 11:42:36.813

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 22-09-2022 11:51:45.925

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 22-09-2022 11:51:46.026

 

90 - Pinza hemostatica

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 22-09-2022 11:51:58.903

Continuamos con la Subasta. 22-09-2022 11:52:05.762

Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. 22-09-2022 11:52:21.792

Señores esperamos mejores ofertas. 22-09-2022 11:52:27.933

Si bien los precios se encuentran por encima del referencial, en breve, pasaremos a la Etapa de la Puja. 22-09-2022 11:52:35.716

Atención pasamos a la etapa de puja. 22-09-2022 11:52:37.135

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 22-09-2022 11:52:39.380

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

22-09-2022 11:58:39.407

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 22-09-2022 12:03:17.488

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 22-09-2022 12:03:17.525

 

91 - Pinza Kocher
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EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 22-09-2022 12:03:33.694

Continuamos con la Subasta. 22-09-2022 12:03:37.913

Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. 22-09-2022 12:03:52.216

Señores esperamos mejores ofertas. 22-09-2022 12:03:56.988

Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja. 22-09-2022 12:04:02.338

Atención pasamos a la etapa de puja. 22-09-2022 12:04:19.600

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 22-09-2022 12:04:22.737

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

22-09-2022 12:10:22.828

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 22-09-2022 12:17:06.864

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 22-09-2022 12:17:06.924

 

92 - Pinza Kocher

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 22-09-2022 12:17:55.526

Continuamos con la Subasta. 22-09-2022 12:17:59.878

Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. 22-09-2022 12:18:03.495

Señores esperamos mejores ofertas. 22-09-2022 12:18:07.601

Atención pasamos a la etapa de puja. 22-09-2022 12:18:08.186

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 22-09-2022 12:18:10.519

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

22-09-2022 12:24:10.564

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 22-09-2022 12:27:44.650

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 22-09-2022 12:27:44.686

 

93 - Pinza Kocher

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 22-09-2022 12:28:42.915

Continuamos con la Subasta. 22-09-2022 12:28:48.174

Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. 22-09-2022 12:28:52.070

Señores esperamos mejores ofertas. 22-09-2022 12:28:56.111

Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja. 22-09-2022 12:29:02.300

Atención pasamos a la etapa de puja. 22-09-2022 12:29:04.469

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 22-09-2022 12:29:06.456

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

22-09-2022 12:35:06.495

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 22-09-2022 12:42:00.506

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 22-09-2022 12:42:00.599

 

94 - Porta aguja de metal

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 22-09-2022 12:42:51.821

Continuamos con la Subasta. 22-09-2022 12:42:55.359

Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. 22-09-2022 12:43:00.388

Señores Oferentes, bajen sus precios 22-09-2022 12:43:05.599

Atención pasamos a la etapa de puja. 22-09-2022 12:43:06.474

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 22-09-2022 12:46:39.389

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

22-09-2022 12:52:39.513

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 22-09-2022 13:02:30.641

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 22-09-2022 13:02:30.720

 

95 - tambor para esterilizacion

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 22-09-2022 13:08:17.796

Continuamos con la Subasta. 22-09-2022 13:08:23.918

Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial. 22-09-2022 13:08:28.610

Atención pasamos a la etapa de puja. 22-09-2022 13:08:31.331

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 22-09-2022 13:08:33.046

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

22-09-2022 13:14:33.154

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 22-09-2022 13:19:20.181

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 22-09-2022 13:19:20.280
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96 - Pinza Kocher

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 22-09-2022 13:21:41.259

Continuamos con la Subasta. 22-09-2022 13:21:47.073

Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. 22-09-2022 13:25:53.049

Señores esperamos mejores ofertas. 22-09-2022 13:25:57.416

Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de 
Puja.

22-09-2022 13:26:01.768

Atención pasamos a la etapa de puja. 22-09-2022 13:26:05.494

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 22-09-2022 13:26:07.713

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

22-09-2022 13:32:07.841

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 22-09-2022 13:41:27.908

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 22-09-2022 13:41:28.014

 

97 - Pinzas Backaus

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 22-09-2022 13:42:25.728

Continuamos con la Subasta. 22-09-2022 13:43:56.329

Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. 22-09-2022 13:46:03.797

En breve pasamos a la Etapa de Puja. 22-09-2022 13:46:07.773

Atención pasamos a la etapa de puja. 22-09-2022 13:46:08.334

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 22-09-2022 13:46:10.309

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

22-09-2022 13:52:10.420

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 22-09-2022 14:00:15.426

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 22-09-2022 14:00:15.515

 

98 - Tambor para Gasa

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 22-09-2022 14:00:28.448

Continuamos con la Subasta. 22-09-2022 14:02:06.757

Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial. 22-09-2022 14:02:14.013

Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta. 22-09-2022 14:02:18.834

Atención pasamos a la etapa de puja. 22-09-2022 14:02:19.489

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 22-09-2022 14:02:21.736

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

22-09-2022 14:08:21.857

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 22-09-2022 14:14:03.900

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 22-09-2022 14:14:03.988

 

99 - tambor para esterilizacion

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 22-09-2022 14:14:20.698

Continuamos con la Subasta. 22-09-2022 14:14:24.505

Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial. 22-09-2022 14:14:28.514

Señor/a Oferente, baje su precio 22-09-2022 14:14:35.719

Atención pasamos a la etapa de puja. 22-09-2022 14:14:36.265

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 22-09-2022 14:14:37.974

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

22-09-2022 14:21:47.534

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 22-09-2022 14:28:45.630

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 22-09-2022 14:28:45.691

 

100 - Rinonera

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 22-09-2022 14:29:12.500

Continuamos con la Subasta. 22-09-2022 14:29:16.547

En breve pasamos a la Etapa de Puja. 22-09-2022 14:29:25.550

Atención pasamos a la etapa de puja. 22-09-2022 14:31:32.626

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 22-09-2022 14:31:34.632

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

22-09-2022 14:37:34.775

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 22-09-2022 14:46:11.917

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 22-09-2022 14:46:11.954
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 Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el
 procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.
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