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1. Proyecto

ADQUISICION DE ECOCARDIOGRAFO PARA EL INCAN.

2. Objetivo de la Consulta

Se requiere Recibir, por escrito, propuestas de precios de manera a obtener la mayor participacion posble,
identificar las empresas que integran la industria de confeccionistas nacionales y tener un precio referer cid
acorde a la situacién nacional; todo esto a fin de llevar adelante la ADQUISICION DE ECOCARDIOGRAFOQ
PARA EL INCAN.

1. Mecanica de la Consulta

* Lapresente consulta publica esta dirigida a los integrantes de la rama de equipos médicos en general.

*  Aquellos interesados en participar, deberan enviar sus propuestas y cotizaciones; a mas tardar el dia 12
de septiembre de 2020, via correo electrénico a la direccion: mayra.notario@mspbs.gov.py.

*  Una vez concluido el plazo mencionado, no se recibirdn mas propuestas y se considerara cerrada la
consulta publica.

* No se atenderan aquellas propuestas e informaciones que no se encuentren relacionadas con el objeto
de la presente consulta.

Nota:
Los resultados de la consulta publica no tienen cardcter vinculante para el Ministerio de
Salud Publica y bienestar Social, pero la informacién recabada serd de suma importancia
para establecer el criterio a seguir en la toma de decisiones.

2. Consideraciones Generales

E! Contratista debera cumplir con las siguientes condiciones minimas:

Debera demostrar la capacidad de haber proveido en forma satisfactoria mediante copias de contratos ejecutados de
provision y/o facturacidn de ventas y/o recepciones finales de bienes similares en EQUIPOS MEDICOS, en instizucianes
publicas y/o privadas, cuya sumatoria de los 3 (tres) Gltimos afios (2017-2018-2019) ascienda a un monto equivalente
al 25% como minimo del monto ofertado. Podran presentar la cantidad de contratos y/o recepciones finales ge
fueren necesarios para acreditar el volumen y/o monto solicitado. Los oferentes con menos de tres afios de antigi=dad
deberan presentar los contratos suscriptos desde su existencia como empresa.

Declaracién Jurada de conocery aceptar el Pliego de Bases y Condiciones y las Adendas.

Declaracién jurada del Oferente de poseer la capacidad de suministro en tiempo y forma de lo solicitado
Balance de los tres ultimos 2017-2018-2019.
Certificado de cumplimiento con el Seguro Social vigente

Certificado de Cuenta Corriente y/o Caja de Ahorro Bancario

Némina de F_uncionarios/Representantes Legal, con copia simple de Cédula de Identidad de los Miembros Socios d= la R
empresa de acuerdo a modalidad que corresponda (S.A.; S.R.L.; C.1.S.A.), Copia Simple de Cédula de |dentidad de ¢s
Representantes legales.

Certificado de Origen del bien ofertado, emitido por el Ministerio de Industria y Comercio para los bienes de origer
nacional. Conforme lo establece la ley 4558/11 y el Decreto N2 9649/12 que reglamenta la aplicacidon del Margen de
Preferencia.

La omision de la presentacion del documento correspondiente, no supone la descalificacion del oferente, sino
simplemente la no aplicacién del margen previsto.

2*Ser un Minislerio de Salud Piblica y Bienestar Socinl oficaz, eficiente y transparente que gurantiza el acceso efectivo de
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Declaracién Jurada donde el oferente brinda la direccién oficial de correo electrénico en la que llegara las ordenes de
compras

Declaracién Jurada donde manifiesta que los bienes ofertados cumplen en su totalidad con las especificaciones
técnicas requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones y que los mismos seran entregados de conformidad al Plan de
Entregas.

' Autorizacién del fabricante:
o Carta Poder otorgada por el fabricante, debidamente legalizada y consularizado, para comercializar el
producto ofertado, inscripta en el registro publico de comercio.
* Para los Fabricantes, Declaracién Jurada de poseer la capacidad de produccién para proveer la cantidad
ofertada en el tiempo solicitado, o;
* Paralos representantes o distribuidores, Declaracién Jurada de poseer la capacidad de suministro en santidad
y tiempo solicitado otorgado por el fabricante
“Declaracién Jurada donde el oferente_garantice que todos los bienes suministrados estaran libres de defectos v scr
nuevos y no remanufacturados.

El oferente deberd garantizar que repondran gratuitamente dentro de los Limites de la Republica del Paraguay, er
cualquier lugar o donde ocurriere la falta de algun equipo se haya dafiado por causas de los bienes e insumos
proveidos debido al disefio e insumos proveidos debido al disefio, material o fabricacién defectuosa.

Habilitacion Vigente, expedida por el M.S.P. Y B.S., como fabricante, importador, representante o distribuidor de
dispositivos médicos.

Tegistro Sanitario para dispositivo médico vigente, expedido por la Direccién Nacional de Vigilancia Sanitaria.

Habilitacién Vigente de Servicio Técnico de equipos médico;, emitido por el M.S.P. Y B.S.-

Certificados que acrediten contar con personal técnico capacitado y habilitado por el fabricante a realizar servicio
técnico a la marca de los equipos ofertados (en el caso de equipos médicos).
Catdlogo Técnico del equipo ofertado. R

Certificacion emitida por el fabricante o representante de que el equipo ofertado es nuevo, sin uso y no
remanufacturado.

Declaracién Jurada de compromiso de presentar la garantia técnica de los bienes ofertados en caso de resultar
adjudicado para la firma del contrato

Declaracidn jurada donde el oferente declare la direccién oficial de correo electrénico, en las gue se remitirdn as
6rdenes de compra emitida.

Constancia de presentacién de la Dectaracion Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contralorfa Ganeral

de la Republica, para los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

3. Informacion de Contacto

Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social
Direccion: Avda. Brasil y Petirossi.

Tel.: +595021 2374290

Correo: mayra.notario@msphs.gov.py
Responsable: Mayra Notario.
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Anexo 1. Consideraciones técnicas

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA PRESENTACION
1 ECOCARDIOGRAFO MODULAR 1 Unidad Unidad
ITEM: ECOCARDIOGRAFO MODULAR
Especificaciones Técnicas
1 Generales
1.1 Descripcion general: Equipo modular de altas prestaciones.
2 Datos proveidos por el oferente
2.1 Marca:
2.2 Modelo:
2.3 Origen:
2.4 Direccidén web del fabricante:
Criterios de Evaluacién
3 Normativas
3.1 Normas de calidad: CE, FDA o una de ellas. El documento deberd estar vigente e indicar marca y modelo del equipo
ofertado.
3.2 Normas de fabricacion: ISO 13485. El documento debera estar vigente e indicar marca y modelo del equipo of2 tado.
4 Caracteristicas
4.1 Plataforma modular digital
4.2 Pantalla: Monitor de alta resolucion de al menos 21”
4.3 Pantalla tactil: de al menos 8”
4.4 Al menos 4 (cuatro) puertos activos para conexién de transductores
4.5 Puertos USB para conexidn de periféricos
4.6 Teclado tipo QWERTY
4.7 Trackball, mouse o algun dispositivo para movimiento de puntero
4.8 Rango dinamico de al menos 280 dB
4.9 Frame Rate del sistema de al menos 1500 cuadros por segundo
4.10 Al menos 4.000.000 de canales digitales de procesamiento
4.11 256 niveles de grises o0 mas
412 Botones configurables por el usuario para accesos directos
4.13 Control de compensacién de ganancia TGC de 8 controles
5 Modos de Imagen
5.1 Modo B (2D)
5.2 Modo M
53 Modo M Anatémico
5.4 Modo M Anatdmico curvado con Doppler Tisular color
5.5 Doppler Pulsado con alta frecuencia de repeticion de pulso (PW+ HPRF}
5.6 Doppler Continuo
5.7 Doppler Color
5.8 Doppler de Potencia
¥5.9 Doppler de Potencia direccional
7\
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5.10 | Modo Arménica de tejidos
5.11 Modo Triplanar en tiempo real y en un Unico latido, incluso con doppler tisular, en sondas volumétricas
5.12 Optimizacién automética de la imagen 2D.
5,13 | Optimizacién automdtica de 2D y PW
5.14 |Adquisicién volumen 3D en tiempo real
5.15 Vistas automadticas en 3D en tiempo real: 4 Cdmaras, 2 Cdmaras, LAX, Vélvula Mitral, Vélvula Adrtica
516 En el Analisis del Strain por Speckle Traking debe permitir la obtencién de la fraccidn de eyeccion del VI
6 Modos de visualizacién
6.1 Modo B+B (Dual)
6.2 Modo B+M
6.3 Modo Triplex 2D+Color+PW/CWD en tiempo real
6.4 Modo B+Color+PW/CWD en tiempo real
7 Software
7.1 Caracteristicas Generales
7.1.1 | Software en espafiol de entorno amigable
7.1.2 | Software con capacidad para revisién de imagenes estaticas, reportes, mediciones e impresiones, bases de da:os
internas de pacientes
7.1.3 | Capacidad de almacenamiento de imégenes estaticas y clips dindmicos.
7.1.4 | Cine loop de 1000 cuadros o superior
7.1.5 | Magnificacién de imagenes.
7.1.6 | Posibilidad de soportar y exportar imagenes y clips a diferentes formatos para PC.
7.1.7 | Optimizacion automatica de la Imagen 2D y el Doppler Espectral.
7.1.8 | Software que permita reducir el speckle o artefactos de la imagen.
7.1.9 | Capacidad de post-procesamiento de imagenes y videos de archivos en datos crudos.
7.2 Software para las siguientes aplicaciones
7.2.1 | Cardiologia
7.2.2 Estrés
7.2.3 | Vascular Periférica
7.2.4 | Corazon Fetal
7.2.5 | Pediatria
7.2.6 | Doppler vascular periférica (Paquete de célculos y mediciones)
7.2.7 | Calculos autométicos para Doppler espectral,
728 Herramienta de medicién automatizada de fraccién de eyeccion basada en el algoritmo de seguimiento 2D mct2ado y
Simpson.
7.29 | Medicién automatica de volumen de ventriculo izquierdo y fraccidn de eyeccién a partir de datos volumétricos
7.2.10 | Calculo automatico del espesor de la intima media
7.2.11 | Software para evaluacion de GLS por método speckle tracking
7.2.12 | Sefial Fisioldgica respiratoria derivada a partir del ECG, con pos proceso de ganancia y posicidn en pantalla.
2913 Posibilidad de agregar a futuro software de medicién automadtica tracto salida y ra.:’z a'orffca en 3D en tiemp> real para
' obtener dimensiones reales anatémicas para correlacién de TAVI/TAVR o tecnologia similar.
7.2.14 | Célculos automaticos Doppler de Valvulas Aortica, Mitral, Pulmonar y Trictspide con trazo automatico.
7.2.15 | Apexvirtual o similar en transductores phased array para ampliacién de campo visual cercano.
7.2.16 |Ajuste automatico con un solo botén de PRF, linea de base espectral, ganancia 2D.
8 Conectividad DICOM con las siguientes licencias habilitadas
8.1 DICOM Verify
8.2 DICOM Print
8.3 DICOM Store
8.4 DICOM Storage Commitment
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8.5 DICOM Modality Worklist

9 Transductores

Observaciones: Se establecen los limites inferior y superior respectivamente en MHz No se podran ofertar tra1sductores
que no alcancen los limites especificados. Se podrd ofertar transductores que superen los limites establecidos.

‘Iz’.ém{‘mﬁu ! vy Sigaien
] L}
__ RangoEspeciicads
9.1 T T ke Vaide
“Rango Valido
RangoVallde

9.2 Transductores multifrecuenciales originales y de la misma marca que el equipo ofertado con tecnologia broadband
(banda ancha)

9.3 Transductor Phased Array de arreglo matricial 2D con ancho de banda de 1.5 a 4 MHz Cantidad minima: 0~ (una) unidad.

9.4 Transductor Lineal, con ancho de banda de 3.0 a 9.5 MHz Cantidad minima: 01 {una) unidad.

9.5 Transductor transesofagico 3D en tiempo real con ancho de banda de 3.0 a 7.0 MHz, con botones programables.
Cantidad minima: 1 {uno)

10 Accesorios

10.1 Video impresora para impresiones en blanco y negro sobre papel termal. Cantidad: 1 {(una) unidad por eqLipo.

10.2 Papel térmico de la misma marca que el Video Printer. Cantidad: 50 {cinco) unidades por equipo,

10.3 Dispositivo grabador de CD/DVD integrado al equipo. Cantidad: 1 (una) unidad por equipo.

10.4 Cable ECG de tres vias, adulto. Cantidad: 1 (una) unidad por equipo

10.5 Unidad de Alimentacion ininterrumpida UPS del tipo TRUE-ONLINE para el equipo ofertado con autonomiz mf1 ma de 15
minutos. Cantidad: 1 (una) unidad por equipo,

10.6 Gel ultrasonido de 1 kg. Cantidad: 2 (dos) unidades.

10.7 Potes dosificadores para gel ultrasonido. Cantidad: 2 (dos) unidades.

10.8 Manual de usuario idioma espafiol,

10.9 Manual de servicio en idioma espafiol o inglés o portugués.

10.10 | Pedal para congelamiento e impresidn de imagenes. Cantidad: 1 (una) por equipo.

10.11 | Batea para limpieza de transductores transesofégicos.

11 Otras especificaciones

11.1 Alimentacion Eléctrica 220 V AC +-10%, 50 Hz

11.2 Cable de alimentacién de al menos 2 metros con enchufe tipo Schuko

11.3 La empresa debera instalar el equipo dejando en funcionamiento en el servicio correspondiente,

11.4 Capacitacion de uso y de servicio técnico (deteccion de fallas, testeo, calibracién) del mismo a usuarios y a téc cos
correspondientemente.

11.5 Garantia de 2 afios de buen funcionamiento del equipo con provision de Mantenimiento Preventivo Semestra v
Correctivo, incluyendo materiales y repuestos originales de fabrica necesarios sin costo para la convocante.

11.6 Provisidn de repuestos en caso que se detecte alguna pieza dafiada por defectos originales de fabrica, los cuales deberan
ser sustituidos en un plazo no mayor a 15 (quince) dias a partir de la notificacién recibida por escrito.

CONDICIONES DE ENTREGA:

Las Ordenes de Compra seran emitidas, seg(n necesidad, por la DIRECCION GENERAL DE GESTION DE
INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD, dependiente del MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR

SOCIAL.

OVIGRON: Scr un Ministerio de Salud Piblicn y Bieneslar Social eficaz, cficiente y transparenle que gavantiza el acceso efectivo do
\}"@o\.‘ whlacion, para ln asistencia sanilaria mtegral y equilativa, que tnteroene sobre los deferminanies de In salud en coordinacion
Ko .,ﬁu olros seclores, promoviendo la parlicipacion activa de la ctudadanda en funcion ul ejercicio de sus derechos.

oo G '



NMinisterio de ) ﬁ GOBIERNO FAM?MAA!
SALUD P
YBtEI?lESl'Jl%!I-QI%AOCIAL m NACIONAL dez(wgade/

MISION: Garantizar el cumplimiento de las funciones de rectoria, conduccion, financiaimiento y provision de seroicios de sa ud
coitel fin de alcanzar la cobertura universal, bujo el enfoque de proteccion social, en el marco del Sistenia Nacional de Sulud.

Plazos de Ejecucion Plazos de Entrega

Los bienes adjudicados deberan ser entregados dento
de los 60 dias corridos, posteriores a la fechas de
recepcion de la Orden de Compras por parte del
proveedor.

Hasta el Cumplimiento total de las Obligaciones

LUGAR DE ENTREGA:
INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - INCAN, Capiata.

La falta de Entrega en el plazo y lugar establecido daré lugar a la aplicacion de las Penalidades que se establezca
en el presente llamado,

En caso de la no recepcion del suministro en el plazo previsto, salvo motivos de fuerza mayor debidamente
justificados, la Convocante procedera conforme a lo estipulado en las condiciones del contrato de adjudicacion.

Planificacidn de indicadores de cumplimiento:

FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (se
INDICADOR TIPO indica la fecha que debe presentar segtn el
PBC)
Nota de Remisién/Acta de Nota de Remision/Acta de 60 DIAS corridos posterior a la recepcion de |a
Recepcion Final. (1) Recepcion Final. Orden de Compra
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