
Consultas Realizadas 

Licitación 414464 - LPN SBE 62-22
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS VARIOS CON

PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO PARA
LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DEL

HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Consulta 1 - lote 12

Consulta 2 - lote 12

Consulta 3 - lote 12

Consulta 4 - capacidad tecnica

Consulta Fecha de Consulta 18-07-2022

Se podría ofertar un reactivo que no trabaje con la tecnología de PCR anidada? Teniendo en cuenta que esta tecnología es
utilizada exclusivamente por una sola marca (Biofire-Biomerieux).

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Ultima Versión.

Consulta Fecha de Consulta 18-07-2022

teniendo en cuenta que el microorganismo Bordetella parapertussis no es un microorganismo de notificación obligatoria en
Paraguay ni en el CDC (https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/surv-manual/chpt10-pertussis.html), y que es un
microorganismo de baja incidencia https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9542925/ (no se han encontrado reportes en
Paraguay), además de producir sintomatología leve en comparación con Bordetella pertussis, se podría ofertar un kit que
no incluya a Bordetella parapertussis, pero si a Bordetella pertussis? a fin de brindar oportunidad a mayor cantidad de
oferentes. Ponemos en conocimiento a la convocante que hasta la fecha solo se conoce de un equipo de PCR anidada de
Fiofire dispone en su menu la bordetella parapertrussis

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

Consulta Fecha de Consulta 18-07-2022

Permitira la convocante incluir en la oferta dos cartuchos, en la cual uno de ellos contenga hongos? pues un tipico panel
respiratorio no contiene hongos.

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.
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Consulta 4 - capacidad tecnica

Consulta 5 - lote 2

Consulta 6 - lote 2

Consulta 7 - lote 2 item 20

Consulta 8 - Lote 5

Consulta 9 - Lote 2

Consulta Fecha de Consulta 18-07-2022

Considerando que la convocante permite presentar en copia simple la Autorizacion del Fabricante y a la firma del contrato
el documento convenientemente legalizado , se solicita a la convocante permitir que el Certificado de Registro o Inscripción
vigente del producto ofertado se permita entregar conjuntamente con la Autorizacion del Fabricante a la firma del contrato
cuando sea el producto ofertado proveniente del mismo fabricante o marca ofertada.

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

El oferente deberá ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta Fecha de Consulta 19-07-2022

Se solicita a la convocante permita un equipo de apoyo con la misma tecnología de quimioluminiscencia en caso de que un
solo instrumento no realice todas las determinaciones solicitadas en el lote (como máximo 3 determinaciones).

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Se aclara que el oferente debe ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta Fecha de Consulta 19-07-2022

No queda claro el proposito de mencionar la "Normativa Técnica vigente, Resolución S.G. 972/05" , pues esta aplica a
Bancos de Sangre donde los test serologicos se realizan para evaluar la calidad de la sangre a ser transfundida y el Servicio
de Bioquimica Clinica Seccion Serologia es un Laboratorio Clinico de Diagnostico. Se solicita reformular este parrafo en las
Especificaciones Tecnicas.

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Se aclara que el oferente debe ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta Fecha de Consulta 19-07-2022

Permitirá la convocante ofrecer HCG en Sangre cuantitativo además de la fracción beta, un HCG total que incluya las
demás fracciones. De esta manera permitira medir además la forma Intacta (HCG intacta)

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Se aclara que el oferente debe ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta Fecha de Consulta 19-07-2022

solicitan: 1 (un) equipo de soporte con removedor, ponchador, lector y lavador (de micro placas). Al mismo tiempo mas
abajo solicitan: 01(un) lector de micro placas de ELISA.
01(un) lavador automático de micro placas de ELISA. Favor aclarar si necesitan de soporte 2 lectores de microplaca de Elisa
y 2 lavadores automaticos de microplacas de Elisa

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión
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Consulta 9 - Lote 2

Consulta 10 - Lote 6 item 29

Consulta 11 - lote 6 Item 30, Item 31

Consulta 12 - lote 6

Consulta 13 - lote 11, lote 12

Consulta Fecha de Consulta 19-07-2022

En las EETT solicita: Los reactivos serológicos a ser adquiridos en el lote 2 son informados siguiendo la Normativa Técnica
vigente, Resolución S.G. 972/05: HIV 1/2 Antígeno (Ag) p24 y Anticuerpo (Ac), Hepatitis B (HBs Ag.) y (Anti Core Total),
Hepatitis C Anticuerpo (Ac), Chagas (Ac) y Sífilis (Ac). Herpes I y II IgG/ IgM . Favor verificar esta condicion pues la
Resolución solo refiere a Bancos de Sangre, y Herpes no es marcador utilizado en Banco de Sangre . El Servicio es un
Laboratorio Clinico, no queda clara la relacion establecida al incluir la resolucion ministerial

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Se aclara que el oferente debe ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta Fecha de Consulta 19-07-2022

Requiere: Reactivo de procalcitonina con límite de cuantificación (LoQ) inferior a 0,01 ng / ml. Se solicita considerar el
limite de cuantificaicion a 0,02ng/ml. Pues todos los equipos automatizados de reconocidas marcas mundiales utilizan el
Reactivo de Brahms PTC cuyo limite de detección es de 0,02ng/ml. 

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

Consulta Fecha de Consulta 19-07-2022

Permitira la convocante ofertar "Kit de determinacion de Anticuerpos SARS CoV2 Total el cual detecta en forma cualitativa
y cuantitativa de anticuerpos totales (IgG e IgM), incluidos los anticuerpos neutralizantes, en un solo paso

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Se aclara que el oferente debe ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta Fecha de Consulta 19-07-2022

Se solicita a la convocante permita ofertar además de los dos equipos automatizados por metodología por
quimioluminiscencia, un equipo de apoyo con la misma tecnología de quimioluminiscencia en caso de que un solo
instrumento no realice todas las determinaciones solicitadas en el lote (como máximo 3 determinaciones).

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Se aclara que el oferente debe ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.
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Consulta 13 - lote 11, lote 12

Consulta 14 - lote 11, lote 13

Consulta 15 - Para todos los Lotes

Consulta 16 - Lote: 1

Consulta Fecha de Consulta 19-07-2022

Solicitamos a la convocante permita el método de inmunoensayo enzimatico homogéneo. El pedido lo hacemos
recordandole a la convocante que la comunidad científica internacional reconoce otros métodos automatizados para los
analitos de Drogas de Abuso (tales como siguientes métodos LC-MS / MS, inmunoensayo enzimático homogeneo (EMIT),
radioinmunoensayo, ensayo de inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA), Inmunoanálisis de micropartículas
quimioluminiscentes (CMIA), inmunoensayo de electroquimioluminiscencia (ECLIA), enzimoinmunoanalisis ADN
recombinante (CEDIA), turbidimétrico sistemas de microesferas cuantitativas (QMS) e inmunoensayo de polarización de
fluorescencia (FPIA)). Se solicita amablemente acepte el Metodo inmunoensayo enzimatico homogéneo además de la
Quimioluminiscencia con el propósito de permitir una mayor participación siguiendo los lineamientos en los principios de
igualdad y libre competencia establecidas en la Ley 2051/03. Este pedido lo hacemos considerando que por ejemplo entre
las marcas renombradas tales como Abbott (Architec) y Siemens (Syva) para la carbamacepina utiliza el método de
inmunoensayo enzimatico homogéneo

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Se aclara que el oferente debe ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta Fecha de Consulta 19-07-2022

Solicitamos a la convocante permita el método de inmunoensayo enzimatico homogéneo. El pedido lo hacemos
recordandole a la convocante que la comunidad científica internacional reconoce otros métodos automatizados para los
analitos de Drogas de Abuso (tales como siguientes métodos LC-MS / MS, inmunoensayo enzimático homogeneo (EMIT),
radioinmunoensayo, ensayo de inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA), Inmunoanálisis de micropartículas
quimioluminiscentes (CMIA), inmunoensayo de electroquimioluminiscencia (ECLIA), enzimoinmunoanalisis ADN
recombinante (CEDIA), turbidimétrico sistemas de microesferas cuantitativas (QMS) e inmunoensayo de polarización de
fluorescencia (FPIA)). Se solicita amablemente acepte el Metodo inmunoensayo enzimatico homogéneo además de la
Quimioluminiscencia con el propósito de permitir una mayor participación siguiendo los lineamientos en los principios de
igualdad y libre competencia establecidas en la Ley 2051/03. Este pedido lo hacemos considerando que por ejemplo entre
las marcas renombradas tales como Abbott (Architec) y Siemens (Syva) para la carbamacepina utiliza el método de
inmunoensayo enzimatico homogéneo

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Se aclara que el oferente debe ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta Fecha de Consulta 19-07-2022

Se solicita a la convocante considerar la oferta de equipos de hasta 5 (cinco) años de fabricación.

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Se aclara que el oferente debe ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta Fecha de Consulta 19-07-2022

Se solicita a la convocante considerar al módulo de detección de burbujas y detección de coágulos como uno solo,
atendiendo a que la funcion que cumplen es la misma de detectar anomalías en la aspiración de muestras.

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Se aclara que el oferente debe ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.
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Consulta 17 - Lote: 6

Consulta 18 - Lote : 6

Consulta 19 - lote 11, lote 13

Consulta 20 - LOTE: 6

Consulta 21 - lote 11 lote 13

Consulta 22 - LOTE: 7

Consulta Fecha de Consulta 19-07-2022

Se puede presentar un equipo de soporte que realice la determinacion de NT-proBNP por el metodo de quimioluminiscencia
y emita resultados en menos de 15 minutos?

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Se aclara que el oferente debe ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta Fecha de Consulta 19-07-2022

LOTE: 6 Se solicita a la convocante aclarar las cantidades y características de los equipos solicitados, ya que se menciona
una opción 1 pero no se hace referencia a las demás opciones.

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

El oferente debe remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Ultima Versión.

Consulta Fecha de Consulta 19-07-2022

Se solicita a la convocante establecer las mismas condiciones respecto al Lote 13, donde requieren: Los equipos ofertados
deben dispensar las muestras con punteras descartables para evitar contaminación por arrastre o deben de tener un
sistema de autolimpieza para evitar el arrastre entre muestras. Pues en el Lote 11 no queda que requiere la convocante
pues solicitan: Puntas de pipetas con sistema de autolimpieza de pipetas.

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Se aclara que el oferente debe ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta Fecha de Consulta 19-07-2022

LOTE: 6 Se solicita a la convocante aclarar la necesidad de Tecnología de chip ICT, atendiendo a que esta caracteristica no
tendria influencia en los resultados de los electrolitos

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Se aclara que el oferente debe ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta Fecha de Consulta 19-07-2022

Para el lote 11 Se solicita a la convocante establecer las mismas condiciones respecto al Lote 13, donde requieren: Los
equipos ofertados deben dispensar las muestras con punteras descartables para evitar contaminación por arrastre o deben
de tener un sistema de autolimpieza para evitar el arrastre entre muestras. Pues en el Lote 11 no queda que requiere la
convocante pues solicitan: Puntas de pipetas con sistema de autolimpieza de pipetas.

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Se aclara que el oferente debe ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.
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Consulta 22 - LOTE: 7

Consulta 23 - LOTE: 7

Consulta 24 - LOTE: 7

Consulta 25 - lote 12

Consulta 26 - LOTE:8

Consulta 27 - LOTE: 9

Consulta Fecha de Consulta 19-07-2022

LOTE: 7 Se solicita aclarar si las EETT - "aspecto" hacen referencia a la turbidez de la muestra.

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Se aclara que el oferente debe ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta Fecha de Consulta 19-07-2022

LOTE: 7 - Se solicita considerar la presentacion de equipo que informe las presencia de bacterias cocos y bacilos en un solo
resultado que engloba a ambos.

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Se aclara que el oferente debe ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta Fecha de Consulta 19-07-2022

LOTE: 7 Se solicita aclarar si la emision de resultados de batecrias coco y bacilos deben ser identificadas por separado.

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Se aclara que el oferente debe ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta Fecha de Consulta 19-07-2022

Considerando que el test de Panel Respiratorio no es una determinación considerada de emergencia, solicitamos a la
convocante permita ofertar un Panel Respiratorio que cuenta con tiempo máximo de respuesta de 70 minutos

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Ultima Versión.

Consulta Fecha de Consulta 19-07-2022

LOTE: 8 - Se solicita aclarar la EETT de equipo solicitado, ya que se menciona la necesidad de procesar 20 muestras por
hora pero luego se indica que el tiempo máximo de procesamiento es de 3 horas.

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Se aclara que la capacidad mínima de muestras es 20 (veinte) y el tiempo de procesamiento máximo es de 3 (tres) horas.
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Consulta 27 - LOTE: 9

Consulta 28 - LOTE: 9

Consulta 29 - LOTE: 9

Consulta 30 - LOTE: 9

Consulta 31 - LOTE: 9

Consulta 32 - LOTE 14 ITEM 13

Consulta Fecha de Consulta 19-07-2022

LOTE: 9 - Se solicita aclarar si el módulo de procesamiento de HPLC se debe encontrar unido a los contadores
hematologicos.

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Se aclara que el oferente debe ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta Fecha de Consulta 19-07-2022

LOTE: 9 - Se requiere aclarar si lo solicitado en las EETT indica que el equipo debe contar con racks de muestras, cargador
y que la homogenizacion de la muestra se realice en el instrumento.

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Se aclara que el oferente debe ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta Fecha de Consulta 19-07-2022

LOTE: 9 - En el punto: Dos de los equipos deben estar interconectados a un laminador (en total se solicita 2 laminadores) -
Se solicita aclarar si dos de los equipos deberán ir unidos a un mismo laminador o si cada uno de ellos debe contar con un
laminador propio. Se sugiere optar por la primera opción a modo de optimizar el flujo de trabajo del servicio, considerando
tambien la cantidad de muestras por hora que procesa el equipo laminador.

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Se aclara que el oferente debe ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta Fecha de Consulta 19-07-2022

LOTE 9 - Se podría considerar la oferta de un equipo por HPLC que realice la mezcla automatica de la muestra mediante el
giro de los tubos? Considerar que esta característica se encuentra probada en otros servicios del IPS.

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Se aclara que el oferente debe ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta Fecha de Consulta 19-07-2022

LOTE: 9 - Se podría considerar la oferta de un equipo por HPLC que posea transimision uni-direccional atendiendo a que las
prestaciones del sistema o la emision de resultados no se verán afectados por esta caracteristica.

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Se aclara que el oferente debe ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.
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Consulta 32 - LOTE 14 ITEM 13

Consulta 33 - LOTE:14

Consulta 34 - Lote 14

Consulta 35 - Lote 12

Consulta 36 - Lote 1, lote 6, Lote 11

Consulta Fecha de Consulta 19-07-2022

Lote 14: ítem 13: Se solicita a la convocante aclarar si el reactivo TPO se refiere a los anti cuerpos anti-tiroperoxidasa.

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Se aclara que el oferente debe ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta Fecha de Consulta 19-07-2022

Lote 14: Se solicita la posibilidad de ofertar un equipo de soporte que realice las determinaciones que no se pueden realizar
en el equipo principal.

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Se aclara que el oferente debe ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta Fecha de Consulta 19-07-2022

Requiere: Los equipos ofertados deben dispensar las muestras con punteras descartables para evitar contaminación por
arrastre. Permitirá la convocante ofertar equipos provistos de un sistema de autolimpieza para evitar el arrastre entre
muestra. Solicitamos a la convocante establecer las condiciones permitidas en el Lote 13 donde requieren: : Los equipos
ofertados deben dispensar las muestras con punteras descartables para evitar contaminación por arrastre o deben de
tener un sistema de autolimpieza para evitar el arrastre entre muestras.

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Se aclara que el oferente debe ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta Fecha de Consulta 19-07-2022

Solicita: Cada Panel debe detectar los patógenos existente en la muestra, permitiendo la detección de un total de 22 o más
patógenos causantes de infecciones respiratorias, virus, bacterias y hongos, que incluya la detección del virus SARS CoV-2
y la bacteria Bordetella parapertussis. Solicitamos a la convocante revisar estas especificaciones pues un típico panel de 22
o mas patógenos no incluye Hongos y Bordetella parapetrusis. Además la Bodetella parapertussis es un organismo de baja
incidencia, del cual no se han encontrado reportes en Paraguay

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Ultima Versión.
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Consulta 36 - Lote 1, lote 6, Lote 11

Consulta 37 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 9

Consulta 38 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 9

Consulta 39 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 9

Consulta 40 - CONDICIONES DEL SERVICIO INCISO 6

Consulta 41 - CONDICIONES DEL SERVICIO INCISO 6

Consulta Fecha de Consulta 19-07-2022

Requiere: Capacidad de procesamiento de micro muestras (Tubos primarios: 700 ul, Copa de muestra: 100 ul, micro copa:
50ul). Se solicita poner la condiciones que son valores sugeridos, pues cada sistema automatizado maneja volúmenes
diferentes que podría hasta mejorar a los solicitados.

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Se aclara que el oferente debe ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta Fecha de Consulta 19-07-2022

Con respecto al equipo analizador automatizado de HEMOGLOBINA GLICOSILADA por el método HPLC, Consultamos a la
Convocante si se podría ofertar un equipo con reconocimiento automático de reactivos? a fin de dar mayor oportunidad a
los oferentes

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Se aclara que el oferente debe ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta Fecha de Consulta 19-07-2022

Con respecto al equipo analizador automatizado de HEMOGLOBINA GLICOSILADA por el método HPLC, ¿Consultamos si se
podría ofertar un equipo con mezcla automática de las muestras mediante rotación? a fin de dar mayor oportunidad a los
oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Se aclara que el oferente debe ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta Fecha de Consulta 19-07-2022

Con respecto al equipo analizador automatizado de HEMOGLOBINA GLICOSILADA por el método HPLC, ¿Consultamos a la
Convocante si se podría ofertar niveles altos y bajos para los reactivos, calibradores y controles? a fin de dar mayor
oportunidad a los oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Se aclara que el oferente debe ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta Fecha de Consulta 19-07-2022

Consultamos a la Convocante si se podría ofertar reactivos con fecha de vencimiento mínimo de 6 (seis) meses al momento
de la entrega, teniendo en cuenta la naturaleza del producto? a fin de dar mayor oportunidad a los oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Se aclara que el oferente debe ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.
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Consulta 41 - CONDICIONES DEL SERVICIO INCISO 6

Consulta 42 - CONDICIONES DEL SERVICIO INCISO 6

Consulta 43 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 6

Consulta 44 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 7

Consulta 45 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 7

Consulta 46 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LOTE 5

Consulta Fecha de Consulta 19-07-2022

Consultamos a la Convocante si se podría ofertar reactivos con fecha de vencimiento mínimo de 6 (seis) meses al momento
de la entrega para reactivos de Química, teniendo en cuenta la naturaleza del producto? a fin de dar mayor oportunidad a
los oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Se aclara que el oferente debe ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta Fecha de Consulta 19-07-2022

¿Se podría ofertar reactivos con fecha de vencimiento mínimo de 3 (tres) meses al momento de la entrega para los
reactivos de reticulocitos Teniendo en cuenta la naturaleza del producto? a fin de dar mayor oportunidad a los oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Se aclara que el oferente debe ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta Fecha de Consulta 19-07-2022

Consultamos a la Convocante si se podría separar en un solo lote las determinaciones de Reactivo para Diagnostico de
Anticuerpos SARS CoV -2/ Reactivo de Imnunoglobulina G para SARS&#8208;CoV&#8208; 2 (ítem 30) y para la
Determinación de Anticuerpo SARS CoV2/Reactivo de Imnunoglobulina M para SARS&#8208;CoV&#8208; 2 (ítem 31)? a fin
de dar mayor oportunidad a los oferentes. en detrimento a lo establecido en la legislación vigente.

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Se aclara que el oferente debe ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta Fecha de Consulta 19-07-2022

¿Se solicita amablemente a la convocante aclarar si entre los parámetros físico - químico el aspecto y el color es un
requerimiento de la tira o por microscopia?

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Se aclara que el oferente debe ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta Fecha de Consulta 19-07-2022

¿Se solicita amablemente a la convocante aclarar si para la clasificación de forma cuantitativa o semicuantitativa de
bacterias cocos y bacilos se realice de forma automática o manual, contando con ese módulo dentro del equipo?

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Se aclara que el oferente debe ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.
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Consulta 46 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LOTE 5

Consulta 47 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LOTE 5

Consulta 48 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LOTE 5

Consulta 49 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 9

Consulta 50 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 7

Consulta 51 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 6

Consulta Fecha de Consulta 19-07-2022

Lote 5: Donde detalla: "Tubos de plástico de polipropileno cantidad 3000/mes". Se solicita amablemente a la convocante
especificar el volumen o tamaño requerido para los tubos.

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Se aclara que el oferente debe ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta Fecha de Consulta 19-07-2022

Lote 5: Donde detalla "Puntas desechables correspondiente a dichas pipetas cantidad 15.000 por mes" Se solicita
amablemente a la convocante especificar la cantidad por volumen de punta o por volumen de micropipeta solicitada.

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Se aclara que el oferente debe ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta Fecha de Consulta 19-07-2022

Lote 5: Donde detalla: "2(dos) pipetas automáticas de 1 a 20 ul" Se solicita amablemente a la convocante poder ofertar
pipetas automáticas de 2 a 20 ul.

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Se aclara que el oferente debe ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta Fecha de Consulta 19-07-2022

¿Se solicita amablemente a la convocante aclarar cuanto sería el porcentaje de reticulocitos necesarios por el servicio?

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Se aclara que el oferente debe ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta Fecha de Consulta 19-07-2022

Consultamos a la Convocante si se podría ofertar un equipo con un volumen mínimo de muestras de 4 ml? a fin de dar
mayor oportunidad a los oferentes, en detrimento a lo establecido en la legislación vigente.

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Ultima Version.
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Consulta 51 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 6

Consulta 52 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 12

Consulta 53 - Plan de entrega de los bienes

Consulta 54 - Requisitos documentales para evaluar la capacidad técnica

Consulta 55 - Requisitos documentales para evaluar la capacidad técnica

Consulta Fecha de Consulta 19-07-2022

Reactivos e insumos para la sección química sanguínea del servicio laboratorio de urgencias. ¿Se podría considerar ofertar
dos (02) equipo automatizado para metodología por quimioluminiscencia o electro quimioluminiscencia, a fin de dar mayor
oportunidad a los oferentes, en detrimento a lo establecido en la legislación vigente.

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Se aclara que el oferente debe ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta Fecha de Consulta 19-07-2022

REACTIVOS E INSUMOS PARA PANEL RESPIRATORIO DEL SERVICIO DE MICROBIOLOGIA CON RESPECTO AL EQUIPO Y
SOPORTE
Se solicita a la convocante la posibilidad de presentar un panel de patógenos respiratorios con capacidad de detectar más
de 24 patógenos a la vez. Compatibles con equipo de PCR en tiempo real de cuatro filtros. Sistema de extracción de
material genético automatizado a partir de una única muestra de hisopado nasofari&#769;ngeo. Teniendo en cuenta que
la tecnología solicitada es utilizada exclusivamente por una sola marca denominada Biomerieux, lo cual se encuentra en
total contravención a lo establecido en la Ley de Contrataciones Publicas.

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Ultima Versión.

Consulta Fecha de Consulta 19-07-2022

Donde dice "el oferente deberá realizar un control de stock de los mismos en forma semanal o quincenal, teniendo en
cuenta el histórico del consumo según registrado en las
estadísticas el Software de gestión , en caso de que se detecte un aumento del consumo por aumento en la
demanda de pedidos de análisis, el Jefe de Servicio realizará una solicitud por correo de la provisión de los mismos "
Solicitamos que la convocante sea quien revise su stock semanal o quincenalmente como así también su software de
gestión ya que son datos de propiedad de la convocante y no del oferente, además de que esto implicaría dar acceso a
personas externas al hospital a ingresar y contabilizar el stock de la institución. La estimación de cantidades que la
convocante requerirá no puede ser responsabilidad de un externo como lo es el oferente

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Se aclara que el oferente debe ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta Fecha de Consulta 19-07-2022

En donde dice: Constancia emitida por el fabricante, de que el/los equipo/os son nuevos y no re manufacturados. Se solicita
amablemente a la convocante si podría ser Constancia emitida por el fabricante o Distribuidor

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Se aclara que el oferente deberá ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.
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Consulta 55 - Requisitos documentales para evaluar la capacidad técnica

Consulta 56 - Plan de entrega de los bienes

Consulta 57 - LOTE 2 ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta 58 - LOTE 10 ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta 59 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta 60 - LOTE 14 EETT EQUIPOS

Consulta Fecha de Consulta 19-07-2022

Constancia emitida por el fabricante, de que el/los equipo/os son nuevos y no re manufacturados, con una antigüedad
de fabricación máxima de 3 (tres) años, o Declaración Jurada de presentar la misma para la firma del contrato en caso de
ser adjudicada. Se solicita amablemente a la convocante aceptar una antigüedad de fabricación máxima de 5 años

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Se aclara que el oferente debe ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta Fecha de Consulta 19-07-2022

Se solicita "La planilla de entrega de insumos y reactivos semanal o quincenal (hoja de remisión de reactivos) debe
registrar las cantidades, la descripción del producto, la fecha de vencimiento y el control de temperatura de trasporte de
los reactivos a ser entregados." por lo que se presta a interpretar que las entregas deben ser semanales o quincenales,
solicitamos a la convocante solicitar entregas mensuales o aclarar el motivo por el cual se requieren entregas semanales o
quincenales ya que una institución del tamaño y prestigio como lo IPS debe ser capaz de prever que insumos necesitaran
para un mes

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Se aclara que el oferente debe ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta Fecha de Consulta 20-07-2022

Para dar participación a potenciales oferentes y fomentar la libre competencia; solicitamos a la convocante establecer las
mismas condiciones respecto al Lote 13, donde requieren: Los equipos ofertados deben dispensar las muestras con
punteras descartables para evitar contaminación por arrastre o deben de tener un sistema de auto limpieza para evitar el
arrastre entre muestras.

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Se aclara que el oferente debe ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta Fecha de Consulta 20-07-2022

Solicitan recuento de células en muestras de líquidos de punción: Con el propósito de dar mayor participación a potenciales
oferentes: Solicitamos a la Convocante permita poder presentar un Protocolo de lectura de líquidos, con un equipo validado
para el recuento de Células Nucleadas Totales y Glóbulos Rojos en Líquidos Biológicos de Punción.

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Se aclara que el oferente debe ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta Fecha de Consulta 20-07-2022

Consultamos a la Convocante si los reactivos, calibradores, controles deben ser de la misma marca que el equipo ofertado?

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Se aclara que el oferente debe ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.
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Consulta 60 - LOTE 14 EETT EQUIPOS

Consulta 61 - LOTE 7 ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta 62 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 2

Consulta 63 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 2

Consulta 64 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta 65 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 7

Consulta Fecha de Consulta 20-07-2022

Se solicita a la convocante establecer las mismas condiciones que el Lote 13, donde requieren: Los equipos ofertados
deben dispensar las muestras con punteras descartables para evitar contaminación por arrastre o deben de tener un
sistema de auto limpieza para evitar el arrastre entre muestras.

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Se aclara que el oferente debe ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta Fecha de Consulta 20-07-2022

Requieren método de medición por imágenes; Solicitamos a la Convocante poder ofertar un equipo que realice el conteo
real de los elementos de la orina por Citometría de Flujo, con el fin de mejorar la clasificación, automatizar y estandarizar el
diagnóstico del análisis de orina. Además de dar participación a potenciales oferentes y fomentar la libre competencia.

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Se aclara que el oferente debe ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta Fecha de Consulta 20-07-2022

La convocante en el Pliego de Bases y Condiciones en el Lote 2 solicita que la metodología analítica sea de CLIA o ECLIA.
Consultamos a la convocante sí podrían aceptar un equipo con dos tecnologías diferentes CLIA y ELISA, ambos en un
equipo integrado en un solo módulo, compacto y automatizado completamente para ambas tecnologías en simultáneo,
pudiendo complementarse el panel de reactivos entre ambas metodologías analíticas.

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Se aclara que el oferente debe ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta Fecha de Consulta 20-07-2022

Podría la convocante aceptar un equipo para confirmación de CHAGAS por ELISA totalmente automatizado?

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Se aclara que el oferente debe ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta Fecha de Consulta 20-07-2022

La convocante en el Pliego de Bases y Condiciones en el Lote 7 solicita dos (02) equipos completamente automatizados
para el examen físico- químico y para el examen microscópico del sedimento de la orina en un único sistema, con todos los
accesorios e insumos necesarios para su uso. Podría la convocante aclarar si los tubos de orinas deberán ser descartables
por cada paciente?

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones ÚltimaVersión.
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Consulta 65 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 7

Consulta 66 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 7

Consulta 67 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 7

Consulta 68 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 10

Consulta 69 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 14

Consulta Fecha de Consulta 20-07-2022

La convocante en el Pliego de Bases y Condiciones en el Lote 7 solicita dos (02) equipos completamente automatizados
para el examen físico- químico y para el examen microscópico del sedimento de la orina en un único sistema, con todos los
accesorios e insumos necesarios para su uso. Podría la convocante aclarar si Necesitan que ambos equipos posean
capacidad de procesar también líquidos biológicos?

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Se aclara que el oferente debe ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta Fecha de Consulta 20-07-2022

La convocante en el Pliego de Bases y Condiciones en el Lote 7 solicita dos (02) equipos completamente automatizados
para el examen físico- químico y para el examen microscópico del sedimento de la orina en un único sistema, con todos los
accesorios e insumos necesarios para su uso. Solicitamos a la convocante incluir dentro de sus especificaciones técnicas
que los equipos posean inteligencia artificial para aumentar sus bases de datos, permitiendo reclasificar e identificar
manualmente un analito particular. Esta funcionalidad permitirá un mayor reconocimiento de partículas de forma
automatizada a través del tiempo y de contar con un equipo altamente tecnológico.

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Se aclara que el oferente debe ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta Fecha de Consulta 20-07-2022

La convocante en el Pliego de Bases y Condiciones en el Lote 7 solicita la Medición de mínimo 12 parámetros físico-
químicos (aspecto, color, densidad, glucosa, proteínas, albumina, bilirrubina, urobilinógeno, pH, sangre, cetonas, nitritos,
estearasas leucocitarias) Consultamos a la convocante si además de los parámetros establecidos necesitarían que el
equipo identifique: Vitamina C y MicroAlbúmina, Creatinina, Calcio, Relación Albúmina/Creatinina (ACR) y Relación
Proteina/Creatinina (PCR). Además aclaramos que estas dos últimas relaciones Relación Albúmina/Creatinina (ACR) y
Relación Proteína/Creatinina (PCR) ayudarían a detectar la enfermedad Renal temprana.

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Se aclara que el oferente debe ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta Fecha de Consulta 20-07-2022

En el Pliego de Bases y Condiciones solicitan que los equipos Hematológicos cuenten con recuento diferencial de las 5
poblaciones. Podría la convocante aceptar con recuento diferencial de 6 poblaciones? Incluidas todas las demás
especificaciones solicitadas.

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Se aclara que el oferente debe ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.
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Consulta 69 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 14

Consulta 70 - EXPERIENCIA REQUERIDA

Consulta 71 - REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EVALUAR EL CRITERIO DE
CAPACIDAD TECNICA

Consulta 72 - REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EVALUAR EL CRITERIO DE

Consulta Fecha de Consulta 20-07-2022

En el Pliego de Bases y Condiciones solicitan una metodología analítica de CLIA o ECLIA. Consultamos a la convocante sí
podrían aceptar un equipo con dos tecnologías diferentes CLIA y ELISA, ambos en un equipo integrado en un solo módulo,
compacto y automatizado completamente para ambas tecnologías en simultáneo, pudiendo complementarse el panel de
reactivos entre ambas metodologías analíticas

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Se aclara que el oferente debe ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta Fecha de Consulta 20-07-2022

La convocante en el Pliego de Bases y Condiciones en la sección de Experiencia solicita: Demostrar la experiencia en
provisión de reactivos para Laboratorio con Equipos en comodato con Contratos y/o Facturas a instituciones públicas o
privadas por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, dentro de los
últimos: 5 (cinco) (2017 2018 2019 2020 2021) años. 
Solicitamos a la convocante ampliar la Experiencia requerida de la siguiente manera: Demostrar la experiencia en provisión
de reactivos para Laboratorio con Equipos en comodato Y/o Reactivo de uso General con Contratos y/o Facturas a
instituciones públicas o privadas por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto total ofertado en la presente
licitación, dentro de los últimos: 5 (cinco) (2017 2018 2019 2020 2021) años. 

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Se aclara que el oferente deberá ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones

Consulta Fecha de Consulta 20-07-2022

La convocante en el Pliego de Bases y Condiciones en el Punto a solicita: Presentación como mínimo de 3 (tres) Certificados
o Actas de Recepción Final por entrega de reactivos de laboratorio con equipos en comodato, donde conste el desempeño
satisfactorio del oferente, expedidos por Instituciones Públicas o Privadas dentro de los últimos 05 (cinco) años (2017 2018
2019 2020 2021). 
Solicitamos a la convocante ampliar dicho requisito de la siguiente manera: Presentación como mínimo de 3 (tres)
Certificados o Actas de Recepción Final por entrega de reactivos de laboratorio con equipos en comodato y/o Reactivos de
Uso general, donde conste el desempeño satisfactorio del oferente, expedidos por Instituciones Públicas o Privadas dentro
de los últimos 05 (cinco) años (2017 2018 2019 2020 2021). 

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Se aclara que el oferente deberá ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.
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Consulta 72 - REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EVALUAR EL CRITERIO DE
CAPACIDAD TECNICA

Consulta 73 - EXPERIENCIA REQUERIDA

Consulta 74 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LOTE 5

Consulta 75 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LOTE 5

Consulta 76 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LOTE 3

Consulta Fecha de Consulta 20-07-2022

La convocante en el Pliego de Bases y Condiciones en el Punto i solicita: Constancia emitida por el fabricante, de que el/los
equipo/os son nuevos y no re manufacturados, con una antigüedad de fabricación máxima de 3 (tres) años, o Declaración
Jurada de presentar la misma para la firma del contrato en caso de ser adjudicada. 
Solicitamos a la convocante ampliar dicho requisito de la siguiente manera: Constancia emitida por el fabricante, de que
el/los equipo/os son nuevos y no re manufacturados, con una antigüedad de fabricación máxima de 5 (cinco) años, o
Declaración Jurada de presentar la misma para la firma del contrato en caso de ser adjudicada

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Se aclara que el oferente deberá ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta Fecha de Consulta 20-07-2022

Solicitamos a la convocante reducir el porcentaje requerido a fin de demostrar la experiencia en el rubro, teniendo en
cuenta la magnitud de llamado de la siguiente manera: Demostrar la experiencia en provisión de reactivos para Laboratorio
con Equipos en comodato con Contratos y/o Facturas a instituciones públicas o privadas por un monto equivalente al 25 %
como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, dentro de los últimos: 5 (cinco) (2017 2018 2019 2020
2021) años.

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Se aclara que el oferente deberá ajustarse al Pliego de bases y Condiciones.

Consulta Fecha de Consulta 20-07-2022

LOTE : En donde dice:
b. 02 (dos) Impresora de etiquetas para código de barras: 02(dos)
c. 02 (dos) Impresora de ticket (timbradora)
Se solicita amablemente a la convocante aclarar estos 2 puntos ya que son lo mismo.

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Se aclara que el oferente debe ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta Fecha de Consulta 20-07-2022

Lote 5: Se solicita amablemente a la convocante especificar las medidas exacta de todos los muebles, mesada y Torre de
secado

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Se aclara que el oferente debe ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.
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Consulta 76 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LOTE 3

Consulta 77 - Experiencia

Consulta Fecha de Consulta 20-07-2022

Lote 3: En donde dice: Capacidad de reactivos a bordo: mínimo 20 (veinte), se solicita amablemente a la convocante
aceptar mínimo 18 (dieciocho)

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Se aclara que el oferente debe ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta Fecha de Consulta 20-07-2022

Solicitamos amablemente a la convocante modificar donde dice ¨Demostrar la experiencia en provisión de reactivos para
Laboratorio con Equipos en comodato con Contratos y/o Facturas a instituciones públicas o privadas por un monto
equivalente al 50 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, dentro de los últimos: 5 (cinco) (2017
2018 2019 2020 2021) años. En caso de lograr el porcentaje requerido, en uno o en más años, que correspondan a los años
establecidos en el presente punto, el mismo será considerado como valedero para la participación¨ modificar al 25% como
se realizan otras licitaciones para dar mayor oportunidad a mas oferentes y dar la posibilidad de una mejor oferta para la
convocante, y también agregar dispositivos medicas ya que los analizadores tambien son comercializados y forman parte
de la experiencia.

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Se aclara que el oferente deberá ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consultas Realizadas   Licitación 414464 - LPN SBE 62-22 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS VARIOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS

07/05/24 21:45 18/18

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay

Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py


	Consultas Realizadas   Licitación 414464 - LPN SBE 62-22 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS VARIOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
	Consulta 1 - lote 12
	Consulta 2 - lote 12
	Consulta 3 - lote 12
	Consulta 4 - capacidad tecnica
	Consulta 5 - lote 2
	Consulta 6 - lote 2
	Consulta 7 - lote 2 item 20
	Consulta 8 - Lote 5
	Consulta 9 - Lote 2
	Consulta 10 - Lote 6 item 29
	Consulta 11 - lote 6 Item 30, Item 31
	Consulta 12 - lote 6
	Consulta 13 - lote 11, lote 12
	Consulta 14 - lote 11, lote 13
	Consulta 15 - Para todos los Lotes
	Consulta 16 - Lote: 1
	Consulta 17 - Lote: 6
	Consulta 18 - Lote : 6
	Consulta 19 - lote 11, lote 13
	Consulta 20 - LOTE: 6
	Consulta 21 - lote 11 lote 13
	Consulta 22 - LOTE: 7
	Consulta 23 - LOTE: 7
	Consulta 24 - LOTE: 7
	Consulta 25 - lote 12
	Consulta 26 - LOTE:8
	Consulta 27 - LOTE: 9
	Consulta 28 - LOTE: 9
	Consulta 29 - LOTE: 9
	Consulta 30 - LOTE: 9
	Consulta 31 - LOTE: 9
	Consulta 32 - LOTE 14 ITEM 13
	Consulta 33 - LOTE:14
	Consulta 34 - Lote 14
	Consulta 35 - Lote 12
	Consulta 36 - Lote 1, lote 6, Lote 11
	Consulta 37 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 9
	Consulta 38 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 9
	Consulta 39 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 9
	Consulta 40 - CONDICIONES DEL SERVICIO INCISO 6
	Consulta 41 - CONDICIONES DEL SERVICIO INCISO 6
	Consulta 42 - CONDICIONES DEL SERVICIO INCISO 6
	Consulta 43 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 6
	Consulta 44 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 7
	Consulta 45 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 7
	Consulta 46 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LOTE 5
	Consulta 47 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LOTE 5
	Consulta 48 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LOTE 5
	Consulta 49 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 9
	Consulta 50 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 7
	Consulta 51 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 6
	Consulta 52 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 12
	Consulta 53 - Plan de entrega de los bienes
	Consulta 54 - Requisitos documentales para evaluar la capacidad técnica
	Consulta 55 - Requisitos documentales para evaluar la capacidad técnica
	Consulta 56 - Plan de entrega de los bienes
	Consulta 57 - LOTE 2 ESPECIFICACIONES TECNICAS
	Consulta 58 - LOTE 10 ESPECIFICACIONES TECNICAS
	Consulta 59 - ESPECIFICACIONES TECNICAS
	Consulta 60 - LOTE 14 EETT EQUIPOS
	Consulta 61 - LOTE 7 ESPECIFICACIONES TECNICAS
	Consulta 62 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 2
	Consulta 63 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 2
	Consulta 64 - ESPECIFICACIONES TECNICAS
	Consulta 65 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 7
	Consulta 66 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 7
	Consulta 67 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 7
	Consulta 68 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 10
	Consulta 69 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 14
	Consulta 70 - EXPERIENCIA REQUERIDA
	Consulta 71 - REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EVALUAR EL CRITERIO DE CAPACIDAD TECNICA
	Consulta 72 - REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EVALUAR EL CRITERIO DE CAPACIDAD TECNICA
	Consulta 73 - EXPERIENCIA REQUERIDA
	Consulta 74 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LOTE 5
	Consulta 75 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LOTE 5
	Consulta 76 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LOTE 3
	Consulta 77 - Experiencia


